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ABSTRACT 

The  Naval  Blood  Research  Laboratory,  Boston,  MA,  inspected 
solutions  produced  by  the  EDM  REFLUPS  system  contained  in 
overwrapped  plastic  bags  and  stored  in  a  temperature-  and 
humidity-controlled  environment  for  8  months  to  2.3  years.  The 
presence  of  mold,  breakage  and  leaks  was  evaluated,  and  fluid 
volumes  were  measured.  Lactated  Ringer's  solution,  sodium 
chloride  solution,  and  red  cell  wash  solution  were  manufactured 
at  four  locations:  Naval  Ocean  Systems  Command,  San  Diego,  CA, 
aboard  the  USS  WASP,  US  Army  Test  Site,  Fort  Sam  Houston,  San 
Antonio,  TX,  and  the  Naval  Blood  Research  Laboratory,  Boston,  MA. 
Of  the  7068  bags  inspected,  346,  or  4.9%  had  mold  present,  and  in 
55  of  these  bags,  the  mold  was  located  at  the  ports.  It  was 
noted  that  the  ports  were  loose  on  several  of  the  bags.  The 
incidence  of  mold  was  found  to  be  related  to  the  site  of 
production  and,  therefore,  to  the  conditions  under  which  the 
solutions  were  produced.  Moisture  was  present  beneath  the 
overwrap  in  0.6%  of  the  bags,  and  identified  as  a  leak  in 
slightly  less  than  half  of  these  bags.  The  fluid  volumes  in  the 
bags  without  overwraps  averaged  10  ml  lower  than  the  bags  with 
overwraps,  indicating  leakage  into  the  space  between  the  bag  and 
overwrap . 

Our  findings  indicate  that  the  potential  for  contamination 
during  application  of  the  overwrap  is  a  problem  that  must  be 
resolved  at  the  production  site  and  the  integrity  of  the  bag 
ports  must  be  ensured. 
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INTRODUCTION 

The  EDM  REFLUPS  system  was  designed  to  produce  sterile, 
pyrogen-free  solutions  at  the  site  of  need,  reducing  the  cost  of 
transporting  commercially-produced  solutions  (1) . 

Solutions  produced  by  this  system  initially  were  found  to  be 
sterile  and  pyrogen-free,  with  chemical  compositions  equivalent 
to  those  of  commercial  solutions.  However,  during  the  initial 
inspection  period,  loose  ports  were  observed  in  a  small  number  of 
the  overwrapped  bags  and  mold  (Aspergillus)  was  observed  on  the 
outside  of  three  bags. 

The  overwrapped  bags  were  then  stored  in  a  temperature  (60- 
65  F)  and  humidity  (50-55%)  controlled  environment  for  8  months 
to  2.3  years  and  reinspected.  The  bags  were  weighed  with  and 
without  overwraps  to  determine  fluid  volumes,  and  inspected  for 
mold,  breakage,  and  for  the  presence  of  leaks  between  the  bags 
and  overwraps . 

OBJECTIVE 

This  study  was  done  to  assess  the  effects  of  storage  of 
solutions  produced  by  the  EDM  REFLUPS  system.  The  overwrapped 
plastic  bags  containing  the  solutions  were  inspected  for  mold, 
breakage,  and  leaks,  and  fluid  volumes  were  measured  with  and 
without  the  overwrap  following  storage  for  as  long  as  2.3  years. 
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METHODS 

Solutions  were  produced  by  the  EDM  REFLUPS  system  between 
April  1992  and  October  1993  at  four  sites: 

1.  Naval  Ocean  Systems  Command,  San  Diego,  CA  (NOSC) 

2.  DSS  Wasp  (WASP) 

3.  Fort  Sam  Houston,  San  Antonio,  TX  (ARMYl  AND  ARMY  2) 

4.  Naval  Blood  Research  Laboratory,  Boston,  MA  (NBRL) 

Solutions  from  NOSC,  the  USS  WASP,  and  the  ARMY  were  shipped 

to  the  Naval  Blood  Research  Laboratory  under  controlled 

temperature  conditions.  The  solutions  produced  by  the  four 

production  sites  were  inventoried,  sampled,  and  stored  in  a 

temperature  (60-65  F)  and  humidity  (50-55%)  controlled 

environment  for  up  to  2.3  years.  The  final  inspection  of  the 

solutions  was  conducted  from  June-August  1994  on  7068  overwrapped 

plastic  bags  containing  the  following  solutions; 

Lactated  Ringers  1  liter  (LRIOOO)  =  3236  bags 

Lactated  Ringers  0.5  liter  (LR500)  =  2533  bags 

0.9%  Sodium  Chloride  (NaCl)  =  1115  bags 

0.9%  Sodium  Chloride  0.2%  Dextrose  =  184  bags 

Red  Cell  Wash  (RCW) 

TOTAL:  7068  bags 

After  storage  for  8  months  to  2.3  years,  the  bags  and 
overwraps  were  re-inspected  for  mold,  breakage  and  the  presence 
of  moisture.  The  solution  volumes  were  measured  with  and  without 
the  overwrap  to  assess  loss  of  fluid  from  the  bag  into  the  space 
between  the  overwrap  and  the  bag.  A  total  of  7068  bags  were 
inspected  for  the  presence  of  mold,  breakage  and  moisture.  When 
moisture  was  present,  the  bag  was  allowed  to  air-dry  and  if  dry 
solids  remained  on  the  surface,  the  source  of  the  moisture  was 


recorded  as  a  leak 
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Fluid  volume  was  measured  in  5501  overwrapped  bags  and  in 
3563  bags  from  which  the  overwrap  had  been  removed.  The  volume 


of  solution  was  determined  by  weighing  the  overwrapped  bag, 
deducting  the  weight  of  the  overwrap  and  bag,  and  then  dividing 
this  weight  by  the  density  of  the  solution.  The  volume  of 
solution  in  the  bag  without  an  overwrap  was  determined  by 
weighing  the  bag,  deducting  the  weight  of  the  bag,  and  dividing 
the  weight  by  the  density. 

0.9%  Sodium  Chloride  =  1.0036  g/ml 

Lactated  Ringers  =  1.0033  g/ml 

0.9%  Sodium  Chloride  0.2%  dextrose  =  1.0045  g/ml 
Fill  volume  specifications  were  those  provided  to  NBRL  by 
Sterimatics  Corporation,  Bedford,  MA,  for  stored  product,  as 
follows: 

500-560  ml  for  1/2  liter  manifolds 
1000-1090  ml  for  1  liter  manifolds 
3000-3180  ml  for  3  liter  manifolds 

Any  bag  weight  outside  the  above  range  was  considered  a  product 
failure  and  was  labeled  as  either  "high"  or  "low"  (Appendices) . 
Aluminum  overwraps  were  used  for  some  of  the  1/2  liter  lactated 
Ringer's  solutions,  otherwise  plastic  overwraps  were  used. 

The  overwrap  weight  was  calculated  by  deducting  the  weight 
of  an  unwrapped  bag  from  the  weight  of  an  overwrapped  bag.  If 
the  difference  exceeded  the  known  weight  of  the  overwrap,  the 
increased  weight  was  attributed  to  moisture  collected  between  the 
overwrap  and  the  bag. 
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RESULTS 


Summary  results  obtained  on  the  solutions  following  storage 
are  reported  in  Tables  1  to  12.  Individual  listings  of  the  bags 
are  contained  in  the  appendixes:  1.1.1  through  1.5.4  report 

inspection  for  mold  and  moisture  and  2.1.1  through  2.5.4  report 
the  fluid  volumes. 

Table  1  reports  the  duration  of  storage  of  the  products  from 
each  of  the  four  production  sites.  The  Army  produced  solutions 
on  two  occasions:  the  first  group  was  stored  for  1.5  to  2  years 
and  the  second  group  for  8  to  11  months. 

The  number  of  bags  inspected  for  mold  and  moisture  is 
reported  in  Table  2.  Of  the  7068  bags  inspected,  3236  contained 
1  liter  of  lactated  Ringers  solution,  2533  contained  500  ml  of 
lactated  Ringers  solution,  1115  contained  sodium  chloride,  and 
184  contained  red  cell  wash  solution.  One  hundred  bags  were 
produced  by  NOSC,  1065  by  the  USS  Wasp,  1663  by  NBRL,  and  2424  by 
the  Army  on  one  occasion  and  1816  on  the  second  occasion. 

The  number  of  bags  with  mold  present  is  reported  in  Table  3. 
Mold  was  found  on  346  (4.9%)  of  the  7068  bags  inspected. 

The  percentages  of  bags  with  mold  present  are  reported  in 
Table  4.  The  average  incidence  of  mold  was  4.9%,  and  was  similar 
for  the  four  types  of  solutions,  ranging  from  2.7%  to  5.4%.  The 
incidence  of  mold  in  the  bags  at  the  various  sites  of  production 
ranged  from  0.6%  to  24%.  The  100  bags  of  solution  prepared  by 
NOSC  had,  by  far,  the  highest  incidence  of  mold  at  24%.  The 
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incidence  of  mold  in  the  first  solutions  produced  by  the  Army 
(ARMY  1)  and  stored  for  1.5  to  2  years  (5.6%)  was  similar  to  that 
for  solutions  produced  by  the  Army  on  a  second  occasion  (ARMY  2) 
and  stored  for  only  8  to  11  months  (7.9%).  Solutions  produced  by 
the  NBRL  had  a  2.2%  incidence  of  mold,  and  solutions  produced 
aboard  the  USS  Wasp  had  the  lowest  incidence  of  mold  at  0.6%. 

The  percentages  of  bags  with  moisture  present  are  reported 
in  Table  5.  The  average  incidence  of  moisture  detection  was 
0.6%,  much  lower  than  the  incidence  of  mold  observed.  However, 
the  presence  of  moisture  followed  the  same  pattern  as  that  of 
mold,  with  NOSC  products  the  highest  at  3%,  followed  by  products 
from  the  Army  at  0.7%  and  0.9%,  with  NBRL  and  the  USS  Wasp  lowest 
at  0.2%. 

Table  6  describes  the  38  bags  where  moisture  was  present 
between  the  bag  and  the  overwrap.  Eighteen  of  these  (47%)  were 
determined  to  have  leaks. 

The  distribution  of  overwrapped  bags  of  solution  in  which 
volumes  were  measured  is  described  in  Table  7.  Of  the  total  of 
5501  bags,  2692  contained  1  liter  of  lactated  Ringers  solution, 
1997  contained  500  ml  of  lactated  Ringers  solution,  655  contained 
sodium  chloride,  and  157  contained  red  cell  wash  solution.  One 
hundred  bags  were  produced  by  NOSC,  997  by  the  USS  Wasp,  1340  by 
NBRL,  and  1958  by  the  Army  on  the  first  occasion  and  1106  on  the 
second  occasion. 

Table  8  reports  the  distribution  of  the  3563  bags  of 
solution  without  overwraps  in  which  volumes  were  measured:  2114 
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contained  1  liter  of  lactated  Ringers  solution,  1378  contained 
500  ml  of  lactated  Ringers  solution,  and  71  contained  red  cell 
wash  solution.  One  hundred  bags  were  produced  by  NOSC,  862  by 
the  USS  Wasp,  890  by  NBRL,  and  1473  by  the  Army  on  one  occasion 
and  238  on  a  second  occasion. 

Table  9  reports  that  an  average  of  2.2%  of  the  overwrapped 
bags  contained  less  than  an  acceptable  volume.  All  of  the  bags 
of  solution  produced  at  NOSC  were  in  the  passing  range;  4%  of  the 
NBRL  products  failed,  2.7%  and  0.3%  of  the  Army  products  failed, 
and  0.5%  of  the  USS  Wasp  products  failed. 

Table  10  reports  the  percentage  of  failures  when  the  bags 
were  weighed  without  the  overwraps.  The  average  percentage  of 
bags  with  lower  than  acceptable  volumes  was  greater  (3.5%)  in  the 
bags  without  overwraps.  This  observation  can  be  explained  by 
loss  of  fluid  into  the  space  between  the  bag  and  the  overwrap. 

The  mean  volumes  of  the  solutions  in  bags  with  and  without 
overwraps  are  reported  in  Tables  11  and  12.  The  1  liter  lactated 
Ringers  solution  was  1022  ml  in  the  overwrapped  bags  and  1011  ml 
in  the  unwrapped  bags;  the  500  ml  lactated  Ringers  solution  was 
517  ml  in  the  overwrapped  bags  and  508  ml  in  the  unwrapped  bags; 
the  red  cell  wash  solution  was  the  same  (3053  ml)  in  the 
overwrapped  and  unwrapped  bags.  Overwrapped  bags  of  sodium 
chloride  contained  a  mean  volume  of  1026  ml;  there  were  no 
unwrapped  bags  of  sodium  chloride  solution  weighed. 

Location  of  mold 

Of  the  346  bags  with  mold  present,  55  were  described  as 
having  mold  located  at  the  port,  5  had  mold  on  the  label,  and  285 
had  mold  that  was  not  confined  or  concentrated  in  any  one  area. 
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DISCUSSION 

A  total  of  7068  bags  were  inspected  for  mold,  breakage  and 
the  presence  of  moisture  between  the  overwrap  and  bag.  The 
volumes  in  the  solution  bags  were  measured  with  and  without  the 
overwrap  to  assess  loss  of  fluid  from  the  bag  into  the  space 
between  the  overwrap  and  the  bag. 

The  growth  of  mold  has  been  reported  in  our  earlier 

evaluation  of  solutions  produced  by  the  Army  at  Fort  Sam  Houston 

and  stored  for  3  months.  The  mold  was  identified  as  Aspergillus. 
In  the  current  inspection,  the  percentage  of  bags  with  mold 
present  was  4.9  for  the  7068  bags  inspected  after  8  months  to  2.3 
years  of  storage.  Mold  was  detected  in  products  from  all  four 
sites.  Since  the  incidence  rate  was  related  to  the  site  of 

production,  the  presence  of  mold  appeared  to  be  due  to  the 

conditions  under  which  the  solutions  were  produced. 

The  occurrence  of  mold  was  not  related  to  extended  storage 
since  the  incidence  was  no  greater  in  bags  stored  for  2  years 
than  in  those  stored  for  8  months. 

Leakage  from  the  bags  was  responsible  for  47%  of  the  cases 
in  which  moisture  was  observed  between  the  bag  and  overwrap. 
Moisture  was  documented  in  0.6%  of  the  overwrapped  bags,  with  the 
highest  incidence  in  products  from  those  sites  with  the  greatest 
occurrence  of  mold,  suggesting  that  the  growth  of  mold  was,  in 
part,  due  to  leaks  and  moisture. 
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Fluid  volumes  were  slightly  higher  in  the  bags  with 
overwraps  than  in  the  bags  without  overwraps,  and  the  number  of 
failures  identified  by  reduced  volume  was  greater  in  the  bags 
without  overwraps  which  reflected  the  leakage  between  the  bag  and 
the  overwrap. 

The  mold  was  located  on  the  outside  of  the  bags,  between  the 
bag  and  the  overwrap,  often  at  the  port.  On  rare  occasions, 
mold  was  observed  in  the  solution  itself,  near  the  port.  Since 
the  ports  have  been  described  in  earlier  reports  as  being  loose 
and  defective  on  occasion,  the  leakage  and  growth  of  mold 
reported  in  this  final  report  may  be  associated  with  the 
defective  ports  on  some  of  the  bags. 

These  findings  demonstrate  that  the  production  of  solution 
by  the  EDM  REFLUPS  system  must  be  carried  out  under  conditions 
which  limit  the  potential  for  introduction  of  spores  and  other 
airborne  contaminants.  In  addition,  the  integrity  of  the  bag 
ports  must  be  ensured.  Further,  it  is  necessary  to  establish  a 
dating  period  and  conditions  for  storage. 

The  data  in  this  report  identify  the  potential  for 
contamination  of  the  external  surface  of  the  plastic  bag 
containing  the  solution  during  overwrapping  of  the  plastic  bag. 
Methods  to  decontaminate  the  external  surface  of  the  plastic  bag 
at  the  time  the  overwrap  is  applied  should  be  investigated.  A 
"functionally  clean  environment"  for  preparation  of  the  REFLUPS 
solution  is  another  approach  to  eliminate  the  possibility  of 
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external  contamination.  A  third  approach  is  to  have  plastic 
tubing  attached  to  the  plastic  bag  which  would  permit  sterile 
docking  of  the  plastic  bag  to  the  infusion  set  used  to  deliver 
the  solution  from  the  plastic  bag  into  the  recipient  or  to  the 
cell  washer. 

This  final  report  identifies  a  fundamental  technical 
problem,  external  contamination  of  the  plastic  bag  during 
application  of  the  overwrap,  during  the  preparation  of  sterile, 
pyrogen-free  solution  using  the  EDM  REFLUPS  system.  Resolution 
of  this  problem  would  assist  in  the  preparation  of  sterile, 
pyrogen-free  solution  at  the  site  of  need  by  the  Department  of 


Defense. 
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APPENDIXES 
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NOSC  Bags  Lactated  Ringers  1000ml 
NOSC  Bags  Lactated  Ringers  500ml 

USS  WASP  Bags  Lactated  Ringers 

USS  WASP  Bags  Lactated  Ringers 
> 

USS  WASP  Bags  0.9%  NaCl 
USS  WASP  Bags  0.9%  NaCl  0.2% 

ARMYl  Bags  Lactated  Ringers  1000ml 
ARMYl  Bags  Lactated  Ringers  500ml 
ARMYl  Bags  0.9%  NaCl 
ARMYl  Bags  0.9%  NaCl  0.2%  Dextrose 

NBRL  Bags  Lactated  Ringers  1000ml 
NBRL  Bags  Lactated  Ringers  500ml 
NBRL  Bags  0.9%  NaCl 
NBRL  Bags  0.9%  NaCl  0.2%  Dextrose 

ARMY2  Bags  Lactated  Ringers  1000ml 
ARMY2  Bags  Lactated  Ringers  500ml 
ARMY2  Bags  0 . 9%  NaCl 
ARMY2  Bags  0.9%  NaCl  0.2%  Dextrose 
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USS  WASP  Bags  0.9%  NaCl 
USS  WASP  Bags  0.9%  NaCl  0.2% 

ARMYl  Bags  Lactated  Ringers  1000ml 
ARMYl  Bags  Lactated  Ringers  500ml 
ARMYl  Bags  0.9%  NaCl 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NOSC 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

1 

2205 

NOSC 

LR1000 

000122600204 

07/20/94 

P 

N 

N 

2206 

NOSC 

LR1000 

000122600304 

N 

N 

5043 

NOSC 

LR1000 

000122600407 

07/19/94 

p 

mm 

'mm 

Ol 

o 

o 

NOSC 

LR1000 

000122600412 

07/14/94 

p 

N 

'■mm 

5 

5042 

NOSC 

LR1000 

000122700107 

07/19/94 

p 

WEm 

6 

5002 

NOSC 

LR1000 

000122700111 

07/14/94 

p 

mm 

mm 

7 

5003 

NOSC 

LR1000 

000122700112 

07/14/94 

p 

mm 

N 

8 

6254 

000122700202 

08/02/94 

p 

mm 

N 

9 

6137 

000122700204 

07/30/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

10 

6069 

NOSC 

LR1000 

000122700209 

07/29/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

11 

6300 

NOSC 

LR1000 

000122700213 

08/02/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

12 

6265 

NOSC 

LR1000 

000122700216 

08/02/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

13 

6199 

NOSC 

LR1000 

000122700217 

07/31/94 

p 

■■ 

MOLD 

14 

6253 

NOSC 

LR1000 

000122700302 

08/02/94 

p 

mm 

15 

6145 

NOSC 

LR1000 

000122700304 

07/30/94 

p 

mm 

16 

6070 

NOSC 

LR1000 

000122700309 

07/29/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

17 

6301 

NOSC 

LR1000 

000122700313 

08/02/94 

p 

mm 

N 

18 

6268 

NOSC 

LR1000 

000122700316 

08/02/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

19 

6194 

NOSC 

LR1000 

000122700317 

07/31/94 

p 

warn 

MOLD 

N 

20 

6259 

NOSC 

LR1000 

000122700502 

08/02/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

21 

6139 

NOSC 

LR1000 

000122700504 

07/30/94 

p 

N 

N 

22 

6073 

NOSC 

LR1000 

000122700509 

07/29/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

23 

6303 

NOSC 

LR1000 

000122700513 

08/02/94 

p 

m 

MOLD 

mm 

24 

6270 

NOSC 

LR1000 

000122700516 

08/02/94 

p 

mm 

MOLD 

WEm 

25 

6202 

NOSC 

LR1000 

000122700517 

07/31/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

26 

6258 

NOSC 

LR1000 

000122700602 

08/02/94 

p 

mm 

mm 

27 

6138 

NOSC 

LR1000 

000122700604 

07/30/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

28 

6076 

NOSC 

LR1000 

000122700609 

07/29/94 

p 

N 

N 

29 

6306 

NOSC 

LR1000 

000122700613 

08/02/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

30 

6271 

NOSC 

LR1000 

000122700616 

08/02/94 

p 

mm 

N 

31 

6201 

NOSC 

LR1000 

000122700617 

07/31/94 

p 

N 

32 

6261 

NOSC 

LR1000 

000122700702 

08/02/94 

p 

HS2H 

MOLD 

N 

33 

6144 

NOSC 

LR1000 

000122700704 

07/30/94 

p 

mm 

mm 

34 

6072 

NOSC 

LR1000 

000122700709 

07/29/94 

p 

mm 

mm 

35 

6304 

NOSC 

LR1000 

000122700713 

08/02/94 

p 

N 

mm 

36 

6269 

NOSC 

LR1000 

000122700716 

08/02/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

37 

6197 

NOSC 

LR1000 

000122700717 

07/31/94 

p 

N 

mm. 

38 

6257 

NOSC 

LR1000 

000122700802 

08/02/94 

p 

mm 

mm: 

39 

6143 

NOSC 

LR1000 

000122700804 

07/30/94 

p 

mm. 

mm. 

40 

6075 

NOSC 

LR1000 

000122700809 

07/29/94 

p 

mm. 

N 

41 

6305 

NOSC 

LR1000 

000122700813 

08/02/94 

p 

mm. 

N 

42 

6267 

NOSC 

LR1000 

000122700816 

08/02/94 

p 

mm. 

MOLD 

N 

43 

6200 

NOSC 

LR1000 

000122700817 

07/31/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

44 

6251 

NOSC 

LR1000 

000123000102 

08/02/94 

p 

N 

mi 

45 

6140 

NOSC 

LR1000 

000123000104 

07/30/94 

p 

N 

mi 

46 

6074 

NOSC 

LR1000 

000123000109 

07/29/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

47 

6302 

NOSC 

LR1000 

000123000113 

08/02/94 

p 

N 

N 

48 

6192 

NOSC 

LR1000 

000123000117 

07/31/94 

p 

N 

mm\ 

49 

6260 

NOSC 

LR1000 

000123000202 

08/02/94 

p 

N 

N 

50 

6146 

NOSC 

LR1000 

000123000204 

07/30/94 

p 

N 

N 

51 

6071 

NOSC 

LR1000 

000123000209 

07/29/94 

p 

N 

mil 

52 

6299 

NOSC 

LR1000 

000123000213 

08/02/94 

p 

N 

N 

53 

6264 

NOSC 

LR1000 

000123000216 

08/02/94 

p 

N 

mm 

54 

6198 

NOSC 

LR1000 

000123000217 

07/31/94 

p 

N 

mm 

55 

6252 

NOSC 

LR1000 

000123000302 

08/02/94 

p 

N 

mm 

56 

61 47 

NOSC 

LR1000 

000123000304 

07/30/94 

p 

N 

N 

57 

6066 

NOSC 

LR1000 

000123000309 

07/29/94 

p 

mm\ 

N 

58 

6296 

NOSC 

LR1000 

000123000313 

08/02/94 

p 

N 

■■1 

59 

6263 

NOSC 

LR1000 

000123000316 

08/02/94 

p 

N 

mm 

60 

61 96 

NOSC 

LR1000 

000123000317 

07/31/94 

p 

N 

WEm\ 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NOSC 


MOLD 

MOISTURE 

rm'in 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

wrap 

BHI 

61 

6255 

NOSC 

LR1000 

000123000402 

08/02/94 

P 

N 

N 

62 

6142 

NOSC 

LR1000 

000123000404 

07/30/94 

P 

N 

N 

63 

6067 

NOSC 

LR1000 

000123000409 

07/29/94 

P 

N 

N 

64 

6298 

NOSC 

LR1000 

000123000413 

08/02/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

65 

6262 

NOSC 

LR1000 

000123000416 

08/02/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

66 

6193 

NOSC 

LR1000 

000123000417 

07/31/94 

P 

N 

N 

67 

6256 

NOSC 

LR1000 

000123000502 

08/02/94 

P 

N 

N 

68 

6141 

NOSC 

LR1000 

000123000504 

07/30/94 

P 

N 

N 

69 

6068 

NOSC 

LR1000 

000123000509 

07/29/94 

P 

N 

N 

70 

LR1000 

000123000513 

08/02/94 

P 

N 

N 

71 

6266 

NOSC 

LR1000 

000123000516 

08/02/94 

P 

wm 

N 

72 

6195 

NOSC 

LR1000 

000123000517 

P 

wm 

N 

73 

5041 

NOSC 

LR1000 

000123000607 

07/19/94 

P 

N 

N 

74 

5004 

NOSC 

LR1000 

000123000612 

07/14/94 

P 

N 

■a 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  22 


MOISTURE:  0 
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REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  2  TO  2.3  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  NOSC 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

7490 

NOSC 

LR500 

000125300206 

07/22/94 

P 

N 

N 

7486 

NOSC 

LR500  i 

000125300306 

07/22/94 

P 

N 

N 

7485 

NOSC 

LR500 

000125300406 

07/22/94 

P 

mm 

N 

7489 

NOSC 

000125300506 

07/22/94 

P 

mm 

... 

N 

5  7146 


7357 


7  7375 

8  7160’ 

9  7147" 


10  7359 


7373 


NOSC 


NOSC 


NOSC 

NOSC 

NOSC 


NOSC 


NOSC  LR500 


000125300706  07/14/94 


000125300714 


7491 


15  7145 


7360 


NOSC  LR500 


NOSC  LR500 


NOSC  LR500 


NOSC 


NOSC  LR500 


7148  NOSC  LR500 


20!  7358  NOSC  LR500 


7374  NOSC  LR500 


000125300806 


000125300814 


000125300816 


000125300906 


000125301006 


000125301106 


000125301109 


000125301114 


000125301116 


000125400106 


n 

ai 


000125400109 

07/20/94 

000125400114 

07/20/94 

07/20/94 


07/19/94 


07/14/94 


07/20/94 


07/20/94 


07/19/94!  P  I  N 


07/22/94 


07/22/94 


07/14/94  P 


07/20/94 


07/20/94 


07/19/94 


07/14/94 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


1  4049  SHIP 

2  2283  SHIP 


SHIP 


LR1000  000017700804 

LR1000  000017700807 


Date  Over- 

_ wrap  Y/N 

_ AL/PL _ 

08/02/94  P  RF 
07/21/94  P  Tir' 


SHIP 


SHIP 


000017700808 

06/27/94 

000017700809 

06/23/94 

00001770081 1 

07/30/94 

000017700813 

08/01/94 

7  3212 

8  3216 


1501 

10  1503 

11  1500 

12  1507 

13  1498 


14  1496 

15  1499  ' 

16  1497 

17  1502 

18  1505  ' 

19  1504 


20  1506 


SHIP 
SHIP 
SHIP  ■ 
SHIP 
SHIP  ■ 


SHIP 
SHIP  ' 
SHIP 
SHIP 
SHIP  ' 
SHIP 


SH  P 


06/23/94 


06/23/94 


06/23/94 
06/23/94  ' 
06/23/94  ■ 


06/23/94 


06/23/94 


06/23/94 
06/23/94  ' 


06/23/94 
06/23/94  ■ 


06/23/94 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000027903916 


000028002116 


000028101716 

000028203416 

000028204415 


000028204516 


000028301516 


000028404216 

000028404216 


000028500516 

000028500816 


1  SHIP 


23  2340  SHIP 


3367  SHIP 


I 


291  21321  SHIP  I  LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217700309 


000217700313 


000217700409 


000217700413 


07/14/94 


07/22/94 


07/14/94 


LR1000 

000217700505 

08/01/94 

LR1000  1 

000217700511 

07/20/94 

LR1000 

000217700512 

07/08/94 

LR1000  i 

000217700513 

07/20/94 

34  1492  SHIP 


3 


36  3355  SHP 


000217700516 

07/22/94 

000217700518 

07/14/94 

000217700605 

07/31/94 

000217700606 

08/02/94 

000217700609 

06/23/94 

000217700610 

07/30/94 

000217700612 

07/31/94 

11 


KEgfigii 


42  1584 


lisaai 


45  3217 


46  4044 


SHIP 


SHIP 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217700707 

07/21/94 

000217700708 

06/27/94 

000217700709 

06/23/94 

_ 

000217700711 


000217700713 


000217700717 


07/30/94 


08/01/94 


07/30/94 


SHIP 

LR1000 

000217700904 

08/02/94 

SHIP 

LR1000 

000217700907 

07/21/94 

SHIP 

LR1000 

000217700908 

06/27/94 

SHIP 

LR1000 

000217700909 

06/23/94 

SHIP 

LR1000 

000217700911 

07/30/94 

MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 
^Leak  or 

Y/N  C^dehsation 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


Date  Over- 

_ wrap 

_ AL/PL  ' 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 

Leak  or 

Y/N _ Condensation 


63  2329  SHIP 

64  3329  SHIP 


35  4174 


1491 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


000217701116 

000217701205 


000217701206 


07/21/94 

07/31/94 


08/02/94 


000217701209 

06/23/94 

000217701210 

07/30/94 

3353  SHIP  LR1000  000217701212  07/31/94 


SHIP 

LR1000 

000217701213 

08/02/94 

SHIP 

LR1000 

000217701216 

06/28/94 

SHIP 


5131  I  SHIP 


5047  SHIP 


SHIP 


5411  I  SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217701310 


000217701311 


000217701312 


000217701313 


07/21/94 


07/19/94 


07/31/94 


07/26/94 


78  6432  SHIP  LR1000  000217701316  08/07/94 


80  5196 


5286 

821  5200"' 

83  5343““ 

84  5399 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000217701504 


000217701515 

”000217701604 

”000217701708 

000217701710 


07/22/94 


07/25/94 

07/22/94 


07/25/94 

07/26/94 


86  5140 

87  5388 

88  5344 

89  5394 
90 1  5413' 
91 

92 1  5383 
93  5341  ■ 


94  5345 

95  5393  ■ 


96  5421 


98  5377  SHP 


99  5349  SHIP 


100  5392  SHIP 

101  5418  SHIP 


102  5139  SHIP 

03  5387  SHIP 


5353  SHIP 


5397  SHIP 


LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


000217701715 

000217701718 


07/21/94 

07/26/94 


000217701810 

000217701813 


07/26/94 

07/26/94 


LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217701818 

"000217701918 


000217702008 
“  000217702010 


000217702013 


000217702018 


000217702108 


000217702110 

000217702113 


000217702115 


000217702118 


000217702208 


07/26/94 

07/25/94 


07/25/94 

07/26/94 


07/26/94 


07/26/94 


07/25/94 


07/26/94 
07/26/94 1 


07/21/94 

07/26/94 


07/25/94 


5147  SHIP  LR1000 


5386  SHP  LR1000  000217702217 


LR1000  1000217702317 


000217702404 


5213 

SHIP 

LR1000  1 

000217702406 

07/22/94 

LR1000  1000217702417 


5268  SHIP  LR1000  000217702418 
6313  SHIP  LR1000  000217800117 


LR1000 


07/25/94 


07/23/94 


07/19/94 


07/25/94 


6171  SHIP  LR1000 


123!  5215  SHIP  LR1000  000217800806 
1 24  52271  SHIP  LR1 000  00021 780081 0 


07/22/94 

07/23/94 


N 

5415 

0- 

X 

CO 

LR1000  1 

000217701713  | 

07/26/94 

000217701808  ! 

07/25/94 

P 

N 

SHIP 

LR1000 

000217701815 

07/21/94 

p 

1 

07/21/94 

07/26/94 

08/02/94 

07/31/94 

000217702410 

07/23/94 

000217702411 

07/26/94 

08/02/94 

08/02/94 

07/31/94 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


NBRL 

Site 

No. 

125 

5484 

SHIP 

126 

5354 

SHIP 

127 

5239 

SHIP 

m\ 

SHIP 

wrap  Y/N 
AL/PL _ L 


l■.-H*l■^^5lli■ 


133  5285  SHIP 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217800811  07/26/94 

000217800812  07/25/94 

000217800815  07/23/94 


liSwESMgiMaMB 


LR1000 

000217800818 

07/23/94 

LR1000 

000217801218 

07/25/94 

000217801604 

07/22/94 

p 

135  5391 


IMBIiaM 


000217801615 


000217801808 


000217801810 


07/25/94 


07/25/94 


07/26/94 


SHIP 

i  LR1000 

000217801813 

07/26/94 

SHIP 

!  LR1000 

000217801815 

07/21/94 

SHIP 

1  LR1000 

000217801818 

07/26/94 

4204  SHIP 


SHIP 


143 

3346 

144  ‘ 

3136 

145  3273  SHIP 


SHIP 


32371  SHIP 


SHIP 


SHIP 


I  SHIP 


SHIP 


■cmiKiiia 

■cHiEiKiiia 


155  3240  SHIP 


SHIP 


157  3285  SHIP 


3344 


SHIP 


1601  3276!  SHIP 


161  3304  SHIP 

1621  32391  SHIP 
P 


■Mcg-MEaii 


SHIP 


166  5144  SHIP 


SHIP 


SHIP 


3342  SHIP 


3127  SHIP 


SHIP 


SHIP 


174  3238  SHIP 


175  6442  SHIP 

176  5132  SHIP 


SHIP 


178  6219  SHIP 


SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217802015 

07/23/94 

000217802105 

08/02/94 

000217802106 

07/30/94 

000217802110 

“000217802111 


000217802113 


000217802116 

000217802117 


07/30/94  P 


07/30/94  _ 

07/30/94 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

000217802413 

07/30/94 

LR1000 

000217802416 

07/30/94 

LR1000 

000217802417 

07/30/94 

L_ 

LR1000 

000217802505 

08/02/94 

LR1000 


LR1000 


000217802506 


000217802510 


LR1000 

000217802513 

07/30/94 

LR1000 

000217802516 

07/30/94 

LR1000 

000217802517 

07/30/94 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


000217802608 

07/25/94 

000217802610 

07/26/94 

000217802613 


000217802615 


000217802618 


000217802705 


000217802706 


000217802710 


000217802711 


000217802713 


000217802716 


000217802717 


000217802805 

000217802810 


LR1000 

000217802811 

07/19/94 

LR1000 

000217802812 

08/01/94 

000217802813 


000217802814 


07/26/94 


07/21/94 


07/26/94 


08/02/94 


07/30/94 


07/31/94 


07/29/941 


07/30/94 


07/30/94 


07/30/94 


08/07/94 
07/21/94  ■ 


07/26/94 


07/28/94 


SHIP 


1485  SHIP 


186  3164  SHIP 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000  000217802906  08/02/94 


000217802816 

08A)7/94 

000217802905 

07/31/94 

LR1000 

000217802909 

06/23/94 

LR1000 

000217802910 

07/30/94 

MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 

Leak  or 

Y/N _ Condensation 


N 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


NBRL  Site  Product  Bag  Number  Date  Over- 

No. _ wrap  Y/N 

_ AL/PL _ 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 

Leak  or 

Y/N _ Condensation 


187  3361 

188  4097'“ 

189  11192 

190  6448  “ 

191  5128  " 

192  5051  ~ 

193  6226 

194  5406 

195  6040  ' 

196  6021  ' 

197  6437  " 


198  5375 


199  3337 


■StEaKSIId 

■ituniiMSiia 


230  521 1 

231  5219 

232  5483 

233  5363 

234  5232 

235  5027 

236  5287 


237  5264 

238  3368 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217802912 
000217802913 
000217802916 
000217803005 
000217803010 
000217803011 
000217803012 
000217803013 
000217803014 
000217803015 
00021780301^ 
7 


08/01/94 

08/02/94 

06/28/94 

08/07/94 

07/21/94 

07/19/94 

08/01/94 

07/26/94 

07/28/94 

07/28/94 

08/07/94 


203  3354  SHIP 

204  4096  SHIP 

205  11200  SHIP 

206  6446  SHIP 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


000217803106 

08/02/94 

000217803109 

06/23/94 

000217803110 

07/30/94 

000217803112 

07/31/94 

000217803113 

08/02/94 

000217803116 

06/28/94 

000217803205 

08/07/94 

000217803210 

07/21/94 

SHIP 

LR1000 

SHIP 

LR1000 

3372  SHIP 


2168  SHIP 
9306  SHIP 


■gEcignuii 


LR1000 


LR1000 


000217803211 

000217803212 


000217803213 


000217803214 


000217803215 


000217803216 

000217803217 


000217803305 


000217803311 


07/19/94 

08/01/94 


07/26/94 


07/28/94 


07/28/94 


08/07/94 

07/25/94 


08/01/94 


07/20/941 


1 

LR1000 

000217803315 

07/19/94 

r 

SHIP 

LR1000 

000217803405 

08/07/94 

U 

5135  SHIP 
5048  SHIP 


6215  SHIP 
5407  SHIP 
6036  SHIP 


SHIP 


LR1000 
“  000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


000217803410 

000217803411 


000217803412 

000217803413 

000217803414 


000217803415 

000217803416 


07/21/94 

07/19/94 


07/31/94 

07/26/94 

07/28/94 


SHIP 

LR1000 

000217803417 

07/25/94 

000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 


LR1000 

LR1000 


000217803504 


000217803506 

000217803510 

000217803511 

000217803512 

000217803515 

000217803516 

000217803517 


000217803518 

000217803605 


07/31/94 


07/22/94 

07/22/94 

07/26/94 

07/25/94 

07/23/94 

07/19/94 

07/25/94 


07/23/94 

08/01/94 


N 

N 

"  N  “ 
H  ^ 
’  N  ” 
N 

“  N  “ 
N 

“  N  “ 
~  N  ^ 


N 


N 


N 

N 


N 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leedc  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AiyPL 

249 

5293 

SHIP 

LR1000 

000217803717 

07/25/94 

P 

N 

N 

250 

5270 

SHIP 

LR1000 

000217803718 

07/23/94 

P 

N 

N 

251 

2339 

SHIP 

LR1000 

000217900109 

07/22/94 

P 

N 

N 

252 

2027 

SHIP 

LR1000 

000217900113 

07/14/94 

P 

N 

N 

253 

2338 

SHIP 

LR1000 

000217900209 

07/22/94 

P 

N 

N 

254 

2025 

SHIP 

LR1000 

000217900213 

07/14/94 

P 

mm 

255 

5346 

SHIP 

LR1000 

000217900308 

07/25/94 

P 

N 

256 

5400 

SHIP 

LR1000 

000217900310 

07/26/94 

P 

N 

N 

257 

5420 

SHIP 

LR1000 

000217900313 

07/26/94 

P 

N 

N 

258 

5146 

SHIP 

LR1000 

000217900315 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

259 

5382 

SHIP 

LR1000 

000217900318 

07/26/94 

P 

N 

N 

260 

5352 

SHIP 

LR1000 

000217900408 

07/25/94 

P 

mm 

mm 

261 

5390 

SHIP 

LR1000 

000217900410 

07/26/94 

P 

mm 

mm 

262 

5419 

SHIP 

LR1000 

000217900413 

07/26/94 

P 

mm 

N 

263 

5145 

SHIP 

LR1000 

000217900415 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

264 

5381 

SHIP 

LR1000 

000217900418 

07/26/94 

P 

mm 

mm 

265 

4041 

SHIP 

LR1000 

000217900504 

08/02/94 

P 

mm 

mm 

266 

LR1000 

000217900511 

07/30/94 

P 

mm 

jmm 

267 

3388 

SHIP 

LR1000 

000217900513 

08/01/94 

P 

N 

N 

268 

3211 

SHIP 

LR1000 

000217900517 

07/30/94 

P 

N 

N 

269 

4048 

SHIP 

LR1000 

000217900604 

08/02/94 

P 

N 

N 

270 

2288 

SHIP 

LR1000 

000217900607 

07/21/94 

P 

N 

N 

271 

12955 

SHIP 

LR1000 

000217900608 

06/27/94 

P 

mm 

N 

272 

SHIP 

LR1000 

000217900609 

06/23/94 

P 

mm 

mm 

273 

3257 

SHIP 

LR1000 

000217900611 

07/30/94 

P 

mm 

mm 

274 

000217900613 

08/01/94 

P 

mm 

N 

275 

000217900617 

07/30/94 

P 

mm 

N 

276 

6447 

SHIP 

LR1000 

000217900705 

08/07/94 

P 

mm 

WEM 

277 

5129 

SHIP 

LR1000 

000217900710 

07/21/94 

P 

mm 

N 

278 

5049 

SHIP 

LR1000 

000217900711 

07/19/94 

P 

N 

N 

279 

6217 

SHIP 

LR1000 

000217900712 

07/31/94 

P 

■ZB 

mm 

280 

5410 

SHIP 

LR1000 

000217900713 

07/26/94 

P 

mm 

1 

N 

281 

SHIP 

LR1000 

000217900714 

07/28/94 

P 

mm 

282 

6028 

SHIP 

LR1000 

000217900715 

07/28/94 

P 

N 

283 

LR1000 

000217900716 

08/07/94 

P 

mm 

wEm 

284 

5368 

SHIP 

LR1000 

000217900717 

07/25/94 

P 

mm 

wm 

285 

■tgEM 

SHIP 

LR1000 

000217900805 

08/07/94 

P 

mm 

mm 

286 

5136 

SHIP 

LR1000 

000217900810 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

287 

5050 

SHIP 

LR1000 

000217900811 

07/19/94 

P 

mm 

mm 

288 

m^>z\ 

LR1000 

000217900812 

08/01/94 

P 

mm 

mm 

289 

■^!»H 

LR1000 

000217900813 

07/26/94 

P 

mm 

N 

290  i 

6037 

SHIP 

LR1000 

000217900814 

07/28/94 

P 

N 

N 

291  ^ 

6023 

SHIP 

LR1000 

000217900815 

07/28/94 

P 

mm 

mm 

292’ 

■smia 

LR1000 

000217900816 

08/07/94 

P 

mm 

mm 

293  i 

5370 

SHIP 

LR1000 

000217900817 

07/25/94 

P 

mm 

N 

294: 

3177 

SHIP 

LR1000 

000217900908 

07/30/94 

P 

N 

N 

295: 

1777 

SHIP 

LR1000 

000217900909 

06/20/94 

P 

mm 

N 

296! 

2227 

SHIP 

LR1000 

000217900917 

07/21/94 

P 

wm 

mm 

297 

SHIP 

LR1000 

000217900918 

07/20/94 

P 

mm 

N 

298 

3174 

SHIP 

LR1000 

000217901008 

07/30/94 

P 

N 

N 

299 

1774 

SHIP 

LR1000 

000217901009 

06/20/94 

P 

N 

N 

300 

2226 

SHIP 

LR1000 

000217901017 

07/21/94 

P 

N 

N 

301 

2144 

SHIP 

LR1000 

000217901018 

07/20/94 

P 

N 

N 

302 

5204 

SHIP 

LR1000 

000217901104 

07/22/94 

P 

N 

N 

303 

5280 

SHIP 

LR1000 

000217901115 

07/23/94 

P 

N 

N 

304 

2344 

SHIP 

LR1000 

000217901209 

07/22/94 

P 

N 

N 

305 

2030 

SHIP 

LR1000 

000217901213 

07/14/94 

P 

N 

N 

306 

2336 

SHIP 

LR1000 

000217901309 

07/22/94 

P 

N 

N 

307 

2024 

SHIP 

LR1000 

000217901313 

07/14/94 

P 

N 

N 

308 

3179 

SHIP 

LR1000 

000217901608 

07/30/94 

P 

N 

N 

309 

1773 

SHIP 

LR1000 

000217901609 

06/20/94 

P 

N 

N 

310 

2220 

SHIP 

LR1000 

000217901617 

07/21/94 

P 

N 

N 
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1 000  ML  UCTATED  RINGERS  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE  1 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

311 

2139 

SHIP 

LR1000 

000217901618 

07/20/94 

P 

N 

N 

312 

3182 

SHIP 

LR1000 

000217901708 

07/30/94 

P 

N 

N 

313 

1770 

SHIP 

LR1000 

000217901709 

06/20/94 

P 

N 

N 

314 

2223 

SHIP 

LR1000 

000217901717 

07/21/94 

P 

N 

N 

315 

2141 

SHIP 

LR1000 

000217901718 

07/20/94 

P 

N 

N 

316 

5193 

SHIP 

LR1000 

000217902004 

07/22/94 

P 

N 

N 

317 

5283 

SHIP 

LR1000 

000217902015 

07/23/94 

P 

N 

N 

318 

2346 

SHIP 

LR1000 

000217902109 

07/22/94 

P 

N 

N 

319 

2034 

SHIP 

LR1000 

000217902113 

07/14/94 

P 

N 

N 

320 

2337 

SHIP 

LR1000 

000217902209 

07/22/94 

P 

N 

N 

321 

2031 

SHIP 

LR1000 

000217902213 

07/14/94 

P 

N 

N 

322 

5195 

SHIP 

LR1000 

000217902704 

07/22/94 

P 

N 

N 

323 

5279 

SHIP 

LR1000 

000217902715 

07/23/94 

P 

N 

N 

324 

6444 

SHIP 

LR1000 

000217902805 

08/07/94 

P 

N 

N 

325 

5134 

SHIP 

LR1000 

000217902810 

07/21/94 

P 

N 

N 

326 

5054 

SHIP 

LR1000 

000217902811 

07/19/94 

P 

N 

N 

327 

6225 

SHIP 

LR1000 

000217902812 

08/01/94 

P 

N 

N 

328 

5412 

SHIP 

LR1000 

000217902813 

07/26/94 

P 

N 

N 

329 

6031 

SHIP 

LR1000 

000217902814 

07/28/94 

P 

N 

N 

330 

6018 

SHIP 

LR1000 

000217902815 

07/28/94 

P 

N 

N 

331 

6426 

SHIP 

LR1000 

000217902816 

08/07/94 

P 

N 

N 

332 

5371 

SHIP 

LR1000 

000217902817 

07/25/94 

P 

N 

N 

333 

3184 

SHIP 

LR1000 

000217903008 

07/30/94 

P 

N 

N 

334 

1780 

SHIP 

LR1000 

000217903009 

06/20/94 

P 

N 

N 

335 

2222 

SHIP 

LR1000 

000217903017 

07/21/94 

P 

N 

N 

336 

2146 

SHIP 

LR1000 

000217903018 

07/20/94 

P 

N 

N 

337 

3181 

SHIP 

LR1000 

000217903108 

07/30/94 

P 

N 

N 

338 

1779 

SHIP 

LR1000 

000217903109 

06/20/94 

P 

N 

N 

339 

2221 

SHIP 

LR1000 

000217903117 

07/21/94 

P 

N 

N 

340 

2142 

SHIP 

LR1000 

000217903118 

07/20/94 

P 

N 

N 

341 

4045 

SHIP 

LR1000 

000217903404 

08/02/94 

P 

N 

N 

342 

2284 

SHIP 

LR1000 

000217903407 

07/21/94 

P 

N 

N 

343 

12957 

SHIP 

LR1000 

000217903408 

06/27/94 

P 

N 

N 

344 

1591 

SHIP 

LR1000 

000217903409 

06/23/94 

P 

N 

N 

345 

3262 

SHIP 

LR1000 

000217903411 

07/30/94 

P 

N 

N 

346 

3397 

SHIP 

LR1000 

000217903413 

08/01/94 

P 

N 

;  N 

347 

3221 

SHIP 

LR1000 

000217903417 

07/30/94 

P 

N 

N 

348 

4047 

SHIP 

LR1000 

000217903504 

08/02/94 

P 

N 

N 

349 

2286 

SHIP 

LR1000 

000217903507 

07/21/94 

P 

N 

N 

350 

12963 

SHIP 

LR1000 

000217903508 

06/27/94 

P 

N 

1  N 

351 

1589 

SHIP 

LR1000 

000217903509 

06/23/94 

P 

N 

N 

352 

3259 

SHIP 

LR1000 

000217903511 

07/30/94 

P 

N 

N 

353 

3393 

SHIP 

LR1000 

000217903513 

08/01/94 

P 

N 

N 

354 

3218 

SHIP 

LR1000 

000217903517 

07/30/94 

P 

N 

N 

355 

4201 

SHIP 

LR1000 

000217903805 

08/02/94 

P 

;  N 

N 

356 

3283 

SHIP 

LR1000 

000217903806 

07/30/94 

P 

N  1 

N 

357 

33481 

SHIP 

LR1000 

000217903810 

07/31/94 

P 

N 

N 

358 

3135 

SHIP 

LR1000 

000217903811 

07/29/94 

P 

N 

N 

359 

3280 

SHIP 

LR1000 

000217903813 

07/30/94 

P 

N  1 

N 

360 

3300 

SHIP 

LR1000 

000217903816 

07/30/94 

P 

N 

N 

361 

3245 

SHIP 

LR1000 

000217903817  ! 

07/30/94 

P 

N 

N 

362 

4205 

SHIP 

LR1000 

000217903905 

08/02/94 

P 

N 

N 

363 

3290 

SHIP 

LR1000 

000217903906 

07/30/94 

P 

N 

N 

364' 

3352 

SHIP 

LR1000 

000217903910 

07/31/94 

P 

N 

N  : 

365 

3126 

SHIP 

LR1000 

000217903911 

07/29/94 

P 

N 

N 

366 

3270 

SHIP 

LR1000 

000217903913 

07/30/94 

P 

N 

N 

367 

3294 

SHIP 

LR1000 

000217903916 

07/30/94 

P 

N 

N 

368 

3243 

SHIP 

LR1000 

000217903917 

07/30/94 

P 

N 

N 

369 

6440 

SHIP 

LR1000 

000217904105 

08/07/94 

P  1 

N 

N 

370 

5127 

SHIP 

LR1000 

000217904110 

07/21/94 

P  1 

N 

N 

371 

5046 

SHIP 

LR1000 

000217904111 

07/19/94 

P 

N 

N 

372 

6222 

SHIP 

LR1000 

000217904112 

08/01/94 

P 

N 

N 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE  1 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

A17PL 

373 

5403 

SHIP 

LR1000 

000217904113 

07/26/94 

P 

N 

N 

374 

6032 

SHIP 

LR1000 

000217904114 

07/28/94 

P 

N 

N 

375 

6026 

SHIP 

LR1000 

000217904115 

07/28/94 

P 

N 

N 

376 

6433 

SHIP 

LR1000 

000217904116 

08/07/94 

P 

N 

N 

377 

5372 

SHIP 

LR1000 

000217904117 

07/25/94 

P 

N 

N 

378 

6174 

SHIP 

LR1000 

000218000104 

07/31/94 

P 

KB 

N 

379 

5212 

SHIP 

LR1000 

000218000106 

07/22/94 

P 

mm 

mm 

380 

5224 

SHIP 

LR1000 

000218000110 

07/23/94 

P 

N 

mm 

381 

5477 

SHIP 

LR1000 

000218000111 

07/26/94 

P 

N 

mm 

382 

5355 

SHIP 

LR1000 

000218000112 

07/25/94 

P 

N 

mm 

383 

5233 

SHIP 

LR1000 

000218000115 

07/23/94 

P 

N 

mm. 

384 

5024 

SHIP 

LR1000 

000218000116 

07/19/94 

P 

N 

N 

385 

5288 

SHIP 

LR1000 

000218000117 

07/25/94 

P 

mm. 

N 

386 

5271 

SHIP 

LR1000 

000218000118 

07/23/94 

P 

mm 

N 

387 

6178 

SHIP 

LR1000 

000218000204 

07/31/94 

P 

mm 

N 

388 

SHIP 

LR1000 

000218000206 

07/22/94 

P 

mm 

B!B 

389 

5217 

SHIP 

LR1000 

000218000210 

07/22/94 

P 

mm 

mm 

390 

LR1000 

000218000211 

07/26/94 

P 

mm 

mm 

391 

LR1000 

000218000212 

07/25/94 

P 

N 

N 

392 

LR1000 

000218000215 

07/23/94 

P 

N 

N 

393 

■smrai 

LR1000 

000218000216 

07/19/94 

P 

N 

■ZB 

394 

SHIP 

LR1000 

000218000217 

07/25/94 

P 

N 

■ZB 

395 

5266 

SHIP 

LR1000 

000218000218 

07/23/94 

P 

mm 

N 

396 

3331 

SHIP 

LR1000 

000218000305 

07/31/94 

P 

mm 

■ZB 

397 

LR1000 

000218000306 

08/02/94 

P 

N 

N 

398 

1493 

SHIP 

LR1000 

000218000309 

06/23/94 

P 

N 

N 

399 

3173 

SHIP 

LR1000 

000218000310 

07/30/94 

P 

mm 

■ZB 

400 

3360 

SHIP 

LR1000 

000218000312 

08/01/94 

P 

mm 

■ZB 

401 

4095 

SHIP 

LR1000 

000218000313 

08/02/94 

P 

IN 

■ZB 

402 

11194 

SHIP 

LR1000 

1000218000316 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

403 

3336 

SHIP 

LR1000 

000218000405 

07/31/94 

P 

mm 

mm 

404 

4175 

SHIP 

LR1000 

000218000406 

08/02/94 

P 

mm 

■ZB 

405 

1495 

SHIP 

LR1000 

000218000409 

06/23/94 

P 

mm 

■ZB 

406 

3167 

SHIP 

LR1000 

000218000410 

07/30/94 

P 

mm 

■ZB 

407 

000218000412 

08/01/94 

P 

mm 

■ZB 

408 

4094 

SHIP 

LR1000 

000218000413 

08/02/94 

P 

N 

N 

409 

11195 

SHIP 

LR1000 

000218000416 

06/28/94 

P 

N 

N 

410 

6179 

SHIP 

LR1000 

000218000504 

07/31/94 

P 

N 

N 

411 

5214 

SHIP 

LR1000 

000218000506 

07/22/94 

P 

N 

N 

412 

5220 

SHIP 

LR1000 

000218000510 

07/22/94 

P 

N 

N 

413 

5481 

SHIP 

LR1000 

000218000511 

07/26/94 

P 

N 

N 

414 

5360 

SHIP 

LR1000 

000218000512 

07/25/94 

P 

N 

N 

415 

5234 

SHIP 

LR1000 

000218000515 

07/23/94 

P 

N 

N 

416 

5019 

SHIP 

LR1000 

000218000516 

07/19/94 

P 

N 

N 

417 

5296 

SHIP 

LR1000 

000218000517 

07/25/94 

P 

N 

N 

418 

5273 

SHIP 

LR1000 

000218000518 

07/23/94 

P 

N 

N 

419 

6169 

SHIP 

LR1000 

000218000604 

07/30/94 

P 

N 

N 

420 

5205 

SHIP 

LR1000 

000218000606 

07/22/94 

P 

N 

N 

421 

5223 

SHIP 

LR1000 

000218000610 

07/22/94 

P 

N 

N 

422 

5480 

SHIP 

LR1000 

000218000611 

07/26/94 

P 

N 

N 

423 

5357 

SHIP 

LR1000 

000218000612 

07/25/94 

P 

N 

N 

424 

5235 

SHIP 

LR1000 

000218000615 

07/23/94 

P 

N 

N 

425 

5018 

SHIP 

LR1000 

000218000616 

07/19/94 

P 

N 

N 

426! 

5295 

SHIP 

LR1000 

000218000617 

07/25/94 

P 

mm 

■ZB 

427! 

5274 

SHIP 

LR1000 

000218000618 

07/23/94 

P 

N 

■ZB 

428 

SHIP 

LR1000 

000218000705 

08/01/94 

P 

N 

■ZB 

429 

SHIP 

LR1000 

000218000711 

07/20/94 

P 

mm 

N 

430 

3371 

SHIP 

LR1000 

000218000805 

08/01/94 

P 

mm 

IBZB 

431 

SHIP 

LR1000 

P 

N 

N 

432 

gH«El 

SHIP 

LR1000 

P 

mm 

KB 

433 

2159 

SHIP 

LR1000 

000218000813 

07/20/94 

P 

WEm 

KB 

434 

2131 

SHIP 

LR1000 

000218000815 

07/19/94 

P 

mm 

■ZB 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


^ _ _ _ _ _ MOLD 

NBRL  Site  Product  I  Bag  Numbe~  Date  Over-  Location 

No.  I  wrap  Y/N _ Description 


MOISTURE 

Leak  or 

Y/N _ Condensation 


SHIP 


SHIP 


SHIP 


4501  53561  SHIP 


5238  SHIP 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


■! 


453  5294  SH  P 


454  5275  SH  P 


456  2285  SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218000816 

000218000818 


000218000904 


000218000906 


000218000910 


000218000911 


000218000912 


000218000915 


000218000916 


000218000917 


000218000918 


000218001004 
‘  000218001006 


000218001010 


000218001011 


000218001012 


6 


000218001017 

000218001018 


000218001104 


000218001107 


000218001108 


07/22/94  [  P 
07/14/94 


07/30/94 


07/22/94 


07/22/94 


07/26/94 


07/25/94 


07/23/94 


07/19/94 


07/25/94 


07/23/94 


07/31/94 _ 

07/22/94 


07/22/94 


07/26/94 


07/25/94 


463  4172 

464  1489  ' 

465  3169 

466  3362  ' 

467  4088 

468  11196  ’ 

469  5194  ' 

470  5277 

471  5198  ' 

472  5284  ' 

473  4042  ■ 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000218001111 

07/30/94 

000218001113 

08/01/94 

000218001117 

07/30/94 

000218001205 


000218001206 

000218001209 

000218001210 

000218001212 

000218001213 

000218001216 

000218001304 

000218001315 

000218001404 

000218001415 

000218001704 


000218001707 


1582 


3264 
3390 
3219 
3333 
4171  ' 
1494  ' 
3168  ' 
3364 


4087 
11201 
3338 
4168 
1484 
3170 
3363  ' 
4090 
11199 
3340 
4164 
1486 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 
LR1 000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 


000218001709 


000218001711 

000218001713 

000218001717 

000218002005 

000218002006 

000218002009 

000218002010 

000218002012 


000218002013 
000218002016 
000218002105 
000218002106 
000218002109 
000218002110 
'  000218002112 
000218002113 
000218002116 
000218002305 
000218002306 
000218002309 


07/31/94 


08/02/94 

06/23/94 

07/30/94 

08/01/94 

08/02/94 

06/28/94 

07/22/94 

07/23/94 

07/22/94 

07/25/94 

08/02/94 


07/21/94 


06/23/94 


07/30/94 

08/01/94 

07/30/94 

07/31/94 

08/02/94 

06/23/94 

07/30/94 

08/01/94 


08/02/94 

06/28/94 

07/31/94 

08/02/94 

06/23/94 

07/30/94 

08/01/94 

08/02/94 

06/28/94 

07/31/94 

08/02/94 

06/23/94 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


NBRL  Site  Product  Bag  Number  Date  Over- 

No. _ wrap  Y/N 

_ AL/PL _ 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 

Leak  or 

Y/N _ Condensation 


497  3172  SHIP  LR1000 

498  3359  SHIP  LR1000 

499  4091  SHIP  LR1000 

500  11197  SHIP  LR1000 

501  3175  SHIP  LR1000 

502  1771  SHIP  LR1000 

503  2231  SHIP  LR1000 

504  2145  SHIP  LR1000 

505  3176  SHIP  LR1000 

506  1772  SHIP  LR1000 

507  2225  SHIP  LR1000 

508  2138  SHIP  LR1000 

509  2345  SHIP  LR1000 

510  2029  SHIP  LR1000 

511  2342  SHIP  LR1000 

512  2032  SHIP  LR1000 

513  3365  SHIP  LR1000 

514  2161  SHIP  LR1000 

515  2135  SHIP  LR1000 

516  9307  SHIP  LR1000 

517  2330  SHIP  LR1000 

518  2060  SHIP  LR1000 

519  3180  SHIP  LR1000 

520  1776  SHIP  LR1000 

521  2224  SHIP  LR1000 

522  2137  SHIP  LR1000 

523  3369  SHIP  LR1000 

5241  2163  SHIP  LR1000 


3178  SHIP  LR1000 
1775  SHIP  LR1000 


000218002310 

000218002312 


000218002313 


000218002316 
'  000218002408 
000218002409 
000218002417 
000218002418 
'000218002608 
000218002609 
'  000218002617 
000218002618 
‘  000218002709 
'000218002713 
'  000218002909 
000218002913 
■  000218003205 


000218003211 
'  000218003212 
000218003213 
'  000218003216 
'  000218003218 
000218003508 


000218003509 
■  000218003517 


000218003518 


000218003605 


000218003611 


000218100308 
'  000218100309 


07/30/94 
08/01/94  ■ 


08/02/94 


06/28/94 
07/30/94  ' 
06/20/94  ■ 


07/21/94 

07/20/94 

07/30/94 

06/20/94 

07/21/94 

07/20/94 

07/22/94 

07/14/94 

07/22/94 

07/14/94 

08/01/94 


07/20/94 

07/19/94 

07/08/94 

07/21/94 

07/14/94 

07/30/94 


06/20/94 

07/21/94 


07/20/94 


08/01/94 


07/20/94 


07/30/941 


5281  2136!  SHIP 


529  5347  SHIP 


SHIP 


SHIP 

SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


000218100318 


000218100408 


000218100410 


000218100413 


000218100415 


000218100418 

000218100508 


07/19/94 


07/25/94 


07/26/94 


07/26/94 


07/21/94 


07/26/94 

07/25/94 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


■KilUmnPKtMl 


SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 


SHIP 


SHIP 


SHIP 


SHIP 

SHIP 

SHIP 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


000218100513 

000218100515 

000218100518 

000218100805 

000218100806 

000218100810 

000218100811 


000218100813 


000218100816 

000218100817 

000218101104 

000218101107 

000218101108 

000218101109 

000218101111 

000218101113 

000218101117 


000218101304 


000218101306 


000218101310 


000218101311 

000218101312 

000218101315 


07/26/94 
07/21/94 
07/26/94  ' 
08/02/94  ■ 
07/30/94 
07/31/94  ' 
07/29/94  ■ 


07/30/94 


07/30/94 
07/30/94  ' 
08/02/94 
07/21/94 ' 
06/27/94  ' 
06/23/94  ' 
07/30/94  ' 
08/01/94  ' 
07/30/94  ■ 


07/31/94 


07/22/94 


07/23/94 


07/26/94 

07/25/94 


07/23/94 


SHIP 

LR1000 

000218100317 

07/21/94 

r 

SHIP 

LR1000 

000218100510 

07/26/94 

N 

N 

N 

N 

N 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No.  _  _ 


SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 


SHIP 


SHIP 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218101316 

000218101317 

000218101318 

000218101604 

000218101606 

000218101610 

000218101611 

000218101612 

000218101615 

000218101616 

000218101617 

000218101618 

000218101804 

000218101815 

000218101904 


000218102005 


2006 


Date  Over- 

_ wrap  Y/N 

_ AUPL _ 


07/19/94 

07/25/94 

07/23/94 

07/31/94 

07/22/94 

07/22/94 

07/26/94 

07/25/94 

07/23/94 

07/19/94 

07/25/94 

07/23/94 

07/22/94 

07/23/94 

07/22/94 


08/02/94 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 

Y/N _ Condensation 


LR1000 


LR1000 


000218102011 


000218102013 


07/29/94  _ P 

07/30/94 


J 

LR1000  1 

000218102016 

07/30/94 

3241  SHIP 
3334  SHIP 


4173  SHIP 


SHIP 


3163  SHIP 


SHIP 


■IllililliiSIIJ 


42071  SHIP 
3281  SHIP 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


000218102017 

'000218102205 


000218102206 


000218102209 


000218102210 


000218102212 


000218102213 


07/30/94 

07/31/94 


08/02/94 


06/23/94 


07/30/94 


08/01/94 


08/02/94 


000218102305 

08/02/94 

000218102306 

07/30/94 

3274  SHIP  LR1000 


000218102310 

000218102311 


000218102313 


07/31/94 

07/29/94 


07/30/94 


1 

LR1000 

000218102316 

1  07/30/94 1 

r 

SHIP 


SHIP 


SHIP 


597  3370  SHIP 


598  2166  SHIP 

599  9175  SHIP 


2158  SHIP 


2134  SHIP 
2328  SHIP 


604 

6312 

SHIP 

605 

6317 

Mina 

606 

4039 

SHIP 

607 

2280 

SHIP 

608 

12972 

SHIP 

609 

1587 

SHIP 

610 

3268 

SHIP 

611 

3395 

SHIP 

612 

3222 

SHIP 

613 

3185 

SHIP 

614 

1778 

SHIP 

615 

2228 

SHIP 

616 

3183 

SHIP 

617 

1781 

SHIP 

618 

2230 

SHIP 

619 

21 43 

SHIP 

620 

4050 

SHIP 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000218102317 


000218102504 


000218102515 


000218102605 


000218102613 


000218102615 

000218102616 


000218102618 


000218102717 


000218102917 

000218103304 

000218103307 

000218103308 

000218103309 

000218103311 

000218103313 

000218103317 

000218103508 

000218103509 

000218103517 


000218103708 

000218103709 

000218103717 

000218103718 

000218103804 


07/30/94 


07/22/94 


07/23/94 


08/01/94 


07/20/94 


07/19/94 
07/21/94  ■ 


07/14/94 


08/02/94 


08/02/94 

08/02/94 

07/21/94 

06/27/94 

06/23/94 

07/30/94 

08/01/94 

07/30/94 

07/30/94 

06/20/94 

07/21/94 


07/30/94 

06/20/94 

07/21/94 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


Date  Over— 

_ wrap  Y/N 

_ AL/PL _ 


621  I  2278 
12962' 


624  3261 


625  3394 

626  3215 

627  3332 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


[000218103807  |  07/21/94[ 


000218103808 

06/27/94 

000218103809 

06/23/94 

000218103811 

07/30/94 

000218103813 

000218103817 

000218200105 


08/01/94 

07/30/94 

07/31/94 


41701 

SHIP 

LR1000 

000218200106 

08/02/94 

629  1487 

630  3171  ' 

631  3357' 

632  4093 
6331  11198' 
6341 

635 1  2341 

636  2026 

637  4208 

638  3284 

639  3350 ' 

640  3132' 

641  3275' 

642  3299 ' 

643  3235 

644  4203 
645 1  3291  ’ 
646 
6471  3129 

648  3272' 

649  3302' 
650 1  3236' 
651 
652^6307 

653  6315' 

654  6316' 

655  6310' 

656  6438 ' 


SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 


SHIP 


SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000218200109 

'000218200110 

'000218200112 

'000218200113 

"000218200116 


000218200213 


000218200309 
'  000218200313 
'  000218200605 
‘  000218200606 
"000218200610 
"000218200611 
'  000218200613 
"000218200616 


06/23/94 
07/30/94  ' 
08/01/94  ' 
08/02/94  ' 
06/28/94  ' 


07/14/94 


07/22/94 

07/14/94 

08/02/94 

07/30/94 

07/31/94 

07/29/94 

07/30/94 

07/30/94 


SHIP 

LR1000 

000218200617 

07/30/94 

LR1000 

LR1000 


000218200705 

000218200706 


08/02/94 

07/30/94 


SHIP 

LR1000 

000218200710 

07/31/94 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000218200711 

000218200713 

000218200716 

000218200717 


07/29/94 

07/30/94 

07/30/94 

07/30/94 


■HQEasn 


LR1000 

000218203817 

08/02/94 

657 
6581  5055 

659  6223 

660  5404 

661  6038 

662  6027 

663  6434 

664  5373 

6651  5116 
666 
6671  5114 
668  6441 

669 1  5T33"^ 

670 

671  6218 

672  5401  ~ 

673  6034 ' 

674  6019  ~ 

675  6431 

676  5376 

677  5112 

678  5111 

679  5115" 

680  6445 

681  5138 " 

682  5053 


LR1000 

1000218203917 

08/02/94 

P 

■ 

LR1000 

1000218204017 

08/02/94 

P 

■ 

1 

1000218204617 

08/02/94 

P 

r 

i 

LR1000 

000218204817 

08/02/94 

P 

■ 

LR1000 

000218205305 

08/07/94 

P 

■ 

► 

LR1000 

000218205310 

07/21/94 

P 

U 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


1000218205312 

000218205313 

000218205314 

000218205315 

000218205316 

000218205317 

000218205405 


08/01/94 
07/26/94  ‘ 
07/28/94 ' 
07/28/94 ' 
08/07/94 ' 
07/25/94  ' 
07/21/94  ' 


000218205406 

07/21/94 

000218205505 

07/21/94 

000218900305 

08/07/94 

000218900310 

07/21/94 

000218900311 

07/19/94 

000218900312 

08/01/94 

000218900313 

07/26/94 

000218900314 

07/28/94 

000218900315 

07/28/94 

000218900316 

08/07/94 

000218900317 

07/26/94 

000219001605 

07/21/94 

000219001805 

07/21/94 

000219100105 

07/21/94 

000219700205 

08/07/94 

000219700210 

07/21/94 

000219700211 

07/19/94 

MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 

Leak  or 

Y/N _ Condensation 


Appendix  1 .2.1 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

683 

6220 

SHIP 

LR1000 

000219700212 

08/01/94 

P 

N 

N 

684 

5409 

SHIP 

LR1000 

000219700213 

07/26/94 

P 

N 

N 

685 

6041 

SHIP 

LR1000 

000219700214 

07/28/94 

P 

N 

N 

686 

6022 

SHIP 

LR1000 

000219700215 

07/28/94 

P 

N 

N 

687 

6435 

SHIP 

LR1000 

000219700216 

08/07/94 

P 

N 

N 

688 

5374 

SHIP 

LR1000 

000219700217 

07/25/94 

P 

N 

N 

689 

5351 

SHIP 

LR1000 

000219700508 

07/25/94 

P 

N 

N 

690 

5395 

SHIP 

LR1000 

000219700510 

07/26/94 

P 

N 

N 

691 

5423 

SHIP 

LR1000 

000219700513 

07/26/94 

P 

N 

N 

692 

5141 

SHIP 

LR1000 

000219700515 

07/21/94 

P 

N 

N 

693 

5385 

SHIP 

LR1000 

000219700518 

07/26/94 

P 

N 

N 

694 

2290 

SHIP 

LR1000 

444416404111 

07/21/94 

P 

N 

N 

695 

2289 

SHIP 

LR1000 

555516303911 

07/21/94 

P 

N 

N 

696 

2335 

SHIP 

LR1000 

555516404208 

07/22/94 

P 

N 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  3 


MOISTURE:  0 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

1 

8240 

SHIP 

LR500 

000018202905 

07/30/94 

P 

N 

N 

8297 

SHIP 

LR500 

000018202910 

07/30/94 

P 

N 

N 

SHIP 

LR500 

000018202911 

07/20/94 

P 

N 

N 

SHIP 

LR500 

000018202913 

07/22/94 

P 

N 

N 

SHIP 

LR500 

000018202914 

P 

N 

N 

6 

7451 

LR500 

000018202916 

P 

N 

/ 

N 

7 

8059 

LR500 

000018202917 

07/27/94 

P 

mm 

■H 

8 

8121 

SHIP 

LR500 

000018202918 

07/28/94 

P 

N 

N 

9 

8246 

SHIP 

LR500 

00021302205 

07/30/94 

P 

N 

N 

10 

8304 

SHIP 

LR500 

00021302210 

P 

N 

N 

11 

7406 

SHIP 

LR500 

00021302211 

07/20/94 

P 

N 

N 

12 

7483 

SHIP 

LR500 

00021302213 

P 

mm 

■H 

13 

8511 

SHIP 

LR500 

00021302214 

08/02/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

14 

7442 

SHIP 

LR500 

00021302216 

07/21/94 

P 

Y 

MOLD  ON  BAG 

N 

15 

8067 

SHIP 

LR500 

00021302217 

07/27/94 

P 

mm 

■H 

16 

8124 

SHIP 

LR500 

00021302218 

07/28/94 

P 

N 

N 

17 

8485 

SHIP 

LR500 

000218201205 

08/02/94 

P 

N 

N 

18 

8484 

SHIP 

LR500 

000218201305 

08/02/94 

P 

N 

N 

19 

8474 

SHIP 

LR500 

000218201405 

08/02/94 

P 

N 

N 

20 

8393 

SHIP 

LR500 

000218201406 

07/31/94 

P 

N 

N 

21 

10039 

SHIP 

LR500 

000218201810 

08/07/94 

P 

N 

N 

22 

7261 

SHIP 

LR500 

000218201811 

07/20/94 

P 

N 

Y 

LEAK 

23 

1570 

SHIP 

LR500 

000218201813 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

24 

8193 

SHIP 

LR500 

000218201816 

07/28/94 

P 

N 

N 

25 

8237 

SHIP 

LR500 

000218201905 

07/30/94 

P 

N 

N 

26 

8301 

SHIP 

LR500 

000218201910 

07/30/94 

P 

N 

N 

27 

7395 

SHIP 

LR500 

000218201911 

07/20/94 

P 

mm 

■H 

28 

7473 

SHIP 

LR500 

000218201913 

07/22/94 

P 

N 

N 

29 

8519 

SHIP 

LR500 

000218201914 

08/02/94 

P 

N 

N 

30 

7448 

SHIP 

!  LR500 

000218201916 

07/21/94 

P 

N 

■H 

31 

8066 

SHIP 

:  LR500 

000218201917 

07/27/94 

P 

mm. 

■H 

32 

8120 

SHIP 

LR500 

000218201918 

P 

N 

N 

33 

8239 

SHIP 

LR500 

000218202005 

07/30/94 

P 

N 

N 

34 

8302 

SHIP 

LR500 

000218202010 

07/30/94 

P 

N 

■H 

35 

7404 

SHIP 

LR500 

000218202011 

07/20/94 

P 

N 

N 

36 

7478 

SHIP 

LR500 

000218202013 

07/22/94 

P 

■H 

■HI 

37 

8516 

SHIP 

LR500 

000218202014 

08/02/94 

P 

N 

N 

38 

7445 

SHIP 

LR500 

000218202016 

07/21/94 

P 

■HI 

■H 

39 

7580 

SHIP 

LR500 

000218202407 

07/24/94 

P 

■HI 

■H 

40 

8349 

SHIP 

LR500 

000218202413 

07/31/94 

P 

■HI 

■H 

41 

8159 

SHIP 

LR500 

000218202414 

07/28/94 

P 

■HI 

■HI 

42 

8163 

SHIP 

LR500 

000218202415 

07/28/94 

P 

N 

N 

43 

1523 

SHIP 

LR500 

000218202508 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

44 

12254 

SHIP 

LR500 

000218202514 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

45 

8489 

SHIP 

LR500 

000218202517 

08/02/94 

P 

■HI 

■HI 

46 

1528 

SHIP 

LR500 

000218202608 

06/24/94 

N/A 

N 

■HI 

47 

12259 

SHIP 

LR500 

000218202614 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

48 

8486 

SHIP 

LR500 

000218202617 

HQH 

■HI 

■HI 

49 

7585 

SHIP 

LR500 

000218202707 

p 

N 

N 

50 

8344 

SHIP 

LR500 

000218202713 

07/31/94 

■HI 

■HI 

51 

8151 

SHIP 

LR500 

000218202714 

p 

N 

N 

52 

8170 

SHIP 

LR500 

000218202715 

iimii 

■HI 

■HI 

53 

12735 

SHIP 

LR500 

000218202718 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

54 

8476 

SHIP 

LR500 

000218202805 

WEMm 

BQil 

■HI 

■HI 

55 

8394 

SHIP 

LR500 

000218202806 

07/31/94 

P 

N 

N 

56 

12877 

SHIP 

LR500 

000218202812 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

57 

1693 

SHIP 

LR500 

000218204110 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

58 

7260 

SHIP 

LR500 

000218204111 

07/20/94 

P 

N 

N 

59 

1577 

SHIP 

LR500 

000218204113 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

60 

8198 

SHIP 

LR500 

000218204116 

07/28/94 

P 

N 

N 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

61 

7259 

SHIP 

LR500 

000218204211 

07/20/94 

P 

N 

N 

62 

1576 

SHIP 

LR500 

000218204213 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

63 

8195 

SHIP 

LR500 

000218204216 

07/28/94 

P 

N 

KBI 

64 

8236 

SHIP 

LR500 

000218204405 

07/30/94 

mm 

■Oil 

65 

8300 

SHIP 

LR500 

000218204410 

07/30/94 

p 

N 

N 

66 

7402 

SHIP 

LR500 

p 

N 

N 

67 

7475 

SHIP 

LR500 

000218204413 

07/22/94 1 

p 

N 

■SI 

68 

8515 

SHIP 

LR500 

000218204414 

■SI 

69 

7443 

SHIP 

LR500 

p 

wm 

■SI 

70 

8062 

SHIP 

LR500 

000218204417 

07/27/94 

p 

N 

■SI 

71 

8122 

SHIP 

LR500 

000218204418 

07/28/94 

p 

N 

N 

72 

1524 

SHIP 

LR500 

000218204508 

06/24/94 

N 

N 

73 

LR500 

000218204514 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

74 

8494 

SHIP 

LR500 

000218204517 

P 

■SI 

75 

1687 

SHIP 

LR500 

000218205010 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

76 

7247 

SHIP 

LR500 

000218205011 

07/19/94 

P 

mm 

77 

1579 

SHIP 

LR500 

000218205013 

N/A 

wm 

■SI 

78 

8191 

SHIP 

LR500 

000218205016 

P 

mm 

■SI 

79 

7250 

SHIP 

LR500 

000218205111 

07/19/94 

P 

N 

N 

80 

1574 

SHIP 

LR500 

000218205113 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

81 

8187 

SHIP 

LR500 

000218205116 

07/28/94 

P 

N 

■s 

82 

1525 

SHIP 

LR500 

000218205908 

06/24/94 

N/A 

N 

■s 

83 

12256 

SHIP 

LR500 

000218205914 

06/28/94 

N/A 

■s 

84 

8492 

SHIP 

LR500 

000218205917 

08/02/94 

P 

N 

85 

1520 

SHIP 

LR500 

000218206008 

06/24/94 

mm 

86 

12263 

SHIP 

LR500 

000218206014 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

87 

8496 

SHIP 

LR500 

000218206017 

P 

N 

■s 

88 

1527 

SHIP 

LR500 

000218300108 

MiUM 

mm 

■s 

89 

12258 

SHIP 

LR500 

000218300114 

BQi 

N 

N 

90 

8491 

SHIP 

LR500 

000218300117 

P 

N 

N 

91 

7578 

SHIP 

LR500 

000218300207 

07/24/94 

P 

N 

N 

92 

8350 

SHIP 

LR500 

000218300213 

07/31/94 

P 

N 

N 

93 

8161 

SHIP 

LR500 

000218300214 

07/28/94 

P 

N 

N 

94 

8165 

SHIP 

LR500 

000218300215 

07/28/94 

P 

N 

N 

95 

12733 

SHIP 

LR500 

000218300218 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

96 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

97 

7246 

SHIP 

LR500 

000218300311 

07/19/94 

P 

N 

N 

98 

LR500 

000218300313 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

99 

LR500 

07/28/94 

P 

N 

N 

100 

LR500 

07/24/94 

P 

N 

N 

101 

LR500 

07/31/94 

P 

N 

N 

102 

8162 

SHIP 

LR500 

000218300414 

07/28/94 

P 

N 

N 

103 

000218300415 

07/28/94 

P 

N 

N 

104 

MSlIJi 

000218300418 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

105 

1697 

SHIP 

06/23194 

N/A 

N 

N 

106 

7249 

SHIP 

LR500 

000218300511 

07/19/94 

P 

N 

N 

107 

1572 

SHIP 

000218300513 

N/A 

N 

N 

108 

000218300516 

P 

N 

N 

109 

1  LR500 

000218300605 

08/02/94 

P 

N 

N 

110 

8400 

07/31/94 

P 

N 

N 

111 

12887 

SHIP 

LR500 

000218300612 

06/27/94 

N/A 

{■S 

112 

1694 

SHIP 

LR500 

000218300710 

06/23/94 

N/A 

IKH 

!«■ 

113 

7243 

SHIP 

LR500 

000218300711 

07/19/94 

P 

N 

N 

114 

1575 

SHIP 

LR500 

000218300713 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

115 

8189 

SHIP 

LR500 

000218300716 

07/28/94 

P 

N 

N 

116 

1521 

SHIP 

LR500 

N 

N 

117 

12264 

SHIP 

LR500 

i  00021 830081 4 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

118 

8495 

SHIP 

LR500 

N 

N 

119 

8377 

SHIP 

LR500 

07/31/94 

P 

N 

N 

120 

1385 

SHIP 

LR500 

1000218300906 

06/23/94 

N/A 

IHI 

!■!■ 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

121 

7290 

SHIP 

LR500 

000218300908 

07/20/94 

P 

N 

N 

122 

10029 

SHIP 

LR500 

000218300909 

08/07/94 

P 

N 

N 

123 

7434 

SHIP 

LR500 

000218300911 

07/21/94 

P 

N 

N 

124 

10320 

SHIP 

LR500 

000218300914 

07/06/94 

mm 

■a 

125 

1760 

SHIP 

LR500 

000218300918 

06/20/94 

N/A 

mm 

mm 

126 

8345 

SHIP 

LR500 

000218301013 

07/31/94 

P 

N 

mm 

127 

8160 

SHIP 

LR500 

000218301014 

07/28/94 

P 

N 

wm 

128 

8166 

SHIP 

LR500 

000218301015 

07/28/94 

P 

N 

WEm 

129 

12738 

SHIP 

LR500 

000218301018 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

130 

8481 

SHIP 

000218301605 

08/02/94 

P 

N 

N 

8395 

SHIP 

LR500 

000218301606 

07/31/94 

P 

N 

■a 

12886 

SHIP 

LR500 

000218301612 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

8378 

SHIP 

000218301705 

07/31/94 

P 

N 

N 

1387 

SHIP 

000218301706 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

135 

7296 

SHIP 

000218301708 

07/20/94 

P 

N 

■ai 

136 

10035 

SHIP 

LR500 

000218301709 

08/07/94 

P 

N 

■ai 

137 

7430 

SHIP 

LR500 

000218301711 

07/21/94 

P 

N 

■ai 

138 

10681 

SHIP 

LR500 

000218301714 

07/06/94 

P 

N 

■ai 

139 

1769 

SHIP 

LR500 

000218301718 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

140 

7577 

SHIP 

LR500 

000218301807 

07/24/94 

P 

■ai 

141 

8353 

SHIP 

LR500 

000218301813 

07/31/94 

P 

■Oil 

■a 

142 

8158 

SHIP 

LR500 

000218301814 

07/28/94 

P 

N 

■a 

143 

8171 

SHIP 

LR500 

000218301815 

07/28/94 

P 

N 

■a 

144 

1526 

SHIP 

LR500 

000218301908 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

145 

12261 

SHIP 

LR500 

000218301914 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

146 

8488 

SHIP 

LR500 

000218301917 

08/02/94 

P 

N 

N 

147 

1696 

SHIP 

LR500 

000218302010 

06/23/94 

N/A 

N 

■a 

148 

7248 

SHIP 

LR500 

000218302011 

07/19/94 

P 

mm 

■a 

149 

1571 

SHIP 

LR500 

000218302013 

06/24/94 

N/A 

N 

■a 

150 

8196 

SHIP 

LR500 

000218302016 

07/28/94 

P 

N 

■a 

151 

7582 

SHIP 

LR500 

000218302107 

07/24/94 

P 

mm 

■a 

152 

8348 

SHIP 

LR500 

000218302113 

07/31/94 

P 

N 

N 

153 

8152 

SHIP 

LR500 

000218302114 

07/28/94 

P 

N 

N 

154 

8164 

SHIP 

LR500 

000218302115 

07/28/94 

P 

N 

N 

155 

12731 

SHIP 

LR500 

000218302118 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

156 

8376 

SHIP  i 

LR500 

000218302305  ! 

07/31/94 

P 

N 

N 

157 

1384 

SHIP 

LR500 

000218302306 

06/23/94 

N/A 

N 

■a 

158 

7289 

SHIP 

LR5Q0 

000218302308 

07/20/94 

P 

N 

■a 

159 

10025 

SHIP 

LR500 

000218302309 

08/07/94 : 

P  i 

mm 

160 

7431 

SHIP 

LR500 

000218302311 

07/21/94 

P 

mm 

161 

10323 

SHIP 

LR500 

000218302314 

07/06/94 

P 

mm 

■S 

162 

1764 

SHIP 

LR500 

000218302318 

06/20/94 

N/A 

N 

■a 

163 

8374 

SHIP 

LR500 

000218302405 

07/31/94 

P 

N 

N 

164 

1383 

SHIP 

LR500 

000218302406 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

165 

7292 

SHIP 

LR500 

000218302408 

07/20/94 

P 

N 

N 

166 

10027 

SHIP 

LR500 

000218302409 

08/07/94 

P 

N 

N 

167 

7433 

SHIP 

LR500 

000218302411 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

168 

10324 

SHIP 

LR500 

000218302414 

07/06/94 

P 

N 

mm 

169 

1761 

SHIP 

LR500 

000218302418 

06/20/94 

N/A 

N 

WEm 

170 

8235 

SHIP 

LR500 

000218302505 

07/29/94 

P 

N 

N 

171 

8299 

SHIP 

LR500 

000218302510 

07/30/94 

P 

N 

N 

172 

7396 

SHIP 

LR500 

000218302511 

07/20/94 

P 

N 

\mm 

173 

7472 

SHIP 

LR500 

000218302513 

07/22/94 

P 

wmm 

mm 

174 

8520 

SHIP 

LR500 

000218302514 

08/02/94 

P 

mm 

mm 

175 

7446 

SHIP 

LR500 

000218302516 

07/21/94 

P 

N 

N 

176 

8065 

SHIP 

LR500 

000218302517 

07/27/94 

P 

N 

N 

177 

8119 

SHIP 

LR500 

000218302518 

07/28/94 

P 

N 

\mm 

178 

8369 

SHIP 

LR500 

000218302605 

07/31/94 

P 

■a 

WEm 

179 

1391 

SHIP 

LR500 

000218302606 

06/23/94 

N/A 

■a 

\WEm 

180 

7293 

SHIP 

LR500 

000218302608 

07/20/94 

P 

■a 

LJL. 
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MOLD 

MOISTURE 

■ 

Site  1 

Product  1 

Bag  Number  | 

Date  1 

Over-| 

Location 

Leak  or 

■ 

■SB 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

181 

o 

o 

SHIP 

LR500 

000218302609 

08/07/94 

P 

N 

N 

182 

7432 

SHIP 

000218302611 

07/21/94 

P 

N 

N 

183 

10317 

SHIP 

000218302614 

07/06/94 

P 

N 

N 

184 

7583 

SHIP 

LR500 

000218302707 

07/24/94 

P 

N 

N 

185 

8346 

SHIP 

LR500 

000218302713 

07/31/94 

P 

N 

N 

186 

8156 

SHIP 

LR500 

000218302714 

07/28/94 

mm 

mm\ 

187 

8173 

SHIP 

LR500 

000218302715 

07/28/94 

P  1 

Nj 

NJ 

188 

8372 

SHIP 

LR500 

000218302805 

07/31/94 

■OH 

mmi 

KHI 

189 

1388 

SHIP 

LR500 

000218302806 

06/23/94 

N/A 

■Oil 

N 

190 

7297 

SHIP 

LR500 

000218302808 

07/20/94 

P 

N 

N 

191 

10030 

SHIP 

LR500 

000218302809 

08/07/94 

P 

N 

N 

192 

7439 

SHIP 

LR500 

000218302811 

07/21/94 

P 

N 

N 

193 

10325 

SHIP 

LR500 

000218302814 

07/06/94 

P 

N 

N 

194 

1762 

SHIP 

LR500 

000218302818 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

195 

8371 

SHIP 

LR500 

000218302905 

07/31/94 

P 

N 

N 

196 

1382 

SHIP 

LR500 

000218302906 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

197 

7298 

SHIP 

LR500 

000218302908 

07/20/94 

P 

N 

N 

198 

10028 

SHIP 

LR500 

000218302909 

08/07/94 

P 

mm 

N 

199 

7441 

SHIP 

LR500 

000218302911 

07/21/94 

P 

N 

N 

200 

10318 

SHIP 

LR500 

000218302914 

07/06/94 

P 

N 

N 

201 

1767 

SHIP 

LR500 

000218302918 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

202 

8368 

SHIP 

LR500 

000218303005 

07/31/94 

P 

N 

N 

203 

1389 

SHIP 

LR500 

000218303006 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

204 

7294 

SHIP 

LR500 

000218303008 

07/20/94 

P 

N 

N 

205 

10026 

SHIP 

LR500 

000218303009 

08/07/94 

P 

mm 

■B! 

206 

7436 

SHIP 

LR500 

000218303011 

07/21/94 

P 

N 

N 

207 

10682 

SHIP 

LR500 

000218303014 

07/06/94 

P 

N 

N 

208 

1766 

SHIP 

LR500 

000218303018 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

209 

8241 

SHIP 

LR500 

000218303105 

07/30/94 

P 

N 

N 

210 

8296 

SHIP 

LR500 

000218303110 

07/30/94 

P 

N 

KB 

211 

7398 

SHIP 

LR500 

000218303111 

07/20/94 

P 

N 

N 

212 

7480 

SHIP 

LR500 

000218303113 

07/22/94 

P 

mm 

KB 

213 

8518 

SHIP 

LR500 

000218303114 

08/02/94 ; 

P 

N 

N 

214 

7449 

SHIP 

LR500 

000218303116 

07/21/94 

P 

N 

N 

215 

8060 

SHIP 

LR500 

000218303117 

07/27/94 

P 

N 

N 

216 

8118 

SHIP 

LR500 

000218303118 

07/28/94 

P 

N 

N 

217 

8367 

SHIP 

LR500 

000218303205 

07/31/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

218 

1390 

SHIP 

LR500 

000218303206  1 

06/23/94 

mm 

219 

7295 

SHIP 

LR500 

000218303208 

07/20/94 

P 

N 

N 

220 

10036 

SHIP 

LR500 

000218303209 

08/07/94 

P 

N 

N 

221 

7437 

SHIP 

LR500 

000218303211 

07/21/94 

P 

N 

N 

222 

10322 

SHIP 

LR500 

000218303214 

07/06/94 

P 

N 

N 

223 

1768 

SHIP 

LR500 

000218303218 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

224 

8243 

SHIP 

LR500 

000218303305 

07/30/94 

P 

N 

N 

225 

8305 

SHIP 

LR500 

000218303310 

07/30/94 

P 

N 

N 

226 

7403 

SHIP 

LR500 

000218303311 

07/20/94 

P 

N 

N 

227 

7481 

SHIP 

LR500 

000218303313 

07/22/94 

P 

N 

N 

228 

8125 

SHIP 

LR500 

000218303318 

07/28/94 

P 

N 

N 

229 

8375 

SHIP 

LR500 

000218303405 

07/31/94 

P 

N 

N 

230 

1381 

SHIP 

LR500 

000218303406 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

231 

7291 

SHIP 

LR500 

000218303408 

07/20/94 

P 

N 

N 

232 

10032 

SHIP 

LR500 

000218303409 

08/07/94 

P 

N 

N 

233 

7438 

SHIP 

LR500 

000218303411 

07/21/94 

P 

N 

N 

234 

10321 

SHIP 

LR500 

000218303414 

07/06/94 

P 

N 

N 

235 

1763 

SHIP 

LR500 

000218303418 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

236 

1529 

SHIP 

LR500 

000218303508 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

237 

12262 

SHIP 

LR500 

000218303514 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

238 

8490 

SHIP 

LR500 

000218303517 

08/02/94 

P 

N 

N 

239 

8244 

SHIP 

LR500 

000218303605 

07/30/94 

P 

N 

N 

240 

8298 

SHIP 

LR500 

000218303610 

07/30/94 

P 

N 

N 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  U8S  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

■ 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

AL/PL 

7400 

SHIP 

000218303611 

P 

N 

N 

7479 

SHIP 

000218303613 

P 

N 

N 

243 

8517 

SHIP 

LR500 

000218303614 

08/02/94 

P 

N 

N 

244 

7444 

SHIP 

LR500 

000218303616 

07/21/94 

P 

N 

N 

245 

8061 

SHIP 

LR500 

000218303617 

07/27/94 

P 

N 

N 

246 

8127 

SHIP 

LR500 

000218303618 

07/28/94 

P 

N 

N 

247 

8245 

SHIP 

LR500 

000218303705 

07/30/94 

P 

N 

N 

248 

8295 

SHIP 

LR500 

000218303710 

07/30/94 

P 

N 

N 

249 

7397 

SHIP 

LR500 

000218303711 

07/20/94 

P 

N 

N 

250 

7482 

SHIP 

LRSdo 

000218303713 

07/22/94 

P 

N 

N 

251 

8510 

SHIP 

LR500 

000218303714 

08/02/94 

P 

mm 

N 

252 

7447 

SHIP 

LR500 

000218303716 

07/21/94 

P 

N 

N 

253 

8064 

SHIP 

LR500 

000218303717 

07/27/94 

P 

N 

N 

254 

8117 

SHIP 

LR500 

000218303718 

07/28/94 

P 

255 

7584 

SHIP 

LR500 

000218303807 

07/24/94 

P 

N 

N 

256 

8354 

SHIP 

LR500 

000218303813 

07/31/94 

P 

N 

N 

257 

8154 

SHIP 

LR500 

000218303814 

07/28/94 

P 

N 

N 

258 

8168 

SHIP 

LR500 

000218303815 

07/28/94 

P 

mm 

HH 

259 

12730 

SHIP 

LR500 

000218303818 

07/06/94 

mm 

■a 

260 

7245 

SHIP 

LR500 

000218303911 

07/19/94 

P 

N 

N 

261 

1578 

SHIP 

LR500 

000218303913 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

262 

8197 

SHIP 

LR500 

000218303916 

07/28/94 

P 

N 

N 

263 

8373 

SHIP 

LR500 

000218304005 

07/31/94 

P 

N 

N 

264 

1392 

SHIP 

LR500 

000218304006 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

265 

7299 

SHIP 

LR500 

000218304008 

07/20/94 

P 

N 

N 

266 

10034 

SHIP 

LR500 

000218304009 

08/07/94 

P 

N 

N 

267 

7440 

SHIP 

LR500 

000218304011 

07/21/94 

P 

N 

N 

268 

10319 

SHIP 

LR500 

000218304014 

07/06/94 

P 

wm 

Ka 

269 

1759 

SHIP 

LR500 

000218304018 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

270 

1698 

SHIP 

LR500 

000218304110 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

271 

7244 

SHIP 

LR500 

000218304111 

07/19/94 

P 

N 

mm 

272 

1581 

SHIP 

LR500 

000218304113 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

273 

8192 

SHIP 

LR500 

000218304116 

07/28/94 

P 

N 

N 

274 

8242 

SHIP 

LR500 

000218304205 

07/30/94 

P 

N 

N 

275 

8303 

SHIP 

LR500 

000218304210 

07/30/94 

P 

N 

N 

276 

7401 

SHIP 

LR500 

000218304211 

07/20/94 

P 

N 

N 

277 

7476 

SHIP 

LR500 

000218304213 

07/22/94 

P 

mm 

KB 

278 

8514 

SHIP 

LR500 

000218304214 

08/02/94 

P 

mm 

KB 

279 

7452 

SHIP 

LR500 

000218304216 

07/21/94 

P 

N 

N 

280 

8063 

SHIP 

LR500 

000218304217 

07/27/94 

P 

N 

N 

281 

8123 

SHIP 

LR500 

000218304218 

07/28/94 

P 

N 

N 

282 

8343 

SHIP 

LR500 

000218304313 

07/31/94 

P 

N 

N 

283 

8155 

SHIP 

LR500 

000218304314 

07/28/94 

P 

N 

N 

284 1 

8167 

SHIP 

LR500 

000218304315 

07/28/94 

P 

N 

N 

285 1 

12737 

SHIP 

LR500 

000218304318 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

286! 

SHIP 

LR500 

000218304405 

07/30/94 

P 

N 

N 

287 

SHIP 

LR500 

000218304410 

07/30/94 

P 

N 

N 

288 

7399 

SHIP 

LR500 

000218304411 

07/20/94 ! 

P 

N 

N 

289 

WiL'tLX 

SHIP 

LR500 

000218304413 

07/22/94 

P 

N 

N 

290 

SHIP 

LR500 

000218304414 

08/02/94 

P 

N 

N 

291 

7450 

SHIP 

000218304416  ^ 

07/21/94 

P 

N 

N 

292 

8068 

SHIP 

000218304417 

07/27/94 

P 

N 

N 

293 

8126 

SHIP 

LR500 

000218304418 

07/28/94 

P 

N 

N 

294 

8483 

SHIP 

LR500 

000218304505 

08/02/94 

P 

N 

N 

295 

8396 

SHIP 

LR500 

000218304506 

07/31/94 

P 

N 

N 

296 

12888 

SHIP 

LR500 

000218304512 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

297 

8351 

SHIP 

LR500 

000218304613 

07/31/94 

P 

N 

N 

298 

8153 

SHIP 

LR500 

000218304614 

07/28/94 

P 

N 

N 

299 

8174 

SHIP 

LR500 

000218304615 

07/28/94 

P 

N 

N 

300 

12736 

SHIP 

LR500 

000218304618 

07/06/94 

N/A 

N 

N 
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Appendix  1 .2.2  REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  2  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

301 

8370 

SHIP 

LR500 

000218304705 

07/31/94 

P 

N 

N 

302 

1386 

SHIP 

LR500 

000218304706 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

303 

7288 

SHIP 

LR500 

000218304708 

07/20/94 

P 

N 

N 

304 

10033 

SHIP 

LR500 

000218304709 

08/07/94 

P 

N 

N 

305 

7435 

SHIP 

LR500 

000218304711 

07/21/94 

P 

mm 

KB 

306 

SHIP 

000218304714 

07/06/94 

P 

N 

N 

307 

1765 

SHIP 

000218304718 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

308 

SHIP 

LR500 

000218304808 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

309 

12257 

SHIP 

LR500 

000218304814 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

310 

8487 

SHIP 

LR500 

000218304817 

08/02/94 

P 

N 

N 

311 

7579 

SHIP 

LR500 

000218304907 

07/24/94 

P 

N 

N 

312 

8347 

SHIP 

LR500 

000218304913 

07/31/94 

P 

KB 

flZfl 

313 

8157 

SHIP 

LR500 

000218304914 

07/28/94 

P 

N 

N 

314 

8169 

SHIP 

000218304915 

mnmm 

P 

N 

N 

315 

tmi 

HSSEH 

000218304918 

N/A 

N 

N 

316 

1531 

SHIP 

000218305009 

06/24/94 

1  N/A 

N 

N 

317 

12255 

SHIP 

MIsLfiltM 

000218305014 

06/28/94 

'  N/A 

N 

N 

318 

8493 

SHIP 

LR500 

000218305017 

08/02/94 

P 

N 

N 

319 

1522 

SHIP 

LR500 

000218305108 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

320 

12260 

SHIP 

LR500 

000218305114 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

321 

8497 

SHIP 

LR500 

000218305117 

08/02/94 

P 

N 

N 

1695 

SHIP 

LR500 

000218305210 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

7262 

SHIP 

000218305211 

07/20/94 

P 

N 

N 

1573 

SHIP 

000218305213 

N/A 

N 

N 

325 

8188 

SHIP 

LR500 

000218305216 

P 

N 

N 

326 

8482 

SHIP 

LR500  . 

000219000105 

08/02/94 

P 

N 

N 

327 

8397 

SHIP 

LR500 

000219000106 

P 

N 

N 

328 

8475 

SHIP 

LR500 

000219000405  ! 

08/02/94 

P 

N 

N 

329 

8392 

SHIP 

000219000406  i 

07/31/94 

P 

N 

N 

330 

8479 

SHIP 

000219000505 

08/02/94 

P 

N 

N 

331 

8391 

SHIP 

LR500 

000219000506 

07/31/94 

P 

HB 

Bn 

332 

8478 

SHIP 

LR500 

000219500305 

08/02/94 

P 

N 

N 

333 

8398 

SHIP 

LR500 

000219500306  1 

07/31/94 

P 

N 

N 

Kc  1 

8480 

SHIP 

LR500 

000219500405  ' 

08/02/94 

P 

N 

N 

Kcd 

8399 

SHIP 

LR500 

000219500406 

07/31/94 

P 

N 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  3 


MOISTURE:  1 
(LEAK:  1) 
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REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  2  YEARS 

1000  ML  NACL  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

1 

1136 

SHIP 

NA1000 

000217701516 

06/17/94 

P 

N 

N 

2 

000217702318 

06/23/94 

P 

N 

N 

3 

1454 

SHIP 

NA1000 

000217800118 

06/23/94 

P 

N 

mm 

4 

1456 

SHIP 

NA1000 

000217800318 

06/23/94 

P 

mm 

N 

5 

1450 

SHIP 

NA1000 

000217800518 

06/23/94 

P 

mm 

N 

6 

1133 

SHIP 

NA1000 

000217801616 

06/17/94 

P 

mm 

N 

7 

1139 

SHIP 

NA1000 

000217802016 

06/17/94 

P 

mm 

mm 

8 

1132 

SHIP 

NA1000 

000217901116 

06/17/94 

P 

N 

N 

9 

1137 

SHIP 

NA1000 

000217902016 

06/17/94 

P 

wm 

mm 

10 

1138 

SHIP 

NA1000 

000217902716 

06/17/94 

P 

mm 

N 

1.1 

SHIP 

NA1000 

000218001316 

06/17/94 

P 

WEM 

N 

12 

SHIP 

NA1000 

000218001416 

06/17/94 

P 

wm 

mm 

13 

SHIP 

NA1000 

000218101816 

06/17/94 

P 

mm 

N 

14 

1135 

SHIP 

NA1000 

000218102516 

06/17/94 

P 

mm 

mm 

15 

1459 

SHIP 

NA1000 

000218102718 

06/23/94 

P 

wm 

N 

16 

1455 

SHIP 

NA1000 

000218203818 

06/23/94 

P 

mm 

N 

17 

SHIP 

NA1000 

000218203918 

06/23/94 

P 

mm 

mm 

18 

NA1000 

000218204018 

06/23/94 

P 

mm 

wm 

19 

1457 

SHIP 

NA1000 

000218204618 

06/23/94 

P 

mm 

wm 

20 

1458 

SHIP 

NA1000 

000218204810 

06/23/94 

P 

N 

[ 

mm 

21 

12867 

SHIP 

NA1000 

000218205506 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

22 

12868 

SHIP 

NA1000 

000219001606 

06/27/94 

P 

N 

mm 

23 

12866 

SHIP 

NA1000 

000219001806 

06/27/94 

P 

N 

■2Wi 

24 

12869 

SHIP 

NA1000 

000219100106 

06/27/94 

P 

N 

mm 

25 

12870 

SHIP 

NA1000 

000219502206 

06/27/94 

P 

mm 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  0 


MOISTURE:  0 
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3000  ML  RCW  SOLUTION  USS  WASP 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

ALyPL 

1 

1076 

SHIP 

RCW 

000217801304 

06/17/94 

P 

N 

N 

2 

1078 

SHIP 

RCW 

000217801504 

06/17/94 

P 

N 

N 

3 

12780 

SHIP 

RCW 

000217801704 

08/07/94! 

P 

N 

N 

12778 

SHIP 

RCW 

P 

N 

N 

000217901804 

06/17/94 

P 

N 

N 

000218002204 

08/07/94 

P 

■a 

000218003404 

06/17/94 

P 

N 

N 

8 

1077 

SHIP 

RCW 

P 

N 

N 

9 

12777 

SHIP 

RCW 

000218203404 

08/07/94 

P 

N 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  0 


MOISTURE:  0 


Appendix  1 .3.1 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  1.5  TO  2  YEARS 


1000  ML  LACTATED  RiNGERS  ARMY  1 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No.  _ 


Date  Over- 

_ wrap  Y/N 

AL/PL 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE _ 

Leak  or 
Condensation 


1  10338 

2  1157 

3  1287 


1289 


1284 


1152 

1786 


1156 


1785 


1784 


1153 
22 1  1783 

23  1782 

24  9202 

25  1154 

26  1787 

27  1155 

28  1788 

29  2255 

30  4195 

31  1609 

32  4189 

33  1614 

34  4191 

35  1612 

36  4194 

37  1615 

38  4190 

39  1607 

40  4198 

41  1620 

42  4199 

43  1610 

44  6013 

45  5440 

46  6365 

47  6366 

48  5501 

49  6098 

50  6184 

51  6227 

52  5060 

53  6163 

54  5175 

55  5323 

56  2006 

57  1352 

58  2396 

59  1354 

60  5325 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 
ARMY  " 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 
ARMY 
'  ARMY  ~ 
'  ARMY  ^ 
'  ARMY  ~ 
'  ARMY  “ 
'  ARMY  “ 
'  ARMY 
ARMY 
ARMY 
’  ARMY  " 
'  ARMY  “ 
ARMY  ~ 
ARMY  ~ 
'  ARMY 
'  ARMY  "" 
'  ARMY  ^ 
’  ARMY  “ 
ARMY 
'  ARMY 
ARMY 
'  ARMY 
ARMY 
'  ARMY 
■  ARMY 
ARMY 
‘  ARMY 
'  ARMY  ~ 
'  ARMY 
ARMY 
'  ARMY 
ARMY  " 
ARMY 
ARMY 
'  ARMY  ~ 
'  ARMY  ~ 
‘  ARMY  ““ 
ARMY  “ 
“  ARMY 
ARMY 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000026900906 

000027101705 

000027202812 

000027202812 


000027203112 

000027404112 


07/06/94 

06/20/94 

06/22/94 

06/22/94 


06/22/94 

06/22/94 


000027404512 

06/22/94 

2 

100002750461 

2 

06/22/94 1 

1000027703312  | 

1  06/22/94 1 

000027703712 


000027903912 
“  000027903918 


000027904012 


000027904212 


000028002405 
"  000028002407 


000028002605 


000028002607 


000028101707 
'  000028301305 
'  000028301307 
'  000028301307 
'  000028301518 
'  000028403505 
'  000028403507 
'  000028403705 
'  000028403707 
‘  000028801814 
“  000412800212 
'  000412800216 
'  000412800512 
'  000412800516 
‘  000412901812 
'  000412901816 
'  000413002312 
"  000413002316 
'  000413002512 
'  000413002516 
'  000413200912 
'  000413200916 
'  000413201012 
'  000413201016 
'  000413202104 
~  000413202105 
'  000413202106 
’  000413202111 
'  000413202112 
'  000413202115 
~  000413202116 
"  000413202117 
'  000413301104 
'  000413301106 
"  000413301109 
'  000413302507 
'  000413302508 
"  000413302513 
'  000413303007 
"000413303013 
"  000413400207 


06/22/94 


06/22/94 
07/01/94  ■ 


06/22/94 


06/22/94 


06/20/94 
06/20/94  ■ 


06/20/94 


06/20/94 


06/20/94 


06/20/94 
06/20/94  ' 
06/20/94  ' 
07/01/94  ' 
06/20/94  ’ 
06/20/94  ' 
06/20/94  ' 
06/21/94  ' 
07/21/94  ' 
08/02/94  ' 
06/23/94  ‘ 
08/02/94  ‘ 
06/23/94  ' 
08/02/94  ‘ 
06/23/94  ’ 
08/02/94  ' 
06/23/94  ' 
08/02/94  ‘ 
06/23/94  ‘ 
08/02/94  ' 
06/24/94  ' 
08/02/94  ' 
06/23/94  ' 
07/28/94  ' 
07/26/94  ' 
08/03/94  ' 
08/03/94  ' 
07/26/94  ' 
07/30/94  ' 
07/31/94  ' 
08/01/94  ' 
07/19/94  ' 
07/30/94  ' 
07/22/94  ' 
07/25/94  ' 
07/14/94  ' 
06/23/94  ' 
07/25/94  ' 
06/23/94  ' 
07/25/94  ' 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

61 

2007 

ARMY 

LR1000 

000413400208 

07/14/94 

P 

N 

N 

62 

1359 

ARMY 

LR1000 

000413400213 

06/23/94 

P 

N 

N 

63 

1353 

ARMY 

LR1000 

000413400413 

06/23/94 

P 

N 

N 

64 

6015 

ARMY 

LR1000 

000413403504 

07/28/94 

P 

N 

N 

65 

5438 

ARMY 

LR1000 

000413403505 

07/26/94 

P 

N 

N 

66 

6362 

ARMY 

LR1000 

000413403506 

08/03/94 

P 

N 

N 

67 

6377 

ARMY 

LR1000 

000413403511 

08/03/94 

P 

N 

N 

68 

5506 

ARMY 

LR1000 

000413403512 

07/27/94 

P 

N 

N 

69 

6094 

ARMY 

LR1000 

000413403515 

07/30/94 

P 

N 

N 

70 

6191 

ARMY 

LR1000 

000413403516 

07/31/94 

P 

N 

Ell 

71 

6237 

ARMY 

LR1000 

000413403517 

08/02/94 

P 

wm 

N 

72 

6010 

ARMY 

LR1000 

000413403604 

07/28/94 

P 

MM 

El 

73 

5443 

ARMY 

LR1000 

000413403605 

07/26/94 

P 

wm 

El 

74 

6356 

ARMY 

LRIOOO 

000413403606 

08/03/94 

P 

Y 

MOLD 

El 

75 

6367 

ARMY 

LR1000 

000413403611 

08/03/94 

P 

D 

MOLD 

El 

76 

5504 

ARMY 

LRIOOO 

000413403612 

07/27/94 

P 

Ol 

N 

77 

6092 

ARMY 

LRIOOO 

000413403615 

07/30/94 

P 

El 

El 

78 

6183 

ARMY 

LRIOOO 

000413403616 

07/31/94 

P 

El 

El 

79 

6233 

ARMY 

LRIOOO 

000413403617 

08/01/94 

P 

El 

El 

80 

41 55 

ARMY 

LRIOOO 

000413503904 

08/02/94 

P 

El 

El 

81 

4319 

ARMY 

LRIOOO 

000413503905 

P 

El 

E|: 

82 

4249 

ARMY 

LRIOOO 

000413503906 

08/03/94 

P 

■a 

El' 

83 

12178 

ARMY 

LRIOOO 

000413503909 

06/30/94 

P 

El 

El 

84 

3202 

ARMY 

LRIOOO 

000413503910 

07/30/94 

P 

El 

El 

85 

4270 

ARMY 

LRIOOO 

000413503912 

08/03/94 

P 

Di 

El 

86 

3192 

ARMY 

LRIOOO 

000413503913 

07/30/94 

P 

mm 

El 

87 

3160 

ARMY 

LRIOOO 

000413503914 

07/30/94 

P 

■21 

El 

88 

9397 

ARMY 

LR1000 

1000413503915 

06/29/94 

P 

El 

El 

89 

4216 

ARMY 

LRIOOO 

1000413503916 

08/02/94 

P 

El 

El 

90 

4127 

ARMY 

LRIOOO 

1000413503917 

08/02/94 

P 

El 

El 

91 

4022 

ARMY 

LRIOOO 

1000413503918 

08/02/94 

P 

El 

El 

92 

5326 

ARMY 

LRIOOO 

1000413504307 

07/25/94 

P 

iN 

El 

93 

2004 

ARMY 

LRIOOO 

000413504308 

07/14/94 

P 

El 

El 

94 

1351 

ARMY 

LRIOOO 

000413504313 

06/23/94 

P 

El 

El 

95 

2359 

ARMY 

LRIOOO 

000510800313 

07/22/94 

P 

El 

El 

96 

2360 

ARMY 

LRIOOO 

000510800613 

07/22/94 

P 

El 

El 

97 

4150 

ARMY 

LRIOOO 

000511605104 

08/02/94 

P 

El 

El 

98 

4307 

ARMY 

LRIOOO 

000511700104 

08/07/94 

i  P 

El 

El 

99 

2387 

ARMY 

LRIOOO 

000511700105 

07/24/94 

!  P 

El 

El 

100 

2348 

ARMY 

LRIOOO 

000511700111 

07/22/94 

P 

N 

El 

101 

3315 

ARMY 

LRIOOO 

000511700112 

07/30/94 

P 

N 

El 

102 

2174 

ARMY 

LRIOOO 

000511700113 

07/20/94 

P 

El 

El 

103 

3061 

ARMY 

LRIOOO 

000511700115 

07/27/94 

P 

El 

El 

104 

3124 

ARMY 

LRIOOO 

000511700116 

07/29/94 

P 

El 

El 

105 

3087 

ARMY 

LRIOOO 

000511700117 

07/28/94 

P 

El 

El 

106 

5327 

ARMY 

LRIOOO 

000511700207 

07/25/94 

P 

El 

El 

107 

2003 

ARMY 

LRIOOO 

00051 1 700208 

07/14/94 

P 

El 

N 

108 

1356 

ARMY 

LRIOOO 

000511700213 

06/23/94 

P 

El 

N 

109 

2397 ! 

ARMY 

LRIOOO 

000511700307 

07/25/94 

P 

El 

El 

110 

2010! 

ARMY 

LRIOOO 

000511700308 

07/14/94 

P 

El 

El 

111 

1358 

ARMY 

LRIOOO 

000511700313 

06/23/94 

P 

El 

El 

112 

2395 

ARMY 

LRIOOO 

000511803807 

07/25/94 

P  ! 

El 

El 

113! 

2005 

ARMY 

LRIOOO 

000511803808 

07/14/94 

P 

El 

El 

114 

1350 

ARMY 

LRIOOO 

000511803813 

06/23/94 

P 

MM 

El 

115 

4067 

ARMY 

LRIOOO 

000513702404 

08/02/94 

P 

wm 

El 

116 

3327 

ARMY 

LRIOOO 

000513702405 

07/31/94 

P 

El 

117 

9054 

ARMY 

LRIOOO 

000513702416 

07/08/94 

P 

El 

lEI 

118 

3246 

ARMY 

LRIOOO 

000513702417 

07/30/94 

P 

El 

lEI 

119 

3233 

ARMY 

LRIOOO 

000513800304 

07/30/94 

P 

N 

lEI 

120 

3223 

ARMY 

LRIOOO 

000513800606 

07/30/94 

P 

N 

lEI 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

121 

4068 

ARMY 

LR1000 

000513801004 

08/02/94 

P 

N 

N 

122 

3328 

ARMY 

LR1000 

000513801005 

07/31/94 

P 

N 

N 

123 

9047 

ARMY 

LR1000 

000513801016 

07/08/94 

P 

N 

N 

124 

3256 

ARMY 

LR1000 

000513801017 

07/30/94 

P 

N 

N 

125 

11341 

ARMY 

LR1000 

000513802604 

06/29/94 

P 

N 

N 

126 

6003 

ARMY 

LR1000 

000513802606 

07/28/94 

P 

N 

N 

127 

6077 

ARMY 

LR1000 

000513802804 

07/30/94 

P 

N 

N 

128 

6248 

ARMY 

LR1000 

000513802806 

08/02/94 

P 

N 

N 

129 

6129 

ARMY 

LR1000 

000513802810 

07/30/94 

P 

N 

N 

130 

6049 

ARMY 

LR1000 

000513802811 

07/29/94 

P 

N 

N 

131 

6352 

ARMY 

LR1000 

000513802813 

08/03/94 

P 

N 

N 

132 

6111 

ARMY 

LR1000 

000513802815 

07/30/94 

P 

N 

N 

133 

6329 

ARMY 

LR1000 

000513802816 

08/02/94 

P 

N 

N 

134 

6081 

ARMY 

LR1000 

000513803004 

07/30/94 

P 

N 

N 

135 

6247 

ARMY 

LR1000 

000513803006 

08/02/94 

P 

mm 

MOLD 

mt 

136 

6126 

ARMY 

LR1000 

000513803010 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD 

mt 

137 

6048 

ARMY 

LR1000 

000513803011 

07/29/94 

P 

N 

mt 

138 

6344 

ARMY 

LR1000 

000513803013 

08/03/94 

P 

tm 

ma 

139 

6108 

ARMY 

LR1000 

000513803015 

07/30/94 

P 

MM 

tm 

140 

6325 

ARMY 

LR1000 

000513803016 

08/02/94 

P 

wm 

MOLD 

mt 

141 

6080 

ARMY 

LR1000 

000513900504 

07/30/94 

P 

m 

tm 

142 

6245 

ARMY 

LR1000 

000513900506 

08/02/94 

P 

mm 

tm 

y 

143 

6128 

ARMY 

LR1000 

000513900510 

07/30/94 

P 

tm 

tm 

144 

6042 

ARMY 

LR1000 

000513900511 

07/28/94 

P 

tm 

tm 

145 

6351 

ARMY 

LR1000 

000513900513 

08/03/94 

P 

mt 

tm 

146 

6110 

ARMY 

LR1000 

000513900515 

07/30/94 

P 

tm 

tm 

147 

6324 

ARMY 

LR1000 

000513900516 

08/02/94 

P 

mt 

tm 

148 

6405 

ARMY 

LR1000 

000513900704 

08/07/94 

P 

■a 

tm 

149 

5160 

ARMY 

LR1000 

000513900705 

07/21/94 

P 

tm 

tm 

150 

5494 

ARMY 

LR1000 

000513900706 

07/26/94 

P 

tm 

tm 

151 

5014 

ARMY 

LR1000 

000513900712 

07/14/94 

P 

tm 

tm 

152 

5102 

ARMY 

LR1000 

000513900713 

07/21/94 

P 

N 

tm 

153 

5465 

ARMY 

LR1000 

000513900714 

07/26/94 

P 

mt 

tm 

154 

6417 

ARMY 

LR1000 

000513900715 

08/07/94 

P 

tm 

tm 

155 

6082 

ARMY 

LR1000 

000513900804 

07/30/94 

P 

tm 

tm 

156 

6249 

ARMY 

LR1000 

000513900806 

08/02/94 

P 

mm 

MOLD 

Y 

LEAK 

157 

6136 

ARMY 

LR1000 

000513900810 

07/30/94 

P 

mt 

N 

158 

6053 

ARMY 

LR1000 

000513900811 

07/29/94 

P 

tm 

mm 

159 

6353 

ARMY 

LR1000 

000513900813 

08/03/94 

P 

tm 

tm 

160 

I  6112 

ARMY 

LR1000 

000513900815 

07/30/94 

P 

tm 

tm 

161 

;  6327 

1  ARMY 

LR1000 

000513900816 

08/02/94 

P 

mm 

MOLD 

N 

162 

11346 

1  ARMY 

LR1000 

1000513900904 

06/29/94 

P 

tm 

Bi 

163 

5523 

ARMY 

LR1000 

000513900906 

07/27/94 

P 

tm 

tm 

164 

1050 

ARMY 

LR1000 

000513902304 

06/17/94 

P 

tm 

mm 

165 

9185 

ARMY 

LR1000 

1000513902305 

07/01/94 

P 

tm 

mm 

166 

1469 

ARMY 

LR1000 

000513902306 

06/23/94 

P 

tm 

N 

167 

1  4012 

ARMY 

LR1000 

000513902310 

08/02/94 

P 

tm 

mm 

168 

1  1414 

ARMY 

LR1000 

000513902311 

06/23/94 

P 

tm 

mm 

169 

'  3067 

ARMY 

LR1000 

,000513902604 

07/27/94 

P 

tm 

mm 

170 

;  2270 

!  ARMY 

LR1000 

1000513902606 

07/21/94 

P 

tm 

mm 

171 

1  2050 

i  ARMY 

LRIOOO 

000513902610 

07/14/94 

P 

tm 

mm 

172 

2019 

ARMY 

LR1000 

000513902612 

07/14/94 

P 

tm 

N 

173 

3102 

ARMY 

LRIOOO 

000513902613 

07/28/94 

P 

tm 

mm 

174 

4278 

ARMY 

LRIOOO 

000513902615 

08/04/94 

P 

tm 

N 

175 

4183 

ARMY 

LRIOOO 

000513902616 

08/02/94 

P 

tm 

mm 

176 

1  2232 

ARMY 

LRIOOO 

000513902617 

07/21/94 

P 

tm 

mm 

177 

1054 

ARMY 

LRIOOO 

000513902904 

06/17/94 

P 

tm 

mm 

178 

9203 

ARMY 

LRIOOO 

000513902905 

07/01/94 

P 

mm 

MOLD 

mm 

179 

4009 

ARMY 

LRIOOO 

000513902910 

08/02/94 

P 

tm 

N 

180 

1421 

ARMY 

LRIOOO 

1000513902911 

06/23/94 

P 

N 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

181 

2199 

ARMY 

LR1000 

000513902912 

07/20/94 

P 

N 

N 

182 

9239 

ARMY 

LR1000 

000513902914 

07/08/94 

P 

N 

N 

183 

2214 

ARMY 

LR1000 

000513902916 

07/21/94 

P 

N 

N 

184 

3070 

ARMY 

LR1000 

000513903104 

07/27/94 

P 

N 

N 

185 

2276 

ARMY 

LR1000 

000513903106 

07/21/94 

P 

N 

N 

186 

2053 

ARMY 

LR1000 

000513903110 

07/14/94 

P 

N 

N 

187 

2021 

ARMY 

LR1000 

000513903112 

07/14/94 

P 

N 

N 

188 

3106 

ARMY 

LR1000 

000513903113 

07/28/94 

P 

N 

N 

189 

4273 

ARMY 

LR1000 

000513903115 

08/04/94 

P 

N 

N 

190 

4178 

ARMY 

LR1000 

000513903116 

08/02/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

191 

2238 

ARMY 

LR1000 

000513903117 

07/21/94 

P 

N 

N 

192 

6402 

ARMY 

LR1000 

000514002004 

08/07/94 

P 

N 

N 

193 

5154 

ARMY 

LR1000 

000514002005 

07/21/94 

P 

N 

N 

194 

o> 

00 

in 

ARMY 

LR1000 

000514002006 

07/26/94 

P 

N 

N 

195 

5010 

ARMY 

LR1000 

000514002012 

07/14/94 

P 

N 

N 

196 

5108 

ARMY 

LR1000 

000514002013 

07/21/94 

P 

N 

N 

197 

5470 

ARMY 

LR1000 

000514002014 

07/26/94 

P 

N 

N 

198 

6416 

ARMY 

LR1000 

000514002015 

08/07/94 

P 

N 

N 

199 

6413 

ARMY 

LR1000 

000514002104 

08/07/94 

P 

N 

N 

200 

5158 

ARMY 

LR1000 

000514002105 

07/21/94 

P 

N 

N 

201 

5487 

ARMY 

LR1000 

000514002106 

07/26/94 

P 

o 

mm 

202 

5007 

ARMY 

LR1000 

000514002112 

07/14/94 

P 

■w 

mm 

203 

5107 

ARMY 

LR1000 

000514002113 

07/21/94 

P 

wm 

wm 

204 

5469 

ARMY 

LR1000 

000514002114 

07/26/94 

P 

wm 

mm 

205 

6424 

ARMY 

LR1000 

000514002115 

08/07/94 

P 

wm 

mm 

206 

6086 

ARMY 

LR1000 

000514002204 

07/30/94 

P 

wm 

mm 

207 

6246 

ARMY 

LR1000 

000514002206 

08/02/94 

P 

wm 

mm 

208 

6133 

ARMY 

LR1000 

000514002210 

07/30/94 

P 

wm 

mm 

209 

6045 

ARMY 

LR1000 

000514002211 

07/29/94 

P 

wm 

mm 

210 

6349 

ARMY 

LR1000 

000514002213 

08/03/94 

P 

wm 

i 

mm 

211 

6109 

ARMY 

LR1000 

000514002215 

07/30/94 

P 

mm 

mm 

212 

6323 

ARMY 

LR1000 

000514002216 

08/02/94 

P 

wm 

mm 

213 

6407 

ARMY 

LR1000 

000514002404 

08/07/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

214 

5162 

ARMY 

LR1000 

000514002405 

07/21/94 

P 

MM 

mm 

215 

5491 

ARMY 

LR1000 

000514002406 

07/26/94 

P 

mm 

216 

5013 

ARMY 

LR1000 

000514002412 

07/14/94 

P 

wm 

mm 

217 

5104 

ARMY 

LR1000 

000514002413 

07/21/94 

P 

wm 

mm 

218 

5461 

ARMY 

LR1000 

000514002414 

07/26/94 

P 

w 

mm 

219 

6418 

ARMY 

LR1000 

000514002415 

08/07/94 

P 

■21 

mm 

220 

ARMY 

LR1000 

000514102304 

07/27/94 

P 

■21 

mm 

221 

ARMY 

LR1000 

000514102306 

07/21/94 

P 

mm 

222 

2058 

ARMY 

LR1000 

000514102310 

07/14/94 

P 

MM 

mm 

223 

2016 

ARMY 

LR1000 

000514102312 

07/14/94 

P 

wm 

mm 

224 

3110 

ARMY 

LR1000 

000514102313 

07/28/94 

P 

wm 

mm 

225 

4281 

ARMY 

LR1000 

000514102315 

08/04/94 

P 

N 

N 

226 

4180 

ARMY 

LR1000 

000514102316 

08/02/94 

P 

N 

N 

227 

2242 

ARMY 

LR1000 

000514102317 

07/21/94 

P 

N 

N 

228 

4231 

ARMY 

LR1000 

000514102904 

08/03/94 

P 

N 

N 

229 

3020 

ARMY 

LR1000 

000514102905 

07/25/94 

P 

N 

N 

230 

10554 

ARMY 

LR1000 

000514102906 

07/05/94 

P 

N 

N 

231 

3065 

ARMY 

LR1000 

000514102907 

07/27/94 

P 

N 

N 

232 

2377 

ARMY 

LR1000 

000514102908 

07/24/94 

P 

N 

N 

233 

12083 

ARMY 

LR1000 

000514102911 

06/30/94 

P 

N 

N 

234 

10590 

ARMY 

LR1000  ! 

000514102912 

07/05/94 

P 

N 

N 

235 

3098 

ARMY 

LR1000 

000514102916 

07/28/94 

P 

N 

N 

236 

3066 

ARMY 

LR1000 

000514103104 

07/27/94 

P 

N 

N 

237 

2271 

ARMY 

LR1000 

000514103106 

07/21/94; 

P 

■21 

N 

238 

2056 

ARMY 

LR1000 

000514103110 

07/14/941 

P 

■21 

N 

239 

2012 

ARMY 

LR1000 

000514103112 

07/14/941 

P 

lYj 

MOLD 

Y 

OVERWRAP  WET 

240 

3112 

ARMY 

LR1000 

000514103113 

07/28/94 ' 

P 

■21 

■a 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

wrap 

AL/PL 

mm 

241 

ARMY 

LR1000 

00051.4103115 

08/04/94 

P 

MM 

KM 

242 

ARMY 

LR1000 

000514103116 

08/02/94 

P 

wm 

N 

243 

2234 

ARMY 

LR1000 

000514103117 

07/21/94 

P 

mm 

N 

244 

6083 

ARMY 

LR1000 

000514103704 

07/30/94 

P 

KM 

MOLD 

N 

245 

6241 

ARMY 

LR1000 

000514103706 

08/02/94 

P 

wm 

N 

246 

6132 

ARMY 

LR1000 

000514103710 

07/30/94 

P 

N 

247 

6043 

ARMY 

LR1000 

000514103711 

07/28/94 

P 

wm 

N 

248 

6345 

ARMY 

LR1000 

000514103713 

08/03/94 

P 

N 

N 

249 

6106 

ARMY 

LRIOOO 

000514103715 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD 

wm 

250 

6321 

ARMY 

LR1000 

000514103716 

08/02/94 

P 

mw 

N 

251 

6088 

ARMY 

LRIOOO 

000514103904 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD 

wm 

252 

6244 

ARMY 

LRIOOO 

000514103906 

08/02/94 

P 

■31 

wm 

253 

6130 

ARMY 

LRIOOO 

000514103910 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD 

KM 

254 

6051 

ARMY 

LRIOOO 

000514103911 

07/29/94 

P 

wm 

N 

255 

6348 

ARMY 

LRIOOO 

000514103913 

08/03/94 

P 

wm 

KM 

256 

6104 

ARMY 

LRIOOO 

000514103915 

07/30/94 

P 

KM 

N 

257 

6320 

ARMY 

LRIOOO 

000514103916 

08/02/94 

P 

KM 

MOLD 

N 

258 

6410 

ARMY 

LRIOOO 

000514104404 

08/07/94 

P 

wm 

mm 

259 

5153 

ARMY 

LRIOOO 

000514104405 

07/21/94 

P 

wm 

wm 

260 

5490 

ARMY 

LRIOOO 

000514104406 

07/26/94 

P 

wm 

N 

261 

5006 

ARMY 

LRIOOO 

000514104412 

07/14/94 

P 

wm 

mm 

262 

5100 

ARMY 

LRIOOO 

000514104413 

07/21/94 

P 

wm 

mm 

263 

5464 

ARMY 

LRIOOO 

000514104414 

07/26/94 

P 

wm 

N 

264 

6414 

ARMY 

LRIOOO 

000514104415 

08/07/94 

P 

wm 

N 

265 

6406 

ARMY 

LRIOOO 

000514201204 

08/07/94 

P 

wm 

KM 

266 

5155 

ARMY 

LRIOOO 

000514201205 

07/21/94 

P 

wm 

wm 

267 

5485 

ARMY 

LRIOOO 

000514201206 

07/26/94 

P 

N 

mm 

268 

5009 

ARMY 

LRIOOO 

000514201212 

07/14/94 

P 

wm 

KM 

269 

5106 

ARMY 

LRIOOO 

000514201213 

07/21/94 

P 

wm 

KM 

270 

5463 

ARMY 

LRIOOO 

000514201214 

07/26/94 

P 

wm 

KM 

271 

6415 

ARMY 

LRIOOO 

000514201215 

08/07/94 

P 

wm 

wm 

272 

6335 

ARMY 

LRIOOO 

000514201406 

08/03/94 

P 

wm 

mm 

273 

5457 

ARMY 

LRIOOO 

000514201410 

07/26/94 

P 

wm 

wm 

274 

5306 

ARMY 

LRIOOO 

000514201417 

07/25/94 

P 

wm 

KM 

275 

6078 

ARMY 

LRIOOO 

000514201804 

07/30/94 

P 

wm 

KM 

276 

6250 

ARMY 

LRIOOO 

000514201806 

08/02/94 

P 

wm 

KM 

277 

6134 

ARMY 

LRIOOO 

000514201810 

07/30/94 

P 

KM 

wm 

278 

6052 

ARMY 

LRIOOO 

000514201811 

07/29/94 

P 

wm 

wm 

279  1 

6343 

ARMY 

LR1000 

000514201813 

08/03/94 

P 

Y 

MOLD 

wm 

280: 

6107 

ARMY 

LRIOOO 

000514201815 

07/30/94 

P 

MM 

mm 

281  i 

6328 

ARMY 

LRIOOO 

000514201816 

08/02/94 

P 

wm 

mm 

282! 

6079 

ARMY 

LRIOOO 

000514202104 

07/30/94 

P 

wm 

mm 

283: 

6239 

ARMY 

LRIOOO 

000514202106 

08/02/94 

P 

KM 

mm 

284 

6135 

ARMY 

LRIOOO 

000514202110 

07/30/94 

P 

wm 

mm 

285 

6050 

ARMY 

LRIOOO 

000514202111 

07/29/94 

P 

wm 

mm 

286 

6346 

ARMY 

LR1000 

000514202113 

08/03/941 

P 

wm 

N 

287 

6102 

ARMY 

LRIOOO 

000514202115 

07/30/94; 

P 

KM 

wm 

288 

6319 

ARMY 

LRIOOO 

000514202116 

08/02/94 

P 

wm 

■a 

289 

3074 

ARMY 

LRIOOO 

000514203504 

07/28/94 : 

P 

wm 

■a 

290 

22681 

ARMY 

LRIOOO 

000514203506 

07/21/94' 

P 

wm 

■a 

291 

2055! 

ARMY 

LRIOOO 

000514203510 

07/14/94 

P 

N 

N 

292 

2011  : 

ARMY 

LRIOOO 

000514203512 

07/14/94 

P 

N 

N 

293 

3113 

ARMY 

LRIOOO 

000514203513 

07/28/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

294 

4274 

ARMY 

LRIOOO  1 

000514203515 

08/04/94 

P 

N 

N 

295 

2243 

ARMY 

LRIOOO  i 

000514203516 

07/21/94 

P 

N 

N 

296 

4182 

ARMY 

LRIOOO 

000514203517 

08/02/94 

P 

N 

N 

297 

3068 

ARMY 

LRIOOO 

000514203604 

07/27/94 

P 

N 

N 

298 

2272 

ARMY 

LRIOOO 

000514203606 

07/21/94 

P 

N 

N 

299 

2049 

ARMY 

LRIOOO 

000514203610 

07/14/94 

P 

N 

N 

300 

2014 

ARMY 

LRIOOO 

000514203612 

07/14/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

301 

3105 

ARMY 

LR1000 

000514203613” 

07/28/94 

P 

N 

N 

302 

4280 

ARMY 

LR1000 

000514203615 

08/04/94 

P 

N 

N 

303 

4187 

ARMY 

LR1000 

000514203616 

08/02/94 

P 

N 

N 

304 

2241 

ARMY 

LR1000 

000514203617 

07/21/94 

P 

N 

N 

305 

3075 

ARMY 

LR1000 

000514203804 

07/28/94 

P 

N 

N 

306 

2269 

ARMY 

LR1000 

000514203806 

07/21/94 

P 

N 

N 

307 

2057 

ARMY 

LR1000 

000514203810 

07/14/94 

P 

N 

N 

308 

2017 

ARMY 

LR1000 

000514203812 

07/14/94 

P 

N 

N 

309 

3103 

ARMY 

LR1000 

000514203813 

07/28/94 

P 

N 

N 

310 

4277 

ARMY 

LR1000 

000514203815 

08/04/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

311 

4179 

ARMY 

LR1000 

000514203816 

08/02/94 

P 

N 

N 

312 

2239 

ARMY 

LR1000 

000514203817 

07/21/94 

P 

N 

N 

313 

3073 

ARMY 

LR1000 

000514300204 

07/28/94 

P 

N 

N 

314 

2277 

ARMY 

LR1000 

000514300206 

07/21/94 

P 

N 

N 

315 

2054 

ARMY 

LR1000 

000514300210 

07/14/94 

P 

N 

N 

316 

CD 

O 

CM 

ARMY 

LR1000 

000514300212 

07/14/94 

P 

N 

N 

317 

3111 

ARMY 

LR1000 

000514300213 

07/28/94 

P 

N 

N 

318 

4275 

ARMY 

LR1000 

000514300215 

08/04/94 

P 

N 

N 

319 

4177 

ARMY 

LR1000 

000514300216 

08/02/94 

P 

N 

N 

320 

2233 

ARMY 

LR1000 

000514300217 

07/21/94 

P 

N 

N 

321 

3077 

ARMY 

LR1000 

000514300404 

07/28/94 

P 

N 

N 

322 

2266 

ARMY 

LR1000 

000514300406 

07/21/94 

P 

N 

N 

323 

2047 

ARMY 

LR1000 

000514300410 

07/14/94 

P 

N 

N 

324 

2020 

ARMY 

LR1000 

000514300412 

07/14/94 

P 

N 

N 

325 

3109 

ARMY 

LR1000 

000514300413 

07/28/94 

P 

N 

N 

326 

4279 

ARMY 

LR1000 

000514300415 

08/04/94 

P 

N 

N 

327 

4186 

ARMY 

LR1000 

000514300416 

08/02/94 

P 

N 

N 

328 

2237 

ARMY 

LR1000 

000514300417 

07/21/94 

P 

N 

N 

329 

1051 

ARMY 

LR1000 

000514300604 

06/17/94 

P 

N 

N 

330 

1460 

ARMY 

LR1000 

000514300606 

06/23/94 

P 

Y 

ON  BAG 

Y 

INSIDE  OVERWRAP 

331 

4007 

ARMY 

LR1000 

000514300610 

08/02/94 

P 

N 

N 

332 

1420 

ARMY 

LR1000 

000514300611 

06/23/94 

P 

N 

N 

333 

2198 

ARMY 

LR1000 

000514300612 

07/20/94 

P 

N 

N 

334 

9237 

ARMY 

LR1000 

000514300614 

07/08/94 

P 

N 

N 

335 

CO 

CM 

CM 

ARMY 

LR1000 

000514300616 

07/21/94 

P 

N 

N 

336 

2264 

ARMY 

LR1000 

000514300618 

07/21/94 

P 

N 

N 

337 

6084 

ARMY 

LR1000 

000514302304 

07/30/94 

P 

N 

N 

338! 

6243 

ARMY 

LR1000 

000514302306 

08/02/94 

P 

N 

N 

339 

6125 

ARMY 

LR1000 

000514302310 

07/30/94 

P 

N 

N 

340 : 

6046 

ARMY 

LR1000 

000514302311 

07/29/94 

P 

N 

N 

341  ' 

6347 

ARMY 

LR1000 

000514302313 

08/03/94 

P 

N 

N 

342  i 

6103 

ARMY 

LR1000 

000514302315 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

343  I 

6322 

ARMY 

LR1000  i 

000514302316 

08/02/94 

P 

N 

N 

344 

6412 

ARMY 

LR1000 

000514302604 

08/07/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

345 

5161 

ARMY 

LR1000 

000514302605 

07/21/94 

P 

N 

N 

346 

5486 

ARMY 

LR1000 

000514302606 

07/26/94 

P 

N 

N 

347 

5011 

ARMY 

LR1000 

000514302612 

07/14/94 

P 

N 

N 

348 

5105 

ARMY 

LR1000 

000514302613 

07/21/94 

P 

N 

N 

349 

5462 

ARMY 

LR1000 

000514302614 

07/26/94 

P 

N 

N 

350 

6420 

ARMY 

LR1000 

000514302615 

08/07/94 

P 

N 

N 

351 

6403 

ARMY 

LR1000 

000514302904 

08/07/94 

P 

N 

N 

352 

5151 

ARMY 

LR1000 

000514302905 

07/21/94 

P 

N 

N 

353 

5488 

ARMY 

LR1000 

000514302906 

07/26/94 

P 

N 

N 

354 

5016 

ARMY 

LR1000 

000514302912 

07/14/94 

P 

N 

N 

355 

5101 

ARMY 

LR1000 

000514302913 

07/21/94 

P  ! 

N 

N 

356 

5471 

ARMY 

LR1000 

000514302914 

07/26/94 

P 

N 

N 

357 

6425 

ARMY 

LR1000 

000514302915 

08/07/94 

P 

N 

N 

358 

6009 

ARMY 

LR1000 

000514303104 

07/28/94 

P 

N 

N 

359 

5448 

ARMY 

LR1000 

000514303105 

07/26/94 

P 

N 

N 

360 

6359 

ARMY 

LR1000 

000514303106 

08/03/94 

P 

N 

N 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wsm 

AL/PL 

361 

6372 

ARMY 

LR1000 

000514303111 

08/03/94 

P 

m 

mm 

362 

5500 

ARMY 

LR1000 

000514303112 

07/26/94 

P 

o 

mm 

363 

6099 

ARMY 

LR1000 

000514303115 

07/30/94 

P 

Ul 

mm 

364 

6185 

ARMY 

LR1000 

000514303116 

07/31/94 

P 

m 

mm 

365 

6231 

ARMY 

LR1000 

000514303117 

08/01/94 

P 

MM 

mm 

366 

5319 

ARMY 

LR1000 

000514403112 

07/25/94 

P 

wm 

mm 

367 

5330 

ARMY 

LR1000 

000514403114 

07/25/94 

P 

mm 

MOLD  PRESENT 

Y 

LEAK 

368 

6411 

ARMY 

LR1000 

000514403304 

08/07/94 

P 

■a 

MOLD 

mm 

369 

5159 

ARMY 

LR1000 

000514403305 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

370 

5496 

ARMY 

LR1000 

000514403306 

07/26/94 

P 

N 

N 

371 

5015 

ARMY 

LR1000 

000514403312 

07/14/94 

P 

N 

N 

372 

5110 

ARMY 

LR1000 

000514403313 

07/21/94 

P 

N 

N 

373 

5467 

ARMY 

LR1000 

000514403314 

07/26/94 

P 

N 

N 

374 

6423 

ARMY 

LR1000 

000514403315 

08/07/94 

P 

N 

N 

375 

6331 

ARMY 

LR1000 

000514403406 

08/03/94 

P 

N 

N 

376 

5449 

ARMY 

LR1000 

000514403410 

07/26/94 

P 

N 

N 

377 

5305 

ARMY 

LR1000 

000514403417 

07/25/94 

P 

N 

N 

378 

4228 

ARMY 

LR1000 

000514404204 

08/03/94 

P 

N 

N 

379 

3016 

ARMY 

LR1000 

000514404205 

07/25/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

380 

10546 

ARMY 

LR1000 

000514404206 

07/05/94 

P 

N 

N 

381 

2373 

ARMY 

LR1000 

000514404208 

07/24/94 

P 

N 

N 

382 

12086 

ARMY 

LR1000 

000514404211 

06/30/94 

P 

N 

N 

383 

10560 

ARMY 

LR1000 

000514404212 

07/05/94 

P 

N 

N 

384 

3099 

ARMY 

LR1000 

000514404216 

07/28/94 

P 

N 

N 

385 

4234 

ARMY 

LR1000 

000514404304 

08/03/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

386 

3018 

ARMY 

LR1000 

000514404305 

07/25/94 

P 

N 

N 

387 

10545 

ARMY 

LR1000 

000514404306 

07/05/94 

P 

N 

N 

388 

2376 

ARMY 

LR1000 

000514404308 

07/24/94 

P 

N 

N 

389 

12088 

ARMY 

LR1000 

000514404311 

06/30/94 

P 

N 

N 

390 

10558 

ARMY 

LR1000 

000514404312 

07/05/94 

P 

N 

i 

N 

391 

3092 

ARMY 

LR1000 

000514404316 

07/28/94 

P 

N 

N 

392 

6085 

ARMY 

LR1000 

000514500104 

07/30/94 

P 

N 

N 

393 

6240 

ARMY 

LR1000 

000514500106 

08/02/94 

P 

N 

N 

394 

6131 

ARMY 

LR1000 

000514500110 

07/30/94 

P 

N 

N 

395 

6044 

ARMY 

LR1000 

000514500111 

07/28/94 

P 

N 

N 

396 

6350 

ARMY 

LR1000 

000514500113 

08/03/94 

P 

N 

N 

397 

6105 

ARMY 

LR1000 

000514500115 

07/30/94 

P 

N 

N 

398 

6318 

ARMY 

LR1000 

000514500116 

08/02/94 

P 

N 

N 

399 

6338 

ARMY 

LR1000 

000514500206 

08/03/94 

P 

N 

N 

400 

5459 

ARMY 

LR1000 

000514500210 

07/26/94 

P 

N 

N 

401 

5308 

ARMY 

LR1000 

000514500217 

07/25/94 

Kli 

mm. 

402 

6409 

ARMY 

LR1000 

000514500704 

08/07/94 

■^1 

mm 

BB: 

403 

5156 

ARMY 

LR1000 

000514500705 

07/21/94 

p 

mm 

mm 

404 

5495 

ARMY 

LR1000 

000514500706 

07/26/94 

■OH 

mm 

Eli 

405 

5008 

ARMY 

LR1000 

000514500712 

07/14/94 

p 

mm 

Ell 

406 

5103 

ARMY 

LR1000 

000514500713 

07/21/94 

p 

mm 

El 

407 

5466 

ARMY 

LR1000 

000514500714 

07/26/94 

m 

El! 

408 

6422 

ARMY 

LR1000 

000514500715 

08/07/94 

P 

Ol 

El 

409 

6330 

ARMY 

LR1000 

000514500906 

08/03/94 

P 

mm 

MOLD 

El 

410 

5455 

ARMY 

LR1000 

000514500910 

07/26/94 

p 

mm 

El 

411 

5307 

ARMY 

LR1000 

000514500917 

07/25/94 

■EM 

mm 

■Ml 

412 

4232 

ARMY 

LR1000 

000514600104 

08/03/94 

msh 

mm 

Ell 

413 

3025 

ARMY 

LR1000 

000514600105 

07/25/94 

mm 

Ell 

414 

10553 

ARMY 

LR1000 

000514600106 

07/05/94 

M^H 

mm 

MOLD 

Ell 

415 

2371 

ARMY 

LR1000 

000514600108 

07/24/94 

M3M 

m 

Ell 

416 

12082 

ARMY 

LR1000 

000514600111 

06/30/94 

M^M 

■01 

Ell 

417 

10592 

ARMY 

LR1000 

000514600112 

07/05/94 

msm 

mm 

Ell 

418 

3096 

ARMY 

LR1000 

000514600116 

07/28/94 

MMI 

mm 

Ell 

419 

2393 

ARMY 

LR1000 

000611502507 

07/25/94 

■EM 

mm 

Ell 

420 

2008 

ARMY 

LR1000 

000611502508 

07/14/94 

MiH 

mm 

Ell 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

SKe 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

421 

1348 

ARMY 

LR1000 

000611502513 

06/23/94 

P 

N 

N 

422 

2394 

ARMY 

LR1000 

000611502907 

07/25/94 

P 

N 

N 

423 

2001 

ARMY 

LR1000 

000611502908 

07/14/94 

P 

N 

N 

424 

1357 

ARMY 

LR1000 

000611502913 

06/23/94 

P 

N 

N 

425 

5324 

ARMY 

LR1000 

000611600207 

07/25/94 

P 

N 

N 

426 

2009 

ARMY 

LR1000 

000611600208 

07/14/94 

P 

N 

N 

427 

1349 

ARMY 

LR1000 

000611600213 

06/23/94 

P 

N 

N 

428 

2398 

ARMY 

LR1000 

000611600607 

07/25/94 

P 

N 

N 

429 

2002 

ARMY 

LR1000 

000611600608 

07/14/94 

P 

N 

N 

430 

1355 

ARMY 

LR1000 

000611600613 

06/23/94 

P 

N 

N 

431 

4188 

ARMY 

LR1000 

000612402712 

08/02/94 

P 

N 

N 

432 

1613 

ARMY 

LR1000 

000612402716 

06/23/94 

P 

N 

N 

433 

4193 

ARMY 

LR1000 

000612600512 

08/02/94 

P 

N 

N 

434 

1608 

ARMY 

LR1000 

000612600516 

06/23/94 

P 

N 

N 

435 

4192 

ARMY 

LR1000 

000612601112 

08/02/94 

P 

N 

N 

436 

1605 

ARMY 

LR1000 

000612601116 

06/23/94 

P 

N 

N 

437 

4197 

ARMY 

LR1000 

000612700512 

08/02/94 

P 

N 

N 

438 

1606 

ARMY 

LR1000 

000612700516 

06/23/94 

P 

Y 

ON  LABEL 

N 

439 

4196 

ARMY 

LR1000 

000612701312 

08/02/94 

P 

N 

N 

440 

1611 

ARMY 

LR1000 

000612701316 

P 

N 

N 

441 

1467 

ARMY 

LR1000 

000613902906 

06/23/94 

P 

Oi 

mm 

442 

6334 

ARMY 

LR1000 

000614600306 

08/03/94 

P 

■a 

mm 

443 

5454 

ARMY 

LR1000 

000614600310 

07/26/94 

P 

mm 

mm 

444 

ARMY 

LR1000 

000614600317 

07/25/94 

P 

mm 

mm 

445 

ARMY 

LR1000 

000614600804 

07/30/94 

P 

mm 

wm 

446 

6242 

ARMY 

LR1000 

000614600806 

P 

mm 

mm 

447 

6127 

ARMY 

LR1000 

000614600810 

Mj/rJkUMl 

P 

wm 

mm 

448 

6047 

ARMY 

LR1000 

000614600811 

07/29/94 

P 

wm 

mm 

449 

6342 

ARMY 

LR1000 

000614600813 

08/03/94 

P 

■a 

MOLD 

mm 

450 

6101 

ARMY 

LR1000 

000614600815 

07/30/94 

P 

mm 

mm 

451 

6326 

ran 

LR1000 

000614600816 

■raawfegi 

P 

KM 

mm 

452 

6408 

LR1000 

,000614601004 

P 

mm 

mm 

453 

5152 

ARMY 

LR1000 

1 00061 4601 005 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

454 

ARMY 

LR1000 

1000614601006 

07/26/94 

P 

mm 

mm 

455 

ARMY 

LR1000 

1000614601012 

P 

KM 

mm 

456 

5109 

ARMY 

LR1000 

1000614601013 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

457 

5472 

ARMY 

LR1000 

1000614601014 

07/26/94 

P 

mm 

KM 

458 

6419 

Esm 

LR1000 

1000614601015 

08/07/94 

P 

mm 

mm 

459 

3072 

ARMY 

LR1000 

1 00061 47001 04 

07/27/94 

P 

KM 

mm 

460 

2275 

ARMY 

LR1000 

000614700106 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

461 

2052 

ARMY 

LR1000 

000614700110 

07/14/94 

P 

mm 

mm 

462 

2022 

ARMY 

LR1000 

000614700112 

07/14/94 

P 

mm 

mm 

463 

ARMY 

LR1000 

000614700113 

07/28/94 

P 

mm 

MOLD  AT  PORT 

■a 

464 

4276 

ARMY 

LR1000 

000614700115 

08/04/94 

P 

mm 

■a 

465 

4185 

ARMY 

LR1000 

l♦l.l»73gCTTa»r■ 

P 

mm 

B1 

466 

2236 

ARMY 

LR1000 

P 

mm 

■a 

467 

3076 

ARMY 

LR1000 

000614701004 

07/28/94 

P 

mm 

■a 

468 

2274 

ARMY 

LR1000 

000614701006 

07/21/94 

P 

mm 

■a 

469 

2048 

ARMY 

LR1000 

000614701010 

07/14/94 

P 

mm 

mm 

470 

2015 

ARMY 

LR1000 

000614701012 

07/14/94 

P 

mm 

mm 

471 

3108 

ARMY 

LR1000 

000614701013 

07/28/94 

P 

mm 

mm 

472 

4272 

ARMY 

LR1000 

000614701015 

08/04/94 

P 

KM 

mm 

473 

4181 

ARMY 

LR1000 

000614701016 

08/02/94 

P 

mm 

mm 

474 

2235 

ARMY 

LR1000 

000614701017 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

475 

3071 

ARMY 

LR1000 

000614701404 

07/27/94 

P 

KM 

mm 

476 

2267 

ARMY 

LR1000 

000614701406 

07/21/94 

P 

mm 

■a 

477 

2051 

ARMY 

LR1000 

000614701410 

07/14/94 

P 

mm 

mm 

478 

2013 

ARMY 

LR1000 

000614701412 

07/14/94 

P 

mm 

mm 

479 

3107 

ARMY 

LR1000 

000614701413 

07/28/94 

P 

KM 

mm 

480 

4282 

ARMY 

LR1000 

000614701415 

08/04/94 

P 

■a 

km 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


_ MOLD 

NBRL  Site  Product  Bag  Number  Date  Over-  Location 

No, _ wrap  Y/N _ Description 


4184 


2240 


6404 

5157 


5492 


5012 


5099 


5468 


6421 

1052 


9184 

1461 


4010 


1415 


2194 


9241 
2218 
2261 
5322 
5331 
5430 
11360  ' 


11376 


11366 


6378 
5062 
6161 
5174 
5318 
5337 
5315 
5339 
5434  ■ 


11361 

11377 


11371 
6386 
5317  ' 
5336  ' 
5311  ■ 


5332 


1056 


1466 


4013 
1418 
2204  ' 
9240  ' 
2217 
2265  ' 
4226 
3014 
10550 
2369 
12084 


10559 

3093 

4160 

4322 

4251 

12173 


ARMY 


ARMY 


ARMY 
ARMY  ” 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 
ARMY  “ 


ARMY 
ARMY  " 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 
ARMY  ~ 
ARMY  ‘ 
ARMY  “ 
ARMY  ‘ 
ARMY 
ARMY  ■" 


ARMY 


ARMY 


ARMY 
ARMY  ~ 
ARMY  " 
ARMY  ” 
ARMY 
ARMY  “ 
ARMY  “ 
ARMY 
ARMY  " 


ARMY 
ARMY  “ 


ARMY 
ARMY 
ARMY 
ARMY 
ARMY  “ 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 
ARMY  " 
ARMY 
ARMY  ~ 
ARMY 
ARMY  “ 
ARMY  “ 
ARMY  ~ 
ARMY  ~ 
ARMY 
ARMY 


ARMY 
ARMY  “ 
ARMY 
ARMY 
ARMY 
ARMY  ” 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000614701416 


000614701417 


000614702004 
'  000614702005 


000614702006 


000614702012 


000614702013 


000614702014 


000614702015 
■  000614702104 


000614702105 

“000614702106 


000614702110 


000614702111 

“000614702112 


000614702114 

000614702116 

000614702118 

'000614704112 

000614704114 

000614704805 

000614704809 


000614704811 


000614704814 


000614704815 
'  000614705004 
'  000614705006 
'  000614705009 
'  000614705112 
'  000614705114 
'  000614800112 
'  000614800114 
■  000614800605 


000614800609 
'  000614800611 


000614800614 
'  000614800615 
'  000614801012 
'  000614801014 
’  000614801312 


000614801314 


000614803904 


000614803906 


000614803910 
’  000614803911 
'  000614803912 
'  000614803914 
'  000614803916 
'  000614803918 
'  000614804104 
'  000614804105 
‘  000614804106 
'  000614804108 
■  000614804111 


000614804112 
“000614804116 
000614804304 
'  000614804305 
000614804306 
000614804309 


08/02/94 

— 

07/21/94 

08/07/94 

07/21/94 

07/26/94 

07/14/94 

07/21/94 

IE31S1I 


MOISTURE 

Leak  or 
Condensation 


08/07/94 

06/17/94 


07/01/94 

06/23/94 


08/02/94 


06/23/94 

07/20/94 


07/08/94 

07/21/94 

07/21/94 

07/25/94 

07/25/94 

07/26/94 

06/29/94 


06/29/94 

!  P 

06/29/94 

1  P 

08/05/94 

P 

07/19/94 


07/22/94 


07/25/94 


07/25/94 


07/26/94 

06/29/94 

06/29/94 

06/29/94 

07/25/94 


07/25/94 


07/25/94 


07/25/94 


06/17/94 


06/23/94 


08/02/94 


06/23/94 


07/21/94 

07/21/94 

08/03/94 

07/25/94 

06/30/94 


07/05/94 

07/28/94 

08/02/94 

08/07/94 

08/03/94 

06/30/94 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

541 

3200 

ARMY 

LR1000 

000614804310 

07/30/94 

P 

N 

N 

542 

4035 

ARMY 

LR1000 

000614804311 

08/02/94 

P 

N 

N 

543 

4259 

ARMY 

LR1000 

000614804312 

08/03/94 

P 

N 

N 

544 

3186 

ARMY 

LR1000 

000614804313 

07/30/94 

P 

N 

N 

545 

3154 

ARMY 

LR1000 

000614804314 

07/30/94 

P 

N 

N 

546 

9393 

ARMY 

LR1000 

000614804315 

06/29/94 

P 

N 

N 

547 

4213 

ARMY 

LR1000 

000614804316 

08/02/94 

P 

N 

N 

548 

4132 

ARMY 

LR1000 

000614804317 

08/02/94 

P 

N 

N 

549 

4018 

ARMY 

LR1000 

000614804318 

08/02/94 

P 

N 

N 

550 

5320 

ARMY 

LR1000 

000615903212 

07/25/94 

P 

N 

N 

551 

5328 

ARMY 

LR1000 

000615903214 

07/25/94 

P 

N 

N 

552 

6332 

ARMY 

LR1000 

000615903606 

08/03/94 

P 

N 

N 

553 

5450 

ARMY 

LR1000 

000615903610 

07/26/94 

P 

N 

N 

554 

5299 

ARMY 

LR1000 

000615903617 

07/25/94 

P 

N 

N 

555 

6333 

ARMY 

LR1000 

000615903806 

08/03/94 

P 

N 

N 

556 

5453 

ARMY 

LR1000 

000615903810 

07/26/94 

P 

N 

N 

557 

5302 

ARMY 

LR1000 

000615903817 

07/25/94 

P 

N 

N 

558 

5435 

ARMY 

LR1000 

000615904105 

07/26/94 

P 

N 

N 

559 

11354 

ARMY 

LR1000 

000615904109 

06/29/94 

P 

N 

N 

560 

11385 

ARMY 

LR1000 

000615904111 

06/29/94 

P 

N 

N 

561 

11364 

ARMY 

LR1000 

000615904114 

06/29/94 

P 

N 

N 

562 

6382 

ARMY 

LR1000 

000615904115 

08/05/94 

P 

N 

N 

563 

6340 

ARMY 

LR1000 

000616100706 

08/03/94 

P 

N 

N 

564 

5456 

ARMY 

LR1000 

000616100710 

07/26/94 

P 

N 

N 

565 

5303 

ARMY 

LR1000 

000616100717 

07/25/94 

P 

N 

N 

566 

5314 

ARMY 

LR1000 

000616101412 

07/25/94 

P 

N 

N 

567 

5338 

ARMY 

LR1000 

000616101414 

07/25/94 

P 

N 

N 

568 

5436 

ARMY 

LR1000 

000616101705 

07/26/94 

P 

N 

N 

569 

11359 

1  ARMY 

LR1000 

000616101709- 

06/29/94 

P 

N 

N 

570 

11383 

ARMY 

LR1000 

000616101711 

06/29/94 

P 

N 

N 

571 

11374 

ARMY 

LR1000 

000616101714 

06/29/94 

P 

N 

N 

572 

6387 

ARMY 

LR1000 

000616101715 

08/05/94 

P 

N 

N 

573 

2366 

ARMY 

LR1000 

000616201713 

07/24/94 

P 

N 

N 

574 

4310 

I  ARMY 

LR1000 

000616201804 

08/07/94 

P 

N 

N 

575 

2384 

1  ARMY 

LR1000 

000616201805 

07/24/94 

P 

N 

N 

576 

2066 

ARMY 

LR1000 

000616201809 

07/19/94 

P 

N 

N 

577 

2256 

ARMY 

LR1000 

000616201810 

07/21/94 

P 

N 

N 

578 

2351 

ARMY 

LR1000 

000616201811 

07/22/94 

P 

N 

N 

579 

3316 

ARMY 

LR1000 

000616201812 

07/30/94 

P 

N 

N 

580 

2180 

ARMY 

LR1000 

000616201813 

07/20/94 

P 

N 

N 

581 

3054 

ARMY 

LR1000 

000616201815 

07/27/94 

P 

N 

N 

582 

3115 

i  ARMY 

LR1000 

000616201816 

07/28/94 

P 

N 

N 

583 

3086 

!  ARMY 

LR1000 

000616201817 

07/28/94 

P 

N 

N 

584 

4311 

i  ARMY 

LR1000 

000616302804 

08/07/94 

P 

N 

N 

585 

2389 

!  ARMY 

LR1000 

000616302805 

07/24/94 

P 

N 

N 

586 

2063 

ARMY 

LR1000 

000616302809 

07/14/94 

P 

N 

N 

587 

2249 

1  ARMY 

LR1000 

000616302810 

07/21/94 

P 

N 

N 

588 

2354 

ARMY 

LR1000 

000616302811 

07/22/94 

P 

N 

N 

589 

3306 

ARMY 

LR1000 

000616302812 

07/30/94 

P 

N 

N 

590 

2179 

ARMY 

LR1000 

000616302813 

07/20/94 

P 

N 

N 

591 

3053 

ARMY 

LR1000 

000616302815 

07/27/94 

P 

N 

N 

592 

3121 

ARMY 

LR1000 

000616302816 

07/29/94 

P 

N 

N 

593^ 

3082 

ARMY 

LR1000 

000616302817 

07/28/94 

P 

N 

N 

594 

4073 

ARMY 

LR1000 

000616303104 

08/02/94 

P 

N 

N  I 

595 

3320 

ARMY 

LR1000 

000616303105 

07/31/94 

P  i 

N 

N 

596 

9055 

ARMY 

LR1000 

000616303116 

07/08/94 

P 

N 

N 

597 

3251 

ARMY 

LR1000 

000616303117  1 

07/30/94 

P 

N 

N 

598 

4065 

ARMY 

LR1000 

000616303404 

08/02/94 

P 

N 

N 

599 

3326 

ARMY 

LR1000 

000616303405 

07/31/94 

P 

N 

N 

600 

9048 

ARMY 

LR1000 

000616303416 

07/08/94 

P 

N 

N 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

601 

3252 

ARMY 

LR1000 

000616303417 

07/30/94 

P 

N 

N 

602 

3230 

ARMY 

LR1000 

000616303604 

07/30/94 

P 

N 

N 

603 

2368 

ARMY 

LR1000 

000616303613 

07/24/94 

P 

N 

N 

604 

4326 

ARMY 

LR1000 

111111400413 

08/07/94 

P 

N 

N 

605 

1057 

ARMY 

LR1000 

444415003204 

06/17/94 

P 

N 

N 

606 

9204 

ARMY 

LR1000 

444415003205 

07/01/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

607 

1462 

ARMY 

LR1000 

444415003206 

06/23/94 

P 

N 

N 

608 

4014 

ARMY 

LR1000 

444415003210 

08/02/94 

P 

N 

N 

609 

1423 

ARMY 

LR1000 

444415003211 

06/23/94 

P 

N 

N 

610 

2203 

ARMY 

LR1000 

444415003212 

07/20/94 

P 

N 

N 

611 

9243 

ARMY 

LR1000 

444415003214 

07/08/94 

P 

N 

N 

612 

2210 

ARMY 

LR1000 

444415003216 

07/21/94 

P 

N 

N 

613 

2260 

ARMY 

LR1000 

444415003218 

07/21/94 

P 

N 

N 

614 

4163 

ARMY 

LR1000 

444415003604 

08/02/94 

P 

N 

N 

615 

4324 

ARMY 

LR1000 

444415003605 

08/07/94 

P 

N 

N 

616 

4255 

ARMY 

LR1000 

444415003606 

08/03/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

617 

12176 

ARMY 

LR1000 

444415003609 

06/30/94 

P 

N 

N 

618 

3201 

ARMY 

LR1000 

444415003610 

07/30/94 

P 

N 

N 

619 

4032 

ARMY 

LR1000 

444415003611 

08/02/94 

P 

N 

N 

620 

4261 

ARMY 

LR1000 

444415003612 

08/03/94 

P 

N 

N 

621 

ARMY 

LR1000 

444415003613 

07/30/94 

P 

vm 

MOLD  AT  PORT 

■a 

622 

3159 

ARMY 

LR1000 

444415003614 

07/30/94 

P 

mm 

■a 

623 

9388 

ARMY 

LR1000 

444415003615 

P 

■a 

■a 

624 

4211 

ARMY 

LR1000 

444415003616 

P 

MM 

■a 

625 

4128 

ARMY 

LR1000 

444415003617 

08/02/94 

P 

wsm 

MOLD  AT  PORT 

■a 

626 

4019 

ARMY 

LR1000 

444415003618 

08/02/94 

P 

m 

■a 

627 

1061 

ARMY 

LR1000 

444415003904 

06/17/94 

P 

wm 

■a 

628 

9205 

ARMY 

LR1000 

444415003905 

07/01/94 

P 

wm 

■a 

629 

1463 

ARMY 

LR1000 

444415003906 

06/23/94 

P 

mm 

■a 

630 

2251 

ARMY 

LR1000 

444415003910 

mcnatm 

P 

m 

■a 

631 

2200 

ARMY 

LR1000 

444415003912 

07/20/94 

P 

Kl 

■a 

632 

9242 

ARMY 

LR1000 

444415003914 

07/08/94 

P 

■a 

■a 

633 

5316 

ARMY 

LR1000 

444415102012 

07/25/94 

P 

mm 

■a 

634 

5335 

ARMY 

LR1000 

444415102014 

07/25/94 

P 

■a 

■a 

635 

11351 

ARMY 

LR1000 

444415102204 

06/29/94 

P 

■a 

■a 

636 

6004 

ARMY 

LR1000 

444415102206 

07/28/94 

P 

■a 

■a 

637 

5312 

ARMY 

LR1000 

444415102312 

07/25/94 

P 

■a 

■a 

638 

5329 

ARMY 

LR1000 

444415102314 

07/25/94 

P 

■■ 

■a 

639 

11357 

ARMY 

LR1000 

444415103204 

06/29/94 

P 

■a 

■a 

640 

5527 

ARMY 

LR1000 

444415103206 

07/27/94 

P 

Y 

N 

641 

4161 

ARMY 

LR1000 

444415103704 

0SI0ZI94 

P 

N 

N 

642 

4316 

ARMY 

LR1000 

444415103705 

08/07/94 

P 

N 

N 

643 

4247 

ARMY 

LR1000 

444415103706 

08/03/94 

P 

N 

N 

644 

12177 

ARMY 

LR1000 

444415103709 

06/30/94 

P 

N 

_ _ _ - 

N 

645 

3205 

ARMY 

LR1000 

444415103710 

07/30/94 

P 

N 

_ 

N 

646 

4029 

ARMY 

LR1000 

444415103711 

08/02/94 

P 

mm 

■a 

647 

4265 

ARMY 

LR1000 

444415103712 

08/03/94 

P 

■a 

■a 

648 

3196 

ARMY 

LR1000 

444415103713 

07/30/94 

P 

■■ 

■a 

649 

3153 

ARMY 

LR1000 

444415103714 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

■a 

650 

9394 

ARMY 

LR1000 

444415103715 

06/29/94 

P 

■a 

■a 

651 

4218 

ARMY 

LR1000 

444415103716 

08/03/94 

P 

■a 

■a 

652 

4126 

ARMY 

LR1000 

444415103717 

08/02/94 

P 

■a 

■a 

653 

4021 

ARMY 

LR1000 

444415103718 

08/02/94 

P 

■a 

■a 

654 

4147 

ARMY 

LR1000 

444415103804 

08/02/94 

P 

mm 

MOLD  AT  PORT 

■a 

655 

4224 

ARMY 

LR1000 

444415104104 

08/03/94 

P 

mm 

MOLD  PRESENT 

■a 

656 

3019 

ARMY 

LR1000 

444415104105 

07/25/94 

P 

■B 

■a 

657 

10543 

ARMY 

LR1000 

444415104106 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

■a 

658 

2380 

ARMY 

LR1000 

444415104108 

07/24/94 

P 

■a 

■a 

659 

12091 

ARMY 

LR1000 

444415104111 

06/30/94 

P 

■a 

■a 

660 

10557 

ARMY 

LR1000 

444415104112 

07/05/94 

P 

mm 

MOLD 

■a 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

661 

3091 

ARMY 

LR1000 

444415104116 

07/28/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

N 

662 

4153 

ARMY 

LR1000 

444415104704 

08/02/94 

P 

N 

N 

663 

4318 

ARMY 

LR1000 

444415104705 

08/07/94 

P 

N 

N 

664 

4254 

ARMY 

LR1000 

444415104706 

08/03/94 

P 

N 

N 

665 

12172 

ARMY 

LR1000 

444415104709 

06/30/94 

P 

N 

N 

666 

3208 

ARMY 

LR1000 

444415104710 

07/30/94 

P 

N 

N 

667 

4034 

ARMY 

LR1000 

444415104711 

08/02/94 

P 

N 

N 

668 

4264 

ARMY 

LR1000 

444415104712 

08/03/94 

P 

N 

N 

669 

3188 

ARMY 

LR1000 

444415104713 

07/30/94 

P 

N 

N 

670 

3152 

ARMY 

LR1000 

444415104714 

07/29/94 

P 

N 

N 

671 

9386 

ARMY 

LR1000 

444415104715 

06/29/94 

P 

N 

N 

672 

4219 

ARMY 

LR1000 

444415104716 

08/03/94 

P 

N 

N 

673 

4131 

ARMY 

LR1000 

444415104717 

08/02/94 

P 

N 

N 

674 

4016 

ARMY 

LR1000 

444415104718 

08/02/94 

P 

N 

N 

675 

6337 

ARMY 

LR1000 

444415202006 

08/03/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

676 

5460 

ARMY 

LR1000 

444415202010 

07/26/94 

P 

N 

N 

677 

5310 

ARMY 

LR1000 

444415202017 

07/25/94 

P 

N 

N 

678 

5426 

ARMY 

LR1000 

444415202905 

07/26/94 

P 

N 

N 

679 

11369 

ARMY 

LR1000 

444415202909 

06/29/94 

P 

N 

N 

680 

11381 

ARMY 

LR1000 

444415202914 

06/29/94 

P 

N 

, 

N 

681 

6379 

ARMY 

LR1000 

444415202915 

08/05/94 

P 

N 

N 

682 

ARMY 

LR1000 

444415203112 

07/25/94 

P 

wm 

N 

683 

5333 

ARMY 

LR1000 

P 

KM 

N 

684 

ARMY 

LR1000 

444415203206 

08/03/94 

P 

wm 

MOLD 

wm 

685 

5452 

ARMY 

LR1000 

444415203210 

07/26/94 

P 

MM 

wm 

686 

5301 

ARMY 

LR1000 

444415203217 

07/25/94 

P 

wm 

wm 

687 

1053 

ARMY 

LR1000 

P 

wm 

wm 

688 

9186 

ARMY 

LR1000 

444415304105 

07/01/94 

P 

wm 

wm 

689 

1468 

ARMY 

LR1000 

444415304106 

06/23/94 

P 

wm 

wm 

690 

1424 

msa 

LR1000 

444415304111 

06/23/94 

P 

urn 

wm 

691 

2202 

ARMY 

LR1000 

444415304112 

07/20/94 

P 

wm 

wm 

692 

9245 

ARMY 

LR1000 

444415304114 

07/08/94 

P 

wm 

KW 

693 

2219 

ARMY 

LR1000 

444415304116 

07/21/94 

P 

wm 

KW 

694 

2258 

ARMY 

LR1000 

444415304118 

07/21/94 

P 

Ul 

KW 

695 

4233 

ARMY 

LR1000 

444415304504 

08/03/94 

P 

Y 

KW 

696 

3017 

ARMY 

LR1000 

444415304505 

07/25/94 

P 

wm 

KW 

697 

10544 

ARMY 

LR1000 

444415304506 

07/05/94 

P 

KM 

KW 

698 

2378 

ARMY 

LR1000 

444415304508 

07/24/94 

P 

wm 

KW 

699 

12080 

ARMY 

LR1000 

444415304511 

06/30/94 

P 

wm 

KW 

700 

10591 

ARMY 

LR1000 

444415304512 

07/05/94 

P 

wm 

KW 

701 

3095 

ARMY 

LR1000 

444415304516 

07/28/94 

P 

wm 

wm 

702 

4152 

ARMY 

LR1000 

444415304604 

08/02/94 

P 

wm 

wm 

703 

4314 

ARMY 

LR1000 

444415304605 

08/07/94 

P 

wm 

wm 

704 

4248 

ARMY 

LR1000 

444415304606 

08/03/94 

P 

wm 

KW 

705 

12175 

ARMY 

LR1000 

444415304609 

06/30/94 

P 

wm 

wm 

706 

3209 

ARMY 

LR1000 

444415304610 

07/30/94 

P 

wm 

wm 

707 

4037 

ARMY 

LR1000 

444415304611 

08/02/94 

P 

wm 

KW 

708 

4267 

ARMY 

LR1000 

444415304612 

08/03/94 

P 

wm 

KW 

709 

3191 

ARMY 

LR1000 

444415304613 

07/30/94 

P 

wm 

KW 

710 

3157 

ARMY 

LR1000 

444415304614 

07/30/94 

P 

wm 

KW 

711 

9395 

ARMY 

LR1000 

444415304615 

06/29/94 

P 

wm 

KW 

712 

4215 

ARMY 

LR1000 

444415304616 

08/02/94 

P 

wm 

wm 

713 

4133 

ARMY 

LR1000 

444415304617 

08/02/94 

P 

wm 

wm 

714 

4017 

ARMY 

LR1000 

444415304618 

08/02/94 

P 

wm 

wm 

715 

5428 

ARMY 

LR1000 

P 

wm 

wm 

716 

11362 

ARMY 

LR1000  1 

444415305109 

06/29/94 

P 

N 

N 

717 

11386 

ARMY 

LR1000  ! 

444415305111 

06/29/94 

P 

N 

N 

718 

11367 

ARMY 

LR1000 

444415305114 

06/29/94 

P 

N 

N 

719 

6381 

ARMY 

LR1000 

444415305115 

08/05/94 

P 

N 

N 

720 

5427 

ARMY 

LR1000 

444415305505 

07/26/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

HI 

781 

12179 

ARMY 

LR1000 

444416201609 

06/30/94 

Ol 

wm 

782 

3204 

ARMY 

LR1000 

444416201610 

07/30/94 

mm 

mm 

783 

4038 

ARMY 

LR1000 

444416201611 

08/02/94 

wm 

wm 

784 

4260 

EMUI 

LR1000 

444416201612 

08/03/94 

mm 

wm 

785 

3197 

ARMY 

LR1000 

444416201613 

07/30/94 

wm 

■a 

786 

3155 

ARMY 

LR1000 

444416201614 

07/30/94 

wm 

mm 

787 

9391 

ARMY 

LR1000 

444416201615 

06/29/94 

wm 

wm 

788 

4220 

ARMY 

LR1000 

444416201616 

08/03/94 

wm 

wm 

789 

4130 

ARMY 

LR1000 

444416201617 

08/02/94 

wm 

mm 

790 

4026 

ARMY 

LR1000 

444416201618 

08/02/94 

wm 

mm 

791 

5059 

ARMY 

LR1000 

444416204904 

07/19/94 

wm 

wm 

792 

6166 

ARMY 

LR1000 

444416204906 

07/30/94 

mm 

MOLD 

wm 

793 

ARMY 

LR1000 

444416204909 

07/22/94 

wm 

wm 

794 

6014 

ARMY 

LR1000 

444416205404 

07/28/94 

wm 

wm 

795 

5445 

ARMY 

LR1000 

444416205405 

07/26/94 

HU 

wm 

wm 

796 

6357 

ARMY 

LR1000 

444416205406 

08/03/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

797 

6369 

ARMY 

LR1000 

444416205411 

08/03/94 

wm 

mm 

798 

5507 

ARMY 

LR1000 

444416205412 

07/27/94 

p 

wm 

■a 

799 

6090 

ARMY 

LR1000 

444416205415 

07/30/94 

p 

wm 

■a 

800 

6182 

ARMY 

LR1000 

444416205416 

07/31/94 

p 

wm 

■a 

801 

6230 

ARMY 

LR1000 

444416205417 

08/01/94 

p 

■a 

■a 

802 

5058 

ARMY 

LR1000 

444416205604 

07/19/94 

p 

mw 

■a 

803 

6164 

ARMY 

LR1000 

444416205606 

07/30/94 

p 

wm 

mw 

804 

wiri^ 

ARMY 

LR1000 

444416205609 

07/22/94 

p 

wm 

■a 

805 

3232 

ARMY 

LR1000 

44441630304 

07/30/94 

p 

N 

N 

806 

3225 

ARMY 

LR1000 

444416303604 

07/30/94 

p 

N 

N 

807 

2361 

ARMY 

LR1000 

444416303613 

07/22/94 

p 

N 

N 

808 

4312 

ARMY 

LR1000 

444416303904 

08/07/94 

p 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

809 

2392 

ARMY 

LR1000 

444416303905 

07/24/94 

p 

N 

N 

810 

2069 

ARMY 

LR1000 

444416303909 

07/19/94 

p 

N 

N 

811 

2246 

ARMY 

LR1000 

444416303910 

07/21/94 

p 

N 

N 

812 

2350 

ARMY 

LR1000 

444416303911 

07/22/94 

p 

N 

N 

813 

3313 

ARMY 

LR1000 

444416303912 

07/30/94 

p 

N 

N 

814| 

2176 

ARMY 

LR1000 

444416303913 

07/20/94 

p 

N 

N 

815 

3058 

ARMY 

LR1000 

444416303915 

07/27/94 

p 

Y 

MOLD  AT  PORT 

N 

816 

3119 

ARMY 

LR1000 

444416303916 

07/28/94 

p 

N 

N 

817 

3089 

ARMY 

LR1000 

444416303917 

07/28/94 

p 

N 

N 

818 

4066 

ARMY 

LR1000 

444416304104 

08/02/94 

p 

N 

N 

819 

3322 

ARMY 

LR1000 

444416304105 

07/31/94 

p 

N 

N 

820 

9046 

ARMY 

LR1000 

444416304116 

07/08/94 

p 

N 

■a 

821 

3254 

ARMY 

LR1000 

444416304117 

07/30/94 

p 

mw 

■a 

822 

6007 

ARMY 

LR1000 

444416304604 

07/28/94 

p 

wm 

■a 

823 

5447 

ARMY 

LR1000 

444416304605 

07/26/94 ! 

p 

wm 

■a 

824 

6360 

ARMY 

LR1000 

444416304606 

08/03/94 

p 

wm 

■a 

825 

6368 

ARMY 

LR1000 

444416304611 

08/03/94 

p 

wm 

■a 

826 

5498 

ARMY 

LR1000 

444416304612 

07/26/94 

p 

wm 

■a 

827 

6093 

ARMY 

LR1000  i 

444416304615 

07/30/94 

p 

wm 

■a 

828 

6181 

ARMY 

LR1000 

444416304616 

07/31/94 

p 

wm 

■a 

829 

6228 

ARMY 

LR1000 

444416304617 

08/01/94 

p 

wm 

■a 

830 

6016 

ARMY 

LR1000 

444416305404 

07/28/94 

p 

wm 

■a 

831 

5439 

ARMY 

LR1000 

444416305405 

07/26/94 

p 

wm 

■a 

832 

6358 

ARMY 

LR1000 

444416305406 

08/03/94 

p 

wm 

■a 

833 

6371 

ARMY 

LR1000 

444416305411 

08/03/94 

p 

wm 

■a 

834 

5502 

ARMY 

LR1000 

444416305412 

07/26/94 

p 

wm 

■a 

835 

6096 

ARMY 

LR1000 

444416305415 

07/30/94 

p 

wm 

■a 

836 

6186 

ARMY 

LR1000 

444416305416 

07/31/94 

p 

mw 

mw 

837 

6238 

ARMY 

LR1000 

444416305417 

08/02/94 

p 

wm 

mm 

838 

6006 

ARMY 

LR1000 

444416305504 

07/28/94 

p 

wm 

mm 

839 

5441 

ARMY 

LR1000 

444416305505 

07/26/94 

p 

wm 

mm 

840 

6361 

ARMY 

LR1000 

444416305506 

08/03/94 

p 

mw 

mm 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over  — 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

841 

6373 

ARMY 

LR1000 

444416305511 

08/03/94 

P 

N 

N 

842 

5508 

ARMY 

LR1000 

444416305512 

07/27/94 

P 

N 

N 

843 

6091 

ARMY 

LR1000 

444416305515 

07/30/94 

P 

N 

N 

844 

6189 

ARMY 

LR1000 

444416305516 

07/31/94 

P 

N 

N 

845 

6236 

ARMY 

LR1000 

444416305517 

08/02/94 

P 

N 

N 

846 

11342 

ARM^' 

LR1000 

444416402004 

06/29/94 

P 

N 

N 

847 

5521 

ARMY 

LR1000 

444416402006 

07/27/94 

P 

N 

N 

848 

11347 

ARMY 

LR1000 

444416402404 

06/29/94 

P 

N 

N 

849 

6005 

ARMY 

LR1000 

444416402406 

07/28/94 

P 

o 

am 

850 

11356 

ARMY 

LR1000 

444416402504 

06/29/94 

P 

o 

ma 

851 

5525 

ARMY 

LR1000 

444416402506 

07/27/94 

P 

tm 

am 

852 

11348 

ARMY 

LR1000 

444416403004 

06/29/94 

P 

ma 

am 

853 

5526 

ARMY 

LR1000 

444416403006 

07/27/94 

P 

ma 

am 

854 

11349 

ARMY 

LRIOOO 

444416403404 

06/29/94 

P 

MM 

am 

855 

5524 

ARMY 

LR1000 

444416403406 

07/27/94 

P 

ma 

am 

856 

4303 

ARMY 

LRIOOO 

444416403804 

08/07/94 

P 

■a 

am 

857 

2382 

ARMY 

LRIOOO 

444416403805 

07/24/94 

P 

MM 

am 

858 

2068 

ARMY 

LRIOOO 

444416403809 

07/19/94 

P 

m 

ma 

859 

2247 

ARMY 

LRIOOO 

444416403810 

07/21/94 

P 

o 

mm 

860 

2355 

ARMY 

LR1000 

444416403811 

07/22/94 

P 

ma 

ma 

861 

3314 

ARMY 

LRIOOO 

444416403812 

07/30/94 

P 

am 

am 

862 

2170 

ARMY 

LRIOOO 

444416403813 

07/20/94 

P 

ma 

am 

863 

3059 

ARMY 

LRIOOO 

444416403815 

07/27/94 

P 

am 

am 

864 

3117 

ARMY 

LRIOOO 

444416403816 

07/28/94 

P 

ma 

am 

865 

3084 

ARMY 

LRIOOO 

444416403817 

07/28/94 

P 

am 

am 

866 

4074 

ARMY 

LRIOOO 

444416403904 

08/02/94 

P 

ma 

am 

867 

3317 

ARMY 

LRIOOO 

444416403905 

07/30/94 

P 

am 

am 

868 

9052 

ARMY 

LRIOOO 

444416403916 

07/08/94 

P 

am 

am 

869 

3247 

ARMY 

LR1000 

444416403917 

07/30/94 

P 

ma 

MOLD  PRESENT 

N 

870 

4148 

ARMY 

LRIOOO 

444416404104 

08/02/94 

P 

am 

N 

871 

2209 

ARMY 

LR1000 

444416404112 

07/21/94 

P 

Ul 

am 

872 

11282 

ARMY 

LRIOOO 

444416404113 

06/28/94 

P 

am 

am 

873 

4304 

ARMY 

LRIOOO 

444416404204 

08/07/94 

P 

am 

am 

874 

2391 

ARMY 

LRIOOO 

444416404205 

07/24/94 

P 

am 

am 

875 

2248 

ARMY 

LRIOOO 

444416404210 

07/21/94 

P 

ma 

am 

876 

2352 

ARMY 

LRIOOO 

444416404211 

07/22/94 

P 

ma 

am 

877 

3309 

ARMY 

LR1000 

444416404212 

07/30/94 

P 

wm 

am 

878 

2178 

ARMY 

LR1000 

444416404213 

07/20/94 

P 

wm 

ma 

879 

3060 

ARMY 

LRIOOO 

444416404215 

07/27/94 

P 

Mm 

am 

880 

3116 

ARMY 

LRIOOO 

444416404216 

07/28/94 

P 

ma 

am 

881 

3083 

ARMY 

LRIOOO 

444416404217 

07/28/94 

P 

■■ 

MOLD  AT  PORT 

am 

882 

4063 

ARMY 

LRIOOO 

444416404304 

08/02/94 

P 

ma 

am 

883 

4072 

ARMY 

LRIOOO 

444416404304 

08/02/94 

P 

HI 

MOLD  AT  PORT 

ma 

884 

3324 

ARMY 

LRIOOO 

444416404305 

07/31/94 

P 

mm 

mm 

885 

3318 

ARMY 

LRIOOO 

444416404305 

07/31/94 

P 

ma 

am 

886 

9045 

ARMY 

LRIOOO 

444416404316 

07/08/94 

P 

am 

am 

887 

9051 

ARMY 

LRIOOO 

444416404316 

07/08/94 

P 

mm 

am 

888 

3249 

ARMY 

LRIOOO 

444416404317 

07/30/94 

P 

am 

889 

4070 

ARMY 

LRIOOO 

444416500104 

08/02/94 

P 

am 

ma 

890 

3321 

ARMY 

LRIOOO 

444416500105 

07/31/94 

P 

mm 

am 

891 

9053 

ARMY 

LRIOOO 

444416500116 

07/08/94 

P 

ma 

ma 

892 

3250 

ARMY 

LRIOOO 

444416500117 

P 

ma 

am 

893 

3228 

ARMY 

LRIOOO 

444416500204 

07/30/94 

P 

am 

ma 

894 

2367 

ARMY 

LRIOOO 

444416500213 

07/24/94 

P 

N 

N 

895 

3227 

ARMY 

LRIOOO 

444416500304 

07/30/94 

P 

y 

MOLD  PRESENT 

N 

896 

4305 

ARMY 

LRIOOO 

444416500404 

08/07/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

ma 

897 

2388 

ARMY 

LRIOOO 

444416500405 

07/24/94 

P 

ma 

ma 

898 

:  2072 

ARMY 

LRIOOO 

444416500409 

07/19/94 

P 

mm 

IN  _ 

899 

;  2253 

ARMY 

LRIOOO 

444416500410 

07/21/94 

P 

ma 

am 

900 

;  2347 

ARMY 

LRIOOO 

444416500411 

07/22/94 

P 

ma 

am 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

901 

3310 

ARMY 

LR1000 

444416500412 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

902 

2177 

ARMY 

LR1000 

444416500413 

07/20/94 

P 

N 

N 

903 

3057 

ARMY 

LR1000 

444416500415 

07/27/94 

P 

N 

N 

904 

3123 

ARMY 

LR1000 

444416500416 

07/29/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

N 

905 

3079 

ARMY 

LR1000 

444416500417 

07/28/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

N 

906 

3226 

ARMY 

LR1000 

444416500504 

07/30/94 

P 

N 

N 

907 

2364 

ARMY 

LR1000 

444416500513 

07/24/94 

P 

N 

N 

908 

5056 

ARMY 

LR1000 

444416503804 

07/19/94 

P 

N 

N 

909 

6162 

ARMY 

LR1000 

444416503806 

07/30/94 

P 

N 

N 

910 

5180 

ARMY 

LR1000 

444416503809 

07/22/94 

P 

N 

N 

911 

11343 

ARMY 

LR1000 

444416503904 

06/29/94 

P 

N 

N 

912 

5522 

ARMY 

LR1000 

444416503906 

07/27/94 

P 

N 

N 

913 

6008 

ARMY 

LR1000 

444416504004 

07/28/94 

P 

N 

N 

914 

5446 

ARMY 

LR1000 

444416504005 

07/26/94 

P 

N 

N 

915 

6355 

ARMY 

LR1000 

444416504006 

08/03/94 

P 

N 

N 

916 

6370 

ARMY 

LR1000 

444416504011 

08/03/94 

P 

N 

N 

917 

5505 

ARMY 

LR1000 

444416504012 

07/27/94 

P 

N 

N 

918 

6095 

ARMY 

LR1000 

444416504015 

07/30/94 

P 

N 

N 

919 

6180 

ARMY 

LR1000 

444416504016 

07/31/94 

P 

N 

N 

920 

6229 

ARMY 

LR1000 

444416504017 

08/01/94 

P 

N 

N 

921 

5057 

ARMY 

LR1000 

444416504104 

07/19/94 

P 

N 

N 

922 

6160 

ARMY 

LR1000 

444416504106 

07/30/94 

P 

N 

N 

923 

5177 

ARMY 

LR1000 

444416504109 

07/22/94 

P 

N 

N 

924 

4308 

ARMY 

LR1000 

444416701104 

08/07/94 

P 

N 

N 

925 

2386 

ARMY 

LR1000 

444416701105 

07/24/94 

P 

N 

N 

926 

2071 

ARMY 

LR1000 

444416701109 

07/19/94 

P 

N 

N 

927 

2252 

ARMY 

LR1000 

444416701110 

07/21/94 

P 

N 

N 

928 

2357 

ARMY 

LR1000 

444416701111 

07/22/94 

P 

N 

N 

929 

3308 

ARMY 

LR1000 

444416701112 

;  07/30/94 

P 

N 

N 

930 

2181 

ARMY 

LR1000 

444416701113 

i  07/20/94 

P 

N 

N 

931 

3055 

ARMY 

LR1000 

444416701115 

07/27/94 

P 

N 

N 

932 

3122 

ARMY 

LR1000 

444416701116 

07/29/94 

P 

N 

N 

933 

3085 

ARMY 

LR1000 

444416701117 

07/28/94 

P 

N 

N 

934 

1055 

ARMY 

LR1000 

555515500204 

06/17/94 

!  P 

N 

N 

935 

9188 

ARMY 

LR1000 

555515500205 

07/01/94 

P 

N 

N 

936 

1471 

ARMY 

LR1000 

555515500206 

06/23/94 

P 

N 

N 

937 

4008 

ARMY 

LR1000 

555515500210 

08/02/94 

P 

N 

N 

938 

1417 

ARMY 

LR1000 

555515500211 

06/23/94 

P 

N 

N 

939 

2196 

ARMY 

LR1000 

555515500212 

07/20/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

N 

940 

9244 

ARMY 

LR1000 

555515500214 

07/08/94 

P 

N 

N 

941 

2212 

ARMY 

LR1000 

555515500216 

07/21/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT  AREA 

N 

942 

2262 

ARMY 

LR1000 

555515500218 

07/21/94 

P 

N 

N 

943 

1059 

ARMY 

LR1000 

555515501504 

06/17/94 

P 

N 

N 

944 

9183 

ARMY 

LR1000 

555515501505 

07/01/94 

P 

N 

N 

945 

1470i 

ARMY 

LR1000 

555515501506 

06/23/94 

P 

N 

N 

946 

4011 

ARMY 

LR1000 

555515501510 

08/02/94 

P 

N 

N 

947 

1416 

ARMY 

LR1000 

555515501511 

06/23/94 

P 

N 

N 

948 

2195 

ARMY 

LR1000 

555515501512 

07/20/94 

P 

N 

N 

949 

9235 

ARMY 

LR1000 

555515501514  i 

07/08/94  i 

P 

N 

N 

950 

2215 

ARMY 

LR1000 

555515501516 

07/21/94 

P 

N  1 

N 

951 

2263 

ARMY 

LR1000 

555515501518 

07/21/94 

P 

N 

N 

952 

4229 

ARMY 

LR1000 

555515501604 

08/03/94 

P 

N 

N 

953 

3023 

ARMY 

LR1000 

555515501605 

07/25/94 

P 

N 

N 

954 

10549 

ARMY 

LR1000 

555515501606 

07/05/94 

P 

N 

N 

955 

2375 

ARMY 

LR1000 

555515501608 

07/24/94 

P 

N 

N 

956 

12087 

ARMY 

LR1000 

555515501611 

06/30/94 

P 

N 

N 

957 

10595 

ARMY 

LR1000 

555515501612 

07/05/94 

P 

N 

N 

958 

3090 

ARMY 

LR1000 

555515501616 

07/28/94 

P 

N 

N 

959 

5432 

ARMY 

LR1000 

555515505105 

07/26/94 

P 

N 

N 

960 

11355 

ARMY 

LR1000 

555515505109 

06/29/94 

P 

N 

N 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

961 

11378 

ARMY 

LR1000 

555515505111 

06/29/94 

P 

N 

N 

962 

11368 

ARMY 

LR1000 

555515505114 

06/29/94 

P 

imi 

N 

963 

6385 

ARMY 

LR1000 

555515505115 

08/05/94 

P 

IKI 

im 

964 

5425 

ARMY 

LR1000 

555515505305 

07/26/94 

P 

!KI 

m 

965 

11358 

ARMY 

LR1000 

555515505309 

06/29/94 

P 

:ei 

m 

966 

11387 

ARMY 

LR1000 

555515505311 

06/29/94 

P 

MM 

m 

967 

11365 

ARMY 

LR1000 

555515505314 

06/29/94 

P 

wm 

m 

968 

6383 

ARMY 

LR1000 

555515505315 

08/05/94 

P 

mm 

m 

969 

4159 

ARMY 

LR1000 

555515601704 

08/02/94 

P 

MM 

m 

970 

4317 

ARMY 

LR1000 

555515601705 

08/07/94 

P 

N 

N 

971 

4250 

ARMY 

LR1000 

555515601706 

08/03/94 

P 

N 

N 

972 

12181 

ARMY 

LR1000 

555515601709 

06/30/94 

P 

N 

N 

973 

3198 

ARMY 

LR1000 

555515601710 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

N 

974 

4028 

ARMY 

LR1000 

555515601711 

08/02/94 

P 

N 

N 

975 

4268 

ARMY 

LR1000 

555515601712 

08/03/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

976 

3189 

ARMY 

LR1000 

555515601713 

07/30/94 

P 

N 

N 

977 

3161 

ARMY 

LR1000 

555515601714 

07/30/94 

P 

N 

N 

978 

9389 

ARMY 

LR1000 

555515601715 

06/29/94 

P 

N 

N 

979 

4214 

ARMY 

LR1000 

555515601716 

08/02/94 

P 

N 

N 

980 

4129 

ARMY 

LR1000 

555515601717 

08/02/94 

P 

N 

N 

981 

4023 

ARMY 

LR1000 

555515601718 

08/02/94 

P 

N 

N 

982 

6336 

ARMY 

LR1000 

555515605206 

08/03/94 

P 

N 

N 

983 

5451 

ARMY 

LR1000 

555515605210 

07/26/94 

P 

N 

N 

984 

5309 

ARMY 

LR1000 

555515605217 

07/25/94 

P 

N 

N 

985 

6341 

ARMY 

LR1000 

555515605306 

08/03/94 

P 

N 

N 

986 

5458 

ARMY 

LR1000 

555515605310 

07/26/94 

P 

N 

N 

987 

5304 

ARMY 

LR1000 

555515605317 

07/25/94 

P 

N 

N 

988 

5433 

ARMY 

LR1000 

555515605705 

07/26/94 

P 

N 

N 

989 

11353 

ARMY 

LR1000 

555515605709 

06/29/94 

P 

N 

N 

990 

11379 

ARMY 

LR1000 

555515605711 

06/29/94 

P 

N 

N 

991 

11375 

ARMY 

LR1000 

555515605714 

06/29/94 

P 

N 

N 

992 

6389 

ARMY 

LR1000 

555515605715 

08/05/94 

P 

N 

N 

993 

1060 

ARMY 

LR1000 

1555515700104 

06/17/94 

P 

N 

N 

994 

9182 

ARMY 

LR1000 

555515700105 

07/01/94 

P 

N 

N 

995 

1465 

ARMY 

LR1000 

555515700106 

06/23/94 

P 

N 

N 

996 

4015 

ARMY 

LR1000 

555515700110 

08/02/94 

P 

N 

N 

997 

1419 

ARMY 

LR1000 

555515700111 

06/23/94 

P 

N 

N 

998 

2201 

ARMY 

LR1000 

555515700112 

07/20/94 

P 

N 

N 

999 

9238 

ARMY 

LR1000 

555515700114 

07/08/94 

P 

N 

N 

1000 

2216 

ARMY 

LR1000 

555515700116 

07/21/94 

P 

Oil 

m 

1001 

2257 

ARMY 

LR1000 

555515700118 

07/21/94 

P 

mi 

m 

1002 

4227 

ARMY 

LR1000 

555515700404 

08/03/94 

P 

N 

m 

1003 

3021 

ARMY 

LR1000 

555515700405 

07/25/94 

P 

mi 

m 

1004 

10552 

ARMY 

LR1000 

555515700406 

07/05/94 

P 

mi 

m 

1005 

2372 

ARMY 

LR1000 

555515700408 

07/24/94 

P 

N 

m 

1006 

12090 

ARMY 

LR1000 

555515700411 

06/30/94 

P 

m 

m 

1007 

10593 

ARMY 

LR1000 

555515700412 

07/05/94 

P 

m 

m 

1008 

3101 

ARMY 

LR1000 

555515700416 

07/28/94 

P 

m 

m 

1009 

1058 

ARMY 

LR1000 

555515700804 

06/17/94 

P 

m 

m 

1010 

9187 

ARMY 

LR1000 

555515700805 

07/01/94 

m 

m 

1011 

1464 

ARMY 

LR1000 

555515700806 

06/23/94 

m 

m 

1012 

2197 

ARMY 

LR1000 

555515700812 

07/20/94 

p 

m 

m 

1013 

9236 

ARMY 

LR1000 

555515700814 

07/08/94 

HQIII 

m 

m 

1014 

2211 

ARMY 

LR1000 

555515700816 

07/21/94 

P 

m 

m 

1015 

2259 

ARMY 

LR1000 

555515700818 

07/21/94 

P 

m 

m 

1016 

1422 

ARMY 

LR1000 

555515700911 

06/23/94 

m 

m 

1017 

4223 

ARMY 

LR1000 

555516200404 

08/03/94 

■liM 

m 

m 

1018 

3024 

ARMY 

LR1000 

555516200405 

07/25/94 

mm 

m 

1019 

10548 

ARMY 

LR1000 

555516200406 

07/05/94 

p 

Y 

MOLD 

m 

1020 

3064 

ARMY 

LR1000 

555516200407 

07/27/94 

p 

N 

N 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No.  _ 


10555 


3094 

4156 

4320 

4253 

12182 


3203 


4266 


4036 

3194 

3156 

9396  ' 

4217 

4124 

4025  ' 

3224 

2362 

4306 

2381 

2064 

2244 

2358 

3305 

2171 

3052 

3125 

3080 

6012 

5444 

6364 

6375 
5499 
6089 
6190 
6232 
4069 
3325 
9049 
3253 
3231 
2365 
4149 
2207 

11280 

4064 

3323 

9044 

3255 

6017 

5442 

6363 

6376 
5503 
6097 
6187 
6235 
5063 
6165 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1 000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 
LR1000 


555516200408 


555516200411 


555516200412 


555516200416 

555516201004 

555516201005 

555516201006 

555516201009 

555516201010 


555516201011 


555516201012 

555516201013 

555516201014 

555516201015 

555516201016 

555516201017 

555516201018 

555516201504 

555516201513 

555516201604 

555516201605 

555516201609 

555516201610 

555516201611 

555516201612 

555516201613 

555516201615 

555516201616 

555516201617 

555516300104 

555516300105 

555516300106 

555516300111 

555516300112 

555516300115 

555516300116 

555516300117 

555516303304 

555516303305 

555516303316 

555516303317 

555516303604 

555516303613 

555516303904 

555516303912 

555516303913 

555516304104 

555516304105 

555516304116 

555516304117 

555516402404 

555516402405 

555516402406 

555516402411 

555516402412 

555516402415 

555516402416 

555516402417 

555516402504 

555516402506 


Date  Over- 
_ wrap  Y/N 

al/plI 


07/24/94 


06/30/94 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE _ 

Leak  or 
Condensation 


08/02/94 !  P 


08/07/94 


06/30/94 

07/30/94 


08/03/94 


08/02/94 
07/30/94 ' 
07/30/94 
06/29/94 
08/03/94 
08/02/94 
08/02/94 
07/30/94 
07/22/94 
08/07/94 
07/24/94 
07/14/94 
07/21/94 
07/22/94 
07/30/94 
07/20/94 
07/27/94 
07/29/94 
07/28/94 
07/28/94 
07/26/94 
08/03/94 
08/03/94 
07/26/94 
07/30/94 
07/31/94 
08/01/94 
08/02/94 
07/31/94 
07/08/94 
07/30/94 
07/30/94 
07/24/94 
08/02/94 
07/20/94 
06/28/94 
08/02/94 
07/31/94 
07/08/94 
07/30/94 
07/28/94 
07/26/94 
08/03/94 
08/03/94 
07/26/94 
07/30/94 
07/31/94 
08/02/94 
07/20/94 
07/30/94 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

1081 

5178 

ARMY 

LR1000 

555516402509 

07/22/94 

P 

N 

N 

1082 

5061 

ARMY 

LR1000 

555516403004 

07/19/94 

P 

N 

N 

1083 

6167 

ARMY 

LR1000 

555516403006 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

1084 

5179 

ARMY 

LR1000 

555516403009 

07/22/94 

P 

N 

N 

1085 

3229 

ARMY 

LR1000 

555516403604 

07/30/94 

P 

N 

N 

1086 

2363 

ARMY 

LR1000 

555516403613 

07/24/94 

P 

N 

N 

1087 

4309 

ARMY 

LR1000 

555516403804 

08/07/94 

P 

N 

N 

1088 

2383 

ARMY 

LR1000 

555516403805 

07/24/94 

P 

N 

N 

1089 

2067 

ARMY 

LR1000 

555516403809 

07/19/94 

P 

N 

N 

1090 

2254 

ARMY 

LR1000 

555516403810 

07/21/94 

P 

N 

N 

1091 

2349 

ARMY 

LR1000 

555516403811 

07/22/94 

P 

N 

N 

1092 

3312 

ARMY 

LR1000 

555516403812 

07/30/94 

P 

N 

N 

1093 

2173 

ARMY 

LR1000 

555516403813 

07/20/94 

P 

N 

N 

1094 

3062 

ARMY 

LR1000 

555516403815 

07/27/94 

P 

N 

N 

1095 

3120 

ARMY 

LR1000 

555516403816 

07/28/94 

P 

N 

N 

1096 

3078 

ARMY 

LR1000 

555516403817 

07/28/94 

P 

N 

N 

1097 

4302 

ARMY 

LR1000 

555516404104 

08/07/94 

P 

N 

N 

1098 

2385 

ARMY 

LR1000 

555516404105 

07/24/94 

P 

N 

N 

1099 

2065 

ARMY 

LR1000 

555516404109 

07/19/94 

P 

N 

N 

1100 

2250 

ARMY 

LR1000 

555516404110 

07/21/94 

P 

N 

N 

1101 

2353 

ARMY 

LR1000 

555516404111 

07/22/94 

P 

N 

N 

1102 

3307 

ARMY 

LR1000 

555516404112 

07/30/94 

P 

MM 

El 

1103 

2175 

ARMY 

LR1000 

P 

mm 

El 

1104 

3063 

ARMY 

LR1000 

555516404115 

07/27/94 

P 

N 

El 

1105 

3114 

ARMY 

LR1000 

555516404116 

07/28/94 

P 

El 

El 

1106 

3081 

ARMY 

LR1000 

555516404117 

07/28/94 

P 

mm 

El 

1107 

4151 

ARMY 

LR1000 

555516404204 

08/02/94 

P 

mm 

N 

1108 

2291 

ARMY 

LR1000 

555516404211 

07/21/94 

P 

mm 

N 

1109 

00 

o 

CM 

CM 

ARMY 

LR1000 

555516404212 

07/20/94 

P 

mm 

N 

1110 

11281 

ARMY 

LR1000 

555516404213 

06/28/94 

P 

mm 

■Mi 

1111 

4313 

ARMY 

LR1000 

555516404304 

08/07/94 

P 

mm 

■M! 

1112 

2390 

ARMY 

LR1000 

555516404305 

07/24/94 

P 

mm 

Ell 

1113 

2070 

ARMY 

LR1000 

555516404309 

07/19/94 

P 

mm 

Ell 

1114 

2245 

ARMY 

LR1000 

555516404310 

07/21/94 

P 

mm 

Ell 

1115 

2356 

ARMY 

LR1000 

555516404311 

07/22/94 

P 

mm 

Ell 

1116 

3311 

ARMY 

LR1000 

555516404312 

07/30/94 

P 

N 

N 

1117 

2172 

ARMY 

LR1000 

555516404313 

07/20/94 

P 

N 

N 

1118 

LR1000 

555516404315 

07/27/94 

P 

El 

El 

1119 

3118 

ARMY 

LR1000 

555516404316 

07/28/94 

P 

El 

El 

1120 

3088 

ARMY 

LR1000 

555516404317 

07/28/94 

P 

El 

El 

1121 

4157 

ARMY 

LR1000 

555516500104 

P 

El 

El 

1122 

4323 

ARMY 

LR1000 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

mm 

1123 

4258 

ARMY 

LR1000 

555516500106 

08/03/94 

P 

KB 

mm 

1124 

12183 

ARMY 

LR1000 

555516500109 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

1125 

3206 

ARMY 

LR1000 

555516500110 

07/30/94 

P 

Y 

mm 

1126 

4030 

ARMY 

LR1000 

555516500111 

08/02/94 

P 

El 

mm 

1127 

4269 

ARMY 

LR1000 

555516500112 

08/03/94 

P 

mm 

mm 

1128 

3195 

ARMY 

LR1000 

555516500113 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

mm 

1129 

3158 

ARMY 

LR1000 

555516500114 

07/30/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

N 

1130 

9392 

ARMY 

LR1000 

555516500115 

06/29/94 

Ell 

El 

1131 

4222 

ARMY 

LR1000 

555516500116 

08/03/94 

p 

Y 

MOLD  AND  LEAK 

El 

1132 

4134 

ARMY 

LR1000 

555516500117 

08/02/94 

Ell 

mm 

1133 

4024 

ARMY 

LR1000 

555516500118 

08/02/94 

P 

Y 

MOLD  PRESENT 

mm 

1134 

4071 

ARMY 

LR1000 

555516500204 

08/02/94 

El 

mm 

1135 

3319 

ARMY 

LR1000 

555516500205 

07/31/94 

P 

El 

mm 

1136 

9050 

ARMY 

LR1000 

555516500216 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

1137 

3248 

ARMY 

LR1000 

555516500217 

07/30/94 

P 

mm 

mm 

1138 

6011 

ARMY 

LR1000 

555516503704 

07/28/94 

P 

mm 

KB 

LEAK 

1139 

5437 

ARMY 

LR1000 

555516503705 

07/26/94 

mm 

N 

1140 

6354 

ARMY 

LR1000 

555516503706 

08/03/94 

p 

N 

Y 

LEAK 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

6374 

ARMY 

LR1000 

555516503711 

08/03/94 

P 

wm 

m 

5497 

ARMY 

LR1000 

555516503712 

07/26/94 

P 

BB 

mm 

6100 

ARMY 

LR1000 

555516503715 

07/30/94 

P 

O 

ma 

6188 

ARMY 

LR1000 

555516503716 

07/31/94 

P 

El 

mm 

6234 

ARMY 

LR1000 

555516503717 

08/02/94 1 

P 

El 

mm 

11350 

ARMY 

LR1000 

P 

El 

mm 

6002 

ARMY 

LR1000 

P 

mm 

mm 

1141 

1142 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 


NO.OF  BAGS  WITH  MOLD:  105 


MOISTURE:  6 
(LEAK:4) 
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Appendix  1.3.2 


500  ML  LACTATEO  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

1 

1186 

ARMY 

LR500 

000027902407 

06/22/94 

N/A 

Y 

AT  PORT 

N 

2 

1177 

ARMY 

LR500 

000028103907 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

3 

1178 

ARMY 

LR500 

000028104307 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

4 

1179 

ARMY 

LR500 

000028105007 

06/22/94 

N/A 

N 

KB 

5 

1185 

ARMY 

LR500 

000028105007 

06/22/94 

N/A 

N 

WEm 

6 

1180 

ARMY 

LR500 

000028202907 

06/22/94 

N/A 

N 

mm 

7 

1184 

ARMY 

LR500 

000028305007 

06/22/94 

N/A 

N 

mm 

8 

1183 

ARMY 

LR500 

000028402507 

06/22/94 

N/A 

Y 

AT  PORT 

mm 

9 

1182 

ARMY 

LR500 

000028403307 

06/22/94 

N/A 

N 

OUTSIDE  OVERWRAP 

10 

1187 

ARMY 

LR500 

000028504007 

06/22/94 

N/A 

N 

mm 

11 

1181 

ARMY 

LR500 

000028504207 

06/22/94 

N/A 

N 

mm 

12 

7696 

ARMY 

LR500 

000411404105 

07/24/94 

P 

N 

WEm 

13 

7311 

ARMY 

LR500 

000411404106 

07/20/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

14 

8325 

ARMY 

LR500 

000412800704 

07/31/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

15 

8222 

ARMY 

LR500 

000412800711 

07/29/94 

A 

N 

mm 

16 

8226 

ARMY 

LR500 

000412800712 

07/29/94 

A 

N 

mm 

17 

8453 

ARMY 

LR500 

000412800714 

08/01/94 

A 

mm 

mm 

18 

8330 

ARMY 

LR500 

000412800804 

07/31/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

19 

8219 

ARMY 

LR500 

000412800811 

07/29/94 

A 

N 

N 

20 

8231 

ARMY 

LR500 

000412800812 

07/29/94 

P 

N 

N 

21 

8452 

ARMY 

LR500 

000412800814 

08/01/94 

A 

N 

N 

22 

8320 

ARMY 

LR500 

000412900104 

07/31/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

23 

8324 

ARMY 

LR500 

000412900104 

07/31/94 

A 

N 

N 

24 

8215 

ARMY 

LR500 

000412900111 

07/29/94 

A 

N 

WEm 

25 

8211 

ARMY 

LR500 

000412900111 

07/29/94 

A 

mm 

mm 

26 

8229 

ARMY 

LR500 

000412900112 

07/29/94 

P 

N 

mm 

27 

8225 

ARMY 

LR500 

000412900112 

07/29/94 

A 

N 

N 

28 

8451 

ARMY 

LR500 

000412900114 

08/01/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

29 

8461 

ARMY 

LR500 

000412900114 

08/01/94 

P 

N 

N 

30 

1  8319 

ARMY 

LR500 

000413002004 

07/31/94 

A 

N 

N 

1 

31 

8218 

ARMY 

LR500 

000413002011 

07/29/94 

A 

mm 

mm 

32 

8223 

ARMY 

LR500 

000413002012 

07/29/94 

A 

mm 

mm 

33 

8450 

ARMY 

LR500 

000413002014 

08/01/94 

A 

N 

N 

34 

8322 

ARMY 

LR500 

000413100604 

1  07/31/94 

A 

mm 

mm 

35 

8221 

ARMY 

LR500 

000413100611 

i  07/29/94 

A 

N 

mm 

36 

8227 

ARMY 

LR500 

000413100612 

07/29/94 

A 

mm 

WEm 

37 

8457 

1  ARMY 

LR500 

000413100614 

08/01/94 

P 

mm 

mm 

38 

8321 

ARMY 

LR500 

000413101004 

07/31/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

39 

8212 

ARMY 

LR500 

000413101011 

07/29/94 

A 

N 

N 

40 

8230 

ARMY 

LR500 

000413101012 

07/29/94 

P 

N 

N 

41 

8458 

ARMY 

LR500 

000413101014 

08/01/94 

P 

N 

N 

42 

7229 

ARMY 

LR500 

000413204005 

07/19/94 

P 

N 

N 

43 

7166 

ARMY 

LR500 

000413204010 

07/19/94 

P 

N 

N 

44 

1373 

ARMY 

LR500 

000413204014 

06/23/94 

N/A 

N 

NO  OVERWRAP 

mm 

45 

1092 

ARMY 

LR500 

000413204017 

06/17/94 

N/A 

mm 

fl3i 

46 

8028 

ARMY 

LR500 

000413300204 

07/27/94 

P 

N 

N 

47 

7605 

ARMY 

LR500 

000413300205 

07/24/94 

P 

N 

N 

48 

7104 

ARMY 

LR500 

000413300206 

07/13/94 

P 

N 

N 

49 

7350 

ARMY 

LR500 

000413300208 

07/20/94 

mm 

mm\ 

50 

7041 

ARMY 

LR500 

000413300211 

07/13/94 

p 

N 

N 

51 

8114 

ARMY 

LR500 

000413300212 

07/28/94 

■on 

mm 

N 

52 

8041 

ARMY 

LR500 

000413300213 

07/27/94 

p 

N 

N 

53 

8049 

ARMY 

LR500 

000413300214 

07/27/94 

p 

N 

N 

54 

7614 

ARMY 

LR500 

000413300215 

07/24/94 

p 

N 

N 

55 

7089 

ARMY 

LR500 

000413300216 

07/13/94 

p 

N 

N 

56 

8078 

ARMY 

LR500 

000413300217 

07/27/94 

p 

N 

N 

57 

8101 

ARMY 

LR500 

000413300218 

07/28/94 

A 

N 

N 

58 

10182 

ARMY 

LR500 

000413300804 

06/29/94 

P 

N 

BK 

59 

7522 

ARMY 

LR500 

000413300805 

07/23/94 

P 

N 

N 

60 

10674 

ARMY 

LR500 

000413300806 

07/06/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

ALyPL 

61 

11329 

ARMY 

LR500 

000413300811 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

62 

11326 

ARMY 

LR500 

000413300812 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

63 

1625 

ARMY 

LR500 

000413300813 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

64 

10075 

ARMY 

LR500 

000413300814 

07/06/94 

P 

N 

N 

65 

12153 

ARMY 

LR500 

000413300816 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

66 

8438 

ARMY 

LR500 

000413404309 

08/01/94 

A 

N 

N 

67 

8409 

ARMY 

LR500 

000413404310 

07/31/94 

A 

N 

N 

68 

8467 

ARMY 

LR500 

000413404311 

08/02/94 

A 

N 

N 

69 

8176 

ARMY 

LR500 

000413404312 

07/28/94 

A 

N 

N 

70 

8569 

ARMY 

LR500 

000413404313 

08/03/94 

A 

N 

N 

71 

8268 

ARMY 

LR500 

000413404315 

07/30/94 

A 

N 

N 

72 

8205 

ARMY 

LR500 

000413404316 

07/29/94 

A 

N 

N 

73 

8444 

ARMY 

LR500 

000413502609 

08/01/94 

A 

N 

N 

74 

8412 

ARMY 

000413502610 

07/31/94 

A 

N 

N 

75 

8472 

ARMY 

000413502611 

08/02/94 

A 

N 

N 

76 

8186 

ARMY 

LR500 

000413502612 

07/28/94 

A 

N 

N 

77 

8568 

ARMY 

LR500 

000413502613 

08/03/94 

A 

N 

N 

78 

8266 

ARMY 

LR500 

000413502615 

07/30/94 

A 

N 

N 

79 

8210 

ARMY 

LR500 

000413502616 

07/29/94 

A 

N 

N 

80 

8446 

ARMY 

LR500 

000413503109 

08/01/94 

A 

N 

N 

81 

8408 

ARMY 

LR500 

000413503110 

07/31/94 

A 

N 

N 

82 

8473 

ARMY 

LR500 

000413503111 

08/02/94 

A 

mm 

mm 

83 

8177 

ARMY 

LR500 

000413503112 

07/28/94 

A 

N 

N 

84 

8567 

ARMY 

LR500 

000413503113 

08/03/94 

A 

N 

N 

85 

8261 

ARMY 

LR500 

000413503115 

07/30/94 

A 

N 

N 

86 

8202 

ARMY 

LR500 

000413503116 

07/28/94 

A 

N 

N 

87 

8442 

ARMY 

LR500 

000413503309 

08/01/94 

A 

N 

N 

88 

8404 

ARMY 

LR500 

000413503310 

07/31/94 

A 

N 

N 

89 

8471 

ARMY 

LR500 

000413503311 

08/02/94 

A 

N 

N 

90 

8183 

ARMY 

LR500 

000413503312 

07/28/94 

A 

mm 

■n 

91 

8565 

!  ARMY 

LR500 

000413503313 

08/03/94 

A 

mm 

■n 

92 

8263 

1  ARMY 

LR500 

000413503315 

07/30/94 

A 

N 

mm 

93 

ARMY 

LR500 

000413503316 

07/28/94 

A 

N 

N 

94 

7226 

ARMY 

LR500 

000511604105 

07/19/94 

P 

N 

N 

95 

7164 

ARMY 

LR500 

000511604110 

07/19/94 

P 

N 

N 

96 

7694 

!  ARMY 

LR500 

000511604205 

07/24/94 

P 

N 

N 

97 

7316 

I  ARMY 

LR500 

000511604206 

07/20/94 

P 

N 

N 

98 

7695 

1  ARMY 

LR500 

000511604405 

07/24/94 

P 

N 

N 

99 

7319 

!  ARMY 

LR500 

000511604406 

07/20/94 

P 

N 

N 

100 

7701 

!  ARMY 

LR500 

000511701305 

07/27/94 

P 

N 

N 

101 

7318 

!  ARMY 

LR500 

000511701306 

1  07/20/94 

P 

N 

N 

102 

7703 

1  ARMY 

LR500 

000511701505 

1  07/27/94 

P 

N 

N 

103 

7314 

1  ARMY 

LR500 

000511701506 

P 

N 

N 

104 

7699 

1  ARMY 

LR500 

000511800605 

07/24/94 

P 

N 

KB 

105 

7313 

ARMY 

LR500 

000511800606 

07/20/94 

P 

N 

N 

106 

7697 

;  ARMY 

LR500 

000511800805 

■♦T/CTMl 

P 

N 

N 

107 

7312 

ARMY 

LR500 

000511800806 

P 

N 

N 

108 

12747 

ARMY 

LR500 

000513602104 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

109 

7079 

ARMY 

LR500 

000513602105 

07/13/94 

P 

N 

N 

110 

8011 

ARMY 

LR500 

000513602109 

07/27/94 

P 

N 

N 

111 

7392 

ARMY 

LR500 

000513602110 

07/20/94 

P 

N 

N 

112 

8532 

ARMY 

LR500 

000513602111 

08/03/94 

P 

N 

N 

113 

7530 

ARMY 

LR500 

000513602112 

07/23/94 

P 

N 

N 

114 

1715 

ARMY 

LR500 

000513602113 

06/23/94 

N/A 

N 

NO  OVERWRAP 

N 

115 

8150 

!  ARMY 

LR500 

000513602114 

07/28/94 

P 

N 

N 

116 

7058 

000513602115 

07/13/94 

P 

N 

N 

117 

1008 

ARMY 

LR500 

000513602116 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

118 

ARMY 

LR500 

000513602117 

07/06/94 

P 

N 

N 

ARMY 

LR500 

000513602118 

07/23/94 

P 

■a 

120 

ARMY 

LR500 

000513602204 

07/06/94 

N/A 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

121 

7080 

ARMY 

LR500 

000513602205 

07/13/94 

P 

N 

N 

122 

8019 

ARMY 

LR500 

000513602209 

07/27/94 

P 

N 

N 

123 

7389 

ARMY 

LR500 

000513602210 

07/20/94 

P 

N 

N 

124 

8531 

ARMY 

LR500 

000513602211 

08/03/94 

P 

N 

N 

125 

7537 

ARMY 

LR500 

000513602212 

07/23/94 

P 

N 

N 

126 

1716 

ARMY 

LR500 

000513602213 

06/23/94 

N/A 

N 

NO  OVERWRAP 

N 

127 

8140 

ARMY 

LR500 

000513602214 

07/28/94 

A 

N 

N 

128 

7057 

ARMY 

LR500 

000513602215 

07/13/94 

P 

N 

N 

129 

1010 

ARMY 

LR500 

000513602216 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

130 

1009 

ARMY 

LR500 

000513602216 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

131 

12653 

ARMY 

LR500 

000513602217 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

132 

7510 

ARMY 

LR500 

000513602218 

07/23/94 

P 

N 

N 

133 

8443 

ARMY 

LR500 

000513703809 

08/01/94 

A 

N 

N 

134 

8407 

ARMY 

LR500 

000513703810 

07/31/94 

A 

N 

N 

135 

8462 

ARMY 

LR500 

000513703811 

08/01/94 

A 

N 

N 

136 

8185 

ARMY 

LR500 

000513703812 

07/28/94 

A 

N 

N 

137 

8564 

ARMY 

LR500 

000513703813 

08/03/94 

A 

N 

N 

138 

8260 

ARMY 

LR500 

000513703815 

07/30/94 

A 

N 

N 

139 

8199 

ARMY 

LR500 

000513703816 

07/28/94 

A 

N 

N 

140 

8439 

ARMY 

LR500 

000513804209 

08/01/94 

A 

N 

N 

141 

8411 

ARMY 

LR500 

000513804210 

07/31/94 

A 

N 

N 

142 

8469 

ARMY 

LR500 

000513804211 

08/02/94 

A 

N 

N 

143 

8178 

ARMY 

LR500 

000513804212 

07/28/94 

A 

N 

N 

144 

8566 

ARMY 

LR500 

000513804213 

08/03/94 

A 

N 

N 

145 

8269 

ARMY 

LR500 

000513804215 

07/30/94 

A 

N 

N 

146 

8208 

ARMY 

LR500 

000513804216 

07/29/94 

A 

N 

N 

147 

8437 

ARMY 

LR500 

000513804409 

08/01/94 

A 

N 

N 

148 

8406 

ARMY 

LR500 

000513804410 

07/31/94 

A 

N 

N 

149 

8465 

ARMY 

LR500 

000513804411 

08/02/94 

A 

N 

N 

150 

8179 

ARMY 

LR500 

000513804412 

07/28/94 

A 

N 

N 

151 

8563 

ARMY 

LR500 

000513804413 

08/03/94 

A 

N 

N 

152 

8264 

ARMY 

LR500 

000513804415 

07/30/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

153 

8203 

ARMY 

LR500 

000513804416 

07/28/94 

A 

N 

N 

154 

8445 

ARMY 

LR500 

000513804509 

08/01/94 

A 

N 

N 

155 

8401 

ARMY 

LR500 

000513804510 

07/31/94 

A 

N 

N 

156 

8468 

ARMY 

LR500 

000513804511 

08/02/94 

A 

N 

N 

157 

8180 

ARMY 

LR500 

000513804512 

07/28/94 

A 

N 

N 

158 

8559 

ARMY 

LR500 

000513804513 

08/03/94 

A 

N 

N 

159 

8271 

ARMY 

LR500 

000513804515 

07/30/94 

A 

N 

N 

160 

8209 

ARMY 

LR500 

000513804516 

07/29/94 

A 

N 

N 

161 

8410 

ARMY 

LR500 

000513804710 

07/31/94 

A 

N 

N 

162 

8466 

ARMY 

LR500 

000513804711 

08/02/94 

A 

N 

N 

163 

8181 

ARMY 

LR500 

000513804712 

07/28/94 

A 

N 

N 

164 

8561 

ARMY 

LR500 

000513804713 

08/03/94 

A 

N 

N 

165 

8270 

ARMY 

LR500 

000513804715 

07/30/94 

A 

N 

N 

166 

8204 

ARMY 

LR500 

000513804716 

07/29/94 

A 

N 

N 

167 

8440 

ARMY 

LR500 

000513901209 

08/01/94 

A 

N 

N 

168 

8403 

ARMY 

LR500 

000513901210 

07/31/94 

A 

N 

N 

169 

8463 

ARMY 

LR500 

000513901211 

08/01/94 

A 

N 

N 

170 

8182 

ARMY 

LR500 

000513901212 

07/28/94 

A 

N 

N 

171 

8558 

ARMY 

LR500 

000513901213 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

Y 

LEAK 

172 

8262 

ARMY 

LR500 

000513901215 

07/30/94 

A 

N 

N 

173 

8206 

ARMY 

LR500 

000513901216 

07/29/94 

A 

N 

N 

174 

8447 

ARMY 

LR500 

000513901809 

08/01/94 

A 

N 

N 

175 

8402 

ARMY 

LR500 

000513901810  1 

07/31/94 

A 

N 

N 

176 

8470 

ARMY 

LR500 

000513901811 

08/02/94 

A 

N 

N 

177' 

8175 

ARMY 

LR500 

000513901812 

07/28/94 

A 

N 

N 

178 

8562 

ARMY 

LR500 

000513901813 

08/03/94 

A 

N 

N 

179 

8267 

ARMY 

LR500 

000513901815 

07/30/94 

A 

N 

N 

180 

8201 

ARMY 

LR500 

000513901816 

07/28/94 

A 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AUPL 

181 

8441 

ARMY 

LR500 

000513901909 

08/01/94 

A 

N 

N 

182 

8405 

ARMY 

LR500 

000513901910 

07/31/94 

A 

N 

N 

183 

8464 

ARMY 

LR500 

000513901911 

08/01/94 

A 

N 

N 

184 

8184 

ARMY 

LR500 

000513901912 

07/28/94 

A 

N 

N 

185 

8560 

ARMY 

LR500 

000513901913 

08/03/94 

A 

N 

N 

186 

8265 

ARMY 

LR500 

000513901915 

07/30/94 

A 

N 

N 

187 

8207 

ARMY 

LR500 

000513901916 

07/29/94 

A 

N 

N 

188 

8384 

ARMY 

LR500 

000514000909 

07/31/94 

A 

N 

N 

189 

8334 

ARMY 

LR500 

000514000910 

07/31/94 

A 

N 

N 

190 

8602 

ARMY 

LR500 

000514000914 

08/03/94 

A 

N 

N 

191 

8317 

ARMY 

LR500 

000514000915 

07/31/94 

A 

N 

N 

192 

8432 

ARMY 

LR500 

000514000917 

08/01/94 

A 

N 

N 

193 

8364 

ARMY 

LR500 

000514000918 

07/31/94 

A 

N 

N 

194 

8389 

ARMY 

LR500 

000514001109 

07/31/94 

A 

N 

N 

195 

8331 

ARMY 

LR500 

000514001110 

07/31/94 

A 

N 

N 

196 

8604 

ARMY 

LR500 

000514001114 

08/03/94 

A 

N 

N 

197 

8312 

ARMY 

LR500 

000514001115 

07/31/94 

A 

N 

N 

198 

8425 

ARMY 

LR500 

000514001117 

08/01/94 

A 

mm 

mm 

199 

8359 

ARMY 

LR500 

000514001118 

07/31/94 

A 

N 

N 

200 

8380 

ARMY 

LR500 

000514001209 

07/31/94 

A 

N 

N 

201 

8338 

ARMY 

LR500 

000514001210 

07/31/94 

A 

N 

N 

202 

8593 

ARMY 

LR500 

000514001214 

08/03/94 

A 

mm 

mm 

203 

8311 

ARMY 

LR500 

000514001215 

07/31/94 

A 

N 

N 

204 

8435 

ARMY 

LR500 

000514001217 

08/01/94 

A 

N 

N 

205 

8362 

ARMY 

LR500 

000514001218 

07/31/94 

A 

N 

N 

206 

8023 

ARMY 

LR500 

000514100304 

07/27/94 

P 

N 

N 

207 

7602 

ARMY 

LR500 

000514100305 

07/24/94 

P 

N 

N 

208 

7106 

ARMY 

LR500 

000514100306 

07/13/94 

P 

N 

N 

209 

7353 

ARMY 

LR500 

000514100308 

07/20/94 

P 

N 

N 

210 

7039 

ARMY 

LR500 

000514100311 

07/13/94 

P 

N 

N 

211 

8105 

ARMY 

LR500 

000514100312 

07/28/94 

A 

mm 

N 

212 

8039 

ARMY 

LR500 

000514100313 

07/27/94 

P 

N 

N 

213 

8054 

ARMY 

LR500 

000514100314 

1  07/27/94 

P 

N 

N 

214 

7615 

ARMY 

LR500 

000514100315 

07/24/94 

P 

N 

N 

215 

7093 

ARMY 

LR500 

000514100316 

07/13/94 

P 

N 

N 

216 

8074 

ARMY 

LR500 

000514100317 

07/27/94 

P 

N 

N 

217 

8097 

ARMY 

LR500 

000514100318 

07/28/94 

A 

N 

N 

218 

8030 

ARMY 

LR500 

000514100504 

07/27/94 

P 

mm 

■a 

219 

7604 

ARMY 

LR500 

000514100505 

07/24/94 

P 

N 

N 

220 

7099 

ARMY 

LR500 

000514100506 

07/13/94 

P 

N 

N 

221 

7347 

ARMY 

LR500 

000514100508 

07/20/94 

P 

N 

N 

7045 

ARMY 

LR500 

000514100511 

P 

N 

N 

8115 

ARMY 

LR500 

000514100512 

A 

N 

N 

8035 

ARMY 

LR500 

000514100513 

07/27/94 

P 

N 

N 

225 

8055 

ARMY 

LR500 

000514100514 

07/27/94 

P 

N 

N 

226 

7613 

ARMY 

000514100515 

07/24/94 

P 

N 

N 

227 

7094 

ARMY 

000514100516 

07/13/94 

P 

N 

N 

228 

8075 

ARMY 

LR500 

000514100517 

07/27/94 

P 

N 

N 

229 

8103 

ARMY 

LR500 

000514100518 

07/28/94 

A 

N 

N 

230 

8024 

ARMY 

LR500 

000514100704 

07/27/94 

P 

N 

N 

231 

7609 

ARMY 

000514100705 

07/24/94 

P 

mm 

N 

232 

7097 

ARMY 

000514100706 

07/13/94 

P 

Y 

MOLD  AT  PORT 

N 

233 

7354 

ARMY 

HSESEH 

000514100708 

07/20/94 

P 

N 

N 

234 

7040 

ARMY 

000514100711 

07/13/94 

P 

N 

N 

235 

8107 

ARMY 

■05^131 

000514100712 

07/28/94 

A 

N 

N 

236 

8040 

ARMY 

000514100713 

07/27/94 

P 

N 

N 

237 

8053 

ARMY 

000514100714 

07/27/94 

P 

N 

N 

238 

7619 

000514100715 

07/24/94 

P 

mm 

N 

239 

7092 

ARMY 

000514100716 

07/13/94 

P 

N 

N 

240 

8072 

ARMY 

000514100717 

07/27/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

EMill 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

241 

8093 

ARMY 

LRSOO 

000514100718 

■Km 

N 

N 

242 

8379 

ARMY 

LR500 

000514202309 

A 

N 

N 

243 

8335 

ARMY 

LR500 

000514202310 

kdh 

N 

Y 

LEAK 

244 

8599 

ARMY 

000514202314 

08/03/94 

A 

N 

N 

245 

8318 

ARMY 

000514202315 

A 

N 

N 

246 

8428 

ARMY 

000514202317 

A 

N 

N 

247 

8355 

ARMY 

000514202318 

07/31/94 

A 

N 

N 

248 

8026 

ARMY 

LR500 

000514202404 

07/27/94 

P 

N 

N 

249 

7608 

ARMY 

LR500 

000514202405 

07/24/94 

P 

N 

N 

250 

7108 

ARMY 

LR500 

000514202406 

07/13/94 

P 

N 

N 

251 

7349 

ARMY 

LR500 

000514202408 

07/20/94 

P 

N 

N 

252 

7042 

ARMY 

LR500 

000514202411 

07/13/94 

P 

N 

N 

253 

8108 

ARMY 

LR500 

000514202412 

07/28/94 

A 

N 

N 

254 

8045 

ARMY 

LR500 

000514202413 

07/27/94 

P 

N 

N 

255 

8050 

ARMY 

LRSOO 

000514202414 

07/27/94 

P 

N 

N 

256 

7611 

ARMY 

LRSOO 

000514202415 

07/24/94 

P 

N 

N 

257 

7088 

ARMY 

LRSOO 

000514202416 

07/13/94 

P 

N 

N 

258 

ARMY 

LRSOO 

000514202417 

07/27/94 

P 

N 

N 

259 

8100 

ARMY 

LRSOO 

000514202418 

07/28/94 

A 

N 

N 

260 

1252 

ARMY 

LRSOO 

000514202505 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

261 

EIMi] 

ARMY 

LRSOO 

000514202506 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

262 

ARMY 

LRSOO 

000514202509 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

263 

12248 

ARMY 

LRSOO 

000514202510 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

264 

12229 

ARMY 

LRSOO 

000514202511 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

265 

1798 

ARMY 

000514202512 

06/21/94 

N/A 

mm 

■n 

266 

1347 

ARMY 

000514202516 

06/23/94 

N/A 

N 

■a 

267 

12346 

ARMY 

000514202517 

06/28/94 

N/A 

mm 

■a 

268 

1742 

ARMY 

000514202518 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

269 

ARMY 

LRSOO 

000514202709 

07/31/94 

A 

N 

N 

270 

8337 

ARMY 

LRSOO 

000514202710 

07/31/94 

A 

N 

N 

271 

ARMY 

LRSOO 

000514202714 

08/03/94 

A 

mm 

N 

272 

ARMY 

LRSOO 

000514202715 

07/31/94 

A 

N 

N 

273 

8431 

ARMY 

LRSOO 

000514202717 

08/01/94 

A 

N 

N 

274 

8361 

ARMY 

LRSOO 

000514202718 

A 

N 

N 

275 

8381 

ARMY 

000514301309 

07/31/94 

A 

N 

N 

276 

8333 

ARMY 

LRSOO 

000514301310 

07/31/94 

A 

mm. 

■a: 

277 

8596 

ARMY 

LRSOO 

000514301314 

08/03/94 

A 

N 

N 

278 

8314 

ARMY 

LRSOO 

000514301315 

A 

N 

■a 

279 

8433 

ARMY 

LRSOO 

000514301317 

08/01/94 

A 

N 

N 

280 

8363 

ARMY 

LRSOO 

000514301318 

07/31/94 

A 

N 

N 

281 

8390 

ARMY 

LRSOO 

000514301409 

07/31/94 

A 

N 

N 

282 

8340 

ARMY 

LRSOO 

000514301410 

07/31/94 

A 

N 

N 

283 

8595 

ARMY 

LRSOO 

000514301414 

08/03/94 

A 

N 

N 

284 

8307 

ARMY 

LRSOO 

000514301415 

07/30/94 

A 

N 

285 

8430 

ARMY 

LRSOO 

000514301417 

08/01/94 

A 

N 

N 

286 

8356 

ARMY 

LRSOO 

000514301418 

07/31/94 

A 

N 

N 

287 

8033 

ARMY 

LRSOO 

000514400204 

07/27/94 

P 

N 

N 

288 

7606 

♦ARMY 

LRSOO 

000514400205 

07/24/94 

P 

N 

N 

289 

7102 

ARMY 

LRSOO 

000514400206 

07/13/94 

P 

N 

N 

290 

7355 

ARMY 

LRSOO 

000514400208 

07/20/94 

P 

N 

N 

291 

7037 

ARMY 

LRSOO 

000S1 4400211 

07/13/94 

P 

N 

■a 

292 

8116 

ARMY 

LRSOO 

000514400212 

07/28/94 

A 

N 

N 

293 

8036 

ARMY 

LRSOO 

000514400213 

07/27/94 

P 

N 

N 

294 

8051 

ARMY 

LRSOO 

000514400214 

07/27/94 

P 

N 

N 

295 

7618 

ARMY 

LRSOO 

000514400215 

07/24/94 

P 

N 

N 

296 

7095 

ARMY 

LRSOO 

000514400216 

07/13/94 

P 

N 

N 

297 

8077 

ARMY 

LRSOO 

000514400217 

07/27/94 

P 

N 

N 

298 

8104 

ARMY 

LRSOO 

000514400218 

07/28/94 

A 

N 

N 

299 

8034 

ARMY 

LRSOO 

000514400404 

07/27/94 

P 

N 

N 

300 

7600 

ARMY 

LRSOO 

000514400405 

07/24/94 

P 

N 

N 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


I NBRL  I  Site  |  Product  |  Bag  Number 


000514400406 
■  000514400408 


No. 

7105 

ARMY 

LR500 

7348 

ARMY 

LR500 

7038 

ARMY 

LR500 

8112 

ARMY 

8038 

ARMY  ; 

Over¬ 

wrap 

AL/PL 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE _ 

Leak  or 

Y/N _ Condensation 


07/13/94 

07/20/94 


ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


000514400411 

I  07/13/94 

P 

N 

N 

000514400412 

A 

N 

N 

000514400413 

07/27/94 

P 

N 

N 

000514400414 

07/27/94 

P 

I  N 

N 

000514400415 
”  000514400416 
“000514400417 


000514400418 


000514400705 


000514400706 


000514400711 


000514400712 


000514400713 


000514400714 


000514400715 


000514400716 


000514400717 


000514400718 


000514400804 

000514400805 

000514400806 


000514400811 


07/24/94 


07/13/94 


07/27/94 


07/28/94 


07/27/94 


07/24/94 


07/13/94 


07/20/94 


07/13/94 


07/27/94 


07/27/94 


07/24/94 


07/13/94 


|] 

ij _ 

■■s 

li 


07/27/94 

07/24/94 

07/13/94 


07/13/94 


000514400813 


000514400814 


000514400816 


000514400817 


07/27/94 


07/27/94 


07/24/94 


07/13/94 


07/27/94 


LR500 

000514400818 

07/28/94 

LR500 

000514501709 

07/31/94 

8025 

ARMY 

LR500 

7598 

ARMY 

LR500 

7103 

ARMY 

LR500 

7351 

ARMY 

LR500 

7046 

LR500 

8113 

ARMY 

LR500 

8046 

ARMY 

LR500 

8047 

ARMY 

LR500 

7612 

ARMY 

LR500 

7090 

ARMY 

LR500 

8070 

ARMY 

LR500 

8095 

ARMY 

LR500 

8388 

ARMY 

LR500 

8341 

ARMY 

LR500 

8603 

ARMY 

LR500 

8316 

ARMY 

LR500 

8436 

ARMY 

LR500 

8366 

ARMY 

;  LR500 

000514501715 


000514501717 


000514501718 


000514502004 


000514502005 


000514502006 


000514502008 


000514502011 


000514502012 


000514502013 


000514502014 


08/03/94 


07/31/94 


08/01/94 


07/31/94 


07/27/94 


07/24/94 


07/13/94 


07/20/94 


07/13/94 


07/28/94 


07/27/94 


07/27/94 


000514502016  j  07/13/94 


000514502414 

08/03/94 

000514502415 

07/31/94 

000514502417 


000514502418 


000514502909 

“000514502910 


000514502914 


08/01/94 


07/31/94 


07/31/94 

07/31/94 


08/03/94 


N 

N 


N 


N 


N 

N 


N 

N 


N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

361 

8310 

ARMY 

LR500 

000514502915 

07/31/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

362 

8434 

ARMY 

LR500 

000514502917 

08/01/94 

A 

N 

N 

363 

8365 

ARMY 

LR500 

000514502918 

07/31/94 

A 

N 

N 

364 

7704 

ARMY 

LR500 

000611501405 

07/27/94 

P 

N 

N 

365 

7320 

ARMY 

LR500 

000611501406 

07/20/94 

P 

N 

N 

366 

7702 

ARMY 

LR500 

000611501605 

07/27/94 

P 

N 

N 

367 

7322 

ARMY 

LR500 

000611501606 

07/20/94 

P 

N 

N 

368 

7698 

ARMY 

LR500 

000611903905 

07/24/94 

P 

N 

N 

369 

7315 

ARMY 

000611903906 

07/20/94 

P 

N 

N 

370 

8329 

ARMY 

LR500 

000611904004 

A 

N 

N 

371 

8216 

ARMY 

000611904011 

07/29/94 

A 

N 

N 

372 

8228 

ARMY 

LR500 

000611904012 

07/29/94 

P 

N 

N 

373 

000611904014 

08/01/94 

A 

N 

N 

374 

7705 

ARMY 

000612000405 

07/27/94 

P 

N 

N 

375 

7317 

ARMY 

LR500 

000612000406 

07/20/94 

P 

N 

N 

376 

000612000905 

07/27/94 

P 

N 

N 

377 

7321 

ARMY 

LR500 

P 

N 

N 

378 

■MCI 

LR500 

A 

N 

N 

379 

8217 

ARMY 

LR500 

000612601511 

07/29/94 

A  . 

N 

N 

380 

CO 

OJ 

GO 

ARMY 

LR500 

000612601512 

07/29/94 

P 

N 

N 

381 

8459 

ARMY 

000612601514 

08/01/94 

P 

N 

N 

382 

8326 

ARMY 

000612602204 

07/31/94 

A 

N 

N 

383 

ARMY 

000612602211 

07/29/94 

A 

N 

N 

384 

mi»zi 

ARMY 

LR500 

000612602212 

07/29/94 

A 

N 

N 

385 

ARMY 

000612602214 

08/01/94 

A 

N 

N 

386 

8328 

ARMY 

000612702004 

07/31/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

387 

8220 

LR500 

A 

N 

N 

388 

8233 

ARMY 

LR500 

000612702012 

07/29/94 

P 

N 

N 

389 

8460 

ARMY 

LR500 

000612702014 

08/01/94 

P 

N 

N 

390 

8327 

ARMY 

LR500 

000612702204 

A 

'  N 

N 

391 

ARMY 

LR500 

000612702211 

07/29/94 

A 

mm 

392 

ARMY 

LR500 

000612702212 

07/29/94 

P 

N 

N 

393 

8455 

ARMY 

LR500 

000612702214 

08/01/94 

A 

N 

N 

394 

8032 

000614603804 

07/27/94 

P 

N 

N 

ARMY 

LR500 

000614603805 

07/24/94 

P 

N 

N 

396 

7101 

ARMY 

LR500 

000614603806 

07/13/94 

P 

N 

N 

397 

7352 

ARMY 

LR500 

000614603808 

07/20/94 

P 

N 

N 

398 

7044 

ARMY 

LR500 

000614603811 

07/13/94 

P 

N 

N 

399 

8106 

ARMY 

LR500 

000614603812 

A 

mm\ 

mm 

400 

8043 

ARMY 

000614603813 

07/27/94 

P 

mm\ 

mm 

401 

8048 

ARMY 

07/27/94 

P 

N 

N 

402 

7621 

ARMY 

LR500 

000614603815 

07/24/94 

P 

N 

N 

403 

7091 

ARMY 

LR500 

000614603816 

07/13/94 

P 

N 

N 

404 

8069 

ARMY 

LR500 

000614603817 

07/27/94 

P 

N 

N 

405 

8098 

ARMY 

HDuSSSI 

07/28/94 

A 

N 

N 

406 

8387 

ARMY 

LR500 

000614604009 

07/31/94 

A 

N 

N 

407 

8332 

ARMY 

LR500 

000614604010 

07/31/94 

A 

N 

N 

408 

8594 

ARMY 

LR500 

000614604014 

08/03/94 

A 

N 

N 

409 

8313 

ARMY 

LR500 

000614604015 

07/31/94 

A 

N 

N 

410 

8426 

ARMY 

LR500 

000614604017 

08/01/94 

A 

N 

N 

411 

8357 

ARMY 

LR500 

000614604018 

07/31/94 

A 

N 

N 

412 

8382 

ARMY 

LR500 

000614604209 

07/31/94 

A 

N 

N 

413 

8336 

ARMY 

LR500 

000614604210 

07/31/94 

A 

N 

N 

414 

8600 

ARMY 

LR500 

000614604214 

08/03/94 

A 

N 

N 

415 

8309 

ARMY 

LR500 

000614604215 

07/31/94 

A 

N 

N 

416 

8427 

ARMY 

LR500 

000614604217 

A 

N 

N 

417 

8358 

ARMY 

LR500 

000614604218 

07/31/94 

A 

N 

N 

418 

8031 

ARMY 

LR500 

000614605004 

07/27/94 

P 

mm 

N 

419 

7601 

ARMY 

LR500 

000614605005 

07/24/94 

P 

N 

N 

420 

7107 

ARMY 

LR500 

000614605006 

07/13/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

■Mill 

1  Product 

1  Bag  Number 

1  Date 

■1 

Leak  or 

■■■■ 

1723 

Condensation 

■■ 

■■ 

421 

7048 

ARMY 

LR500 

000614605011 

07/13/94 

P 

N 

N 

422 

8109 

ARMY 

LR500 

000614605012 

07/28/94 

A 

N 

N 

423 

8037 

ARMY 

LR500 

000614605013 

07/27/94 

P 

N 

N 

424 

8052 

ARMY 

LR500 

000614605014 

07/27/94 

P 

N 

N 

425 

7620 

ARMY 

LR500 

000614605015 

07/24/94 

P 

N 

N 

426 

7085 

ARMY 

LR500 

000614605016 

07/13/94 

P 

N 

N 

427 

8073 

ARMY 

LR500 

000614605017 

07/27/94 

P 

N 

N 

428 

ARMY 

LR500 

000614605018 

07/28/94 

A 

N 

N 

429 

7063 

ARMY 

LR500 

000614705210 

07/13/94 

P 

N 

N 

430 

7634 

ARMY 

LR500 

000614705213 

07/24/94 

P 

N 

N 

431 

12522 

ARMY 

LR500 

000614705216 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

432 

10115 

ARMY 

LR500 

000614705217 

06/29/94 

P 

N 

N 

433 

7196 

ARMY 

LR500 

000614705218 

07/19/94 

P 

mm 

mm 

434 

7068 

ARMY 

LR500 

000614705310 

07/13/94 

P 

N 

mm 

435 

7645 

ARMY 

LR500 

000614705313 

07/24/94 

P 

N 

N 

436 

12786 

ARMY 

LR500 

000614705316 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

437 

10119 

ARMY 

000614705317 

06/29/94 

P 

N 

N 

438 

7187 

ARMY 

000614705318 

07/19/94 

P 

mm 

mm 

439 

10181 

ARMY 

P 

mm 

mm 

440 

7520 

ARMY 

000614805205 

07/23/94 

P 

N 

N 

441 

10672 

ARMY 

P 

N 

N 

442 

BESSl 

ARMY 

000614805211 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

443 

11333 

ARMY 

000614805212 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

444 

1631 

ARMY 

LR500 

000614805213 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

445 

12154 

ARMY 

LR500 

000614805216 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

446 

10078 

ARMY 

LR500 

000614805218 

07/06/94 

P 

mm 

447 

10185 

ARMY 

LR500 

000615804304 

P 

mm 

448 

7526 

ARMY 

LR500 

000615804305 

07/23/94 

P 

N 

N 

449 

10677 

ARMY 

LR500 

000615804306 

07/06/94 

P 

mm 

450 

11337 

ARMY 

LR500 

000615804311 

06/29/94 

N/A 

WEm 

■n 

451 

11317 

ARMY 

LR500 

000615804312 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

452 

1619 

ARMY 

LR500 

000615804313 

N/A 

N 

N 

453 

10077 

ARMY 

LR500 

000615804314 

07/06/94 

P 

N 

N 

454 

12158 

ARMY 

LR500 

000615804316 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

455 

10569 

ARMY 

LR500 

000615804404 

07/05/94 

P 

N 

N 

456 

7458 

ARMY 

LR500 

000615804408 

07/21/94 

P 

N 

N 

457 

8134 

ARMY 

LR500 

000615804411 

A 

N 

N 

458 

12841 

ARMY 

LR500 

000615804416 

N/A 

N 

N 

459 

8081 

ARMY 

LR500 

000615804417 

A 

N 

N 

460 

11404 

ARMY 

LR500 

000615804418 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

461 

7069 

ARMY 

LR500 

000615804810 

07/13/94 

P 

N 

N 

462 

7640 

ARMY 

LR500 

000615804813 

07/24/94 

P 

N 

N 

463 

12524 

ARMY 

LR500 

000615804816 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

464 

10116 

ARMY 

LR500 

000615804817 

06/29/94 

P 

N 

N 

465 

7189 

ARMY 

LR500 

000615804818 

07/19/94 

P 

N 

N 

466 

1249 

ARMY 

LR500 

000615900205 

06/22/94 

N 

N 

467 

11294 

ARMY 

LR500 

000615900206 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

468 

1637 

ARMY 

LR500 

000615900209 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

469 

12245 

ARMY 

LR500 

000615900210 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

470 

12231 

ARMY 

LR500 

000615900211 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

471 

1800 

ARMY 

LR500 

000615900212 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

472 

1336 

ARMY 

LR500 

000615900216 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

473 

12351 

ARMY 

LR500 

000615900217 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

474 

1757 

ARMY 

LR500 

000615900218 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

475 

10180 

ARMY 

LR500 

000615900504 

06/29/94 

P 

N 

N 

476 

7518 

ARMY 

LR500 

000615900505 

07/23/94 

P 

N 

N 

477 

10676 

ARMY 

LR500 

000615900506 

07/06/94 

P 

N 

N 

478 

11339 

ARMY 

LR500 

000615900511 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

479 

11323 

ARMY 

LR500 

000615900512 

06/29/94 

N 

N 

480 

1624 

ARMY 

LR500 

000615900513 

06/24/94 

N/A  i 

N 

N 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

cmm 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

_ 

AL/PL 

481 

10079 

ARMY 

LR500 

000615900514 

07/06/94 

P 

N 

N 

482 

12150 

ARMY 

LR500 

000615900516 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

483 

10191 

ARMY 

LR500 

000615900704 

06/29/94 

P 

■a 

m 

484 

7525 

ARMY 

LR500 

000615900705 

07/23/94 

P 

N 

N 

485 

10675 

ARMY 

000615900706 

07/06/94 

P 

N 

N 

486 

11331 

ARMY 

000615900711 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

487 

11318 

ARMY 

000615900712 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

488 

1626 

ARMY 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

489 

10076 

ARMY 

P 

N 

N 

490 

ARMY 

000615900716 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

491 

ARMY 

P 

N 

N 

492 

8131 

ARMY 

A 

N 

N 

493 

12842 

N/A 

N 

N 

494 

8085 

000615900817 

07/28/94 

A 

N 

N 

495 

11402 

ARMY 

LR500 

000615900818 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

496 

7067 

ARMY 

LR500 

P 

N 

N 

497 

7637 

ARMY 

LR500 

000616102313 

07/24/94 

P 

N 

N 

498 

12784 

ARMY 

LR500 

000616102316 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

499 

11309 

ARMY 

000616102317 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

500 

7195 

ARMY 

000616102318 

07/19/94 

P 

N 

N 

501 

10183 

ARMY 

06/29/94 

P 

■a 

■a 

502 

7523 

ARMY 

07/23/94 

P 

N 

N 

503 

10671 

ARMY 

000616102406 

07/06/94 

P 

N 

N 

504 

11345 

ARMY 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

505 

11319 

ARMY 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

506 

1632 

ARMY 

000616102413 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

507 

10071 

ARMY 

000616102414 

07/06/94 

P 

N 

N 

508 

12157 

ARMY 

000616102416 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

509 

10186 

ARMY 

000616103004 

06/29/94 

P 

N 

N 

510 

7521 

ARMY 

LR500 

000616103005 

07/23/94 

P 

N 

N 

511 

10679 

ARMY 

LR500 

07/06/94 

P 

N 

N 

512 

11328 

ARMY 

LR500 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

513 

11332 

ARMY 

000616103012 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

514 

1621 

ARMY 

000616103013 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

ARMY 

000616103014 

07/06/94 

P 

N 

N 

516 

12159 

ARMY 

000616103016 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

517 

7071 

ARMY 

000616103110 

07/13/94 

P 

N 

N 

518 

7636 

ARMY 

000616103113 

07/24/94 

P 

■ai 

N 

519 

12781 

N/A 

N 

N 

520 

10175 

000616103117 

06/29/94 

P 

N 

N 

521 

7188 

ARMY 

000616103118 

07/19/94 

P 

Y 

MOLD  ON  BAG 

N 

522 

1247 

ARMY 

000616301305 

06/22/94 

Y 

ON  LABEL 

N 

11291 

ARMY 

000616301306 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

524 

1627 

000616301309 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

525 

12250 

ARMY 

000616301310 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

526 

ARMY 

000616301311 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

527 

ARMY 

000616301312 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

528 

ARMY 

000616301316 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

529 

12353 

ARMY 

000616301317 

N/A 

N 

N 

530 

1752 

ARMY 

LR500 

000616301318 

Y 

AT  PORT 

N 

531 

1248 

ARMY 

HESEEH 

000616301505 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

532 

11297 

ARMY 

000616301506 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

533 

1643 

ARMY 

000616301509 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

534 

CM 

CM 

ARMY 

HESSH 

000616301510 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

535 

12236 

ARMY 

000616301511 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

536 

1797 

ARMY 

■desehh 

000616301512 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

537 

1341 

ARMY 

000616301516 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

538 

12352 

ARMY 

HESEH 

000616301517 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

539 

1758 

ARMY 

000616301518 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

• 

540 

1251 

ARMY 

000616301905 

06/22/94 

N/A 

N 

N 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

541 

11295 

ARMY 

LR500 

000616301906 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

1633 

ARMY 

LR500 

000616301909 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

53 

12251 

ARMY 

LR500 

000616301910 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

544 

12237 

ARMY 

LR500 

000616301911 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

545 

1795 

ARMY 

LR500 

000616301912 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

546 

1342 

ARMY 

LR500 

000616301916 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

547 

12343 

ARMY 

LR500 

000616301917 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

548 

1751 

ARMY 

LR500 

000616301918 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

549 

7228 

ARMY 

LR500 

000713900105 

07/19/94 

P 

N 

N 

550 

7165 

ARMY 

LR500 

000713900110 

07/19/94 

P 

N 

N 

551 

10563 

ARMY 

LR500 

444415100204 

07/05/94 

P 

N 

N 

552 

7455 

ARMY 

LR500 

444415100208 

07/21/94 

P 

N 

N 

553 

8130 

ARMY 

LR500 

444415100211 

07/28/94 

A 

N 

N 

554 

12846 

ARMY 

LR500 

444415100216 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

555 

8086 

ARMY 

LR500 

444415100217 

07/28/94 

A 

N 

N 

556 

11395 

ARMY 

LR500 

444415100218 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

557 

10567 

ARMY 

LR500 

444415100904 

07/05/94 

P 

N 

N 

558 

7459 

ARMY 

LR500 

444415100908 

07/21/94 

P 

N 

N 

559 

8138 

ARMY 

LR500 

444415100911 

07/28/94 

A 

N 

N 

560 

12849 

ARMY 

LR500 

444415100916 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

561 

8089 

ARMY 

LR500 

444415100917 

07/28/94 

A 

N 

N 

562 

11394 

ARMY 

LR500 

444415100918 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

563 

10184 

ARMY 

LR500 

444415101104 

06/29/94 

P 

N 

N 

564 

7519 

ARMY 

LR500 

444415101105 

07/23/94 

P 

N 

N 

565 

10670 

ARMY 

LR500 

444415101106 

07/06/94 

P 

N 

N 

566 

11335 

ARMY 

LR500 

444415101111 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

567 

11316 

ARMY 

LR500 

444415101112 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

568 

1622 

ARMY 

LR500 

444415101113 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

569 

10072 

ARMY 

LR500 

444415101114 

07/06/94 

P 

mm 

■a 

570 

12156 

ARMY 

LR500 

444415101116 

06/30/94 

mm 

■a 

571 

10192 

ARMY 

LR500 

444415102313 

06/29/94 

P 

mm 

■a 

572 

10566 

ARMY 

LR500 

444415203504 

07/05/94 

P 

N 

N 

573 

8136 

ARMY 

LR500 

444415203511 

07/28/94 

A 

N 

N 

574 

12843 

ARMY 

LR500 

444415203516 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

575 

8083 

ARMY 

LR500 

444415203517 

07/28/94 

A 

N 

N 

576 

11403 

ARMY 

LR500 

444415203518 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

577 

7062 

ARMY 

LR500 

444415204110 

07/13/94 

P 

N 

N 

578 

7642 

ARMY 

LR500 

444415204113 

07/24/94 

P 

■n 

■a 

579 

12785 

ARMY 

LR500 

444415204116 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

580 

10118 

ARMY 

LR500 

444415204117 

06/29/94 

P 

N 

N 

581 

7194 

ARMY 

LR500 

444415204118 

07/19/94 

P 

N 

N 

582 

10565 

ARMY 

LR500 

444415204504 

07/05/94 

P 

N 

N 

583 

8129 

ARMY 

LR500 

444415204511 

07/28/94 

A 

N 

N 

584 

12847 

ARMY 

LR500 

444415204516 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

585 

8084 

ARMY 

LR500 

444415204517 

07/28/94 

A 

N 

N 

586' 

11399 

ARMY 

LR500 

444415204518  i 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

587! 

10571 

ARMY 

LR500 

444415300804 

07/05/94 ! 

P 

N 

N 

588 

7454 

ARMY 

LR500 

444415300808 

07/21/94 

P 

N 

N 

589 

8449 

ARMY 

LR500 

444415300810  i 

08/01/94 : 

A 

N 

N 

590! 

8128 

ARMY 

LR500 

444415300811  i 

07/28/94 1 

A 

N 

N 

591 

12848 

ARMY 

LR500 

444415300816 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

592 

8092 

ARMY 

LR500 

444415300817 

07/28/94 

A 

N 

N 

593 

113961 

ARMY 

LR500 

444415300818 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

594 

10189! 

ARMY 

LR500 

444415301304 

06/29/94 

P 

N 

N 

595 

7529 

ARMY 

LR500 

444415301305 

07/23/94 

P 

N 

N 

596 

10680 

ARMY 

LR500 

444415301306 

07/06/94 

P 

N 

N 

597 

11338 

ARMY 

LR500 

444415301311 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

598 

11327 

ARMY 

LR500 

444415301312 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

599 

1616 

ARMY 

LR500 

444415301313 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

600 

10070 

ARMY 

LR500 

444415301314 

07/06/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

HHHHI 

;ES33i 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

601 

12148 

ARMY 

LR500 

444415301316 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

602 

10561 

LR500 

444415301404 

07/05/94 

P 

N 

N 

603 

7457 

ARMY 

LR500 

444415301408 

07/21/94 

P 

N 

N 

604 

8132 

ARMY 

LR500 

444415301411 

07/28/94 

A 

N 

N 

605 

12852 

ARMY 

LR500 

444415301416 

06/27/94 

N 

N 

606 

8087 

ARMY 

LR500 

444415301417 

07/28/94 

A 

N 

N 

607 

11405 

ARMY 

LR500 

■a 

608 

444415301510 

rnttanma 

P 

N 

N 

609 

7643 

ARMY 

444415301513 

07/24/94 

P 

N 

N 

610 

12783 

ARMY 

LR500 

444415301516 

06/27/94 

N 

N 

611 

ARMY 

LR500 

444415301517 

06/29/94 

P 

N 

N 

612 

7190 

ARMY 

LR500 

444415301518 

07/19/94 

P 

N 

N 

613 

7070 

ARMY 

LR500 

444415400510 

07/13/94 

P 

N 

N 

614 

7638 

ARMY 

LR500 

444415400513 

07/24/94 

P 

N 

N 

615 

12521 

ARMY 

LR500 

444415400516 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

616 

10176 

ARMY 

LR500 

444415400517 

06/29/94 

P 

■n 

m 

LEAK 

617 

7193 

ARMY 

LR500 

444415400518 

07/19/94 

P 

WEM 

■a 

618 

7227 

P 

N 

N 

619 

1374 

ARMY 

LR500 

444415400914 

06123m 

N/A 

N 

N 

620 

ARMY 

LR500 

444415400917 

06/17/94 

N/A 

N 

N 

621 

10187 

ARMY 

LR500 

444415401304 

06/29/94 

P 

N 

N 

622 

7527 

ARMY 

LR500 

444415401305 

07/23/94 

P 

N 

N 

623 

10678 

ARMY 

LR500 

444415401306 

07/06/94 

P 

N 

N 

624 

11344 

ARMY 

LR500 

444415401311 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

625 

11322 

ARMY 

LR500 

444415401312 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

626 

1623 

ARMY 

LR500 

EEEUfc£Mlc{|cfl 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

627 

ARMY 

LR500 

07/06/94 

P 

N 

N 

628 

12152 

ARMY 

LR500 

444415401316 

06/30/94 

■sai 

N 

N 

629 

7061 

ARMY 

LR500 

444415401410 

07/13/94 

P 

N 

N 

630 

7639 

ARMY 

LR500 

444415401413 

07/24/94 

P 

N 

N 

631 

12782 

ARMY 

LR500 

444415401416 

06127194 

N/A 

N 

N 

632 

10178 

ARMY 

LR500 

444415401417 

06/29/94 

P 

N 

N 

633 

7191 

ARMY 

LR500 

444415401418 

07/19/94 

P 

N 

N 

634 

1245 

ARMY 

LR500 

444416203505 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

635 

11292 

ARMY 

LR500 

444416203506 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

636 

1634 

ARMY 

LR500 

444416203509 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

637 

12242 

ARMY 

LR500 

444416203510 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

638 

12230 

ARMY 

LR500 

444416203511 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

639 

1790 

ARMY 

444416203512 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

640 

1340 

ARMY 

444416203516 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

641 

12360 

ARMY 

444416203517 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

642 

1750 

ARMY 

LR500 

444416203518 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

643 

1244 

ARMY 

444416204005 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

644 

11296 

ARMY 

444416204006 

06/28/94 

N/A 

N 

645 

ARMY 

N/A 

N 

N 

646 

12241 

ARMY 

444416204010 

06/28/94 

HH 

N 

N 

647 

12234 

ARMY 

LR500 

444416204011 

06/28/94 

■szai 

N 

N 

648 

1799 

ARMY 

444416204012 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

649 

1344 

ARMY 

LR500 

444416204016 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

650 

12347 

ARMY 

LR500 

444416204017 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

651 

1754 

ARMY 

444416204018 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

652 

12748 

ARMY 

444416204104 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

653 

7075 

ARMY 

444416204105 

07/13/94 

P 

N 

N 

654 

8014 

ARMY 

444416204109 

07/27/94 

P 

N 

N 

655 

7388 

ARMY 

444416204110 

07/20/94 

P 

N 

N 

656 

8522 

ARMY 

444416204111 

08/02/94 

A 

N 

N 

657 

7535 

ARMY 

444416204112 

07/23/94 

P 

N 

N 

658 

1711 

ARMY 

444416204113 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

659 

8148 

ARMY 

444416204114 

07/28/94 

A 

N 

N 

660 

7053 

ARMY 

LR500 

444416204115 

07/13/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

She 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

661 

1005 

ARMY 

LR500 

444416204116 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

662 

10099 

ARMY 

LR500 

444416204117 

07/06/94 

P 

N 

.. 

N 

663 

7514 

ARMY 

LR500 

444416204118 

07/23/94 

P 

N 

N 

664 

1250 

ARMY 

LR500 

444416204305 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

665 

11289 

ARMY 

LR500 

444416204306 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

666 

1630 

ARMY 

LR500 

444416204309 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

667 

12243 

ARMY 

LR500 

444416204310 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

668 

ARMY 

444416204311 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

669 

ARMY 

444416204312 

06/21/94 

N/A 

mm 

670 

ARMY 

LR500 

444416204316 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

671 

ARMY 

LR500 

444416204317 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

672 

ARMY 

LR500 

444416204318 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

673 

ARMY 

444416301804 

P 

N 

N 

674 

7077 

ARMY 

LR500 

444416301805 

07/13/94 

P 

N 

N 

675 

8013 

ARMY 

LR500 

444416301809 

07/27/94 

P 

mm 

■a 

676 

7394 

ARMY 

LR500 

444416301810 

07/20/94 

P 

mm 

■a 

677 

8526 

ARMY 

LR500 

444416301811 

A 

N 

N 

678 

7541 

ARMY 

LR500 

444416301812 

07/23/94 

P 

N 

N 

679 

1717 

ARMY 

LR500 

444416301813 

06/23/94 

N/A 

Y 

AT  PORT 

N 

680 

8141 

ARMY 

444416301814 

A 

N 

N 

681 

7056 

ARMY 

LR500 

444416301815 

07/13/94 

P 

N 

N 

682 

1004 

ARMY 

LR500 

444416301816 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

683 

10100 

ARMY 

LR500 

444416301817 

07/06/94 

P 

N 

N 

684 

7516 

ARMY 

LR500 

444416301818 

07/23/94 

P 

N 

N 

685 

10169 

ARMY 

444416301904 

07/06/94 

P 

N 

N 

686 

7073 

ARMY 

LR500 

444416301905 

07/13/94 

P 

N 

N 

687 

8016 

ARMY 

LR500 

444416301909 

07/27/94 

P 

WEM 

■a 

688 

7387 

ARMY 

LR500 

444416301910 

07/20/94 

P 

N 

N 

689 

8523 

ARMY 

444416301911 

08/02/94 

A 

WEm 

■a 

690 

7536 

ARMY 

LR500 

P 

N 

N 

691 

1714 

ARMY 

LR500 

N 

N 

692 

8144 

ARMY 

LR500 

444416301914 

07/28/94 

A 

N 

N 

693 

7050 

ARMY 

LR500 

444416301915 

07/13/94 

P 

N 

N 

694 

1013 

ARMY 

444416301916 

06/15/94 

mm 

■a 

695 

12654 

ARMY 

444416301917 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

696 

7515 

ARMY 

LR500 

444416301918 

07/23/94 

P 

N 

N 

697 

7230 

ARMY 

LR500 

P 

N 

N 

698 

7167 

ARMY 

LR500 

P 

mm 

■a 

699 

1372 

ARMY 

444416302014 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

700 

1093 

ARMY 

06/17/94 

■cm 

N 

N 

701 

10170 

ARMY 

EgggHjcI.aMM 

P 

N 

N 

702 

7076 

ARMY 

LR500 

444416302405 

07/13/94 

P 

mm 

■a 

703 

8015 

ARMY 

LR500 

444416302409 

07/27/94 

P 

N 

N 

704 

7384 

ARMY 

LR500 

444416302410 

07/20/94 

P 

N 

N 

705 

8525 

ARMY 

LR500 

444416302411 

08/02/94 

A 

N 

N 

706 

7532 

ARMY 

LR500 

444416302412 

07/23/94 

P 

N 

N 

707 

1718 

ARMY 

LR500 

444416302413 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

708 

8139 

ARMY 

LR500 

444416302414 

07/28/94 

A 

N 

N 

709 

7049 

ARMY 

LR500 

444416302415 

07/13/94 

P 

N 

N 

710 

1011 

ARMY  i 

LR500 

444416302416 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

711 

12658 

ARMY 

N/A 

■a 

■a 

712 

7508 

ARMY 

444416302418 

07/23/94 

P 

mm 

■a 

713 

10562 

ARMY 

LR500 

555515502204 

07/05/94 

P 

N 

N 

714 

7456 

ARMY 

555515502208 

07/21/94 

P 

N 

N 

715 

8135 

ARMY 

A 

N 

N 

716 

12844 

ARMY 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

717 

8090 

ARMY 

LR500 

555515502217 

A 

N 

N 

718 

11400 

ARMY 

06/29/94 

N 

N 

719 

7065 

ARMY 

555515502610 

07/13/94 

P 

N 

N 

720 

7644 

ARMY 

555515502613 

07/24/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

721 

12792 

ARMY 

LR500 

555515502616 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

722 

10177 

ARMY 

LR500 

555515502617 

06/29/94 

P 

N 

N 

723 

7185 

ARMY 

LR500 

555515502618 

P 

N 

N 

1246 

ARMY 

555515502805 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

11293 

ARMY 

555515502806 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

1644 

ARMY 

LR500 

555515502809 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

727 

12252 

ARMY 

555515502810 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

728 

12240 

ARMY 

LR500 

555515502811 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

729 

1791 

ARMY 

LR500 

555515502812 

06/21/94 

mnM 

N 

N 

730 

1345 

ARMY 

LR500 

555515502816 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

731 

12344 

ARMY 

LR500 

555515502817 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

732 

1753 

ARMY 

LR500 

555515502818 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

733 

7064 

ARMY 

LR500 

555515502910 

07/13/94 

P 

N 

N 

734 

7641 

ARMY 

LR500 

555515502913 

07/24/94 

P 

N 

N 

735 

12520 

ARMY 

LR500 

555515502916 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

736 

10179 

ARMY 

06/29/94 

P 

N 

N 

737 

7192 

ARMY 

LR500 

555515502918 

07/19/94 

P 

N 

N 

738 

10577 

ARMY 

555515603104 

07/05/94 

P 

N 

N 

739 

8448 

ARMY 

555515603110 

08/01/94 

A 

■n 

mm 

740 

8137 

ARMY 

LR500 

555515603111 

07/28/94 

A 

■a 

mm 

741 

12845 

ARMY 

LR500 

555515603116 

06/27/94 

N 

N 

742 

ARMY 

LR500 

555515603117 

07/28/94 

A 

N 

N 

743 

11401 

ARMY 

LR500 

06/29/94 

N/A 

mm 

■a 

744 

ARMY 

LR500 

555515603304 

07/05/94 

P 

mm 

■a 

745 

12851 

ARMY 

LR500 

555515603316 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

746 

8082 

ARMY 

HliSSEH 

555515603317 

07/28/94 

A 

mm 

N 

747 

11398 

ARMY 

555515603318 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

748 

10188 

ARMY 

LR500 

555515603504 

06/29/94 

P 

N 

N 

749 

7524 

ARMY 

555515603505 

07/23/94 

P 

N 

N 

750 

10669 

ARMY 

555515603506 

07/06/94 

P 

N 

N 

751 

11336 

ARMY 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

752 

11324 

ARMY 

LR500 

555515603512 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

753 

1618 

ARMY 

LR500 

555515603513 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

754 

10074 

ARMY 

LR500 

555515603514 

07/06/94 

P 

N 

N 

755 

12151 

ARMY 

LR500 

555515603516 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

756 

7072 

ARMY 

LR500 

555515603710 

07/13/94 

P 

N 

N 

757 

7635 

ARMY 

LR500 

555515603713 

07/24/94 

P 

N 

N 

758 

12523 

ARMY 

LR500 

555515603716 

06/27/94 1 

N/A 

N 

laa 

759 

10117 

ARMY 

LR500 

555515603717 

06/29/94  i 

P 

N 

N 

760 

7186 

ARMY 

LR500 

555515603718 

07/19/94 

P 

N 

N 

761 

10190 

ARMY 

LR500 

555515701904 

06/29/94 

P 

N 

N 

762 

7528 

ARMY 

LR500 

555515701905 

07/23/94 

P 

N 

N 

763 

10673 

ARMY 

LR500 

555515701906 

07/06/94 

P 

N 

N 

764 

11334 

ARMY 

LR500 

555515701911 

06/29/94 

N/A 

N 

[■a 

765 

11325 

ARMY 

LR500 

555515701912 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

766 

1617 

ARMY 

LR500 

555515701913 

06/24/94 

N/A 

N 

N 

767 

10080 

ARMY 

LR500 

555515701914 

07/06/94 

P 

N 

[■a 

768 

12149 

ARMY 

LR500 

555515701916 

06/30/94 

N/A 

N 

iwa 

769 

12745 

ARMY 

LR500 

555515702204 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

770 

7078 

ARMY 

LR500 

555515702205 

07/13/94 

P 

N 

N 

771 

8021 

ARMY 

LR500 

555515702209 

07/27/94 

P 

N 

N 

772 

7386 

ARMY 

LR500 

555515702210 

07/20/94 

P 

N 

N 

773 

8521 

ARMY 

LR500 

555515702211 

08/02/94 

A 

N 

laa 

774 

7540 

ARMY 

LR500 

555515702212 

07/23/94 

P 

N 

N 

775 

1719 

ARMY 

LR500 

555515702213 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

776 

8142 

ARMY 

LR500 

555515702214 

07/28/94 

A 

N 

N 

777 

7052 

ARMY 

LR500 

555515702215 

07/13/94 

P 

N 

N 

778 

1002 

ARMY 

LR500 

555515702216 

06/15/94 

N/A 

N 

laa 

779 

12655 

ARMY 

LR500 

555515702217 

07/06/94 

N/A 

N 

1  N 

780 

7512 

ARMY 

LR500 

555515702218 

07/23/94 

P 

N 

[■a 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

IBHI 

hhhi 

hhhh^h 

hh 

BHHHlHHHHii 

lllllllll 

781 

10570 

ARMY 

555515702504 

07/05/94 

p 

N 

N 

782 

7453 

ARMY 

555515702508 

07/21/94 

p 

N 

N 

783 

8133 

ARMY 

555515702511 

07/28/94 

A 

N 

N 

784 

12850 

ARMY 

LR500 

555515702516 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

785 

8091 

ARMY 

555515702517 

07/28/94 

A 

N 

N 

786 

11397 

ARMY 

LR500 

555515702518 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

787 

10171 

ARMY 

LR500 

P 

N 

N 

788 

7082 

ARMY 

HSSEH 

555516203305 

07/13/94 

P 

N 

N 

789 

8020 

ARMY 

555516203309 

P 

N 

N 

790 

7390 

ARMY 

555516203310 

P 

N 

N 

791 

8529 

ARMY 

■£§231 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

792 

7534 

ARMY 

555516203312 

07/23/94 

P 

N 

N 

793 

1712 

ARMY 

LR500 

555516203313 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

794 

8145 

ARMY 

A 

Y 

MOLD 

N 

795 

7055 

ARMY 

555516203315 

07/13/94 

P 

N 

N 

796 

1003 

ARMY 

555516203316 

06/15/94 

N/A 

N 

. 

N 

797 

10101 

ARMY 

LR500 

555516203317 

07/06/94 

P 

N 

N 

798 

7511 

ARMY 

LR500 

555516203318 

07/23/94 

P 

N 

N 

799 

1241 

ARMY 

LR500 

555516203805 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

800 

11288 

ARMY 

LR500 

555516203806 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

801 

1635 

ARMY 

LR500 

555516203809 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

802 

12249 

ARMY 

555516203810 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

803 

12233 

ARMY 

LR500 

555516203811 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

804 

1796 

ARMY 

LR500 

555516203812 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

805 

1337 

ARMY 

LR500 

555516203816 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

806 

12349 

ARMY 

06/28/94 

■ZS9 

N 

N 

807 

1749 

ARMY 

MIsIdiUM 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

808 

1242 

ARMY 

HEEEISI 

N/A 

N 

N 

809 

11287 

ARMY 

555516203906 

N/A 

N 

N 

810 

1629 

ARMY 

LR500 

555516203909 

06/24/94 

N/A 

N 

■a 

811 

12246 

ARMY 

LR500 

555516203910 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

812 

12239 

ARMY 

LR500 

555516203911 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

813 

1792 

ARMY 

LR500 

555516203912 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

814 

1338 

ARMY 

LR500 

555516203916 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

815 

12350 

ARMY 

LR500 

555516203917 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

816 

1755 

ARMY 

HliSiEH 

555516203918 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

817 

1243 

ARMY 

555516204105 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

818: 

ARMY 

LR500 

555516204106 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

819: 

ARMY 

LR500 

555516204109 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

820 

ARMY 

LR500 

555516204110 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

821 

12238 

ARMY 

555516204111 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

822 

1793 

ARMY 

LR500 

555516204112 

06/21/94 

N/A 

N 

N 

823 

1339 

ARMY 

LR500 

555516204116 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

824 

12354 

ARMY 

LR500 

555516204117 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

825 

1748 

ARMY 

LR500 

555516204118 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

826 

12750 

ARMY 

LR500 

555516301804 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

827 

7083 

ARMY 

LR500 

555516301805 

07/13/94 

P 

N 

N 

828 

8022 

ARMY 

LR500 

555516301809 

07/27/94 

P 

N 

N 

829 

7391 

ARMY 

LR500 

555516301810 

07/20/94 

P 

N 

N 

830 

8528 

ARMY 

LR500 

555516301811 

08/02/94 

A 

N 

N 

831 

7539 

ARMY 

LR500 

555516301812 

07/23/94 

P 

N 

N 

832 

1713 

ARMY 

LR500 

555516301813 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

833 

8149 

ARMY 

LR500 

555516301814 

07/28/94 

P 

N 

N 

834 

7054 

ARMY 

LR500 

555516301815 

07/13/94 

P 

N 

N 

835 

1012 

ARMY 

LR500 

555516301816 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

836 

12656 

ARMY 

LR500 

555516301817 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

837 

7517 

ARMY 

LR500 

555516301818 

07/23/94 

p 

N 

N 

838 

10173 

ARMY 

LR500 

555516301904 

07/06/94 

P 

N 

N 

839 

7081 

ARMY 

LR500 

555516301905 

07/13/94 

P 

N 

N 

840 

8018 

ARMY 

LR500 

555516301909 

07/27/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

841 

7393 

ARMY 

LR500 

555516301910 

07/20/94 

P 

N 

N 

842 

8530 

ARMY 

LR500 

555516301911 

A 

N 

N 

843 

7538 

ARMY 

555516301912 

07/23/94 

P 

844 

555516301913 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

845 

8143 

ARMY 

LR500 

555516301914 

07/28/94 

A 

mm 

WEm 

846 

7060 

ARMY 

LR500 

555516301915 

07/13/94 

P 

mm 

mm 

847 

1001 

ARMY 

555516301916 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

848 

12657 

ARMY 

555516301917 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

849 

7506 

ARMY 

07/22/94 

P 

N 

N 

850 

10172 

ARMY 

07/06/94 

P 

N 

N 

851 

7074 

ARMY 

07/13/94 

P 

N 

N 

852 

8017 

ARMY 

LR500 

555516302009 

07/27/94 

P 

N 

N 

853 

7385 

ARMY 

LR500 

555516302010 

07/20/94 

P 

N 

N 

854 

8524 

ARMY 

LR500 

555516302011 

08/02/94 

A 

N 

N 

855 

7533 

ARMY 

LR500 

555516302012 

07/23/94 

P 

N 

N 

856 

1720 

ARMY 

LR500 

555516302013 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

857 

8146 

ARMY 

LR500 

555516302014 

07/28/94 

A 

N 

N 

858 

7051 

ARMY 

LR500 

555516302015 

07/13/94 

P 

N 

N 

859 

1007 

ARMY 

LR500 

555516302016 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

860 

10098 

ARMY 

LR500 

555516302017 

07/06/94 

P 

N 

N 

861 

7513 

ARMY 

LR500 

555516302018 

07/23/94 

P 

N 

N 

862 

12746 

ARMY 

LR500 

555516302404 

!  07/06/94 

N/A 

N 

N 

863 

7084 

ARMY 

LR500 

555516302405 

i  07/13/94 

P 

N 

N 

864 

8012 

ARMY 

LR500 

555516302409 

1  07/27/94 

P 

N 

N 

865 

7383 

ARMY 

LR500 

555516302410 

1  07/20/94 

P 

N 

N 

866 

8527 

ARMY 

LR500 

555516302411 

1  08/02/94 

A 

N 

N 

867 

7531 

ARMY 

LR500 

555516302412 

!  07/23/94 

P 

N 

N 

868 

1722 

ARMY 

LR500 

555516302413 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

869 

:  8147 

ARMY 

LR500 

555516302414 

i  07/28/94 

A 

N 

N 

870 

1  7059 

ARMY 

LR500 

555516302415 

i  07/13/94 

P 

N 

N 

871 

1  1006 

ARMY 

LR500 

555516302416 

06/15/94 

N/A 

N 

N 

872 

1  10102 

ARMY 

LR500 

555516302417 

07/06/94 

P 

N 

N 

873 

7507 

ARMY 

LR500 

555516302418 

07/22/94 

P 

N 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  20 


MOISTURE:  4 
(LEAK:  3) 
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1000  ML  NACL 


ARMY1 


icniilii 


Site 

1  Product 

1  Bag  Number 

1  Date 

1  Over- 

MOLD 


Location 

Description 


MOISTURE 


Leak  or 
Condensation 


1402 


2  1413 


3  1411 


4  1406 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000026902010 


000027003310 

000027100510 


ARMY 

NA1000 

000027202210 

06/23/94 

ARMY 

NA1000 

000027300710 

06/23/94 

ARMY 

NA1000 

000027400610 

06/23/94 

10  1409 


11  1405 

12  1398 


13  1396 


14  1399 


ARMY 

ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY  I 


1410 


1393 


22  11551 


^^1 


nggin 


1^^ 

KIPEH 


33  1  2317 


■PTHtl 


41  9411 

42  12114' 


KIPkf«! 


1^^ 

KMcSkI 


53  9377 

54  11021 

55  12021 

56  1642 

57  10256 

58  10329 

59  10452 

60  9417 


61  12121 


62  12271 

63  12328 


NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


000027702310 

000027800710 

000028100518 


000028100618 


000028100918 


ARMY 

NA1000 

000028200418 

06/23/94 

ARMY 

NA1000 

000028200718 

06/23/94 

ARMY 

NA1000 

000028200818 

06/23/94 

ARMY 

NA1000 

000028302718 

06/23/94 

ARMY 

NA1000 

000028601118 

06/23/94 

NA1000  000127003510 


NA1000  000228303018 


NA1000  000413202110 


NA1000  000413202113 

NA1000  000413202114 


NA1000  000413202118 

NA1000  000413301111 


NA1000  000413301116 


ARMY 

NA1000 

000413403510 

06/30/94 

P 

ARMY 

NA1000 

000413403513 

06/28/94 

P 

ARMY 

NA1000 

000413403514 

06/23/941  P 

ARMY 

NA1000 

000413403518 

06/30/94 

P 

ARMY 

NA1000 

000413403610 

06/30/94 

P 

ARMY 

NA1000 

000413403613 

06/28/94 

P 

ARMY 

NA1000 

000413403614 

06/23/94 

P 

ARMY 

NA1000 

000413403618 

06/30/94 

P 

ARMY 

NA1000 

000513802605 

06/30/94 

ARMY 

NA1000 

000513900905 

06/30/94 

NA1000  000514201404 


ARMY 

NA1000 

000514201411 

07/08/94 

NA1000 
000 


000514201413 

000514201414 


ARMY 

NA1000 

000514201415 

06/28/94 

ARMY 

NA1000 

000514201416 

06/28/94 

NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000514303110 


000514303113 

000514303114 


000514303118 


000514403104 

000514403106 


ARMY 

NA1000 

000514403110 

06/30/94 

ARMY 

NA1000 

000514403111 

06/28/94 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000514403113 
"000514403116 
"000514403117 
"000514403118 
"  000514403404 
"  000514403405 
"000514403411 
000514403413 


000514403414 


000514403415 
"  000514403416 


06/23/94 


06/23/94 


06/30/94 


06/28/94 

06/23/94 


06/30/94 

07/08/94 


06/23/94 


07/01/94 


06/29/94 


06/30/94 


06/30/94 


06/28/94 


06/23/94 


06/30/94 


06/30/94 


06/23/94 


06/29/94 

06/17/94 

06/30/94 

06/23/94 

07/01/94 

07/06/94 

07/08/94 

06/29/94 


06/30/94 


06/28/94 

06/28/94 
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1000  ML  NACL 


ARMY1 


NBRLI  Site 
No. 


Product  I  Bag  Number 


64  10257 

65  10332 

66  10458 


67  9416 


68  12119 

69  12275 


ARMY 

ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000514500204 
'  000514500205 
000514500211 


Date  Over- 

_ wrap  Y/N 

_ AiyPL  _ 

07/01/94  P  N 

07/06/94  P  N 

07/08/94  P  N 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 
Leak  or 

Y/N  Condensation 


000514500213 

06/29/94 

000514500214 

06/30/94 

000514500215 

06/28/94 

)|  12329 

ARMY 

NA1000 

000514500216 

ARMY 

NA1000 

000514500904 

iMTigga 

ARMY 

NA1000 

000514500911 

NA1000 

NA1000 


000514500913 

000514500914 


77  10247 


06/28/94 


07/01/94 


07/08/94 


06/29/94 

06/30/94 


ARMY 

NA1000 

000514500915 

06/28/94 

1  ARMY 

NA1000 

000514500916 

06/28/94 

80  9418 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


83  12327  ARMY 


84  9451  ARMY 

85  1663  ARMY 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000614600304 


000614600305 


000614600311 


000614600313 


000614600316 


000614704104 

000614704106 


89 

1  1105 

ARMY 

NA1000 

90 

MESE 

ARMY 

NA1000 

91 

ARMY 

NA1000 

92 

1  12517 

ARMY 

NA1000 

ARMY 

NAICXK) 

000614704110 

ARMY 

NA1000 

000614704111 

ARMY 

NA1000 

000614704113 

ARMY 


12192  ARMY 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


ARMY 


12335  ARMY 


ARMY 


1104  ARMY 


ARMY 


1656  ARMY 


9452  ARMY 


1669  ARMY 


12339 


9383 
1100  " 


1645 


117  12525 


118  9399 


119  12067 

120  9007' 

121  9033  ' 

122  12191  ' 

123  11554“ 

124  10286' 

125  9447  ~ 

126  1674' 


II 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


000614704116 


000614704117 


000614704804 


000614704806 


000614704812 


000614704813 


000614704816 


000614704817 


000614704818 


000614705011 


000614705104 


000614705106 


000614705110 


000614705111 


000614705113 


000614705116 


000614705117 


000614705118 


000614800104 


000614800106 


000614800110 


000614800111 


000614800113 

000614800116 


000614800117 


06/29/94 

06/30/94 

000614800604 


000614800606 


000614800608 

000614800612 


000614800617 
'  000614800618 
■  000614801004 


06/28/94 


06/29/94 


06/17/94 


06/30/94 


06/23/94 


06/30/94 


06/23/94 


06/30/94 


06/28/94 


06/29/94 


06/27/94 

06/29/94 

06/30/94 

07/08/94 

07/08/94 


06/30/94 


06/30/94 


07/01/94 
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1000MLNACL  ARMY  1 


127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 
161 
162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 
181 
182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 
189 


MOLD 

MOISTURE  1 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AUPL 

12079 

ARMY 

NA1000 

000614801010 

06/30/94 

P 

N 

N 

12332 

ARMY 

NA1000 

000614801011 

06/28/94 

P 

N 

N 

9376 

ARMY 

NA1000 

000614801013 

06/29/94 

P 

N 

N 

1101 

ARMY 

NA1000 

000614801016 

06/17/94 

P 

N 

N 

12015 

ARMY 

NA1000 

000614801017 

06/30/94 

P 

N 

N 

1640 

ARMY 

NA1000 

000614801018 

06/23/94 

P 

N 

N 

9449 

ARMY 

NA1000 

000614801304 

06/30/94 

P 

N 

N 

1672 

ARMY 

NA1000 

000614801306 

06/23/94 

P 

Y 

AT  PORT 

N 

12078 

ARMY 

NA1000 

000614801310 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

12338 

ARMY 

NA1000 

000614801311 

06/28/94 

P 

N 

mm 

9382 

ARMY 

NA1000 

000614801313 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

1097 

ARMY 

NA1000 

000614801316 

06/17/94 

P 

mm 

mm 

12017 

ARMY 

NA1000 

000614801317 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

1649 

ARMY 

NA1000 

000614801318 

06/23/94 

P 

mm 

N 

9450 

ARMY 

NA1000 

000615903204 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

1670 

ARMY 

NA1000 

000615903206 

06/23/94 

P 

■a 

mm 

mm 

ARMY 

NA1000 

000615903210 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

12334 

ARMY 

NA1000 

000615903211 

06/28/94 

P 

mm 

N 

9379 

ARMY 

NA1000 

000615903213 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

ARMY 

NA1000 

000615903216 

06/17/94 

P 

mm 

WEm 

12013 

ARMY 

NA1000 

000615903217 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

1650 

ARMY 

NA1000 

000615903218 

06/23/94 

P 

WEm 

mm 

ARMY 

NA1000 

000615903604 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

10336 

ARMY 

NA1000 

000615903605 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

10451 

ARMY 

NA1000 

00061590361 1 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

9419 

ARMY 

NA1000 

000615903613 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

12122 

ARMY 

NA1000 

000615903614 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

12266 

ARMY 

NA1000 

000615903615 

06/28/94 

P 

WEm 

mm 

12336 

ARMY 

NA1000 

000615903616 

06/28/94 

P 

WEm 

mm 

10252 

ARMY 

NA1000 

000615903804 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

■PFFPl 

ARMY 

NA1000 

07/06/94 

P 

WEm 

mm 

10453 

ARMY 

NA1000 

00061590381 1 

07/08/94 

P 

WEm 

mm 

9414 

ARMY 

NA1000 

000615903813 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

12117 

ARMY 

NA1000 

000615903814 

P 

mm 

mm 

ARMY 

NA1000 

000615903815 

P 

mm 

mm 

12322 

ARMY 

NA1000 

000615903816 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

12515 

ARMY 

NA1000 

000615904104 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

9401 

ARMY 

NA1000 

000615904106 

P 

mm 

mm 

12066 

ARMY 

NA1000 

000615904108 

06/30/94 

P 

mm 

WEm 

9004 

ARMY 

NA1000 

000615904112 

07/08/94 

P 

WEm 

WEm 

9031 

ARMY 

NA1000 

000615904113 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

12185 

ARMY 

NA1000 

000615904116 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

11556 

ARMY 

NA1000 

000615904117 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

ARMY 

NA1000 

000615904118 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

10248 

ARMY 

NA1000 

000616100704 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

10337 

ARMY 

NA1000 

000616100705 

07/06/94 

P 

wtm 

mm 

10457 

ARMY 

NA1000 

000616100711 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

9415 

ARMY 

NA1000 

000616100713 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

12120 

ARMY 

NA1000 

000616100714 

06/30/94 

P  1 

mm 

mm 

12273 

ARMY 

NA1000 

000616100715 

06/28/94 

P 

WEm 

WEm 

12319 

ARMY 

NA1000 

000616100716 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

9444 

ARMY 

NA1000 

000616101404 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

12075 

ARMY 

NA1000 

000616101410 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

12340 

ARMY 

NA1000 

000616101411 

06/28/94 

P 

WEm 

mm 

9384 

ARMY 

NA1000 

000616101413 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

1094 

ARMY 

NA1000 

000616101416 

06/17/94 

P 

wm 

mm 

12014 

ARMY 

NA1000 

P 

mm 

N 

1641 

ARMY 

NA1000 

P 

mm 

N 

12510 

ARMY 

NA1000 

EEESSEIEEai 

P 

WEm 

WEm 

9408 

ARMY 

NA1000 

000616101706 

06/29/94 

P 

WEm 

mm 

12063 

ARMY 

NA1000 

000616101708 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

9008 

ARMY 

NA1000 

000616101712 

P 

mm 

WEm 

12620 

ARMY 

NA1000  I 

000616101713 

P 

WEm 

wm 

Appendix  1 .3.3 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  1.5  TO  2  YEARS 


1000  ML  NACL 


ARMY1 


Date  Over- 


MOISTURE 


Leak  or 
Condensation 


121841 


11561 
10292‘ 
9448 
12 
12331  I 


9381 
1103  ’ 
12018' 
1639  ' 
12031  ' 
12003  ■ 
12074  ' 
12341 
1099  ' 
12019  ' 
1647  ■ 


10251 


■M'MI 


ARMY  I  NA1000  000616101716 


ARMY  NA1000  000616101717 

ARMY  NA1000  000616101718 

ARMY  NA1000  444415102004 


06/30/94 


06/30/94 

07/01/94 

06/30/94 


ARMY 

NA1000 

444415102010 

06/30/94 

ARMY 

NA1000 

444415102011 

06/28/94 

ARMY 

NA1000 

444415102013 

06/29/94  1 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


444415102016 
'  444415102017 
'  444415102018 
'  444415102205 
'  444415102304 
444415102310 
‘444415102311 
'444415102316 
'444415102317 


06/17/94 

06/30/94 

06/23/94 

06/30/94 

06/30/94 

06/30/94 

06/28/94 

06/17/94 

06/30/94 


ARMY 

NA1000  ' 

444415202004 

07/01/94 

ARMY 

NA1000 

444415202005 

07/06/94 

ARMY 

NA1000 

44441520201 1 

07/08/94 

ARMY 

NA1000 

444415202013 

06/29/94 

ARMY 

NA1000 

444415202014 

06/30/94 

NA1000 

NA1000 


444415202015 

444415202016 


06/28/94 


ARMY 

NA1000 

444415202904 

06/27/94 

P 

ARMY 

NA1000 

444415202906 

06/29/94 

P 

ARMY 

NA1000 

444415202908 

06/30/94 

P 

NA1000  444415202913 


06/29/94 


07/08/94 


07/08/94 


220 

12187 

ARMY 

NA1000 

444415202916 

06/30/94 

221 

11553 

ARMY 

NA1000 

444415202917 

06/30/94 

224  1664 

225  12068 

226  12337 

227  9378 

228  1096 

229  12011 

230  1648 

231  10258 

232  10327 

233  10462 

234  9410 

235  12111 


236  12269 


ARMY 

NA1000 

444415202918 

07/01/94 

ARMY 

NA1000 

444415203104 

06/30/94 

ARMY 

NA1000 

444415203106 

06/23/94 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


444415203110 

444415203111 

444415203113 

444415203116 

444415203117 

444415203118 

444415203204 

444415203205 

444415203211 

444415203213 


06/30/94 

06/28/94 

06/29/S 

06/17/94 

06/30/94 

06/23/94 

07/01/94 

07/06/94 

07/08/94 

06/29/94 


ARMY 

NA1000 

444415203215 

06/28/94 

ARMY 

NA1000 

444415203216 

06/28/94 

243  12193 

244  11560 

245  10291 


246  12512 


247  9407 


251  J _ 

252  11557 


NA1000  444415305104 


NA1000  444415305106 


NA1000  444415305108 

NA1000  444415305112 


NA1000  444415305113 


NA1000  444415305116 


NA1000  444415305117 


NA1000  444415305118 


NA1000  444415305504 


NA1000  444415305506 


NA1000  444415305508 


06/27/94 


06/29/94 


06/30/94 

07/08/94 


07/08/94 


06/30/94 


06/30/94 


07/01/94 


06/27/94 


06/29/94 


06/30/94 


ARMY 

NA1000 

444415305513 

07/08/94 

NA1000 

NA1000 


444415305516 

444415305517 


06/30/94 

06/30/94 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AiyPL 

253 

10284 

ARMY 

NA1000 

444415305518 

07/01/94 

P 

N 

N 

254 

12518 

ARMY 

NA1000 

444415401504 

06/27/94 

P 

N 

N 

255 

9406 

ARMY 

NA1000 

444415401506 

06/29/94 

P 

N 

N 

256 

12060 

ARMY 

NA1000 

444415401508 

06/30/94 

P 

N 

N 

257 

9005 

ARMY 

NA1000 

444415401512 

07/08/94 

P 

N 

N 

258 

9032 

ARMY 

NA1000 

444415401513 

07/08/94 

P 

N 

N 

259 

12189 

ARMY 

NA1000 

444415401516 

06/30/94 

P 

N 

N 

260 

11555 

ARMY 

NA1000 

444415401517 

06/30/94 

P 

N 

N 

261 

10290 

ARMY 

NA1000 

444415401518 

07/01/94 

P 

N 

N 

262 

12508 

ARMY 

NA1000 

444415402204 

06/27/94 

P 

N 

N 

263 

9402 

ARMY 

NA1000 

444415402206 

06/29/94 

P 

N 

N 

264 

12064 

ARMY 

NA1000 

444415402208 

06/30/94 

P 

N 

N 

265 

9001 

ARMY 

NA1000 

444415402212 

07/08/94 

P 

N 

N 

266 

12619 

ARMY 

NA1000 

444415402213 

07/08/94 

P 

N 

N 

267 

12188 

ARMY 

NA1000 

444415402216 

06/30/94 

P 

N 

N 

268 

11552 

ARMY 

NA1000 

444415402217 

06/30/94 

P 

N 

N 

269 

10285 

ARMY 

NA1000 

444415402218 

07/01/94 

P 

N 

N 

270 

12027 

ARMY 

NA1000 

444415402805 

06/30/94 

P 

N 

N 

271 

9446 

ARMY 

NA1000 

444415402904 

06/30/94 

P 

N 

N 

272 

12071 

ARMY 

NA1000 

444415402910 

06/30/94 

P 

N 

N 

273 

12348 

ARMY 

NA1000 

44441540291 1 

06/28/94 

P 

N 

N 

274 

9375 

ARMY 

NA1000 

444415402913 

06/29/94 

P 

N 

N 

275 

1095 

ARMY 

NA1000 

444415402916 

06/17/94 

P 

N 

N 

276 

12016 

ARMY 

NA1000 

444415402917 

06/30/94 

P 

N 

N 

277 

1646 

ARMY 

NA1000 

444415402918 

06/23/94 

P 

N 

N 

278 

9297 

ARMY 

NA1000 

444416204911 

07/08/94 

P 

N 

N 

279 

1441 

ARMY 

NA1000 

444416204916 

06/23/94 

P 

N 

N 

280 

11549 

ARMY 

NA1000 

444416205410 

06/30/94 

P 

N 

N 

281 

12313 

ARMY 

NA1000 

444416205413 

06/28/94 

P 

N 

N 

282 

1699 

ARMY 

NA1000 

444416205414 

06/23/94 

P 

N 

N 

283 

:  12040 

ARMY 

NA1000 

444416205418 

06/30/94 

!  P 

N 

N 

284 

9299 

ARMY 

NA1000 

44441620561 1 

07/08/94 

!  P 

N 

N 

285 

1439 

ARMY 

NA1000 

444416205616 

06/23/94 

P 

N 

N 

286 

11540 

ARMY 

NA1000 

444416304610 

06/30/94 

!  P 

N 

N 

287 

12316 

ARMY 

NA1000 

444416304613 

06/28/94 

!  P 

N 

N 

288 

1701 

ARMY 

NA1000 

444416304614 

06/23/94 

1  P 

N 

N 

289 

12044 

ARMY 

NA1000 

444416304618 

06/30/94 

P 

N 

N 

290 

11544 

ARMY 

NA1000 

444416305410 

06/30/94 

P 

N 

N 

291 

12324 

ARMY 

NA1000 

444416305413 

06/28/94 

P 

N 

N 

292 

1710 

ARMY 

NA1000 

444416305414 

06/23/94 

P 

N 

N 

293 

12043 

ARMY 

NA1000 

444416305418 

06/30/94 

P 

N 

N 

294 

11546 

ARMY 

NA1000 

444416305510 

06/30/94 

P 

N 

N 

295 

12307 

ARMY 

NA1000 

444416305513 

06/28/94 

P 

N 

N 

296 

1708 

ARMY 

NA1000 

444416305514 

06/23/94 

P 

Y 

AT  PORT 

N 

297 

12034 

ARMY 

NA1000 

444416305518 

06/30/94 

P 

N 

N 

298 

12022 

ARMY 

NA1000 

444416402005 

06/30/94 

P 

N 

N 

299 

12024 

ARMY 

NA1000 

444416402405 

06/30/94 

P 

N 

N 

300 

12026 

ARMY 

NA1000 

444416402505 

06/30/94 

P 

N 

N 

301 

12023 

ARMY 

NA1000 

444416403005 

06/30/94 

P 

N 

N 

302 

12025 

ARMY 

NA1000 

444416403405 

06/30/94 

P 

N 

N 

303 

9301 

ARMY 

NA1000 

444416503811 

07/08/94 

P 

N 

N 

304 

1438 

ARMY 

NA1000 

444416503816 

06/23/94 

P 

N 

N 

305 

1444 

ARMY 

NA1000 

444416503817 

06/23/94 

P 

N 

N 

306 

12030 

ARMY 

NA1000 

444416503905 

06/30/94 

P 

N 

N 

307 

11543 

ARMY 

NA1000 

444416504010 

06/30/94 

P 

N 

N 

308 

12318 

ARMY 

NA1000 

444416504013 

06/28/94 

P 

N 

N 

309 

1706 

ARMY 

NA1000 

444416504014 

06/23/94 

P 

N 

N 

310 

12033 

ARMY 

NA1000 

444416504018 

06/30/94 

P 

N 

N 

311 

9302 

ARMY 

NA1000 

444416504111 

07/08/94 

P 

N 

N 

312 

1440 

ARMY 

NA1000 

444416504116 

06/23/94 

P 

N 

N 

313 

12516 

ARMY 

NA1000 

555515505104 

06/27/94 

P 

N 

N 

314 

9405 

ARMY 

NA1000 

555515505106 

06/29/94 

P 

N 

N 

315 

12059 

ARMY 

NA1000 

555515505108 

06/30/94 

P 

N 

N 

Appendix  1 .3.3 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  1.5  TO  2  YEARS 


1000  MLNACL 


ARMY1 


Product  I  Baa  Number 


Date  i  Over- 


317  12617 


318  12194 


319  11563 


320 

321  12514 


AL/PL 

ARMY 

NA1000 

555515505112 

07/08/94 

P 

MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 

Leak  or 
Condensation 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


325  9037 


H^li 

U^] 


ARMY 

NA1000 

555515505306 

06/29/94 

;  ARMY 

NA1000 

555515505308 

06/30/94 

ARMY 

NA1000 

555515505312 

07/08/94 

ARMY 

NA1000 

555515505313 

07/08/94 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


332 

9413 

ARMY 

NA1000 

555515605213 

j_ 

06/29/94 

333 

12116 

ARMY 

NA1000 

555515605214 

06/30/94 

335  12321 


343  12511 


3 

3451  120571 


346  12535 


348 

349  11559 


351  11547 


352  12315 


353  1709 

354  12041 ■ 


355  11541 
356 1  12308 

357 

358  1  2037 

359  9298 

360  1442  ' 

361  9300  ' 

362  1443 


365  1702 

366  12036 

367  12029 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


555515505113 


555515505116 


555515505117 


555515505118 

555515505304 


555515505316 


555515505317 


555515505318 


ARMY 

NA1000 

555515605205 

07/06/94 

ARMY 

NA1000 

555515605211 

07/08/94 

555515605215 


555515605216 


555515605304 


ARMY 

NA1000 

555515605305 

07/06/94 

ARMY 

NA1000 

555515605311 

07/08/94 

ARMY 

NA1000 

555515605313 

06/29/94 

ARMY 

NA1000 

555515605314 

06/30/94 

ARMY 

NA1000 

555515605315 

06/28/94 

ARMY 

NA1000 

555515605316 

06/28/94 

ARMY 

NA1000 

555515605706 

06/27/94 1 

L_ 

ARMY  I  NA1000  555515605708  I 


ARMY  NA1000  555515605712 


ARMY  NA1000  555515605713 


NA1000  555515605716 

ARMY  NA1000  555515605717 


ARMY  NA1000  555515605718 


ARMY  NA1000  555516300110 


ARMY  NA1000  555516300113 


ARMY  NA1000  555516300114 
ARMY  NA1000  555516300118 


ARMY  NA1000  555516402410 

ARMY  NA1000  555516402413 

NA1000  555516402414 

ARMY  NA1000  555516402418 

ARMY  NA1000  555516402511 

ARMY  NA1 000  55551 640251 6 

ARMY  NA1000  555516403011 

ARMY  NA1000  555516403016 


ARMY 

NA1000 

555516503710 

06/30/94 

ARMY 

NA1000 

555516503713 

06/28/94 

ARMY 

NA1000 

555516503714 

06/23/94 

ARMY 

NA1000 

555516503718 

06/30/94 

ARMY 

NA1000 

555516503905 

06/30/94 

06/30/94 


07/08/94 


07/08/94 


06/30/94 

06/30/94 


07/01/94 


06/30/94 


06/28/94 


06/23/94 

06/30/94 


06/30/94 

06/28/94 

06/23/94 

06/30/94 

07/08/94 

06/23/94 

07/08/94 

06/23/94 


NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  7 


MOISTURE:  6 


93 


Appendix  1 .3.4 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  1.5  TO  2  YEARS 


3000  ML  RCW  SOLUTION  ARMY  1 


NBRL  Site 
No. 


Product 


1  12609 

2  12604 

3  12764 

4  12587 

5  12586 

6  12763 

7  12580 

8  12761 

9  12601 

10  12579 

11  12578 

12  12759 

13  12600 
14 1  12775 


12757 

ARMY 

12755 

ARMY 

12753 

ARMY 

12594 

ARMY 

12774 

ARMY 

12598 

ARMY 

12631 

ARMY 

24 

25  12756 

26 

27  12776 

28  12603 

29  12632 

30  12758 

31 

32  12597 

33  12595 

34  12593 

35  12592 

36  12760 

37  12602 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


Bag  Number 


000024100504 


000024100604 


000024601203 


000024601205 


000024601505 


000024601506 


000413100305 


000413500104 


000413500105 


000511803305 


000511803405 


000513601404 


000513601405 


000513703704 


000513703705 


000514304506 


000514401206 


000614603206 


000616700104 


000616701304 


000616701305 


444415101605 


444415101805 


444415200106 


444415403305 


444416401504 


444416401505 


555515604505 


555515604706 


555516401704 


555516503304 


555516604904 


555516605004 


555516700304 


555516701204 

555516701205 


07/30/94 


07/30/94 


08/01/94 


07/28/94 


07/25/94 


08/01/94 


07/25/94 


08/04/94 


07/30/94 


07/25/94 


07/25/94 


08/04/94 


07/30/94 


08/04/94 


07/30/94 


07/30/94 


08/01/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/28/94 


08/04/94 


07/30/94 


07/06/94 


07/06/94 


08/01/94 


07/06/94 


08/04/94 


07/30/94 


07/06/94 


08/01/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/28/94 


07/28/94 


08/04/94 

07/30/94 


Over- 
wrap  Y/N 
AL/PL 


N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 
Leak  or 

Y/N  Condensation 


NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  4  MOISTURE:  0 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


1  6159 

2  6124 

3  5167 ' 

4  5092 

5  5123 

6  6148' 

7  6122  ‘ 

8  5165 

9  5098 

10  5119 

11  6150 ' 

12  6113' 

13  5093  ' 

14  5120 

15  6152' 

16  6115 

17  5168 

18  5095 

19  5122 

20  6157 

21  6117 

22  5172 

23  5096 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000025200208 

000025200210 

000025200216 

000025200217 

000025200218 

000025200308 

000025200310 

000025200316 

000025200317 

000025200318 

000025200408 

000025200410 

000025200417 

000025200418 

000025200508 

000025200510 

000025200516 

000025200517 

000025200518 

000025200608 

000025200610 

000025200616 

000025200617 


Date  Over- 

_ wrap  Y/N 

_ AL/PL _ 

07/30/94  P 

07/30/94  P  N 

07/21/94  P  N 

07/20/94  P  N 

07/21/94  P  N 

07/30/94  P  N 

07/30/94  P  N 

07/21/94  P  N 

07/21/94  P  N 

07/21/94  P  N 

07/30/94  P  N 

07/30/94  P  Y 

07/20/94  P  N 

07/21/94  P  N 

07/30/94  P  N 

07/30/94  P  N 

07/21/94  P  N 

07/20/94  P  N 

07/21/94  P  N 

07/30/94  P  N 

07/30/94  P  N 

07/22/94  P  N 

07/21/94  P  N 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE _ 

Leak  or 

Y/N _ Condensation 


^ _ 

grocll?l';Till 


_ 


iniHlill 


47  6118 


H32! 

ml 

TREII 

■inaafgraai 


NBRL  LR1000 


.  LR1000 


-  LR1000 

.  LR1000 


-  LR1000 


-  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


-  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 

.  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 

.  LR1000 


.  LR1000 


J  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


-  LR1000 


.  LR1000 


.  LR1000 


LR1000 


000025200717 


000025200718 


000025200808 

000025200810 


000025200908 


000025200910 


000025200916 


000025200917 


000025200918 


000025201008 


000025201010 


000025201016 


000025201017 


000025201018 

’000025201108 


000025201110 


000025201116 


000025201117 

000025201118 


000025201208 


000025201210 


000025201216 


000025201217 


000025201218 


000025400106 


000025400206 


000025400306 


000025500806 


000025500906 


07/21/94 


07/21/94 


07/30/94 
07/30/94  ■ 


07/30/94 


07/30/94 


07/21/94 


07/20/94 


07/21/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/21/94 


07/20/94 


07/21/94 

07/30/94 


07/30/94 


07/21/94 


07/20/94 

07/21/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/21/94 


07/20/94 


07/21/94 


07/22/94 


07/22/94 


07/22/94 


07/22/94 


07/22/94 


m 

0/^ 

9  1  OO 

- 

L 

58 

5185 

59 

1 

1  LR1000 

1000025501406 

07/22/94 

1 

1  LR1000  1000025501506 

07/22/94 

1 

LR1000 

000025800106 

07/22/94 

LR1000 

000025800206 

07/22/94 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


MOISTURE 


Product  Bag  Number 


63  6295 


64  6065 

65  6203 

66  6283 

67  6289 

68  6063 


69  6210 


_ 


_ IMiT 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000025800307 


000025800311 
000025800313 
000025800314 
000025800407 
00002580041 1 


000025800413 


000025800414 


000025800513 


000025800514 


000025800607 


000025800611 


000025800613 


08/02/94 


07/29/94 

07/31/94 

08/02/94 

08/02/94 

07/29/94 


07/31/94 


08/02/941 
02 
29 


07/31/94 


08/02/94 


08/02/94 


07/29/94 


■a«gial?l=);ii 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000025800714 


000025800807 

'000025800811 


000025800813 


000025800814 


000026000107 


000026000111 


000026000113 


000026000114 


08/02/94 


08/02/94 

07/29/94 


07/31/94 


08/02/94 


08/02/94 


07/29/94 


07/31/94 


08/02/94 


5245  NBRL 
5518  NBRL 
5243  NBRL 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


000026100515 


000026100608 

000026100615 

000026100708 


07/27/94 


07/23/94 

07/27/94 

07/23/94 


000026100815 


000026101008 


000026101015 


000026101108 


07/27/94 


07/23/94 

07/27/94 

07/23/94 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


0_ 

LR1000_ 
0 


LR1000 


000026101308 


000026101315 


000026200105 


000026200110 
'000026200112 
■  000026200205 


07/23/94 


07/27/94 


08/02/94 


08/03/94 


07/08/94 


08/02/94 


N 

N 

N 

LR1000 

000025800614 

08/02/94 

LR1000 

000025800707 

08/02/94 

LR1000 

000025800711 

07/29/94 

_ 

LR1000 

000025800713 

07/31/94 

000026100115 

07/27/94 

000026100215 

07/27/94 

000026100308 

07/23/94 

000026100315 

07/27/94 

000026100408 

07/23/94 

000026100415 

07/27/94 

000026100508 

07/23/94 

000026100715 

07/27/94 

000026100808 

07/23/94 

LR1000 

000026101115 

07/27/94 

N 


N 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


MOLD 

MOISTURE  1 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

125 

9060 

NBRL 

LR1000 

000026200512 

07/08/94 

P 

N 

N 

126 

3148 

NBRL 

LR1000 

000026200718 

07/29/94 

P 

N 

N 

127 

3149 

NBRL 

LR1000 

000026200818 

07/29/94 

P 

N 

N 

128 

3147 

NBRL 

LR1000 

000026200918 

07/29/94 

P 

N 

N 

129 

4140 

NBRL 

LR1000 

000026500105 

08/02/94 

P 

N 

N 

130 

4241 

NBRL 

LR1000 

000026500110 

08/03/94 

P 

N 

N 

131 

9066 

NBRL 

LR1000 

000026500112 

07/08/94 

P 

N 

N 

132 

4137 

NBRL 

LR1000 

000026500205 

08/02/94 

P 

N 

N 

133 

4235 

NBRL 

LR1000 

000026500210 

08/03/94 

P 

N 

N 

134 

9062 

NBRL 

LR1000 

000026500212 

07/08/94 

P 

N 

N 

135 

4138 

NBRL 

LR1000 

000026500305 

08/02/94 

P 

N 

N 

136 

4240 

NBRL 

LR1000 

000026500310 

08/03/94 

P 

N 

N 

137 

9065 

NBRL 

LR1000 

000026500312 

07/08/94 

P 

N 

N 

138 

4135 

NBRL 

LR1000 

000026500405 

08/02/94 

P 

N 

N 

139 

4238 

NBRL 

LR1000 

000026500410 

08/03/94 

P 

N 

N 

140 

9063 

NBRL 

LR1000 

000026500412 

07/08/94 

P 

N 

N 

141 

4139 

NBRL 

LR1000 

000026500505 

08/02/94 

P 

N 

N 

142 

iMin 

LR1000 

000026500510 

08/03/94 

P 

N 

N 

143 

IgUldW 

LR1000 

000026500512 

07/08/94 

B3II 

mm 

N 

144 

4136 

LR1000 

000026500605 

08/02/94 

p 

N 

mm 

145 

4236 

LR1000 

000026500610 

08/03/94 

mm 

N 

146 

9061 

IJIddB 

LR1000 

000026500612 

07/08/94 

p 

mm 

N 

147 

4142 

min 

LR1000 

000026500705 

08/02/94 

p 

mm 

■s 

148 

4242 

IMsH 

LR1000 

000026500710 

08/03/94 

p 

mm 

N 

149 

12622 

NBRL 

LR1000 

000026500712 

07/08/94 

p 

N 

150 

IMia 

LR1000 

000026500805 

08/02/94 

p 

151 

i2i=!in 

LR1000 

000026500810 

08/03/94 

p 

mm 

KB 

152 

tmm 

LR1000 

000026500812 

07/08/94 

p 

mm 

mm 

153 

h^^idslll 

LR1000 

000026500918 

07/29/94 

p 

wm 

mm 

154 

LR1000 

000026501018 

07/29/94 

p 

mm 

mm 

155 

LR1000 

000026501118 

07/29/94 

p 

N 

mm 

156 

Uciia 

LR1000 

000026501 218 

07/29/94 

p 

N 

mm 

157 

3138 

LR1000 

000026501318 

07/29/94 

p 

N 

mm 

1581 

IMb 

LR1000 

000026600118 

07/29/94 

p 

mm 

N 

159: 

3145 

LR1000 

000026600218 

07/29/94 

p 

mm 

mm 

160 

tmiM 

LR1000 

000026800318 

07/29/94 

p 

mm 

wmm 

161 

cn&ii 

LR1000 

000026801018 

07/29/94 

p 

mm 

N 

162 

1175 

NBRL 

LR1000 

000026801201 

06/22/94 

p 

N 

N 

163 

12216 

NBRL 

LR1000 

000026801205 

06/30/94 

p 

N 

N 

164 

10344 

NBRL 

LR1000 

000026801 206 

07/06/94 

p 

N 

N 

165 

3377 

NBRL 

LR1000 

000026801212 

08/01/94 

p 

N 

N 

166 

9232 

NBRL 

LR1000 

000026801213 

07/08/94 

p 

N 

N 

167 

11537 

NBRL 

LR1000 

000026801214 

06/30/94 

p 

N 

N 

168 

4078 

NBRL 

LR1000 

000026801 215 

08/02/94 

p 

N 

N 

169 

1167 

NBRL 

LR1000 

000026801301 

06/22/94 

p 

N 

N 

170 

12208 

NBRL 

LR1000 

000026801305 

06/30/94 

p 

N 

N 

171 

10342 

NBRL 

LR1000 

000026801306 

07/06/94 

p 

N 

N 

172 

2152 

NBRL 

LR1000 

000026801307 

07/20/94 

p 

N 

N 

173 

3384 

NBRL 

LR1000 

000026801311 

08/01/94 

p 

N 

N 

174 

9229 

NBRL 

LR1000 

000026801313 

07/08/94 

p 

N 

N 

175 

11533 

NBRL 

LR1000 

000026801314 

06/30/94 

p 

N 

N 

176 

4083 

NBRL 

LR1000 

000026801315 

08/02/94 

p 

N 

N 

177 

1173 

NBRL 

LR1000 

000026801501 

06/22/94 

p 

N 

N 

178 

12215 

NBRL 

LR1000 

000026801505 

06/30/94 

p 

N 

N 

179 

10345 

NBRL 

LR1000 

000026801506 

07/06/94 

p 

N 

N 

180 

2151 

NBRL 

LR1000 

000026801507 

07/20/94 

p 

N 

N 

181 

3376 

NBRL 

LR1000 

000026801511 

08/01/94 

p 

N 

N 

182 

9223 

NBRL 

LR1000 

000026801513 

07/08/94 

p 

N 

N 

183 

11536 

NBRL 

LR1000 

000026801514 

06/30/94 

p 

N 

N 

184 

4079 

NBRL 

LR1 000 

000026801515 

08/02/94 

p 

N 

N 

185 

1169 

NBRL 

LR1 000 

000026801601 

06/22/94 

p 

N 

N 

186 

12210 

NBRL 

LR1000 

000026801605 

06/30/94 

p 

N 

N 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


NBRL  Site  Product  Bag  Number  Date  Over- 

No. _ wrap  Y/N 

_ AL/PL _ 


MOLD 

Location 

Description 


187  10343  NBRL 

188  2153  NBRL 

189  3382  NBRL 

190  9228  NBRL 

191  11535  - 


KHcgMlg|:l:H 


199  12221 


204  2150 

205  3378 


ligrani 

■githll 

_ "gi'a'ai 

■WcEKilgUkH 


212  2155  NBRL 

213  3385  NBRL 


214  9225 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1 000 


LR1000 

LR1000 


■■ 


000026801606 

000026801607 

000026801611 

000026801613 

000026801614 


000026801615 

000026900101 


000026900105 


000026900106 


000026900107 


000026900111 


000026900113 


000026900114 


000026900115 


000026900201 


000026900205 


000026900206 


000026900207 


000026900211 


000026900213 


000026900214 


000026900215 

000026900301 


000026900305 


000026900306 


000026900307 
00002690031 1 


07/06/94 _ P 

07/20/94 _ P 

08/01/94 _ P 

07/08/94 _ P 

06/30/94  '' 


08/02/94 _ 

06/22/94 


06/30/94 


07/06/94 


07/20/94  P 


08/01/94 


07/08/94 


06/30/94  P 


08/02/94 


06/22/94 


06/30/94 


07/06/94 


07/20/94 


08/01/94 


07/08/94 


06/30/94 


08/02/94 

06/22/94 


06/30/94 


07/06/94 


07/20/94 

08/01/94 


217  1168 


218  12214 


Ijj^^ _ 


_ 

LR1000 

000026900506 

07/06/94 

LR1000 

000026900507 

07/20/94 

_ 

LR1000 

00002690051 1 

08/01/94 

■ 

LR1000 

000026900513 

07/08/94 

_ 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


229  3374 


231  11531 


232  4086 


1171 


234  12213 


2 

2361  2148! 


_  LR1000 


_  LR1000 


i  LR1000 


000026900515 

000026900601 


000026900605 


000026900606 


000026900607 


1000026900611 


000026900613 


1000026900614  j 


08/02/94 

06/22/94 


06/30/94 


07/06/94 


07/20/94 


08/01/94 


07/08/94 


06/30/94 


c51»hkki;Iiji;ui 


_ 

LR1000 

000026900701 

06/22/94 

r 

LR1000 

000026900705 

06/30/94 

LR1000 

000026900706 

07/06/94 

NBRL  LR1000  000026900707  07/20/94 


240  4075 


_ 

LR1000 

00002690071 1 

08/01/94 

r 

LR1000 

000026900713 

07/08/94 

LR1000 

000026900714 

06/30/94 

1 

LR1000 

000026900715 

08/02/94 

KEnElimir~ 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000026900801 


000026900805 


000026900806 


000026900807 


06/22/94 


06/30/94 


07/06/94 


07/20/94 


_ 

LR1000 

00002690081 1 

08/01/94 

i 

LR1000 

000026900813 

07/08/94 

06/30/94 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


I  NBRL I  Site  |  Product  |  Bag  Number 


No. 


1174 


12218 


2156  NBRL 
3379 


IB 


2191 


257  2109 


258  4114 


4116 


2186 


263  2118  NBRL 


4113 


BfliTill 


267  4120 


2190 


2116  NBRL 


4121  NBRL 
2193  NBRL 


NBRL 


4122  NBRL 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


_  LR1000 

000026900913 

07/08/94 

LR1000 

000026900914 

06/30/94 

.  LR1000 

000026900915 

08/02/94 

.  LR1000 

000026901008 

07/20/94 

LR1000 

000026901009 

07/19/94 

.  LR1000 

000026901014 

08/02/94 

.  LR1000 

000026901208 

07/20/94 

.  LR1000 

000026901209 

07/19/94 

.  LR1000 

000026901214 

08/02/94 

-  LR1000 

000026901308 

07/20/94 

-  LR1000 

000026901314 

08/02/94 

_  LR1000 

000026901408 

07/20/94 

.  LR1000 

000026901409 

07/19/94 

-  LR1000 

000026901414 

08/02/94 

275 

2115 

276" 

4118 

■g|=i:ll 


2107  NBRL 


LR1000  000026901708 

07/20/94 

LR1000  000026901709 

07/19/94 

LR1000  000026901714 

08/02/94 

LR1000  000026901808 

07/20/94 

LR1000  000026901809 

07/19/94 

LR1000  000026901814 

08/02/94 

11 

LR1000  000027200108 

07/20/94" 

3007  NBRL 


3031  NBRL 


-  LR1000 

000027200114  08/02/94“ 

.  LR1000 

000027200308  07/20/94 

.  LR1000 

000027200314  08/02/94 

-  LR1000 

000027200408  07/20/94 

.  LR1000 

000027200409  07/19/94 

■gUhll 


305  3051  I  NBRL 

306  4301 


307  12110  NBRL 


308  11306  NBRL 

309  2085  NBRL 

310  2086  NBRL 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000026900901 


000026900905 


000026900907 

000026900911 


000026901309 


000026901508 


000026901509 


000026901514 

000026901608 


000026901609 


000026901614 


000027200309 


000027200414 


000027200508 


LR1000 


LR1000 


000027200709 


000027200710 


LR1000  000027200804 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


000027200811 


000027200814 


000027200816 


000027200817 

000027200818 

000027200904 


Date  I  Over— I 


lUfijll 


.  LR1000 

000027200509  07/19^4 

„  LR1000 

00002720051 4  08/02/94 

.  LR1000 

000027200704  07/1 9/94 

.  LR1000 

00002720071 1 

07/25/94 

-  LR1000 

000027200714 

08/05/94 

-  LR1000 

000027200716 

06/30/94 

.  LR1000 

000027200717 

06/29/94 

.  LR1000 

000027200718 

07/19/94 

_ 

LR1000  000027200806 

07/19/94 

LR1000  000027200808 

07/21/94 

7” 

LR1000  000027200809 

07/25/94 

11 

LR1000  000027200810 

07/25/94 

06/22/94 


06/30/94 


07/20/94 

08/01/94 


07/19/94 


07/20/94 


07/19/94 


08/02/94 

07/20/94 


07/19/94 


08/02/94 


07/19/94 


08/02/94 


07/20/94 


07/25/94 


07/25/94 


07/19/94 


07/27/94 


08/05/94 


06/30/94 


06/29/94 

07/19/94 

07/19/94 


MOLD 

Location 


MOISTURE 
I  Leak  or 
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_ [ 

MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

311 

2310 

NBRL 

LR1000 

000027200905 

07/21/94 

P 

N 

N 

312 

2119 

NBRL 

LR1000 

000027200906 

07/19/94 

P 

N 

N 

313 

2317 

NBRL 

LR1000 

000027200908 

07/21/94 

P 

N 

N 

314 

3011 

NBRL 

LR1000 

000027200909 

07/25/94 

P 

N 

N 

315 

3035 

NBRL 

LR1000 

000027200910 

07/25/94 

P 

N 

N 

316 

3042 

NBRL 

LR1000 

000027200911 

07/27/94 

P 

N 

N 

317 

4297 

NBRL 

LR1000 

000027200914 

08/05/94 

P 

N 

N 

318 

12108 

NBRL 

LR1000 

000027200916 

06/30/94 

P 

N 

N 

319 

11305 

NBRL 

LR1000 

000027200917 

06/29/94 

P 

N 

N 

320 

2083 

NBRL 

LR1000 

000027200918 

07/19/94 

P 

N 

N 

321 

2087 

NBRL 

LR1000 

000027201104 

07/19/94 

P 

N 

N 

322 

2304 

NBRL 

LR1000 

000027201105 

07/21/94 

P 

N 

N 

323 

2129 

NBRL 

LR1000 

000027201106 

07/19/94 

P 

N 

N 

324 

2324 

NBRL 

LR1000 

000027201108 

07/21/94 

P 

N 

N 

325 

3003 

NBRL 

LR1000 

000027201109 

07/25/94 

mm 

N 

326 

3032 

NBRL 

LR1000 

000027201110 

07/25/94 

p 

N 

N 

327 

3044 

NBRL 

LR1000 

000027201111 

07/27/94 

p 

mm 

N 

c  c « 

LR1000 

000027201114 

08/05/94 

mm 

mmt 

itz 

LR1000 

000027201116 

06/30/94 

mm 

mm 

rr# 

l?r:T:T 

LR1000 

000027201117 

06/29/94 

mm 

mm\ 

III 

NBRL 

LR1000 

000027201118 

07/19/94 

mm 

N 

li 

LR1000 

000027201204 

07/19/94 

mm 

N 

LR1000 

000027201205 

07/21/94 

mm 

WEM 

334 

2122 

LR1000 

000027201206 

07/19/94 

mm 

Mm 

335 

2326 

NBRL 

LR1000 

000027201208 

07/21/94 

BSli 

mm 

N 

336 

3010 

NBRL 

LR1000 

000027201209 

07/25/94 

p 

mm 

mm 

337 

3037 

NBRL 

LR1000 

000027201210 

07/25/94 

p 

mm 

mm 

338 

3039 

NBRL 

LR1000 

000027201211 

07/25/94 

p 

mm 

mm 

339 

4299 

NBRL 

LR1000 

000027201214 

08/05/94 

p 

mm 

WEM 

340 

12109 

NBRL 

LR1000 

000027201216 

06/30/94 

p 

mm 

N 

341 

11308 

NBRL 

LR1000 

000027201217 

06/29/94 

p 

mm 

mm 

342 

2084 

NBRL 

LR1000 

000027201218 

07/19/94 

p 

mm 

wm 

343 

2092 

NBRL 

LR1000 

000027201304 

07/19/94 

p 

mm 

N 

344 

2313 

NBRL 

LR1000 

000027201305 

07/21/94 

p 

mm 

N 

345 

2123 

NBRL 

LR1000 

000027201306 

07/19/94 

p 

mm 

N 

346 

2325 

NBRL 

LR1000 

000027201308 

07/21/94 

p 

mm 

mm 

347 

3009 

NBRL 

LR1000 

000027201309 

07/25/94 

p 

mm 

N 

348 

3033 

NBRL 

LRIOOO 

000027201310 

07/25/94 

p 

wEm 

mm 

349 

3043 

NBRL 

LR1000 

000027201311 

07/27/94 

p 

mm 

mm 

350 

4296 

NBRL 

LRIOOO  ! 

000027201314 

08/05/94 

p 

mm 

mm 

351 

12101 

NBRL 

LR1000 

000027201316 

06/30/94 

p 

■jji 

mm 

352 

11315 

NBRL 

LRIOOO 

000027201317 

06/29/94! 

p 

mm 

wm 

353 

2080 

NBRL 

LRIOOO 

000027201318 

07/19/94 

p 

mm 

mm 

354 

2095 

NBRL 

LRIOOO 

000027201404 

07/19/94 

p 

mm 

mm 

355 

2307 

NBRL 

LRIOOO 

000027201405 

07/21/94 

p 

mm 

UL. 

356 

2121 

NBRL 

LRIOOO 

000027201406 

07/19/94 

p 

mm 

mm 

357 

2320 

NBRL 

LRIOOO 

000027201408 

07/21/94 

p 

mm 

\Mm 

358 

3008 

NBRL 

LRIOOO 

000027201409 

07/25/94 

p 

mm 

UL^ 

359 

3034 

NBRL 

LRIOOO 

000027201410 

07/25/94 

p 

mm 

mm 

360 

3041 

NBRL 

LRIOOO 

000027201411 

07/27/94 

p 

mm 

■n 

361 

4300 

NBRL 

LRIOOO 

000027201414 

08/05/94 

p 

mm 

mm 

362 

12107 

NBRL 

LRIOOO 

000027201416 

06/30/94 

p 

mm 

mm 

363 

11307 

NBRL 

LRIOOO 

000027201417 

06/29/94 

p 

mm 

mm 

364 

2082 

NBRL 

LRIOOO 

000027201418 

07/19/94 

p 

mm 

mm 

365 

2090 

NBRL 

LR1000 

000027400404 

07/19/94 

p 

mm 

HI 

366 

2308 

NBRL 

LRIOOO 

000027400405 

07/21/94 

p 

mm 

N 

367 

2127 

NBRL 

LRIOOO 

000027400406 

07/19/94 

p 

mm 

N 

368 

2319 

NBRL 

LRIOOO 

000027400408 

07/21/94 

p 

wm 

IBB 

369 

3012 

NBRL 

LRIOOO 

000027400409 

07/25/94 

p 

N 

UL. 

370 

3026 

NBRL 

LRIOOO 

000027400410 

07/25/94 

p 

N 

mm 

371 

■glthll 

LRIOOO 

00002740041 1 

07/27/94 

p 

N 

mm 

372 

LRIOOO 

000027400414 

08/05/94 

p 

N 

mm 
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373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 


MOLD 

MOISTURE  1 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AUPL 

12098 

NBRL 

LR1000 

000027400416 

06/30/94 

P 

N 

N 

11321 

NBRL 

LR1000 

000027400417 

06/29/94 

P 

N 

N 

- 

2074 

NBRL 

LR1000 

000027400418 

07/19/94 

P 

N 

N 

2089 

NBRL 

LR1000 

000027400604 

07/19/94 

P 

N 

N 

2305 

NBRL 

LR1000 

000027400605 

07/21/94 

P 

N 

N 

2126 

NBRL 

LR1000 

000027400606 

07/19/94 

P 

N 

N 

2322 

NBRL 

LR1000 

000027400608 

07/21/94 

P 

N 

N 

3005 

NBRL 

LR1000 

000027400609 

07/25/94 

P 

N 

N 

3036 

NBRL 

LR1000 

000027400610 

07/25/94 

P 

N 

N 

3047 

NBRL 

LR1000 

000027400611 

07/27/94 

P 

N 

N 

4293 

NBRL 

LR1000 

000027400614 

08/05/94 

P 

N 

N 

rei»}ci 

LR1000 

000027400616 

06/30/94 

P 

mm 

N 

121^ 

LR1000 

000027400617 

06/29/94 

P 

N 

N 

Ik'l^lili 

LR1000 

000027400618 

07/19/94 

P 

N 

N 

mM 

000027400910 

07/14/94 

P 

N 

N 

LR1000 

00002740091 1 

07/21/94 

P 

mm 

N 

umn 

LR1000 

06/17/94 

P 

mm 

B2BI 

LR1000 

000027400913 

07/08/94 

P 

mm 

B2BI 

■glshlB 

LR1000 

000027400914 

08/02/94 

P 

mm 

N 

LR1000 

000027400915 

08/01/94 

P 

mm 

N 

ir»gi 

Ulilili 

LR1000 

000027400917 

08/02/94 

P 

mm 

N 

2088 

NBRL 

LR1000 

o 

o 

o 

o 

o 

P 

mm 

N 

wn 

P 

mm 

N 

K\4im 

000027401306 

07/19/94 

P 

N 

N 

000027401308 

07/21/94 

P 

N 

N 

■cW«Ei 

IMin 

LR1000 

000027401309 

07/25/94 

P 

mm 

mm 

wmzm 

LR1000 

000027401310 

07/25/94 

P 

mm 

mm 

LR1000 

000027401311 

07/27/94 

P 

mm 

N 

IMin 

LR1000 

000027401314 

08/04/94 

P 

N 

B2B 

■I'-Iikkl 

iMm 

LR1000 

000027401316 

06/30/94 

P 

mm 

N 

KIHM 

dOil 

LR1000 

000027401317 

06/29/94 

P 

mm 

N 

LR1000 

000027401318 

07/19/94 

P 

N 

N 

2035 

LR1000 

000027401710 

07/14/94 

P 

mm 

BSB 

lihiiif 

LR1000 

000027401711 

07/21/94 

P 

mm 

BZB 

■CEni 

§mzm 

LR1000 

000027401712 

06/17/94 

P 

N 

B!B 

IBi 

LR1000 

000027401713 

07/08/94 

P 

N 

N 

mAn 

LR1000 

000027401714 

08/02/94 

P 

N 

N 

lM:m 

000027401715 

08/02/94 

P 

N 

B2B 

IMin 

000027401717 

08/02/94 

P 

KB 

mm 

Uiiiizli 

LR1000 

000028800108 

07/20/94 

P 

KB 

mm 

HMtH 

000028800111 

06/28/94 

P 

B!B 

N 

timn 

000028800208 

07/20/94 

P 

BSB 

mm 

121-Jin 

LR1000 

000028800211 

06/28/94 

P 

N 

N 

^»V/>!I 

i2hiin 

LR1000 

000028800408 

07/20/94 

P 

N 

N 

Chilli 

LR1000 

000028800508 

07/20/94 

P 

N 

N 

LR1000 

000028801108 

07/20/94 

P 

N 

N 

LR1000 

000028801607 

07/23/94 

P 

mm 

B2B 

121^ 

LR1000 

000028801611 

07/20/94 

P 

N 

B2B 

■guhiw 

000028801613 

07/19/94 

P 

N 

B!B 

■guiiw 

LR1000 

000028801807 

07/23/94 

P 

N 

BZB 

LR1000 

000028801811 

07/20/94 

P 

N 

N 

Klllcll 

000028801813 

07/19/94 

P 

N 

N 

infill 

LR1000 

000028900607 

07/23/94 

P 

KB 

N 

LR1000 

000028900611 

07/20/94 

P 

B2B 

N 

LR1000 

000028900613 

07/19/94 

P 

BZB 

B!B 

LR1000 

000225200108 

07/30/94 

P 

BZB 

BZB 

1121^ 

LR1000 

000225200110 

07/30/94 

P 

BOi 

B2B 

wm-m 

LR1 000 

000225200116 

07/22/94 

P 

KB 

mm 

1  5091 

dHIsTi 

LRIOOO 

000225200117 

07/20/94 

P 

mm 

fl2B 

■gidiw 

000225200118 

07/21/94 

P 

N 

mm 

■sHiM 

■gUhll 

000225800907 

08/02/94 

P 

mm 

N 

1  6064 

NBRL 

LR1 000 

00022580091 1 

07/29/94 

P 

Ul_ 

N 
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Site  I  Product  |  Bag  Number  |  Date 


wrap  Y/N 
AL/PL 


MOLD 


Location 

Description 


MOISTURE 


Leak  or 

Y/N _ Condensation 


435 

6212 

436 

6273 

437 

6286 

438 

6061 

439 

6205 

446 

447 

2103  NBRL 

448 

2098  NBRL 

449 

6285  NBRL 

450 

2100  NBRL 

451 

2106  NBRL 

452 

2104  NBRL 

453 

LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000225800913 


000225800914 
'  000225801007 
'000225801011 
'000225801013 


000225801014 


000225801107 


000225801111 


000225801113 


000225801114 


000225801204 


000225801205 


000225801206 
'000225801207 
'  000225801207 
'000225801208 

■  000225801209 

■  000225801210 


07/31/94 


08/02/94 _ 

08/02/94 _ 

07/29/94 _ 

07/31/94 


08/02/94 


08/02/94 


07/29/94 


07/31/94 


08/02/94  P  i 


07/19/94 


07/19/94 


07/19/94 _ 

07/19/94 _ 

08/02/94 _ 

07/19/94 _ 

07/19/94 _ 

07/19/94 


NBRL 


_ 

LR1000 

000225801211 

07/19/94 

_ 

LR1000 

000225801211 

07/29/94 

LR1000 

000225801212 

07/19/94 

LR1000 

000225801213 

08/04/94 

_ 

LR1000 

000225801213 

07/31/94 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000225801214 


000225801 214 
'000225801215 


000225801216 


000225801217 


000225801218 


000225801307 


000225801311 


000225801313 


000225801314 


000227300104 


000227300105 


LR1000 

000227300106 

07/19/94 

1 

■ 

LR1000 

000227300108 

07/21/94 

r 

000227300109 

07/25/94 

000227300110 

07/25/94 

000227300111 

07/27/94 

000227300114 

08/05/94 

000227300116 

06/30/94 

N 

08/02/94 


08/04/94 

08/04/94 


08/04/94 


08/04/94 


08/04/94 


08/02/94 


07/29/94 


07/31/94 


08/02/94 


07/19/94 


07/21/94 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AU/PL 

497 

12100 

NBRL 

LR1000 

000227400116 

06/30/94 

P 

N 

N 

498 

11313 

NBRL 

LR1000 

000227400117 

06/29/94 

P 

N 

N 

499 

2076 

NBRL 

LR1000 

000227400118 

07/19/94 

P 

N 

N 

500 

2042 

NBRL 

LR1000 

000227400510 

07/14/94 

P 

N 

N 

501 

2303 

NBRL 

LR1000 

000227400511 

07/21/94 

P 

N 

N 

502 

1040 

NBRL 

LR1000 

000227400512 

06/17/94 

P 

N 

N 

503 

9020 

NBRL 

LR1000 

000227400513 

07/08/94 

P 

N 

N 

504 

4061 

NBRL 

LR1000 

000227400514 

08/02/94 

P 

N 

N 

505 

4005 

NBRL 

LR1000 

000227400515 

08/02/94 

P 

N 

N 

506 

4110 

NBRL 

LR1000 

000227400517 

08/02/94 

P 

N 

N 

507 

2039 

NBRL 

LR1000 

000227400810 

07/14/94 

P 

N 

N 

508 

LR1000 

000227400811 

07/21/94 

P 

mm 

mm 

509 

1043 

|g|=l;l< 

LR1000 

000227400812 

06/17/94 

P 

mm 

mm 

510 

UliTsT 

LR1000 

000227400813 

07/08/94 

P 

mm 

N 

511 

4054 

IgUhlW 

LR1000 

000227400814 

08/02/94 

P 

mm 

N 

512 

3402 

|g|:l:IW 

LR1000 

000227400815 

08/01/94 

P 

mm 

N 

513 

4104 

NBRL 

LR1000 

000227400817 

08/02/94 

P 

mm 

N 

514 

LR1000 

000227401010 

07/14/94 

P 

mm 

mm 

515 

IgItlilB 

LR1000 

000227401011 

07/21/94 

P 

N 

N 

516 

1042 

LR1000 

000227401012 

06/17/94 

P 

mm 

N 

517 

■iMH 

LR1000 

000227401013 

07/08/94 

P 

WEm 

WEm 

518 

4053 

ISHIill 

LR1000 

000227401014 

08/02/94 

P 

mm 

N 

519 

3401 

UraiiM 

LR1000 

000227401015 

08/01/94 

P 

mm 

N 

520 

4107 

tMa 

LR1000 

000227401017 

08/02/94 

P 

N 

mm 

521 

Ul£lill 

LR1000 

000227401110 

07/14/94 

P 

N 

mm 

522 

2300 

NBRL 

LR1000 

000227401111 

07/21/94 

P 

N 

N 

523 

HI 

LR1000 

000227401112 

06/17/94 

P 

N 

mi 

524 

UlEiill 

LR1000 

000227401113 

07/08/94 

P 

mm 

N 

525 

LR1000 

1000227401114 

08/02/94 

P 

mm 

llldlllll 

526 

3399 

LR1000 

1000227401115 

08/01/94 

P 

mm 

527 

4106 

■Mill 

000227401117 

08/02/94 

P 

mm 

mm. 

528 

2044 

NBRL 

LR1000 

000227401210 

07/14/94 

P 

mm 

mm 

529 

2296 

NBRL 

LR1000 

W.1.V-WZMKIB 

P 

mm 

mm. 

530 

1039 

NBRL 

LR1000 

P 

mm 

mm 

531 

9021 

NBRL 

LR1000 

000227401213 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

532 

4055 

NBRL 

LR1000 

000227401214 

08/02/94 

P 

mm 

mm 

533 

LR1000 

000227401215 

08/02/94 

P 

mm 

mm 

534 

dMi 

LR1000 

000227401217 

08/02/94 

P 

N 

N 

535 

2045 

NBRL 

LR1000 

000227401410 

07/14/94 

P 

N 

N 

536 

2295 

NBRL 

LR1000 

000227401411 

07/21/94 

P 

N 

N 

537 

1038 

NBRL 

LR1000 

000227401412 

06/17/94 

P 

N 

N 

538 

9018 

NBRL 

LR1000 

000227401413 

07/08/94 

P 

N 

N 

539 

4058 

NBRL 

LR1000 

000227401414 

08/02/94 

P 

N 

N 

540 

4004 

NBRL 

LR1000 

000227401415 

08/02/94 

P 

N 

N 

541 

4108 

NBRL 

LR1000 

000227401417 

08/02/94 

P 

N 

N 

542 

2041 

NBRL 

LR1000 

000227401510 

07/14/94 

P 

N 

N 

543 

2302 

NBRL 

LR1000 

000227401511 

07/21/94 

P 

N 

N 

544 

1047 

NBRL 

LR1000 

000227401512 

06/17/94 

P 

N 

N 

545 

9011 

NBRL 

LR1000 

000227401513 

07/08/94 

P 

N 

N 

546 

4051 

NBRL 

LR1000 

000227401514 

08/02/94 

P 

N 

N 

547 

3398 

NBRL 

LR1000 

000227401515 

08/01/94 

P 

N 

N 

548 

4102 

NBRL 

LR1000 

000227401517 

08/02/94 

P 

N 

N 

549 

2040 

NBRL 

LR1000 

000227401610 

07/14/94 

P 

N 

N 

550 

2292 

NBRL 

LR1000 

000227401611 

07/21/94 

P 

N 

N 

551 

1046 

NBRL 

LR1000 

000227401612 

06/17/94 

P 

N 

N 

552 

9016 

NBRL 

LR1000 

000227401613 

07/08/94 

P 

N 

N 

553 

4052 

NBRL 

LR1000 

000227401614 

08/02/94 

P 

N 

N 

554 

4002 

NBRL 

LR1000 

000227401615 

08/02/94 

P 

N 

N 

555 

4105 

NBRL 

LR1000 

000227401617 

08/02/94 

P 

N 

N 

556 

2038 

NBRL 

LR1000 

000227401810 

07/14/94 

P 

N 

N 

557 

2297 

NBRL 

LR1000 

000227401811 

07/21/94 

P 

N 

N 

558 

1045 

NBRL 

LR1000 

000227401812 

06/17/94 

P 

N 

N 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


NBRL  Site 
No. 


Product  I  Bag  Number 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE _ 

Leak  or 
Condensation 


LR1000  000227401815 


LR1000  000227401817 


LR1000  000227500110 


08/01/94 


08/02/94 


07/14/94 


_ 

iiJiaar 

ilMill 


igW«Mlgkl;ll 
MgUkH 

umin 


IMa 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


NBRL 

LR1000 

NBRL 

LR1000 

000228800206 


000228800608 


000228800708 


000228800711 


07/08/94 


07/20/94 


07/20/94 


06/28/94 


_ 

BESEHSHSI 


5261  NBRL 


«*!:!dTOH£T 

ISIS 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


1000228801311  |  06/28/94 1 


000228801513 


000228801707 


07/19/94 


07/23/94 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000228900213 


000228900307 
'  00022890031 1 
‘  000228900313 
000228900407 
^  00022890041 1 
~  000228900413 
"  000228900507 
00022890051 1 
’  000228900513 
"  000228900707 
"000228900711 
"  000228900713 
000228900807 
000228900811 
000228900813 
"  000228900814 
"  000228900816 
"  000228900817 
111111400201 
"  111111400202 
~ 111111400203 
"  111111400204 
"  111111400205 
"  111111400206 
111111400212 
"  111111400213 


07/19/94 


07/23/94 
07/20/94  “ 
07/19/94  ' 
07/23/94  ' 
07/20/94  ' 
07/19/94  ' 
07/23/94  ' 
07/20/94  ' 
07/19/94  ' 
07/23/94  ' 
07/20/94  ' 
07/19/94  ' 
07/23/94  ' 
07/20/94 
07/19/94  ' 
06/27/94  ' 
07/06/94  ' 
07/08/94  ' 
08/05/94 ' 
08/05/94  ' 
08/07/94  ■ 
08/07/94 ' 
08/07/94 ' 
08/05/94  ’ 
08/05/94 ' 
08/07/94 ' 


N 

N 

LR1000 

000228801 208 

07/20/94 

LR1000 

000228801211 

06/28/94 

LR1000 

000228801308 

07/20/94 

000228801411 

06/28/94J 

1  p_J 

000228801507 

07/23/94 

000228801511 

07/20/94 

LR1000 

000228801713 

07/19/94 

LR1000 

000228900107 

07/23/94 

LR1000 

000228900111 

07/20/94 

LR1000 

1000228900113  | 

!  07/19/941 

LR1000 

LR1000 

1 00022890021 1  I 

1  07/20/941 
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1000  ML  UVCTATED  RINGERS  NBRL 


MOLD 

MOISTURE 

ifm 

Product 

Bag  Number 

Date 

Location 

Description 

Leak  or 
Condensation 

dia 

■HHk 

iHMiini 

hmn 

^IHI 

■Hi 

mm 

621 

LR1000 

111111400215 

08/05/94 

p 

mm 

flSB 

622 

UiarW 

LR1000 

111111400216 

08/05/94 

p 

Y 

MOLD 

Y 

LEAK 

623 

IMin 

LR1000 

111111400217 

08/07/94 

p 

KB 

mm 

624 

LR1000 

111111400218 

08/05/94 

p 

N 

mm 

625 

fMa 

LR1000 

111111400407 

08/07/94 

p 

N 

fla 

626 

LR1000 

111111400408 

08/07/94 

p 

N 

fl2B 

627 

nrj:w 

LR1000 

111111400409 

08/07/94 

p 

Y 

flZB 

628! 

dill 

LR1000 

111111400409 

08/07/94 

p 

N 

Ba 

629 

4330 

dill 

111111400411 

08/07/94 

p 

N 

Ba 

630 

din 

LR1000 

111111400412 

08/07/94 

p 

mm 

Ba 

631 

LR1000 

111111400414 

08/07/94 

p 

N 

N 

632 

LR1000 

111111400415 

08/07/94 

p 

Y 

KB 

633 

nnin 

LR1000 

111111400416 

08/07/94 

p 

N 

Ba 

634 

4328 

dill 

LR1000 

111111400417 

08/07/94 

p 

Y 

MOLD  PRESENT 

N 

635 

4329 

NBRL 

LR1000 

111111400418 

08/07/94 

p 

N 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  16 


MOISTURE:  3 
(LEAK:  3) 
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500  ML  LACTATED  RINGERS 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


Date  I  Over- 


MOLD 

Location 

Description 


AL/PL 


MOISTURE 
Leak  or 

Y/N  Condensation 


D 


1  I  1024 
10004 


3  1022 

4  10001 


1016 
10 1  10007 

11  1019 

12  10008 

13  1018 

14  10006 

15  1014 

16  10009 

17  1015 

18  10010 

19  1020 

20  10011 

21  1023 

22  10003 

23  1025 

24  10012 

25  7565 

26  12836 

27  8002 

28  8256 

29  8279 

30  8248  ' 

31  7574 

32  12833 

33  8009 

34  8259 

35  8280 

36  7571 

37  12840 

38  8007 

39  8255 

40  8277 

41  7576 

42  12834  ■ 


43  8010 


8258 


8282 


7573 


47  12831 


48  7707 


8249 

50  8281  ' 

51  7575  ' 

52  I  12832  ' 

53 

54 1  8250 1 

55  I  12719 

56 

571  10210 


58  12147 


NBRL 

NBRL 


NBRL 

NBRL 


NBRL  I 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 

NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


LR500 

LR500 


LR500 

LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 

LR500 


000023800103 
’  000023800106 


000024100103 
"  000024100106 


1000024100903 


000024100906 


000024101003 


000024101006 


000024400103 
"  000024400106 
~  000024400203 
~  000024400206 
"  000024400303 
”  000024400306 
^  000024500503 
“  000024500506 
~  000024500603 
~  000024500606 
‘  000024500703 
"  000024500706 
’  000024700503 
“  000024700506 
~  000024700603 
~  000024700606 
“  000027501204 
~  000027501209 
"  000027501210 
~  000027501216 
~  000027501217 
~  000027501218 
~  000027501404 
^  000027501409 
'  000027501410 
'  000027501416 
“  000027501417 
'  000027501504 
"  000027501509 
'  000027501510 
'  000027501516 
“  000027501517 
~  000027501604 
■  000027501609 


000027501610 


000027501616 


000027501617 


000027501704 

000027501709 


000027501710 


000027501716 


000027501717 


000027501804 


000027501809 


000027501810 


000027501816 


000027600104 


000027600105 
“  000027600108 


000027600109 


000027600110 


000027600116 


06/15/94 
08/07/94  " 


06/15/94 

08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 
08/07/94  ~ 
06/15/94" 
08/07/94  " 
06/15/94  " 
08/07/94  ~ 
06/15/94  ~ 
08/07/94  " 
06/15/94  " 
08/07/94  ~ 
06/15/94" 
08/07/94  " 
06/15/94" 
08/07/94  " 
06/15/94" 
08/07/94  " 
07/24/94  " 
06/27/94  " 
07/27/94  " 
07/30/94  " 
07/30/94  " 
07/30/94  " 
07/24/94  " 
06/27/94  " 
07/27/94 
07/30/94  " 
07/30/94  ~ 
07/24/94 
06/27/94  " 
07/27/94  " 
07/30/94  " 
07/30/94  ~ 
07/24/94  " 
06/27/94  ‘ 


07/27/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/24/94 
06/27/94  " 


07/27/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/24/94 


06/27/94 


07/27/94 


07/30/94 


07/08/94 


07/08/94 
07/01/94  " 


06/30/94 


08/07/94 


08/07/94 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

61 

7567 

NBRL 

LR500 

000027600204 

07/24/94 

P 

N 

N 

62 

12830 

LR500 

000027600209 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

63 

8001 

LR500 

P 

N 

N 

64 

8253 

NBRL 

LR500 

000027600216 

07/30/94 

A 

N 

N 

65 

8275 

NBRL 

LR500 

000027600217 

07/30/94 

A 

N 

mm 

66 

7569 

NBRL 

LR500 

000027600304 

07/24/94 

P 

N 

N 

67 

12839 

NBRL 

LR500 

000027600309 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

68 

8006 

NBRL 

LR500 

000027600310 

07/27/94 

P 

N 

■a 

69 

8247 

NBRL 

LR500 

000027600316 

07/30/94 

A 

N 

■a 

70 

8276 

NBRL 

LR500 

000027600317 

07/30/94 

A 

N 

N 

71 

12717 

NBRL 

LR500 

000027600404 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

72 

10435 

NBRL 

LR500 

000027600405 

07/08/94 

P 

N 

N 

73 

10207 

NBRL 

LR500 

000027600408 

07/01/94 

P 

N 

■a 

74 

12138 

NBRL 

LR500 

000027600409 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

75 

10052 

NBRL 

LR500 

000027600410 

08/07/94 

P 

N 

■a 

76 

10013 

NBRL 

LR500 

000027600416 

08/07/94 

A 

N 

■a 

77 

7566 

NBRL 

LR500 

000027600504 

07/24/94 

P 

N 

■a 

78 

12837 

NBRL 

LR500 

000027600509 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

79 

8005 

NBRL 

LR500 

000027600510 

07/27/94 

P 

N 

N 

80 

8251 

NBRL 

LR500 

000027600516 

07/30/94 

A 

N 

■a 

81 

8272 

NBRL 

LR500 

000027600517 

07/30/94 

A 

N 

■a 

82 

7570 

NBRL 

LR500 

000027600604 

07/24/94 

P 

N 

■a 

83 

12829 

NBRL 

LR500 

000027600609 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

84 

7706 

NBRL 

LR500 

000027600610 

07/27/94 

P 

N 

■a 

85 

8252 

NBRL 

LR500 

000027600616 

07/30/94 

A 

N 

■a 

86 

8274 

NBRL 

LR500 

000027600617 

07/30/94 

A 

N 

IN 

87 

7572 

NBRL 

LR500 

000027600704 

07/24/94 

P 

N 

■a 

88 

12835 

NBRL 

LR500 

000027600709 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

89 

8003 

NBRL 

LR500 

000027600710 

07/27/94 

P 

N 

N 

90 

8257 

NBRL 

LR500 

000027600716 

07/30/94 

A 

N 

N 

91 

8278 

NBRL 

LR500 

000027600717 

07/30/94 

A 

N 

■a 

92 

7568 

NBRL 

LR500 

000027600804 

07/24/94 

P 

N 

N 

93 

12838 

NBRL 

LR500 

000027600809 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

94 

8004 

NBRL 

LR500 

000027600810 

07/27/94 

P 

N 

N 

95 

8254 

NBRL 

LR500 

000027600816 

07/30/94 

A 

N 

N 

96 

8273 

NBRL 

LR500 

000027600817 

07/30/94 

A 

N 

N 

97 

10149 

NBRL 

LR500 

000027600904 

07/08/94 

P 

N 

N 

98 

10430 

NBRL 

LR500 

000027600905 

07/08/94 

1  P 

N 

■a 

99 

10431 

NBRL 

LR500 

000027600905 

07/08/94 

P 

N 

■a 

100 

10206 

NBRL 

LR500 

000027600908 

07/01/94 

P 

N 

■a 

101 

12137 

NBRL 

LR500 

000027600909 

06/30/94 

N/A 

N 

■a 

102 

10051 

NBRL 

LR500 

000027600910 

08/07/94 

P 

N 

■a 

103 

i  10017 

NBRL 

LR500 

000027600916 

08/07/94 

A 

N 

■a 

104 

12716 

NBRL 

LR500 

000027601004 

07/08/94 

N/A 

N 

■a 

105 

10434 

NBRL 

LR500 

000027601005 

07/08/94 

P 

N 

■a 

106 

'  10204 

NBRL 

LR500 

000027601008 

07/01/94 

P 

N 

■a 

107 

12141 

NBRL 

LR500 

000027601009 

06/30/94 

N/A 

N 

■a 

108 

10056 

NBRL 

LR500 

000027601010 

08/07/94 

P 

N 

■a 

109 

10021 

NBRL 

LR500 

000027601016 

08/07/94 

P 

N 

N 

110 

12720 

NBRL 

LR500 

000027601104 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

111 

10436 

NBRL 

LR500 

000027601105 

07/08/94 

P 

N 

N 

112 

10202 

NBRL 

LR500 

000027601108 

07/01/94 

P 

N 

N 

113 

12136 

NBRL 

LR500 

000027601109 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

114 

10059 

NBRL 

LR500 

000027601110 

08/07/94 

P 

N 

N 

115 

10015 

NBRL 

LR500 

000027601116 

08/07/94 

A 

N 

N 

116 

12718 

NBRL 

LR500 

000027601204 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

117 

10429 

NBRL 

LR500 

000027601205 

07/08/94 

P 

N 

N 

118 

10208 

NBRL 

LR500 

000027601208 

07/01/94 

P 

N 

■a 

119 

12140 

NBRL 

LR500 

000027601209 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

120 

10060 

NBRL 

LR500 

000027601210 

08/07/94 

P 

N 

N 
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REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  1.8  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


MOLD 

MOISTURE 

■ 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

■ 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

■ 

■■i 

mm 

■■■ 

AL/PL 

■ 

HHHH' 

^1 

mM 

■BBBBBM 

121 

10024 

NBRL 

LR500 

000027601216 

08/07/94 

P 

Y 

MOLD 

mm\ 

122 

NBRL 

LR500 

000027900104 

07/08/94 

P 

N 

N 

123 

NBRL 

000027900105 

07/08/94 

P 

N 

N 

124 

NBRL 

LR500 

000027900108 

07/01/94 

P 

N 

N 

125 

12145 

NBRL 

LR500 

000027900109 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

126 

10055 

NBRL 

LR500 

000027900110 

08/07/94 

P 

N 

N 

127 

10014 

NBRL 

LR500 

000027900116 

08/07/94 

A 

N 

KB 

128 

12721 

NBRL 

LR500 

000027900204 

07/08/94 

N/A 

N 

fl!B 

129 

10427 

NBRL 

LR500 

000027900205 

07/08/94 

MM 

BZB 

130 

10203 

NBRL 

LR500 

000027900208 

07/01/94 

■QH 

mm 

flSfl 

131 

12139 

NBRL 

LR500 

000027900209 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

132 

10058 

NBRL 

LR500 

000027900210 

08/07/94 

P 

N 

mm 

133 

10019 

NBRL 

LR500 

000027900216 

08/07/94 

P 

N 

N 

134 

10147 

NBRL 

LR500 

000027900304 

07/08/94 

P 

N 

N 

135 

10432 

NBRL 

LR500 

000027900305 

07/08/94 

P 

N 

BH 

136 

10205 

NBRL 

LR500 

000027900308 

07/01/94 

P 

N 

N 

137 

12144 

NBRL 

LR500 

000027900309 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

138 

10054 

NBRL 

LR500 

000027900310 

08/07/94 

P 

N 

mm 

139 

10023 

NBRL 

LR500 

000027900316 

08/07/94 

P 

N 

mm 

140 

10146 

NBRL 

LR500 

000027900404 

07/08/94 

P 

N 

mm 

141 

10438 

NBRL 

000027900405 

07/08/94 

P 

mm 

B2B 

142 

10201 

NBRL 

LR500 

000027900408 

07/01/94 

P 

N 

B2B 

143 

12146 

NBRL 

LR500 

000027900409 

06/30/94 

N/A 

N 

B2B 

144 

NBRL 

LR500 

000027900410 

08/07/94 

P 

N 

B2B 

145 

NBRL 

LR500 

000027900416 

08/07/94 

P 

N 

mm 

146 

NBRL 

LR500 

000027900504 

07/08/94 

P 

N 

N 

147 

10433 

NBRL 

LR500 

000027900505 

07/08/94 

P 

N 

B2B 

148 

10200 

NBRL 

LR500 

000027900508 

07/01/94 

P 

N 

B2B 

149 

12142 

NBRL 

LR500 

000027900509 

06/30/94 

N/A 

N 

B!!B 

150 

10050 

NBRL 

LR500 

000027900510 

08/07/94 

P 

N 

BZB 

151 

10018 

NBRL 

LR500 

000027900516 

08/07/94 

P 

mm 

B2B 

152 

10150 

NBRL 

LR500 

000027900604 

07/08/94 

P 

N 

N 

153 

10437 

NBRL 

LR500 

000027900605 

07/08/94 

P 

N 

WEM 

154 

10209 

NBRL 

LR500 

000027900608 

07/01/94 

P 

N 

mm 

155 

12143 

NBRL 

LR500 

000027900609 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

156 

10057 

NBRL 

LR500 

000027900610 

08/07/94 

P 

mm 

mm 

157 

10020 

NBRL 

LR500 

000027900616 

08/07/94 

P 

N 

mm 

158 

7300 

NBRL 

LR500 

000027900708 

07/20/94 

P 

WEM 

mm 

159 

7415 

NBRL 

LR500 

000027900709 

07/21/94 

P 

N 

mm 

160 

10441 

NBRL 

LR500 

000027900710 

07/08/94 

P 

N 

mm 

161 

12277 

NBRL 

LR500 

00002790071 1 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

162 

10355 

NBRL 

LR500 

000027900712 

07/06/94 

P 

N 

mm 

163 

7657 

NBRL 

LR500 

000027900714 

07/24/94 

P 

N 

N 

164 

12047 

NBRL 

LR500 

000027900716 

06/30/94 

mm 

mm 

165 

7371 

NBRL 

LR500 

000027900717 

07/20/94 

P 

mm 

mm 

166 

7304 

NBRL 

LR500 

000027900808 

07/20/94 

P 

N 

N 

167 

7412 

NBRL 

LR500 

000027900809 

07/21/94 

P 

N 

mm 

168 

10447 

NBRL 

LR500 

000027900810 

07/08/94 

P 

N 

mm 

169 

12283 

NBRL 

LR500 

00002790081 1 

06/28/94 

N/A 

mm 

mm 

170 

10350 

NBRL 

LR500 

000027900812 

07/06/94 

P 

N 

^mm 

171 

7649 

NBRL 

LR500 

000027900814 

07/24/94 

P 

mm 

mm 

172 

7363 

NBRL 

LR500 

000027900817 

07/20/94 

P 

mm 

mm 

173 

12046 

NBRL 

LR500 

000027900818 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

174 

7303 

NBRL 

LR500 

000027900908 

07/20/94 

P 

N 

B2B 

175 

7416 

NBRL 

LR500 

000027900909 

07/21/94 

P 

N 

mm 

176 

10445 

NBRL 

LR500 

000027900910 

07/08/94 

P 

N 

mm 

177 

12280 

NBRL 

000027900911 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

178 

10359 

NBRL 

000027900912 

07/06/94 

P 

N 

N 

179 

7647 

NBRL 

000027900914 

07/24/94 

P 

N 

N 

180 

7367 

NBRL 

000027900917 

07/20/94 

P 

N 

IB2B 
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MOLD 

MOISTURE 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

AL/PL 

181 

12050 

NBRL 

LR500 

000027900918 

06/30/94 

N/A 

mm 

■a 

182 

1548 

NBRL 

000027901010 

06/24/94 

N/A 

mm 

mm 

183 

12871 

000027901016 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

184 

7305 

NBRL 

LR500 

000027901208 

07/20/94 

P 

mm 

mm 

185 

7408 

NBRL 

000027901209 

07/21/94 

P 

mm 

wm 

186 

10442 

NBRL 

000027901210 

07/08/94 

P 

N 

mm 

187 

12282 

NBRL 

000027901211 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

188 

10358 

NBRL 

000027901212 

07/06/94 

P 

N 

mm 

189 

7656 

NBRL 

LR500 

000027901214 

07/24/94 

P 

mm 

190 

NBRL 

000027901216 

07/20/94 

P 

N 

mm 

191 

7362 

NBRL 

000027901217 

07/20/94 

P 

N 

mm 

192 

12045 

NBRL 

LR500 

000027901218 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

193 

7308 

NBRL 

LR500 

000027901308 

07/20/94 

P 

N 

N 

194 

7407 

NBRL 

LR500 

000027901309 

07/21/94 

P 

N 

N 

195 

10443 

NBRL 

LR500 

000027901310 

07/08/94 

P 

N 

196 

12287 

NBRL 

LR500 

000027901311 

06/28/94 

N/A 

mm 

KH 

197 

10356 

NBRL 

LR500 

000027901312 

07/06/94 

P 

N 

N 

198 

7653 

NBRL 

LR500 

000027901314 

07/24/94 

P 

N 

N 

199 

7378 

NBRL 

LR500 

000027901316 

07/20/94 

P 

N 

N 

200 

7364 

NBRL 

LR500 

000027901317 

07/20/94 

P 

N 

N 

201 

12051 

NBRL 

LR500 

000027901318 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

202 

7307 

NBRL 

LR500 

000028000108 

07/20/94 

P 

N 

N 

203 

7417 

NBRL 

LR500 

000028000109 

07/21/94 

P 

N 

mm 

204 

10449 

NBRL 

LR500 

000028000110 

07/08/94 

P 

N 

mm 

205 

NBRL 

LR500 

000028000111 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

206 

10357 

000028000112 

07/06/94 

P 

N 

wm 

207 

7650 

000028000114 

07/24/94 

P 

N 

mm 

208 

7379 

NBRL 

LR500 

000028000116 

07/20/94 

P 

N 

mm 

209 

7366 

NBRL 

LR500 

000028000117 

07/20/94 

P 

mm 

210 

12052 

NBRL 

LR500 

000028000118 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

211 

7301 

NBRL 

LR500 

000028000208 

07/20/94 

P 

N 

N 

212 

7410 

NBRL 

LR500 

000028000209 

07/21/94 

P 

N 

mm 

213 

NBRL 

LR500 

000028000210 

07/08/94 

P 

N 

mm 

214 

12285 

NBRL 

LR500 

000028000211 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

215 

NBRL 

LR500 

000028000212 

07/06/94 

P 

N 

mm 

216 

7652 

NBRL 

LR500 

000028000214 

07/24/94 

P 

mm 

217 

7381 

NBRL 

000028000216 

07/20/94 

P 

mm 

218 

7369 

NBRL 

P 

mm 

mm 

219 

12054 

NBRL 

000028000218 

06/30/94 

N/A 

mm 

mm 

220 

7310 

NBRL 

LR500 

000028000308 

07/20/94 

P 

N 

mm 

221 

7414 

NBRL 

000028000309 

07/21/94 

P 

N 

mm 

222 

NBRL 

000028000310 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

223 

EnFm 

NBRL 

LR500 

000028000311 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

224 

NBRL 

LR500 

000028000312 

07/06/94 

P 

m 

mm 

225 

7655 

NBRL 

LR500 

000028000314 

07/24/94 

P 

N 

mm 

226 

7365 

NBRL 

LR500 

000028000317 

07/20/94 

P 

N 

mm 

227 

12055 

NBRL 

LR500 

000028000318 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

228 

7302 

NBRL 

LR500 

000028000408 

07/20/94 

P 

N 

mm 

229 

7409 

NBRL 

LR500 

000028000409 

07/21/94 

P 

N 

N 

230 

10439 

NBRL 

LR500 

000028000410 

07/08/94 

P 

■n 

N 

231 

12284 

NBRL 

LR500 

000028000411 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

232 

10361 

NBRL 

LR500 

000028000412 

07/06/94 

P 

N 

mm 

233 

7648 

NBRL 

LR500 

000028000414 

07/24/94 

P 

N 

N 

234 

7380 

NBRL 

LR500 

000028000416 

07/20/94 

P 

N 

N 

235 

7368 

NBRL 

LR500 

000028000417 

07/20/94 

P 

N 

N 

236 

10444 

NBRL 

LR500 

000028000510 

07/08/94 

P 

N 

mm 

237 

12278 

NBRL 

LR500 

000028000511 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

238 

10352 

NBRL 

LR500 

000028000512 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

Y 

LEAK 

239 

7654 

NBRL 

LR500 

000028000514 

07/24/94 

P 

N 

mm 

240 

7372 

NBRL 

LR500 

000028000517 

07/20/94 

P 

N 

mm 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

241 

12053 

NBRL 

LR500 

000028000518 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

242 

7306 

NBRL 

LR500 

000028000608 

07/20/94 

P 

N 

N 

243 

7413 

NBRL 

LR500 

000028000609 

07/21/94 

P 

N 

N 

244 

10446 

NBRL 

LR500 

000028000610 

07/08/94 

P 

N 

N 

245 

12279 

Utli!9 

00002800061 1 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

246 

10353 

NBRL 

000028000612 

07/06/94 

P 

N 

mm 

247 

7646 

NBRL 

000028000614 

07/24/94 

P 

N 

mm 

248 

7370 

NBRL 

000028000617 

07/20/94 

P 

N 

mm 

249 

12048 

NBRL 

LR500 

000028000618 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

250 

7309 

NBRL 

000028000708 

07/20/94 

P 

N 

mm 

251 

7411 

NBRL 

000028000709 

07/21/94 

P 

N 

mm 

252 

10448 

NBRL 

LR500 

000028000710 

07/08/94 

P 

N 

mm 

253 

12281 

NBRL 

00002800071 1 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

254 

10351 

NBRL 

000028000712 

07/06/94 

P 

N 

N 

255 

7651 

NBRL 

000028000714 

07/24/94 

P 

N 

N 

256 

7382 

NBRL 

000028000716 

07/20/94 

P 

N 

mm 

257 

7361 

NBRL 

000028000717 

07/20/94 

P 

N 

mm 

258 

NBRL 

000028000718 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

259 

1551 

NBRL 

LR500 

000028001010 

06/24/94 

N/A 

N 

mm 

260 

12874 

NBRL 

LR500 

000028001016 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

261 

1550 

NBRL 

LR500 

000028001110 

06/24/94 

N/A 

N 

mm 

262 

12875 

NBRL 

LR500 

000028001116 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

263 

1546 

NBRL 

000028001310 

06/24/94 

N/A 

N 

wsm 

264 

1557 

NBRL 

000028001410 

06/24/94 

N/A 

N 

mm 

265 

12865 

NBRL 

000028001416 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

266 

1553 

000028001510 

06/24/94 

N/A 

N 

mm 

267 

12878 

HOSHI 

000028001516 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

268 

1554 

NBRL 

000028001610 

06/24/94 

N/A 

N 

mm 

269 

12876 

NBRL 

000028001616 

06/27/94 

:  N/A 

N 

N 

270 

1555 

NBRL 

LR500 

000028001710 

06/24/94 

N/A 

N 

mm 

271 

mm 

NBRL 

000028001716 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

272 

1552 

NBRL 

000028001810 

06/24/94 

I  N/A 

N 

mm 

273 

12881 

NBRL 

000028001816 

06/27/94 

I  N/A 

N 

mm 

274 

1549 

NBRL 

HESSSH 

000028001910 

06/24/94 

i  N/A 

N 

mm 

275 

12872 

NBRL 

000028001916 

06/27/94 

I  N/A 

N 

mm 

276 

1547 

NBRL 

LR500 

000028002010 

06/24/94 

N/A 

N 

mm 

277 

12873 

NBRL 

LR500 

000028002016 

06/27/94 

I  N/A 

N 

mm 

278 

12677 

NBRL 

LR500 

000028100607 

07/01/94 

N/A 

mm 

279 

1604 

NBRL 

HiiSSH 

000028100609 

06/23/94 

!  N/A 

N 

mm 

280 

1145 

NBRL 

000028100610 

06/17/94 

N/A 

N 

mm 

281 

7326 

NBRL 

LR500 

000028100612 

07/20/94 

P 

N 

mm 

282 

7463 

NBRL 

LR500 

000028100613 

07/22/94 

P 

N 

mm 

283 

12967 

NBRL 

LR500 

000028100614 

06/27/94 

N/A 

N 

284 

7418 

NBRL 

HOSfEH 

000028100615 

07/21/94 

P 

N 

285 

7168 

NBRL 

000028100616 

07/19/94 

P 

N 

Ira 

286 

7198 

NBRL 

LR500 

000028100617 

07/19/94 

P 

■2H 

WEm 

287 

10045 

NBRL 

LR500 

000028100618 

08/07/94 

P 

N 

N 

288 

10114 

NBRL 

LR500 

000028101007 

07/01/94 

P 

N 

N 

289 

1599 

NBRL 

LR500 

000028101009 

06/23/94 

N/A 

N 

mm 

290 

1142 

NBRL 

LR500 

000028101010 

06/17/94 

N/A 

N 

mm 

291 

LR500 

000028101012 

07/20/94 

P 

N 

H 

292 

7468 

NBRL 

LR500 

000028101013 

07/22/94 

P 

N 

N 

293 

12969 

NBRL 

LR500 

000028101014 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

294 

7425 

NBRL 

LR500 

000028101015 

07/21/94 

P 

N 

mm 

295 

7172 

NBRL 

LR500 

000028101016 

07/19/94 

P 

N 

mm 

296 

7202 

NBRL 

LR500 

000028101017 

07/19/94 

P 

N 

WEM 

297 

10041 

NBRL 

LR500 

000028101018 

08/07/94 

P 

N 

mm 

298 

7275 

NBRL 

000028101204 

07/20/94 

P 

N 

'mm 

299 

1727 

NBRL 

LR500 

000028101205 

06/23/94 

N/A 

N 

mm 

300 

7265 

NBRL 

LR500 

000028101207 

07/20/94 

P 

N 

N 

0 
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Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

wrap 

Y/N 

Description 

AL/PL 

MOISTURE 


Leak  or 

Y/N  Condensation 


75021  NBRL  | 


72251  NBRL  | 


72421  NBRL  | 


72821  NBRL  | 


72721  NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 

NBRL 


NBRL  I 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL  I 


NBRL 


NBRL 


NBRL  J 


NBRL 


NBRL 


NBRL  I 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL  i 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL  t 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL 


NBRL  I 


NBRL 


NBRL 


000028101209 


000028101214 


000028101215 


000028101218 


1000028101404 


000028101405 


000028101407 


000028101409 


000028101414 


000028101415 


000028101418 


000028101504 


000028101505 


000028101507 


000028101509 


000028101514 

000028101515 


000028101604 


1000028101605 


000028101607 


000028101609 


000028101614 


000028101615 


000028101618 


1 000028101704 


1000028101705 


000028101709 


000028101714 


000028101715 


1000028101718 


000028101804 


000028101805 


000028101807 


000028101809 


000028101814 


000028101815 


000028200104 


000028200105 


000028200107 


000028200109 


000028200114 


000028200115 


551“ 


000028200204 


1000028200205 


000028200207 


000028200209 


07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


07/20/94 


07/20/94 


07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


07/20/94 


06/23/94 1  N/A  I 


07/20/94 


07/22/94 


07/19/94  _ 

07/19/94 


07/20/94 


06/23/94  N/A 


07/20/94 


07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


07/20/94 


06/23/94  N/A 


N 

N 

N 

N 

N 

N 

07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


07/20/94 


06/23/94  N/A 
07/20/94  P 


07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


06/23/94 


07/20/94 


07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


06/23/94  N/A  N 


07/20/94 


07122194 


_j 

N 

N 

1 

N 

n 

N 

N 

N 

N 

7216  NBRL 

LR500 

000028200214 

07/19/94 

7233  NBRL 

LR500 

000028200215 

07/19/94 

7285  NBRL 

LR500 

000028200218 

07/20/94 

7267  NBRL 

LR500 

000028200304 

07/20/94 

N 

N 

N 

N 

N 

NBRL 

NBRL 

000028200305 

06/23/94 

000028200307 

07/20/94 

NBRL 


NBRL 


NBRL  I 


NBRL 


NBRL  I 


000028200309 


000028200314 


000028200315 


000028200404 


000028200405 


07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


06/23/94  N/A 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

361 

7254 

NBRL 

LR500 

000028200407 

07/20/94 

P 

N 

N 

362 

7504 

NBRL 

LR500 

000028200409 

07/22/94 

P 

N 

N 

363 

7218 

NBRL 

LR500 

000028200414 

07/19/94 

P 

N 

N 

364 

7234 

NBRL 

LR500 

000028200415 

07/19/94 

P 

N 

N 

365 

7284 

NBRL 

LR500 

000028200418 

07/20/94 

P 

N 

N 

366 

7268 

NBRL 

LR500 

000028200704 

07/20/94 

P 

N 

N 

367 

1726 

NBRL 

LR500 

000028200705 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

368 

7495 

NBRL 

LR500 

000028200709 

07/22/94 

P 

N 

N 

369 

7214 

NBRL 

LR500 

000028200714 

07/19/94 

P 

N 

N 

370 

7232 

NBRL 

LR500 

000028200715 

07/19/94 

P 

N 

N 

371 

7280 

NBRL 

LR500 

000028200718 

07/20/94 

P 

N 

N 

372 

7274 

NBRL 

LR500 

000028200804 

07/20/94 

P 

N 

N 

373 

1725 

NBRL 

LR500 

000028200805 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

374 

7264 

NBRL 

LR500 

000028200807 

07/20/94 

P 

N 

N 

375 

7496 

NBRL 

LR500 

000028200809 

07/22/94 

P 

N 

N 

376 

7215 

NBRL 

LR500 

000028200814 

07/19/94 

P 

N 

N 

377 

7231 

NBRL 

LR500 

000028200815 

07/19/94 

P 

N 

N 

378 

7287 

NBRL 

LR500 

000028200818 

07/20/94 

P 

N 

N 

379 

12858 

NBRL 

LR500 

000224500104 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

380 

7551 

NBRL 

LR500 

000224500105 

07/23/94 

P 

N 

wm 

381 

8420 

NBRL 

LR500 

000224500106 

08/01/94 

A 

N 

mm 

382 

8555 

NBRL 

LR500 

000224500107 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

WEm 

383 

7563 

NBRL 

LR500 

000224500109 

07/23/94 

P 

N 

mm 

384 

8501 

NBRL 

LR500 

000224500110 

08/02/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

385 

11445 

NBRL 

LR500 

000224500111 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

386 

7686 

NBRL 

LR500 

000224500114 

07/24/94 

P 

N 

WEm 

387 

10062 

NBRL 

LR500 

000224500115 

07/06/94 

P 

N 

mm 

388 

7628 

NBRL 

LR500 

000224500116 

07/24/94 

P 

N 

mm 

389 

12691 

NBRL 

LR500 

000224500117 

07/08/94 

N/A 

N 

WEM 

390 

12171 

NBRL 

LR500 

000224500118 

06/30/94 

N/A 

N 

wm 

391 

12856 

NBRL 

LR500 

000224500304 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

392 

7544 

NBRL 

LR500 

000224500305 

07/23/94 

P 

N 

N 

393 

8417 

NBRL 

LR500 

000224500306 

08/01/94 

A 

N 

mm 

394 

8557 

NBRL 

LR500 

000224500307 

08/03/94 

A 

N 

wm 

395 

7555 

NBRL 

LR500 

000224500309 

07/23/94 

P 

N 

mm 

396 

8498 

NBRL 

LR500 

000224500310 

08/02/94 

A 

N 

mm 

397 

11458 

!  NBRL 

LR500 

00022450031 1 

06/29/94 

N/A 

N 

wm 

398 

7683 

:  NBRL 

LR500 

000224500314 

07/24/94 

P 

N 

wm 

399 

10061 

NBRL 

LR500 

000224500315 

07/06/94 

P 

N 

mm 

400 

7623 

1  NBRL 

LR500 

000224500316 

07/24/94 

P 

N 

mm 

401 

10131 

NBRL 

LR500 

000224500317 

07/08/94 

P 

N 

mm 

402 

12161 

1  NBRL 

LR500 

000224500318 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

403 

12862 

NBRL 

LR500 

000224500404 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

404 

7550 

NBRL 

LR500 

000224500405 

07/23/94 

P 

mm 

mm 

405 

8421 

NBRL 

LR500 

000224500406 

08/01/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

406 

8554 

NBRL 

LR500 

000224500407 

08/03/94 

A 

N 

mm 

407 

7556 

NBRL 

LR500 

000224500409 

07/23/94 

P 

N 

N 

408 

8499 

NBRL 

LR500 

000224500410 

08/02/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

409 

11442 

NBRL 

LR500 

000224500411 

06/29/94 

N/A 

N 

mm 

410 

7693 

NBRL 

LR500 

000224500414 

07/24/94 

P 

N 

mm 

411 

10066 

NBRL 

LR500 

000224500415 

07/06/94 

P 

N 

mm 

412 

7627 

NBRL 

LR500 

000224500416 

07/24/94  i 

P 

mm 

mm 

413 

10127 

NBRL 

LR500 

000224500417 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

414 

12165 

NBRL 

LR500 

000224500418 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

415 

10668 

NBRL 

LR500 

000225801309 

07/06/94 

P 

N 

N 

416 

12863 

NBRL 

LR500 

000227500204 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

417 

7542 

NBRL 

LR500 

000227500205 

07/23/94 

P 

N 

N 

418 

8414 

NBRL 

LR500 

000227500206 

07/31/94 

A 

N 

■n 

419 

8549 

NBRL 

LR500 

000227500207 

08/03/94 

A 

!■?■ 

KB 

420 

7553 

NBRL 

LR500 

000227500209 

07/23/94 

P 

mm 

wm 
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NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


Date  Over- 

_ wrap  Y/N 

_ AL/PL  _ 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 
Leak  or 

Y/N  Condensation 


421 

8502 

NBRL 

422 

11447 

NBRL 

423 

7690 

NBRL 

424 

10067 

NBRL 

425 

7629 

NBRL 

426 

12690; 

NBRL 

12855  NBRL  LR500 


8413  NBRL  LR500 


000227500210 

000227500211 

000227500214 

000227500215 

000227500216 

000227500217 


000227500218 


000227500304 


08/02/94  A  I  Y 

06/29/94  N/A  N 

07/24/94  P  N 

07/06/94  P  N 

07/24/94  P  N 

07/08/94  N/A  N 


06/30/94  N/A  N 


7560 
432 1  8505 
433  11451 


36 

37 

38 


439  12853 


7549 


LR500  000227500309 


000227500310 


000227500311 


LR500  000227500314 


LR500  000227500315 


000227500316 


000227500317 


000227500318 


000227500504 


000227500505 


~  fclMMII 


N 

N 

N 

MOLD  AT  TIP 

N 

MOLD 

N 

N 

07/06/94 


07/24/94 


Q7/0B/94  N/A 


06/30/94 


06/27/94 


07/23/94 


1  8419 

NBRL 

>  8546 

NBRL 

1  7557 

NBRL 

)|  114481 

NBRL 

CM 

NBRL 

KPJsfelcil 


450  12168 

451  12859 

452  7543 

453  8418 

454  8551 

455  7559 

456  8506 

457  [  m52 

458 
4591  10068 

460  7625 

461  10132 


12857 

7545 


8422 


8548 


7564 

468  8500 

469  11441 


470  7684 

471  10063 

472  7630 

473  10130 


474  12167 

475  12864 

476  7547 

477  8416 

478  8553 

479  7554 

480  8503 


000227500509 

07/23/94 

000227500510 

08/02/94 

00022750051 1 

06/29/94 

000227500514 

07/24/94 

000227500515 

07/06/94 

000227500516 

1  07/24/94 

000227500517 

;  07/08/94 

000227500604 

06/27/94 

000227500605 

07/23/94 

000227500606 

08/01/94 

000227500607 


000227500609 


000227500610 


08/03/94 


07/23/94 


08/02/94 


000227500614 


000227500615 


000227500616 

000227500617 


000227500618 


000227500704 

000227500705 


000227500706 


000227500707 


000227500709 


000227500710 


00022750071 1 


000227500714 


000227500715 


000227500716 


000227500717 


8 


LR500  1 000227500806 

LR500 
LR500  1000227500809 

LR500  000227500810 


07/24/94 


07/06/94 


07/24/94 


07/08/94 


06/30/94  N/A 


06/27/94  N/A 


06/29/94  N/A 


07/24/94 


N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

MOLD 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

07/24/94 


07/08/94 


N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

481 

11449 

NBRL 

LR500 

00022750081 1 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

482 

7685 

NBRL 

LR500 

000227500814 

07/24/94 

P 

N 

N 

483 

10364 

NBRL 

LR500 

000227500815 

07/06/94 

P 

N 

N 

484 

7631 

NBRL 

LR500 

000227500816 

07/24/94 

P 

N 

N 

485 

10129 

NBRL 

LR500 

000227500817 

07/08/94 

P 

N 

N 

486 

12170 

NBRL 

LR500 

000227500818 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

487 

12860 

NBRL 

LR500 

000227500904 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

488 

7546 

NBRL 

LR500 

000227500905 

07/23/94 

P 

N 

N 

489 

8424 

NBRL 

LR500 

000227500906 

08/01/94 

A 

N 

N 

490 

8550 

NBRL 

LR500 

000227500907 

08/03/94 

A 

N 

N 

491 

7558 

NBRL 

LR500 

000227500909 

07/23/94 

P 

N 

N 

492 

8509 

NBRL 

LR500 

000227500910 

08/02/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

493 

11443 

NBRL 

LR500 

000227500911 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

494 

7692 

NBRL 

LR500 

000227500914 

07/24/94 

P 

N 

N 

495 

10362 

NBRL 

LR500 

000227500915 

07/06/94 

P 

N 

N 

496 

7626 

NBRL 

LR500 

000227500916 

07/24/94 

P 

N 

N 

497 

12689 

NBRL 

LR500 

000227500917 

07/08/94 

N/A 

N 

mm 

498 

12166 

NBRL 

LR500 

000227500918 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

499 

12861 

NBRL 

LR500 

000227501004 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

500 

7552 

NBRL 

LR500 

000227501005 

07/23/94 

P 

N 

mm 

501 

8423 

NBRL 

LR500 

000227501006 

08/01/94 

A 

N 

mm 

502 

8556 

NBRL 

LR500 

000227501007 

08/03/94 

A 

N 

mm 

503 

7561 

NBRL 

LR500 

000227501009 

07/23/94 

P 

N 

mm 

504 

8508 

NBRL 

LR500 

000227501010 

08/02/94 

A 

N 

mm 

505 

11444 

NBRL 

LR500 

000227501011 

06/29/94 

N/A 

N 

mm 

506 

7691 

NBRL 

LR500 

000227501014 

07/24/94 

P 

N 

mm 

507 

10365 

NBRL 

LR500 

000227501015 

07/06/94 

P 

N 

mm 

508 

7633 

NBRL 

LR500 

000227501016 

07/24/94 

P 

N 

mm 

509 

10128 

NBRL 

LR500 

000227501017 

07/08/94 

P 

N 

mm 

510 

12164 

NBRL 

LR500 

000227501018 

06/30/94 

N/A 

N 

mm 

511 

12854 

NBRL 

LR500 

000227501304 

06/27/94 

N/A 

mm 

mm 

512 

7548 

NBRL 

LR500 

000227501305 

07/23/94 

P 

N 

mm 

513 

8415 

NBRL 

LR500 

000227501306 

07/31/94 

A 

N 

mm 

514 

8552 

NBRL 

LR500 

000227501307 

08/03/94 

A 

N 

mm 

515 

7562 

NBRL 

LR500 

000227501309 

07/23/94 

P 

N 

mm 

516 

NBRL 

LR500 

000227501310 

08/02/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

517 

NBRL 

LR500 

000227501311 

06/29/94 

N/A 

N 

mm 

518 

IRigVJ 

NBRL 

LR500 

000227501314 

07/24/94 

P 

N 

mm 

519 

tmi 

NBRL 

LR500 

000227501315 

07/06/94 

P 

N 

MM 

520 

7622 

!  NBRL 

LR500 

000227501316 

07/24/94 

P 

N 

mm 

521 

12692 

NBRL 

LR500 

000227501317 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

522 

12160 

NBRL 

LR500 

000227501318 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

523 

12675 

NBRL 

LR500 

000228000807 

07/01/94 

N/A 

N 

mm 

524 

1596 

NBRL 

LR500 

000228000808 

06/23/94 

N/A 

N 

mm 

525 

1140 

i  NBRL 

LR500 

000228000810 

06/17/94 

N/A 

N 

N 

526 

7334 

NBRL 

LR500 

000228000812 

07/20/94 

P 

N 

mm 

527 

7464 

'  NBRL 

LR500 

000228000813 

07/22/94 

P 

N 

mm 

528 

12971 

NBRL 

LR500 

000228000814 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

529 

7428 

1  NBRL 

LR500 

000228000815 

07/21/94 

P 

N 

mm 

530 

7175 

NBRL 

LR500 

000228000816 

07/19/94 

P 

N 

mm 

531 

7205 

NBRL 

LR500 

000228000817 

07/19/94 

P 

N 

N 

532 

10046 

NBRL 

LR500 

000228000818 

08/07/94 

P 

N 

N 

533 

1556 

NBRL 

LR500 

000228000910 

06/24/94 

N/A 

N 

mm 

534 

12879 

NBRL 

LR500 

000228000916 

06/27/94 

N/A 

N 

WEm 

535 

12676 

NBRL 

LR500 

000228001207 

07/01/94 

N/A 

N 

mm 

536 

1602 

NBRL 

LR500 

000228001209 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

537 

1146 

NBRL 

LR500 

000228001210 

06/20/94 1 

N/A 

N 

N 

538 

7331 

NBRL 

LR500 

000228001212 

07/20/94 

P 

N 

N 

539 

7460 

NBRL 

LR500 

000228001213 

07/22/94 

P 

N 

mm 

540 

12975 

NBRL 

LR500 

000228001214 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

Appendix  1 .4.2  REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  1 .8  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


114 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

541 

7419 

NBRL 

LR500 

000228001215 

07/21/94 

P 

N 

N 

7169 

NBRL 

LR500 

000228001216 

07/19/94 

P 

mm 

mm 

7199 

NBRL 

000228001217 

07/19/94 

P 

N 

mm 

544 

10038 

NBRL 

LR500 

000228001218 

08/07/94 

P 

N 

N 

545 

12880 

NBRL 

LR500 

000228001316 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

546 

10113 

NBRL 

LR500 

000228100207 

07/01/94 

P 

N 

N 

547 

1598 

NBRL 

LR500 

000228100209 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

548 

1151 

NBRL 

LR500 

000228100210 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

549 

7332 

NBRL 

LR500 

000228100212 

07/20/94 

P 

N 

N 

550 

7471 

NBRL 

LR500 

000228100213 

07/22/94 

P 

N 

N 

551 

12974 

NBRL 

LR500 

000228100214 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

552 

7429 

NBRL 

LR500 

000228100215 

07/21/94 

P 

N 

N 

553 

7177 

NBRL 

LR500 

000228100216 

07/19/94 

P 

N 

N 

554 

7207 

NBRL 

LR500 

000228100217 

07/19/94 

P 

N 

N 

555 

10043 

NBRL 

LR500 

000228100218 

08/07/94 

P 

N 

N 

556 

10112 

NBRL 

LR500 

000228100307 

07/01/94 

P 

N 

N 

557 

1597 

NBRL 

LR500 

000228100309 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

558 

1143 

NBRL 

LR500 

000228100310 

06/17/94 

N/A 

N 

N 

559 

7323 

NBRL 

LR500 

000228100312 

07/20/94 

P 

N 

N 

560 

7466 

NBRL 

LR500 

000228100313 

07/22/94 

P 

N 

N 

561 

12978 

NBRL 

LR500 

000228100314 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

562 

7423 

NBRL 

LR500 

000228100315 

07/21/94 

P 

N 

N 

563 

7176 

NBRL 

LR500 

000228100316 

07/19/94 

P 

N 

N 

564 

7208 

NBRL 

LR500 

000228100317 

07/19/94 

P 

N 

N 

565 

10048 

NBRL 

LR500 

000228100318 

08/07/94 

P 

N 

N 

566 

12678 

NBRL 

LR500 

000228100507 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

567 

1601 

NBRL 

LR500 

000228100509 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

568 

1147 

NBRL 

LR500 

000228100510 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

569 

7324 

NBRL 

LR500 

000228100512 

07/20/94 

P 

N 

N 

570 

7462 

NBRL 

LR500 

000228100513 

07/22/94 

P 

N 

N 

571 

12976 

NBRL 

LR500 

000228100514 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

572 

7422 

NBRL 

LR500 

000228100515 

07/21/94 

P 

N 

N 

573 

7174 

NBRL 

LR500 

000228100516 

07/19/94 

P 

N 

N 

574 

7203 

NBRL 

LR500 

000228100517 

07/19/94 

P 

N 

N 

575 

10044 

NBRL 

LR500 

000228100518 

08/07/94 

P 

N 

KB 

576 

10111 

NBRL 

LR500 

000228100707 

07/01/94 

P 

N 

N 

577 

1595 

NBRL 

LR500 

000228100709 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

578 

1149 

NBRL 

LR500 

000228100710 

06/20/94 

N/A 

N 

N 

579 

7329 

NBRL 

LR500 

000228100712 

07/20/94 

P 

N 

N 

580 

7470 

NBRL 

LR500 

000228100713 

07/22/94 

P 

N 

N 

581 

12977 

NBRL 

LR500 

000228100714 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

582 

7426 

NBRL 

LR500 

000228100715 

07/21/94 

P 

N 

N 

583 

7173 

NBRL 

LR500 

000228100716 

07/19/94 

P 

N 

N 

584 

7197 

NBRL 

LR500 

000228100717 

07/19/94 

P 

N 

N 

585 

10042 

NBRL 

LR500 

000228100718 

08/07/94 

P 

N 

N 

586 

10110 

NBRL 

LR500 

000228100807 

07/01/94 

P 

N 

N 

587 

1603 

NBRL 

LR500 

000228100809 

06/23/94 

N/A 

N 

N 

588 

1141 

NBRL 

LR500 

000228100810 

06/17/94 

N/A 

N 

N 

589 

7328 

NBRL 

LR500 

000228100812 

07/20/94 

P 

N 

N 

590 

7467 

NBRL 

LR500 

000228100813 

07/22/94 

P 

N 

KB 

591 

12970 

NBRL 

LR500 

000228100814 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

592 

7424 

NBRL 

LR500 

000228100815 

07/21/94 

P 

N 

N 

593 

7170 

NBRL 

LR500 

000228100816 

07/19/94 

P 

N 

N 

594 

7204 

NBRL 

LR500 

000228100817 

07/19/94 

P 

N 

N 

595 

10047 

NBRL 

LR500 

000228100818 

08/07/94 

P 

N 

N 

596 

10109 

NBRL 

LR500 

000228100907 

07/01/94 

P 

N 

N 

597 

1594 

NBRL 

LR500 

000228100909 

06/23/94 

■ZBI 

■2BI 

598 

1148 

NBRL 

LR500 

000228100910 

06/20/94 

KBI 

flZBI 

599 

7325 

NBRL 

LR500 

000228100912 

07/20/94 

P 

N 

flZBI 

600 

7461 

NBRL 

LR500 

000228100913 

07/22/94 

P 

N 

KBI 
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MOLD 

1  MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

601 

12984 

NBRL 

000228100914 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

m 

WiESk 

NBRL 

000228100915 

07/21/94 

P 

N 

m 

7171 

NBRL 

LR500 

000228100916 

07/19/94 

P 

N 

KB 

604 

7200 

NBRL 

LR500 

000228100917 

07/19/94 

P 

\mm 

BK 

605 

10040 

NBRL 

LR500 

000228100918 

08/07/94 

P 

N 

BK 

606 

12679 

NBRL 

LR500 

000228101107 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

607 

1593 

NBRL 

LR500 

000228101109 

06/23/94 

N/A 

N 

IBK 

608 

1144 

NBRL 

LR500 

000228101110 

06/17/94 

N/A 

N 

N 

609 

7330 

NBRL 

LR500 

000228101112 

07/20/94 

P 

N 

N 

610 

7465 

NBRL 

LR500 

000228101113 

07/22/94 

P 

N 

BOI 

611 

12968 

NBRL 

LR500 

000228101114 

06/27/94 

N/A 

N 

B2B 

612 

7421 

NBRL 

LR500 

000228101115 

07/21/94 

P 

N 

mm 

613 

7179 

NBRL 

LR500 

000228101116 

07/19/94 

P 

N 

mm 

614 

7206 

NBRL 

LR500 

000228101117 

07/19/94 

P 

N 

N 

615 

12680 

NBRL 

LR500 

000228101307 

07/01/94 

N/A 

N 

B2B 

616 

1600 

NBRL 

LR500 

000228101309 

06/23/94 

N/A 

N 

KB 

617 

1150 

NBRL 

LR500 

000228101310 

06/20/94 

N/A 

N 

B2B 

618 

7327 

NBRL 

LR500 

000228101312 

07/20/94 

P 

N 

B2B 

619 

7469 

NBRL 

LR500 

000228101313 

07/22/94 

P 

N 

WEm 

620 

12973 

NBRL 

LR500 

000228101314 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

621 

7420 

NBRL 

LR500 

000228101315 

07/21/94 

P 

N 

mm 

622 

7178 

NBRL 

LR500 

000228101316 

07/19/94 

P 

N 

mm 

623 

7201 

NBRL 

LR500 

000228101317 

07/19/94 

P 

N 

N 

624 

10037 

NBRL 

LR500 

000228101318 

08/07/94 

P 

■s 

mm 

625 

12928 

NBRL 

LR500 

000228200901 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

626 

12987 

NBRL 

LR500 

000228200904 

06/27/94 

N/A 

N 

B!B 

627 

12900 

NBRL 

LR500 

000228200905 

06/27/94 

N/A 

N 

B2B 

628 

12362 

NBRL 

LR500 

000228200908 

06/28/94 

N/A 

N 

BSB 

629 

12298 

NBRL 

LR500 

000228200912 

06/28/94 

N/A 

N 

BZB 

630 

12818 

1  NBRL 

LR500 

000228200913 

06/27/94 

N/A 

N 

BZB 

631 

7149 

NBRL 

LR500 

000228200918 

07/14/94 

P 

KH 

N 

632 

12922 

NBRL 

LR500 

000228201001 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

633 

12990 

NBRL 

LR500 

000228201004 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

634 

12899 

NBRL 

LR500 

000228201005 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

635 

12359 

NBRL 

LR500 

000228201008 

06/28/94 

N/A 

N 

BK 

636 

12305 

NBRL 

LR500 

000228201012 

06/28/94 

N/A 

N 

BSB 

637 

12828 

NBRL 

LR500 

000228201013 

06/27/94 

N/A 

N 

• 

B!B 

638 

7155 

NBRL 

LR500 

000228201018 

07/19/94 

P 

■H 

mm 

639 

12936 

NBRL 

LR500 

000228201101 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

640 

12979 

NBRL 

LR500 

000228201104 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

641 

12884 

NBRL 

LR500 

000228201105 

06/27/94 

N/A 

N 

BZBI 

642 

12357 

NBRL 

LR500 

000228201108 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

643 

12304 

NBRL 

LR500 

000228201112 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

644 

12820 

NBRL 

LR500 

000228201113 

06/27/94 

N/A 

N 

BK 

645 

7152 

NBRL 

LR500 

000228201118 

07/14/94 

P 

N 

BZB 

646 

12930 

NBRL 

LR500 

000228201201 

06/27/94 

N/A 

N 

BZB 

647 

12980 

NBRL 

LR500 

000228201204 

06/27/94 

N/A 

N 

BZB 

648 

12885 

NBRL 

LR500 

000228201205 

06/27/94 

N/A 

N 

BZB 

649 

12355 

NBRL 

LR500 

000228201208 

06/28/94 

N/A 

N 

BZB 

650 

12299 

NBRL 

LR500 

000228201212 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

651 

12827 

NBRL 

LR500 

000228201213 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

652 

7159 

NBRL 

LR500 

000228201218 

07/19/94 

P 

N 

N 

653 

12927 

NBRL 

LR500 

000228201301 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

654 

12985 

NBRL 

LR500 

000228201304 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

655 

12889 

NBRL 

LR500 

000228201305 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

656 

12365 

NBRL 

LR500 

000228201308 

06/28/94 

N/A 

N 

BZB 

657 

12303 

NBRL 

LR500 

000228201312 

06/28/94 

N/A 

N 

BZB 

658 

12823 

NBRL 

LR500 

000228201313 

06/27/94 

N/A 

N 

BZB 

659 

7150 

NBRL 

LR500 

000228201318 

07/14/94 

P 

N 

BZB 

660 

12919 

NBRL 

LR500 

000228201401 

06/27/94 

N/A 

N 

BZB 

^pendix  1.4.2 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  1.8  YEARS 


500  ML  LACTATED  RINGERS 


IIMtU 


Site  I  Product  |  Bag  Number  Date  Over- 


_ _  wra 


MOLD 


Location 

Description 


MOISTURE 


Leak  or 
Condensation 


661 

12988 

NBRL 

662 

12898 

NBRL 

663 

12372 

NBRL 

664 

12295 

NBRL 

665 

12824 

NBRL 

666 

7153 

NBRL 

667 

12920 

NBRL 

668 

12982 

NBRL 

000228201404 

000228201405 

000228201408 

000228201412 

000228201413 


06/27/94 

06/27/94 

06/27/94 

06/28/94 

06/27/94 


N/A  N 

N/A  N 


issii 

■^1 


672  12822 

673  7157 

674  12989 

675  128921 

676  12364 

677  123021 

678  12817 

679  7151 

680  12921 


682  12894 


12356 


12312 


685  12826 


7158 


000228201418 

07/19/94 

P 

000228201501 

06/27/94 

N/A 

000228201504 

06/27/94 

N/A 

000228201505 

06/27/94 

N/A 

NBRL  I 


NBRL  I 


NBRL 


1 000228201 508 


1000228201512 


000228201513 


06/28/94 1 


06/28/94 1 


06/27/94 


NBRL 

1  LR500 

1000228201518 

07/19/941 

r“ 

000228201604 

000228201605 


06/27/94 

06/27/94 


NBRL  1 

1  LR500 

1000228201608 

06/28/94 

N/A 

r 

N 

NBRL 


000228201612 


1000228300101 


06/28/94  N/A  I  N 


06/27/94 


688  12981 


000228300104 

06/27/94 

N/A 

000228300105 

06/27/94 

N/A 

000228300108 

06/28/94 

N/A 

000228300112 

06/28/94 

N/A 

000228300113 

06/27/94 

N/A 

NBRL 

LR500 

000228300118 

1  07/19/941 

NBRL 

LR500 

000228300201 

06/27/94 

N/A 

N 

NBRL 

LR500 

000228300204 

06/27/94 

N/A 

N 

1  128931 

NBRL 

LR500 

000228300205 

06/27/94 

N/A 

N 

(O 

<o 

CO 

CM 

NBRL 

LR500 

000228300208 

06/28/94 

N/A 

N 

1^^ 


692  12819 


|K[P4gi;i=il 


699  12821 


71541 


12925 

12883 


NBRL 

NBRL 

1000228300212 


1000228300213 


000228300218 


06/28/94 


I  06/27/94 


07/19/94 


NBRL 

NBRL 


NBRL 


NBRL  I 


NBRL  I 


NBRL 

NBRL 

NBRL 


000228300401 

06/27/94 

N/A 

N 

000228300404 

06/27/94 

N/A 

N 

000228300405 
~  000228300408 


000228300412 


1000228300413 


000228300418 


000228300501 
”  000228300505 
"  000228300508 


NBRL 

NBRL 

06/27/94 
06/28/94  “ 


06/28/94  I 


06/27/94 


07/19/94 


06/27/94 

06/27/94 

06/28/94 


000228300512 

06/28/94 

N/A 

N 

000228300513 

06/27/94 

N/A 

N 

N/A  N 

N/A  N 


N/A 


N/A  N 


N 


N/A  N 


NO.OF  BAGS  WITH  MOLD:  18 


MOISTURE:  1 
{LEAK:1) 
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1000  ML  NACL 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


1  1429  NBRL 


1111  NBRL 


1432  NBRL 


1114  NBRL 


1428  NBRL 


1115 


1436  NBRL  | 
8|  1112  NBRL 


1434  NBRL 


1106  NBRL 


1430  NBRL 
1107  NBRL 


13  1435  NBRL 


1109 

1433 


1110 


1426 


1113 


1425 
22  1108  ~ 

23  10665 

24  1730 

25  10660 

26  1740 

27  10667 

28  1746 

29  10664 

30  1744 

31  10662 

32  1738 

33  10661 

34  1741 

35  10663 

36  1743 

37  1126 

38  9095 

39  1127 

40  9096 

41  1125 

42  9100 

43  1118 

44  9103 

45  1119 

46  9105 

47  1122 

48  9094 

49  1121 

50  9098 

51  1120 

52  9102 

53  1129  " 

54  9101 

55  1128 

56  9104 

57  1123 

58  9099 

59  1124 

60  9097 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


000025200213 


000025200214 


000025200313 


000025200314 


000025200413 


000025200414 


000025200513 


000025200514 


000025200613 


000025200614 


000025200713 
‘  000025200714 


000025200813 


Date  Over- 

_ wrap  Y/N 

_ AL/PL  _ 


06/23/94 1 


06/17/94 


06/23/94 


06/17/94 


06/23/94 


06/17/94 


06/23/94 


06/17/94 


06/23/94 


06/17/94 


06/23/94 

06/17/94 


06/23/94 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


000025200914 
‘  000025201013 


000025201014 


000025201113 


000025201114 


000025201213 
‘  000025201214 
~  000025800309 
~  000025800317 
~  000025800409 
~  000025800417 
'  000025800509 
“  000025800517 
~  000025800609 
^  000025800617 
"  000025800709 
‘  000025800717 
"  000025800809 
'  000025800817 
~  000026000109 
“  000026000117 
~  000026100103 
~  000026100105 
'  000026100203 
~  000026100205 
~  000026100303 
~  000026100305 
~  000026100403 
~  000026100405 
~  000026100503 
~  000026100505 
~  000026100603 
~  000026100605 
~  000026100703 
“  000026100705 
~  000026100803 
~  000026100805 
~  000026101003 
~  000026101005 
~  000026101103 
"  000026101105 
~  000026101203 
~  000026101205 
~  000026101303 
‘  000026101305 


06/17/94 

06/23/94 


06/17/941 


06/23/94 


06/17/94 


06/23/94 
06/17/94  ' 
07/06/94  ’ 
06/23/94  ' 
07/06/94  ' 
06/23/94  ' 
07/06/94 
06/23/94  ' 
07/06/94  ' 
06/23/94  ' 
07/06/94  ‘ 
06/23/94  ' 
07/06/94  ' 
06/23/94  ' 
07/06/94  ' 
06/23/94  ‘ 
06/17/94  ’ 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94 
06/17/94  ’ 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94  ‘ 
06/17/94  ' 
07/07/94  ' 
06/17/94  ' 
07/07/94  ' 


MOLD 

Location 

Description 

Y/N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

MOISTURE 
Leak  or 
Condensation 
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MOLD 

MOISTURE 

CEsa 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

IHH 

■■I 

61 

9253 

NBRL 

NA1000 

000028800106 

07/08/94 

p 

N 

62 

1031 

NBRL 

NA1000 

000028800107 

06/15/94 

p 

N 

N 

63 

0) 

CO 

a> 

NBRL 

NA1000 

000028800109 

07/01/94 

p 

N 

N 

64 

NBRL 

NA1000 

000028800110 

06/27/94 

p 

wm 

N 

65 

12809 

NBRL 

NA1000 

000028800113 

06/27/94 

p 

N 

N 

66 

1065 

NBRL 

NA1000 

000028800114 

06/17/94 

p 

N 

N 

67 

1088 

NBRL 

NA1000 

000028800115 

06/17/94 

p 

N 

N 

68 

12130 

NBRL 

NA1000 

000028800118 

06/30/94 

p 

mm 

N 

69 

1029 

NBRL 

NA1000 

000028800207 

06/15/94 

p 

N 

N 

70 

9339 

NBRL 

NA1000 

000028800209 

07/01/94 

p 

mm 

N 

71 

NBRL 

NA1000 

000028800210 

06/27/94 

p 

N 

N 

72 

12807 

NBRL 

NA1000 

000028800213 

06/27/94 

p 

N 

N 

73 

1062 

NBRL 

NA1000 

000028800214 

06/17/94 

p 

N 

N 

74 

1089 

NBRL 

NA1000 

000028800215 

06/17/94 

p 

N 

N 

75 

12135 

NBRL 

NA1000 

000028800218 

06/30/94 

p 

N 

N 

76 

9257 

NBRL 

NA1000 

000028800406 

07/08/94 

p 

N 

N 

77 

1032 

NBRL 

NA1000 

000028800407 

06/15/94 

p 

N 

N 

78 

9344 

NBRL 

NA1000 

000028800409 

07/01/94 

p 

N 

N 

79 

12952 

NBRL 

NA1000 

000028800410 

06/27/94 

p 

N 

N 

80 

12227 

NBRL 

NA1000 

000028800411 

06/28/94 

p 

N 

N 

81 

12805 

NBRL 

NA1000 

000028800413 

06/27/94 

p 

N 

N 

82 

1064 

NBRL 

NA1000 

000028800414 

06/17/94 

p 

N 

N 

83 

1083 

NBRL 

NA1000 

000028800415 

06/17/94 

p 

N 

N 

84 

12131 

NBRL 

NA1000 

000028800418 

06/30/94 

p 

N 

N 

85 

9254 

NBRL 

NA1000 

000028800506 

07/08/94 

p 

N 

N 

86 

1028 

NBRL 

NA1000 

000028800507 

06/15/94 

p 

N 

N 

87 

9343 

NBRL 

NA1000 

000028800509 

07/01/94 

p 

N 

N 

88 

12960 

NBRL 

NA1000 

000028800510 

06/27/94 

p 

N 

N 

89 

12223 

NBRL 

NA1000 

00002880051 1 

06/28/94 

p 

N 

N 

90 

12813 

NBRL 

NA1000 

000028800513 

06/27/94 

p 

N 

N 

91 

1069 

NBRL 

NA1000 

000028800514 

06/17/94 

p 

N 

N 

92 

1081 

NBRL 

NA1000 

000028800515 

06/17/94 

p 

N 

N 

93 

12127 

NBRL 

NA1000 

000028800518 

06/30/94 

p 

N 

N 

94 

9258 

NBRL 

NA1000 

000028801106 

07/08/94 

p 

N 

N 

95 

1027 

NBRL 

NA1000 

000028801107 

06/15/94 

p 

N 

N 

96 

9346 

NBRL 

NA1000 

000028801109 

07/01/94 

p 

N 

N 

97 

12953 

NBRL 

NA1000 

000028801110 

06/27/94 

p 

N 

N 

98 

12228 

NBRL 

NA1000 

000028801111 

06/28/94 

p 

N 

N 

99 

12810 

NBRL 

NA1000 

000028801113 

06/27/94 

p 

N 

N 

100 

1070 

NBRL 

NA1000 

000028801114 

06/17/94 

p 

N 

N 

101 

1085 

NBRL 

NA1000 

000028801115 

06/17/94 

p 

N 

N 

102 

12124 

NBRL 

NA1000 

000028801118 

06/30/94 

p 

N 

N 

103 

12199 

NBRL 

NA1000 

000028801604 

06/30/94 

p 

mm 

N 

104 

1253 

NBRL 

NA1000 

000028801608 

06/22/94 

p 

N 

N 

105 

1320 

NBRL 

NA1000 

06/22/94 

p 

mm 

N 

106 

12795 

NBRL 

NA1000 

000028801614 

06/27/94 

p 

N 

N 

107 

9130 

NBRL 

NA1000 

000028801616 

07/06/94 

p 

N 

108 

10463 

NBRL 

NA1000 

000028801617 

07/08/94 

p 

N 

109 

12196 

NBRL 

NA1000 

000028801804 

06/30/94 

p 

N 

N 

110 

1255 

NBRL 

NA1000 

000028801808 

06/22/94 

p 

N 

N 

111 

1315 

NBRL 

NA1000 

000028801809 

06/22/94 

p 

N 

N 

112 

9133 

NBRL 

NA1000 

000028801816 

07/06/94 

p 

mm 

N 

113 

10472 

NBRL 

NA1000 

000028801817 

07/08/94 

p 

N 

N 

114 

12202 

NBRL 

NA1000 

000028900604 

p 

N 

N 

115 

1261 

NBRL 

NA1000 

000028900608 

06/22/94 

p 

N 

N 

116 

1314 

NBRL 

NA1000 

000028900609 

06/22/94 

p 

N 

N 

117 

12794 

NBRL 

NA1000 

000028900614 

06/27/94 

p 

N 

N 

118 

9124 

NBRL 

NA1000 

000028900616 

07/06/94 

p 

N 

N 

119 

10474 

NBRL 

NA1000 

000028900617 

07/08/94 

p 

N 

N 

120 

12916 

NBRL 

NA1000 

000028900907 

06/27/94 

p 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AUPL 

121 

12909 

NBRL 

NA1000 

000028901007 

06/27/94 

P 

N 

N 

122 

12924 

NBRL 

NA1000 

000028901107 

06/27/94 

P 

N 

N 

123 

12917 

NBRL 

NA1000 

000029300207 

06/27/94 

P 

N 

N 

124 

12907 

NBRL 

NA1000 

000029300307 

06/27/94 

P 

N 

N 

125 

12918 

NBRL 

NA1000 

000029400107 

06/27/94 

P 

N 

N 

126 

12915 

NBRL 

NA1000 

000029400207 

06/27/94 

P 

N 

127 

12913 

NBRL 

NA1000 

000029400507 

06/27/94 

P 

N 

N 

128 

12300 

NBRL 

NA1000 

000029400807 

06/28/94 

P 

N 

N 

129 

12294 

NBRL 

NA1000 

000029400907 

06/28/94 

P 

N 

N 

130 

12291 

NBRL 

NA1000 

000029401007 

06/28/94 

P 

N 

N 

131 

12292 

NBRL 

NA1000 

000029401307 

06/28/94 

P 

N 

N 

132 

12290 

NBRL 

NA1000 

000029500107 

06/28/94 

P 

N 

N 

133 

12293 

NBRL 

NA1000 

000029500407 

06/28/94 

P 

N 

N 

134 

12289 

NBRL 

NA1000 

000029500507 

06/28/94 

P 

N 

N 

135 

12134 

NBRL 

NA1000 

000217802216 

06/30/94 

P 

N 

N 

136 

1431 

NBRL 

NA1000 

000225200113 

06/23/94 

P 

N 

N 

137 

1116 

NBRL 

NA1000 

000225200114 

06/17/94 

P 

N 

mm 

138 

10666 

NBRL 

NA1000 

000225800909 

07/06/94 

P 

N 

N 

139 

1737 

NBRL 

NA1000 

000225800917 

06/23/94 

P 

N 

N 

140 

10659 

NBRL 

NA1000 

000225801009 

07/06/94 

P 

N 

N 

141 

1739 

NBRL 

NA1000 

000225801017 

06/23/94 

P 

N 

N 

142 

10658 

NBRL 

NA1000 

000225801109 

07/06/94 

P 

N 

N 

143 

1736 

NBRL 

NA1000 

000225801117 

06/23/94 

P 

N 

N 

144 

10657 

NBRL 

NA1000 

000225801209 

07/06/94 

P 

N 

N 

145 

1745 

NBRL 

NA1000 

000225801217 

06/23/94 

P 

N 

N 

146 

1747 

NBRL 

NA1000 

000225801317 

06/23/94 

P 

N 

N 

147 

9261 

NBRL 

NA1000 

000228800606 

07/08/94 

P 

N 

N 

148 

1036 

NBRL 

NA1000 

000228800607 

06/15/94 

P 

N 

N 

149 

9342 

NBRL 

NA1000 

000228800609 

07/01/94 

P 

N 

N 

150 

12943 

NBRL 

NA1000 

000228800610 

06/27/94 

P 

mm 

N 

151 

12226 

NBRL 

NA1000 

00022880061 1 

06/28/94 

P 

N 

N 

152 

12812 

NBRL 

NA1000 

000228800613 

06/27/94 

P 

WEM 

N 

153 

1066 

NBRL 

NA1000 

000228800614 

06/17/94 

P 

mm 

KB 

154 

1087 

NBRL 

NA1000 

000228800615 

06/17/94 

P 

N 

N 

155 

12126 

NBRL 

NA1000 

000228800618 

06/30/94 

P 

N 

N 

156 

9262 

NBRL 

NA1000 

1000228800706 

07/08/94 

P 

N 

N 

157 

1026 

NBRL 

NA1000 

000228800707 

06/15/94 

P 

N 

N 

158 

9340 

NBRL 

NA1000 

000228800709 

07/01/94 

P 

mm 

HB 

159 

12944 

NBRL 

NA1000 

000228800710 

06/27/94 

P 

N 

N 

160 

12806 

NBRL 

NA1000 

000228800713 

06/27/94 

P 

N 

N 

161 

1063 

NBRL 

NA1000 

000228800714 

06/17/94 

P 

mm 

N 

162 

1079 

NBRL 

NA1000 

000228800715 

06/17/94 

P 

Y 

AT  PORT 

N 

163 

12128 

NBRL 

NA1000 

000228800718 

06/30/94 

P 

N 

B2B; 

164 

9256 

NBRL 

NA1000 

000228800906 

07/08/94 

P 

WEm 

N 

165 

1035 

NBRL 

NA1000 

000228800907 

06/15/94 

P 

N 

N 

166 

9345 

NBRL 

NA1000 

000228800909 

07/01/94 

P 

N 

KBI 

167 

12945 

NBRL 

NA1000 

000228800910 

06/27/94 

P 

N 

N 

168 

12808 

NBRL 

NA1000 

000228800913 

06/27/94 

P 

N 

N 

169 

1072 

NBRL 

NA1000 

000228800914 

06/17/94 

P 

N 

N 

170 

1086 

NBRL 

NA1000 

000228800915 

06/17/94 

P 

N 

N 

171 

12129 

NBRL 

NA1000 

000228800918 

06/30/94 

P 

N 

N 

172 

9260 

NBRL 

NA1000 

000228801006 

07/08/94 

P 

N 

N 

173 

1034 

NBRL 

NA1000 

000228801007 

P 

N 

N 

174 

9341 

NBRL 

NA1000 

000228801009 

07/01/94 

P 

N 

N 

175 

12959 

NBRL 

NA1000 

000228801010 

06/27/94 

P 

N 

N 

176 

12225 

NBRL 

NA1000 

000228801011 

06/28/94 

P 

N 

N 

177 

12816 

NBRL 

NA1000 

000228801013 

06/27/94 

P 

N 

N 

178 

1068 

NBRL 

NA1000 

000228801014 

06/17/94 

P 

N 

N 

179 

1080 

NBRL 

NA1000 

000228801015 

06/17/94 

P 

N 

N 

180 

12125 

NBRL 

NA1000 

000228801018 

06/30/94 

P 

N 

N 
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1000  ML  NACL  NBRL 


MOLD 

MOISTURE 

FTITiTl 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

9255 

NBRL 

NA1000 

000228801206 

07/08/94 

P 

N 

N 

182 

1033 

NBRL 

NA1000 

000228801207 

06/15/94 

P 

N 

N 

183 

9347 

NBRL 

NA1000 

000228801209 

07/01/94 

P 

N 

mm 

184 

12949 

NBRL 

NA1000 

000228801210 

06/27/94 

P 

N 

N 

185 

12811 

NBRL 

NA1000 

000228801213 

06/27/94 

P 

N 

N 

186 

1067 

NBRL 

NA1000 

000228801214 

06/17/94 

P 

N 

N 

187 

1082 

NBRL 

NA1000 

000228801215 

06/17/94 

P 

N 

N 

188 

12133 

NBRL 

NA1000 

000228801218 

06/30/94 

P 

N 

N 

189 

9259 

NBRL 

NA1000 

000228801306 

07/08/94 

P 

N 

N 

190 

1030 

NBRL 

NA1000 

000228801307 

06/15/94 

P 

N 

N 

191 

9348 

NBRL 

NA1000 

000228801309 

07/01/94 

P 

N 

N 

192 

12951 

NBRL 

NA1000 

000228801310 

06/27/94 

P 

N 

N 

193 

12815 

NBRL 

NA1000 

000228801313 

06/27/94 

P 

N 

mm 

194 

1071 

NBRL 

NA1000 

000228801314 

06/17/94 

. p . 

N 

N 

195 

1090 

NBRL 

NA1000 

000228801315 

06/17/94 

P 

N 

N 

196 

12132 

NBRL 

NA1000 

000228801318 

06/30/94 

P 

N 

N 

197 

12688 

NBRL 

NA1000 

000228801406 

07/08/94 

P 

mm 

N 

198 

1037 

NBRL 

NA1000 

000228801407 

06/15/94 

P 

N 

N 

199 

NBRL 

NA1000 

000228801409 

07/01/94 

P 

N 

N 

200 

12954 

NBRL 

NA1000 

000228801410 

06/27/94 

P 

N 

N 

12814 

NBRL 

NA1000 

000228801413 

06/27/94 

P 

N 

N 

202 

1073 

NBRL 

NA1000 

000228801414 

06/17/94 

P 

N 

N 

203 

1084 

NBRL 

NA1000 

000228801415 

06/17/94 

P 

tmm 

N 

204 

12123 

NBRL 

NA1000 

000228801418 

06/30/94 

P 

N 

N 

205 

12198 

NBRL 

NA1000 

000228801504 

06/30/94 

P 

N 

N 

206 

1263 

NBRL 

NA1000 

000228801508 

06/22/94 

P 

N 

N 

207 

1319 

NBRL 

NA1000 

000228801509 

06/22/94 

P 

N 

N 

208 

12797 

NBRL 

NA1000 

000228801514 

06/27/94 

P 

N 

N 

209 

9129 

NBRL 

NA1000 

000228801516 

07/06/94 

P 

N 

N 

210 

10469 

NBRL 

NA1000 

000228801517 

07/08/94 

P 

mm 

N 

211 

12204 

NBRL 

NA1000 

000228801704 

06/30/94 

P 

N 

N 

212 

1264 

NBRL 

NA1000 

000228801708 

06/22/94 

P 

N 

N 

213 

1312 

NBRL 

NA1000 

000228801709 

06/22/94 

P 

N 

N 

214 

12793 

NBRL 

NA1000 

000228801714 

06/27/94 

P 

mm 

KW 

215 

9131 

NBRL 

NA1000 

000228801716 

07/06/94 

P 

N 

216 

10471 

NBRL 

NA1000 

000228801717 

07/08/94 

P 

N 

217 

12205 

NBRL 

NA1000 

000228900104 

06/30/94 

P 

N 

N 

218 

1258 

NBRL 

NA1000 

000228900108 

06/22/94 

P 

N 

N 

219 

1321 

NBRL 

NA1000 

000228900109 

06/22/94 

P 

N 

KB 

220 

12800 

NBRL 

NA1000 

000228900114 

06/27/94 

P 

N 

221 

9126 

NBRL 

NA1000 

000228900116 

07/06/94 

P 

222 

10467 

NBRL 

NA1000 

000228900117 

07/08/94 

P 

N 

N 

223 

12201 

NBRL 

NA1000 

000228900204 

06/30/94 

P 

N 

N 

224 

1260 

NBRL 

NA1000 

000228900208 

06/22/94 

P 

N 

N 

225 

1317 

NBRL 

NA1000 

000228900209 

06/22/94 

P 

N 

N 

226 

12796 

NBRL 

NA1000 

000228900214 

06/27/94 

P 

N 

N 

227 

9127 

NBRL 

NA1000 

000228900216 

07/06/94 

P 

N 

N 

228 

10464 

NBRL 

NA1000 

000228900217 

07/08/94 

P 

N 

N 

229 

12207 

NBRL 

NA1000 

000228900304 

06/30/94 

[iQm 

mm\ 

N 

230 

1254 

NBRL 

NA1000 

000228900308 

06/22/94 

p 

N 

N 

231 

1323 

NBRL 

NA1000 

000228900309 

06/22/94 

p 

N 

N 

232 

12802 

NBRL 

NA1000 

000228900314 

06/27/94 

p 

N 

N 

233 

9125 

NBRL 

NA1000 

000228900316 

p 

N 

N 

234 

10473 

NBRL 

NA1000 

000228900317 

07/08/94 

p 

N 

N 

235 

12206 

NBRL 

NA1000 

000228900404 

06/30/94 

p 

N 

N 

236 

1257 

NBRL 

NA1000 

000228900408 

p 

N 

N 

237 

1318 

NBRL 

NA1000 

000228900409 

06/22/94 

p 

N 

N 

238 

12801 

NBRL 

NA1000 

000228900414 

06/27/94 

p 

N 

N 

239 

9122 

NBRL 

NA1000 

000228900416 

07/06/94 

p 

N 

N 

240 

10466 

NBRL 

NA1000 

000228900417 

07/08/94 

p 

N 

N 
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1000  ML  NACL  NBRL 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

241 

12200 

NBRL 

NA1000 

000228900504 

06/30/94 

P 

N 

N 

242 

1262 

NBRL 

NA1000 

000228900508 

06/22/94 

P 

N 

N 

243 

1322 

NBRL 

NA1000 

000228900509 

06/22/94 

P 

N 

N 

244 

12803 

NBRL 

NA1000 

000228900514 

06/27/94 

P 

N 

N 

245 

9128 

NBRL 

NA1000 

000228900516 

07/06/94 

P 

N 

N 

246 

10465 

NBRL 

NA1000 

000228900517 

07/08/94 

P 

mm 

N 

247 

12203 

NBRL 

NA1000 

000228900704 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

248 

1259 

NBRL 

NA1000 

000228900708 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

249 

1316 

NBRL 

NA1000 

000228900709 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

250 

12804 

NBRL 

NA1000 

000228900714 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

251 

9123 

NBRL 

NA1000 

000228900716 

07/06/94 

P 

N 

i 

mm 

252 

10468 

NBRL 

NA1000 

000228900717 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

253 

12197 

NBRL 

NA1000 

000228900804 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

254 

1256 

NBRL 

NA1000 

000228900808 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

255 

1313 

1  NBRL 

NA1000 

000228900809 

06/22/94 

P 

■n. 

N 

256 

12923 

NBRL 

NA1000 

000229400307 

06/27/94 

P 

N 

mm 

257 

12914 

NBRL 

NA1000 

000229400407 

06/27/94 

P 

N 

N 

258 

12908 

NBRL 

NA1000 

000229400707 

06/27/94 

P 

N 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  3 


MOISTURE;  0 
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3000  ML  ROW  SOLUTION  NBRL 


MOLD 

MOISTURE 

Site 

Product 

Date 

EZOB 

Location 

Leak  or 

mam 

m^m 

'ESZ33I 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

HHH 

1 

NBRL 

ROW 

000024100404 

07/30/94 

P 

mm 

:b2B 

2 

ROW 

000024600203 

08/01/94 

P 

mm 

mm 

3 

NBRL 

ROW 

000024600205 

07/28/94 

P 

mm 

mm 

4 

■g|=i=W 

000024600303 

08/01/94 

P 

mm 

mm 

5 

000024600305 

07/28/94 

P 

mm 

mm 

6 

IF^ 

000024600404 

07/30/94 

P 

mm 

mm 

7 

000024600503 

08/01/94 

P 

mm 

Bn 

8 

000024600505 

07/28/94 

P 

mm 

B2B 

9 

NBRL 

ROW 

P 

mm 

B2B 

10 

000024600605 

07/28/94 

P 

WEM 

B2fl 

11 

12607 

NBRL 

ROW 

P 

ma 

Bn 

12 

IF^ 

000024601404 

07/30/94 

P 

mm 

Bn 

13 

000026600304 

07/25/94 

P 

mm 

Bn 

14 

000026600305 

07/20/94 

P 

NJ 

EGB 

15 

■F^ 

NBRL 

ROW 

P 

mm 

Bn 

16 

000026600506 

08/04/94 

P 

mm 

Bn 

17 

IK-tH 

000026700105 

07/25/94 

P 

mm 

EGB 

18 

NBRL 

ROW 

000026700106 

08/01/94 

P 

mm 

Bn 

19 

NBRL 

ROW 

000026700205 

07/25/94 

P 

mm 

Bn 

20 

mm 

000026700206 

08/04/94 

P 

mm 

EGB 

21 

000026700305 

07/25/94 

P 

mm 

Bn 

22 

mwihn 

NBRL 

ROW 

P 

mm 

Bn 

23 

Kfmit 

NBRL 

ROW 

000026700405 

07/25/94 

P 

ma 

Bn 

24 

wpm 

000026700406 

08/04/94 

P 

Bca 

Bn 

25 

000026700505 

07/25/94 

P 

ma 

Bn: 

26 

i££|£] 

000026700506 

08/04/94 

P 

mm 

ebb: 

27 

NBRL 

ROW 

000026700805 

07/20/94 

P 

mm 

Bn: 

28 

NBRL 

ROW 

000026700904 

07/25/94 

P 

mm 

Bn: 

29 

EFm<] 

P 

mm 

Bni 

30 

000026701004 

07/25/94 

P 

mm 

Bn 

31 

NBRL 

ROW 

000026701005 

07/20/94 

P 

mm 

Bn 

32 

EF^ 

ROW 

000026701104 

P 

am 

KB 

33 

mm 

UlililB 

000026701105 

07/20/94 

P 

■OB 

Bn 

34 

NBRL 

ROW 

P 

KB 

Bn 

35 

ROW 

P 

mm 

KB 

36 

1282 

NBRL 

ROW 

000028300604 

06/22/94 

P 

am 

Bn 

37 

EF^ 

mmm 

ROW 

000028300703 

06/27/94 

P 

am 

Bn 

38 

tya 

P 

am 

Bn 

39 

E^ni 

NBRL 

■Usim 

000028300803 

06/27/94 

P 

am 

KB 

40 

■£{£1 

K1:J:W 

■iiigm 

P 

am 

Bn 

41 

EF^ 

NBRL 

ROW 

000028300903 

06/27/94 

P 

ma 

Bn 

42 

NBRL 

ROW 

000028300904 

06/22/94 

P 

am 

Bn 

43 

nuTiw 

000028700904 

06/24/94 

P 

mm 

Bn 

44 

mma 

HESSI^H 

000028700905 

07/20/94 

P 

am 

Bn 

45 

000028700906 

07/25/94 

P 

am 

Bn 

46 

IFLicia 

ROW 

000218205604 

08/08/94 

P 

am 

Bn 

47 

NBRL 

ROW 

000228700203 

06/27/94 

P 

am 

Bn 

48 

NBRL 

ROW 

000228700204 

06/22/94 

P 

am 

Bn 

49 

■FW;T«1 

ROW 

000228700303 

06/27/94 

P 

am 

Bn 

50 

■Mai 

EiMii9 

ROW 

000228700304 

06/22/94 

P 

mm 

KB 

51 

NBRL 

ROW 

000228700405 

07/20/94 

P 

mm 

KB 

52 

mynra 

NBRL 

ROW 

000228700406 

07/25/94 

P 

mm 

Bn 

53 

iMgn 

ROW 

000228700505 

07/20/94 

P 

KB 

Bn 

54 

IFStM 

000228700506 

07/25/94 

P 

kb: 

Bn 

55 

ROW 

000228700604 

07/20/94 

P 

B2b: 

Bn 

56 

NBRL 

ROW 

000228700606 

07/25/94 

P 

BjU' 

Bn 

57 

000228700704 

06/24/94 

P 

■Ml 

Bn 

58 

NBRL 

ROW 

000228700705 

07/20/94 

P 

B2BI 

Bn 

59 

ROW 

000228700706 

07/25/94 

P 

BSBI 

KB 

60 

■KWHl 

NBRL 

ROW 

000228700805 

07/20/94 

P 

B2BI 

Bn 

61 

iFWiia 

NBRL 

ROW 

000228700806 

P 

BOil 

EGB 

62 

iFKia 

P 

ECBI 

Bn 

63 

■Mafa 

NBRL 

ROW 

000229700205 

07/20/94 

P 

■M! 

EGB 

64 

■taaM 

000229700305 

07/20/94 

P 

BOBI 

Bn 

65 

iR-g!a 

waEssmt 

000229700405 

07/20/94 

P 

B2BI 

KB 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  0  MOISTURE:  0 


Appendix  1 .5.1 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 


1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


1  MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AiyPL 

1 

11096 

ARM2 

LR1000 

000026902005 

06/28/94 

P 

N 

N 

2 

11091 

ARM2 

LR1000 

000026902009 

06/28/94 

P 

N 

N 

3 

11068 

ARM2 

LR1000 

000026902013 

06/28/94 

P 

N 

N 

4 

10236 

ARM2 

LR1000 

000026902804 

07/01/94 

P 

N 

N 

5 

11038 

ARM2 

LR1000 

000026902805 

06/28/94 

P 

N 

N 

6 

9092 

ARM2 

LR1000 

000026902806 

07/07/94 

P 

N 

N 

7 

11170 

ARM2 

LR1000 

000026902808 

06/28/94 

P 

N 

N 

8 

12941 

ARM2 

LR1000 

000026902809 

06/27/94 

P 

N 

N 

9 

12640 

ARM2 

LR1000 

000026902810 

07/06/94 

P 

N 

N 

10 

12476 

ARM2 

LR1000 

000026902811 

06/27/94 

P 

N 

N 

11 

10636 

ARM2 

LR1000 

000026902812 

07/06/94 

P 

N 

N 

12 

1538 

ARM2 

LR1000 

000026902813 

06/24/94 

P 

N 

N 

13 

9172 

ARM2 

LR1000 

000026902814 

07/06/94 

P 

N 

N 

14 

LR1000 

000026902815 

06/22/94 

P 

N 

N 

15 

LR1000 

000026902816 

07/01/94 

P 

HI 

IHI 

16 

LR1000 

000026902817 

07/01/94 

P 

■M 

HI 

17 

HUM 

ARM2 

LR1000 

000026902818 

06/29/94 

P 

HI 

ib™ 

18 

IHiItU 

LR1000 

000027003107 

06/28/94 

P 

HI 

^Hl 

19 

HUM 

lasffia 

LR1000 

000027003109 

06/28/94 

P 

HI 

HI 

20 

KHitM 

LR1000 

000027003110 

06/28/94 

P 

HI 

HI 

21 

BiMM 

GsSsa 

LR1000 

P 

HI 

HI 

22 

KIIK-I 

LR1000 

000027003305 

06/28/94 

P 

HI 

HI 

23 

■H«WH 

lasipi 

LR1000 

000027003309 

06/28/94 

P 

HI 

HI 

24 

BIM.-fel 

LR1000 

000027003313 

06/28/94 

P 

HI 

HI 

25 

LR1000 

000027003804 

07/01/94 

P 

HI 

HI 

26 

BH»£II 

BSiiiai 

LR1000 

000027003805 

06/28/94 

P 

HI 

HI 

27 

EMI 

fcSmlflH 

LR1000 

000027003806 

07/07/94 

P 

HI 

HI 

28 

BBKd 

LR1000 

000027003808 

06/28/94 

P 

HI 

HI 

29 

IF^ 

ESilM 

LR1000 

000027003809 

06/27/94 

P 

HI 

HI 

30 

mjtbui 

LR1000 

000027003810 

07/06/94 

P 

N 

HI 

31 

LR1000 

000027003811 

06/27/94 

P 

HI 

HI 

32 

LR1000 

000027003812 

07/06/94 

P 

HI 

HI 

33 

LR1000 

000027003813 

06/24/94 

P 

HI 

HI 

34 

LR1000 

000027003814 

07/06/94 

P 

HI 

HI 

35 

1I:M 

Diisa 

LR1000 

000027003815 

06/22/94 

P 

N 

HI 

36 

9327 

ARM2 

LR1000 

000027003816 

07/01/94 

P 

N 

N 

37 

11633 

ARM2 

LR10CX) 

000027003817 

07/01/94 

P 

N 

N 

38 

11522 

ARM2 

LR1000 

000027003818 

06/29/94 

P 

N 

N 

39 

11088 

ARM2 

LR1000 

000027100505 

06/28/94 

P 

N 

N 

40 

11086 

ARM2 

LR1000 

000027100509 

06/28/94 

P 

N 

N 

41 

10246 

ARM2 

LR1000 

000027103304 

07/01/94 

P 

N 

N 

42 

11048 

ARM2 

LR1000 

000027103305 

06/28/94 

P 

N 

N 

43 

LR1000 

000027103306 

07/07/94 

P 

mm 

HI 

44 

Bingi 

LR1000 

000027103308 

06/28/94 

P 

HI 

HI 

45 

BTiEEM 

rjdBfei 

LR1CXX) 

000027103309 

06/27/94 

P 

HI 

HI 

46 

TEM 

KJriaa 

LR10CX) 

000027103310 

07/06/94 

■EM 

HI 

HI 

47 

BiatyJ 

yj:iaki 

LR1000 

000027103311 

06/27/94 

IHIiMI 

HI 

HI 

48 

BPigiMi 

LR1000 

000027103312 

07/06/94 

p 

Y 

MOLD 

HI 

49 

■i»ia 

wiiaa 

LR1000 

000027103313 

06/24/94 

HI 

HI 

50 

BKI^bl 

LR1000 

000027103314 

07/06/94 

MMi 

HI 

HI 

51 

■Ibkl 

LR1000 

000027103315 

06/22/94 

p 

HI 

HI 

52 

yjsiBa 

LR1000 

000027103316 

07/01/94 

■Mi 

HI 

HI 

53 

BIT;fefel 

iJiiaa 

LR1000 

000027103317 

07/01/94 

HI 

HI 

54 

Blteni 

iJsiaa 

LR1000 

000027103318 

06/29/94 

p 

NJ 

HI 

55 

ii»)acfj 

LR1000 

000027103904 

07/01/94 

■■1 

HI 

HI 

56 

Bn«Eirii 

LR1000 

000027103905 

06/28/94 

p 

HI 

HI 

57 

fcwiai 

Kiasa 

LR1000 

000027103906 

07/07/94 

p 

Hll 

HI 

58 

BlIfcMI 

laaBa 

LR1000 

000027103908 

06/28/94 

p 

N 

N 

59 

Bfegjclli 

LR10CX) 

000027103909 

06/27/94 

p 

N 

N 

60 

■iiEMI 

rjafla 

LR1000 

000027103910 

07/06/94 

p 

N 

N 

61 

BKfeli 

rj:i«a 

LR1000 

000027103911 

06/27/94 

p 

N 

N 

62 

10638 

ARM2 

LR1000 

000027103912 

07/06/94 

p 

N 

N 

63 

1541 

ARM2 

LR1000 

000027103913 

06/24/94 

p 

N 

Y 

INSIDE  OVERWRAP 

64 

9171 

ARM2 

LR1000 

000027103914 

07/06/94 

p 

N 

N 

65 

1194 

ARM2 

LR1000 

000027103915 

06/22/94 

p 

N 

N 

66 

9337 

ARM2 

LR1000 

000027103916 

07/01/94 

p 

N 

N 
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REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 


1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE 

Product 

■-frm:rTT77i;7?a 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

■MM 

■■■■■ 

■■■■ 

r:wgi 

67 

wm 

LR1000 

000027103917 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

68 

LR1000 

000027103918 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

69 

LR1000 

000027202007 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

70 

iJdaa 

LBIOOO 

000027202009 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

71 

KtilcM 

LR1000 

000027202010 

06/28/94 

P 

wm 

mm 

72 

iiiltogj 

rjiiAf4 

LR1000 

000027202014 

06/28/94 

P 

wm 

N 

73 

KBigEI 

LRIOOO 

000027202205 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

74 

LlilAPI 

LR1000 

000027202209 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

75 

KlilAf4 

LRIOOO 

000027202804 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

76 

TtSHtl 

WiM\m 

LRIOOO 

000027202804 

07/06/94 

P 

mm 

WEM 

77 

gJdflM 

LRIOOO 

000027202805 

06/22/94 

P 

mm 

WEm 

78 

WL}z\m 

LRIOOO 

000027202805 

06/22/94 

P 

■a 

wm 

79 

gilillilfei 

LRIOOO 

000027202807 

07/07/94 

P 

wm 

mm 

80 

LRIOOO 

000027202807 

07/07/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

81 

L%!AF4 

LRIOOO 

000027202809 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

82 

IltM 

KUiAf4 

LRIOOO 

000027202809 

06/29/94 

P 

mm 

wm 

83 

■wani 

rJilAf4 

LRIOOO 

000027202810 

06/27/94 

P 

mm 

wm 

84 

LRIOOO 

000027202810 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

85 

■1W»M 

rm 

LRIOOO 

000027202811 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

86 

■ttaw 

ll1i1Af4 

LRIOOO 

000027202811 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

87 

rnttirii 

LRIOOO 

000027202813 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

88 

L^SlAI4 

LRIOOO 

000027202813 

06/22/94 

P 

mm 

wm 

89 

KUHI 

LRIOOO 

000027202814 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

90 

Klltol 

LRIOOO 

000027202814 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

91 

LRIOOO 

000027202815 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

92 

LRIOOO 

000027202815 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

93 

■:!»yzi 

rMiFi 

LRIOOO 

000027202816 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

94 

mm 

LRIOOO 

000027202816 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

95 

WMm 

P 

mm 

mm 

96 

MEM 

LRIOOO 

P 

mm 

mm 

97 

uRgg 

WLVjm 

P 

wm 

MOLD 

mm 

98 

Eim 

LRIOOO 

WMimi 

P 

mm 

mm 

99 

1230 

ARM2 

LR1000 

000027203105 

P 

mm 

wm 

100 

MIPl 

WMm 

LRIOOO 

000027203107 

07/07/94 

P 

mm 

wm 

101 

■lEm 

Eil^ 

LRIOOO 

000027203109 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

102 

Ri^ilAf4 

LRIOOO 

000027203110 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

103 

P 

mm 

mm 

104 

P 

mm 

mm 

105 

KtilAI^ 

LR1000 

000027203114 

06/28/94 

i  P 

mm 

mm 

106 

llUcirt 

LRIOOO 

000027203115 

07/01/94 

P 

mm 

wm 

107 

Ersnsa 

LRIOOO 

000027203116 

07/07/94 

P 

wm 

MOLD 

mm 

108 

MEM 

LR1000 

000027203117 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

109 

initial 

LR1000 

000027203118 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

110 

KAslAll 

LRIOOO 

000027300705 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

111 

LRIOOO 

000027300709 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

112 

yjiTktilgl 

LRIOOO 

000027300713 

06f2Sf94 

P 

mm 

wm 

113 

■IkMd 

iJsiaa 

LRIOOO 

0000273011 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

114 

■lkW»l 

LRIOOO 

000027301107 

06/28/94 

P 

N 

mm 

115 

miM 

rjiiAi'-i 

LRIOOO 

000027301109 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

116 

KIIEM 

w^z]m 

LRIOOO 

000027301110 

06/28/94 

P 

N 

mm 

117 

KI»CTld 

KJdaa 

LR1000 

000027302904 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

118 

K¥I»EM 

tflijsa 

LRIOOO 

000027302905 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

119 

ilUkTikl 

LRIOOO 

000027302906 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

120 

KJziflg 

LRIOOO 

000027302908 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

121 

LRIOOO 

000027302909 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

122 

w^zmi 

LRIOOO 

000027302910 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

123 

■kEWd 

rjsiflg 

LRIOOO 

000027302911 

06/27/94 

P 

WEm 

mm 

124 

LRIOOO 

000027302912 

07/06/94 

P 

mm 

wm 

125 

w^z\m 

LRIOOO 

000027302913 

06/24/94 

P 

WEm 

wm 

126 

LRIOOO 

000027302914 

07/06/94 

P 

WEm 

wm 

127 

■ika 

hlilAI'-l 

LRIOOO 

000027302915 

06/22/94 

P 

mm 

ibhhih^hhi 

mm 

128 

MikEi 

KilIiiTiFsl 

LRIOOO 

000027302916 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

129 

^uticia 

LRIOOO 

000027302917 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

130 

LRIOOO 

000027302918 

06/29/94 

P 

■a 

wm 

131 

Ehlria 

roiiaa 

LR1000 

000027303504 

07/01/94 

P 

mm 

wm 

132 

^H♦E!c^ 

liSsliS^j 

LR1000 

000027303505 

06/28/94 

P  i 

mm 

wm 
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REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 


1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE  1 

Product 

Bag  Number 

Date 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

■■■ 

■MHH 

■■■ 

^^^MMHI 

■MBM 

Ml 

^^1 

MM 

bumhi 

^MH 

mhhh^hhih 

133 

LR1000 

000027303506 

07/07/94 

p 

mm 

B2B 

134 

IIIKJ 

LR1000 

000027303508 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

135 

LR1000 

000027303509 

06/27/94 

p 

mm 

mm 

136 

LR1000 

000027303510 

07/06/94 

M^l 

mm 

mm 

137 

■KEWI 

LR1000 

000027303511 

06/27/94 

MMI 

mm 

mm 

138 

LR1000 

000027303512 

07/06/94 

P 

hm 

MOLD 

mm 

139 

LR1000 

000027303513 

06/24/94 

P 

mm 

mm 

140 

IMAM 

rjjyiiti 

LR1000 

000027303514 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

141 

nuta 

LR1000 

000027303515 

06/22/94 

M3H 

mm 

mm 

142 

LR1000 

000027303516 

07/01/94 

p 

■a 

mm 

143 

ITOgl 

LR1000 

000027303517 

06/29/94 

p 

mm 

mm 

144 

LR1000 

000027303518 

07/01/94 

mmn 

mm 

mm 

145 

m«M»i 

LR1000 

000027400605 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

146 

LR1000 

000027400609 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

147 

lEI^ 

LR1000 

000027400613 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

148 

■iWAJ 

ARM2 

LR1000 

000027400707 

06/28/94 

mm 

mm 

149 

HUAI 

ARM2 

LR1000 

000027400709 

06/28/94 

MiM 

mm 

mm 

150 

■  HKil 

HI 

LR1000 

000027400710 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

151 

■IMU 

LR10CX) 

000027400714 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

152 

10408 

ARM2 

LR1000 

000027404104 

07/06/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

153 

1234 

ARM2 

LR1000 

000027404105 

06/22/94 

p 

mm 

mm 

154 

9113 

ARM2 

LR1000 

000027404107 

07/07/94 

p 

mm 

mm 

155 

mm 

LR1000 

000027404109 

06/29/94 

p 

mm 

mm 

156 

12904 

ARM2 

LB1000 

000027404110 

06/27/94 

p 

mm 

mm 

157 

11205 

ARM2 

LR1000 

000027404111 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

158 

mm 

LR1000 

000027404113 

06/22/94 

p 

mm 

mm 

159 

11188 

ARM2 

LR1000 

000027404114 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

160 

9320 

ARM2 

LR1000 

000027404115 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

161 

tarn 

LR1000 

000027404116 

07/07/94 

p 

mm 

mm 

162 

12639 

ARM2 

LR1000 

000027404117 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

163 

10656 

ARM2 

LR1000 

000027404118 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

164 

10235 

ARM2 

LR1000 

000027404504 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

165 

11046 

ARM2 

LR1000 

000027404505 

06/28/94 

p 

mm 

_ 

mm 

166 

1232 

ARM2 

LR1000 

000027404505 

06/22/94 

p 

mm 

mm 

167 

Msltl;!;! 

mm 

LR1000 

000027404506 

07/07/94 

p 

mm 

mm 

168 

9109 

ARM2 

LR1000 

000027404507 

07/07/94 

p 

mm 

mm 

169 

11167 

ARM2 

LR1000 

000027404508 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

170 

mm 

LR1000 

000027404509 

06/27/94 

p 

mm 

mm 

171 

11472 

ARM2 

LR1000 

000027404509 

06/29/94 

p 

mm 

wm 

172 

12903 

ARM2 

LR1000 

000027404510 

06/27/94 

p 

KB 

mm 

173 

9155 

ARM2 

LR1000 

000027404510 

07/06/94 

p 

mm 

■a 

174 

11203 

ARM2 

LR1000 

00002740451 1 

06/28/94 

p 

mm 

■a 

175 

12470 

ARM2 

LR1000 

000027404511 

06/27/94 

p 

mm 

■a 

176 

10635 

ARM2 

LR1000 

000027404512 

07/06/94 

p 

mm 

■a 

1771 

1220 

ARM2 

LR1000 

000027404513 

06/22/94 

p 

mm 

Bca 

178 

1543 

ARM2 

LR1000 

000027404513 

06/24/94 

p 

mm 

mm 

179 

■EEE&l 

mm 

LR1000 

000027404514 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

180 

9170 

ARM2 

LR1000 

000027404514 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

181 

9317 

ARM2 

LR1000 

000027404515 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

182 

1198 

ARM2 

LR1000 

000027404515 

06/22/94 

p 

mm 

mm 

183 

9076 

ARM2 

LR1000 

000027404516 

07/07/94 

p 

mm 

mm 

184 

9336 

ARM2 

LR1000 

000027404516 

07/01/94 

p 

mm 

wm 

185 

9141 

ARM2 

LR1000 

000027404517 

07/06/94 

p 

N 

N 

186 

11630 

ARM2 

LR1000 

000027404517 

07/01/94 

p 

mm 

■a 

187 

11529 

ARM2 

LR1000 

000027404518 

06/29/94 

p 

mm 

■a 

188 

10650 

ARM2 

LR1000 

000027404518 

07/06/94 

mbh 

mm 

iBa 

189 

11095 

ARM2 

LR1000 

000027500205 

06/28/94 

p 

mm 

laa 

190 

■HAH 

fjiiaa 

LR1000 

000027500209 

06/28/94 

p 

N 

N 

191 

11065 

ARM2 

LR1000 

000027500213 

06/28/94 

p 

N 

N 

192 

11103 

ARM2 

LR1000 

000027500705 

06/28/94 

p 

N 

N 

193 

11092 

ARM2 

LR1000 

000027500709 

06/28/94 

p 

N 

N 

194 

11073 

ARM2 

LR1000 

000027500713 

06/28/94 

p 

N 

N 

195 

10405 

ARM2 

LR1000 

000027504104 

07/06/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

196 

1236 

ARM2 

LRIOOO 

000027504105 

06/22/94 

p 

N 

mm 

197 

9106 

ARM2 

LR1000 

000027504107 

07/07/94 

p 

[fl2B 

mm 

198 

11466 

ARM2 

LRIOOO 

000027504109 

06/29/94 

p 

N 

N 
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REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  11  MONTHS 


1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE 

mm 

Product 

■sfTTTii^rTTm^T^a 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

wrap 

■■■ 

■^1 

UWi-M 

■■ 

BHHHBHHHHIii 

■m 

■■■ 

IHHHHBI 

HBH 

bh 

199 

MiiAr4 

LR1000 

000027504110 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

200 

KIHM 

Kim 

LR1000 

000027504111 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

201 

rjiiAi4 

LR1000 

000027504113 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

202 

mngM 

iJsiBa 

LR1000 

000027504114 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

203 

LR1000 

000027504115 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

204 

LR1000 

000027504116 

07/07/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

205 

Ki-mi 

LR1000 

P 

mm 

mm 

206 

IK#) 

R!i!nF1 

LR1000 

000027504118 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

207 

WrZll 

w^z\m 

LR1000 

000027504204 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

208 

rjiispi 

LR1000 

000027504205 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

209 

Kim 

LR1000 

000027504206 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

210 

ima 

LR1000 

000027504208 

06/28/94 

P 

N 

mm 

211 

LR1000 

000027504209 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

212 

KlilAf'-l 

LR1000 

000027504210 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

213 

Wi}z\m 

LR1000 

000027504211 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

214 

Rip] 

LR1000 

000027504212 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

215 

LR1000 

000027504213 

06/24/94 

P 

mm 

mm 

216 

P 

mm 

mm 

217 

1195 

ARM2 

LR1000 

P 

mm 

mm 

218 

Biisa 

LR1000 

000027504216 

07/01/94 

P 

N 

mm 

219 

rjiifla 

LR1000 

000027504217 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

220 

■iHMI 

B221 

LR1000 

000027504218 

06/29/94 

P 

mm 

wm 

221 

■Hcgl 

LR1000 

000027504605 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

222 

LR1000 

000027504607 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

223 

m 

LR1000 

000027504609 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

224 

KFmi 

w^z\m 

LR1000 

000027504610 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

225 

RiPl 

LR1000 

000027504611 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

226 

mvwk 

LR1000 

000027504613 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

227 

IIIMI 

Kti!Af4 

LR1000 

000027504614 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

228 

gilcHJ 

Rs!Af4 

LR1000 

000027504615 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

229 

w^}z\m 

LR1000 

000027504616 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

230 

jasiaa 

LR1000 

000027504617 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

231 

Kem 

RiPl 

LR1000 

000027505004 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

232 

Wi^z]i%>2 

LR1000 

000027505005 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

233 

WMmz 

000027505006 

07/07/94 

P 

mm 

WEM 

234 

■HMI 

RiPl 

LR1000 

000027505008 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

235 

■toEM 

RslAf4 

LR1000 

000027505009 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

236 

lilKI 

RilAf4 

LR1000 

000027505010 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

237 

WL}z\m 

LR1000 

000027505011 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

238 

LR1000 

000027505012 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

239 

GiPi 

LR1000 

000027505013 

P 

mm 

wm 

240 

Wi}z\m 

P 

mm 

mm 

241 

MnniiH 

kmmi 

P 

mm 

mm 

242 

Mjlclcui 

Rira 

LR1000 

000027505016 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

243 

nnggi 

wszmi^ 

LR1000 

000027505017 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

244 

E>liPi 

LR1000 

P 

mm 

mm 

245 

■Pgaa 

wMm 

LR1000 

000027600804 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

246 

LR1000 

P 

mm 

mm 

247 

■BMgj 

RiPl 

000027600806 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

248 

■iim 

Wi}z\m 

000027600808 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

249 

000027600809 

06/27/94 

P 

mm 

wm 

250 

ISi 

LR1000 

000027600810 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

251 

■REHl 

liSslAld 

LR1000 

P 

mm 

mm 

252 

WL}z\m 

LR1000 

P 

mm 

mm 

253 

Biia 

000027600813 

06/24/94 

P 

mm 

wm 

254 

laama 

LR1000 

000027600814 

07/06/94 

P 

mm 

wm 

255 

BsIiSa 

000027600815 

06/22/94 

P 

KH 

mm 

256 

fjiiaa 

LR1000 

000027600816 

07/01/94 

P 

■n 

mm 

257 

KIIigM 

LR1000 

000027600817 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

258 

LR1000 

000027600818 

06/29/94 

P 

mm 

wm 

259 

Kim 

LR1000 

000027601304 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

260 

KI1«EM 

gJ:iaa 

LR1000 

000027601305 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

261 

RiPI 

LR1000 

000027601306 

07/07/94 

P 

N 

mm 

262 

miibi 

liJilAkl 

P 

N 

mm 

263 

12934 

ARM2 

LR1000 

000027601309 

06/27/94 

P 

N 

H 

264 

9152 

ARM2 

LR1000 

000027601310 

07/06/94 

P 

N 

N 

Appendix  1 .5.1 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 


1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE  j 

Product 

Bag  Number 

Date 

rrm' 

■MMMI 

■Mi 

■■ 

■MM 

[IMMI^M 

HHHMMHMIHM 

■■ 

265 

EKm 

r.isiaa 

LR1000 

000027601311 

06/27/94 

p 

mm 

BiB 

266 

iaiiaa 

LR1000 

000027601312 

07/06/94 

p 

IN 

mm 

267 

KJ:T7ikl 

LR1000 

000027601313 

06/24/94 

p 

B9i 

mm 

268 

LB1000 

000027601314 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

269 

yjfeiyiia 

LR1000 

000027601315 

06/22/94 

p 

mm 

mm 

270 

LR1000 

000027601316 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

271 

11632 

ARM2 

LR1000 

000027601317 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

272 

mm 

LR1000 

000027601318 

06/29/94 

p 

mm 

mm 

273 

w^2\m 

LR1000 

000027601805 

06/28/94 

p 

HI 

mm 

274 

iiiaij 

yjsiaa 

LR1000 

p 

KB 

mm 

275 

EU 

LR1000 

000027601813 

06/28/94 

p 

wm 

mm 

276 

fJiiaa 

LR1000 

000027702107 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

277 

IDES 

LR1000 

000027702109 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

278 

■KHI 

lililAid 

LB1000 

000027702110 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

279 

11214 

ARM2 

LR1000 

p 

mm 

B2B 

280 

iii^ 

Em 

■iigafnEa 

p 

mm 

mm 

281 

Elum 

WL\z]m 

LR1000 

000027702309 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

282 

IB 

LR1000 

000027702313 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

283 

DilSgi 

LR1000 

000027703305 

06/22/94 

p 

mm 

mm 

284 

■illH 

w^i}m 

LR1000 

000027703307 

07/07/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

285 

luuy 

WMfM 

LR1000 

000027703309 

06/29/94 

p 

KB' 

mm 

286 

%mia 

Qinsa 

LR1000 

000027703310 

06/27/94 

p 

kh^ 

mm 

287 

iii^ 

wMm 

LR1000 

000027703311 

06/28/94 

p 

kb 

mm 

288 

1227 

rjfljia 

LR1000 

000027703313 

06/22/94 

p 

bsb 

mm 

289 

EB 

LR1000 

000027703314 

06/28/94 

p 

B2B 

mm 

290 

w^z\m 

LR1000 

000027703315 

07/01/94 

p 

Y 

MOLD 

mm 

291 

LR1000 

000027703316 

07/07/94 

p 

mm 

mm 

292 

■ilElil 

LR1000 

000027703317 

07/06/94 

p 

KB 

mm 

293 

rjsiflki 

LR1000 

000027703318 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

294 

gPEgg 

Biisa 

LR1000 

000027703704 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

295 

■FIcyj 

LR1000 

p 

wm 

mm 

296 

LR1000 

p 

mm 

mm 

297 

Euinf4 

LR1000 

p 

mm 

mm 

298 

LR1000 

000027703710 

06/27/94 

p 

mm 

mm 

299 

iimi 

LR1000 

000027703711 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

300 

■HM 

Elilfif4 

LR1000 

000027703713 

06/22/94 

p 

mm 

wm 

301 

KIILItJ 

WMm 

LR1000 

p 

mm 

mm 

302 

WifiVM 

RilPI 

LR1000 

000027703715 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

303 

»r«Hii 

LR1000 

000027703716 

07/07/94 

p 

mm 

mm 

304 

IHiPI 

LR1000 

p 

mm 

mm 

305 

E^ilAI4 

LR1000 

p 

mm 

mm 

306 

■Ikka 

LR1000 

000027800607 

06/28/94 

p 

mm 

B2B 

307 

KHHI 

yjaag 

LR1000 

000027800609 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

308 

KIMil 

tMa 

LR1000 

000027800610 

06/28/94 

p 

wm 

mm 

309 

KtkHcl 

LR1000 

p 

mm 

mm 

310 

im«M 

LR1000 

000027800705 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

311  ! 

KIMiM 

ESilAld 

LR1000 

000027800709 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

312 1 

bem 

EiSSlMI 

LR1000 

000027800713 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

313' 

11235 

ARM2 

LR1000 

000027800907 

06/28/94 

p 

N 

N 

314' 

11128 

ARM2 

LR1000 

000027800909 

06/28/94 

p 

N 

N 

315 

11137 

ARM2 

LR1000 

000027800910 

06/28/94 

p 

N 

N 

316 

mm 

LR1000 

000027800914 

06/28/94 

p 

mm 

B!B 

317 

Kr»HM 

w^]m 

LR1000 

p 

mm 

B2B 

318 

■IMkI 

LR1000 

000027803705 

p 

mm 

mm 

319 

LR1000 

000027803706 

07/07/94 

p 

wm 

i 

mm 

320 

masa 

WMm 

p 

mm 

mm 

321 

■Ffekbl 

Eliiia 

LR1000 

p 

wm 

mm 

322 

GilAEI 

LR1000 

p 

mm 

mm 

323 

■Fgiig 

rjiigg 

LR1000 

000027803711 

06/27/94 

p 

mm 

mm 

324 

Eilsi^ 

LR1000 

000027803712 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

325 

■nika 

WMm 

LR1000 

000027803713 

06/24/94 

p 

mm 

wm 

326 

Biiag 

LR1000 

000027803714 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

327 

1190 

ARM2 

LR1000 

000027803715 

p 

mm 

mm 

328 

iK^I 

LR1000 

000027803716 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

329 

LR1000 

000027803717 

07/01/94 

p 

N 

N 

330 

11526 

ARM2 

LR1000 

000027803718 

06/29/94 

p 

N 

N 

Appendix  1.5.1 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  ATS  TO  11  MONTHS 


1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

331 

9040 

ARM2 

LR1000 

000027903404 

07/08/94 

P 

N 

N 

332 

12402 

ARM2 

LR1000 

000027903405 

06/27/94 

P 

N 

N 

333 

p»i 

LR1000 

000027903406 

07/06/94 

P 

N 

N 

334 

Kim 

LR1000 

000027903407 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

335 

rj:iaa 

LR1000 

000027903408 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

336 

DE^ 

QilSa 

LR1000 

000027903409 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

337 

ARM2 

LR1000 

000027903410 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

338 

ARM2 

LR1000 

000027903410 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

339 

11081 

ARM2 

LR1000 

000027903411 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

340 

9423 

ARM2 

LR1000 

000027903412 

06/29/94 

P 

wm 

mm 

341 

11579 

ARM2 

LR1000 

000027903413 

06/30/94 

P 

mm 

wm 

342 

12400 

ARM2 

LR1000 

000027903414 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

343 

11518 

ARM2 

LR1000 

000027903415 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

344 

11661 

ARM2 

LR1000 

000027903416 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

345 

12728 

ARM2 

LR1000 

000027903417 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

346 

11052 

ARM2 

LR1000 

000027903418 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

347 

11256 

ARM2 

LR1000 

000027903904 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

348 

1231 

ARM2 

LR1000 

000027903905 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

349 

9266 

ARM2 

LR1000 

000027903906 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

350 

10517 

ARM2 

LR1000 

000027903907 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

351 

9111 

ARM2 

LR1000 

000027903907 

07/07/94 

P 

mm 

KB 

352 

12650 

ARM2 

LR1000 

000027903908 

07/06/94 

P 

mm 

wm 

353 

10413 

ARM2 

LR1000 

000027903909 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

354 

11474 

ARM2 

LR1000 

000027903909 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

355 

11027 

ARM2 

LR1000 

000027903910 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

356 

Esm 

LR1000 

000027903910 

06/27/94 

P 

mm 

wm 

357 

11101 

ARM2 

LR1000 

000027903911 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

358 

11202 

ARM2 

LR1000 

000027903911 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

359 

9370 

ARM2 

LR1000 

000027903912 

07/06/94 

P 

mm 

N 

360 

10314 

ARM2 

LR1000 

000027903913 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

361 

1218 

ARM2 

LR1000 

000027903913 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

362 

LR1000 

000027903914 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

363 

11182 

ARM2 

LR1000 

000027903914 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

364 

1659 

ARM2 

LR1000 

000027903915 

06/23/94 

P 

Y 

AT  PORT 

mm 

365 

9316 

ARM2 

LR1000 

000027903915 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

366 

9081 

ARM2 

LR1000 

000027903916 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

367 

9139 

ARM2 

LR1000 

000027903917 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

368 

10654 

ARM2 

LR1000 

000027903918 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

369 

1240 

ARM2 

LR1000 

000027904005 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

370 

9117 

ARM2 

LR1000 

000027904007 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

371 

11467 

ARM2 

LR1000 

000027904009 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

372 

12902 

ARM2 

LR1000 

000027904010 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

373 

11212 

ARM2 

LR1000 

000027904011 

06/28/94 

P  I 

mm 

mm 

374 

1217 

ARM2 

LR1000 

000027904013 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

375 

11186 

ARM2 

LR1000 

000027904014 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

376 

9325 

ARM2 

LR1000 

000027904015 

07/01/94 

P 

■a 

mm 

377 

9072 

ARM2 

LR1000 

000027904016 

07/07/94 

P 

wm 

MOLD 

mm 

378 

12636 

ARM2 

LR1000 

000027904017 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

379 

tMa 

LR1000 

000027904018 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

380 

10409 

ARM2 

LR1000 

000027904204 

07/06/94 

P  i 

mm 

wm 

381 

1235 

ARM2 

LR1000 

000027904205 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

382 

9115 

ARM2 

LR1000 

000027904207 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

383 

11465 

ARM2 

LR1000 

000027904209 

06/29/94 

P 

mm 

mm 

384 

12906 

ARM2 

LR1000 

000027904210 

06/27/94 

P  : 

mm 

mm 

385 

11207 

ARM2 

LR1000 

000027904211 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

386 

1221 

ARM2 

LR1000 

000027904213 

06/22/94 

P 

mm 

mm 

387 

11189 

ARM2 

LR1000 

000027904214 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

388 

ARM2 

LR1000 

000027904215 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

389 

9080 

ARM2 

LR1000 

000027904216 

07/07/94 

P 

mm 

mm 

390 

9144 

ARM2 

LR1000 

000027904217 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

391 

10653 

ARM2 

LR1000 

000027904218  | 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

392 

11227 

ARM2 

LR1000 

000027904607  i 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

393 

EEIEB 

ARM2 

LR1000 

000027904609  1 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

394 

11139 

ARM2 

LR1000 

000027904610 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

395 

11224 

ARM2 

LR1000 

000027904614 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

396 

11228 

ARM2 

LR1000 

000027904707 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

129 


Appendix  1 .5.1  REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

1 000  ML  LACTATEO  RINGERS  ARMY  Z 


_ [ 

MOLD  1 

MOISTURE 

i^nnwi 

Product  1 

Bag  Number  | 

Date  I 

Location 

EEHI 

■■HI 

HHII 

LliiJJl 

Y/N 

Description 

^■1 

^mm\ 

HI 

mmmmmmmm\ 

izn 

HH 

397 

mile] 

LR1000 

000027904709 

06/28/94 

■EH 

mm 

mm 

398 

mgg 

rjaaa 

LR1000 

000027904710 

06/28/94 

Hdl 

mm 

mm 

399 

■mRii 

LR1000 

000027904714 

06/28/94 

KB 

mm 

mm 

400 

KildBPi 

LR1000 

000027905009 

06/28/94 

■EB 

mm 

mm 

401 

lIMkll 

LR1000 

000027905010 

06/28/94 

mm 

mm 

402 

lll*M 

LR1000 

000027905207 

06/28/94 

MEB 

■a 

1 

403 

■QiQI 

rsm 

LR1000 

000027905209 

06/28/94 

KB 

mm 

mm 

404 

HIE-M 

isn 

LR1000 

000027905210 

06/28/94 

mm 

H 

405 

■fMEl 

Em 

LR1000 

000027905214 

06/28/94 

KB 

mm 

mm 

406 

■EIKI4 

rjnaa 

LR1000 

000028001712 

06/28/94 

mm 

^^B^^BBHHI 

mm 

407 

IEH*1 

LR1000 

000028002104 

06/28/94 

B3H 

mm 

mm 

408 

LR1000 

000028002106 

07/08/94 

mm 

mm 

409 

LR1000 

000028002107 

07/08/94 

KB 

mm 

mm 

410 

LR1000 

000028002108 

07/06/94 

bbi 

mm 

mm 

411 

ItiSlkl 

LR1000 

000028002109 

07106194 

p 

mm 

mm 

412 

iJsiBa 

LR1000 

000028002110 

06/28/94 

BBI 

mm 

mm 

413 

■HIM 

LR1000 

000028002111 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

414 

UdBa 

LR1000 

000028002112 

07/06/94 

H^ll 

mm 

mm 

415 

■[»!elM 

EEISa 

LR1000 

000028002113 

07/07/94 

bbii 

mm 

MOLD 

mm 

416 

■ikHI 

rjsiBia 

mm 

mm 

417 

LR1000 

000028002115 

06/23/94 

p 

mm 

mm 

418 

p 

Y 

MOLD 

mm 

419 

Qiisa 

LR1000 

000028002404 

07/06/94 

p 

mm, 

mm 

420 

ksh 

rJslAkI 

LR1000 

000028002406 

07/08/94 

p 

KB: 

mm 

421 

■Fgggi 

Em 

p 

wm. 

mm 

422 

K^ill 

LR1000 

p 

mm 

mm 

423 

■[»!**! 

LR1000 

p 

mm 

mm 

424 

rjiiAM 

LR1000 

p 

mm 

mm 

425 

LR1000 

000028002608 

07/08/94 

p 

mm 

mm 

426 

11055 

ARM2 

p 

N 

N 

427 

9277 

ARM2 

LR1000 

000028002610 

07/08/94 

p 

N 

N 

428 

12095 

ARM2 

LR1000 

000028002611 

06/30/94 

p 

N 

N 

4291 

9292 

ARM2 

LR1000 

000028002612 

07/08/94 

p 

N 

N 

430 

9038 

ARM2 

LR1000 

000028003004 

07/08/94 

p 

N 

N 

431 

12391 

ARM2 

LR1000 

000028003005 

06/27/94 

p 

N 

N 

432 

12739 

ARM2 

LR1000 

000028003006 

07/06/94 

p 

N 

N 

433 

11655 

ARM2 

LR1000 

000028003008 

07/01/94 

p 

N 

N 

434 

11500 

ARM2 

LR1000 

000028003009 

06/29/94 

p 

N 

N 

435 

9429 

ARM2 

LR1000 

000028003010 

06/30/94 

p 

N 

N 

436 

11071 

ARM2 

LR1000 

000028003011 

06/28/94 

p 

N 

N 

437 

9425 

ARM2 

LR1000 

000028003012 

06/29/94 

p 

N 

N 

438 

11576 

ARM2 

LR1000 

000028003013 

06/30/94 

p 

N 

N 

439 

12401 

ARM2 

LR1000 

000028003014 

06/27/94 

p 

N 

N 

440 

11515 

ARM2 

LR1000 

000028003015 

06/29/94 

p 

N 

N 

441 

w^z\m 

LR1000 

000028003016 

07/01/94 

p 

N 

mm 

442 

■iMM 

E^iisa 

LR1000 

000028003017 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

443 

■IH-M 

fJ:IAf4 

LR1000 

000028100509 

06/28/94 

p 

KB 

444 

BiMEi 

KIslAiJ 

LfllOOO 

000028100510 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

445 

■H«MI 

■ggAg 

LR1000 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

446 

■IW*i 

lasiAg 

LR1000 

p 

mm 

mm 

447 

■IkEH 

Rm 

LR1000 

p 

mm 

"mm 

448 

■II»1M 

B3Aa 

LR1000 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

449 

■llWi 

LR1000 

000028101112 

06/28/94 

p 

mm 

wm 

450 

UligEl 

rJ:IAl!] 

LR1000 

000028101704 

07/06/94 

p 

rn 

MOLD 

mm 

451 

KSlAa 

LB1000 

000028101704 

[■SHI 

mm 

mm 

452 

BslAa 

LR1000 

p 

mm 

mm 

453 

fJilAI:] 

LR1000 

1000028101706 

1  07/08/94 

p 

mm 

bhi^^hibhh 

mm 

454 

UdAa 

mm 

mm 

455 

K!£U 

fJ:IAa 

LR1000 

1000028101708 

1  07/08/94 

1  p 

mm 

HHIHBiHiiHH 

mm 

\'^^mmwmwmmm 

456 

LR1000 

IHSH 

mm 

mm 

IBHHBBKH 

457 

■MIM 

IWdAa 

LR1000 

000028101709 

07/06/94 

p 

mm 

bhmbbhhhi 

mm 

_ 

458 

■IW*I 

LR1000 

000028101709 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

459 

lfJ:IAa 

LR1000 

IHBH 

mm 

■21 

460 

■»tH:l 

iiasiAa 

LR1000 

1000028101710 

1  06/28/94 

p 

mm 

KB 

461 

■H*a 

IH3B 

mm 

KB 

462 

IBsISl 

1  LR1000 

p 

mm 

mm 
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_ [ 

MOLD 

MOISTURE 

NBRLl 

Site  1 

Product  1 

Bag  Number  | 

Date  I 

Over-| 

Location 

Leak  or 

EEBI 

^■1 

HHI 

LUiilJI 

Description 

Condensation 

^■1 

■■■I 

wmm\ 

I^H 

— 

_ 

463 

KicMI 

LR1000 

000028101712 

07/06/94 

HSHI 

mm 

m^mmm^^m\ 

KB 

464 

LR1000 

000028101712 

07/08/94 

mm 

^m^mmmmmm 

KB 

465 

PSIiPII 

HiHI 

wm 

_ 

BiB 

466 

06/28/94 

H3ii 

wm 

BiB 

467 

FJekTiKI 

LR1000 

000028101715 

06/23/94 

p 

N 

_NJ 

468 

man 

LR1000 

000028101718 

07104194 

p 

Y 

MOLD 

KB 

469 

Klim 

0:1APJ 

LR1000 

000028101904 

07/08/94 

mm 

KB 

470 

IkJcIild 

ri^iiAi4 

LR1000 

000028101905 

06/27/94 

mm 

KB 

471 

KM 

LR1000 

000028101906 

07/06/94 

wm 

_ 

KB 

472 

Ki^lAU 

LR1000 

000028101907 

07/05/94 

wm 

KB 

473 

LR1000 

000028101908 

07/01/94 

■yil 

mm 

KB 

474 

ilEH'l 

KM 

LR1000 

000028101909 

mm 

BiB 

475 

LR1000 

000028101910 

06/30/94 

mm 

BiB 

476 

llliU:! 

rjiiaa 

LR1000 

000028101911 

06/28/94 

Mslll 

mm 

BiB 

477 

usinpi 

LR1000 

000028101912 

06/29/94 

mm 

kb 

478 

lIHiM 

Eisima 

LR1000 

000028101913 

06/30/94 

mm 

BiB 

479 

jjiiaa 

LR1000 

000028101914 

06/27/94 

p 

mm 

KB 

480 

npira 

udBPa 

LR1000 

000028101915 

06/29/94 

mm 

BiB 

481 

LR1000 

000028101916 

07/01/94 

■sH 

mm 

BiB 

482 

KMEI 

KM 

LR1000 

000028101917 

07/01/94 

mm 

BiB 

483 

■![•£!:] 

LR1000 

000028101918 

06/28/94 

HiH 

mm 

BiB 

484 

LR1000 

000028102104 

07/08/94 

P 

mm 

BiB 

485 

Vji:inia 

LR1000 

000028102105 

06/27/94 

P 

mm 

■M 

486 

iiiiiAa 

LR1000 

000028102106 

07/06/94 

P 

mm 

BiB 

487 

wMm 

LR1000 

000028102107 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

BiB 

488 

LR1000 

000028102108 

07/01/94 

P 

mm 

BiB 

489 

IIEMI 

lijiiAa 

LR1000 

000028102109 

06/29/94 

P 

KB 

BiB 

490 

tssm 

LR1000 

000028102110 

06/30/94 

P 

■iB 

BiB 

491 

LR1000 

000028102111 

06/28/94 

P 

KB 

BiB 

492 

Ei!i!A[3 

LR1000 

000028102112 

06/29/94 

P 

kb 

BiB 

493 

LR1000 

000028102113 

06/30/94 

P 

fl2B 

BiB 

494 

tisim 

000028102114 

06/27/94 

P 

mm 

BiB 

495 

11514 

ARM2 

LR1000 

000028102115 

06/29/94 

P 

kb 

BiB 

496 

w^z^m 

LR1000 

000028102116 

07/01/94 

P 

kb 

BiB 

497 

fJ:IAl!l 

LR1000 

000028102117 

07/01/94 

P 

BiB 

BiB 

498 

KUIAfa 

LR1000 

000028102118 

06/28/94 

P 

kb 

BiB 

499 

■IHM 

Rlziniil 

LR1000 

000028200409 

06/28/94 

P 

BiB 

BiB 

500 

m»kEi 

EsIKa 

LR1000 

000028200410 

06/28/94 

P 

BiB 

BiB 

501 

iiren 

rjiifil'-i 

LR1000 

06/28/94 

P 

BiB 

BiB 

502 

KIFJcUl 

P 

BiB 

BiB 

503 

LR1000 

000028200710 

06/28/94 

P 

BiB 

BiB 

504 

LR1000 

000028200809 

06/28/94 

P 

BiB 

IBiB 

505 

KlilAPJ 

P 

BiB 

IBiB 

506 

Kikm 

uaKa 

LR1000 

000028203404 

06/28/94 

P 

BiB 

IBiB 

507 

vjsini'j 

l_R1000 

000028203406 

07/08/94 

P 

BiB 

IBiB 

508 

niSB 

gJ:l«a 

LR1000 

000028203407 

07/08/94 

P 

N 

N 

509 

12651 

ARM2 

UR1000 

000028203408 

07/06/94 

P 

N 

N 

510 

10411 

ARM2 

LR1000 

000028203409 

07/06/94 

P 

N 

N 

511 

11025 

ARM2 

LR1000 

000028203410 

06/28/94 

P 

N 

N 

512 

ARM2 

LR1000 

000028203411 

06/28/94 

P 

N 

N 

513 

■F>Afe> 

LR1000 

miQB 

BiB 

BiB 

514 

KI»MM 

Ksiaa 

LR1000 

000028203413 

07/07/94 

p 

bsb 

BiB 

515 

■IH;I»I 

w^z}m 

LR1000 

000028203414 

06/28/94 

p 

BiB 

BiB 

HHHHHHIlHHi 

516 

fEigl 

ijagwa 

LR1000 

000028203415 

06/23/94 

p 

BiB 

Bil 

517 

iJsiBa 

LR1000 

000028203418 

07/04/94 

p 

mm 

MOLD 

Bil 

518 

vjiina 

LR1000 

000028204404 

06/28/94 

p 

mm 

Bil 

519 

BligiEI 

laasa 

mm 

Bil 

520 

WMm 

p 

mm 

Bil 

_ 

521 

miB 

BinifflM 

LR1000 

000028204411 

06/28/94 

p 

Bil 

121 

522 

Kilkl 

EElSa 

000028204412 

07/06/94 

p 

N 

N 

523 

10311 

ARM2 

LR1000 

000028204413 

07/07/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

524 

■IkEbi 

■■iKI 

II♦M.1.W;M.£E1E■ 

IIH^I 

N 

Bil 

525 

■HKIil 

fjsiAa 

LR1000 

1000028204417 

1  06/29/94 

1  P 

N 

Bil 

526 

iiwa 

N 

Bil 

■■BB^^MBK 

527 

BlWifl 

|m3E&l!l 

06/28/94 

p 

IBiB 

Bil 

528 

EH’Mig 

KM 

1  LR1000 

1 000028204506 

07/08/94 

p 

IBiB 

Bil 

I^BKB^KBH 
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_ [ 

MOLD 

MOISTURE 

NBRLI 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date  1 

Over-I 

Location 

Leak  or 

tsm 

■HI 

liliidJI 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

^m\ 

^■1 

gfEHi 

— 

— 

■■ 

529 

iPHiai 

LR1000 

000028204507 

07/08/94 

p 

mm 

KB 

530 

LR1000 

000028204508 

07/06/94 

BBHI 

mm 

kb 

531 

II*E1UI 

B3BI51 

LR1000 

000028204509 

07/06/94 

mm 

kb 

532 

npggi 

fMm 

LR1000 

000028204510 

06/28/94 

P  1 

wm 

HHBHBHBHHI 

kb 

533 

cnuiiii 

rJilAbl 

LR1000 

000028204511 

H3H 

mm 

kb 

534 

K.i;iaa 

LR1000 

000028204512 

07/06/94 

KlH 

tm 

kb 

535 

■515^1 

iiUlKbJ 

LR1000 

000028204513 

07/07/94 

■dM 

wm 

kb 

536 

iKFiini 

iJ:WRl 

LR1000 

000028204514 

06/28/94 

MjIH 

mm 

kb 

537 

■i^i 

Rm 

LR1000 

000028204515 

06/23/94 

■dH 

mm 

kb 

538 

rj:ina 

LR1000 

000028204518 

06/29/94 

mm 

kb 

539 

filSllTiKl 

LR1000 

000028301004 

07/08/94 

wm 

KB 

540 

LR1000 

000028301005 

06/27/94 

p  1 

mm 

kb 

541 

Biia 

LR1000 

000028301006 

07/06/94 

wm 

BIB 

542 

LR1000 

000028301007 

07/05/94 

■dM 

■■ 

KB 

543 

■■ 

BIB 

544 

IIE!:kl 

LR1000 

000028301009  | 

06/29/941 

KB 

BIB 

545 

rjiiaa 

LR1000 

KB 

BIB 

546 

KI:inpJ 

LR1000 

KB 

BIB 

547 

LR1000 

KB 

KB 

548 

KJ:iaei 

LR1000 

KB 

KB 

549 

vMtEia 

LR1000 

000028301014 

06/27/94 

■illi 

KB 

BIB 

550 

luaic] 

iJdaai 

LR1000 

000028301015 

06/29/94 

mm 

KB 

551 

■IKskll 

K.1:inP3 

LR1000 

000028301016 

07/01/94 

p 

mm 

■B 

552 

rJ:IAp!l 

LR1000 

000028301017 

07/01/94 

p 

mm 

■M 

553 

nPHi 

Bsisa 

LR1000 

000028301018 

06/28/94 

p 

KB 

BIB 

554 

iJsiAa 

LB1000 

p 

KB 

BIB 

555 

Eiasa 

LR1000 

07/08/94 

p 

KB 

BIB 

556 

rililfif'-l 

LR1000 

000028301308 

07/08/94 

p 

mm 

BIB 

557 

LR1000 

000028301309 

06/28/94 

p 

mm 

BIB 

558 

filSUTiFsl 

LR1000 

p 

mm 

BIB 

559 

LR1000 

p 

mm 

_ 

BIB 

560 

KfsI^RI 

LR1000 

07/08/94 

p 

mm 

BIB 

561 

iJslAM 

LR1000 

000028301504 

06/28/94 

p 

mm 

BIB 

562 

mwrua 

LR1000 

000028301506 

07/08/94 

p 

mm 

BIB 

563 

fJ:IAPJ 

LR1000 

000028301507 

07/08/94 

p 

mm 

BIB 

564 

WslAa 

LR1000 

000028301508 

07/06/94 

p 

mm 

BIB 

565 

Kt»nH 

U:IAa 

LR1000 

000028301509 

07/06/94 

p 

mm 

BIB 

566 

llWtfel 

U:IA'a 

LR1000 

000028301510 

06/28/94 

p 

mm 

BIB 

567 

lUMri 

LR1000 

p 

mm 

BIB 

568 

iitWJ 

LR1000 

000028301512 

07/06/94 

p 

mm 

BIB 

569 

iiJilAa 

000028301513 

07/07/94 

p 

wm 

BIB 

570 

liilitAa 

LR1000 

000028301514 

06/28/94 

p 

mm 

:bib 

571 

■t;Ml 

p 

mm 

BIB 

572 

mUtVbi 

iJiiAa 

LR1000 

000028302104 

07/08/94 

p 

mm 

BIB 

573 

iJ:lAa 

LR1000 

000028302105 

06/27/94 

p 

mm 

BIB 

574 

LR1000 

000028302106 

07/06/94 

p 

mm 

BIB 

575 

mmm 

Kiasa 

LR1000 

000028302107 

IHQH 

mm 

mm 

576 

WaARl 

LR1000 

000028302108 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

577 

■lEbM 

rj:(Aia 

LR1000 

000028302109 

06/29/94 

p 

mm 

wm 

578 

■;EHri 

WsiAa 

LR1000 

000028302110 

06/29/94 

p 

mm 

wm 

579 

mutna 

KJslAa 

mm 

wm 

580 

liJslAa 

LR1000 

000028302112 

06/29/94 

p 

mm 

mm 

581 

■iKr#i 

fJ:IAa 

LR1000 

000028302113 

06/30/94 

p 

mm 

HHHHHIHBHi 

BS 

582 

wsiAa 

LR1000 

000028302114 

06/27/94 

p 

mm 

BIB 

583 

HKM 

tJ:IAgl 

LR1000 

000028302115 

06/29/94 

p 

mm 

wm 

584 

IfJdAbI 

LR1000 

000028302116 

07/01/94 

p 

mm 

wm 

585 

IMW 

iJ:IARI 

LR1000 

000028302117 

07/01/94 

p 

mm 

mm 

586 

LR1000 

000028302709 

06/28/94 

p 

wm 

mm 

587 

DOB 

LR1000 

000028302710 

06/28/94 

p 

wm 

mm 

588 

KIMcbl 

li1:IAa 

im^i 

mm 

mm 

589 

tJ;1A« 

p 

mm 

wm 

590 

KIMhI 

LR1000 

000028400210 

1  06/28/94 

p 

mm 

mm 

591 

liJdAM 

LR1000 

IHiH 

Y 

MOLD 

bb 

592 

LRIOOO" 

000028403506 

07/08/94 

p 

N 

BB 

593 

m:yM 

LR1000 

000028403508 

07/08/94 

p 

IBS! 

BB 

594 

LRIOOO 

000028403509 

06/28/94 

p 

UL- 
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MOLD 

MOISTURE  1 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AiyPL 

595 

9274 

ARM2 

LR1000 

000028403510 

07/08/94 

P 

N 

N 

596 

12094 

ARM2 

LR1000 

000028403511 

06/30/94 

P 

N 

N 

597 

9293 

ARM2 

LR1000 

000028403512 

07/08/94 

P 

N 

mm 

598 

10622 

ARM2 

LR1000 

000028403704 

07/06/94 

P 

MOLD 

Km 

599 

9221 

ARM2 

LR1000 

000028403706 

07/08/94 

P 

■£■ 

mm 

600 

9269 

ARM2 

LR1000 

000028403708 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

601 

11056 

ARM2 

LR1000 

000028403709 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

602 

9278 

ARM2 

LR1000 

000028403710 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

603 

12096 

ARM2 

LR1000 

000028403711 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

604 

9295 

ARM2 

LRIOOb 

000028403712 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

605 

11258 

ARM2 

LR1000 

000028404204 

06/28/94 

mm 

mm 

606 

11266 

ARM2 

LR1000 

000028404204 

06/28/94 

mm 

mm 

607 

9268 

ARM2 

LR1000 

000028404206 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

608 

12702 

ARM2 

LR1000 

000028404206 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

609 

10514 

ARM2 

LR1000 

000028404207 

07/08/94 

mm 

mm 

610 

10508 

ARM2 

LR1000 

000028404207 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

611 

■ilMI 

rjiiaa 

LR1000 

000028404208 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

612 

9163 

ARM2 

LR1000 

000028404208 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

613 

10418 

ARM2 

LR1000 

000028404209 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

614 

10421 

ARM2 

LR1000 

000028404209 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

615 

11031 

ARM2 

LR1000 

000028404210 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

616 

11026 

ARM2 

LR1000 

000028404210 

06/28/94 

p 

mm 

mm 

617 

11110 

ARM2 

LR1000 

000028404211 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

618 

11108 

ARM2 

LR1000 

000028404211 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

619 

9369 

ARM2 

LR1000 

000028404212 

07/06/94 

P 

mm 

wm 

620 

9374 

ARM2 

LR1000 

000028404212 

07/06/94 

p 

mm 

mm 

621 

10424 

ARM2 

LR1000 

000028404213 

07/07/94 

P 

Kl 

wm 

622 

9067 

ARM2 

LR1000 

000028404213 

07/07/94 

p 

mm 

mm 

623 

11255 

LR1000 

000028404214 

06/28/94 

P 

wm 

mm 

624 

11259 

ARM2 

LR1000 

000028404214 

06/28/94 

P 

KB 

mm 

625 

1667 

ARM2 

LR1000 

000028404215 

06/23/94 

P 

mm 

mm 

626 

1666 

ARM2 

LR1000 

000028404215 

06/23/94 

P 

mm 

mm 

627 

9179 

ARM2 

LR1000 

000028404218 

07/04/94 

P 

mm 

mm 

628 

9189 

ARM2 

LR1000 

000028404218 

06/29/94 

p 

mm 

mm 

629 

11257 

ARM2 

LR1000 

000028500504 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

630 

12705 

ARM2 

LR1000 

000028500506 

07/08/94 

p 

Kfl 

mm 

631 

10512 

ARM2 

LR1000 

000028500507 

07/08/94 

p 

mm 

mm 

632 

9159 

ARM2 

LR1000 

000028500508 

07/06/94 

P 

mm 

wm 

633 

10420 

ARM2 

LR1000 

000028500509 

07/06/94 

P 

mm 

wm 

634 

11035 

ARM2 

LR1000 

000028500510 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

635 

11111 

ARM2 

LBIOOO 

000028500511 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

636 

9120 

ARM2 

LR1000 

000028500512 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

637 

10313 

ARM2 

LR1000 

000028500513 

07/07/94 

P 

Y 

MOLD 

wm 

638 

11250 

ARM2 

LR1000 

000028500514 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

639 

1668 

ARM2 

LR1000 

000028500515 

06/23/94 

p 

mm 

wm 

640' 

12674 

ARM2 

LR1000 

000028500518 

07/01/94 

P 

Y 

MOLD 

'wm 

641 

11273 

ARM2 

LR1000 

000028500804 

06/28/94 

p 

mm 

iB2B 

642 

fJsI7i]3 

LR1000 

000028500806 

07/08/94 

P 

Y 

MOLD 

IKB 

643 

LR1000 

000028500807 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

644 

■Kifia 

LR1000 

000028500808 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

645 

LR1000 

000028500809 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

646 

HWtKI 

LR1000 

000028500810 

06/28/94 

P 

iB2B 

wm 

647 

LR1000 

000028500811 

06/28/94 

P 

'■mm 

mm 

648 

EKl 

ARM2 

LR1000 

000028500812 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

649 

■  KMBl 

LR1000 

000028500813 

07/07/94 

P 

mm 

B2B 

650 

LR1000 

000028500814 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

651 

LR1000 

000028500815 

06/23/94 

p 

mm 

mm 

652 

LRIOOO 

000028504612 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

653 

BEES] 

LR1000 

000028504809 

06/28/94 

P 

\mm 

wm 

654 

11019 

ARM2 

LRIOOO 

000028504810 

06/28/94 

P 

N 

N 

655 

11133 

ARM2 

LR1000 

000028504812 

06/28/94 

P 

N 

N 

656 

11134 

ARM2 

LRIOOO 

000028504912 

06/28/94 

P 

N 

N 

657 

11145 

ARM2 

LRIOOO 

000028505010 

06/28/94 

P 

N 

N 

658 

11221 

ARM2 

LRIOOO 

000028505014 

06/28/94 

P 

N 

N 

659 

11264 

ARM2 

LRIOOO 

000028505504 

06/28/94 

P 

N 

N 

660 

9265 

ARM2 

LRIOOO 

000028505506 

07/08/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE  1 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Description 

Leak  or 
Condensation 

_ 

HH 

■■ 

^■BBKIKHB 

661 

rsn 

LR1000 

000028505507 

07/08/94 

P 

KB 

B2B 

662 

LR1000 

P 

mm 

Bifl 

663 

LR1000 

P 

mm 

BiB 

664 

LR1000 

P 

mm 

B2B 

665 

rj:l7i]3 

LR1000 

000028505511 

06/28/94 

P 

mm 

BU 

666 

LRIOOO 

000028505512 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

667 

KlsinFil 

LR1000 

000028505513 

07/07/94 

P 

wm 

mm 

668 

HkZEl 

RlimFI 

LR1000 

000028505514 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

669 

wMm 

UllOOO 

000028505515 

06/23/94 

P 

mm 

mm 

670 

raiPi 

LR1000 

000028505518 

07/04/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

671 

LR1000 

000028601109 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

672 

■IWM 

LR1000 

000028601110 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

673 

KIWail 

LR1000 

000127003505 

06/28/94 

P 

mm 

BBI 

674 

LR1000 

000127003509 

06/28/94 

P 

mm 

fl!B 

675 

LR1000 

P 

mm 

■01 

676 

■IkkM 

uriJig 

LR1000  1 

P 

mm 

mm 

677 

■HkM 

RlilPI 

LR1000  1 

000127800609 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

678 

■HEM 

LR1000 

000127800610 

06/28/94 

P 

mm 

mm 

679 

IJilAf'-l 

liRIOOO 

000127800614 

06/28/94 

P 

mm 

wm 

680 

yjriflM 

LR1000 

000413204015 

06/23/94 

P 

BiB 

NO  OVERWRAP 

mm 

681 

yj:iaa 

LR1000 

P 

B£B 

mm 

682 

EliPI 

LR1000 

P 

BiB 

mm 

683 

yjiiBM 

LR1000 

444415400915 

06/23/94 

P 

mm 

wm 

684 

idsiMl 

LR1000 

444416302015 

06/23/94 

P 

N 

wm 

NO.  OF  BAGS  wrm  MOLD:  30 


MOISTURE:  1 
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500  ML  LACTATED  RINGERS 


ARMY  2 


MOLD 


MOISTURE 


8579  ARM2 


8545  ARM2 


8639  ARM2 


11149 


7019 1  ARM2 


7007  ARM2 


7126 


10520 


21  10601 


1275  ARM2 


7144  ARM2 


7035  ARM2 


7112  ARM2 


11155  ARM2 


11640  ARM2 


10108  ARM2 


12369  ARM2 


12383  ARM2 

31  7677  ARM2 

32  8652  ARM2 

33  7658  ARM2 

34  8613  ARM2 

35  7591  ARM2 

36  11004  ARM2 

37  12482  ARM2 

38  8590  ARM2 

39  11480  ARM2 

40  8288  ARM2 

41  8625  ARM2 

42  8578  ARM2 

43  8542  ARM2 

44  8638  ARM2 

45  12380  ARM2 


46  7681  ARM2 

47  8651  ARM2 

48  7669  ARM2 

49  8609  ARM2 

50  7596  ARM2 


000026904111 


000026904112 


000026904113 


000026904114 


000026904115 


000026904116 


000026904117 


000026904118 


000026904404 


000026904406 


000026904408 


000026904409 


000026904410 


00002690441 1 


000026904412 


000026904413 


000026904414 


000026904415 


000026904416 


000026904417 


000026904418 


000027000504 


000027000505 


07/30/94 


08/03/94 


08/03/94 


08/03/94 


08/03/94 


06/28/94  N/A 


07/13/94 


07/13/94 


07/13/94 


07/05/94 


07/06/94 


N 

N 

MOLD 

N 

N 

N 

N 

N 

07/24/94 


08/03/94 


000027000507 


000027000508 


000027000510 
00002700051 1 


000027000514 


06/22/94  N/A  N 


07/13/94 


07/13/94 


07/13/94 


07/06/94 


06/27/94  N/A  N 


06/27/94 


07/24/94 


06/28/94 1  N/A 


06/27/94  N/A 


08/03/94 


06/29/94  N/A 


07/30/94 


000027000516 


000027000517 

000027000518 


000027000604 


000027000605 


7 


000027000608 


000027000609 


08/03/94 


08/03/94 


07/24/94 


08/04/94 


07/24/94 


08/03/94 


N 

MOLD 

N 

N 

MOLD 

N 

N 

AT  BOTTOM 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

61 

7675 

ARM2 

LR500 

000027101505 

07/24/94 

P 

N 

N 

62 

8641 

ARM2 

LR500 

000027101506 

08/03/94 

A 

N 

N 

63 

7666 

ARM2 

LR500 

000027101507 

07/24/94 

P 

N 

N 

64 

ARM2 

LR500 

000027101508 

08/03/94 

A 

N 

■a 

65 

ARM2 

LR500 

000027101509 

07/24/94 

P 

N 

■a 

66 

000027101510 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

67 

12490 

ARM2 

000027101511 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

68 

8588 

ARM2 

LR500 

000027101512 

08/03/94 

A 

mm 

■a 

69 

11477 

ARM2 

000027101513 

06/29/94 

mm 

■a 

70 

8287 

ARM2 

LR500 

000027101514 

07/30/94 

A 

N 

■a 

71 

8626 

ARM2 

LR500 

000027101515 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

■a 

72 

8577 

ARM2 

LR500 

000027101516 

08/03/94 

A 

N 

■a 

73 

8538 

ARM2 

LR500 

000027101517 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

■a 

74 

8635 

ARM2 

LR500 

000027101518 

08/03/94 

A 

N 

■a 

75 

7020 

ARM2 

LR500 

000027204505 

07/13/94 

P 

N 

■a 

76 

7003 

ARM2 

LR500 

000027204506 

07/13/94 

P 

Y 

DISCOLORATION  AT  TIP 

N 

77 

7124 

ARM2 

LR500 

000027204508 

07/13/94 

P 

N 

N 

78 

10528 

ARM2 

LR500 

000027204509 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

79 

10607 

ARM2 

LR500 

000027204510 

07/06/94 

P 

N 

■a 

80 

1274 

ARM2 

LR500 

00002720451 1 

06/22/94 

N/A 

N 

■a 

81 

7141 

ARM2 

LR500 

000027204512 

07/13/94 

P 

N 

■a 

82 

7026 

ARM2 

LR500 

000027204513 

07/13/94 

P 

N 

■a 

83 

7119 

ARM2 

LR500 

000027204514 

07/13/94 

P 

N 

■a 

84 

11165 

ARM2 

LR500 

000027204515 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

85 

11645 

ARM2 

LR500 

000027204516 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

86 

10104 

WMM 

LR500 

000027204517 

07/06/94 

P 

N 

■a 

87 

12375 

LR500 

000027204518 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

88 

11406 

ARM2 

LR500 

000027300707 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

89 

12396 

ARM2 

LR500 

000027305104 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

90 

7670 

ARM2 

LR500 

000027305105 

07/24/94 

P 

N 

■a 

91 

8649 

ARM2 

000027305106 

08/03/94 

A 

N 

N 

92 

7662 

000027305107 

07/24/94 

P 

N 

N 

93 

8615 

ARM2 

000027305108 

08/03/94 

A 

N 

■a 

94 

7593 

■d^EH 

000027305109 

07/24/94 

P 

N 

■a 

95 

11008 

000027305110 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

96 

12494 

ARM2 

LR500 

0000273051 1 1 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

97 

8584 

ARM2 

LR500 

000027305112 

08/03/94 

A 

N 

■a 

98 

11494 

ARM2 

LR500 

000027305113 

06/29/94 

N/A 

mm 

■a 

99 

8283 

LR500 

000027305114 

07/30/94 

A 

N 

N 

100 

8619 

LR500 

000027305115 

08/03/94 

A 

N 

N 

101 

8571 

LR500 

000027305116 

08/03/94 

A 

N 

N 

102 

8535 

LR500 

000027305117 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

103 

8634 

ARM2 

LR500 

000027305118 

08/03/94 

A 

N 

■a 

104 

12448 

ARM2 

LR500 

000027402804 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

105 

11062 

ARM2 

LR500 

000027402805 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

106 

7209 

000027402806 

07/19/94 

P 

N 

■a 

107 

7184 

■liSSEH 

000027402807 

07/19/94 

P 

N 

■a 

108 

11446 

ARM2 

LR500 

000027402808 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

109 

11422 

ARM2 

LR500 

000027402809 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

110 

11599 

ARM2 

LR500 

000027402810 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

111 

11407 

ARM2 

LR500 

00002740281 1 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

112 

10504 

ARM2 

LR500 

000027402812 

07/08/94 

P 

N 

■a 

113 

12613 

ARM2 

LR500 

000027402813 

07/08/94 

N/A 

N 

■a 

114 

10484 

ARM2 

LR500 

000027402814 

07/08/94 

P 

N 

■a 

115 

12710 

ARM2 

LR500 

000027402815 

07/08/94 

N/A 

N 

■a 

116 

1297 

ARM2 

LR500 

000027402816 

06/22/94 

N/A 

N 

mm 

117 

11611 

ARM2 

LR500 

000027402817 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

118 

1  11495 

ARM2 

LR500 

000027402818 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

119 

i  12390 

000027403104 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

120 

7672 

ARM2 

LR500 

000027403105 

07/24/94 

P 

N 

N 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE 

rrnoi 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

■■ 

■Hi 

■■H 

nnnmiEiiiiii 

■■■ 

H 

mull 

121 

8647 

ARM2 

000027403106 

08/03/94 

■B 

122 

7663 

ARM2 

LR500 

000027403107 

07/24/94 

p 

N 

N 

123 

8607 

ARM2 

LR500 

000027403108 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

124 

7595 

ARM2 

LR500 

000027403109 

07/24/94 

P 

N 

N 

125 

11011 

ARM2 

LR500 

000027403110 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

126 

12488 

ARM2 

LR500 

0000274031 1 1 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

127 

8585 

ARM2 

LR500 

000027403112 

08/03/94 

A 

N 

N 

128 

11486 

ARM2 

LR500 

000027403113 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

129 

8290 

ARM2 

LR500 

000027403114 

07/30/94 

A 

N 

130 

8622 

ARM2 

LR500 

000027403115 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

131 

8574 

ARM2 

LR500 

000027403116 

08/03/94 

A 

N 

mm 

132 

8537 

ARM2 

LR500 

000027403117 

08/03/94 

A 

N 

N 

133 

8629 

ARM2 

LR500 

000027403118 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

WEm 

134 

11151 

ARM2 

LR500 

000027403504 

06/28/94 

N/A 

N 

WEm 

135 

11143 

ARM2 

LR500 

000027403504 

06/28/94 

N/A 

N 

WEm 

136 

7017 

ARM2 

LR500 

000027403505 

07/13/94 

P 

N 

mm 

137 

7021 

ARM2 

LR500 

000027403505 

07/13/94 

P 

N 

mm 

138 

7011 

ARM2 

LR50C 

000027403506 

07/13/94 

P 

N 

mm 

139 

7010 

ARM2 

LR500 

000027403506 

07/13/94 

P 

N 

mm 

140 

7121 

ARM2 

LR500 

000027403508 

07/13/94 

P 

N 

mm 

141 

7127 

ARM2 

LR500 

000027403508 

07/13/94 

P 

N 

mm 

142 

10525 

ARM2 

LR500 

000027403509 

07/05/94 

P 

N 

mm 

143 

10526 

ARM2 

LR500 

000027403509 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

144 

10599 

ARM2 

LR500 

000027403510 

07/06/94 

P 

N 

mm 

145 

10605 

ARM2 

LR500 

000027403510 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

146 

1267 

ARM2 

LR500 

00002740351 1 

06/22/94 

N/A 

N 

mm 

147 

1270 

ARM2 

LR500 

00002740351 1 

06/22/94 

N/A 

N 

mm 

148 

7134 

ARM2 

LR500 

000027403512 

07/13/94 

P 

N 

mm 

149 

7135 

ARM2 

LR500 

000027403512 

07/13/94 

P 

N 

mm 

150 

7030 

ARM2 

LR500 

000027403513 

07/13/94 

P 

N 

mm 

151 

7025 

ARM2 

LR500 

000027403513 

07/13/94 

P 

mm 

mm 

152 

7110 

ARM2 

LR500 

000027403514 

07/13/94 

P 

N 

mm 

153 

7114 

ARM2 

LR500 

000027403514 

07/13/94 

P 

N 

mm 

154 

11161 

ARM2 

LR500 

000027403515 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

155 

11157 

ARM2 

LR500 

000027403515 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

156 

11650 

ARM2 

LR500 

000027403516 

07/01/94 

mm 

WEm 

m 

ARM2 

LR500 

000027403516 

07/01/94 

N/A 

N 

mm 

Era 

ARM2 

000027403517 

07/06/94 

N/A 

WEm 

mm 

tm 

12665 

ARM2 

LR500 

000027403517 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

160 

12373 

ARM2 

000027403518 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

161 

12370 

ARM2 

LR500 

000027403518 

06/27/94  ^ 

N/A 

N 

wm 

162 

11144 

ARM2 

LR500 

000027502504 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

163 

7022 

ARM2 

LR500 

000027502505 

07/13/94! 

P 

Y 

MOLD  AT  TIP 

mm 

164 

7005 

ARM2 

LR500 

000027502506 

07/13/94 

P 

N 

mm 

165 

7125 

ARM2 

LR500 

000027502508 

07/13/94 

P 

N 

! 

mm 

166 

10522 

ARM2 

LR500 

000027502509 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

167 

10598 

ARM2 

LR500 

000027502510 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

168 

1273 

ARM2 

LR500 

000027502511 

06/22/94 

N/A 

N 

mm 

169 

7142 

ARM2 

LR500 

000027502512 

07/13/94 

P 

N 

^mm 

170 

7031 

ARM2 

LR500 

000027502513 

07/13/94 

P 

N 

171 

7118 

ARM2 

LR500 

000027502514 

07/13/94 

P 

N 

"mm 

172 

11158 

ARM2 

LR500 

000027502515 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

173 

11646 

ARM2 

LR500 

000027502516 

07/01/94 

N/A 

N 

mm 

174 

12666 

ARM2 

LR500 

000027502517 

07/06/94 

N/A 

N 

■B 

175 

12367 

ARM2 

LR500 

000027502518 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

176 

11150 

ARM2 

LR500 

000027503104 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

177 

7014 

ARM2 

LR500 

000027503105 

07/13/94 

P 

N 

mm 

178 

7012 

ARM2 

LR500 

000027503106 

07/13/94 

P 

N 

WEm 

179 

7123 

ARM2 

LR500 

000027503108 

07/13/94 

P 

N 

\  N 

180 

10530 

ARM2 

LR500 

000027503109 

07/05/94 

P 

IBB 

\mm 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

181 

10606 

ARM2 

LR500 

000027503110 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

182 

1266 

ARM2 

000027503111 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

183 

7136 

ARM2 

000027503112 

P 

mm 

N 

184 

7033 

ARM2 

000027503113 

07/13/94 

P 

mm 

MOLD  AT  PORT 

N 

185 

7113 

ARM2 

LR500 

000027503114 

07/13/94 

P 

Y 

DISCOLORATION 

N 

186 

11156 

ARM2 

LR500 

000027503115 

06/28/94 

N/A 

■■ 

N 

187 

11649 

ARM2 

LR500 

000027503116 

07/01/94 

N/A 

mm 

N 

188 

12667 

ARM2 

LR500 

000027503117 

07/06/94 

N/A 

mm 

N 

189 

12371 

ARM2 

000027503118 

06/27/94 

N/A 

■n 

N 

190 

7018 

ARM2 

000027503205 

07/13/94 

P 

Y 

MOLD  ON  BAG 

N 

191 

7008 

ARM2 

000027503206 

07/13/94 

P 

Y 

DISCOLORATION  AT  TIP 

N 

192 

7129 

ARM2 

LR500 

000027503208 

07/13/94 

P 

mm 

N 

193 

10521 

ARM2 

000027503209 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

194 

10602 

ARM2 

000027503210 

P 

N 

N 

195 

1276 

WMJM 

LR500 

000027503211 

N/A 

mm 

mm 

196 

7140 

ARM2 

LR500 

000027503212 

07/13/94 

P 

mm 

N 

197 

7036 

ARM2 

LR500 

000027503213 

07/13/94 

P 

N 

Y 

LEAK 

198 

7120 

LR500 

000027503214 

07/13/94 

P 

mm 

mm 

199 

11154 

LR500 

000027503215 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

200 

LR500 

000027503216 

07/01/94 

N/A 

N 

201 

000027503217 

07/06/94 

N/A 

mm 

N 

202 

12368 

ARM2 

LRSOO 

000027503218 

06/27/94 

N/A 

mm 

N 

203 

7016 

ARM2 

LR500 

000027603305 

07/13/94 

P 

wm 

N 

204 

7006 

ARM2 

LR500 

000027603306 

07/13/94 

P 

mm 

N 

205 

7130 

ARM2 

LR500 

000027603308 

07/13/94 

P 

mm 

mm 

206 

10519 

ARM2 

LR500 

000027603309 

07/05/94 

P 

mm 

MOLD 

N 

207 

10600 

ARM2 

LR500 

000027603310 

P 

Y 

MOLD 

N 

208 

1265 

ARM2 

LR500 

00002760331 1 

06/22/94 

N/A 

mm 

WEm 

209 

7143 

ARM2 

LR500 

07/13/94 

P 

N 

N 

210 

7029 

ARM2 

LR500 

07/13/94 

P 

N 

N 

211 

7116 

ARM2 

LR500 

000027603314 

07/13/94 

P 

mm 

N 

212 

11159 

ARM2 

LR500 

000027603315 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

213 

11648 

ARM2 

LR500 

000027603316 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

214 

10107 

ARM2 

LR500 

000027603317 

07/06/94 

P 

N 

N 

215 

ARM2 

HDiSSH 

000027603318 

06/27/94 

N/A 

mm 

N 

216 

11142 

ARM2 

HESS&H 

000027603904 

06/28/94 

N/A 

WEm 

N 

217 

7024 

ARM2 

HESSHI 

000027603905 

07/13/94 

P 

mm 

N 

218 

7004 

ARM2 

HliStSlli 

000027603906 

07/13/94 

P 

mm 

mm 

219 

LR500 

P 

N 

N 

220 

ll«bfeg| 

■iliiAa 

000027603909 

07/05/94 

P 

N 

N 

221 

10596 

ARM2 

000027603910 

07/06/94 

P 

N 

N 

222 

1268 

ARM2 

HSSilSii 

000027603911 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

223 

ARM2 

000027603912 

07/13/94 

P 

N 

N 

224 

7034 

ARM2 

000027603913 

07/13/94 

P 

WEm 

N 

225 

000027603914 

07/13/94 

P 

mm 

N 

226 

HSSISH 

000027603915 

06/28/94 

N/A 

WEm 

N 

227: 

HESSH 

000027603916 

mm 

N 

228 

HESSEH 

000027603917 

07/06/94 

P 

N 

N 

229 

12376 

ARM2 

■eesssh 

000027603918 

06/27/94 

N/A 

mm 

N 

230 

ARM2 

LR500 

000027704004 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

231 

12385 

ARM2 

000027704004 

06/27/94 

N/A 

mm 

N 

232 

7013 

ARM2 

LR500 

000027704005 

P 

mm 

N 

233 

7676 

ARM2 

LR500 

000027704005 

P 

N 

N 

234 

7002 

ARM2 

LR500 

000027704006 

07/13/94 

P 

N 

N 

235 

8646 

ARM2 

LR500 

000027704006 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

236 

7660 

ARM2 

LR500 

000027704007 

07/24/94 

P 

mm 

N 

237 

8610 

ARM2 

LR500 

000027704008 

08/03/94 

A 

mm 

N 

238 

7128 

ARM2 

LR500 

000027704008 

07/13/94 

P 

N 

N 

239 

7592 

ARM2 

LR500 

000027704009 

P 

N 

N 

240 

10523 

ARM2 

LR500 

000027704009 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

241 

10603 

ARM2 

LR500 

000027704010 

07/06/94 

P 

N 

N 

11003 

ARM2 

LR500 

000027704010 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

12492 

ARM2 

LR500 

000027704011 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

244 

1271 

ARM2 

LR500 

000027704011 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

245 

8589 

ARM2 

LR500 

000027704012 

08/03/94 

A 

N 

N 

246 

7139 

ARM2 

LR500 

000027704012 

07/13/94 

P 

Y 

MOLD  ON  BAG 

mm 

247 

11478 

ARM2 

LR500 

000027704013 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

248 

7028 

ARM2 

LR500 

000027704013 

07/13/94 

P 

N 

N 

249 

8293 

ARM2 

LR500 

000027704014 

07/30/94 

P 

N 

■a 

250 

7117 

ARM2 

LR500 

000027704014 

07/13/94 

P 

N 

KB 

251 

8624 

ARM2 

LR500 

000027704015 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

252 

11162 

ARM2 

LR500 

000027704015 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

253 

11644 

ARM2 

000027704016 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

254 

8544 

ARM2 

LR500 

000027704016 

08/03/94 

A 

N 

N 

255 

12669 

ARM2 

LR500 

000027704017 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

256 

8539 

ARM2 

LR500 

000027704017 

08/03/94 

A 

N 

mm 

257 

8637 

ARM2 

LR500 

000027704018 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

258 

12374 

ARM2 

LR500 

000027704018 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

259 

12387 

ARM2 

LR500 

000027804404 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

260 

7673 

ARM2 

LR500 

000027804405 

07/24/94 

P 

N 

mm 

261 

8643 

ARM2 

LR500 

000027804406 

08/03/94 

A 

N 

mm 

262 

7664 

ARM2 

LR500 

000027804407 

07/24/94 

P 

N 

m 

263 

8608 

ARM2 

LR500 

000027804408 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

264 

7587 

ARM2 

LR500 

000027804409 

07/24/94 

P 

N 

mm 

265 

11010 

ARM2 

LR500 

000027804410 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

266 

12487 

ARM2 

LR500 

00002780441 1 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

267 

8583 

ARM2 

LR500 

000027804412 

08/03/94 

A 

N 

mm 

268 

11484 

ARM2 

LR500 

000027804413 

06/29/94 

N/A 

N 

mm 

269 

8286 

ARM2 

LR500 

000027804414 

07/30/94 

A 

Y 

MOLDS 

N 

270 

8620 

ARM2 

LR500 

000027804415 

08/03/94 

A 

N 

mm 

271 

8572 

ARM2 

LR500 

000027804416 

08/03/94 

A 

N 

mm 

272 

8536 

ARM2 

LR500 

000027804417 

08/03/94 

A 

N 

mm 

273 

8631 

ARM2 

LR500 

000027804418 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

274 

12389 

ARM2 

LR500 

000027804904 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

275 

7671 

ARM2 

LR500 

000027804905 

07/24/94 

P 

N 

Y 

LEAK 

276 

8650 

i  ARM2 

LR500 

000027804906 

08/03/94 

A 

N 

mm 

277 

7665 

ARM2 

LR500 

000027804907 

07/24/94 

P 

N 

wm 

278 

8614 

ARM2 

LR500 

000027804908 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

279 

7589 

ARM2 

LR500 

000027804909 

07/24/94 

P 

N 

mm 

280 

11002 

ARM2 

LR500 

000027804910 

06/28/94 

N/A 

N 

M?1i 

281 

12489 

ARM2 

LR500 

00002780491 1 

06/27/94 

N/A 

N 

■M! 

282 

8586 

ARM2 

LR500 

000027804912 

08/03/94 

A 

N 

mm 

283 

11487 

ARM2 

LR500 

000027804913 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

284 

8291 

ARM2 

LR500 

000027804914 

07/30/94 

A 

N 

N 

285 

8623 

ARM2 

LR500 

000027804915 

08/03/94 

A 

N 

N 

286 

8576 

ARM2 

LR500 

000027804916 

08/03/94 

A 

N 

■Oil 

287 

8541 

ARM2 

LR500 

000027804917 

08/03/94 

A 

N 

■a 

288 

8633 

ARM2 

LR500 

000027804918 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

289 

12382 

ARM2 

000027805204 

06/27/94 

N/A 

N 

N 

290 

7674 

ARM2 

LR500 

000027805205 

07/24/94 

P 

N 

N 

291 

8644 

ARM2 

LR500 

000027805206 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

292 

7668 

ARM2 

LR500 

000027805207 

07/24/94 

P 

N 

mm 

293 

8605 

ARM2 

LR500 

000027805208 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

294 

7588 

ARM2 

LR500 

000027805209 

07/24/94 

P 

N 

■a 

295 

11012 

ARM2 

LR500 

000027805210 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

296 

12491 

ARM2 

LR500 

000027805211 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

297 

8587 

ARM2 

LR500 

000027805212 

08/03/94 

A 

N 

■a 

298 

11488 

ARM2 

LR500 

000027805213 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

299 

8284 

ARM2 

LR500 

000027805214 

07/30/94 

A 

N 

■a 

300 

8621 

ARM2 

LR500 

000027805215 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

■a 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

301 

8575 

ARM2 

LR500 

000027805216 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

302 

8540 

ARM2 

LR500 

000027805217 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

N 

303 

LR500 

000027805218 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

■a 

304 

mama 

LR500 

000027901904 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

305 

LR500 

000027901905 

07/13/94 

P 

N 

N 

306 

7001 

ARM2 

LR500 

000027901906 

07/13/94 

P 

N 

N 

307 

7122 

ARM2 

LR500 

000027901908 

07/13/94 

P 

Y 

MOLD  ON  BAG 

N 

308 

10527 

ARM2 

LR500 

000027901909 

07/05/94 

P 

WEM 

■a 

309 

10597 

ARM2 

LR500 

000027901910 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

■a 

310 

1272 

ARM2 

LR500 

000027901911 

06/22/94 

N/A 

N 

■a 

311 

7138 

ARM2 

LR500 

000027901912 

07/13/94 

P 

N 

■a 

312 

7027 

ARM2 

LR500 

000027901913 

07/13/94 

P 

N 

■a 

313 

7115 

ARM2 

LR500 

000027901914 

07/13/94 

P 

Y 

■a 

314 

11163 

ARM2 

LR500 

000027901915 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

315 

11643 

ARM2 

LR500 

000027901916 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

316 

10105 

ARM2 

LR500 

000027901917 

07/06/94 

P 

N 

■a 

317 

12384 

ARM2 

LR500 

000027901918 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

318 

ARM2 

LR500 

000027902104 

06/28/94 

N/A 

mm 

■a 

319 

ARM2 

LR500 

000027902105 

07/13/94 

P 

N 

■a 

msi 

7009 

ARM2 

LR500 

000027902106 

07/13/94 

P 

N 

■a 

321 

7131 

ARM2 

000027902108 

07/13/94 

P 

N 

■a 

10529 

ARM2 

000027902109 

07/05/94 

P 

mm 

■a 

ARM2 

000027902110 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

324 

1269 

ARM2 

000027902111 

06/22/94 

N/A 

N 

■a 

325 

7133 

ARM2 

LR500 

000027902112 

07/13/94 

P 

N 

■a 

326 

7032 

Kiiai 

000027902113 

07/13/94 

P 

N 

■a 

7109 

000027902114 

07/13/94 

P 

N 

■a 

328 

11160 

ARM2 

LR500 

000027902115 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

329 

11647 

ARM2 

LR500 

000027902116 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

330 

10103 

ARM2 

LR500 

000027902117 

07/06/94 

P 

N 

■a 

331 

12378 

ARM2 

LR500 

000027902118 

06/27/94 

N/A 

mm 

■a 

332 

10193 

ARM2 

LR500 

000027902404 

07/01/94 

P 

N 

■a 

333 

11598 

ARM2 

000027902405 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

334 

11425 

ARM2 

000027902406 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

335 

11270 

ARM2 

000027902408 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

336 

10581 

ARM2 

LR500 

000027902409 

07/05/94 

P 

Y 

■a 

337 

10488 

ARM2 

LR500 

000027902410 

07/08/94 

P 

N 

■a 

338 

12723 

ARM2 

LR500 

000027902411 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

339 

12647 

ARM2 

LR500 

000027902412 

07/06/94 

N/A 

N 

■a 

340 

10089 

ARM2 

LR500 

000027902413 

07/06/94 

P 

N 

■a 

341 

7345 

ARM2 

LR500 

000027902414 

07/20/94 

P 

N 

■a 

342 

10161 

ARM2 

LR500 

000027902415 

07/01/94 

P 

N 

■a 

343 

10531 

ARM2 

LR500 

000027902416 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

■a 

344 

12681 

ARM2 

LR500 

000027902417 

07/08/94 

N/A 

N 

■a 

345 

10138 

ARM2 

LR500 

000027902418 

07/08/94 

P 

N 

■a 

346 

12450 

ARM2 

LR500 

000028004004 

06/27/94 

N/A 

N 

■a 

347 

11060 

ARM2 

LR500 

000028004005 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

348 

7212 

ARM2 

LR500 

000028004006 

07/19/94 

P 

N 

■a 

349 

7183 

ARM2 

LR500 

000028004007 

07/19/94 

P 

N 

■a 

350 

11435 

ARM2 

LR500 

000028004008 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

351 

11415 

EEiza 

000028004009 

06/29/94 

N/A 

KB 

■a 

352 

11602 

mama 

000028004010 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

353 

11411 

ARM2 

LR500 

000028004011 

06/29/94 

N/A 

■a 

354 

10503 

ARM2 

LR500 

000028004012 

07/08/94 

P 

N 

■a 

355 

12616 

ARM2 

LR500 

000028004013 

07/08/94 

N/A 

N 

■a 

356 

10483 

ARM2 

LR500 

000028004014 

07/08/94 

P 

N 

■a 

357 

12706 

ARM2 

LR500 

000028004015 

07/08/94 

N/A 

N 

■a 

358 

WMM 

000028004016 

06/22/94 

N/A 

N 

■a 

359 

11614 

ARM2 

LR500 

000028004017 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

360 

11496 

ARM2 

LR500 

000028004018 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

361 

1304 

ARM2 

LR500 

000028100601 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

362 

1306 

ARM2 

LR500 

000028101001 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

363 

11664 

ARM2 

LR500 

000028103904 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

364 

11590 

ARM2 

LR500 

000028103905 

06/30/94 

N/A 

N 

N 

365 

11427 

ARM2 

LR500 

000028103906 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

366 

11275 

ARM2 

LR500 

000028103908 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

367 

10495 

ARM2 

LR500 

000028103910 

07/08/94 

P 

N 

N 

368 

10165 

ARM2 

LR500 

000028103911 

07/01/94 

P 

N 

N 

369 

ARM2 

LR500 

000028103912 

07/06/94 

N/A 

N 

■a 

370 

ARM2 

LR500 

000028103913 

07/06/94 

P 

N 

N 

371 

ARM2 

000028103914 

07/20/94 

P 

N 

N 

372 

IQMl 

ARM2 

000028103915 

07/01/94 

P 

N 

■a 

373 

ARM2 

000028103916 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

■a 

374 

12626 

ARM2 

LR500 

000028103917 

07/08/94 

N/A 

N 

■a 

375 

10142 

ARM2 

LR500 

000028103918 

07/08/94 

P 

N 

■a 

376 

11666 

ARM2 

LR500 

000028104304 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

377 

11589 

ARM2 

LR500 

000028104305 

06/30/94 

N/A 

N 

■a 

378 

11424 

ARM2 

000028104306 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

379 

11268 

ARM2 

LR500 

000028104308 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

380 

10572 

ARM2 

LR500 

000028104309 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

381 

10493 

ARM2 

LR500 

000028104310 

P 

mm 

■a 

382 

10164 

ARM2 

LR500 

000028104311 

07/01/94 

P 

wm 

■a 

383 

12645 

ARM2 

LR500 

000028104312 

07/06/94 

mm 

■a 

384 

10085 

ARM2 

LR500 

000028104313 

07/06/94 

P 

mm 

■a 

385 

7335 

ARM2 

LR500 

000028104314 

07/20/94 

P 

N 

N 

386 

10539 

ARM2 

000028104316 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

387 

12625 

ARM2 

LR500 

000028104317 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

388 

10139 

ARM2 

LR500 

000028104318 

07/08/94 

P 

mm 

■a 

389 

12449 

ARM2 

LR500 

000028104504 

06/27/94 

■a 

390 

11063 

ARM2 

LR500 

000028104505 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

391 

7211 

ARM2 

LR500 

000028104506 

07/19/94 

P 

N 

N 

392 

7180 

ARM2 

LR500 

000028104507 

07/19/94 

P 

N 

N 

393 

11437 

ARM2 

LR500 

000028104508 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

394 

11414 

ARM2 

LR500 

000028104509 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

395 

11600 

ARM2 

LR500 

000028104510 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

396 

11408 

!  ARM2 

LR500 

000028104511 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

397 

10506 

1  ARM2 

LR500 

000028104512 

07/08/94 

P 

N 

N 

398 

12615 

i  ARM2 

LR500 

000028104513 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

399 

10486 

ARM2 

LR500 

000028104514 

07/08/94 

P 

N 

N 

400 

12708 

ARM2 

LR500 

000028104515 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

401 

1295 

ARM2 

LR500 

000028104516 

06/22/94 

N/A 

N 

■a 

402 

11613 

ARM2 

LR500 

000028104517 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

403 

11497 

ARM2 

LR500 

000028104518 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

404 

10196 

ARM2 

000028105004 

P 

N 

■a 

405 

10195 

ARM2 

LR500 

000028105004 

07/01/94 

P 

N 

■a: 

406 

11592 

ARM2 

LR500 

000028105005 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

407 

11595 

i  ARM2 

LR500 

000028105005 

07/01/94 

N/A 

N 

■a' 

408 

1  ARM2 

LR500 

000028105006 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

409 

11423 

ARM2 

LR500 

000028105006 

06/29/94 

N/A 

N 

■a 

410 

11284 

ARM2 

LR500 

000028105008 

06/28/94 

N/A 

N 

■a 

411 

11279 

1  ARM2 

N/A 

m 

■a 

412 

10578 

ARM2 

LR500 

000028105009 

07/05/94 

P 

N 

■a 

413 

10589 

ARM2 

LR500 

000028105009 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

■a 

414 

10167 

ARM2 

LR500 

000028105011 

07/01/94 

P 

N 

■a 

415 

12724 

ARM2 

LR500 

000028105011 

07/01/94 

N/A 

N 

■a 

416 

12644 

ARM2 

LR500 

000028105012 

07/06/94 

N/A 

N 

■a 

417 

10093 

WMim 

LR500 

000028105012 

07/06/94 

P 

N 

N 

418 

LR500 

000028105013 

07/06/94 

P 

N 

N 

419 

10082 

ARM2 

000028105013 

07/06/94 

P 

N 

N 

420 

ARM2 

000028105014 

07/20/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

1  Product 

Bag  Number 

1  Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

llTfili 

■■■ 

IK3Z?il 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

1  AL/PL 

^■1 

421 

CO 

1  ARM2 

LR500 

000028105014 

07/20/94 

P 

N 

N 

422 

LR500 

000028105015 

07/01/94 

P 

N 

N 

423 

1  10158 

ARM2 

LR500 

P 

mm 

N 

424 

ARM2 

000028105016 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

425 

10122 

ARM2 

000028105017 

07/08/94 

P 

N 

426 

LR500 

000028105017 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

427 

10133 

ARM2 

LR500 

000028105018 

07/08/94 

P 

N 

N 

428 

10573 

000028123909 

P 

Y 

MOLD 

N 

429 

10198 

ARM2 

LR500 

000028202204 

07/01/94 

P 

N 

N 

430 

11587 

ARM2 

LR500 

000028202205 

06/30/94 

mm 

N 

431 

11419 

ARM2 

LR500 

000028202206 

06/29/94 

mm 

N 

432 

11269 

ARM2 

000028202208 

06/28/94 

mm 

N 

433 

10574 

ARM2 

000028202209 

07/05/94 

P 

mm 

N 

434 

10492 

ARM2 

LR500 

000028202210 

07/08/94 

P 

mm 

N 

435 

12725 

ARM2 

LR500 

000028202211 

07/01/94 

N/A 

mm 

N 

436 

ARM2 

LR500 

000028202212 

07/06/94 

P 

mm 

N 

437 

EB 

ARM2 

000028202213 

07/06/94 

P 

mm 

N 

438 

7338 

ARM2 

000028202214 

P 

WEm 

N 

439 

000028202215 

P 

mm 

N 

440 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

441 

10123 

ARM2 

LR500 

000028202217 

07/08/94 

P 

KB 

N 

442 

10141 

ARM2 

LR500 

000028202218 

07/08/94 

P 

mm 

N 

443 

12439 

ARM2 

06/27/94 

N/A 

mm 

N 

444 

11061 

ARM2 

HDES33I 

000028202705 

06/28/94 

N/A 

mm 

N 

445 

7210 

ARM2 

000028202706 

07/19/94 

P 

wm 

N 

446 

7182 

ARM2 

LR500 

000028202707 

07/19/94 

P 

N 

N 

447 

11412 

ARM2 

000028202709 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

448 

11603 

ARM2 

000028202710 

N 

N 

449 

11409 

ARM2 

00002820271 1 

N 

N 

450 

10505 

ARM2 

LR500 

000028202712 

07/08/94 

P 

N 

N 

451 

12614 

ARM2 

LR500 

000028202713 

07/08/94 

N/A 

mm 

mm 

452 

10485 

ARM2 

LR500 

000028202714 

07/08/94 

P 

mm 

N 

453 

LR500 

000028202715 

07/08/94 

mm 

N 

454 

000028202716 

06/22/94 

N/A 

mm 

N 

455 

000028202717 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

456 

11498 

ARM2 

■E^EH 

000028202718 

mm 

N 

457 

11665 

ARM2. 

■E^EH 

000028202904 

07/01/94 

N/A 

mm 

N 

458 

ARM2 

000028202905 

06/30/94 

N/A 

N 

BZBI 

459 

11426 

ARM2 

LR500 

000028202906 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

460 

11283 

ARM2 

LR500 

000028202908 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

461 

10583 

ARM2 

000028202909 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

462 

10490 

ARM2 

000028202910 

07/08/94 

P 

N 

N 

463 

10162 

ARM2 

LR500 

000028202911 

WEmmi 

P 

N 

N 

464 

12643 

ARM2 

000028202912 

N/A 

N 

N 

465 

10086 

ARM2 

LR500 

000028202913 

P 

N 

N 

466 

7337 

ARM2 

■E^EH 

07/20/94 

P 

N 

N 

467 

10152 

ARM2 

■ESEH 

P 

N 

N 

468 

10532 

ARM2 

LR500 

000028202916 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

469 

10121 

ARM2 

LR500 

000028202917 

07I0BI94 

P 

N 

N 

470 

10134 

ARM2 

LR500 

P 

N 

N 

471 

12440 

ARM2 

N 

N 

472 

11059 

ARM2 

■E^EH 

000028304005 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

473 

7213 

ARM2 

LR500 

000028304006 

07/19/94 

mm\ 

N 

474 

7181 

ARM2 

LR500 

000028304007 

07/19/94 

^191 

wm\ 

N 

475 

11436 

ARM2 

000028304008 

06/29/94 

N/A 

mm\ 

N 

476 

11413 

ARM2 

000028304009 

06/29/94 

mm\ 

N 

477 

11601 

ARM2 

LR500 

000028304010 

07/01/94 

flSBI 

flSBI 

478 

11410 

ARM2 

LR500 

000028304011 

06/29/94 

msihm 

mm\ 

N 

479 

10507 

ARM2 

LR500 

000028304012 

mm\ 

N 

480 

12612 

ARM2 

LR500 

000028304013 

ME1 

mm\ 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

481 

10482 

ARM2 

LR500 

000028304014 

07/08/94 

P 

N 

N 

482 

12709 

ARM2 

LR500 

000028304015 

07/08/94 

N/A 

N 

N 

483 

1296 

ARM2 

LR500 

000028304016 

06/22/94 

N/A 

N 

■n 

484 

11612 

ARM2 

LR500 

000028304017 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

485 

11499 

ARM2 

LR500 

000028304018 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

486 

10197 

ARM2 

LR500 

000028305004 

07/01/94 

P 

N 

N 

487 

11593 

ARM2 

LR500 

000028305005 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

488 

11420 

ARM2 

LR500 

000028305006 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

489 

11277 

ARM2 

LR500 

000028305008 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

490 

10576 

ARM2 

LR500 

000028305009 

07/05/94 

P 

N 

491 

10166 

ARM2 

LR500 

000028305011 

07/01/94 

P 

N 

mm 

492 

10091 

ARM2 

LR500 

000028305012 

07/06/94 

P 

N 

mm 

493 

10087 

ARM2 

LR500 

000028305013 

07/06/94 

P 

N 

WEm 

494 

7344 

ARM2 

LR500 

000028305014 

07/20/94 

P 

N 

mm 

495 

10160 

ARM2 

LR500 

000028305015 

07/01/94 

P 

N 

mm 

496 

10533 

ARM2 

000028305016 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

497 

12623 

ARM2 

000028305017 

07/08/94 

N/A 

N 

mm 

498 

10136 

ARM2 

000028305018 

07/08/94 

P 

N 

mm 

499 

12388 

ARM2 

LR500 

000028402404 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

500 

7678 

ARM2 

LR500 

000028402405 

07/24/94 

P 

N 

mm 

501 

8642 

ARM2 

LR500 

000028402406 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

WEm 

502 

7659 

ARM2 

LR500 

000028402407 

07/24/94 

P 

N 

mm 

503 

8611 

ARM2 

LR500 

000028402408 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

504 

7594 

ARM2 

LR500 

000028402409 

07/24/94 

P 

N 

mm 

505 

11007 

ARM2 

LR500 

000028402410 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

506 

12495 

ARM2 

LR500 

000028402411 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

507 

8582 

ARM2 

LR500 

000028402412 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

508 

11485 

ARM2 

LR500 

000028402413 

06/29/94 

N/A 

N 

mm 

509 

8285 

ARM2 

LR500 

000028402414 

07/30/94 

A 

N 

mm 

510 

8618 

ARM2 

LR500 

000028402415 

08/03/94 

A 

N 

mm 

511 

8573 

ARM2 

LR500 

000028402416 

08/03/94 

A 

N 

mm 

512 

8534 

ARM2 

LR500 

000028402417 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

513 

8632 

ARM2 

LR500 

000028402418 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

514 

11668 

ARM2 

LR500 

000028402504 

07/01/94 

N/A 

N 

mm 

515 

11596 

ARM2 

LR500 

000028402505 

07/01/94 

mm 

mm 

516 

11421 

ARM2 

LR500 

000028402506 

06/29/94 

N/A 

N 

WEm 

517 

11274 

ARM2 

LR500 

000028402508 

06/28/94 

N/A 

N 

mm 

518 

10580 

ARM2 

LR500 

000028402509 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

WEm 

519 

10487 

ARM2 

LR500 

000028402510 

07/08/94 

P 

N 

mm 

520 

10168 

ARM2 

000028402511 

07/01/94 

P 

N 

mm 

521 

ARM2 

P 

N 

mm 

522 

12635 

ARM2 

LR500 

000028402513 

07/06/94 

N/A 

N 

mm 

523 

7342 

ARM2 

LR500 

000028402514 

mn^m 

P 

N 

mm 

524 

10156 

ARM2 

LR500 

000028402515 

07/01/94 

P 

N 

mm 

525 

10536 

ARM2 

LR500 

000028402516 

07/05/94 

P 

N 

WEm 

526 

10125 

ARM2 

LR500 

000028402517 

P 

N 

N 

527 

10137 

ARM2 

LR500 

000028402518 

07108194 

P 

N 

mm 

528 

11669 

ARM2 

LR500 

000028403304 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

529 

11594 

ARM2 

LR500 

000028403305 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

530 

11418 

ARM2 

LR500 

000028403306 

06/29/94 

N/A 

N 

N 

531 

11276 

ARM2 

LR500 

000028403308 

06/28/94 

N/A 

N 

N 

532 

10582 

ARM2 

LR500 

000028403309 

07/05/94 

P 

N 

N 

533 

10489 

ARM2 

LR500 

000028403310 

07/08/94 

P 

N 

N 

534 

12727 

ARM2 

LR500 

000028403311 

07/01/94 

N/A 

N 

N 

535 

10095 

ARM2 

LR500 

000028403312 

07/06/94 

P 

N 

N 

536 

12634 

ARM2 

LR500 

000028403313 

07/06/94 

N/A 

N 

N 

537 

7336 

ARM2 

LR500 

000028403314 

07/20/94 

P 

N 

N 

538 

10159 

ARM2 

LR500 

000028403315 

07/01/94 

P 

N 

N 

539 

10534 

ARM2 

HSiSSH 

000028403316 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

540 

(0 

CM 

O 

ARM2 

000028403317 

07/08/94 

P 

N 

N 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

541 

10144 

ARM2 

LR500 

000028403318 

07/08/94 

P 

N 

mm 

542 

12386 

ARM2 

LR500 

000028503404 

06/27/94 

N/A 

N 

mm 

543 

7680 

ARM2 

LR500 

000028503405 

07/24/94 

P 

N 

mm 

544 

8645 

ARM2 

LR500 

000028503406 

08/03/94 

A 

N 

mm 

545 

7661 

ARM2 

LR500 

000028503407 

07/24/94 

P 

mm 

mm 

546 

8606 

ARM2 

LR500 

000028503408 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

547 

7597 

ARM2 

LR500 

000028503409 

07/24/94 

P 

N 

mm 

548 

11009 

ARM2 

LR500 

000028503410 

06/28/94 

N/A 

mm 

mm 

549 

12493 

ARM2 

LR500 

000028503411 

06/27/94 

N/A 

mm 

mm 

550 

8581 

ARM2 

LR500 

000028503412 

08/03/94 

A 

mm 

mm 

551 

11483 

ARM2 

000028503413 

06/29/94 

N/A 

mm 

mm 

552 

8289 

ARM2 

LR500 

000028503414 

07/30/94 

A 

N 

mm 

553 

8617 

ARM2 

LR500 

000028503415 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

554 

8570 

ARM2 

LR500 

000028503416 

08/03/94 

A 

N 

N 

555 

8533 

ARM2 

000028503417 

08/03/94 

A 

m 

MOLD 

mm 

556 

8630 

ARM2 

000028503418 

08/03/94 

A 

Y 

MOLD 

mm 

557 

10194 

ARM2 

000028504004 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

558 

11597 

ARM2 

LR500 

000028504005 

07/01/94 

N/A 

mm 

mm 

559 

11434 

ARM2 

LR500 

000028504006 

06/29/94 

N/A 

mm 

mm 

560 

11278 

ARM2 

LR500 

000028504008 

06/28/94 

N/A 

mm 

mm 

561 

10579 

ARM2 

LR500 

000028504009 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

562 

10491 

ARM2 

LR500 

000028504010 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

563 

12726 

ARM2 

LR500 

000028504011 

07/01/94 

N/A 

mm 

wm 

564 

12646 

ARM2 

LR500 

000028504012 

07/06/94 

N/A 

WEm 

wm 

565 

10090 

ARM2 

LR500 

000028504013 

07/06/94 

P 

N 

mm 

566 

7346 

ARM2 

LR500 

000028504014 

07/20/94 

P 

mm 

mm 

567 

10154 

ARM2 

LR500 

000028504015 

07/01/94 

P 

mm 

mm 

568 

10540 

ARM2 

LR500 

000028504016 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

mm 

569 

12624 

ARM2 

LR500 

000028504017 

07/08/94 

N/A 

mm 

mm 

570 

10143 

ARM2 

LR500 

000028504018 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

571 

11667 

ARM2 

LR500 

000028504204 

07/01/94 

N/A 

mm 

mm 

572 

11591 

ARM2 

LR500 

000028504205 

06/30/94 

N/A 

wm 

mm 

573 

11433 

ARM2 

LR500 

000028504206 

06/29/94 

N/A 

mm 

mm 

574 

11285 

ARM2 

LR500 

000028504208 

06/28/94 

N/A 

N 

wm 

575 

10575 

ARM2 

LR500 

000028504209 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

wm 

576: 

10494 

ARM2 

P 

mm 

mm 

577; 

10163 

ARM2 

P 

mm 

wm 

578 

ARM2 

000028504212 

07/06/94 

P 

WEm 

mm 

579 

10081 

ARM2 

LR500 

000028504213 

07/06/94 

P 

wm 

mm 

580 

7340 

ARM2 

000028504214 

07/20/94 

P 

N 

mm 

581 

10151 

ARM2 

LR500 

000028504215 

07/01/94 

P 

N 

N 

582 

10537 

ARM2 

LR500 

000028504216 

07/05/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

583 

10124 

ARM2 

LR500 

000028504217 

07/08/94 

P 

N 

N 

584 

10140 

ARM2 

LR500 

000028504218 

07/08/94 

P 

N 

N 

585 

1310 

ARM2 

LR500 

000228000801 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

586 

1301 

ARM2 

LR500 

000228001201 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

587 

1305 

ARM2 

LR500 

000228100201 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

588 

1307 

ARM2 

LR500 

000228100301 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

589 

1302 

ARM2 

LR500 

000228100501 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

590 

1303 

ARM2 

LR500 

000228100701 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

591 

1308 

ARM2 

LR500 

000228100801 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

592 

1311 

ARM2 

LR500 

000228100901 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

593 

1309 

ARM2 

LR500 

000228101101 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

594 

1300 

ARM2 

LR500 

000228101301 

06/22/94 

N/A 

N 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  76 


MOISTURE:  2 
(LEAK:  2) 
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MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Location 

Leak  or 

No. 

wrap 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

1 

9024 

ARM2 

NA1000 

000026902006 

07/08/94 

P 

N 

N 

2 

11417 

ARM2 

NA1000 

000026902007 

06/29/94 

P 

N 

N 

3 

9434 

ARM2 

NA1000 

000026902008 

06/30/94 

P 

N 

N 

4 

ARM2 

NA1000 

000026902011 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

5 

12420 

ARM2 

NA1000 

000026902012 

06/27/94 

P 

N 

N 

6 

11573 

ARM2 

NA1000 

P 

N 

N 

7 

12454 

ARM2 

NA1000 

000026902016 

06/27/94 

P 

N 

N 

8 

12502 

ARM2 

NA1000 

000026902017 

06/27/94 

P 

N 

N 

9 

10375 

ARM2 

NA1000 

000026902018 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

10 

12458 

ARM2 

NA1000 

000027003104 

06/27/94 

P 

N 

N 

11 

10270 

ARM2 

NA1000 

000027003105 

07/01/94 

P 

mm 

N 

12 

1164 

ARM2 

NA1000 

000027003106 

06/22/94 

P 

N 

N 

13 

12419 

ARM2 

NA1000 

000027003108 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

14 

10282 

ARM2 

NA1000 

000027003111 

07/01/94 

P 

N 

N 

15 

11461 

ARM2 

NA1000 

000027003112 

06/29/94 

P 

N 

N 

16 

11623 

ARM2 

NA1000 

000027003113 

07/01/94 

P 

N 

N 

17 

11505 

ARM2 

NA1000 

000027003115 

06/29/94 

P 

N 

N 

18 

10223 

ARM2 

NA1000 

000027003116 

07/01/94 

P 

N 

N 

19 

12444 

ARM2 

NA1000 

000027003117 

06/27/94 

P 

N 

N 

20 

WEESa 

ARM2 

NA1000 

000027003118 

07/06/94 

P 

N 

N 

21 

9196 

ARM2 

NA1000 

000027003304 

06/29/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

22 

9028 

ARM2 

NA1000 

000027003306 

07/08/94 

P 

N 

N 

23 

9438 

ARM2 

NA1000 

000027003308 

06/30/94 

P 

N 

N 

24 

10390 

ARM2 

NA1000 

000027003311 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

25 

12407 

ARM2 

NA1000 

000027003312 

06/27/94 

P 

N 

N 

26 

11569 

ARM2 

NA1000 

000027003315 

06/30/94 

P 

N 

N 

27 

12447 

ARM2 

NA1000 

000027003316 

06/27/94 

P 

N 

N 

28 

12496 

ARM2 

NA1000 

000027003317 

06/27/94 

P 

N 

N 

29 

10369 

ARM2 

NA1000 

000027003318 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

30 

9199 

ARM2 

NA1000 

000027100504 

06/29/94 

P 

N 

N 

31 

11416 

ARM2 

NA1000 

000027100507 

06/29/94 

P 

mm 

N 

32 

9441 

ARM2 

NA1000 

000027100508 

06/30/94 

P 

mm 

mm 

33 

10396 

ARM2 

NA1000 

000027100511 

07/06/94 

i  P 

mm 

WEm 

34 

12412 

ARM2 

NA1000 

000027100512 

06/27/94 

P 

mm 

mm 

35 

11567 

ARM2 

NA1000 

000027100515 

06/30/94 

P 

N 

N 

36 

12451 

ARM2 

NA1000 

000027100516 

06/27/94 

P 

N 

N 

37 

12505 

ARM2 

NA1000 

000027100517 

06/27/94 

P 

N 

N 

38 

ARM2 

NA1000 

000027100518 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

39 

12466 

ARM2 

NA1000 

000027202004 

06/27/94 

P 

N 

N 

40 

10264 

ARM2 

NA1000 

000027202005 

07/01/94 

P 

N 

N 

41 

1804 

ARM2 

NA1000 

000027202006 

06/21/94 

P 

N 

N 

42 

12417 

ARM2 

NA1000 

000027202008 

06/27/94 

P 

mm 

WEm 

43 

10279 

ARM2 

NA1000 

000027202011 

07/01/94 

P 

N 

N 

44 

11454 

ARM2 

NA1000 

000027202012 

06/29/94 

P 

N 

N 

45 

11627 

ARM2 

NA1000 

000027202013 

07/01/94 

P 

N 

N 

46 

10233 

ARM2 

NA1000 

000027202015 

07/01/94 

P 

N 

N 

47 

11512 

ARM2 

NA1000 

000027202016 

06/29/94 

P 

N 

AT  BOTTOM 

N 

48 

12442 

ARM2 

NA1000 

000027202017 

06/27/94 

P 

N 

N 

49 

ARM2 

NA1000 

000027202018 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

50 

9194 

ARM2 

NA1000 

000027202204 

06/29/94 

P 

WEm 

■n 

51 

9026 

ARM2 

NA1000 

000027202206 

07/08/94 

P 

N 

N 

52 

9443 

ARM2 

NA1000 

000027202208 

06/30/94 

P 

N 

N 

53. 

10394 

ARM2 

NA1000 

000027202211 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

54 

12413 

ARM2 

NA1000 

000027202212 

06/27/94 

P 

mm 

■a 

55 

11570 

ARM2 

NA1000 

P 

mm 

■a 

56 

12446 

ARM2 

NA1000 

000027202216 

06/27/94 

P 

N 

N 

57 

12498 

ARM2 

NA1000 

000027202217 

06/27/94 

P 

mm 

■a 

58 

10370 

ARM2 

NA1000 

000027202218 

07/06/94 

i  P 

N 

N 

59 

9195 

ARM2 

NA1000 

000027300704 

06/29/94 

p 

Y 

MOLD 

N 

60 

9023 

ARM2 

NA1000 

000027300706 

07/08/94 

1  P 

N 

Y 

LEAK 

Appendix  1.5.3 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 


1000  ML  NACL 


ARMY  2 


MOLD 


Location 

Description 


MOISTURE 


Leak  or 

Y/N  Condensation 


61  10386 


62  12411 


63  11574 


12445 


65  12497 


66  10373 


85  10372 


86  12459 

87  10269 

88  1163 

89  12416 

90  10278 

91  11459 

92  11621 


ll^^l 


94  11504 


95  12438 

96  9025  " 

97  10389  " 

98  12414  ' 


99  11564 

100  12462  ~ 

101  12506  “ 

102  10366  ~ 

103  9192  ~ 

104  12610  ~ 

105  9435  ~ 

106  10393  ~ 

107  12410  ~ 

108  11571  ' 

109  12456 

110  12503  ‘ 

111  10377  ~ 

112  9193  ~ 

113  9030  ' 

114  9437  ' 

115  10395  ' 


116  12409 


117  11572 


118  12453 


119  12504 

120  10374'' 


ARM2  I 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 


ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2  I 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 


ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000027300711 


000027300712 


000027300715 


000027300716 


000027300717 


000027300718 


000027301104 


000027301105 


000027301106 


000027301108 


000027301111 
'  000027301112 


000027301113 


000027301115 


000027301116 


000027301117 


000027400604 


000027400606 


000027400608 


000027400611 


1000027400612 


000027400615 


000027400616 


000027400617 


000027400618 


000027400704 
’  000027400705 
'  000027400706 
'  000027400708 
'  000027400711 
'  000027400712 
■  000027400713 


000027400715 


000027400716 
'  000027400717 
'  000027500206 
'  000027500211 
■  000027500212 


000027500215 
'  000027500216 
'  000027500217 
'  000027500218 
‘  000027500704 
'  000027500706 
'  000027500708 
'  00002750071 1 
'  000027500712 
'  000027500715 
‘  000027500716 
‘  000027500717 
'  000027500718 
'  000027601804 
'  000027601806 
'  000027601808 
■  000027601811 


000027601812 


000027601815 


000027601816 


000027601817 
■  000027601818 


07/06/94 


06/27/94 


06/30/94 


06/27/94 


06/27/94 


07/06/94 


06/27/94 


07/01/94 


06/22/94 


06/27/94 


07/01/94 1 
06/29/94 


07/01/94 


07/01/94 


06/29/94 


06/27/94 


06/29/94 


07/08/94 


06/30/94 


07/06/94 


06/27/94 


06/30/94 


06/27/94 


06/27/94 


07/06/94 


N 


06/27/94 

P 

07/01/94 

P 

06/22/94 


06/27/94 


07/01/94 


07/01/94 


06/29/94 


06/27/94 

07/08/94 

07/06/94 

06/27/94 


06/30/94 

06/27/94 


06/29/94 


07/08/94 


06/30/94 


07/06/94 


06/27/94 


06/27/94 


07/06/94 

06/29/94 

07/08/94 


06/30/94 


07/06/94 


06/27/94 


06/30/94 


06/27/94 


06/27/94 

07/06/94 


N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

1805 
12423  ' 


10281 


11453 


11617 


10230 


11510 
12441 
10398  ' 

9191  ' 
9029  ' 

9439  ' 
10385  ' 

12403  ' 
11575  ' 
12455  ' 
12500  ' 
10368  ' 
12465  ' 
10262  ' 

1158  ' 
12415  ' 
10272  ' 
11464  ' 
11625  ' 
10234  ' 

11511 
12443  ' 
10402  ' 
12611  ' 

9440  ' 
10388  ' 

12404  ' 
11568  ' 
12452  ' 
12499  ' 
10371  ' 
12463  ' 
10265  ' 

1801  ‘ 
12422  ' 
10280  ' 
11462  ' 


11616 


10227 
11509  ‘ 
12427  ' 
10397  ' 
12467  ' 
10263  ' 
1160  ' 
12424  ' 
10275  ' 
11456  ' 
11624  ' 
10228 ‘ 
11503  ’ 


12468 


ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 


ARM2 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


000027702104 


000027702105 


000027702106 

‘000027702108 


000027702111 


000027702112 


000027702113 


000027702115 


000027702116 
000027702117 
000027702118 
000027702304 
000027702306 
000027702308 
000027702311 
‘  000027702312 
000027702315 
000027702316 
000027702317 
000027702318 
'000027800604 
'000027800605 
000027800606 
'  000027800608 
'  000027800611 
'  000027800612 
000027800613 
000027800615 
'000027800616 
'000027800617 
000027800618 
'  000027800706 
000027800708 
000027800711 
'  000027800712 
000027800715 
000027800716 
'  000027800717 
'  000027800718 
'000027800904 
'000027800905 
000027800906 
'  000027800908 
000027800911 
000027800912 


000027800913 


000027800915 
'000027800916 
'  000027800917 
000027800918 
'000027904604 
'000027904605 
'  000027904606 
'000027904608 
'000027904611 
'000027904612 
'000027904613 
'000027904615 
'000027904616 
000027904704 


06/27/94 


07/01/94 


06/21/94 

06/27/94 


07/01/94 


06/29/94 


07/01/94 


07/01/94 


06/29/94 

06/27/94  ' 

07/06/94 

06/29/94 

07/08/941 

06/30/94 

07/06/94 

06/27/94 

06/30/94 

06/27/94 

06/27/94 

07/06/94 

06/27/94 

07/01/94  ' 

06/22/94  ' 

06/27/94 

07/01/94 

06/29/94 1 

07/01/94 

07/01/94 1 

06/29/94 

06/27/94 

07/06/94 

07/08/94 

06/30/94 

07/06/94  ' 

06/27/94  ' 

06/30/94 

06/27/94 

06/27/94 

07/06/94 

06/27/94 

07/01/94 

06/21/94 

06/27/94 

07/01/94 

06/29/94 


07/01/94 


07/01/94 
06/29/94  ' 
06/27/94  ' 
07/06/94  ' 
06/27/94  ' 
07/01/94  ' 
06/22/94  ' 
06/27/94  ' 
07/01/94  ' 
06/29/94  ' 
07/01/94  ' 
07/01/94  ' 
06/29/94  ' 
06/27/94  ' 


N 


N 


N 


N 


_J 

N 

N 

n 

N 

N 

N 

N 

P 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N  1 

N 

:Kai 

N 

mm 

N 

mm\ 

N 

mm\ 

N 

Hi 

mmm 

mm\ 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Appendix  1 .5.3 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  11  MONTHS 


147 


181  10267 


1161 


183  12425 


185  11455 


186  11622 

87  10229 

88  11506 

89  12433 

90  1513 

91  1478 

92  1335 

193  9282 

194  9214 

195  12741 


1676 


1209 


198  10219 


1365 


201  10302 


202  12464 

203  10266 

204  1159 

205  12426 

206  10271 

207  11460 

208  11626 

209  10226 

210  11501 

211  12434 

212  10403 

213  9137 

214  11438 

215  10497 

216  10380 

217  10475 

218  10643 

219  9215 


11607 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


000027904708 


000027904712 


000027904713 


000027904715 


000027904716 


000027904717 


000027905004 


000027905005 


000027905006 


000027905007 


000027905008 
‘  000027905011 


000027905012 


000027905013 


ARM2 

NA1000 

000027905014 

07/01/94  1 

ARM2 

NA1000 

000027905015 

06/24/94  1 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


000027905016 


000027905017 


000027905204 

000027905205 

000027905206 

000027905208 

000027905211 

000027905212 

000027905213 

000027905215 

000027905216 

000027905217 

000027905218 

000028001704 

000028001705 

000028001706 

000028001707 

000028001708 

000028001709 

000028001710 


mmimi 


06/29/94 


07/01/94 


07/01/94 


06/29/94 


06/27/94 


06/24/94 


06/23/94 


06/22/94 


07/08/94 


07/01/94 

07/06/94 


06/23/94 


06/22/94 


N 

N 

N 

N 

' 

N 

N 

06/23/94  P 


07/08/94 


06/27/94  _ 

07/01/94  _ P 

06/22/94  _ 

06/27/94  _ 

07/01/94 _ 

06/29/94 _ 

07/01/94 _ 

07/01/94 _ 

06/29/94  _ 

06/27/94  _ 

07/06/94 _ 

07/06/94  _ 

06/29/94  _ 

07/08/94 _ 

07/06/94 _ 

07/08/94 _ 

07/06/94 _ 

07/08/94 


000028001713  07/06/94 


222 
223  106191 


224  12713 

225  9353  ‘ 


1509 


1479 


1331 


9286 


9209 


9367 

1686 


1202 


234  10215 


1367  ARM2 


ARM2 


1508  ARM2 
1483  ARM2 
1330  ARM2 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 


000028001715 


000028001716 

000028001717 


000028100504 


000028100505 


000028100506 


000028100507 


000028100508 


000028100511 


000028100512 

000028100513 


000028100514 


000028100515 


000028100516 


07/06/94 


07/08/94 

07/06/94 


06/23/94 


06/23/94 


06/22/94 


07/08/94 


07/01/94 


07/06/94 


06/23/94 

06/22/94 


07/01/94 


06/24/94 


06/23/94 


000028100604  06/23/94 

000028100605  06/23/94 

000028 1 00606  06/22/94 


INSIDE  OVERWRAP 


Appendix  1 .5.3 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 


1000  ML  NACL 


ARMY  2 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


Date  Over- 

_ wrap  Y/N 

_ AiyPL _ 


MOLD _ MOISTURE _ 

Location  Leak  or 

Description _ Y/N _ Condensation 


241  I  9287  [  ARM2 


10298  I  ARM2 


93651  ARM2 


1682  ARM2 


1206  ARM2 


10211  ARM2 


1569  ARM2 


1366  ARM2 


2501  12629 


251  11432 


252  10501 


253  10378 


254  10478 


9251  I 


127151 


12729 
10615  “ 
263 1  1516" 

264  1482  ' 

265  1334  ' 

266  9285  ' 

267  9208  ' 

268  9368  ' 

269  1684  ' 

270  1207  ' 

271  10221  ~ 

272  1558  ' 

273  1362  ' 

274  10305  “ 

275  9136  ‘ 

276  11430  ' 

277  10496  ' 

278  10379  " 

279  10481  " 


280  10644 


281  12682 

282  11605  ' 

283  10608  " 

284  9248  ' 

285  12714  ' 


286  9352 

287  10617  ~ 

288  1517  ~ 

289  1472  ~ 

290  1326  “ 

291  9284  ' 

292  9212  ' 

293  _9366  ' 

294  _ 

295  _ 

296  JL 

297  1560 

298  1363  ~ 

299  10307  ‘ 

300  12628  ‘ 


ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM^ 


ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 

ARM2 


ARM2 

ARM2 

ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 

ARM2 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


1000028100607  f  07/08/94 1 


000028100608 

07/01/94 

000028100611 

07/06/94 

000028100612 

06/23/94 

000028100613 

06/22/94 

000028100614 

07/01/94 

000028100615 

06/24/94 

000028100704 


000028100705 


000028100706 


000028100708 


000028100709 


000028100710 


07/06/94 


06/29/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/06/94 


07/08/94 1  P 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 


000028100714 


000028100716 


000028100717 
"000028100718 
"000028100904 
"  000028100905 
"000028100906 
~  000028100907 
"  000028100908 
000028100911 
“000028100912 
“000028100913 
"000028100914 
"000028100915 
"000028100916 
"000028100917 
"000028101104 
"000028101105 
‘000028101106 
"000028101107 
"000028101108 


000028101109 


000028101110 
“  000028101111 
"000028101113 
"000028101114 
"000028101116 


000028101117 


07/08/94 


07/08/94 


07/06/94 

07/06/94  “ 

06/24/94 

06/23/94 

06/22/94 

07/08/94 

07/01/94 

07/06/94  I 

06/23/94 

06/22/94  I 

07/01/94 

06/24/94 

06/23/94 

07/08/94 

07/06/94 

06/29/94 

07/08/94 

07/06/94 

07/08/94 


07/06/94 


07/08/94 

07/01/94 

07/06/94 

07/08/94 

07/08/94 


'  N 

;  N 

N 

N 

000028101118 

07/06/94 

000028200404 

06/24/94 

1 000028200407  | 

000028200408 

000028200411 


07/01/94 


000028200414 

07/01/94 

000028200415 

06/24/94 

000028200416 

000028200417 

000028200504 


06/23/94 1 

07/08/94 

07/06/94 


INSIDE  OVERWRAP.  PORTI  Y  \  INSIDE  OVERWRAP.  PORT] 


P 

I 

N 

N  1 

P 

T 

N 

N 

N 

N 

Appendix  1 .5.3  REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

1000  ML  NACL  ARMY  2 


149 


MOLD 

MOISTURE 

■ 

SHe 

Product 

Bag  Number 

Date 

i  Over— 

Location 

Leak  or 

■ 

m:nm 

■■■ 

■■■■ 

iiiMij 

Y/N 

Description 

Y/N 

Condensation 

■ 

■■■ 

AL/PL 

■ 

HHHI 

301 

11431 

ARM2 

NA1000 

000028200505 

06/29/94 

P 

mm 

N 

ARM2 

NA1000 

000028200506 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

303 

CM 

00 

8 

ARM2 

NA1000 

000028200507 

07/06/94 

P 

mm 

N 

304 

10479 

ARM2 

NA1000 

000028200508 

07/08/94 

P 

mm 

mm 

305 

10641 

ARM2 

NA1000 

000028200509 

07/06/94 

P 

N 

N 

306 

12686 

ARM2 

NA1000 

000028200510 

07/08/94 

P 

IKB 

mm 

307 

11604 

ARM2 

NA1000 

00002820051 1 

07/01/94 

P 

IKH 

N 

308 

10611 

ARM2 

NA1000 

000028200513 

07/06/94 

P 

N 

309 

9247 

ARM2 

NA1000 

000028200514 

07/08/94 

P 

'mm 

N 

310 

12712 

ARM2 

NA1000 

000028200516 

07/08/94 

P 

N 

N 

311 

9356 

ARM2 

NA1000 

000028200517 

07/06/94 

P 

mm 

N 

312 

10616 

ARM2 

NA1000 

000028200518 

07/06/94 

P 

N 

N 

313 

1519 

ARM2 

NA1000 

000028200704 

06/24/94 

P 

N 

N 

314 

1474 

ARM2 

NA1000 

000028200705 

06/23/94 

P 

mm 

N 

315 

1332 

ARM2 

NA1000 

000028200706 

06/22/94 

P 

mm 

N 

316 

9283 

ARM2 

NA1000 

000028200707 

07/08/94 

P 

mm 

N 

317 

9210 

ARM2 

NA1000 

000028200708 

07/01/94 

P 

mm 

N 

318 

9362 

ARM2 

NA1000 

000028200711 

07/06/94 

P 

wm 

mm 

319 

1681 

ARM2 

NA1000 

000028200712 

06/23/94 

P 

mm 

mm 

320 

1203 

ARM2 

NA1000 

000028200713 

06/22/94 

P 

Y 

ON  BAG 

mm 

321 

10217 

ARM2 

NA1000 

000028200714 

07/01/94 

P 

mm 

N 

322 

1562 

ARM2 

NA1000 

000028200715 

06/24/94 

P 

Y 

Y 

INSIDE  OVERWRAP 

323 

1360 

ARM2 

NA1000 

000028200716 

06/23/94 

P 

WEm 

N 

324 

10310 

ARM2 

NA1000 

000028200717 

07/08/94 

P 

mm 

N 

325 

1518 

ARM2 

NA1000 

000028200804 

06/24/94 

P 

mm 

N 

326 

1473 

ARM2 

NA1000 

000028200805 

06/23/94 

P 

mm 

N 

327 

1324 

ARM2 

NA1000 

000028200806 

06/22/94 

P 

mm 

N 

328 

12722 

ARM2 

NA1000 

000028200807 

07/08/94 

P 

mm 

N 

329 

9213 

ARIVI2 

NA1000 

000028200808 

07/01/94 

P 

N_ 

N 

330 

9363 

ARM2 

NA1000 

00002820081 1 

07/06/94 

P 

mm 

mm 

331 

1685 

ARM2 

NA1000 

000028200812 

06/23/94 

P 

N 

mm 

332 

10212 

ARM2 

NA1000 

000028200814 

07/01/94 

P 

N 

N 

333 

1566 

ARM2 

NA1000 

000028200815 

06/24/94 

P 

N 

N 

334 

1364 

ARM2 

NA1000 

000028200816 

06/23/94 

P 

N 

N 

335 

10299 

ARM2 

NA1000 

000028200817 

07/08/94 

1  P 

Y 

MOLD 

N 

336 

1200 

^  ARM2 

NA1000 

000028200913 

06/22/94 

P 

mm 

N 

337 

1512 

ARM2 

NA1000 

000028302704 

06/24/94 

P 

WEm 

N 

338 

1477 

ARM2 

NA1000 

000028302705 

06/23/94 

P 

mm 

N 

339 

1329 

ARM2 

NA1000 

000028302706 

1  06/22/94 

P 

mm 

340 

9288 

ARM2 

NA1000 

000028302707 

1  07/08/94 

P 

■01: 

N 

341 

10297 

ARM2 

NA1000 

000028302708 

07/01/94 

P 

N 

N 

342 

12742 

ARM2 

NA1000 

00002830271 1 

07/06/94 

P 

mm\ 

N 

343 

1675 

ARM2 

NA1000 

000028302712 

06/23/94 

P 

mm\ 

N 

344 

1205 

ARM2 

NA1000 

000028302713 

P 

N 

N 

345 

10216 

ARM2 

NA1000 

000028302714 

07/01/94 

P 

mm\ 

N 

346 

1563 

ARM2 

NA1000 

000028302715 

P 

Y 

AT  PORT 

N 

347 

1371 

ARM2 

NA1000 

000028302716 

P 

mm\ 

N 

348 

10304 

ARM2 

NA1000 

000028302717 

07/08/94 

P 

WEm\ 

N 

349 

1510 

ARM2 

NA1000 

000028303004 

06/24/94 

P 

mm\ 

N 

350 

1475 

ARM2 

NA1000 

000028303005 

06/23/94 

P 

mm\ 

N 

351 

1333 

ARM2 

NA1000 

000028303006 

06/22/94 

mm\ 

N 

352 

9281 

ARM2 

NA1000 

000028303007 

07/08/94 

P 

WEm\ 

N 

353 

10296 

ARM2 

NA1000 

000028303008 

07/01/94 

P 

N 

N 

354 

9361 

ARM2 

NA1000 

000028303011 

07/06/94 

P 

mm 

355 

1689 

ARM2 

NA1000 

000028303012 

06/23/94 

P 

mm 

356 

1210 

ARM2 

NA1000 

000028303013 

06/22/94 

P 

N 

N 

357 

10218 

ARM2 

NA1000 

000028303014 

07/01/94 

P 

N 

N 

358 

1565 

ARM2 

NA1000 

000028303015 

06/24/94 

P 

N 

N 

359 

1368 

ARM2 

NA1000 

000028303016 

06/23/94 

P 

N 

N 

360 

10309 

ARM2 

NA1000 

000028303017 

07/08/94 

P 

N 

N 
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REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  11  MONTHS 
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1000  ML  NACL 


ARMY  2 


MOISTURE 


Leak  or 
Condensation 


AL/PL 

1514 


1476 


1327 
12743  “ 


1683 


1201 


10220 


1564 


1370 


10306 


9135 
11440  " 


10498 


10384 


10476 


10640 


12685 


11609 

10610 


9250 
9280 
9351 
10618 
1511 
9134 
11439 
1481 
1325 
J0502  “ 
10383 
10477 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


000028400204 


000028400205 


000028400206 

'000028400211 


000028400212 


000028400213 


000028400214 


000028400215 


000028400216 


000028400217 


000028504604 
'  000028504605 


06/24/94 


06/23/94 


06/22/94 

07/06/94 


06/23/94 


06/22/94 


07/01/94 


06/24/94 


06/23/94 


07/08/94 


07/06/94 
06/29/94  “ 


INSIDE  OVERWRAP 


N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

000028504606 

07/08/94 

000028504607 

07/06/94 

000028504608 

07/08/94 

000028504609 

07/06/94 

000028504610 

07/08/94 

000028504611 

07/01/94 

000028504613 

07/06/94 

000028504614 

07/08/94 

N 

N 

000028504618 

07/06/94 

000028504804 

06/24/94 

000028504804 

07/06/94 

000028504805 

06/29/94 

000028504805 

06/23/94 

000028504806 

06/22/94 

000028504806 

07/08/94 

000028504807 

07/06/94 

000028504808  07/08/94 


9211 

ARM2 

I. 

NA1000 

000028504808 

07/01/94 

10645 

ARM2 

t 

NA1000 

000028504809 

07/06/94 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


000028504810 


000028504811 


000028504811 


000028504812 


000028504813 

000028504814 


000028504814 


000028504815 


000028504816 


000028504816 


000028504817 


000028504818 


000028504904 


000028504905 


000028504906 


07/08/94 


07/01/94 


07/06/94 


06/23/94 


06/22/94 

07/08/94 


07/01/94 


06/24/94 


06/23/94 


07/08/94 


07/06/94 


ikbeii 


07/06/94 


07/06/94 


06/29/94 


07/08/94 


10381 

ARM2 

NA1000 

000028504907 

07/06/94 

10480 

ARM2 

NA1000 

000028504908 

07/08/94 

10642 

ARM2 

NA1000 

000028504909 

07/06/94 

12683 

ARM2 

NA1000 

000028504910 

07/08/94 

11606 

ARM2 

NA1000 

000028504911 

07/01/94 

NA1000  000028504913  07/06/94 


9246 

ARM2 

NA1000 

000028504914 

07/08/94 

12711 

ARM2 

NA1000 

000028504916 

07/08/94 

9354 

ARM2 

NA1000 

1000028504917 

07/06/94 

12473 

ARM2 

NA1000 

1 000028505004 

06/27/94 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

' 

INSIDE  OVERWRAP 


N 

N 

N 

N 

LJ 

1  AT  PORT  1 

i: 

'Ll 

INSIDE  OVERWRAP 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Appendix  1.5.3 


151 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  11  MONTHS 

1000  ML  NACL  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

IISS39 

Location 

Leak  or 

No. 

II3S3 

Description 

Y/N 

Condensation 

AL/PL 

421 

10261 

ARM2 

NA1000 

000028505005 

07/01/94 

P 

\mm 

N 

422 

1802 

ARM2 

NA1000 

000028505006 

06/21/94 

P 

mm 

N 

423 

10273 

ARM2 

NA1000 

000028505011 

07/01/94 

P 

N 

N 

424 

11470 

ARM2 

NA1000 

000028505012 

06/29/94 

P 

N 

N 

425 

ARM2 

NA1000 

000028505013 

07/01/94 

P 

mm 

N 

426 

10225 

ARM2 

NA1000 

000028505015 

07/01/94 

P 

mm 

N 

427 

11507 

ARM2 

NA1000 

000028505016 

06/29/94 

P 

N 

N 

428 

12437 

ARM2 

NA1000 

000028505017 

P 

wm 

N 

429 

10401 

ARM2 

NA1000 

000028505018 

07/06/94 

P 

wEm 

mm 

430 

1515 

ARM2 

NA1000 

000028601104 

06/24/94 

P 

mm 

N 

431 

1480 

ARM2 

NA1000 

000028601105 

06/23/94 

P 

mm 

N 

432 

1328 

ARM2 

NA1000 

000028601106 

P 

N 

N 

433 

9289 

ARM2 

NA1000 

000028601107 

P 

N 

N 

434 

10295 

ARM2 

NA1000 

000028601108 

P 

N 

N 

435 

12744 

ARM2 

NA1000 

000028601111 

07/06/94 

P 

N 

N 

436 

1692 

ARM2 

NA1000 

000028601112 

06/23/94 

P 

mm 

Y 

OUTSIDE  OVERWRAP 

437 

1204 

ARM2 

NA1000 

000028601113 

06/22/94 

P 

mm 

N 

438 

10222 

ARM2 

NA1000 

000028601114 

07/01/94 

P 

N 

N 

439 

1559 

ARM2 

NA1000 

000028601115 

06/24/94 

P 

Y 

MOLD  LABEL 

Y 

440 

1369 

ARM2 

NA1000 

000028601116 

06/23/94 

P 

mm 

N 

441 

10303 

ARM2 

NA1000 

000028601117 

07/08/94 

P 

N 

N 

442 

9198 

ARM2 

NA1000 

000127003504 

06/29/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

443 

9027 

ARM2 

NA1000 

000127003506 

07/08/94 

P 

mm 

N 

444 

9442 

1  ARM2 

NA1000 

000127003508 

06/30/94 

1  P 

mm 

N 

445 

10387 

ARM2 

NA1000 

000127003511 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

446 

12405 

ARM2 

NA1000 

000127003512 

06/27/94 

P 

■■ 

N 

447 

11565 

ARM2 

NA1000 

000127003515 

06/30/94 

P 

N 

N 

448 

12460 

ARM2 

NA1000 

000127003516 

06/27/94 

P 

N 

N 

Qy 

ARM2 

NA1000 

000127003517 

06/27/94 

P 

mm 

N 

ARM2 

NA1000 

000127003518 

07/06/94 

P 

Y 

MOLD 

N 

451 

12472 

ARM2 

NA1000 

000127800604 

06/27/94 

P 

mm 

N 

452 

10259 

ARM2 

NA1000 

000127800605 

07/01/94 

mm 

N 

453 

1803 

ARM2 

NA1000 

000127800606 

06/21/94 

mm 

N 

454 

12421 

ARM2 

NA1000 

000127800608 

06/27/94 

H3H 

KBi 

N 

455 

10276 

ARM2 

NA1000 

000127800611 

07/01/94 

HQHI 

mm. 

mm 

456 

11463 

ARM2 

NA1000 

000127800612 

06/29/94 

HEHI 

KBI 

N 

man 

ARM2 

NA1000 

000127800613 

07/01/94 

HQH 

B2BI 

N 

ARM2 

NA1000 

000127800615 

07/01/94 

HEHI 

KBI 

BZfll 

459 

11508 

ARM2 

NA1000 

000127800616 

06/29/94 

HEH 

B2BI 

N 

460 

12435 

ARM2 

NA1000 

000127800617 

06/27/94 

HQH 

BZBI 

N 

461 

10400 

ARM2 

NA1000 

000127800618 

07/06/94 

H3HI 

mm\ 

N 

462 

1677 

ARM2 

NA1000 

000616101406 

06/23/94 

p 

N 

N 

463 

1680 

ARM2 

NA1000 

444415102006 

06/23/94 

p 

Y 

AT  PORT 

N 

464 

1678 

ARM2 

NA1000 

444415102306 

06/23/94 

■OB 

mm\ 

N 

465 

1679 

ARM2 

NA1000 

444415402906 

06/23/94 

p  1 

Y 

AT  PORT 

N 

MOISTURE:  13 
(LEAK:  3  OF  13) 


NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  36 


Appendix  1 .5.4 


REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  11  MONTHS 


3000  ML  RCW  SOLUTION  ARMY  2 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


1  12008 
2  12526 


3|  11391  I 


4  12532 


6  12554 


8 1  124301 


9  12672 


000027100904 

000027100905 


Date  Over— 

_ wrap  Y/N 

_ AiyPL  _ 

06/30/94  “~  P  ~tr~ 

07/08/94  P  N 


MOLD 

Location 

Description 


MOISTURE 

Leak  or 

Y/N  Condensation 


ARM2 

RCW 

000027100906 

06/29/94 

ARM2 

RCW 

000027101004 

07/08/94 

ARM2 

RCW 

000027101005 

07/08/94 

ARM2 

RCW 

000027101104 

07/20/94 

ARM2 

RCW 

000027101105 

07/25/94 

ARM2 

RCW 

000027101106 

06/27/94 

ARM2 

RCW 

000027200204 

07/06/94 

ARM2 

RCW 

000027200204 

07/08/94 

ARM2 

RCW 

000027200205 

07/08/94 

ARM2 

RCW 

000027200205 

07/08/94 

000027602605 

000027701404 


000027701405 


000027701604 


000027701605 


07/08/94 

07/06/94 


07/08/94 


07/25/94 


07/25/94 


40 11 2559  ARM2 


ARM2 

RCW 

000027800104 

07/25/94 

ARM2 

RCW 

000027800104 

07/25/94 

ARM2 

RCW 

000027800105 

07/25/94 

ARM2 

RCW 

000027800105 

07/25/94 

ARM2 

RCW 

000027800106 

06/27/94 

ARM2 

RCW 

000027800106 

06/27/94 

000027902704 


07/25/94 


41 

12564 

ARM2 

RCW 

000027902705 

07/25/94 

42 

12005 

ARM2 

RCW 

000027902804 

06/30/94 

■  43 

12527 

ARM2 

RCW 

000027902805 

07/08/94 

ARM2 

RCW 

000027902806 

06/29/94 

ARM2 

RCW 

000027902904 

06/30/94 
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Appendix  1 .5.4  REFLUPS  FINAL  INSPECTION  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

3000  ML  ROW  SOLUTION  ARMY  2 


MOLD 

MOISTURE 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Y/N 

Location 

Description 

Y/N 

Leak  or 
Condensation 

No. 

wrap 

AL/PL 

61 

1376 

ARM2 

ROW 

000028303606 

06/23/94 

P 

N 

N 

62 

12662 

ARM2 

ROW 

000028404905 

07/06/94 

P 

N 

N 

63 

1377 

ARM2 

ROW 

000028404906 

06/23/94 

P 

N 

N 

64 

1213 

ARM2 

ROW 

000028405004 

06/22/94 

P 

N 

N 

65 

1214 

ARM2 

ROW 

000028405004 

06/22/94 

P 

N 

N 

66 

1446 

ARM2 

ROW 

000028405005 

06/23/94 

P 

N 

N 

67 

1447 

ARM2 

ROW 

000028405005 

06/23/94 

P 

N 

N 

68 

11586 

ARM2 

ROW 

000028405006 

06/30/94 

P 

N 

N 

69 

000028405006 

06/30/94 

P 

mm 

70 

12664 

ARM2 

ROW 

000028405105 

07/06/94 

P 

N 

N 

71 

1378 

ARM2 

ROW 

000028405106 

06/23/94 

P 

N 

N 

72 

12659 

ARM2 

ROW 

000028501605 

07/06/94 

P 

N 

N 

73 

1380 

ARM2 

ROW 

000028501606 

06/23/94 

P 

N 

N 

NO.  OF  BAGS  WITH  MOLD:  1 


MOISTURE:  0 


Appendix  2.1.1 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  2  TO  2.3  YEARS 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NOSC 

Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density;  1 .0033  g/ml 


Full  Bac 

+  Overwrap 

Full  Baa 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

1 

2205 

NOSC 

LR1000 

000122600204 

07/20/94 

P 

1131 

1062 

PASS 

1107 

1058 

PASS 

24 

2 

2206 

NOSC 

LR1000 

000122600304 

07/20/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

3 

5043 

NOSC 

LR1000 

000122600407 

07/19/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

23 

ma 

NOSC 

LR1000 

000122600412 

07/14/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

12!^ 

LR1000 

000122700107 

07/19/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

LR1000 

000122700111 

07/14/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

NOSC 

LR1000 

000122700112 

07/14/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

8 

1^ 

LR1000 

000122700202 

08/02/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

9 

litM 

i!>n4 

LR1000 

000122700204 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

10 

Km 

maaa 

LR1000 

000122700209 

07/29/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

11 

ismn 

NOSC 

LR1000 

000122700213 

08/02/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

12 

upm 

LR1000 

000122700216 

08/02/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

13 

LR1000 

000122700217 

07/31/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

14 

imi 

NOSC 

LR1000 

000122700302 

08/02/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

_ 2^ 

15 

■mi 

121^ 

LR1000 

000122700304 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

16 

I2>n4 

LR1000 

000122700309 

07/29/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

17 

[^Ml 

l2L»M«i 

LR1000 

000122700313 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

18 

NOSC 

LR1000 

000122700316 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

19 

oeq 

121^ 

LR1000 

000122700317 

07/31/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

_ 2^ 

20 

I2>H4 

LR1000 

000122700502 

08/02/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

21 

■mi 

I2L*H4 

LR1000 

000122700504 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

_ 2^ 

22 

l2L*^i<i 

LR1000 

000122700509 

07/29/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

23 

USE] 

I2r-I^4 

LR1000 

000122700513 

08/02/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

umi 

LR1000 

000122700516 

08/02/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

wxiia 

LR1000 

000122700517 

07/31/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

26 

NOSC 

LR1000 

000122700602 

08/02/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

27 

bed 

LR1000 

000122700604 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

28 

I2L*M<] 

LR1000 

000122700609 

07/29/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

29 

■AT.T1 

LR1000 

000122700613 

08/02/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

30 

E&ill 

NOSC 

LR1000 

000122700616 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

nni^i 

31 

NOSC 

LR1000 

000122700617 

07/31/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

32 

i=mt 

121^ 

LR1000 

000122700702 

08/02/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

33 

■mi 

UIsl£lsl 

LR1000 

000122700704 

07/30/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24  1 

34 

NOSC 

LR1000 

000122700709 

07/29/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

■El 

35 

bed 

NOSC 

LR1000 

000122700713 

08/02/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

36 

l-ml 

tlPFPi 

LR1000 

000122700716 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

_ 2^ 

37 

■ItVJ 

I2[!»H^ 

LR1000 

000122700717 

07/31/94 

P 

1019 

1013 

PASS 

38 

NOSC 

LR1000 

000122700802 

08/02/94 

P 

1021 

PASS 

1065 

1016 

PASS 

mniigj 

39 

liEM 

I2E^ 

LR1000 

000122700804 

07/30/94 

P 

■EEna 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

40 

I2>H4 

LR1000 

000122700809 

07/29/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

41 

■mi 

URTga 

LR1000 

000122700813 

08/02/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

42 

■mj 

I2B^ 

LR1000 

000122700816 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

43 

I2>H«] 

LR1000 

000122700817 

07/31/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1014 

PASS 

24 

44 

■mi 

l2hH4 

LR1000 

000123000102 

08/02/94 

P 

1018 

PASS 

■DQ3I 

1012 

PASS 

45 

HEM 

NOSC 

LR1000 

000123000104 

07/30/94 

P 

■DiES 

1014 

PASS 

24 

46 

EiiSI 

121^ 

LR1000 

000123000109 

07/29/94 

P 

■DEES 

1014 

PASS 

24 

47 

l#J4 

I2L*2>'I<] 

LR1000 

000123000113 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

48 

HI=M 

LR1000 

000123000117 

07/31/94 

P 

1014 

PASS 

24 

49 

■mi 

NOSC 

LR1000 

000123000202 

08/02/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

24 

50 

BE9 

I2[*I>'I4 

LR1000 

000123000204 

07/30/94 

P 

1018 

PASS 

1062 

24 

51 

E#il 

Km4 

LR1000 

000123000209 

07/29/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

mmsa 

52 

■mi 

LR1000 

000123000213 

08/02/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

53 

■mi 

NOSC 

LR1000 

000123000216 

08/02/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

54 

12^ 

LR1000 

000123000217 

07/31/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1012 

24 

55 

LR1000 

000123000302 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

56 

liEM 

LR1000 

000123000304 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

57 

NOSC 

LR1000 

000123000309 

07/29/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

58 

NOSC 

LR1000 

000123000313 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  NOSC 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

BHHHl 

IBHH 

IBHH 

59 

LR1000 

000123000316 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

60 

LR1000 

000123000317 

07/31/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

61 

ijisraa 

LR1000 

000123000402 

08/02/94 

P 

1086 

24 

62 

rata 

LR1000 

000123000404 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

63 

LR1000 

000123000409 

07/29/94 

P 

1088 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

24 

64 

LR1000 

000123000413 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

24 

65 

LR1000 

000123000416 

08/02/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

66 

LR1000 

000123000417 

07/31/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

67 

IghMel 

LR1000 

000123000502 

08/02/94 

P 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

68 

i^n 

EEEa 

LR1000 

000123000504 

07/30/94 

P 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

69 

imi 

NOSC 

LR1000 

000123000509 

07/29/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

70 

i#yi 

LR1000 

000123000513 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

71 

■mi 

LR1000 

000123000516 

08/02/94 

P 

24 

72 

NOSC 

LR1000 

000123000517 

07/31/94 

P 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

73 

EiSI 

LR1000 

000123000607 

07/19/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

24 

74 

■mi 

LR1000 

000123000612 

07/14/94 

P 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

■Kl 

MEAN:  1018  1013  24 

FAILED:  0  0 


ot^C3ra->^o<ooo->Jo>at-t^coro-^0(ooo^o>oi-^G3ro 
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Appendix  2.1.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  2  TO  2.3  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  NOSC 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

SKe 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

7490 

NOSC 

LR500 

0001 25300206 

07/22/94 

P 

570 

521 

PASS 

544 

507 

PASS 

26 

7486 

NOSC 

LR500 

0001 25300306 

07/22/94 

P 

569 

520 

542 

505 

27 

NOSC 

LR500 

0001 25300406 

07/22/94 

P 

569 

520 

505 

27 

NOSC 

LR500 

0001 25300506 

07/22/94 

P 

569 

520 

505 

27 

7146 

NOSC 

LR500 

000125300706 

07/14/94 

P 

570 

521 

PASS 

543 

506 

27 

mkVrA 

NOSC 

LR500 

0001 25300709 

07/20/94 

P 

564 

515 

7375 

NOSC 

LR500 

000125300714 

07/20/94 

P 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

NOSC 

LR500 

000125300716 

07/19/94 

P 

566 

PASS 

542 

505 

PASS 

24 

7147 

NOSC 

LR500 

000125300806 

07/14/94 

P 

570 

521 

506 

27 

NOSC 

LR500 

000125300809 

07/20/94 

P 

568 

519 

PASS 

544 

507 

PASS 

24 

7373 

NOSC 

LR500 

000125300814 

07/20/94 

P 

568 

519 

543 

506 

25 

»irAl 

NOSC 

LR500 

000125300816 

07/19/94 

P 

567 

543 

506 

24 

NOSC 

LR500 

000125300906 

07/22/94 

P 

570 

521 

PASS 

542 

505 

28 

■rZEn 

NOSC 

LR500 

000125301006 

07/22/94 

P 

569 

520 

PASS 

543 

506 

7145 

NOSC 

LR500 

0001 25301106 

07/14/94 

P 

570 

521 

543 

506 

27 

NOSC 

LR500 

000125301109 

07/20/94 

P 

567 

518 

PASS 

542 

505 

PASS 

25 

7376 

NOSC 

LR500 

0001 25301114 

07/20/94 

P 

567 

506 

24 

7162 

NOSC 

LR500 

0001 25301116 

07/19/94 

P 

567 

518 

506 

24 

■riea 

NOSC 

LR500 

0001 25400106 

07/14/94 

P 

569 

520 

■HESS 

505 

27 

NOSC 

LR500 

0001 25400109 

07/20/94 

P 

567 

518 

PASS 

543 

506 

PASS 

24 

7374 

NOSC 

LR500 

000125400114 

07/20/94 

P 

566 

517 

PASS 

542 

505 

PASS 

24 

7161 

NOSC 

LR500 

000125400116 

07/19/94 

P 

566 

517 

PASS 

320 

284 

LOW 

246 

NOSC 

LR500 

000125400306  1 

07/22/94 

P 

569 

520 

PASS 

542 

505 

PASS 

27 

UiiSl 

NOSC 

LR500 

000125800206 

07/22/94 

P 

568 

519 

PASS 

541 

504 

PASS 

27 

7488 

NOSC 

LR500 

000125800306 

07/22/94 

P 

556 

507 

PASS 

530 

493 

LOW 

26 

7487 

NOSC 

LR500 

000125800406 

07/22/94 

P 

569 

520 

PASS 

543 

506 

PASS 

26 

MEAN:  519  497  34 

FAILED:  0  2 


Appendix  2.2.1 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  2  YEARS 


157 


1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 

_ _ _ _ _ _ Full  Bag  +  Overwrap _ Full  Bag  only _ Calc. 

NBRL  ~^ite  Product  |  Bag  Number  |  Date  I  Over-'  Gross  Volume  Volume  Gross  Volume  Volume  Over- 

No. _ wrap  Wt _ Status  Wt _ Status  wrap 

_ AiyPL  Grams  ml _ Grains  ml  Grains 


1 1  40491  SHIP  I  LR1000  1 000017700804  |  08/02^ 


SHIP 

LR1000 

000017700807 

07/21/94 

SHIP 

LR1000 

000017700809 

06/23/94 

1080 

1081 

LR1000  000017700811  07/30/94 


■’JcSjclMIlU 


000017700818 

07/30/94 

000027903916 

06/23/94 

0000280021 16 

06/23/94 

000028101716 

06/23/94 

000028203416 

06/23/94 

000028204415 

06/23/94 

000028204516 

06/23/94 

000028301516 

06/23/94 

LR1000 

000028500516 

06/23/94 

LR1000 

000028500816 

06/23/94 

LR1000 

000028505516 

06/23/94 

1121 

1121 

1122 

1122 

1123 

LR1000 
SHIP  I  LR1000 


■RgCTiinnai 

|iKK»llMglUi 

■BcgaMsnnai 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


SHIP  I  LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


■gEggtBiiai 

KililiUfclBlliBl 

■Rj:aicnnaBi;niir«M| 


LR1000 


LR1000 


000217700309 

000217700313 


000217700409 


000217700413 


000217700505 


000217700511 

000217700512 


000217700513 


000217700515 


000217700516 


000217700518 


000217700605 

000217700606 


000217700609 


000217700610 


000217700612 


07/22/941 

07/14/94 


07/22/94 


07/14/94 


08/01/94 


07/20/94 

07/08/94 


07/20/94 


07/19/94 


07/22/94 


07/14/94 


07/31/94 
08/02/94  “ 


06/23/94 


07/30/94 


07/31/94 


1079 

1080 

1082 

1081 

000217700704 

08/02/94 

000217700707 

07/21/94 

000217700709 

06/23/94 

000217700711 

07/30/94 

1081 

1082 

1073 

1081 

1079 

1080 

_  _ 


LR1000 


■nsgiiigasiia 


LR1000  1 

000217700907 

07/21/94 

LR1000  ! 

000217700909 

06/23/94 

LR1000  ! 

000217700911 

07/30/94 

LR1000  1 

000217700913 

08/01/94 

000217700917  07/30/94 


1082 

1082 

1079 

1082 

1083 

tckiililEsils 


LR1000  000217701010 


LR1000  000217701011 


07/30/94 

07/31/94 

07/29/94 


LR1000  i 

000217701013 

07/30/94 

u 

■iW«i.1tl5tU _ 


SHIP  LR1000  000217701205  07/31/94 


4174!  SHIP  LR1000  000217701206  08/02/941 


LR1000 


LR1000  000217701111 


LR1000  000217701112 


07/20/94 


07/08/94 


10131  PASS 


1012  PASS 


1013  PASS 


1014  PASS 


1014  PASS 


1051  PASS 


1056 

PASS 

1058 

PASS 

1040 

PASS 

N/A 

1054 

PASS 

N/A 

10081  PASS 


1007  PASS 


1055  PASS  N/A 


PASS 

1056  1007 

PASS 

1057  1008 

PASS 

1056  1007 

PASS 

1058  10091 

PASS 

1057  10081 

1006  PASS 


1006  PASS 


1007  PASS 


1056 

1007 

PASS 

N/A 

1057 


1057 


1049 


1057 


1055 


1008  PASS 


1000  LOW 


1008  PASS 


1006  PASS 


1012  PASS 


1014  PASS 


1009  PASS 


>  1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

>  1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

1012  PASS  I 
1014  PASS 


1007  PASS 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Ovenvrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap  Full  Bag  onl 


Volume  Volume  Gross  Volume 


Wt  i  Status  Wt 


_ 


SHIP 


SHIP 


SHIP 


SHIP  LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


tetMBtiSIUI 


■Kcggi 

"aaa 


■igiCTisninai 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


000217701209 


000217701210 


000217701212 


000217701213 


000217701305 

000217701310 


000217701311 


000217701312 


000217701313 


000217701314 


000217701315 


000217701316 


000217701317 


000217701504 


000217701515 

000217701604 


000217701708 


1000217701710 

000217701713 


000217701715 


000217701718 


000217701808 


000217701810 


000217701813 


000217701815 

000217701818 


000217701918 


06/23/94 


07/30/94  P 


07/31/94 


08/02/94 


08/07/94 

07/21/94 


07/19/94 


07/31/94  P 


07/26/94 


07/28/94 


07/28/94 


08/07/94 


07/25/94 


07/22/94 


07/25/94  _ 

07/22/94 


07/25/94 


07/26/94 

07/26/94 


07/21/94 


07/26/94 


07/25/94  P 


07/26/94 


07/26/94 


07/21/94  _ 

07/26/94 


07/25/94 


000217702015 


000217702018 


07/21/94 


07/26/94 


5147  SHIP 
5386  SHIP 
6308  SHIP 
6176  SHIP 
5213  SHIP 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP 

SHIP  " 

SHIP 


SHIP 


SHIP 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217702210 

000217702213 


000217702215 

000217702217 

000217702317 

000217702404 

000217702406 


000217702410 


000217702411 

000217702412 

000217702415 

000217702416 

000217702417 

000217702418 

000217800117 

000217800317 

000217800517 

000217800804 


000217800806 


000217800810 


07/26/94 
07/26/94  ■ 


07/21/94 
07/26/94  ' 
08/02/94  ' 
07/31/94  ‘ 
07/22/94  ■ 


07/23/94 


07/26/94 
07/25/94  ' 
07/23/94  ' 
07/19/94  ' 
07/25/94 
07/23/94  ‘ 
08/02/94  ' 
08/02/94  ■ 
08/02/94  ■ 
07/31/94  ■ 


07/22/94 


07/23/94 


1013  PASS 


PASS 


1008  PASS 


1010  PASS 


1015  PASS 


1012  PASS 


1013  PASS 


1014  PASS 


1014  PASS 


1012  PASS 


PASS 


PASS 


1006  PASS 


1009 


PASS 


1008 


1009  PASS 


1013  PASS 


1013  PASS 


1013  PASS 


1013  PASS 


10071  PASS 


PASS 


1008  PASS 


LR1000 

000217702010 

07/26/94 

LR1000 

000217702013 

07/26/94 

LR1000 

000217702108 

07/25/94 

LR1000 

000217702110 

07/26/94 

LR1000 

000217702113 

07/26/94 

LR1000 

000217702115 

07/21/94 

LR1000 

000217702118 

07/26/94 

i 

LR1000 

000217702208 

07/25/94 

1 

1015  PASS 


1013  PASS 


1012  PASS 


1013  PASS 


1014  PASS 


1013  PASS 


1086 

1018 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

1081 

1013 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

1081 

1013 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

SHIP 

LR1000 

000217800812 

07/25/94 

SHIP 

LR1000 

000217800815 

07/23/94 

1013  PASS 


1014  PASS 


1013  PASS 


1013  PASS 


1010  PASS 


1008  PASS 


1006  PASS 


1007  PASS 


1009  PASS 


1008  PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


1008  PASS 


1008  PASS 


1008  PASS 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Ovenvrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrai 


Full  Bag  onl 


Volume  Volume  Gross  Volume  Volume 


Wt 


"HIHIIIIBESSHII 


iiisssaKZiaii 


ml 

Grams 

ml 

Grams 

123  5017 

1241  52971 

25 

26 

1271  52021 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

1351  52811 


SHIP 


SHP 


SHIP 


SHIP 


SH  P 


SHIP 


_ 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217800816 


000217800817 


000217800818 


000217801218 


000217801604 

000217801615 


000217801813 


000217801815 


000217801818 


000217802004 


000217802015 


07/19/94 


07/25/94 


07/23/94 


07/25/94 


07/22/94 

07/25/94 


UiItIHSHSEU 


07/26/94 


07/21/94 


07/26/94 


07/22/94 


07l23fS4 


08/02/94 


SHIP 

LR1000 

000217802106  07/30/94 

SHIP 

LR1000 

000217802110  07/31/94 

■ctkaitiiiia 


LR1000 

000217802111  07/29/94 

LR1000 

000217802113  07/30/94 

LR1000 

00021 78021 1 6  07/30/94 

45 

46 

1471  3131 
48 


LR1000 

000217802204 

07/22/94  1 

LR1000 

000217802214 

07/23/94  1 

LR1000 

000217802406 

07/30/94  1 

LR1000 

000217802410 

07/31/94  1 

■caMHIlui 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217802411 


000217802413 


000217802416 


000217802417 


000217802505 


000217802506 


000217802510 

"000217802511 


000217802513 


000217802516 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217802517 

07/30/94 

000217802608 

07/25/94 

000217802610 

07/26/94 

000217802613 

07/26/94 

000217802615 

07/21/94 

■tHZlE!IU 

IsSET 


LR1000  1000217802705 


LR1000 

000217802710  07/31/94 

LR1000 

000217802711  07/29/94 

LR1000 

000217802713  07/30/94 

l■i^E^naii 


LR1000 


LR1000 


000217802716 


000217802717 


000217802805 


000217802810 


000217802811 


000217802812 


SHIP 

LR1000 

000217802814  07/28/94 

SHIP 

LR1000 

000217802815  07/28/94 

SHIP  LR1000 


LR1000 


gtnaE'gnaTariiiiiM 


000217802816 


000217802905 

07/31/94  1 

000217802906 

08/02/94  1 

07/29/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/30/94 


08/02/94 


07/30/94 


07/31/94 

07/29/94 


07/30/94 


07/30/94 


■«y/Mi=gin 


08/02/94 


07/30/94 


07/30/94 


08/07/94 


07/21/94 


07/19/94 


08/01/94 


08/07/94 


1082 

1081 

1083 

1082 

1081 

1082 

1081 

1071 

1075 

1081 


1081 
1082  " 


1015  PASS 


1014  PASS 


1013  PASS 


1014  PASS 


1013  PASS 


1083 

1015 

PASS 

1081 

1013 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

1056 

1007 

Us^\ 

1008! 

1057 

1008 

1056 

1007 

1059 

1010 

1015  PASS 


1013  PASS 


1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

1001  PASS 


1014  PASS 


1014  PASS 


1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

>  1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

>  1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

>  1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1005  PASS  1049 1 


1005  PASS  1048 


1003  PASS  1047 


1005  PASS  1048 


1000  LOW 


999  LOW 


998  LOW 


999  LOW 


998 


1056 


1056 
1058  ’ 


1057 
1057  ‘ 


1058 


1057 

1058  " 


1055 


N/A 
1057  ' 


1058 
1057  " 


1008  PASS 

1009  PASS 
1008  PASS 
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Appendix  2.2.1 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  2  YEARS 

1000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bao 

only 

Calc. 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over— 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

■■1 

■■■ 

■■■■■ 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

184 

EEia 

LR1000 

000217803005 

08/07/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

LR1000 

000217803010 

07/21/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

186 

■g»HI 

LR1000 

000217803011 

07/19/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

187 

SHIP 

LR1000 

000217803012 

08/01/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

188 

SHIP 

LR1000 

000217803013 

07/26/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

189 

LR1000 

000217803014 

07/28/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

190 

gr«'Bi 

LR1000 

000217803015 

07/28/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

241 

191 

6437 

SHIP 

LR1000 

000217803016 

08/07/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

192 

5375 

SHIP 

LR1000 

000217803017 

07/25/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

193 

■snna 

LR1000 

0002178031 05 

07/31/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

194 

4167 

SHIP 

LR1000 

000217803106 

08/02/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

195 

SHIP 

LR1000 

000217803109 

06/23/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

N/A 

196 

3162 

SHIP 

LR1000 

000217803110 

07/30/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

197 

SHIP 

LR1000 

000217803112 

07/31/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

198 

■■r»Ka 

gsffiia 

LR1000 

000217803113 

08/02/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

199 

SHIP 

LR1000 

000217803205 

08/07/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

200 

5137 

■5oa 

LR1000 

000217803210 

07/21/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

201 

■iffna 

LR1000 

000217803211 

07/19/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

202 

6221 

SHIP 

LR1000 

000217803212 

08/01/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

203 

5405 

SHIP 

LR1000 

000217803213 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

204 

6039 

SHIP 

LR1000 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

205 

Erna 

LR1000 

000217803215 

07/28/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

206 

SHIP 

LR1000 

000217803216 

08/07/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

LR1000 

000217803217 

07/25/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

208 

3372 

SHIP 

LR1000 

000217803305 

08/01/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

209 

LR1000 

000217803311 

07/20/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

210 

SHIP 

LR1000 

000217803312 

07/08/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

N/A 

211 

2133 

SHIP 

LR1000 

000217803315 

07/19/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

LR1000 

000217803316 

07/22/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

SHIP 

LR1000 

000217803405 

08/07/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

gsma 

LR1000 

000217803410 

07/21/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

215 

5048 

SHIP 

LR1000 

000217803411 

07^9194 

P 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

216 

Ema 

LR1000 

000217803412 

07/31/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

217 

E!iia 

LR1000 

000217803413 

07/26/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

218 

■a»Ma 

E:iia 

LR1000 

000217803414 

07/28/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

219 

SHIP 

LR1000 

000217803415 

07/28/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

220 

EBTia 

LR1000 

000217803416 

08/07/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

221 

E5iia 

LR1000 

000217803417 

07/25/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

222 

E!iia 

LR1000 

000217803504 

07/31/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

223 

5211 

SHIP 

LR1000 

000217803506 

07/22/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

224 

■sma 

LR1000 

000217803510 

07/22/94 

P 

■KIQ 

1058 

24 

225 

g=i!ia 

LR1000 

000217803511 

07/26/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

226 

SHIP 

LR1000 

000217803512 

07/25/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

25 

5232 

SHIP 

LR1000 

000217803515 

07/23/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

228 

ISSIil 

LR1000 

000217803516 

07/19/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

229 

5287 

SHIP 

LR1000 

000217803517 

07/25/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

230 

5264 

SHIP 

LR1000 

000217803518 

07/23/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

231 

3368 

SHIP 

LR1000 

000217803605 

08/01/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

232 

2167 

SHIP 

LR1000 

000217803611 

07/20/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

233 

9309 

SHIP 

LR1000 

000217803612 

07/08/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

N/A 

234 

Binia 

LR1000 

000217803616 

07/21/94 

P 

1074 

1006 

PASS 

1049 

1000 

LOW 

235 

6175 

SHIP 

LR1000 

000217803704 

07/31/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

236 

5216 

SHIP 

LR1000 

000217803706 

07/22/94 

P 

1011 

1006 

24 

237 

5228 

SHIP 

LR1000 

000217803710 

07/23/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

238 

5479 

SHIP 

LR1000 

000217803711 

07/26/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

239 

5364 

SHIP 

LR1000 

000217803712 

07/25/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

240 

5230 

SHIP 

LR1000 

000217803715 

07/23/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

241 

5021 

SHIP 

LR1000 

000217803716 

07/19/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

242 

5293 

SHIP 

LR1000 

000217803717 

07/25/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1008 

PASS 

243 

5270 

SHIP 

LR1000 

000217803718 

07/23/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1008 

244 

2339 

SHIP 

LR1000 

000217900109 

07/22/94 

P 

■■EIEI 

1007 

PASS 
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Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

mi 

Grams 

ml 

Grams 

245 

2027 

SHIP 

LR1000 

0002179001 13 

07/14/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

246 

2338 

SHIP 

LR1000 

000217900209 

07/22/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

247 

2025 

SHIP 

LR1000 

000217900213 

07/14/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

248 

5346 

SHIP 

LR1000 

000217900308 

07/25/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

249 

5400 

SHIP 

LR1000 

000217900310 

07/26/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

250 

5420 

SHIP 

LR1000 

000217900313 

07/26/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

251 

5146 

SHIP 

LR1000 

000217900315 

07/21/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

252 

5382 

SHIP 

LR1000 

000217900318 

07/26/94 

P 

1077 

1009 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

24 

253 

SHIP 

LR1000 

000217900408 

07/25/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

254 

SHIP 

LR1000 

000217900410 

07/26/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

255 

5419 

SHIP 

LR1000 

000217900413 

07/26/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

256 

5145 

SHIP 

LR1000 

000217900415 

07/21/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

■Kl 

Kiiiai 

000217900418 

07/26/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

SHIP 

LR1000 

000217900504 

08/02/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

SHIP 

LR1000 

000217900511 

07/30/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

SHIP 

LR1000 

000217900513 

08/01/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

25 

261 

3211 

M!iiai 

LR1000 

000217900517 

07/30/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

SHIP 

LR1000 

000217900604 

08/02/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

Hlliil 

LR1000 

000217900607 

07/21/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

■k^d 

■ijgm 

LR1000 

000217900609 

06/23/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

N/A 

265 

3257 

SHIP 

LR1000 

000217900611 

07/30/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

24 

266 

SHIP 

LR1000 

000217900613 

08/01/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

267 

3213 

SHIP 

LR1000 

000217900617 

07/30/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

268 

6447 

SHIP 

LR1000 

000217900705 

08/07/94 

P 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

269 

■diiiai 

LR1000 

000217900710 

07/21/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

270 

LR1000 

000217900711 

07/19/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

271 

6217 

ici:iu 

LR1000 

000217900712 

07/31/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

272 

5410 

■dglldi 

LR1000 

000217900713 

07/26/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

273 

SHIP 

LR1000 

000217900714 

07/28/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

274 

Miiij 

LR1000 

000217900715 

07/28/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

275 

LR1000 

000217900716 

08/07/94 

P 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

276 

SHIP 

LR1000 

000217900717 

07/25/94 

P 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

277 

■^Ebl 

Miiia 

LR1000 

000217900805 

08/07/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

278 

5136 

SHIP 

LR1000 

000217900810 

07/21/94 

P 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

279 

LR1000 

000217900811 

07/19/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

25 

280 

SHIP 

LR1000 

000217900812 

08/01/94 

P 

■■EH 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

281 

■ama 

LR1000 

000217900813 

07/26/94 

P 

HEIEI 

PASS 

1008 

24 

282 

lisa 

LR1000 

000217900814 

07/28/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

283 

M5ilJ 

LR1000 

000217900815 

07/28/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

284 

LR1000 

000217900816 

08/07/94 

P 

1083 

1059 

24 

285 

EBna 

LR1000 

000217900817 

07/25/94 

P 

1081 

^^■EIEl 

1008 

24 

286 

3177 

SHIP 

LR1000 

000217900908 

07/30/94 

P 

1082 

HEXl 

25 

287 

2227 

SHIP 

LR1000 

000217900917 

07/21/94 

P 

jjfm^ 

1007 

PASS 

25 

288 

IHE&l 

LR1000 

000217900918 

07/20/94 

P 

1057 

1008 

289 

3174 

LR1000 

000217901008 

07/30/94 

P 

886 

818 

LOW 

861 

812 

LOW 

25 

290 

■asm 

LR1000 

000217901017 

07/21/94 

P 

1160 

1091 

HIGH 

1136 

1086 

PASS 

24 

291 

2144 

:  SHIP 

LR1000 

000217901018 

07/20/94 

P 

HIGH 

1371 

1321 

HIGH 

24 

292 

■ciillJ 

LR1000 

000217901104 

07/22/94 

P 

PASS 

•1058 

1009 

PASS 

24 

293 

LR1000 

000217901115 

07/23/94 

P 

1082 

1  1014 

PASS 

1057 

1008 

294 

U'liia 

IdSUil 

LR1000 

000217901209 

07/22/94 

P 

l■■Ei!!] 

1007 

PASS 

24 

295 

MillJ 

LR1000 

000217901213 

07/14/94 

P 

1  1013 

1008 

PASS 

24 

296 

Ksa 

LR1000 

000217901309 

07/22/94 

P 

IHHE23 

24 

297 

SHIP 

LR1000 

CXX)217901313 

07/14/94 

P 

III^KESS 

999 

25 

298 

Blk^ 

SHIP 

LR1000 

000217901608 

07/30/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

23 

299 

2220 

SHIP 

LR1000 

000217901617 

07/21/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

300 

l^;iy 

LR1000 

000217901618 

07/20/94 

P 

1081 

1057 

1008 

PASS 

24 

301 

KIES 

iMiiij 

LR1000 

000217901708 

07/30/94 

P 

1084 

1  1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

302 

2223 

SHIP 

LR1000 

000217901717 

07/21/94 

P 

■■EIE 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

25 

303 

2141 

SHIP 

LR1000 

000217901718 

07/20/94 

P 

1081 

■■liilcj 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

304 

5193 

SHIP 

LR1000 

000217902004 

07/22/94 

P 

1079 

r  1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

305 

5283 

SHIP 

LR1000 

000217902015 

07/23/94 

P 

IHEIB 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  2  YEARS 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  Sind  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  4-  Ovenwra 


IlMlill 


Site  Product  Bag  Number  |  Date 


|[^ _ 

iniwraMciM.iUi 


wt 

Status  Wt 

Status 

310  5195  SHP 


Esaisaiiii 

II 


313  5134  SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217902209 

07/22/94 

000217902213 

07/14/94 

000217902704 

07/22/94 

000217902715 

07/23/94 

000217902805 

08/07/94 

000217902810 

07/21/94 

000217902811 


SHIP 

LR1000 

000217902812 

08/01/94  1 

SHIP 

LRIOOO 

000217902813 

07/26/94  1 

SHIP 

LRIOOO 

000217902814 

07/28/94  1 

■^Qjl 


2146  SHIP 


LRIOOO 

000217902815 

07/28/94  1 

LRIOOO 

000217902816 

08/07/94  1 

000217902817 

07/25/94  1 

■EICSSB 

000217903008 

07/30/94  i 

EaEaai 

mmn 


SHIP 
1591  I  SHIP 


Kiuiysiia 

msmt 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217903017 


000217903018 


000217903108 


000217903117 


000217903118 


000217903404 


000217903407 


000217903409 


LRIOOO 

000217903411  07/30/94 

LRIOOO 

000217903413  08/01/94 

LRIOOO 

000217903417  07/30/94 

LRIOOO 

000217903507  07/21/94 

LRIOOO 

000217903509  06/23/94 

LRIOOO 

000217903511  07/30/94 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


000217903513 


000217903517 


T0002 17903805 


000217903806 


|gck!»!!tlgSTSIT3i 

_ 

_  ^  ^  ^ 


LRIOOO 

000217903810 

07/31/94  1 

LRIOOO 

000217903811 

07/29/94  1 

LRIOOO 

000217903813 

07/30/94  1 

LRIOOO 

000217903816 

07/30/94  1 

LRIOOO 

000217903817  07/30/94 

LRIOOO 

000217903905  08/02/94 

LR1000 


LRIOOO 


000217903906 


000217903910 


■tW»iBtnns 


1  LRIOOO  1000217903913 


LRIOOO  000217903916 


SHIP  LRIOOO  000217903917 


■aF>jiii5iij 


I  LR1000  1000217904110 


■SESESni 

mmr 


LRIOOO 

000217904112  08/01/94 

LRIOOO 

0002179041 1 3  07/26/94 

LRIOOO 

000217904114  07/28/94 

SHIP  LRIOOO  000217904115 


0002179041 16 


1  LR1 000  0002179041 1 7 


SHIP  1  LRIOOO  000218000104 


000218000106 


LRIOOO  1000218000110 
365  5477]  SHlF  LRIOOO  000218000111 

3661  5355  I  SHIP  LRIOOO  1 00021 80001 12 


07/19/94 


07/21/94 


07/20/94 


07/30/94 


07/21/94 


07/20/94 


08/02/94 


07/21/94 


06/23/94 


08/01/94 


07/30/94 


08/02/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/31/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/21/94 


07/19/94 


07/28/94 


08/07/94 


07/25/94 


07/31/941 


07/22/94 


07/23/94 


07/26/94 

07/25/94 


1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1081 

1013 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1013 

PASS 

1 

1056 

1007 

PASS 

1014 

PASS 

X 

1057 

1008 

PASS 

1082 

1081 

1081 

1081 

1080 

1082 

HKG^I 

10831 

1082 

1082 

1083 

■l^^i 

1082 

1083 

1083 

1083 

1083 

PASS 


1084 

1082 

1083 

1085 

1084 

— 

■hes 

1081 

1081 

1014 


PASS 


1013  PASS 
1013  PASS 


1071  PASS 


1009  PASS 


1009  PASS 


1008  PASS 


1008  PASS 
1008  PASS 


■cgggggiuaiB 


4175  SHIP 


■lEliaMSIlJ 

■c!cW;iM!IIJ 

gM-glMillJ 


000218000215 

000218000216 


000218000217 

1000218000218 


LR1000 

000218000305 

07/31/94 

LR1000 

000218000306 

08/02/94 

LR1000 

000218000309 

06/23/94 

LR1000 

000218000310 

07/30/94 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218000312 


000218000313 


000218000405 


000218000406 


000218000409 


000218000410 


000218000412 


000218000413 


000218000504 


■igElMgSIIi 


LR1000 

000218000506 

07/22/94 

LR1000 

000218000510 

07/22/94 

LR1000 

000218000511 

07/26/94 

LR1000 

000218000512 

07/25/94 

LR1000 

000218000515 

07/23/94 

5273  SHIP 


iMjcjjjgniia 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218000516 


000218000517 


000218000518 


000218000604 


000218000606 


000218000610 


000218000611 


000218000612 

000218000615 


000218000616 


000218000617 


000218000618 


08/01/94 


08/02/94 


07/31/94 


08/02/94 


06/23/94 


07/30/94 


08/01/94 


08/02/94 


07/31/94 


BslcfelEiili 


5221  SHIP 


LR1000 

000218000705 

08/01/94 

LR1000 

000218000711 

07/20/94 

LR1000  1 

000218000805 

08/01/94 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218000811 


000218000812 


000218000813 


000218000816 

07/22/94 

000218000818 

07/14/94 

000218000904 

07/30/94 

000218000906 

07/22/94 

000218000910 


000218000911 


000218000912 


LR1000 

000218000916 

07/19/94 

LR1000 

000218000917 

07/25/94 

LR1000 

000218000918 

07/23/94 

07/19/94 


07/25/94 


07/23/94 


07/30/94 


07/22/94 


07/22/94 


07/26/94 


07/25/94 

07/23/94 


07/19/94 


07/25/94 


07/23/94 


07/20/94 


07/08/94 


07/20/94 


07/22/94 


07/26/94 


07/25/94 


>  1083 

1015 

i  PASS 

1059 

1010 

PASS 

>  1084 

1016 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

»  1083 

1015 

PASS 

N/A 

>  1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1017  PASS 


1013  PASS  N/A 


1014  PASS  1058 


1009  PASS  24 


24 


1081 

1013 

1081 

1013 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

1008 

PASS 

1008 

PASS 

1011 

PASS 

1009 

PASS 

1002 

PASS 

1010  PASS 
1009  PASS 


1009  PASS 


1004 

PASS 

25 

1008 

PASS 

25 

1010 

PASS 

24 

1007 

PASS 

25 

1082 

1014 

PASS 

N/A 

1079 

1011 

PASS 

1054 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1083 

to 

o 

PASS 

1058 

1007 

PASS 

1008 

PASS 

1004 

PASS 

1008 

PASS 

1008 

PASS 

mKEm 

1008 

1009 

PASS 

1008 

PASS 

1008 

PASS 
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REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  2  YEARS 


1000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Baa  +  Ovemvra 


I  Full  Baa  onl 


Volume 

Volume 

Gross 

I  Volume 

I  Volume  I 

I  Over- 

Status 


Wt 


Grams 


wr 


Grams 


6172  SHIP  LR1000 


■gHagdIIIJ 


5356  SHIP 


5294  SHP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218001004 

07/31/94 

000218001006 

07/22/94 

000218001010 

07/22/94 

000218001011 


000218001012 


07/26/94 


07/25/94 


LR1000 

000218001016 

07/19/94 

r 

1000218001017  I  07/25/94 


1082 

1083 

1083 

1082 

1077 

SHIP 


1592 

3263  I  SHIP 


339 


3214 


SHIP 


4172  SHIP 


SHIP 
SHIP  ■ 


— M;i;i - 

feKiEsira 


LR1000 

000218001018 

07/23/94 

LR1000 

000218001104 

08/02/94 

LR1000 


LR1000 


000218001107 


000218001109 


07/21/94 


06/23/94 


LR1000  ! 

000218001111 

07/30/94 

LR1000 

000218001113 

08/01/94 

LR1000 

000218001117 

07/30/94 

I  SHIP 


MB 


_ _  SHIP 

3333  SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


000218001205 


000218001206 


000218001209 
'  000218001210 


000218001212 


000218001213 


000218001304 


000218001315 


000218001404 


000218001415 


000218001704 
■  000218001707 


000218001709 


000218001711 


000218001713 


000218001717 

1000218002005 


000218002006 


07/31/94 


08/02/94 


06/23/94 
07/30/94  ’ 


08/01/94 


08/02/94 


07/22/94 


07/23/94 


07/22/94 


07/25/94 


08/02/94 

07/21/94 


06/23/94 


07/30/94 


08/01/94 


07/30/94 
07/31/94  ^ 


08/02/94 


LR1000 

000218002010 

07/30/94 

LR1000  ! 

000218002012 

08/01/94 

LR1000 


LR1000 


■HRiigjnia 

!g&H«iK!iiai 


greagsBiiaii 


3175  SHIP 
2231  SHIP 


2145 


3176  SHP 


2225  SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


2342  SHIP 


SHIP 


3365  SHIP 


2161  SHIP 


000218002013 


000218002105 


000218002106 

000218002109 


000218002110 


000218002112 

000218002113 


000218002305 


000218002306 


000218002309 


000218002310 


000218002312 


000218002417 


000218002418 


000218002608 


000218002617 


000218002618 

000218002709 


08/02/94 


07/31/94 


08/02/94 

06/23/94 


07/30/94 


08/01/94 

08/02/94 


07/31/94 


08/02/94 


06/23/94 


07/30/94 


08/01/94 


07/21/94 


07/20/94 


07/30/94 


07/21/94  P 


07/20/94 

07/22/94 


1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

1014 

PASS 

1059 

1010  j 

PASS  1 

23 

1081 

1013 

PASS 

1079 

1011 

PASS 

1081 

1013 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1087 

1019 

PASS 

1081 


1082 

1084 

1081 

1010  PASS 


PASS 


1013 

PASS 

1014 

PASS 

1014 

PASS 

1009  PASS 


10091  PASS 


1009  PASS 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  suid  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

■ 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date  1 

Gross 

Volume  1 

Volume  1 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

■l 

■1^1 

Wt 

Wt 

Status 

wrap 

^■1 

ml 

lej  lintel  1 

ml 

489 

2135 

SHIP 

LR1000 

000218003212 

07/19/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

23 

SHIP 

LR1000 

000218003213 

07/08/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

N/A 

■’Jckl*! 

SHIP 

LR1000 

000218003216 

07/21/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

000218003218 

07/14/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1008 

PASS 

24 

SHIP 

LR1000 

000218003508 

07/30/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1010 

PASS 

24 

"  $ 

LR1000 

000218003517 

07/21/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

■■E3I 

24 

I 

LR1000 

000218003518 

07/20/94 

mm 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

i 

SHIP 

LR1000 

000218003605 

08/01/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

25 

497 

2163 

SHIP 

LR1000 

000218003611 

07/20/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

KIRI 

1^:1131 

LR1000 

000218100308 

07/30/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

KW;I 

000218100317 

07/21/94 

p 

1081 

PASS 

1057 

24 

500 

2136 

■asiia 

LR1000 

000218100318 

07/19/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

501 

5347 

SHIP 

LR1000 

000218100408 

07/25/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

502 

5396 

SHIP 

000218100410 

07/26/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

503 

5417 

SHIP 

LR1000 

000218100413 

07/26/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

504 

5150 

SHIP 

LR1000 

000218100415 

07/21/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

505 

5379 

SHIP 

LR1000 

000218100418 

07/26/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

506 

5348 

SHIP 

LR1000 

000218100508 

07/25/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

507 

5398 

SHIP 

LR1000 

000218100510 

07/26/94 

■jH 

1014 

PASS 

1058 

24 

508 

5422 

SHIP 

LR1000 

000218100513 

07/26/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

509 

5143 

SHIP 

LR1000 

000218100515 

07/21/94 

p 

1071 

1003 

PASS 

1047 

998 

LOW 

24 

510 

5378 

SHIP 

LR1000 

000218100518 

07/26/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

511 

4209 

SHIP 

LR1000 

000218100805 

08/02/94 

p 

1083 

PASS 

1058 

25 

512 

3282 

SHIP 

LR1000 

000218100806 

07/30/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

513 

3341 

SHIP 

LR1000 

000218100810 

07/31/94 

p 

1082 

PASS 

1058 

24 

514 

3134 

SHIP 

LR1000 

000218100811 

07/29/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

515 

3277 

SHIP 

LR1000 

000218100813 

07/30/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

516 

3293 

SHIP 

LR1000 

000218100816 

07/30/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

517 

3242 

SHIP 

LR1000 

000218100817 

07/30/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

518 

4040 

SHIP 

LR1000 

000218101104 

08/02/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

519 

2287 

SHIP 

LR1000 

000218101107 

07/21/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

520 

3260 

SHIP 

LR1000 

000218101111 

07/30/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

521 

3396 

SHIP 

LR1000 

000218101113 

08/01/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

522 

3210 

SHIP 

LR1000 

000218101117 

07/30/94 

p 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

523 

6177 

SHIP 

LR1000 

000218101304 

07/31/94 

p 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

524 

5208 

SHIP 

LR1000 

000218101306 

07/22/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

525 

5226 

SHIP 

LR1000 

000218101310 

07/23/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

526 

5482 

SHIP 

LR1000 

000218101311 

07/26/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

527 

5361 

SHIP 

LR1000 

000218101312 

07/25/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

528 

5231 

SHIP 

000218101315 

07/23/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

529 

5026 

SHIP 

LR1000 

000218101316 

07/19/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

25 

530 

5292 

SHIP 

LR1000 

000218101317 

07/25/94 

p 

1058 

1009 

25 

531 

5265 

SHIP 

LR1000 

000218101318 

07/23/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

532 

6170 

SHIP 

LR1000 

000218101604 

07/31/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

533 

5210 

SHIP 

LR1000 

000218101606 

07/22/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

534 

5222 

SHIP 

LR1000 

000218101610 

07/22/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

535 

5474 

SHIP 

LR1000 

000218101611 

07/26/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

24 

536 

5365 

SHIP 

LR1000 

000218101612 

07/25/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

537 

5240 

SHIP 

LR1000 

000218101615 

07/23/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

538 

5025 

SHIP 

LR1000 

000218101616 

07/19/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

539 

5291 

SHIP 

LR1000 

000218101617 

07/25/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

540 

5267 

SHIP 

LR1000 

000218101618 

07/23/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

541 

5199 

SHIP 

LR1000 

000218101804 

07/22/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

542 

5276 

SHIP 

LR1000 

000218101815 

07/23/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

543 

2334 

SHIP 

LR1000 

000218101904 

07/22/94 

p 

1076 

1008 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

24 

544 

4210 

SHIP 

LR1000 

000218102005 

08/02/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

545 

3286 

SHIP 

LR1000 

000218102006 

07/30/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

546 

3343 

SHIP 

LR1000 

000218102010 

07/31/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

547 

3133 

SHIP 

LR1000 

000218102011 

07/29/94 

p 

1082 

1009 

PASS 

24 

548 

3269 

SHIP 

LR1000 

000218102013 

07/30/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

549 

3295 

SHIP 

LR1000 

000218102016 

07/30/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

23 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Product 


Full  Bag  +  Overwrap  Full 


Volume  Volume 


Wt 


550  3241  SHIP  LR1000 


551  3334  SHIP  LR1000 

552  4173!  SHIP  LR1 000 


000218102017 


000218102205 

000218102206 


07/30/94 


07/31/94 

08/02/94 


»EH»II 

SHIP 

LR1000 

000218102209 

06/23/94 

_ 

oi: 

N/A 

SHIP 

LR1000 

000218102210 

07/30/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

SHIP 

LR1000 

000218102212 

08/01/94 

1014 

PASS 

24 

■iMcgiKsBngii 

■ckyAiigEiraii 


SHIP 


568  9175  SHIP 


LR1000  000218102213  08/02/94 


SHIP 

LR1000 

000218102305 

08/02/94 

L_ 

SHIP 

LR1000 

1000218102306 

07/30/94 

SHIP 

LR1000 

1000218102310 

07/31/94 

SHIP 

LR1000 

000218102311 

07/29/94 

570  2134 


nsgnaiM 


SHIP 


■<iglilfci:ilJ 

K^yssuiii 

■aggECTaii 

ag^3ii:lKR!nJii 


583  3183  SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218102313 


000218102316 


000218102317 


1 000218102504 


07/30/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/22/94 


000218102605 

08/01/94 

000218102611 

07/20/94 

000218102612 

07/08/94 

000218102613 

07/20/94 

000218102615 

07/19/94 

000218102616 


000218102618 


000218102717 


000218102917 


000218103304 


000218103307 


000218103309 


000218103311 


000218103313 


000218103317 


000218103508 


07/21/94 


07/14/94 


08/02/94 


08/02/94 


08/02/94 


07/21/94 


06/23/94 


07/30/94 


08/01/94 


07/30/94 


07/30/94 


599  2341  SHIP 


SHIP 


SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218103708 

07/30/94 

000218103717 

07/21/94 

000218103718 

07/20/94 

000218103804 

08/02/94 

000218103807 

07/21/94 

000218103809 

06/23/94 

000218103811 

07/30/94 

000218103813 

08/01/94 

LR1000 

000218200106 

08/02/94 

LR1000 

000218200109 

06/23/94 

LR1000 

000218200110 

07/30/94 

SHIP 


SHIP 


604  3132  SHIP 


SHIP 


litfeaMiiiaiB 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218200112 


000218200113 


000218200213 


000218200309 


000218200313 


08/01/94 


08/02/94 


07/14/94 


07/22/94 


07/14/94 


PASS 


1008  PASS 


1010  PASS 


_j 

1082 

1014 

PASS 

n 

1081 

1013 

PASS 

1083 

1015 

PASS 

1082 

1014 

PASS 

1080 

1012 

PASS 

1008  PASS 


1009  PASS 


PASS 


1009  PASS 


1007  PASS 


1011 

1 

PASS 

1054 

1005 

PASS  1 

1016 

t 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

1081 

1081 

1080 

1083 

1073 

1084 

1010  PASS 


LOW 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


1057 


1058 


58 


1059 


1058 


1084 

1081 

1080 

1084 

1009  PASS 


PASS 


1008}  PASS 


1009  PASS 


1010}  PASS 


1009  PASS 


1011  PASS 


1008  PASS 


PASS 

25 

PASS 

25 

PASS 

24 

PASS 

23 

N/A 

1058 

o 

o 

<0 

PASS 

1014  PASS 


1015  PASS 


1015  PASS 
1014  PASS 


PASS 


1010  PASS 
1009  PASS 


1000218200610  I  07/31/94 


LR1000 

000218200616 

07/30/94 

607  3235  SHIP 


SHIP 


SHIP 


SHIP 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000218200617 


00021 8200706__ 
0 


07/30/94 


07/30/94 


1061 


1015  PASS  1058 

1017  PASS  1060  " 


993  LOW  1041 


1012  PASS 


1009  PASS 
1011  PASS 


992  LOW 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/mi 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AiyPL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

611 

3129 

SHIP 

LR1000 

000218200711 

07/29/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

612 

3272 

SHIP 

LR1000 

000218200713 

07/30/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

613 

3302 

SHIP 

LR1000 

000218200716 

07/30/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

614 

3236 

SHIP 

LR1000 

000218200717 

07/30/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

615 

6314 

SHIP 

LR1000 

000218203817 

08/02/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

616 

6307 

SHIP 

LR1000 

000218203917 

08/02/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

23 

617 

6315 

SHIP 

LR1000 

000218204017 

08/02/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

618 

6316 

SHIP 

LR1000 

000218204617 

08/02/94 

P 

1076 

1008 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

24 

619 

6310 

SHIP 

LR1000 

000218204817 

08/02/94 

P 

1055 

987 

LOW 

1031 

982 

LOW 

620 

6438 

SHIP 

LR1000 

000218205305 

08/07/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

621 

5130 

SHIP 

LR1000 

000218205310 

07/21/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

622 

SHIP 

LR1000 

000218205311 

07/19/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

623 

SHIP 

LR1000 

000218205312 

08/01/94 

P 

1081 

1009 

23 

624 

■♦-gw-i 

Kiiia 

LR1000 

000218205313 

07/26/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

625 

SHIP 

LR1000 

000218205314 

07/28/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

626 

SHIP 

LR1000 

000218205315 

07/28/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

627 

IdlUdi 

LR1000 

000218205316 

08/07/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

628 

LR1000 

000218205317 

07/25/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

629 

■ama 

LR1000 

000218205405 

07/21/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

630 

LR1000 

000218205406 

P 

1080 

1012 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

631 

5114 

SHIP 

LR1000 

000218205505 

07/21/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

_ 

632 

■Tigggl 

LR1000 

000218900305 

08/07/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

633 

5133 

SHIP 

LR1000 

000218900310 

07/21/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

634 

SHIP 

LR1000 

000218900311 

07/19/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

635 

■asiu 

LR1000 

000218900312 

08/01/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

636 

LR1000 

000218900313 

07/26/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

637 

KtkEI 

LR1000 

000218900314 

07/28/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

_ 24^ 

638 

SHIP 

LR1000 

000218900315 

07/28/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

639 

K'kn 

LR1000 

000218900316 

08/07/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

_ 24J 

640 

■aiiia 

LR1000 

000218900317 

07/26/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

641 

■.-Hkl 

LR1000 

000219001605 

07/21/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

642 

EEIQ 

SHIP 

LR1000 

000219001805 

07/21/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

643 

5115 

■a:iia 

LR1000  1 

000219100105 

07/21/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

644 

■a!iia 

LR1000 

000219700205 

08/07/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

645 

SHIP 

LR1000 

000219700210 

07/21/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

646 

SHIP 

LR1000 

000219700211 

07/19/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

_ 24^ 

647 

ECTa 

LR1000 

000219700212 

08/01/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

648 

E!iia 

LR1000 

000219700213 

07/26/94 

P 

1078 

1010 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

649 

Esiia 

LR1000 

000219700214 

07/28/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

_ 24^ 

650 

SHIP 

LR1000 

000219700215 

07/28/94 

P 

1090 

1022 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

651 

E5IIJ 

LR1000 

000219700216 

08/07/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

_ 24J 

652 

■KgRei 

E!lia 

LR1000 

000219700217 

07/25/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

653 

5351 

SHIP 

LR1000 

000219700508 

07/25/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

654 

SHIP 

LR1000 

000219700510 

07/26/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

655 

■iMi 

E!iia 

LR1000 

000219700513 

07/26/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

656 

i  5141 

Eiiia 

LR1000 

000219700515 

07/21/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

657 

SHIP 

LR1000 

000219700518 

07/26/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

658 

SHIP 

LR1000 

444416404111 

07/21/94 

P 

1085 

[■■EiS 

659 

EillJ 

LR1000 

555516303911 

07/21/94 

P 

1085 

660 

Eiiia 

LR1000 

555516404208 

07/22/94 

P 

1086 

1  1018 

1  PASS 

1  1062 

r  1013 

1  PASS 

MEAN:  1014  1008  24 

FAiLED:  5  16 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 


Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/mi 


Full  Bac 

+  Overwrap 

Full  Bas 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

1 

8240 

SHIP 

LR500 

000018202905 

07/30/94 

p 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

2 

SHIP 

LR500 

000018202910 

07/30/94 

P 

566 

517 

PASS 

541 

504 

PASS 

25 

3 

■rZSld 

SHIP 

LR500 

000018202911 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

535 

498 

24 

4 

mLim 

SHIP 

LR500 

000018202913 

07/22/94 

P 

566 

517 

541 

504 

PASS 

25 

5 

■iaici 

SHIP 

LR500 

000018202914 

08/02/94 

P 

565 

516 

540 

503 

PASS 

25 

6 

SHIP 

LR500 

000018202916 

07/21/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

24 

7 

SHIP 

LR500 

000018202917 

07/27/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

8 

8121 

SHIP 

LR500 

000018202918 

07/28/94 

P 

566 

517 

PASS 

541 

504 

PASS 

25 

9 

SHIP 

LR500 

00021302205 

07/30/94 

P 

564 

515 

503 

24 

10 

SHIP 

LR500 

00021302210 

07/30/94 

P 

563 

514 

PASS 

540 

503 

PASS 

23 

11 

SHIP 

LR500 

00021302211 

07/20/94 

P 

562 

513 

PASS 

539 

502 

PASS 

23 

12 

SHIP 

LR500 

00021302213 

07/22/94 

P 

562 

513 

PASS 

539 

502 

PASS 

23 

13 

8511 

SHIP 

LR500 

00021302214 

08/02/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

14 

mivA 

SHIP 

LR500 

00021302216 

07/21/94 

P 

514 

539 

502 

24 

15 

SHIP 

LR500 

00021302217 

07/27/94 

P 

562 

513 

PASS 

538 

501 

PASS 

24 

16 

m-.iKi 

SHIP 

LR500 

00021302218 

07/28/94 

P 

564 

515 

503 

24 

17 

SHIP 

LR500 

000218201205 

08/02/94 

P 

565 

504 

24 

18 

SHIP 

LR500 

000218201305 

08/02/94 

P 

517 

541 

504 

25 

19 

mxiLi 

SHIP 

LR500 

000218201405 

08/02/94 

P 

■11^3 

497 

24 

20 

SHIP 

000218201406 

07/31/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

21 

SHIP 

000218201810 

08/07/94 

P 

516 

. 

22 

7261 

SHIP 

LR500 

000218201811 

07/20/94 

P 

539 

502 

24 

23 

■PHil 

SHIP 

LR500 

000218201813 

06/24/94 

N/A 

565 

516 

nai 

24 

SHIP 

LR500 

000218201816 

07/28/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

25 

8237 

SHIP 

LR500 

000218201905 

07/30/94 

P 

561 

512 

PASS 

537 

500 

PASS 

26 

8301 

SHIP 

LR500 

000218201910 

07/30/94 

P 

513 

501 

PASS 

27 

LR500 

000218201911 

07/20/94 

P 

511 

PASS 

536 

499 

LOW 

241 

28 

7473 

SHIP 

LR500 

000218201913 

07/22/94 

P 

512 

501 

PASS 

29 

8519 

SHIP 

LR500 

000218201914 

08/02/94 

P 

562 

513 

501 

PASS 

30 

7448 

SHIP 

LR500 

000218201916 

07/21/94 

P 

514 

!  502 

PASS 

31 

SHIP 

000218201917 

07/27/94 

P 

557 

508 

PASS 

533 

496 

LOW 

24 

32 

SHIP 

000218201918 

07/28/94 

P 

562 

513 

PASS 

539 

502 

PASS 

23 

33 

SHIP 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

34 

»i!cWa 

SHIP 

000218202010 

P 

563 

514 

PASS 

538 

501 

25 

35 

SHIP 

000218202011 

07/20/94 

P 

556 

507 

PASS 

532 

1  495 

LOW 

24 

36 

SHIP 

LR500 

000218202013 

07/22/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

37 

SHIP 

LR500 

000218202014 

08102194 

P 

564 

540 

503 

PASS 

24 

38 

■gggj 

SHIP 

LR500 

000218202016 

07/21/94 

P 

563 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

39 

7580 

SHIP 

LR500 

000218202407 

07/24/94 

P 

560 

511 

498 

25 

40 

8349 

SHIP 

LR500 

000218202413 

07/31/94 

P 

512 

499 

25 

41 

SHIP 

LR500 

000218202414 

07/28/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

42 

8163 

SHIP 

LR500 

000218202415 

07/28/94 

P 

563 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

43 

1523 

SHIP 

LR500 

000218202508 

06/24/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

44 

SHIP 

LR500 

000218202517 

P 

563 

514 

PASS 

538 

501 

PASS 

25 

45 

SHIP 

LR500 

000218202608 

565 

46 

SHIP 

LR500 

000218202617 

OSI02I94 

P 

566 

517 

505 

PASS 

47 

SHIP 

LR500 

000218202707 

07/24/94 

P 

566 

517 

541 

504 

PASS 

48 

gH-gj 

SHIP 

LR500 

000218202713 

07/31/94 

P 

PASS 

539 

502 

PASS 

251 

49 

8151 

SHIP 

LR500 

000218202714 

07/28/94 

P 

517 

504 

PASS 

50 

8170 

SHIP 

LR500 

000218202715 

07/28/94 

P 

506 

PASS 

HHI^ 

51 

EF^ 

LR500 

07/06/94 

N/A 

565 

516 

52 

gigwa 

SHIP 

LR500 

000218202805 

08/02/94 

P 

565 

516 

541 

504 

24 

53 

gikfegj 

SHIP 

LR500 

000218202806 

07/31/94 

P 

565 

516 

503 

25 

54 

1693 

SHIP 

000218204110 

06/23/94 

N/A 

563 

514 

PASS 

N/A 

55 

SHIP 

LR500 

000218204111 

07/20/94 

P 

563 

502 

24 

56 

1577 

SHIP 

LR500 

000218204113 

06/24/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

57 

SHIP 

000218204116 

07/28/94 

P 

556 

507 

PASS 

531 

494 

LOW 

25 

58 

SHIP 

000218204211 

07/20/94 

P 

564 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

59 

1576 

SHIP 

Mliigggn 

000218204213 

06/24/94 

N/A 

564 

515 

PASS 

N/A 

60 

8195 

SHIP 

LR500 

000218204216 

07/28/94 

P 

565 

516 

541 

504 

24 

61 

8236 

SHIP 

LR500 

000218204405 

07/30/94 

P 

515 

■■SSI 

503 

PASS 

24 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight;  35  g  Density:  1 .0033  g/mi 


Full  Bas 

+  Overwrap 

Full  Ba^ 

only 

^^9 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

EZSI9 

No. 

■■■■ 

mseh 

Wt 

Status 

KSns 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

62 

SHIP 

LR500 

000218204410 

07/30/94 

P 

516 

503 

PASS 

25 

63 

SHIP 

LR500 

000218204411 

07/20/94 

P 

503 

24 

64 

7475 

SHIP 

LR500 

000218204413 

07/22/94 

P 

513 

502 

PASS 

23 

65 

8515 

SHIP 

LR500 

08/02/94 

P 

564 

515 

539 

502 

PASS 

25 

66 

7443 

SHIP 

LR500 

07/21/94 

P 

559 

510 

PASS 

UBS 

498 

24 

67 

SHIP 

LR500 

000218204417 

07/27/94 

P 

514 

502 

PASS 

24 

68 

8122 

SHIP 

000218204418 

07/28/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

69 

SHIP 

000218204508 

06/24/94 

N/A 

516 

PASS 

N/A 

70 

SHIP 

LR500 

000218204517 

08/02/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

71 

1687 

SHIP 

000218205010 

06/23/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

72 

7247 

SHIP 

000218205011 

07/19/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

73 

SHIP 

LR500 

000218205013 

06/24/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

74 

8191 

SHIP 

LR500 

000218205016 

07/28/94 

P 

516 

24 

75 

7250 

SHIP 

LR500 

000218205111 

07/19/94 

P 

566 

517 

PASS 

541 

504 

PASS 

25 

76 

1574 

SHIP 

LR500 

000218205113 

06/24/94 

N/A 

564 

515 

PASS 

N/A 

77 

8187 

SHIP 

LR500 

0002182051 16 

07/28/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

PASS 

24 

78 

1525 

SHIP 

LR500 

000218205908 

06/24/94 

N/A 

563 

514 

PASS 

N/A 

79 

8492 

SHIP 

LR500 

000218205917 

08/02/94 

P 

563 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

80 

1520 

SHIP 

LR500 

000218206008 

06/24/94 

N/A 

566 

517 

PASS 

N/A 

81 

8496 

SHIP 

LR500 

000218206017 

08/02/94 

P 

561 

512 

PASS 

538 

501 

PASS 

23 

82 

1527 

SHIP 

000218300108 

06/24/94 

N/A 

514 

PASS 

83 

8491 

SHIP 

LR500 

000218300117 

08/02/94 

P 

564 

515 

PASS 

541 

504 

PASS 

23 

84 

7578 

SHIP 

LR500 

000218300207 

07/24/94 

P 

563 

514 

PASS 

538 

501 

PASS 

25 

85 

8350 

SHIP 

LR500 

000218300213 

07/31/94 

P 

514 

539 

502 

24 

86 

8161 

SHIP 

LR500 

000218300214 

07/28/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

87 

8165 

SHIP 

LR500 

000218300215 

07/28/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

88 

12733 

SHIP 

LR500 

000218300218 

514 

89 

1688 

SHIP 

LR500 

000218300310 

06/23/94 

N/A 

562 

513 

PASS 

N/A 

90 

7246 

SHIP 

LR500 

000218300311 

07/19/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

24 

91 

1580 

SHIP 

LR500 

000218300313 

06/24/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

92 

8194 

SHIP 

LR500 

000218300316 

07/28/94 

P 

559 

510 

PASS 

535 

498 

LOW 

93 

7581 

i  SHIP 

LR500 

000218300407 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

534 

497 

LOW 

241 

94 

8352 

1  SHIP 

LR500 

000218300413 

07/31/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

95 

8162 

1  SHIP 

LR500 

000218300414 

07/28/94 

P 

557 

508 

PASS 

534 

497 

LOW 

96 

8172 

!  SHIP 

LR500 

000218300415 

07/28/94 

P 

564 

515 

PASS 

539 

502 

PASS 

97 

12732 

1  SHIP 

LR500 

000218300418 

07/06/94 

N/A 

557 

508 

PASS 

N/A 

98 

1697 

SHIP 

LR500 

000218300510 

06/23/94 

N/A 

564 

515 

PASS 

N/A 

99 

7249 

SHIP 

LR500 

000218300511 

07/19/94 

P 

558 

509 

PASS 

534 

497 

LOW 

24 

100 

1572 

I  SHIP 

LR500 

000218300513 

06/24/94 

N/A 

564 

515 

PASS 

N/A 

101 

8190 

i  SHIP 

LR500 

000218300516 

07/28/94 

P 

558 

509 

PASS 

534 

497 

LOW 

24 

102 

8477 

SHIP 

LR500 

000218300605 

08/02/94 

P 

568 

519 

PASS 

540 

503 

PASS 

28 

103 

8400 

SHIP 

LR500 

000218300606 

07/31/94 

P 

574 

525 

PASS 

541 

504 

PASS 

33 

104 

1694 

1  SHIP 

LR500 

000218300710 

06/23/94 

N/A 

564 

515 

PASS 

N/A 

105 

7243 

i  SHIP 

LR500 

000218300711 

07/19/94 

P 

564 

515 

PASS 

539 

502 

PASS 

25 

106 

1575 

1  SHIP 

LR500 

000218300713 

06/24/94 

N/A 

555 

506 

PASS 

N/A 

107 

8189 

,  SHIP 

LR500 

000218300716 

07/28/94 

P 

558 

509 

497 

LOW 

24 

108 

1  1521 

SHIP 

LR500 

000218300808 

06/24/94 

N/A 

566 

517 

PASS 

N/A 

109 

8495 

SHIP 

LR500 

000218300817 

08/02/94 

P 

558 

509 

PASS 

535 

498 

LOW 

23 

110 

8377 

SHIP 

LR500 

000218300905 

07/31/94 

P 

515 

540 

503 

PASS 

24 

111 

1385 

SHIP 

LR500 

000218300906 

06/23/94 

N/A 

563 

514 

PASS 

N/A 

112 

7290 

SHIP 

LR500 

000218300908 

07/20/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

113 

10029 

SHIP 

LR500 

000218300909 

08/07/94 

P 

558 

509 

PASS 

534 

497 

LOW 

24 

114 

7434 

SHIP 

LR500 

000218300911 

07/21/94 

P 

561 

512 

PASS 

538 

501 

PASS 

115 

10320 

1  SHIP 

LR500 

000218300914 

07/06/94 

P 

566 

517 

PASS 

N/A 

116 

8345 

!  SHIP 

LR500 

000218301013 

07/31/94 

P 

562 

513 

PASS 

539 

502 

PASS 

117 

i  8160 

I  SHIP 

LR500 

000218301014 

07/28/94 

P 

566 

517 

PASS 

541 

504 

PASS 

mmm 

118 

8166 

SHIP 

LR500 

000218301015 

07/28/94 

P 

563 

514 

PASS 

540 

503 

PASS 

119 

12738 

SHIP 

LR500 

000218301018 

07/06/94 

N/A 

556 

507 

120 

8481 

SHIP 

LR500 

000218301605 

08/02/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

121 

8395 

SHIP 

LR500 

000218301606 

07/31/94 

P 

567 

518 

PASS 

540 

503 

PASS 

122 

8378 

SHIP 

LR500 

000218301705 

07/31/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

_ 2^ 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Bag  Number 


I  Full  Bag  +  Overwrap  Full  Bag  only  Calc. 


Over-  Gross  Volume  Volume  Gross  Volume  Volume  I  Over- 1 
wrap  Wt _ Status  Wt  Status 


AiyPL  I  Grams  |  ml  |  |  Grams  ]  ml  |  I  Grams  I 


123  1387  SHIP 


SHIP 


LR500  1  000218301706  I  06/23/941  N/A 


128  7577  SHIP 


000218301708 

07/20/94 

000218301709 

08/07/94 

000218301711 

07/21/94 

000218301714 

07/06/94 

000218301807 

07/24/94 

502 

PASS 

504 

PASS 

502  PASS 


563 

514 

PASS 

N/A 

504 

PASS 

503 

PASS 

504 

PASS 

SHIP 


135  7248  SHIP 


136  1571 


LR500  1000218302010 


000218302011 


000218302013 


06/24/94 1  N/A 
P 


06/23/94  N/A 


07/19/94 


06/24/94  N/A 


000218302016 

07/28/94 

000218302107 

07/24/94 

000218302113 

07/31/94 

N/A 


541 


N/A 


539 


N/A 


539 


540 


000218302114 

000218302115 


LR500  000218302118 

LR500  000218302305 


LR500  000218302306 


147  7431 


000218302308 

07/20/94 

000218302309 

08/07/94 

000218302311 

1  07/21/94 

000218302406 

06/23/94 

N/A 

000218302408 

07/20/94 

P 

000218302409 


000218302411 


000218302414 


SHIP 

LR500 

000218302505 

07/29/94  1 

SHIP 

LR500 

000218302510 

07/30/94  1 

SHIP 

LR500 

000218302511 

07/20/94  1 

158  7472  SHP 


000218302513 


SHIP 

LR500 

000218302514 

08/02/94 

SHIP 

LR500 

000218302516 

07/21/94 

SHIP 


SHIP 


167  7432  SHIP 


SHIP 


SHIP 


SHIP 


8173  SHIP 


SHIP 


I  SHIP 


1  SHIP 


SHIP 


SHIP 


SHIP 


179  8371 


1382  SHIP 


000218302606 


000218302608 


000218302609 


000218302611 


000218302614 


000218302707 

000218302713 


000218302714 

000218302715 


000218302805 


1000218302806 


000218302808 


07/28/94  _ 

07/28/94 


07/06/94  N/A 
07/31/94 


06/23/94 1  N/A 


504  PASS 


502  PASS 


502  PASS 


503  PASS 


504  PASS 
504  PASS 
503  PASS 


503  PASS 


08/07/94 


07/21/94 


07/06/94 


07/22/94 


000218302811 

07/21/94 

000218302814 

07/06/94 

000218302905 

07/31/94 

06/23/94 


07/20/94 


08/07/94 


07/21/94 


07/06/94 


07/24/94 

07/31/94 


07/28/94 

07/28/94 


07/31/94 


06/23/94 


07/20/94 


000218302517 

07/27/94 

p_J 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

000218302518 

07/28/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

000218302605 

07/31/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

565 

516 

PASS 

N/A 

502 

PASS 

503 

PASS 

504 

PASS 

503 

PASS 

497 

LOW 

516  PASS 
514  PASS 


515  PASS 


514 


06/23/94 

07/20/94 


503 

PASS 

503 

PASS 

502 

PASS 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bac 

+  Overwrap 

Calc. 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

wrap 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

184 

SHIP 

LR500 

000218302914 

07/06/94 

P 

565 

516 

PASS 

N/A 

185 

SHIP 

LR500 

000218303005 

07/31/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

Mile!-?;! 

SHIP 

LR500 

000218303006 

06/23/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

SHIP 

LR500 

000218303008 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

535 

498 

LOW 

188 

Eim 

SHIP 

LR500 

000218303009 

08/07/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

189 

SHIP 

LR500 

000218303011 

07/21/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

190 

SHIP 

LR500 

000218303014 

07/06/94 

P 

516 

PASS 

N/A 

191 

8241 

SHIP 

LR500 

0002183031 05 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

192 

SHIP 

LR500 

000218303110 

07/30/94 

P 

566 

517 

PASS 

541 

504 

PASS 

193 

7398 

SHIP 

LR500 

000218303111 

07/20/94 

P 

563 

514 

PASS 

540 

503 

PASS 

23 

194 

7480 

SHIP 

LR500 

000218303113 

07/22/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

195 

SHIP 

LR500 

000218303114 

08/02/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

196 

IH;^^ 

SHIP 

LR500 

000218303116 

07/21/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

197 

SHIP 

LR500 

000218303117 

07/27/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

198 

SHIP 

000218303118 

07/28/94 

P 

564 

515 

540 

503 

PASS 

24 

199 

SHIP 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

200 

SHIP 

LR500 

000218303206 

06/23/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

201 

7295 

SHIP 

LR500 

000218303208 

07/20/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

202 

SHIP 

LR500 

000218303209 

08/07/94 

P 

564 

540 

503 

PASS 

24 

203 

SHIP 

LR500 

000218303211 

07/21/94 

P 

514 

503 

PASS 

204 

SHIP 

LR500 

000218303214 

07/06/94 

P 

517 

WE3M 

205 

SHIP 

LR500 

000218303305 

07/30/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

206 

SHIP 

LR500 

000218303310 

07l30m 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

207 

SHIP 

LR500 

000218303311 

07/20/94 

P 

562 

537 

500 

25 

208 

SHIP 

LR500 

000218303313 

07/22/94 

P 

565 

540 

503 

PASS 

209 

8125 

SHIP 

LR500 

000218303318 

07/28/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

210 

8375 

SHIP 

LR500 

000218303405 

07/31/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

211 

SHIP 

LR500 

000218303406 

06123194 

N/A 

515 

muLm 

212 

7291 

SHIP 

LR500 

000218303408 

07/20/94 

P 

516 

■IBE] 

503 

PASS 

25 

213 

10032 

SHIP 

LR500 

000218303409 

08/07/94 

P 

563 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

214 

7438 

SHIP 

LR500 

000218303411 

07/21/94 

P 

563 

PASS 

540 

503 

PASS 

23 

215 

10321 

SHIP 

LR500 

000218303414 

07IQ6I94 

P 

562 

216 

1529 

SHIP 

LR500 

000218303508 

06/24/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

217 

8490 

SHIP 

LR500 

000218303517 

08/02/94 

P 

565 

540 

503 

25 

218 

8244 

SHIP 

LR500 

000218303605 

07/30/94 

P 

563 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

219 

8298 

SHIP 

LR500 

000218303610 

07/30/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

220 

SHIP 

LR500 

000218303611 

07/20/94 

P 

564 

515 

PASS 

539 

502 

PASS 

25 

221 

7479 

SHIP 

LR500 

000218303613 

07/22/94 

P 

564 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

222 

8517 

SHIP 

LR500 

000218303614 

08/02/94 

P 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

223 

7444 

SHIP 

LR500 

000218303616 

07/21/94 

P 

514 

PASS 

540 

503 

PASS 

224 

8061 

SHIP 

LR500 

000218303617 

07/27/94 

P 

516 

540 

503 

PASS 

25 

225 

8127 

SHIP 

LR500 

000218303618 

07/28/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

226 

8245 

SHIP 

LR500 

000218303705 

07/30/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

227 

8295 

SHIP 

LR500 

000218303710 

07/30/94 

P 

565 

503 

25 

228 

7397 

SHIP 

LR500 

000218303711 

07/20/94 

P 

565 

25 

229 

7482 

SHIP 

LR500 

000218303713 

07/22/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

230 

8510 

SHIP 

LR500 

000218303714 

08/02/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

231 

7447 

SHIP 

LR500 

000218303716 

07/21/94 

P 

514 

502 

24 

232 

8064 

SHIP 

LR500 

000218303717 

07/27/94 

P 

517 

542 

505 

PASS 

24 

233 

8117 

SHIP 

LR500 

000218303718 

07/28/94 

P 

516 

541 

504 

PASS 

24 

234 

7584 

SHIP 

LR500 

000218303807 

07/24/94 

P 

539 

502 

PASS 

24 

235 

8354 

SHIP 

LR500 

000218303813 

07/31/94 

P 

514 

540 

503 

236 

8154 

SHIP 

LR500 

000218303814 

07/28/94 

P 

565 

504 

24 

237 

8168 

SHIP 

LR500 

000218303815 

07/28/94 

P 

515 

PASS 

540 

24 

238 

12730 

SHIP 

LR500 

000218303818 

07/06/94 

N/A 

513 

PASS 

msjim 

239 

SHIP 

LR500 

000218303911 

07/19/94 

P 

515 

503 

PASS 

24 

240 

1578 

SHIP 

LR500 

000218303913 

06/24/94 

564 

515 

PASS 

N/A 

241 

8197 

SHIP 

LR500 

000218303916 

1  07/28/94 

P 

566 

517 

PASS 

543 

506 

PASS 

23 

242 

SHIP 

000218304005 

i  07/31/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

243 

1392 

SHIP 

LR500 

000218304006 

i  06/23/94 

516 

244 

7299 

SHIP 

LR500 

000218304008 

07/20/94 

p 

514 

502 

24 

Appendix  2.2.2 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  2  YEARS 


172 


500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Ovenivrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bac 

1  +  Overwrap 

[Full  Bac 

1  only 

Calc. 

I  Site 

Product 

I  Bag  Number 

Date 

lEESB 

Gross 

Volume 

Volume 

Volume 

Volume 

lETSS 

■7I.W 

lESSil 

Status 

Wt 

Status 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grcuns 

SHIP 

LR500 

000218304009 

08/07/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

SHIP 

LR500 

000218304011 

07/21/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

247 

10319 

SHIP 

LR500 

000218304014 

07/06/94 

P 

564 

PASS 

N/A 

248 

1698 

SHIP 

LR500 

000218304110 

06/23/94 

N/A 

PASS 

N/A 

249 

7244 

SHIP 

LR500 

000218304111 

07/19/94 

P 

564 

515 

PASS 

539 

502 

CO 

CO 

25 

250 

1581 

SHIP 

LR500 

000218304113 

06/24/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

251 

8192 

SHIP 

LR500 

0002183041 16 

07/28/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

252 

8242 

SHIP 

LR500 

000218304205 

07/30/94 

P 

564 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

253 

8303 

SHIP 

LR500 

000218304210 

07/30/94 

P 

516 

503 

PASS 

25 

254 

7401 

SHIP 

LR500 

000218304211 

07/20/94 

P 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

255 

7476 

SHIP 

LR500 

000218304213 

07/22/94 

P 

564 

515 

PASS 

539 

502 

PASS 

25 

256 

8514 

SHIP 

LR500 

000218304214 

P 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

257 

7452 

SHIP 

LR500 

000218304216 

07/21/94 

P 

564 

515 

540 

503 

24 

258 

8063 

SHIP 

LR500 

000218304217 

07/27/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

259 

8123 

SHIP 

LR500 

000218304218 

07/28/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

260 

8343 

SHIP 

LR500 

000218304313 

07/31/94 

P 

566 

517 

PASS 

541 

504 

PASS 

25 

261 

SHIP 

LR500 

000218304314 

07/28/94 

P 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

262 

8167 

SHIP 

LR500 

000218304315 

07/28/94 

P 

566 

517 

PASS 

540 

503 

PASS 

26 

263 

12737 

SHIP 

LR500 

000218304318 

07/06/94 

N/A 

566 

517 

PASS 

N/A 

264 

SHIP 

LR500 

07/30/94 

P 

565 

516 

541 

504 

PASS 

24 

265 

8306 

SHIP 

LR500 

000218304410 

07/30/94 

P 

516 

PASS 

539 

502 

26 

266 

7399 

SHIP 

LR500 

000218304411 

07/20/94 

P 

564 

515 

PASS 

539 

502 

PASS 

25 

267 

7474 

SHIP 

LR500 

000218304413 

07/22/94 

P 

563 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

268 

SHIP 

LR500 

000218304414 

08/02/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

269 

7450 

SHIP 

LR500 

000218304416 

07/21/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

270 

8068 

SHIP 

LR500 

000218304417 

07/27/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

271 

8126 

SHIP 

LR500 

000218304418 

07/28/94 

P 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

272 

8483 

SHIP 

LR500 

000218304505 

08/02/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

273 

8396 

SHIP 

LR500 

000218304506 

07/31/94 

P 

568 

519 

PASS 

541 

504 

PASS 

274 

8351 

SHIP 

LR500 

000218304613 

07/31/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

275 

8153 

SHIP 

LR500 

000218304614 

07/28/94 

P 

566 

517 

PASS 

541 

504 

PASS 

25 

276 

8174 

SHIP 

LR500 

000218304615 

07/28/94 

P 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

277 

12736 

SHIP 

LR500 

000218304618 

07/06/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

278 

8370 

SHIP 

LR500 

000218304705 

07/31/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

279 

1386 

SHIP 

LR500 

000218304706 

06/23/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

280 

7288 

SHIP 

LR500 

000218304708 

07/20/94 

P 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

281 

10033 

SHIP 

LR500 

000218304709 

08/07/94 

P 

516 

541 

504 

PASS 

24 

282 

SHIP 

LR500 

000218304711 

07/21/94 

P 

564 

515 

PASS 

539 

502 

283 

10326 

SHIP 

LR500 

000218304714 

P 

566 

517 

PASS 

N/A 

■HIH 

284 

1530 

SHIP 

LR500 

000218304808 

564 

515 

PASS 

N/A 

285 

000218304817 

08/02/94 

P 

563 

538 

501 

PASS 

25 

286 

7579 

SHIP 

LR500 

000218304907 

07/24/94 

P 

563 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

287 

8347 

SHIP 

LR500 

000218304913 

P 

514 

502 

PASS 

24 

288 

SHIP 

LR500 

000218304914 

07/28/94 

P 

564 

515 

539 

502 

PASS 

25 

289 

8169 

SHIP 

LR500 

000218304915 

07/28/94 

P 

564 

515 

540 

503 

PASS 

24 

290 

SHIP 

LR500 

000218304918 

07/06/94 

N/A 

565 

516 

PASS 

N/A 

291 

SHIP 

LR500 

000218305009 

565 

muLm 

292 

08/02/94 

P 

24 

293 

■1^1 

SHIP 

LR500 

0002183051 08 

06/24/94 

N/A 

566 

517 

PASS 

■■■ 

294 

8497 

SHIP 

LR500 

000218305117 

08/02/94 

P 

563 

514 

PASS 

539 

502 

PASS 

24 

295 

SHIP 

LR500 

564 

515 

PASS 

N/A 

296 

000218305211 

07/20/94 

514 

502 

PASS 

24 

297 

1573 

SHIP 

LR500 

000218305213 

N/A 

PASS 

N/A 

298 

8188 

SHIP 

LR500 

000218305216 

07/28/94 

■QH 

541 

24 

299 

8482 

SHIP 

LR500 

000219000105 

08/02/94 

p 

567 

518 

PASS 

542 

505 

PASS 

25 

300 

SHIP 

LR500 

0002190001 06 

07/31/94 

p 

565 

516 

PASS 

540 

503 

PASS 

25 

301 

8475 

SHIP 

LR500 

000219000405 

p 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

302 

8392 

SHIP 

LR500 

000219000406 

504 

PASS 

25 

303 

8479 

SHIP 

LR500 

000219000505 

08/02/94 

p 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

304 

8391 

SHIP 

LR500 

000219000506 

07/31/94 

p 

564 

515 

PASS 

540 

503 

PASS 

24 

305 

8478 

SHIP 

LR500 

000219500305 

568 

519 

PASS 

543 

506 

PASS 

25 

173 

Appendix  2.2.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  2  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bas 

+  Overwrap 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

■C!3li 

Wt 

Status 

■^3 

AUPL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

8398 

SHIP 

LR500 

000219500306 

07/31/94 

P 

567 

518 

PASS 

542 

505 

PASS 

25 

84801 

SHIP 

LR500 

000219500405 

08/02/94 

P 

569 

520 

PASS 

542 

505 

PASS 

27 

8399 

SHIP 

LR500 

000219500406 

07/31/94 

P 

562 

513 

PASS 

536 

499 

LOW 

26 

MEAN:  515  502  25 

FAILED:  0  21 


Appendix  2.2.3 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  2  YEARS 


174 


1000MLNACL  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Full  Ba( 

+  Overwrap 

Calc. 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

t*iV4C 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

B3!!J 

Wt 

Status 

HHHI 

■■■■ 

Qsai 

ml 

ml 

Grams 

1 

1136 

SHIP 

NA1000 

000217701516 

06/17/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

2 

SHIP 

NA1000 

000217702318 

06/23/94 

P 

1084 

3 

1454 

SHIP 

NA1000 

000217800118 

06/23/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

m 

SHIP 

NA1000 

000217800318 

06/23/94 

P 

1079 

1010 

PASS 

N/A 

E 

Hlfilils] 

SHIP 

NA1000 

000217800518 

06/23/94 

P 

6 

1133 

SHIP 

NA1000 

P 

1013 

PASS 

N/A 

7 

1139 

SHIP 

NA1000 

000217802016 

06/17/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

8 

1132 

SHIP 

NA1000 

000217901116 

06/17/94 

P 

9 

1137 

SHIP 

NA1000 

000217902016 

06/17/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

10 

1138 

SHIP 

NA1000 

000217902716 

06/17/94 

P 

11 

1130 

SHIP 

NA1000 

000218001316 

06/17/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

12 

1131 

SHIP 

000218001416 

06/17/94 

P 

1081 

1012 

PASS 

N/A 

13 

1134 

SHIP 

NA1000 

000218101816 

06/17/94 

P 

1083 

j 

14 

1135 

SHIP 

NA1000 

000218102516 

06/17/94 

P 

15 

1459 

SHIP 

NA1000 

000218102718 

06/23/94 

P 

1014 

PASS 

N/A 

16 

SHIP 

MAI  000 

000218203818 

06/23/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

17 

SHIP 

MAI  000 

000218203918 

06/23/94 

P 

1083 

18 

1451 

SHIP 

NA1000 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

19 

1457 

■gi:il=M 

000218204618 

06/23/94 

P 

20 

■1^ 

SHIP 

NA1000 

000218204810 

06/23/94 

P 

1078 

1009 

MEAN: 

FAILED: 


1014 


0 


Appendix  2.2.4 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  2  YEARS 

3000  ML  RCW  SOLUTION  USS  WASP 

Bag  and  Overwrap  Weight:  1 05  g  Bag  Weight:  74  g  Density:  1 .0045  g/mi 


175 


Full  Ba^ 

+  Oveiwrap 

Full  Bat 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

1076 

SHIP 

RCW 

000217801304 

06/17/94 

P 

3167 

3048 

PASS 

N/A 

RCW 

000217801504 

06/17/94 

P 

m2!IM 

SHIP 

RCW 

000217801704 

08/07/94 

P 

3163 

3044 

PASS 

N/A 

SHIP 

RCW 

000217801904 

08/07/94 

P 

3167 

3048 

PASS 

N/A 

1074 

SHIP 

RCW 

000217901804 

06/17/94 

P 

3162 

3043 

PASS 

N/A 

llWil 

SHIP 

RCW 

000218002204 

08/07/94 

P 

■ciaaii 

SHIP 

RCW 

000218003404 

06/17/94 

P 

3162 

3043 

PASS 

N/A 

1077 

SHIP 

RCW 

000218100604 

06/17/94 

P 

3163 

SHIP 

RCW 

000218203404 

08/07/94 

P 

MEAN: 

FAILED: 


3045 


0 


176 


Appendix  2.3.3 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 


1000  ML  NACL 


ARMY1 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


1  I  14021  ARMY  I  NA1000 


1413 

ARMY 

NA1000 

1411 

ARMY 

NA1000 

1406 

ARMY 

NA1000 

1407 

ARMY 

NA1000 

6  1408  ARMY 


7  1412  ARMY 


1403  ARMY 


■nngiKiiiaMi 


14  1399 


17  1394 


18  1400 


19  1401 

20  1410 ' 

21  1393  ‘ 

22  1704 

23  9296 

24  1437 ' 

25  1707 ' 

26  1705  ‘ 

27  10253' 

28  103281 

29 

30  1700 

31  1671  ’ 

32  1102' 

33  1642  ' 

34  10256' 

35 

36  10452 

37  10257 1 

38 

39  104581 

40  102491 

41 

42  10247 

43  10335  ~ 

44  10461  ' 

45  1663  ' 

46  1105  ' 

47  1655  ' 

48  9006  ' 

491  9034' 

50 

51  9303 

52  1673' 

53  1104 ' 
541  16561 
55 

56 1  1100 

57  16451 

58 

59  90331 

60  T6286I 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


|0000269020r0| 


000027003310  [ 


000027100510 


000027300710 


000027400610 


06/23/94 1  P 


06/23/94 


06/23/94 


06/23/94 


06/23/94 


Full  Bag 

+  Overwn 

Gross 

Volume 

Wt 

Grams 

ml 

1120 

1051 

1119 

1050 

1124 

1055 

1120 

1051 

Status 


Full  Bag  only 
Gross  IVoIi 

Wt  _ 

Grams  n 


Status  wrap 
Grams 


000027500710  I  06/23/94 


ARMY 

NA1000 

ARMY 

NA1000 

ARMY 

NA1000 

ARMY 

NA1000 

ARMY 

NA1000 

ARMY 

NA1000 

ARMY 

NA1000 

06/23/94 

06/23/94 

06/23/94 

06/23/94 

000028100518 


000028100618 


000028100918 


000028200418 


000028200718 


000028200818 


000028302718 


000028601118 

000127003510 

000228303018 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


06/23/94 


06/23/94 


06/23/94 


06/23/94 


06/23/94 

06/23/94 

06/23/94 


000413301111 

000413301116 

000413403514 

000413403614 

000514201404 

000514201405 


07/08/94 

06/23/94 

06/23/94 

06/23/94 

07/01/94 

07/06/94 


ARMY 

NA1000 

000514201411  1 

07/08/94 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


1000514303114  |  06/23/94 


000514403106 

1  06/23/94 

000514403116 

1  06/17/94 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000514403118 

000514403404 


000514403405 


000514403411 

000514500204 


000514500211 

000514500904 


06/23/94 

07/01/94 


07/06/94 


07/08/94 

07/01/94 


07/06/94 


07/08/94 

07/01/94 


ARMY 

NA1000 

000514500911 

07/08/94 

ARMY 

NA1000 

000614600304 

07/01/94 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000614600305 

000614600311 

000614704106 

000614704116 

000614704118 

000614704812 

000614704813 


07/06/94 

07/08/94 

06/23/94 

06/17/94 

06/23/94 

07/08/94 

07/08/94 


1000614705011 


000614705106 


000614705116 

000614705118 


07/08/941 


06/23/94 


06/17/94 

06/23/94 


ARMY 

NA1000 

000614800106 

06/23/94 

NA1000 

NA1000 


000614800116 

000614800118 


NA1000  000614800613 

NA1000  000614800618 


06/17/94 

06/23/94 


07/08/94 


07/08/94 

07/01/94 


64  1672  ARMY  NA1000  000614801306 


65  1097  ARMY  NA1000  000614801316 


66  1649  ARMY  NA1000  000614801318 


06/23/94 


06/17/94 


06/23/94 


ARMY  I  NA1000  1000615903216  |  06/17/94 


691  1650!  ARMY  NA1000  000615903218  06/23/94 


ARMY  NA1000  000615903604  07/01/94 


ARMY  NA1000  000615903605  07/06/94 


72110451  I  ARMY  I  NA1000  1000615903611  i  07/08/94 


KWcWJ 


ARMY 

NA1000 

000615903805 

07/06/94 

lKT»gg»! 


75  10453  ARMY 


ARMY 


H«I»E 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


000615903811 


000615904112 


000615904113  j 
‘000615904118 


07/08/94 


07/08/94 


07/08/94 


NA1000 

000616100704 

07/01/94 

p 

000616100705 


"iTiT 


83  1641  ARMY 


NA1000 
000 


NA1000 


■ 


ARMY 


87  1103  ARMY 


88  1639  ARMY 


89  1099  ARMY 


90  1647  ARMY 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


000616101416 


000616101418 


000616101712 


000616101713 

000616101718 


07/06/94 


07/08/94 


06/17/94 


06/23/94 


07/08/94 


07/01/94 


444415102016 

1  06/17/94 

444415102018 

06/23/94 

444415102316 

06/17/94 

444415102318 

06/23/94 

ARMY 

NA1000 

ARMY 

NA1000 

ARMY 


ARMY 


97  1664  ARMY 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


444415202005 


444415202011 
444415202912  I 


444415202913 


444415202918 


444415203106 


444415203116 


07/08/94 


07/08/94 


07/01/94 


06/23/94 


06/17/94  P 


ib^li 
U^JI 

■HMtlUl 

.—Mil 


ARMY 


1095  ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


444415203204  07/01/94 


444415203205  07/06/94 


IE  E  £  E  i  II 


117 

9297 

ARMY 

NA1000 

118  ” 

1441 

ARMY 

NA1000 

119  " 

1699 

ARMY 

NA1000 

120  ■ 

9299 

ARMY 

NA1000 

444415305112 


444415305113 


444415305118 


444415305512 


444415305513 


444415305518 

444415401512 


444415401513 


444415401518 


444415402212 


444415402213 


444415402218 


444415402916 


444415402918 


444416204911 

444416204916 

444416205414 

444416205611 


07/08/94 


07/08/94 


07/01/94  P 


07/08/94 


07/08/94 


07/01/94 _ 

07/08/94 


07/08/94 


07/01/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/01/94 


06/17/94 


06/23/94  P 


07/08/94 

06/23/94 _ 

06/23/94  _ 

07/08/94 


PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

1089 

1020 

m2 

SS 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

1320 

1250 

HIGH 

N/A 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

1085 

1016! 

PASS 

N/A 

1086 

10171 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

1086 

1017 

1025 

957 

LOW 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

1085 

1016 

1085 

1016 

1086 

1017 

1086 

1017 

1087 

1018 

1084 

1015 

■ 

PASS 

N/A 

178 


Appendix  2.3.3  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 

1000MLNACL  ARMY  1 

Bag  and  Ovenvrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

121 

1439 

ARMY 

NA1000 

444416205616 

06/23/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

122 

1701 

ARMY 

NA1000 

444416304614 

06/23/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

123 

1710 

ARMY 

NA1000 

444416305414 

06/23/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

124 

1708 

ARMY 

NA1000 

444416305514 

06/23/94 

P 

1088 

1019 

PASS 

N/A 

125 

9301 

ARMY 

NA1000 

444416503811 

07/08/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

126 

1438 

ARMY 

NA1000 

444416503816 

06/23/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

127 

1444 

ARMY 

NA1000 

444416503817 

06/23/94 

P 

PASS 

128 

ARMY 

NA1000 

444416504014 

06/23/94 

P 

129 

ARMY 

NA1000 

444416504111 

07/08/94 

P 

130 

ARMY 

NA1000 

444416504116 

06/23/94 

P 

PASS 

N/A 

131 

|I:4j!£!d 

ARMY 

NA1000 

555515505112 

07/08/94 

P 

132 

555515505113 

07/08/94 

P 

133 

IMS 

NA1000 

555515505118 

07/01/94 

P 

1087 

134 

ARMY 

NA1000 

555515505312 

07/08/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

135 

9037 

NA1000 

555515505313 

07/08/94 

P 

136 

ARMY 

NA1000 

1555515505318 

07/01/94 

P 

1086 

1017 

ARMY 

NA1000 

555515605204 

07/01/94 

P 

1089 

1020 

PASS 

N/A 

138 

behes 

ARMY 

NA1000 

555515605205 

07/06/94 

P 

1089 

1020 

PASS 

N/A 

139 

ARMY 

555515605211 

07/08/94 

P 

1089 

1020 

PASS 

N/A 

140 

ARMY 

NA1000 

555515605304 

07/01/94 

P 

1088 

141 

EEEEn 

ARMY 

NA1000 

555515605305 

07/06/94 

P 

1088 

1019 

PASS 

N/A 

142 

NA1000 

55551560531 1 

07/08/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

143 

12535 

ARMY 

NA1000 

555515605712 

07/08/94 

P 

1088 

1019 

ARMY 

NA1000 

555515605713 

07/08/94 

P 

ARMY 

NA1000 

555515605718 

07/01/94 

P 

1090 

1021 

PASS 

N/A 

146 

1709 

ARMY 

NA1000 

555516300114 

06/23/94 

P 

1086 

PASS 

N/A 

NA1000 

555516402414 

06/23/94 

P 

NA1000 

55551640251 1 

07/08/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

149 

1442 

ARMY 

NA1000 

555516402516 

06/23/94 

P 

1088 

1019 

PASS 

N/A 

ARMY 

NA1000 

555516403011 

07/08/94 

P 

1089 

1020 

ARMY 

NA1000 

555516403016 

06/23/94 

■^1 

1022 

mnm 

152 

1702 

ARMY 

NA1000 

555516503714 

06/23/94 

■iH 

1017 

PASS 

N/A 

MEAN: 

FAILED: 


1023 


5 


Appendix  2.3.1  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1.5  TO  2  YEARS 

1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


179 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


1 

I  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


Full  Ba^ 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

:i!^3 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

■BH 

fJWJl 

mi 

Grams 

ml 

Grams 

■■■ 

Kr«»H 

AFIMY 

LR1000 

000026900906 

07/06/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

N/A 

1157 

ARMY 

LR1000 

000027101705 

06/20/94 

p 

1121 

1053 

mniM 

ARMY 

LR1000 

000027202812 

06/22/94 

p 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

mWrA 

ARMY 

LR1000 

000027202812 

06/22/94 

p 

1119 

1051 

ARMY 

LR1000 

000027203112 

06/22/94 

p 

Igll 

ARMY 

LR1000 

000027404112 

06/22/94 

p 

1121 

1053 

ARMY 

LR1000 

000027404512 

06/22/94 

p 

1121 

1053 

ARMY 

LR1000 

000027504112 

06/22/94 

p 

ARMY 

LR1000 

000027504612 

06/22/94 

p 

■HBl 

1293 

ARMY 

LR1000 

000027703312 

06/22/94 

p 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

1286 

ARMY 

LR1000 

000027703712 

06/22/94 

p 

PASS 

N/A 

1283 

ARMY 

LR1000 

000027903912 

06/22/94 

p 

_ 1121 

1053 

1289 

ARMY 

LR1000 

000027904012 

06/22/94 

p 

1284 

ARMY 

LR1000 

000027904212 

06/22/94 

p 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

1152 

ARMY 

LR1000 

000028002405 

06/20/94 

p 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

1156 

ARMY 

LR1000 

000028002605 

06/20/94 

p 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

1153 

ARMY 

LR1000 

000028301305 

06/20/94 

p 

1119 

1051 

HjZS 

1154 

ARMY 

LR1000 

000028403505 

06/20/94 

p 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

1155 

ARMY 

LR1000 

000028403705 

06/20/94 

p 

■BOSI 

PASS 

N/A 

2255 

ARMY 

LR1000 

000028801814 

07/21/94 

p 

1083 

1015 

1008 

PASS 

26 

4195 

ARMY 

LR1000 

000412800212 

08/02/94 

p 

1095 

1027 

PASS 

1070 

1021 

PASS 

25 

1609 

ARMY 

LR1000 

000412800216 

06/23/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

4189 

ARMY 

LR1000 

000412800512 

08/02/94 

p 

1087 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

1614 

ARMY 

LR1000 

000412800516 

06/23/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

4191 

ARMY 

LR1000 

000412901812 

08/02/94 

p 

1081 

1013 

1008 

PASS 

24 

1612 

ARMY 

LR1000 

000412901816 

06/23/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

N/A 

4194 

ARMY 

LR1000 

000413002312 

08/02/94 

p 

1082 

■■QQ 

1008 

PASS 

25 

1615 

ARMY 

LR1000 

000413002316 

06/23/94 

p 

1081 

1013 

ARMY 

LR1000 

000413002512 

08/02/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

1607 

ARMY 

LR1000 

000413002516 

06/23/94 

p 

1068 

1000 

4198 

ARMY 

LR1000 

000413200912 

08/02/94 

p 

1012 

PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

000413200916 

06/24/94 

p 

4199 

ARMY 

LR1000 

000413201012 

08/02/94 

p 

1013 

PASS 

24 

1610 

ARMY 

LR1000 

000413201016 

06/23/94 

p 

PASS 

N/A 

ARMY 

LR1000 

000413202104 

07/28/94 

p 

1072 

1004 

1004 

PASS 

19 

5440 

ARMY 

LRIOOO 

000413202105 

07/26/94 

p 

1077 

1009 

1004 

PASS 

24 

6365 

ARMY 

LR1000 

000413202106 

08/03/94 

p 

1080 

1012 

1004 

PASS 

27 

ARMY 

LRIOOO 

000413202111 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

■Kl 

5501 

ARMY 

LRIOOO 

000413202112 

07/26/94 

p 

1078 

1010 

1004 

PASS 

25 

6098 

ARMY 

LRIOOO 

000413202115 

07/30/94 

p 

1077 

1009 

1004 

PASS 

24 

■3E3 

ARMY 

LRIOOO 

000413202116 

p 

1010 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

6227 

ARMY 

LRIOOO 

000413202117 

08/01/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

24 

5060 

ARMY 

LRIOOO 

000413301104 

07/19/94 

p 

1084 

PASS 

1060 

24 

6163 

ARMY 

LRIOOO 

000413301106 

07/30/94 

p 

■■Ena 

27 

5175 

ARMY 

LRIOOO 

000413301109 

07/22/94 

p 

1009 

PASS 

25 

5323 

ARMY 

LRIOOO 

000413302507 

07/25/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

26 

2006 

ARMY 

LRIOOO 

000413302508 

07/14/94 

p 

1086 

^KE^ 

1011 

PASS 

26 

1352 

ARMY 

LRIOOO 

000413302513 

06/23/94 

p 

1088 

PASS 

N/A 

2396 

ARMY 

LRIOOO 

000413303007 

07/25/94 

p 

1085 

1060 

1011 

PASS 

25 

1354 

ARMY 

LRIOOO 

000413303013 

06/23/94 

p 

963 

895 

LOW 

N/A 

5325 

ARMY 

LR1000 

000413400207 

07/25/94 

p 

1081 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

2007 

ARMY 

LRIOOO 

000413400208 

07/14/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

1359 

LRIOOO 

000413400213 

p 

1082 

■■EIQ 

PASS 

N/A 

1353 

ARMY 

LRIOOO 

000413400413 

06/23/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

N/A 

6015 

ARMY 

LRIOOO 

000413403504 

07/28/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

000413403505 

07/26/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

6362 

ARMY 

LRIOOO 

000413403506 

08/03/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1060 

1011 

28 

6377 

ARMY 

LRIOOO 

000413403511 

08/03/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

5506 

ARMY 

LRIOOO 

000413403512 

07/27/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

6094 

ARMY 

LRIOOO 

000413403515 

07/30/94 

p 

1017 

1012 

PASS 

24 

6191 

ARMY 

LRIOOO 

000413403516 

07/31/94 

p 

24 

180 


Appendix  2.3.1  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 

1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1.0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

■■■■ 

msa 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

BHH! 

bhhhhi 

IHHH 

IBHH 

ARMY 

LR1000 

000413403517 

08/02/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

ARMY 

LR1000 

000413403604 

07/28/94 

p 

1090 

1022 

PASS 

1066 

1017 

PASS 

64 

ezei 

ARMY 

LR1000 

000413403605 

07/26/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

25 

65 

6356 

ARMY 

LR1000 

000413403606 

08/03/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

27 

66 

6367 

ARMY 

LR1000 

000413403611 

08/03/94 

p 

1084 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

67 

5504 

ARMY 

LR1000 

000413403612 

07/27/94 

p 

1086 

1013 

PASS 

24 

68 

ARMY 

LR1000 

000413403615 

p 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

69 

6183 

ARMY 

LR1000 

000413403616 

p 

1084 

PASS 

1060 

241 

70 

6233 

ARMY 

LR1000 

000413403617 

08/01/94 

p 

1085 

71 

ARMY 

LRIOOO 

000413503904 

08/02/94 

p 

1083 

1015 

_ 241 

72 

4319 

ARMY 

LR1000 

000413503905 

08/07/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

73 

4249 

ARMY 

LRIOOO 

000413503906 

08/03/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

74 

3202 

ARMY 

LRIOOO 

000413503910 

07/30/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

24 

75 

4270 

ARMY 

LRIOOO 

000413503912 

08/03/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

76 

3192 

ARMY 

LRIOOO 

000413503913 

07/30/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

77 

ARMY 

LRIOOO 

000413503914 

07/30/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

78 

4216 

ARMY 

LRIOOO 

000413503916 

08102194 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

25 

79 

4127 

ARMY 

LRIOOO 

000413503917 

08/02/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

80 

4022 

ARMY 

LRIOOO 

000413503918 

08/02/94 

p 

1080 

1006 

25 

81 

5326 

ARMY 

LRIOOO 

000413504307 

07/25/94 

p 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

82 

2004 

ARMY 

LRIOOO 

000413504308 

07/14/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

83 

1351 

ARMY 

LRIOOO 

000413504313 

06/23/94 

p 

1083 

1015 

1 

84 

2359 

ARMY 

LRIOOO 

000510800313 

Q7f22m 

p 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

85 

ARMY 

LRIOOO 

000510800613 

07/22/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

86 

4150 

ARMY 

LRIOOO 

000511605104 

08/02/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

87 

4307 

ARMY 

LRIOOO 

000511700104 

08/07/94 

p 

1086 

1018 

1062 

24 

88 

1^3 

ARMY 

LRIOOO 

0005117001 05 

07/24/94 

p 

1086 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

89 

2348 

ARMY 

LRIOOO 

000511700111 

mnmsi 

p 

1086 

1018 

PASS 

1062 

90 

3315 

ARMY 

LRIOOO 

000511700112 

Miuma 

p 

1086 

1018 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

91 

ARMY 

LRIOOO 

000511700113 

07/20/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

23 

92 

3061 

ARMY 

LRIOOO 

000511700115 

07/27/94 

p 

1010 

PASS 

25 

93 

3124 

ARMY 

LRIOOO 

000511700116 

07/29/94 

p 

1087 

1019 

1014 

PASS 

24 

94 

3087 

ARMY 

LRIOOO 

000511700117 

07/28/94 

p 

1087 

1019 

1014 

PASS 

24 

95 

5327 

ARMY 

LRIOOO 

000511700207 

07/25/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

96 

2003 

ARMY 

LRIOOO 

000511700208 

07/14/94 

p 

1092 

1024 

PASS 

1068 

1019 

PASS 

24 

97 

ARMY 

LRIOOO 

000511700213 

06/23/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

minm 

98 

2397 

ARMY 

LRIOOO 

000511700307 

07/25/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1013 

PASS 

23 

99 

2010 

ARMY 

LRIOOO 

000511700308 

07/14/94 

p 

1086 

■■EDO 

24 

100 

1358 

ARMY 

LRIOOO 

000511700313 

06/23/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

N/A 

101 

2395 

ARMY 

LRIOOO 

000511803807 

07/25/94 

p 

1085 

■■EDQ 

24 

102! 

2005 

ARMY 

LRIOOO 

000511803808 

07/14/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

103 

1350 

ARMY 

LRIOOO 

000511803813 

06/23/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

N/A 

104 

4067 

ARMY 

LRIOOO 

000513702404 

08/02/94 

p 

1086 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

105 

3327 

ARMY 

LRIOOO  1 

000513702405 

07/31/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

24 

106 

9054 

ARMY 

LRIOOO  : 

000513702416 

07mm 

P  ! 

1087 

1019 

PASS 

N/A 

107 

ARMY 

LRIOOO 

000513702417  ! 

07/30/94 

P  ! 

1087 

1019 

PASS 

1063 

24 

108 

3233 

ARMY 

LRIOOO 

000513800304 

07/30/94 

P 

1087 

1019 

1014 

PASS 

24 

109 

3223 

ARMY 

LRIOOO 

000513800606 

07/30/94 

P 

1089 

1021 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

27 

110 

4068 

ARMY 

LRIOOO 

000513801004 

08/02/94 

P 

1089 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

25 

111 

3328 

ARMY 

LRIOOO 

000513801005 

07/31/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

25 

112 

9047 

ARMY 

LRIOOO 

000513801016 

07/08/94 

P 

1088 

PASS 

N/A 

113 

ARMY 

LRIOOO 

000513801017 

07/30/94 

P 

■■EiS 

1015 

PASS 

25 

114 

6003 

ARMY 

LRIOOO 

000513802606 

07/28/94 

P 

1085 

1017 

1009 

27 

115 

6077 

ARMY 

LRIOOO 

000513802804 

07/30/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

116 

6248 

ARMY 

LRIOOO 

000513802806 

08/02/94 

P 

1090 

1022 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

27 

117 

6129 

ARMY 

LRIOOO 

000513802810 

07/30/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

118 

6049 

ARMY 

LRIOOO 

000513802811 

07/29/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

119 

6352 

ARMY 

LRIOOO 

000513802813 

08/03/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

120 

6111 

ARMY 

LRIOOO 

000513802815 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

121 

6329 

ARMY 

LRIOOO 

000513802816 

08/02/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

122 

6081 

ARMY 

LRIOOO 

000513803004 

07/30/94 

P 

1089 

1021 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

Full  Bag  +  Overwra 


Gross  Volume  Volume 


Wt  Status 


ARMY 

LR1000 

000513803010 

07/30/94 

ARMY 

LR1000 

000513803011 

07/29/94 

ARMY  LR1000  000513803013  08/03/94 


000513803015 

07/30/94 

000513803016 

08/02/94 

000513900504 

07/30/94 

ARMY  1 

LR1000 

000513900510 

07/30/94 

ARMY 


6351  ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


64171  ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000513900511 


000513900513 


000513900515 


000513900516 


000513900704 


000513900705 
’  000513900706 


000513900713 


000513900714 


000513900715 


000513900804 


07/28/94 


08/03/94 


07/30/94 


08/02/94 


08/07/94 


07/21/94 


07/26/94 


07/14/94 


08/07/94 


07/30/94 


ARMY 

LR1000 

000513900806 

08/02/94 

ARMY 

LR1000 

000513900810 

1  07/30/94 

ARMY 

LR1000 

000513900811 

i  07/29/94 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000513900813 


000513900815 


000513900816 


000513900906 


000513902304 


000513902305 


000513902306 


000513902310 


08/03/94 


07/30/94 


08/02/94 


07/27/94 


06/17/94 


07/01/94 


06/23/94 


08/02/94 


ARMY 

LR1000 

000513902311 

06/23/94 

ARMY 

LR1000 

000513902604 

07/27/94 

WitisfJ _ _ _ 


000513902606 


000513902610 


07/21/94 


07/14/94 


ARMY 

LR1000 

000513902613 

07/28/94 

ARMY 

LR1000 

000513902615 

08/04/94 

ARMY 

LR1000 

000513902616 

08/02/94 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000513902910 


000513902911 


000513902912 


000513902914 


000513902916 


000513903104 


000513903106 


08/02/94 


06/23/94 


07/20/94 


07/27/94 


07/21/94 


ARMY 

LR1000 

000513903110 

07/14/94 

r 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000513903112 


000513903113 


000513903115 


0005139031 16 
"  0005139031 17 
“  000514002004 
““000514002005 
00051400200^1 
~  000514002012 
'  000514002013 


07/14/94 


07/28/94 

08/04/94 

08/02/94 

07/21/94 

08/07/94 

07/21/94 

07/26/94 


07/14/94 

L_ 

07/21/94 

1018 


1018  PASS 


10201  PASS 


1017 


Gross  Volume 


Wt 


ml 


1015 

PASS 

1015 

PASS 

1014 

PASS 

1014 

PASS 

PASS  1063 

1014 

PASS 

PASS  1063 

1014 

PASS 

PASS  1062 

1013 

PASS 

PASS  1061 

1012 

PASS 

PASS  1062 

1013 

PASS 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

1087 

1019 

1086 

1018 

1086 

1018 

1086 

1018 

Calc. 


Volume  I  Over- 


1013 

PASS 

1012 

PASS 

1013 

PASS 

1014 

PASS 

1 

1089 

1021 

n 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 

N/A 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 


PASS 


1020  I  PASS 


1019  PASS 


PASS 


10191  PASS 


1019  PASS 


1016 


PASS 


1019  PASS 


1020  PASS 


1019  PASS 


1022 


1019  PASS 


1020  PASS 


1021  PASS 


10181  PASS 


1019  PASS 


1019  PASS 


1026  PASS 


1019  PASS 
1017  PASS 


1014 

PASS 

1014 

PASS 

1014 

PASS 

1014 

PASS 

1014  PASS 


1013  PASS 


1010  PASS 


1013  PASS 


1014  PASS 


1014 

PASS 

1015 

PASS 

1014 

PASS 

12^311 

1014 

PASS 

1014 

PASS 

1018 

PASS 

1014 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


LR1000  000514002014 


LR1000  1000514002015 


000514002104 


LR1000  1000514002105 


000514002106 


LR1000  1000514002112 


LR1000 


isnwsiM  ii  1*1*1*11111 


1951  61331  ARMY  I  LR1000 


ST 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


203  5013  ARMY 

204  5104  ARMY 


ARMY 

LR1000 

ARMY 

LR1000 

ARMY 

LR1000 

ARMY 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000514002115 


000514002204 


000514002206 


000514002210 


000514002211 


000514002213 


000514002215 

000514002216 


000514002404 


000514002405 


000514002406 


000514002412 


07/26/94 


08/07/94 


08/07/94 


07/21/94 


07/26/94 


07/14/94 


08/07/94 


07/30/94 


08/02/94 


07/30/94 


07/29/94 


08/03/94 


07/30/94 

08/02/94 


08/07/94 


07/21/94 


07/26/94 


07/14/94 


000514002413 

07/21/94 

000514002414 

07/26/94 

000514002415 

08/07/94 

000514102304 

07/27/94 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


215!  4231  !  ARMY 


■cWild 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


000514102310 

07/14/94 

000514102312 

07/14/94 

000514102313 


000514102315 


000514102316 


000514102317 


000514102904 


000514102905 

"000514102906 


000514102907 


07/28/94 


08/04/94 


08/02/94 


07/21/94 


08/03/94 


07/25/94 

07/05/94 


07/27/94 


ARMY 

LR1000 

000514102908 

07/24/94 

ARMY 

LR1000 

000514102912 

07/05/94 

ARMY 

LR1000 

000514102916 

07/28/94 

ARMY 

LR1000 

000514103104 

07/27/94 

LR1000 


ARMY 

LR1000 

4271 

ARMY 

LR1000 

4176 

ARMY 

LR1000 

2234 

6083 

6241 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

6132 

ARMY 

LR1000 

6043 

ARMY 

LR1000 

6345 

ARMY 

LR1000 

6321 

ARMY 

LR1000 

6088 

ARMY 

LR1000 

6244 

ARMY 

LR1000 

6130 

ARMY 

LR1000 

6051 

ARMY 

LR1000 

ARMY 

LR1000 

6104 

ARMY 

LR1000 

ARMY 

LR1000 

6410 

ARMY 

LR1000 

000514103106 


000514103110 

000514103112 


000514103113 


000514103115 


000514103116 

000514103117 

000514103704 

000514103706 

000514103710 

000514103711 

000514103713 

000514103715 

000514103716 

000514103904 

000514103906 

000514103910 

000514103911 

000514103913 

000514103915 

000514103916 

000514104404 


07/21/94 


07/14/94 

07/14/94 


07/28/94 


08/04/94 


08/02/94 

07/21/94 

07/30/94 

08/02/94 

07/30/94 

07/28/94 

08/03/94 

07/30/94 

08/02/94 

07/30/94 

08/02/94 

07/30/94 

07/29/94 

08/03/94 

07/30/94 

08/02/94 

08/07/94 


PASS 


1020  PASS 


1017  PASS 


1020  PASS 


1019  PASS 


1021  PASS 


EES3I 


1021  PASS 


1006  PASS 


1017  PASS 


1019  PASS 


1019  PASS  1062 


1019  PASS  1062 


PASS  1061 


1021  PASS  1064 


1017  PASS  1061 


1023  PASS  N/A 


1018 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


1014 

PASS 

1013 

PASS 

1014 

PASS 

1013 

PASS 

1015 

PASS 

1013 

PASS 

PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


1013  PASS 

1014  PASS 

1014  PASS 

1088 

1020 

1087 

1019 

1088 

1020 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Site  Product 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


51551  ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


64151  ARMY 


ARMY 


5457  ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


6343  ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000514104405 


000514104406 


000514104412 


000514104413 


000514104414 


000514104415 


000514201204 


000514201205 


000514201206 


000514201212 


000514201213 


000514201214 


000514201215 


000514201406 


000514201410 


000514201417 

07/25/94 

000514201804 

07/30/94 

000514201806 

08/02/94 

000514201810 

07/30/94 

000514201811 

07/29/94 

000514201813 

08/03/94 

000514201815 

07/30/94 

;  ARMY 

LR1000  ! 

000514201816 

08/02/94  1 

1  ARMY 

LR1000 

000514202104 

07/30/94  1 

1  ARMY 

LR1000  i 

0005142021 06 

08/02/94  1 

07/21/94 


07/26/94 


07/14/94 


07/21/94 


07/26/94 


08/07/94 


08/07/94 


07/21/94 


07/26/94 


07/14/94 


07/21/94 


07/26/94 


08/07/94 


08/03/94 


07/26/94 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


000514202111 


0005142021 13 
000514202115 


000514202116 


000514203504 


07/29/94 


08/03/94 

07/30/94 


08/02/94 


07/28/94 


ARMY 

LR1000 

000514203506 

;  07/21/94 

ARMY 

LR1000 

000514203510 

i  07/14/94 

ARMY 

LR1000  : 

000514203513 

07/28/94 

ARMY 

LR1000 

000514203515 

08/04/94 

ARMY 

LR1000 

000514203516 

07/21/94 

ARMY 

LR1000 

000514203517 

08/02/94 

1  ARMY 

1 

LR1000 

000514203604 

07/27/94 

P  1089 

t  10211  PASS  1  10641 

1015  PASS 

25 

[  ARMY 

t 

LR1000 

000514203606 

07/21/94 

■  ■Ml  1 

■llllllllIMM 

27 

I000514203512  I  07/14/94 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


000514203610 


000514203612 


000514203613 


000514203615 


000514203616 


000514203617 


000514203804 

000514203806 


000514203810 


000514203812 


000514203813 


000514203815 


07/14/94 


07/14/94 


07/28/94 


08/04/94 


08/02/94 


07/21/94 


07/28/94 

07/21/94 


07/14/94 


07/14/94 


07/28/94 


08/04/94 


000514203817 

07/21/94 

000514300204 

07/28/94 

000514300206 

07/21/94 

1090 

1022 

PASS  1063 

1014  PASS 

1088 

1020 

PASS  1063 

1014  PASS 

1087 

1019 

PASS  1062 

1013  PASS 

1088 

1020 

PASS  1063 

1014  PASS 

1088 

1020 

PASS  1063 

1014  PASS 

000514300210 
"  000514300212 


000514300213 


000514300215 

"000514300216 


07/14/94 

07/14/94 


07/28/94 


08/04/94 

08/02/94 


“1 

1087 

1019 

CO 

I 

1063 

1014  PASS 

Full  Baa  +  Overwrai 


Gross  Volume 


Wt 


Full  Bag  onl 


1087 

1019 

1088 

1020 

1089 

1021 

1089 

1021 

1088 

1020 

Volume  Volume  Gross  Volume 


Status  Wt 


i  Grcuns  I  ml 


1087 

1019 

PASS 

1063 

1014  PASS 

1089 

1021 

PASS 

1062 

1013  PASS 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013  PASS 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1  1013  PASS 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014  PASS 

> 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

) 

1088 

1020 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

PASS 


1087 

1019 

PASS 

1062 

1013  PASS 

1089 

1021 

PASS 

1064 

1015  PASS 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013  PASS 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013  PASS 

1089 

1021 

1089 

1021 

1088 

1020 

1090 

1022 

1086 

1018 

1089 

1021 

1015  PASS 


Volume 


Status 


Calc. 


Over- 


wr 


Grams 


1013 

PASS 

1014 

PASS 

1013 

PASS 

1013 

PASS 

1014 

PASS 

1015 

PASS 

PASS 


1015  PASS 

1017  PASS 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 

_ _ _ _ _ _ Full  Bag  +  Ovenwrap _ Full  Bag  only _ Calc. 

NBRLI  Site  I  Product  Bag  Number  Date  lOver^  Gross  I  Volume  I  Volume  Gross  Volume  |  Volume  Over- 

No. _ wrap  Wt _ Status  Wt _ Status  wrap 

_ AL/PL  Grams  ml _ Grams  ml  Grams 


306 1  2233 1  ARMY  |  LR1000  [  000514300217  |  07/21 /94| 


ARMY 


ARMY 


315  1051  ARMY 


ARMY 


ARMY 


318  1420  ARMY 


ARMY 


ARMY 


2213  ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 
ARMY  " 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


5161  ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


6372  ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000514300404 

07/28/94 

000514300406 

07/21/94 

000514300410 

07/14/94 

000514300412 

07/14/94 

000514300413 

07/28/94 

000514300415 

08/04/94 

000514300416 

08/02/94 

1012  PASS 
10141  PASS 


000514300417 


000514300604 


000514300606 


07/21/94 


06/17/94 


06/23/94 


000514300611 

06/23/94 

000514300612 

07/20/94 

000514300614 


000514300616 


000514300618 


000514302304 


000514302306 


000514302310 

'000514302311 


000514302313 


000514302315 


000514302316 


07/08/94 


07/21/94 


07/21/94 


07/30/94 


08/02/94 


07/30/94 

07/29/94 


08/03/94 


07/30/94 


08/02/94 


000514302605 

07/21/94 

000514302606 

07/26/94 

000514302612 

07/14/94 

000514302613 


000514302614 


000514302615 


000514302905 


000514302906 


000514302912 


000514302913 

"000514302914 


000514302915 


000514303104 


1000514303105 


000514303106 


000514303111 


07/21/94 


07/26/94 


07/21/94 


07/26/94 


07/14/94 


07/21/94 
07/26/94  ■ 


08/07/94 


07/28/94 


07/26/94 


08/03/94 


08/03/94 


1087 

1086 

1088 

ARMY 

LR1000 

000514303112 

07/26/94 

ARMY 

LR1000  ; 

0005143031 15 

07/30/94 

ARMY 

LR1000  ! 

000514303116 

07/31/94 

354  6411 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000514303117 


000514403112  ^ 
“000514403114 


000514403304 


000514403305 
"  000514403306 


000514403312 


000514403313 


000514403314 


000514403315 


000514403406 


000514403410 


08/01/94 


07/25/94 
07/25/94  " 


08/07/94 


07/21/94 

07/26/94 


07/14/94 


07/21/94 


07/26/94 


08/07/94 


08/03/94 


07/26/94 


ARMY 

LR1000 

000514403417 

07/25/94 

ARMY 

Lmooo 

000514404204 

08/03/94 

LR1000 


LR1000 


000514404205 

07/25/94 

000514404206 

07/05/94 

11^ 


1087 

1088 

1088 

1086 

1085 

1086 

1018  PASS 


1019  PASS 


PASS 

1062 

1013 

PASS 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

n»!igii 


PASS 

1063 

1014  PASS 

PASS 

1063 

1014  PASS 

1085  I 

1017 

10891 

1021 

1061 


1062 


1084 

1016 

PASS 

1060 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1084 

1016 

PASS 

1060 

Appendix  2.3.1 


185 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1.5  TO  2  YEARS 
1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1 .0033  g/ml 


_ 

Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 
402’ 
4031 
404 1 
405' 
406! 
407' 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

Site 

Product 

Bag  Number  | 

Date  1 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume  1 

Gross 

Volume  1 

Volume  1 

Over- 

EB?*! 

Wt 

■^■11 

Ufidi 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

mmi 

m^m 

Hi 

ARMY 

LR1000 

000514404208 

07/24/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

ARMY 

LR1000 

000514404212 

07/05/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

N/A 

ARMY 

LR1000 

000514404216 

07/28/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

000514404304 

08/03/94 

P 

1086 

1018 

■lE^ 

1013 

PASS 

24 

000514404305 

07/25/94 

P 

■DE^ 

25 

000514404306 

07/05/94 

P 

PASS 

N/A 

ARMY 

LR1000 

000514404308 

07/24/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

Kr.TA-Ta 

ARMY 

LR1000 

000514404312 

07/05/94 

■^1 

1017 

PASS 

N/A 

ARMY 

LR1000 

000514404316 

07/28/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

6085 

ARMY 

P 

1088 

1020 

27 

ARMY 

LR1000 

000514500106 

08/02/94 

P 

1090 

1022 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

27 

6131 

ARMY 

LR1000 

000514500110 

07/30/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

■rf»SEI 

ARMY 

LR1000 

000514500111 

07/28/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

■IzCMfliH 

000514500115 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

KciU 

■12ESSH 

0005145001 16 

08/02/94 

P 

1086 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

6338 

ARMY 

LR1000 

000514500206 

08/03/94 

P 

1090 

1022 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

5459 

ARMY 

LR1000 

000514500210 

07/26/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

mmi 

5308 

ARMY 

LR1000 

000514500217 

07/25/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

_ 24J 

ARMY 

LR1000 

000514500704 

P 

1088 

1020 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

5156 

ARMY 

LR1000 

000514500705 

07/21/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

27 

■gga 

ARMY 

LR1000 

000514500706 

07/26/94 

P 

1091 

1023 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

28 

ARMY 

LR1000 

000514500712 

07/14/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

Khicj 

ARMY 

LR1000 

000514500713 

07/21/94 

P 

1089 

1016 

PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

000514500714 

P 

1088 

1020 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

000514500715 

P 

1087 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

000514500906 

08/03/94 

P 

1091 

1023 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

27 

07/26/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1063 

25 

000514500917 

07/25/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

ARMY 

LR1000 

000514600104 

08/03/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

24 

ARMY 

LR1000 

000514600105 

07/25/94 

P 

1087 

■■EiEl 

1013 

PASS 

25 

ARMY 

LR1000 

000514600106 

07/05/94 

P 

1089 

■KESI 

Kyil 

ARMY 

LR1000 

000514600108 

07/24/94 

P 

1012 

PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

000514600112 

07/05/94 

P 

ARMY 

LR1000 

000514600116 

07/28/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

2393 

ARMY 

LR1000 

000611502507 

07/25/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

000611502508 

07/14/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

1348 

ARMY 

LR1000 

000611502513 

06/23/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

N/A 

2394 

ARMY 

LR1000 

000611502907 

07/25/94 

P 

1078 

1010 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

23 

2001 

ARMY 

LR1000 

000611502908 

07/14/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1056 

24 

1357 

ARMY 

LR1000 

000611502913 

06/23/94 

P 

PASS 

N/A 

5324 

ARMY 

LR1000 

000611600207 

07/25/94 

P 

1080 

1008 

23 

2009 

ARMY 

LR1000 

000611600208 

07/14/94 

P 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

1349 

ARMY 

LR1000 

000611600213 

06/23/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

N/A 

2398 

ARMY 

LR1000 

000611600607 

07/25/94 

P 

1080 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

2002 

ARMY 

LR1000 

000611600608 

07/14/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

1355 

ARMY 

LR1000 

000611600613 

P 

1084 

1016 

PASS 

N/A 

4188 

ARMY 

LR1000 

000612402712 

P 

1080 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

1613 

ARMY 

LR1000 

000612402716 

06/23/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

N/A 

4193 

ARMY 

LR1000 

000612600512 

P 

■■EIS 

24 

1608 

ARMY 

LR1000 

000612600516 

06/23/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

N/A 

4192 

ARMY 

LR1000 

000612601112 

08/02/94 

P 

PASS 

1066 

1017 

PASS 

23 

ARMY 

LR1000 

000612601116 

06/23/94 

P 

PASS 

N/A 

4197 

ARMY 

LR1000 

000612700512 

08/02/94 

P 

PASS 

1060 

24 

1606 

ARMY 

LR1000 

000612700516 

06/23/94 

P 

■■EiU 

PASS 

N/A 

4196 

ARMY 

LR1000 

000612701312 

08/02/94 

P 

l■■EIE] 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

1611 

ARMY 

LR1000 

000612701316 

IHBH 

mins 

PASS 

N/A 

1467 

ARMY 

LR1000 

000613902906 

■■ESI 

PASS 

N/A 

6334 

ARMY 

LR1000 

000614600306 

08/03/94 

p 

HESa 

1060 

l■■EID 

27 

5454 

ARMY 

LR1000 

000614600310 

07/26/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

1  53001  ARMY 

LR1000 

000614600317 

07/25/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


Bag  and  Overwap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

Full  Bao 

only 

ggwii 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

CBS 

Wt 

Status 

wrap 

AiypL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

428 

ARMY 

LR1000 

000614600804 

07/30/94 

p 

1085 

1017 

1011 

PASS 

25 

429 

ARMY 

LR1000 

000614600806 

08/02/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

27 

430 

6127 

ARMY 

LR1000 

000614600810 

07/30/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

431 

ARMY 

LR1000 

000614600811 

07/29/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

25 

432 

6342 

ARMY 

LR1000 

000614600813 

08/03/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

433 

6101 

ARMY 

LR1000 

000614600815 

07/30/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

434 

LR1000 

000614600816 

msmsma 

p 

1084 

1011 

PASS 

24 

435 

LR1000 

000614601004 

p 

1084 

1011 

PASS 

24 

436 

5152 

ARMY 

LR1000 

000614601005 

07 mm 

p 

1084 

1016 

1011 

PASS 

24 

437 

ARMY 

LR1000 

000614601006 

07/26/94 

p 

1085 

1017 

1009 

27 

438 

ARMY 

LR1000 

000614601012 

07/14/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

439 

ARMY 

LR1000 

000614601013 

07/21/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

440 

5472 

ARMY 

LR1000 

000614601014 

07/26/94 

p 

PASS 

1060 

1011 

25 

441 

ARMY 

LR1000 

000614601015 

08/07/94 

p 

■■EEI3 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

442 

■<T»ya 

ARMY 

LR1000 

000614700104 

07/27/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

443 

2275 

ARMY 

LR1000 

000614700106 

07/21/94 

p 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

27 

444 

ARMY 

LR1000 

0006147001 10 

07 mm 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

24 

445 

2022 

ARMY 

LR1000 

0006147001 12 

07/14/94 

p 

■■QIQ 

PASS 

1060 

24 

446 

3104 

ARMY 

LR1000 

0006147001 13 

07/28/94 

p 

1084 

1060 

24 

447 

mS^ 

LR1000 

000614700115 

08/04/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

448 

4185 

ARMY 

LR1000 

000614700116  ' 

08/02/94 

p 

■■0313 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

449 

WrWA 

ARMY 

LR1000 

0006147001 17 

07/21/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

450 

ARMY 

LR1000 

000614701004 

07/28/94 

p 

1081 

1013 

1008 

PASS 

24 

451 

2274 

ARMY 

LR1000 

000614701006 

07/21/94 

p 

1083 

1015 

1010 

PASS 

24 

452 

ESS 

ARMY 

LR1000 

000614701010 

07/14/94 

p 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

453 

2015 

ARMY 

LR1000 

000614701012 

p 

1011 

PASS 

24 

454 

ARMY 

LR1000 

000614701013 

p 

1085 

1017 

PASS 

1012 

PASS 

24 

455 

4272 

ARMY 

LR1000 

000614701015 

p 

1011 

PASS 

24 

456 

4181 

ARMY 

LR1000 

000614701016 

08/02/94 

p 

1016 

PASS 

1011 

PASS 

24 

457 

2235 

ARMY 

LR1000 

000614701017 

07/21/94 

p 

1082 

■003 

1009 

PASS 

24 

458 

3071 

ARMY 

LR1000 

000614701404 

07/27/94 

p 

1085 

1017 

1061 

1012 

PASS 

24 

459 

2267 

ARMY 

LR1000 

000614701406 

07/21/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

26 

460 

2051 

ARMY 

LR1000 

000614701410 

07/14/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

461 

2013 

ARMY 

LR1000 

000614701412 

07/14/94 

p  i 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

462 

3107 

ARMY 

LR1000 

000614701413 

07/28/94 

p  I 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

463 

4282 

ARMY 

LR1000 

000614701415 

08/04/94 

p  I 

1085 

1017 

PASS 

1060 

464 

4184 

ARMY 

LR1000 

000614701416 

08/02/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

HHDSDDI 

24 

465 

2240 

ARMY 

LR1000 

000614701417 

07/21/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

24 

466 

ARMY 

LR1000 

000614702004 

08/07/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

467 

5157 

ARMY 

LR1000 

000614702005 

07/21/94 

p 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

23 

468 

5492 

ARMY 

LR1000 

000614702006 

07/26/94 

p  i 

1020 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

27 

469 

5012 

ARMY 

LR1000 

000614702012 

07/14/94 

p  I 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

470 

5099 

ARMY 

LR1000 

000614702013 

07/21/94 

p  I 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

471 

5468 

ARMY 

LR1000 

000614702014 

07/26/94 

p  i 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

472 

ARMY 

LR1000 

000614702015 

08/07/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

473 

1052 

ARMY 

LR1000 

000614702104 

06/17/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

N/A 

474 

9184 

ARMY 

LR1000 

0006147021 05 

07/01/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

N/A 

475 

1461 

ARMY 

LR1000 

0006147021 06 

06/23/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

N/A 

476 

4010 

ARMY 

LR1000 

000614702110 

08/02/94 

p 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

477 

1415 

ARMY 

LR1000  1 

000614702111 

06/23/94 

P  ! 

1017 

PASS 

N/A 

478 

2194 

ARMY 

LR1000  i 

000614702112 

07/20/94 

P  I 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

479 

9241 

ARMY 

LR1000 

000614702114 

07/08/94 

P  ! 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

480 

2218 

ARMY 

LR1000 

000614702116 

07/21/94 

P  i 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

481 

2261 

ARMY 

LR1000 

000614702118 

07/21/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

25 

482 

5322 

ARMY 

LR1000 

000614704112 

07/25/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

483 

5331 

ARMY 

LR1000 

000614704114 

07/25/94 

P  I 

1083 

■■OB 

1059 

1010 

PASS 

24 

484 

ARMY 

LR1000 

000614704805 

07/26/94 

P  ! 

1084 

1016 

1011 

PASS 

24 

485 

6378 

ARMY 

LR1000 

000614704815 

08/05/94 

P  i 

1084 

1011 

PASS 

24 

486 

5062 

ARMY 

LR1000  1 

000614705004 

07/19/94 

P 

1080 

1012 

1011 

PASS 

487 

6161 

ARMY 

LR1000 

000614705006 

07/30/94 

P 

1085 

1017 

1011 

PASS 

25 

488 

5174 

ARMY 

LR1000 

000614705009 

07/22/94 

P 

1083 

1015 

24 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Baa  +  Overwra 


Volume  Gross  Volume 


lEinssi 


Grams 


490  5337  ARMY 


5434  ARMY 


53171  ARMY 


ARMY 


497  5311  ARMY 


ARMY 


1056  ARMY 


ARMY 


ARMY 


5021  14181  ARMY 


ARMY 

LR1000 

ARMY 

LR1000 

1000614705114 

000614800112 


000614800114 


07/25/94 

07/25/94 


07/25/94 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


07/25/94 

II.l.MdEW.lWEB 

07/25/94 

_ 

000614801314 


000614803904 


000614803906 


000614803910 


000614803911 


000614803912 


000614803914 


07/25/94 

06/17/94 

06/23/94 

08/02/94 

06/23/94 

07/20/94 

07/08/94 

505  2217 


ARMY 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


515  4251  ARMY 


■^1 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000614803918 
"000614804104  1 


000614804105 


000614804106 


000614804108 


000614804112 


000614804116 


000614804304 


000614804305 


000614804306 


07/21/94 


07/25/94  [ 


07/05/94 


07/24/94 


07/05/94 


07/28/94 


08/07/94 


08/03/94 


1  ARMY 

LR1000 

000614804310 

07/30/94  1 

i  ARMY 

LR1000 

000614804311 

08/02/94  1 

►  ARMY 

LR1000 

000614804312 

08/03/94  1 

ARMY  LR1000 


5201  31541  ARMY  LR1000 


4213  ARMY  LR1000 


4132  ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


I  ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


5371  5314  ARMY  LR1000 


J  ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
2351  I  ARMY^  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


000614804313 


000614804314 


000614804316 


000614804317 


000614804318 


000615903606 


000615903610 


000615903617 


000615903806 

000615903810 

000615903817 


000615904105 


000615904115 


000616100706 


000616100710 


000616100717 


000616101412 


000616101414 

000616101705 


000616101715 


000616201713 


000616201804 


000616201805 

000616201809 


000616201810 

000616201811 

000616201812 


000616201813 

000616201815 


07/30/94 


07/30/94 


08/02/94 

08/02/94 

07/25/94 

07/25/94 

08/03/94 


07/26/94 

07/25/94 

>  1084 

1016 

CO 

1060 

1011 

PASS 

>  624 

557 

LOW 

596 

548 

LOW 

>  1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

1028 

960 

1178 

1109 

1017  PASS 


1018  PASS 
1016  PASS 


1085 

1017 

1084 

1016 

08/03/94 
07/26/94  ' 
07/25/94  ■ 


07/26/94 


08/05/94 


08/03/94 


07/26/94 


07/25/94 


07/25/94 


07/25/94 

07/26/94 


08/05/94 


07/24/94 


S 


1019!  PASS 


1019  PASS 


1018  PASS 


1021  1  PASS  I 


07/24/94 

07/19/94 

07/21/94 

07/22/94 

07/30/94 

07/20/94 

07/27/94 

Calc. 


Volume  Over- 


Status 


Grams 


1011  PASS 

1012  PASS 

1011  PASS 

1011  PASS 

1013  PASS 

1011  PASS 

1007  PASS 

1011 

PASS 

1011 

PASS 

1013 

PASS 

1013 

PASS 

984 

LOW 

1085  1017  PASS 

1085  1017  PASS 


1086  1018  PASS 


1060  1011  PASS 

1061  1012  PASS 


1062  1013  PASS 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

Full  Bao 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

■5Z!!3i 

msa 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams  | 

IHIIliM 

BHiH 

IHHI 

[HIBHi 

HHHH 

^■1 

550 

3115 

ARMY 

LR1000 

000616201816 

07/28/94 

p 

1087 

1019 

1014 

PASS 

551 

3086 

ARMY 

LR1000 

000616201817 

07/28/94 

p 

1086 

1018 

1013 

PASS 

24 

552 

4311 

ARMY 

LR1000 

000616302804 

08/07/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

553 

2389 

ARMY 

LR1000 

000616302805 

07/24/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

24 

554 

2063 

ARMY 

LR1000 

000616302809 

07/14/94 

p 

1091 

1023 

PASS 

1065 

1016 

PASS 

26 

555 

2249 

ARMY 

LR1000 

000616302810 

07/21/94 

p 

1085 

1017 

1010 

PASS 

26 

556 

2354 

ARMY 

LR1000 

000616302811 

07/22/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

25 

557 

3306 

ARMY 

LR1000 

000616302812 

07/30/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

23 

558 

Klr^l 

ARMY 

LR1000 

000616302813 

07/20/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

559 

3053 

ARMY 

LR1000 

000616302815 

07/27/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

560 

3121 

ARMY 

LR1000 

000616302816 

07/29/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

561 

3082 

ARMY 

LR1000 

000616302817 

07/28/94 

p 

1086 

1018 

1013 

PASS 

24 

562 

4073 

ARMY 

LR1000 

000616303104 

08/02/94 

p 

1095 

1027 

PASS 

1070 

1021 

PASS 

25 

563 

3320 

ARMY 

LR1000 

000616303105 

07/31/94 

p 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

564 

9055 

ARMY 

LR1000 

0006163031 16 

07/08/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

N/A 

565 

3251 

ARMY 

LR1000 

000616303117 

07/30/94 

p 

1089 

1021 

1014 

PASS 

26 

566 

4065 

ARMY 

LR1000 

000616303404 

08/02/94 

p 

1086 

1018 

23 

567 

3326 

ARMY 

LR1000 

000616303405 

07/31/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

568 

9048 

ARMY 

LR1000 

000616303416 

07/08/94 

p 

■■Ena 

PASS 

N/A 

569 

3252 

ARMY 

LR1000 

000616303417 

07/30/94 

p 

1087 

1019 

1013 

PASS 

570 

3230 

ARMY 

LR1000 

000616303604 

07/30/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

_ 251 

571 

2368 

ARMY 

LR1000 

000616303613 

07/24/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1061 

572 

4326 

ARMY 

LR1000 

111111400413 

08/07/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

573 

1057 

ARMY 

LR1000 

444415003204 

06/17/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

574 

9204 

ARMY 

LR1000 

444415003205 

07/01/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

N/A 

575 

1462 

ARMY 

LR1000 

444415003206 

06/23/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

N/A 

576 

4014 

ARMY 

LR1000 

444415003210 

08/02/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1057 

23 

577 

1423 

ARMY 

LR1000 

444415003211 

06/23/94 

p 

1087 

PASS 

N/A 

578 

2203 

ARMY 

LR1000 

444415003212 

07/20/94 

p 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

579 

9243 

ARMY 

LR1000 

444415003214 

07/08/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

580 

2210 

ARMY 

LR1000 

444415003216 

07/21/94 

p 

1084 

PASS 

1060 

24 

581 

2260 

ARMY 

LR1000 

444415003218 

07/21/94 

p 

1086 

1018 

1012 

PASS 

25 

582 

4163 

ARMY 

LR1000 

444415003604 

08/02/94 

p 

1086 

1018 

1012 

PASS 

25 

583 

4324 

ARMY 

LR1000 

444415003605 

08/07/94 

p 

1013 

PASS 

24 

584 

4255 

ARMY 

LR1000 

444415003606 

08/03/94 

p 

1089 

1021 

1013 

PASS 

27 

585 

3201 

ARMY 

LR1000 

444415003610 

07/30/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

26 

586 

4032 

ARMY 

LR1000 

444415003611 

08/02/94 

p 

1084 

PASS 

1060 

24 

587 

4261 

ARMY 

LR1000 

444415003612 

08/03/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

25 

588 

3187 

ARMY 

LR1000 

444415003613 

p 

1086 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

589 

3159 

ARMY 

LR1000 

444415003614 

MMsiMl 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

24 

590 

4211 

ARMY 

LR1000 

444415003616 

08/02/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

26 

591 

4128 

ARMY 

LR1000 

444415003617 

08/02/94 

p  1 

1013 

PASS 

25 

592 

4019 

ARMY 

LR1000 

444415003618 

08/02/94 

p  1 

1087 

1019 

1013 

PASS 

25 

593 

1061 

ARMY 

LR1000 

444415003904 

06/17/94 

p  i 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

594 

ARMY 

LR1000 

444415003905 

07/01/94 

p 

595 

1463 

ARMY 

LR1000  i 

444415003906 

p 

1088 

1020 

PASS 

N/A 

596 

2251 

ARMY 

LR1000 

444415003910  i 

07/21/94 

p 

1083 

1015 

24 

597 

ARMY 

LR1000 

444415003912  i 

07/20/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

598 

9242 

ARMY 

LR1000 

444415003914  1 

07/08/94 

p 

mnm 

599 

5316 

ARMY 

LR1000  i 

444415102012 

07/25/94 

p 

■■EDS 

1012 

PASS 

600 

ARMY 

LR1000  i 

444415102014 

07/25/94 

p 

1012 

PASS 

BHBl 

601 

6004 

ARMY 

LR1000  i 

444415102206 

07(28194 

p 

1092 

1024 

1015 

PASS 

_ 28^ 

602 

5312 

ARMY 

LR1000 

444415102312 

07/25/94 

p 

1087 

1019 

1013 

PASS 

603: 

5329 

ARMY 

LR1000 

444415102314 

07/25/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

604 

5527 

ARMY 

LR1000 

444415103206 

07/27/94 

p 

PASS 

1063 

1014 

27 

605 

4161 

ARMY 

LR1000 

444415103704 

08/02/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

25 

606 

4316 

ARMY 

LR1000 

444415103705 

p 

1070 

1002 

996 

LOW 

607 

4247 

ARMY 

LR1000 

444415103706 

MMtklk'a 

p 

1090 

1022 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

28 

608 

3205 

ARMY 

LR1000 

444415103710 

07/30/94 

p 

1013 

PASS 

25 

609 

4029 

ARMY 

LR1000 

444415103711 

08/02/94 

p 

1084 

1016 

1010 

PASS 

25 

610 

4265 

ARMY 

LR1000 

444415103712 

08/03/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


Bag  and  Ovenwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

4-  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AiyPL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

611 

3196 

ARMY 

LR1000 

444415103713 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

612 

3153 

ARMY 

LR1000 

444415103714 

07/30/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

613 

4218 

ARMY 

LR1000 

444415103716 

08/03/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

614 

4126 

ARMY 

LR1000 

444415103717 

08/02/94 

■EH 

1013 

PASS 

24 

615 

4021 

ARMY 

LR1000 

444415103718 

08/02/94 

■iJH 

1009 

616 

4147 

ARMY 

LR1000 

444415103804 

08/02/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

25 

617 

4224 

ARMY 

LR1000 

444415104104 

08/03/94 

p 

1088 

1020 

1014 

PASS 

25 

618 

ARMY 

LR1000 

444415104105 

07/25/94 

p 

1013 

PASS 

24 

619 

10543 

ARMY 

LR1000 

444415104106 

07/05/94 

PASS 

N/A 

620 

2380 

ARMY 

LR1000 

444415104108 

07/24/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

621 

10557 

ARMY 

LR1000 

444415104112 

07/05/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

N/A 

622 

ARMY 

LR1000 

444415104116 

07/28/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

25 

623 

4153 

ARMY 

LR1000 

444415104704 

08/02/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

624 

4318 

ARMY 

LR1000 

444415104705 

08/07/94 

p 

1075 

1007 

PASS 

1051 

1002 

PASS 

24 

625 

4254 

ARMY 

LR1000 

444415104706 

p 

1055 

27 

626 

3208 

ARMY 

LR1000 

444415104710 

07/30/94 

p 

■KEIEl 

1062 

1013 

PASS 

24 

627 

4034 

ARMY 

LR1000 

444415104711 

08/02/94 

p 

1086 

1018 

CO 

1062 

1013 

PASS 

24 

628 

4264 

ARMY 

LR1000 

444415104712 

08/03/94 

p 

1086 

1018 

1013 

PASS 

24 

629 

3188 

ARMY 

LR1000 

444415104713 

07/30/94 

p 

1087 

1019 

1013 

PASS 

25 

630 

3152 

ARMY 

LR1000 

444415104714 

07/29/94 

p 

1085 

1017 

25 

631 

4219 

ARMY 

LR1000 

444415104716 

08/03/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1061 

25 

632 

4131 

ARMY 

LR1000 

444415104717 

08/02/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

633 

4016 

ARMY 

LR1000 

444415104718 

08/02/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

634 

6337 

ARMY 

LR1000 

444415202006 

08/03/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

27 

635 

5460 

ARMY 

LR1000 

444415202010 

07/26/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

636 

5310 

ARMY 

LR1000 

444415202017 

07/25/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

637 

5426 

ARMY 

LR1000 

444415202905 

07/26/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

26 

638 

6379 

ARMY 

LR1000 

444415202915 

08/05/94 

p 

1008 

PASS 

24 

639 

5321 

ARMY 

LR1000 

444415203112 

07/25/94 

p 

■■EiS 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

640 

5333 

ARMY 

LR1000 

444415203114 

07/25/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

25 

641 

6339 

ARMY 

LR1000 

444415203206 

08/03/94 

p 

1092 

1024 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

29 

642 

5452 

ARMY 

LR1000 

444415203210 

07/26/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

25 

643 

5301 

ARMY 

LR1000 

444415203217 

07/25/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

25 

644 

1053 

ARMY 

LR1000 

444415304104 

06/17/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

N/A 

645 

9186 

ARMY 

LR1000 

444415304105 

07/01/94 

p 

1056 

988 

646 

1468 

ARMY 

LR1000 

444415304106 

06/23/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

N/A 

647 

1424 

ARMY 

LR1000 

444415304111  ! 

06/23/94 

p 

1084 

1016 

648 

2202 

ARMY 

LR1000 

444415304112  i 

07/20/94 

p 

1086 

1018 

25 

649^ 

9245 

ARMY 

LR1000 

444415304114 

07/08/94 

p 

1088 

nm 

650 

2219 

ARMY 

LR1000 

444415304116 

07/21/94 

p 

1017 

1012 

651 

2258 

ARMY 

LR1000 

444415304118 

07/21/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

652 

4233 

ARMY 

LR1000 

444415304504 

08/03/94 

p 

1244 

1175 

HIGH 

■K^] 

24 

653 

3017 

ARMY 

LR1000 

444415304505 

07/25/94 

p 

1006 

PASS 

26 

654 

10544 

ARMY 

LR1000 

444415304506 

07/05/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

N/A 

655 

2378 

ARMY 

LR1000 

444415304508 

07/24/94 

p 

1050 

982 

LOW 

1024 

26 

656 

10591 

ARMY 

LR1000 

444415304512 

07/05/94 

p 

1078 

1010 

PASS 

N/A 

657 

3095 

ARMY 

LR1000 

444415304516 

07/28/94 

p 

PASS 

1072 

.  1023 

PASS 

22 

658 

4152 

ARMY 

LR1000 

444415304604 

08/02/94 

p 

1055 

LOW 

1032 

983 

23 

659 

4314 

ARMY 

LR1000 

444415304605 

08/07/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1063 

24 

660 

4248 

ARMY 

LR1000 

444415304606 

08/03/94 

p 

1076 

1008 

PASS 

1049 

1000 

27 

661 

3209 

ARMY 

LR1000 

444415304610 

07/30/94 

p 

1083 

17 

662 

4037 

ARMY 

LR1000 

444415304611 

08/02/94 

p 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

663 

4267 

ARMY 

LR1000 

444415304612 

08/03/94 

p 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

664 

3191 

ARMY 

LR1000 

444415304613 

07/30/94 

p 

1051 

983 

LOW 

1027 

978 

665 

3157 

ARMY 

LR1000 

444415304614 

07/30/94 

p 

1073 

1005 

PASS 

1048 

666 

ARMY 

LR1000 

444415304616 

08/02/94 

p 

1075 

1007 

PASS 

1052 

1  1003 

1  PASS 

667 

4133 

ARMY 

LR1000 

444415304617 

08/02/94 

p 

■KSI 

1060 

■■QQ 

668 

4017 

ARMY 

LR1000 

444415304618 

08/02/94 

p 

669 

5428 

ARMY 

LR1000 

4444153051 05 

07/26/94 

p 

1  PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

670 

6381 

ARMY 

LR1000 

444415305115 

08/05/94 

p 

1086 

1018 

1062 

1013 

PASS 

24 

671 

5427 

ARMY 

LR1000 

444415305505 

07/26/94 

p 

1086 

1018 

1  PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 


Full  Bag  onlv 


—I  Gross  Volume  Volume  Gross  Volume  Volume  Over- 


wt 

Status  Wt 

Status 

wr 

Grams 


672 1 

673 1  5431  1 
674! 

675  1  54291 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


444415305515 

08/05/94 

444415401505 

07/26/94 

444415401515 

08/05/94 

444415402205 

07/26/94 

444415402215 

08/05/94 

444415402806 

07/28/94 

5313 

ARMY 

LR1000 

444415402912 

07/25/94 

5334 

ARMY 

LR1000 

444415402914 

07/25/94 

6801  4225 

681  3022  ' 

682  10547' 

683  123^' 

684 

685 

686!  41581 


687  4321 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


444415405504 
"  444415405505 
■  444415405506 
“  444415405507 


444415405512 


444415405516 


444415405704 


444415405705 


iKSSS 


690  4031 


4262 
3193  ■ 


694  4212 


4123 


1  ARMY  1 

LR1000  1 

444415405706 

08/03/94 

ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


444415405710 


444415405711 


444415405712 

1444415405713 


ARMY 

LR1000 

444415405714 

07/29/94 

ARMY 

LR1000 

444415405716 

08/02/94 

ARMY 

LR1000 

444415405717 

08/02/94 

L_ 

ARMY 

LR1000 

444415405718 

08/02/94 

ARMY 

LR1000 

444416000504 

08/03/94 

ARMY 


444416000505 


ARMY 

LR1000 

1444416000506 

07/05/94 

ARMY 

LR1000 

1444416000508 

07/24/94 

ARMY  LR1000 


703  4154  ARMY  LR1000 


4315  ARMY  LR1000 


444416000512 


444416000516 


444416201104 


444416201105 


ARMY 

LR1000 

444416201106 

08/03/94 

3199 

ARMY 

LR1000 

444416201110 

07/30/94 

444416201111 

08/02/94 

ARMY 

LR1000  1 

444416201112 

08/03/94 

L_ 

ARMY 

LR1000 

444416201113 

07/30/94 

t 

444416201114 


4162 


715  4325 


716  4257 

717  3204 

718  4038 

719  4260 

720  3197 


3155 


723  4130 


725  5059 


6166 


727  5176 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 


ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


444416201117 

08/02/94 

444416201118 

08/02/94 

444416201604 

08/02/94 

444416201605 

08/07/94 

08/03/94 

07/25/94 

07/05/94 

07/24/94 


07/05/94 


07/28/94 


08/02/94 


08/07/94 


07/30/94 


08/02/94 


08/03/94 

07/30/94 


07/25/94 


1018 

PASS  1061 

1012 

PASS 

1017 

PASS  1061 

1012 

PASS 

1020 

PASS  1061 

1012 

PASS 

1018 

PASS  1062 

1013 

PASS 

1017 

PASS  1061 

1012 

PASS 

1014 

PASS  1058 

1009 

PASS 

1018 

PASS  1062 

1013 

PASS 

1018 

PASS  1061 

1012 

PASS 

1018 

PASS  1061 

1012 

PASS 

07/05/94 


07/28/94 


08/02/94 


08/07/94 1 


07/29/94 


444416201606 

444416201610 

444416201611 

444416201612 

444416201613 


08/03/94 

07/30/94 

08/02/94 

08/03/94 

07/30/94 


444416201614 

07/30/94 

444416201616 

08/03/94 

444416201617 


ARMY 

LR1000 

444416201618 

08/02/94 

ARMY 


ARMY 


ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


444416204904 


444416204906 


444416204909 


444416205404 

07/28/94 

444416205405 

07/26/94 

08/02/94 


07/19/94 


07/30/94 


07/22/94 


444416205406 

444416205411 


444416205412 


08/03/94 1 
08/03/94 


07/27/94 


1018  I  PASS 


1018  PASS 
1017  PASS 


1017  PASS 


1018  PASS 


1021  PASS 


1017  PASS 


1018  PASS 


1018  PASS 
1017  PASS 


1021  PASS 


1018  PASS 


1019  PASS 


1018  PASS 


1013  PASS 


1013  PASS 


1012  PASS 


1092  1024 

PASS  1068 

1019 

PASS 

1081  1013 

PASS  1058 

1009 

PASS 

' 

1090  1022 

PASS  1066 

1017 

PASS 

PASS 


PASS 

PASS 


PASS 


PASS 

PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


m 

m 

a 

m 

m 

SI 

SI 

m 

m 


1088  1020 

PASS  1063 

1014 

PASS 

1087  1019 

PASS  1062 

1013 

PASS 

1087  1019 

PASS  1062 

1013 

PASS 

1087  1019 

PASS  1062 

1013 

PASS 

1087  1019 

PASS  1063 

1014 

PASS 

1087  1019 

PASS  1062 

1013 

PASS 

1087  1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

1088  1020 

PASS 

1013 

PASS 

1086  1018 

PASS 

1013 

PASS 

1087  1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap  Full  Bag  only  I  Calc.  I 


-  Gross  Volume  Volume  Gross  Volume  Volume  Over- 
Wt  Status  Wt  Status  ”  wrar 


I  Grains  I  ml  Grams 


ARMY 

LRIOOO 

444416205415 

07/30/94 

ARMY 

LR1000 

444416205416 

07/31/94 

ARMY 

LRIOOO 

444416205417 

08/01/94 

ARMY 

LRIOOO 

444416205604 

07/19/94 

444416205606 

07/30/94 

444416205609 

07/22/94 

07/30/94 


07/30/94 


07/22/94 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


2246  ARMY  LR1000 


3313  ARMY  LR1000 
2176  ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


3119  ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


3322  ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


i  63731  ARMY  f  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


780  5521  ARMY  LR1000 


I  pinnn 
55251  ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 


790  i  3314!  ARMY  LR1000 


2170  ARMY  LR1000 


ARMY  LR1000 
3117!  ARMY  LR1000 


444416303905 


444416303909 


444416303912 

"444416303913 


444416303915 


444416303916 


444416303917 


444416304104 


444416304105 


444416304116 


444416304117 

"444416304604 


444416304605 


444416304606 


444416304611 


444416304612 


444416304615 


444416304616 


444416304617 


444416305404 


444416305405 


444416305406 


444416305411 


444416305412 

"444416305415 


444416305416 


444416305417 


444416305504 


444416305505 


07/24/94 

07/19/94 

07/21/94 

07/22/94 

07/27/94 


07/28/94 


07/28/94 


08/02/94 


07/31/94 


07/08/94 


07/30/94 
07/28/94  ” 


07/26/94 


08/03/94 


08/03/94 


07/26/94 

08/03/94 

08/03/94 

07/26/94 

07/30/94 

07/31/94 

1092 

1024 

PASS 

1069 

1085 

1017 

PASS 

1062 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1017  PASS 


10191  PASS 


PASS 


1020  PASS 


1019  PASS 


1018  PASS 
1018  PASS 


1020  PASS 


1062 


1062 


1061 


1064 


1062 


1060 

1061 


1063 


1087 

1019 

PASS 

1062 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1092 

1024 

PASS 

N/A 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1087 

1019 

1085 

1017 

_ EE 


SS 

SS 

SS 

SS 

444416305512 

07/27/94 

444416305515 

07/30/94 

444416305516 

07/31/94 

444416305517 

08/02/94 

444416402006 

07/27/94 

1012 

PASS 

1014 

PASS 

1012 

PASS 

1013 

PASS 

1013 

PASS 

1012 

PASS 

1015 

PASS 

1013 

PASS 

1011 

PASS 

1012 

PASS 

1014 

PASS 

1015 

PASS 

1013 

PASS 

1014 

PASS 

1013 

PASS 

1015 

PASS 

1013 

PASS 

1014 

PASS 

1018  PASS 


1019  PASS 
1021  PASS 


«agir 


444416402406 

'444416402506 


444416403006 


444416403406 
"  444416403804 


444416403805 


444416403809 


444416403810 


444416403811 


444416403812 


444416403813 


444416403815 

"444416403816 


07/28/94 

07/27/94 


07/27/94 


07/24/94 


07/19/94 


07/21/94 


PASS 


PASS 


PASS 

PASS 


PASS 


PASS 

PASS 


1015 

PASS 

1015 

PASS 

1014 

PASS 

1015 

PASS 

1013 

PASS 

1015 

PASS 

1011 

PASS 

1015 

PASS 

1012 

PASS 

1012 

PASS 

1012 

PASS 

1010 

PASS 

1012 

PASS 

1012 

PASS 

1012 

PASS 

1012 

PASS 

1012 

PASS 

1014 

PASS 

1013 

PASS 

1014 

PASS 

07/27/94 

07/28/94 


1014  PASS 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Site  Product 


I  Full  Baa  +  Overwrap  Full  Bag  only  Calc. 


Volume  Gross  Volume  Volume  Over- 


j  Grams  I  ml  I  I  Grams  I 


I  Wt  i  [  Status  I  “Wt  I  Status 

irams 


ARMY 


ARMY 


3317  ARMY 


ARMY 


3247  ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


444416403817 


444416403904 


444416403905 


444416403916 


444416403917 


444416404104 


444416404112 


444416404204 


444416404205 


444416404210 


07/28/94 


08/02/94 


07/30/94 


07/08/94 


07/30/94 


08/02/94 


07/21/94 


08/07/94 


07/24/94 


1087 

1019 

1087 

1019 

1086 

1018 

1086 

1018 

1088 

1090 

1022 

1085 

1017 

1087 

1019 

1084 

1016 

ARMY 

LR1000 

444416404212 

07/30/94 

P 

ARMY 

LR1000 

444416404213 

07/20/94 

P 

ARMY 

LR1000 

444416404215 

07/27/94 

P 

ARMY 

LR1000 

444416404216 

:  07/28/94 

P 

444416404217  07/28/94 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


444416404304 

444416404305 

444416404305 

444416404316 

444416404316 

444416404317 

444416500104 

444416500105 

444416500116 


08/02/94 

07/31/94 

07/31/94 

07/08/94 

07/08/94 

07/30/94 

08/02/94 

07/31/94 

07/08/94 


1063 


1061 
1062  ■ 


1060 


1059 


1061 


1069 


1061 


1063 

1061 


1061 


N/A 


10881 

1020 

SS 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

ARMY 

LR1000 

444416500117 

07/30/94 

LR1000 

LR1000 


444416500204 

444416500213 


07/30/94 
07/24/94  ■ 


ARMY 

LR1000 

444416500304 

07/30/94 

LR1000 

LR1000 


444416500404 

444416500405 


08/07/94 
07/24/94  ' 


ARMY 

LR1000 

444416500409 

07/19/94 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


444416500410 

444416500411 

444416500412 

444416500413 

444416500415 


07/21/94 
07/22/94  ' 
07/30/94  ' 
07/20/94  ' 
07/27/94 


1019  PASS 


1017  PASS 


1021  PASS 


1018  PASS 


1019  PASS 


1012  PASS 
1016  PASS 


1019  PASS 
1015  PASS 


1056 


1061 


1062 


1061 


1061 


1^^ 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


444416500504 


444416500513 


444416503804 


444416503806 


07/30/94 


07/24/94 


ARMY 

LR1000 

444416503906 

ARMY 

LR1000 

444416504004 

ARMY 

LR1000 

444416504005 

07/30/94 

07/22/94 

07/27/94 

07/26/94 


1008  PASS 
1018  PASS 
1016  PASS 


1018  PASS 


1015  PASS 


1019  PASS 


1014  PASS 


1014  PASS 


1013  PASS 


1015 

PASS 

1013 

PASS 

1012 

PASS 

1013 

PASS 

1007 

PASS 

1012 

PASS 

1013 

PASS 

1012 

PASS 

1012 

PASS 

1008 

PASS 

1007 

PASS 

1011 

PASS 

1014 

PASS 

ARMY 

LR1000 

444416500416 

07/29/94 

P 

1084 

1011 

PASS 

ARMY 

LR1000 

444416500417 

07/28/94 

P 

1087 

1013 

PASS 

>  ARMY 

LR1000 

444416504006 

08/03/94 

)  ARMY 

LR1000 

444416504011 

08/03/94 

i  ARMY 

LR1000 

444416504012 

07/27/94 

1012 

PASS 

1014 

PASS 

1015 

PASS 

1012 

PASS 

1014 

PASS 

LR1000 

LR1000 


444416504015 

444416504016 


07/30/94 

07/31/94 


ARMY 

LR1000 

444416504017 

08/01/94 

p 

1086 

1018 

1013  PASS 

24 

ARMY 

LR1000 

444416504104 

07/19/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012  PASS 

25 

ARMY 

LR1000 

444416504106 

07/30/94 

P 

1090 

1022 

PASS 

1063 

27 

5177  ARMY 


ARMY 


ARMY 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


444416504109 


444416701104 


444416701105 


07/22/94 


08/07/94 


07/24/94 


ARMY 

LR1000 

444416701109 

07/19/94  1 

ARMY 

LR1000 

444416701110 

07/21/94  1 

1085 

1017 

1084 

1016 

1011 

PASS 

1010 

PASS 

1010 

PASS 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bac 

only 

Calc. 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

CJE5 

Wt 

Status 

wrap 

mum 

■■■■■ 

ESSS 

Grams 

mi 

Grams 

mi 

Grams 

855 

2357 

ARMY 

LR1000 

444416701111 

07/22/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

856 

ARMY 

LR1000 

444416701112 

07/30/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

857 

2181 

ARMY 

LR1000 

444416701113 

07/20/94 

P 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

858 

ARMY 

LR1000 

444416701115 

07/27/94 

P 

1093 

1025 

PASS 

1069 

1020 

PASS 

24 

859 

3122 

ARMY 

LR1000 

444416701116 

07/29/94 

P 

1081 

1013 

1057 

1008 

PASS 

24 

860 

ARMY 

LR1000 

444416701117 

07/28/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

861 

ARMY 

LR1000 

555515500204 

06/17/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

862 

ARMY 

LR1000 

555515500205 

07/01/94 

P 

1073 

1005 

PASS 

863 

1471 

ARMY 

LR1000 

555515500206 

06/23/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

N/A 

864 

ARMY 

LR1000 

555515500210 

08/02/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

865 

1417 

ARMY 

LR1000 

555515500211 

06/23/94 

P 

866 

ARMY 

LR1000 

555515500212 

07/20/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

25 

867 

9244 

ARMY 

LR1000 

555515500214 

07/08/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

868 

2212 

ARMY 

LR1000 

555515500216 

07/21/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

869 

ARMY 

LR1000 

555515500218 

07/21/94 

P 

25 

870 

ARMY 

LR1000 

555515501504 

06/17/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

N/A 

871 

ARMY 

LR1000 

555515501505 

07/01/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

872 

1470 

ARMY 

LR1000 

555515501506 

P 

1091 

1023 

PASS 

N/A 

873 

4011 

ARMY 

LR1000 

555515501510 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

874 

1416 

ARMY 

LR1000 

555515501511 

06/23/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

N/A 

875 

2195 

ARMY 

LR1000 

555515501512 

07/20/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

876 

9235 

ARMY 

LR1000 

555515501514 

07/08/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

N/A 

877 

2215 

ARMY 

LR1000 

555515501516 

07/21/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

878 

2263 

ARMY 

LR1000 

555515501518 

07/21/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

879 

4229 

ARMY 

LR1000 

555515501604 

08/03/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

880 

3023 

ARMY 

LR1000 

555515501605 

07/25/94 

P 

25 

881 

10549 

ARMY 

LR1000 

555515501606 

07/05/94 

P 

1089 

1021 

882 

2375 

ARMY 

LR1000 

555515501608 

07/24/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

883 

10595 

ARMY 

LR1000 

555515501612 

07/05/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

884 

3090 

ARMY 

LR1000 

555515501616 

07/28/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

885 

5432 

ARMY 

LR1000 

5555155051 05 

07/26/94 

P 

1087 

1019 

1014 

PASS 

24 

886 

6385 

ARMY 

LR1000 

5555155051 15 

08/05/94 

P 

1087 

1019 

1014 

PASS 

24 

887 

5425 

ARMY 

LR1000 

555515505305 

07/26/94 

P 

1088 

1020 

1014 

PASS 

888 

6383 

ARMY 

LR1000 

555515505315 

08/05/94 

P 

1088 

1014 

25 

889 

4159 

ARMY 

LR1000 

555515601704 

08/02/94 

P 

1088 

PASS 

1064 

1015 

24 

890  ‘ 

4317 

ARMY 

LR1000 

555515601705 

P 

1087 

1019 

1013 

PASS 

891 

4250 

ARMY 

LR1000 

555515601706 

P 

1089 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

27 

892 

3198 

ARMY 

LR1000 

555515601710 

P 

1015 

PASS 

25 

893’ 

4028 

ARMY 

LR1000 

555515601711 

08/02/94 

P 

1088 

1020 

1014 

PASS 

25 

894' 

ARMY 

LR1000 

555515601712 

08/03/94 

P 

1014 

PASS 

25 

895 

3189 

ARMY 

LR1000 

555515601713 

07/30/94 

P 

1012 

PASS 

24 

896  i 

3161 

ARMY 

LR1000 

555515601714  ! 

07/30/94 

P 

1087 

1019 

1014 

PASS 

24 

897 

4214 

ARMY 

LR1000 

555515601716  1 

08/02/94 

P 

1013 

PASS 

mam 

898 

4129 

ARMY 

LR1000 

555515601717  i 

08/02/94 

P 

1014 

PASS 

24 

899 

4023 

ARMY 

LR1000 

555515601718  i 

08/02/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

900 

6336 

ARMY 

LR1000 

555515605206  ! 

08/03/94 

P 

1092 

1024 

PASS 

1065 

1016 

PASS 

901 

5451 

ARMY 

LR1000 

555515605210 

07/26/94 

P 

1089 

1021 

PASS 

1064 

■■EIS 

902 

5309 

ARMY 

LR1000 

555515605217 

07/25/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

903 

6341 

ARMY 

LR1000  ' 

555515605306 

08/03/94 

P 

1092 

1024 

PASS 

1065 

1016 

PASS 

27 

904 

5458 

ARMY 

LR1000 

555515605310 

07/26/94 

P  i 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

905 

ARMY 

LR1000 

555515605317 

07/25/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

906 

5433 

ARMY 

LR1000 

555515605705 

07/26/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

24 

907 

6389 

ARMY 

LR1000 

555515605715 

08/05/94 

P  ! 

1015 

PASS 

24 

908 

1060 

ARMY 

LR1000 

555515700104 

06/17/94 

P 

1087 

909 

ARMY 

LR1000  ! 

555515700105 

07/01/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

N/A 

910 

1465 

ARMY 

LR1000 

5555157001 06 

06/23/94 

P 

1092 

1024 

PASS 

N/A 

911 

4015 

ARMY 

LR1000 

5555157001 10 

08/02/94 

P 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

24 

912 

1419 

ARMY 

LR1000 

555515700111 

06/23/94 

P 

PASS 

N/A 

913 

2201 

ARMY 

LR1000 

555515700112 

07/20/94 

P 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

914 

9238 

ARMY 

LR1000 

5555157001 14 

07/08/94 

P 

1007 

915 

2216 

ARMY 

LR1000 

555515700116 

P 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


07/28/94 


Full  Bag  +  Ovenfvrap  Full  Bag  only  Calc. 


Volume  Volume  Gross  Volume  Volume  Over- 


ml  Grams  ml  I  Grams  I 


555515700805 

07/01/94 

555515700806 

06/23/94 

555515700812 

07/20/94 

555515700814 

07/08/94 

555515700816 

07/21/94 

555515700818 

07/21/94 

555515700911 

06/23/94 

555516200404 

08/03/94 

555516200405  07/25/94 


;  ARMY 

LR1000 

555516200406 

07/05/94 

ARMY 

LR1000 

555516200407 

07/27/94 

w  L  i  M 


ARMY  LR1000 


IgtMtlcl 


ARMY 


ARMY 
942 1  4266  ARMY 

943  4036  ARMY 

944  3194  ARMY 

945  3156  ARMY 

946  4217  ARMY 


947  4124  ARMY 


LR1000 


LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


555516200408 

07/24/94 

555516200412 

07/05/94 

555516200416 

07/28/94 

555516201004 

08/02/94 

555516201005 

08/07/94 

L_ 

555516201006 


555516201010 

555516201011 

'555516201012 

555516201013 

'555516201014 

555516201016 


555516201017 


08/03/94 

07/30/94 

08/03/94 

08/02/94 

07/30/94 

07/30/94 

08/03/94 

08/02/94 


555516201504  07/30/94 


ARMY 

LR1000 

555516201604 

08/07/94 

ARMY 

LR1000 

555516201605 

07/24/94 

ARMY 

LR1000 

555516201609 

07/14/94 

ARMY 

LR1000 

555516201610 

07/21/94 

ARMY 

LR1000 

555516201611 

07/22/94 

ARMY 

LR1000 

555516201612 

07/30/94 

ARMY 

LR1000 

555516201613 

07/20/94 

ARMY 

LR1000 

555516201615 

07/27/94 

959  3125  ARMY 


LR1000  555516201616  07/29/94 


ARMY 

LR1000 

555516201617 

07/28/94 

ARMY 

LR1000 

555516300104 

07/28/94 

ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 


9701  33251  ARMY  | 
971 

9721  32531  ARMY  | 

973  I  3231  I  ARMYT 

974 

9751  4149  1  ARMY  I 
976  2207  ARMY  ' 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


555516300105 

'555516300106 


555516300111 
5555163001 12 
■  5555163001 15 


555516300116 

"555516300117 


555516303304 


555516303305 


555516303316 


555516303317 


555516303604 


07/26/94 
08/03/94  ' 


08/03/94 
07/26/94  ■ 


07/30/94 


07/31/94 
08/01/94  ■ 


08/02/94 


07/31/94 


07/08/94 


07/30/94 


PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

1089 

1021 

PASS 

1064 

1090 

1022 

PASS 

N/A 

LR1000  555516303904 

LR1000  555516303912 


08/02/94 


07/20/94 


1021  PASS 
1012  PASS 


1019  PASS 


PASS 


1013 

PASS 

1015 

PASS 

1015 

PASS 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1.0033  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume  1 

Volume  1 

Over- 

No. 

Essa 

Wt 

Status 

Wt 

mam 

■■■ 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

977 

ARMY 

LR1000 

555516304104 

08/02/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

978 

KjcKicl 

ARMY 

LR1000 

555516304105 

07/31/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

25 

979 

ARMY 

LR1000 

555516304116 

07/08/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

N/A 

980 

ARMY 

LR1000 

555516304117 

P 

1086 

1018 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

23 

981 

ARMY 

LR1000 

555516402404 

07/28/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

982 

ARMY 

LR1000 

555516402405 

07/26/94 

■^1 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

983 

ARMY 

LR1000 

P 

1090 

1022 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

27 

984 

6376 

ARMY 

LR1000 

555516402411 

08/03/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1063 

■mui 

25 

985 

ARMY 

LR1000 

555516402412 

07126194 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

986 

ARMY 

LR1000 

555516402415 

07/30/94 

P 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

987 

mmifM 

ARMY 

LR1000 

555516402416 

07/31/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

988 

ARMY 

LR1000 

555516402417 

08/02/94 

P 

1088 

1020 

1014 

PASS 

989 

ARMY 

LR1000 

P 

1085 

1012 

PASS 

■KS 

990 

ARMY 

LR1000 

555516402506 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1014 

PASS 

■1^^] 

991 

5178 

ARMY 

LR1000 

555516402509 

07/22/94 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

992 

ARMY 

LR1000 

555516403004 

07/19/94 

P 

■■lEnsi 

1017 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

23 

993 

ARMY 

LR1000 

555516403006 

07/30/94 

P 

1091 

1023 

PASS 

1065 

1016 

PASS 

26 

994 

ARMY 

LR1000 

555516403009 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

995 

3229 

ARMY 

LR1000 

555516403604 

07/30/94 

P 

1090 

1022 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

27 

996 

555516403613 

07/24/94 

P 

1086 

1012 

PASS 

997 

555516403804 

08/07/94 

P 

1089 

1021 

1015 

PASS 

998 

555516403805 

07/24/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

999 

2067 

ARMY 

LR1000 

555516403809 

07/19/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

1000 

2254 

ARMY 

LR1000 

555516403810 

07/21/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

1001 

ARMY 

LR1000 

555516403811 

07/22/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

25 

1002 

nniFi 

555516403812 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

1003 

555516403813 

07/20/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

1004 

555516403815 

07/27/94 

P 

1091 

1023 

1018 

PASS 

1005 

555516403816 

07/28/94 

P 

1088 

1020 

PASS 

1065 

1016 

PASS 

1006 

ARMY 

LR1000 

555516403817 

P 

1088 

1020 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

24 

1007 

ARMY 

LR1000 

555516404104 

08/07/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

1008 

ARMY 

LR1000 

555516404105 

07/24/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

1009 

ARMY 

LR1000 

555516404109 

07/19/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

1010 

ARMY 

LR1000 

555516404110 

07/21/94 

P 

1084 

1016 

1011 

24 

1011 

ARMY 

LR1000 

555516404111 

07/22/94 

P 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

24 

1012 

ARMY 

LR1000 

555516404112 

07/30/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

1013 

ARMY 

LR1000 

555516404113 

07/20/94 

P 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

1014 

■cltlsjcj 

ARMY 

LR1000 

555516404115 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

1015 

3114 

ARMY 

LR1000 

555516404116 

07/28/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

1016 

Kikll 

ARMY 

LR1000 

555516404117 

07/28/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

1017 

4151 

ARMY 

LR1000 

555516404204 

08/02/94 

P 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

1018 

2291 

ARMY 

LR1000 

555516404211 

07/21/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

1019 

ARMY 

LR1000 

555516404212 

07/20/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

1020 

4313 

ARMY 

LR1000 

555516404304 

08/07/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

1021 

ARMY 

LR1000 

555516404305 

07/24/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

1022 

ARMY 

LR1000 

555516404309 

07/19/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

1023 

ARMY 

LR1000 

555516404310 

07/21/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

1024 

LR1000 

555516404311 

07/22/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

1025 

3311 

ARMY 

LR1000 

555516404312 

07/30/94 

P 

PASS 

1067 

1018 

PASS 

25 

1026 

2172 

ARMY 

LR1000 

555516404313 

07/20/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

25 

1027 

ARMY 

LR1000 

555516404315 

07/27/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

1028 

Knu 

ARMY 

LR1000 

555516404316 

07/28/94 

P 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1029 

ARMY 

LR1000 

555516404317 

07/28/94 

P 

1089 

1021 

1016 

PASS 

1030 

4157 

ARMY 

LR1000 

5555165001 04 

08/02/94 

P 

1089 

1021 

1015 

PASS 

25 

1031 

4323 

ARMY 

LR1000 

555516500105 

08/07/94 

P 

1089 

1021 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

25 

1032 

ARMY 

LR1000 

5555165001 06 

08/03/94 

P 

1093 

PASS 

1065 

1016 

PASS 

28 

1033 

■cHUil 

ARMY 

LR1000 

5555165001 10 

07/30/94 

P 

1089 

1021 

PASS 

24 

1034 

ARMY 

LR1000 

555516500111 

08/02/94 

P 

1065 

1016 

PASS 

24 

1035 

ARMY 

LR1000 

555516500112 

08/03/94 

P 

1  1089 

1  1021 

1  PASS 

1065 

1016 

PASS 

24 

1036 

ARMY 

LR1000 

555516500113 

mamm 

P 

1015 

PASS 

25 

1037 

1  3158 

ARMY 

LR1000 

555516500114 

1  07/30/94 

P 

■BSSi 

IHDE^ 

1016 

PASS 

24 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY1 

Bag  evid  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/mi 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bac 

only 

Calc. 

ITlin™ 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

HHHH 

HHHHHi 

HHHH 

ciEja 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

HHM 

HHlHi 

IHHBiHH 

IHHIH 

mia 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

mu 

HHHH 

1038 

Mf-»J 

ARMY 

LR1000 

555516500116 

08/03/94 

p 

1090 

1022 

PASS 

1066 

1017 

PASS 

24 

1039 

4134 

ARMY 

LR1000 

555516500117 

08/02/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

21 

1040 

ARMY 

LR1000 

555516500118 

08/02/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

1041 

4071 

ARMY 

LR1000 

555516500204 

08/02/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

1064 

1015 

PASS 

25 

1042 

3319 

ARMY 

LR1000 

555516500205 

07/31/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

1065 

1016 

PASS 

24 

1043 

9050 

ARMY 

LR1000 

555516500216 

07/08/94 

p 

1089 

1021 

PASS 

N/A 

1044 

3248 

ARMY 

LR1000 

555516500217 

07/30/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

25 

1045 

6011 

ARMY 

LR1000 

555516503704 

07/28/94 

p 

1070 

1002 

PASS 

1041 

992 

LOW 

29 

1046 

5437 

ARMY 

LR1000 

555516503705 

07/26/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

1047 

6354 

ARMY 

LR1000 

555516503706 

08/03/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

30 

1048 

6374 

ARMY 

LR1000 

555516503711 

08/03/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

1049 

5497 

ARMY 

LR1000 

555516503712 

07/26/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

1050 

6100 

ARMY 

LR1000 

555516503715 

07/30/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

24 

1051 

6188 

ARMY 

LR1000 

555516503716 

07/31/94 

p 

1088 

1020 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

25 

1052 

6234 

ARMY 

LR1000 

555516503717 

08/02/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

1053 

6002 

ARMY 

LR1000 

555516503906 

07/28/94 

p 

1091 

1023 

PASS 

1063 

1014 

PASS 

28 

MEAN:  1018  1012  25 

FAiLED:  15  14 


197 


Appendix  2.3.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 


Bag  evid  Ovetwap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

r3Tfrv??i?v^f?fi^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

■■■ 

■Hi 

maam 

HBHIlil 

wmm\ 

1 

1186 

ARMY 

LR500 

000027902407 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

2 

1177 

ARMY 

LR500 

000028103907 

06/22/94 

N/A 

584 

535 

PASS 

N/A 

3 

1178 

ARMY 

LR500 

000028104307 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

1185 

ARMY 

LR500 

000028105007 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

1179 

ARMY 

LR500 

000028105007 

06/22/94 

N/A 

584 

535 

PASS 

N/A 

ARMY 

LR500 

000028202907 

06/22/94 

N/A 

583 

534 

PASS 

N/A 

1184 

ARMY 

LR500 

000028305007 

06/22/94 

N/A 

584 

535 

PASS 

N/A 

1183 

ARMY 

LR500 

000028402507 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

1182 

ARMY 

LR500 

000028403307 

06/22/94 

N/A 

584 

535 

PASS 

N/A 

10 

1187 

ARMY 

LR500 

000028504007 

06/22/94 

N/A 

583 

534 

PASS 

N/A 

11 

1181 

ARMY 

LR500 

000028504207 

06/22/94 

N/A 

586 

537 

PASS 

N/A 

12 

7696 

ARMY 

LR500 

000411404105 

07/24/94 

P 

566 

517 

PASS 

549 

512 

PASS 

17 

13 

7311 

ARMY 

LR500 

000411404106 

P 

562 

513 

PASS 

543 

506 

PASS 

19 

14 

8325 

ARMY 

LR500 

000412800704 

07/31/94 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

15 

8222 

ARMY 

LR500 

000412800711 

07/29/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

16 

8226 

ARMY 

LR500 

000412800712 

07/29/94 

A 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

17 

8453 

ARMY 

LR500 

000412800714 

08/01/94 

A 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

18 

8330 

ARMY 

LR500 

000412800804 

07/31/94 

A 

559 

510 

PASS 

541 

504 

PASS 

18 

19 

8219 

ARMY 

LR500 

000412800811 

07/29/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

20 

8231 

ARMY 

LR500 

000412800812 

07/29/94 

p . 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

21 

8452 

ARMY 

LR500 

000412800814 

08/01/94 

A 

563 

514 

PASS 

545 

508 

PASS 

18 

22 

8324 

ARMY 

LR500 

000412900104 

07/31/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

23 

8320 

ARMY 

LR500 

000412900104 

07/31/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

24 

8215 

ARMY 

LR500 

000412900111 

07/29/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

25 

8211 

ARMY 

LR500 

000412900111 

07/29/94 

A 

512 

544 

507 

17 

26 

8229 

ARMY 

LR500 

000412900112 

07/29/94 

P 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

27 

8225 

ARMY 

LR500 

000412900112 

07/29/94 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

28 

8451 

ARMY 

LR500 

000412900114 

08/01/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

29 

8461 

ARMY 

LR500 

000412900114 

08/01/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

30 

8319 

ARMY 

LR500 

000413002004 

07/31/94 

A 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

31 

8218 

ARMY 

LR500 

000413002011 

07/29/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

32 

8223 

ARMY 

LR500 

000413002012 

07/29/94 

A 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

33 

8450 

ARMY 

LR500 

000413002014 

08/01/94 

A 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

34 

8322 

ARMY 

LR500  : 

000413100604 

07/31/94 

A 

561 

512 

PASS 

543 

506 

PASS 

18 

35 

8221 

ARMY 

LR500 

000413100611 

07/29/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

36 

8227 

ARMY 

LR500 

000413100612 

07/29/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506i 

PASS 

17 

37 

8457 

ARMY 

LR500 

P 

565 

516 

PASS 

547 

510 

PASS 

18 

38 

8321 

ARMY 

LR500 

000413101004 

07/31/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

39 

8212 

ARMY 

LR500 

000413101011 

07/29/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

40 

8230 

ARMY 

LR500 

000413101012 

07/29/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

41 

8458 

ARMY 

LR500 

000413101014 

08/01/94 

P 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

42 

7229 

ARMY 

LR500 

000413204005 

07/19/94 

P 

483 

435 

LOW 

N/A 

43 

7166 

ARMY 

LR500 

000413204010 

07/19/94 

P 

475 

44 

1373 

ARMY 

LR500 

000413204014 

06/23/94 

N/A 

490 

442 

LOW 

N/A 

45 

1092 

ARMY 

LR500 

000413204017 

06/17/94 

N/A 

480 

432 

LOW 

N/A 

46 

8028 

ARMY 

LR500 

000413300204 

07/27/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

47 

7605 

ARMY 

LR500 

000413300205 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

48 

7104 

ARMY 

LR500 

000413300206 

07/13/94 

P 

562 

513 

PASS 

542 

505 

PASS 

20 

49 

7350 

ARMY 

LR500 

000413300208 

07/20/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

50 

7041 

ARMY 

LR500 

000413300211 

07/13/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

51 

8114 

ARMY 

LR500 

000413300212 

07/28/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

52 

8041 

ARMY 

LR500 

000413300213 

07/27/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

53 

8049 

ARMY 

LR500 

000413300214 

07/27/94 

P 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

54 

7614 

ARMY 

LR500 

000413300215 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

55 

7089 

ARMY 

LR500 

000413300216 

07/13/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

56 

8078 

ARMY 

LR500 

000413300217 

07/27/94 

P 

564 

515 

PASS 

547 

510 

PASS 

17 

57 

8101 

ARMY 

LR500 

000413300218 

07/28/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

58 

7522 

ARMY 

LR500 

000413300805 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

59 

10674 

ARMY 

LR500 

000413300806 

07/06/94 

P 

562 

513 

PASS 

N/A 

60 

1625 

ARMY 

LR500 

000413300813 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

61 

10075 

ARMY 

LR500 

000413300814 

07/06/94 

P 

561 

512 

PASS 

N/A 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

l?l:l;ll 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume  1 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

ml 

1 

Grams 

ml 

Grams 

■■■ 

mm^m 

IHHHII 

■■■ 

■■■1 

■■i 

8438 

ARMY 

LR500 

000413404309 

A 

560 

511 

PASS  1 

17 

ARMY 

LR500 

000413404310 

07/31/94 

A 

560 

511 

■ida 

16 

64 

8467 

ARMY 

LR500 

000413404311 

510 

542 

17 

65 

8176 

ARMY 

LR500 

000413404312 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

66 

8569 

ARMY 

LR500 

000413404313 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

17 

67 

8268 

ARMY 

LR500 

000413404315 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

68 

8205 

ARMY 

LR500 

000413404316 

A 

559 

510 

PASS 

17 

69 

8444 

ARMY 

LR500 

000413502609 

A 

560 

542 

505 

18 

70 

8412 

ARMY 

LR500 

000413502610 

A 

558 

541 

504 

17 

71 

ARMY 

LR500 

000413502611 

08/02/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

17 

72 

8186 

ARMY 

LR500 

000413502612 

A 

551 

502 

■■^31 

LOW 

17 

73 

8568 

ARMY 

LR500 

000413502613 

A 

560 

511 

PASS 

542 

505 

18 

74 

8266 

ARMY 

LR500 

000413502615 

07/30/94 

A 

509 

541 

504 

PASS 

17 

75 

■«M 

ARMY 

LR500 

000413502616 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

17 

76 

8446 

ARMY 

LR500 

0004135031 09 

509 

541 

504 

PASS 

17 

77 

8408 

ARMY 

LR500 

000413503110 

A 

510 

505 

17 

78 

8473 

ARMY 

LR500 

000413503111 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

79 

8177 

ARMY 

LR500 

000413503112 

07/28/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

80 

8567 

ARMY 

LR500 

000413503113 

08/03/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

81 

8261 

ARMY 

LR500 

000413503115 

07/30/94 

A 

558 

509 

541 

504 

17 

82 

8202 

ARMY 

LR500 

000413503116 

07/28/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

17 

83 

8442 

ARMY 

LR500 

000413503309 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

17 

84 

8404 

ARMY 

LR500 

000413503310 

A 

510 

542 

505 

17 

85 

8471 

ARMY 

LR500 

000413503311 

A 

509 

541 

504 

17 

86 

8183 

ARMY 

LR500 

000413503312 

A 

_ 564 

515 

547 

510 

PASS 

17 

87 

8565 

ARMY 

LR500 

000413503313 

08/03/94 

A 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

88 

8263 

ARMY 

LR500 

000413503315 

A 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

89 

8200 

ARMY 

LR500 

000413503316 

A 

542 

505 

16 

90 

7226 

ARMY 

LR500 

P 

554 

505 

537 

500 

PASS 

17 

91 

7164 

ARMY 

LR500 

000511604110 

07/19/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

17 

92 

ARMY 

LR500 

000511604205 

07/24/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

17 

93 

7316 

ARMY 

LR500 

000511604206 

07/20/94 

P 

557 

508 

537 

500 

94 

7695 

ARMY 

LR500 

000511604405 

07124194 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

95 

7319 

ARMY 

LR500 

000511604406 

07/20/94 

P 

557 

508 

537 

500 

20 

96 

7701 

ARMY 

LR500 

000511701305 

07/27/94 

P 

555 

506 

17 

97 

7318 

ARMY 

LR500 

000511701306 

P 

558 

509 

PASS 

538 

501 

PASS 

20 

98 

ARMY 

LR500 

000511701505 

P 

506 

538 

501 

PASS 

17 

99 

7314 

ARMY 

LR500 

000511701506 

07/20/94 

P 

558 

509 

PASS 

538 

501 

PASS 

20 

100 

7699 

ARMY 

LR500 

000511800605 

07/24/94 

P 

510 

539 

502 

20 

101 

07/20/94 

P 

568 

519 

545 

508 

23 

102 

7697 

ARMY 

LR500 

000511800805 

07/24/94 

P 

556 

507 

501 

18 

103 

7312 

ARMY 

LR500 

000511800806 

P 

557 

508 

PASS 

538 

501 

19 

104 

12747 

ARMY 

LR500 

000513602104 

07/06/94 

N/A 

481 

433 

LOW 

N/A 

105 

7079 

ARMY 

LR500 

000513602105 

07/13/94 

P 

488 

440 

LOW 

N/A 

106 

8011 

ARMY 

LR500 

000513602109 

07/27/94 

P 

483 

435 

LOW 

N/A 

107 

7392 

ARMY 

LR500 

000513602110 

07/20/94 

P 

485 

437 

108 

8532 

ARMY 

LR500 

08/03/94 

P 

495 

447 

LOW 

N/A 

109 

7530 

ARMY 

LR500 

000513602112 

HBH 

483 

435 

LOW 

N/A 

110 

1715 

ARMY 

LR500 

000513602113 

487 

439 

LOW 

N/A 

111 

8150 

ARMY 

LR500 

000513602114 

07/28/94 

p 

\wmm 

LOW 

N/A 

112 

ARMY 

LR500 

000513602115 

07/13/94 

p 

IBKEO 

umm 

113 

1008 

ARMY 

LR500 

000513602116 

06/15/94 

N/A 

556 

507 

PASS 

N/A 

114 

10097 

ARMY 

LR500 

000513602117 

07/06/94 

P 

482 

434 

LOW 

N/A 

115 

7509 

ARMY 

LR500 

000513602118 

07/23/94 

P 

485 

437 

LOW 

N/A 

116 

12749 

ARMY 

LR500 

000513602204 

07/06/94 

N/A 

488 

440 

117 

7080 

ARMY 

LR500 

000513602205 

07/13/94 

P 

491 

443 

LOW 

N/A 

118 

8019 

ARMY 

LR500 

000513602209 

07/27/94 

P 

487 

439 

LOW 

N/A 

119 

7389 

ARMY 

LR500 

000513602210 

07/20/94 

P 

489 

441 

LOW 

N/A 

120 

8531 

ARMY 

LR500 

000513602211 

08/03/94 

P 

496 

!■■■■ 

121 

7537 

ARMY 

LR500 

000513602212 

IHBH 

LOW 

N/A 

122 

1716 

ARMY 

LR500 

000513602213 

\miwm 

1  441 

LOW 

N/A 

199 


Appendix  2.3.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  e«id  Overwrap  Weight:  47  g  Beig  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag  only 

Calc. 

Product  1 

Date 

Over-  1 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

■■■ 

Wt 

Status 

Wt 

mmm 

mmm 

AL/PL 

Grams 

ml 

■■■ 

ml 

Grams  | 

m^m 

wmmmm 

mam 

m^m 

IHII 

mam 

123 

ARMY 

LR500 

000513602214 

A 

482 

434 

LOW 

N/A 

124 

7057 

ARMY 

000513602215 

oynsfQ^ 

P 

501 

453 

HHI 

125 

1010 

ARMY 

LR500 

000513602216 

06/15/94 

N/A 

497 

449 

LOW 

N/A 

126 

1009 

ARMY 

LR500 

000513602216 

06/15/94 

N/A 

500 

452 

LOW 

N/A 

127 

ARMY 

LR500 

000513602217 

07106194 

N/A 

485 

437 

LOW 

N/A 

128 

ARMY 

LR500 

000513602218 

07/23/94 

P 

485 

437 

LOW 

N/A 

129 

8443 

ARMY 

LR500 

000513703809 

08/01/94 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

130 

8407 

ARMY 

LR500 

000513703810 

07/31/94 

A 

560 

542 

505 

PASS 

18 

131 

8462 

ARMY 

LR500 

000513703811 

505 

PASS 

537 

17 

132 

ARMY 

LR500 

000513703812 

A 

556 

507 

539 

502 

17 

133 

ARMY 

LR500 

000513703813 

A 

556 

507 

PASS 

539 

17 

134 

ARMY 

LR500 

000513703815 

A 

555 

506 

PASS 

538 

17 

135 

ARMY 

LR500 

000513703816 

07/28/94 

A 

556 

507 

PASS 

538 

18 

136 

ARMY 

LR500 

000513804209 

08/01/94 

A 

560 

511 

542 

505 

18 

137 

8411 

ARMY 

H[iSS3H 

000513804210 

07/31/94 

A 

507 

PASS 

17 

138 

ARMY 

000513804211 

08/02/94 

A 

506 

501 

PASS 

17 

139 

ARMY 

LR500 

000513804212 

A 

554 

505 

537 

500 

PASS 

17 

140 

ARMY 

mmmmm 

A 

505 

PASS 

537 

500 

17 

141 

ARMY 

A 

554 

505 

501 

PASS 

142 

ARMY 

LR500 

000513804216 

A 

506 

PASS 

538 

501 

17 

143 

ARMY 

LR500 

000513804409 

A 

506 

538 

501 

17 

144 

ARMY 

LR500 

000513804410 

07/31/94 

A 

554 

505 

537 

500 

PASS 

17 

145 

000513804411 

08/02/94 

A 

506 

501 

17 

146 

000513804412 

07/28/94 

A 

506 

PASS 

538 

17 

147 

ARMY 

LR500 

000513804413 

08/03/94 

A 

554 

505 

537 

500 

17 

148 

ARMY 

000513804415 

A 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

_ 17 

149 

ARMY 

LR500 

000513804416 

A 

510 

538 

501 

PASS 

21 

150 

ARMY 

A 

559 

510 

PASS 

543 

506 

16 

151 

KMI 

ARMY 

LR500 

000513804510 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

17 

152 

ARMY 

A 

555 

506 

538 

501 

17 

153 

ARMY 

000513804512 

07/28/94 

A 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

154 

ARMY 

000513804513 

A 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

155 

ARMY 

LR500 

000513804515 

07/30/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

156 

KVJikl 

ARMY 

LR500 

000513804516 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

157 

KSI9 

ARMY 

LR500 

000513804710 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

_ 13 

158 

MUilM 

ARMY 

LR500 

000513804711 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

159 

ARMY 

LR500 

000513804712 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

17 

160 

ARMY 

LR500 

000513804713 

A 

556 

507 

539 

502 

17 

161 

MUrJriti 

ARMY 

LR500 

000513804715 

07/30/94 

A 

547 

498 

17 

162 

ARMY 

A 

561 

512 

544 

507 

17 

163 

KEIil 

ARMY 

LR500 

000513901209 

08/01/94 

A 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

164 

ARMY 

LR500 

000513901210 

A 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

165 

ARMY 

LR500 

000513901211 

A 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

166 

ARMY 

LR500 

000513901212 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

167 

ARMY 

LR500 

000513901213 

A 

555 

506 

PASS 

539 

502 

PASS 

168 

ARMY 

LR500 

000513901215 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

17 

169 

ARMY 

LR500 

000513901216 

HQH 

556 

507 

PASS 

539 

502 

17 

170 

ARMY 

LR500 

000513901809 

HEHi 

557 

508 

PASS 

540 

503 

17 

171 

ARMY 

000513901810 

07/31/94 

A 

537 

500 

17 

172 

KSS3 

ARMY 

BEH 

555 

538 

501 

173 

ARMY 

000513901812 

554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

174 

ARMY 

LR500 

000513901813 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

175 

ARMY 

LR500 

000513901815 

HDH 

554 

505 

PASS 

537 

500 

176 

ARMY 

LR500 

000513901816 

HEH 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

177 

ARMY 

LR500 

000513901909 

HQHI 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

178 

ARMY 

LR500 

000513901910 

^B3H 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

179 

ARMY 

000513901911 

hqh 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 

18 

180 

■iUiS] 

ARMY 

000513901912 

07/28/94 

A 

501 

PASS 

17 

181 

ARMY 

000513901913 

08/03/94 

A 

555 

506 

PASS 

lEISIO 

.501 

PASS 

17 

182 

■JJAi 

ARMY 

LR500 

000513901915 

IKQH] 

HEHI 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

183 

ARMY 

LR500 

000513901916 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 

18 

200 


Appendix  2.3.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/mi 


_ [ 

Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Gr€uns 

ml 

Grams 

184 

8384 

ARMY 

LR500 

000514000909 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

185 

8334 

ARMY 

LR500 

000514000910 

07/31/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

186 

8602 

ARMY 

LR500 

000514000914 

08/03/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

187 

8317 

ARMY 

LR500 

000514000915 

07/31/94 

A 

554 

505 

PASS 

537 

500 

17 

188 

8432 

ARMY 

LR500 

000514000917 

08/01/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

■HQI 

ARMY 

000514000918 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

_ m 

ip!| 

ARMY 

LR500 

000514001109 

07/31/94 

A 

554 

505 

PASS 

539 

502 

PASS 

|E|| 

ARMY 

LR500 

000514001110 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

192 

ARMY 

LR500 

000514001114 

08/03/94 

A 

555 

538 

17 

193 

8312 

ARMY 

LR500 

000514001115 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

17 

m 

ARMY 

LR500 

000514001117 

08/01/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

ARMY 

000514001118 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

196 

8380 

ARMY 

000514001209 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

ARMY 

LR500 

000514001210 

07/31/94 

A 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

ARMY 

LR500 

000514001214 

08/03/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

199 

8311 

ARMY 

LR500 

000514001215 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

■:S|ckl 

ARMY 

LR500 

000514001217 

08/01/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

201 

ARMY 

LR500 

000514001218 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

202 

8023 

ARMY 

LR500 

000514100304 

07/27/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

203 

7602 

ARMY 

LR500 

000514100305 

07/24/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

204 

7106 

ARMY 

LR500 

000514100306 

07/13/94 

P 

557 

508 

PASS 

537 

500 

PASS 

20 

205 

7353 

ARMY 

LR500 

000514100308 

07/20/94 

P 

553 

504 

PASS 

536 

499 

LOW 

17 

206 

7039 

ARMY 

LR500 

000514100311 

07/13/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

207 

8105 

ARMY 

LR500 

000514100312 

07/28/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

208 

8039 

ARMY 

LR500 

000514100313 

07/27/94 

P 

555 

506 

538 

17 

209 

8054 

ARMY 

LR500 

000514100314 

07/27/94 

P 

506 

PASS 

538 

501 

17 

210 

7615 

ARMY 

LR500 

000514100315 

07/24/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

211 

7093 

ARMY 

000514100316 

07/13/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

212 

8074 

ARMY 

LR500 

000514100317 

07/27/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

213 

8097 

ARMY 

LR500 

000514100318 

07/28/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

214 

8030 

ARMY 

LR500 

000514100504 

07/27/94 

P 

554 

505 

PASS 

539 

502 

PASS 

15 

215 

7604 

ARMY 

LR500 

000514100505 

07/24/94 

P 

555 

506 

PASS 

539 

502 

PASS 

16 

216 

7099 

ARMY 

LR500 

000514100506 

07/13/94 

P 

558 

509 

PASS 

538 

501 

PASS 

20 

217 

7347 

ARMY 

LR500 

000514100508 

07/20/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

218 

7045 

ARMY 

LR500 

000514100511 

07/13/94 

P 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 

18 

219 

8115 

ARMY 

LR500 

000514100512 

07/28/94 

A 

559 

510 

PASS 

543 

506 

PASS 

16 

220 

8035 

ARMY 

LR500 

000514100513 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

221 

8055 

ARMY 

LR500 

000514100514 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

222 

7613 

ARMY 

LR500 

000514100515 

07/24/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

223 

7094 

ARMY 

LR500 

000514100516 

07/13/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

224 

8075 

ARMY 

LR500 

000514100517 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

225 

8103 

ARMY 

LR500 

000514100518 

07/28/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

226 

8024 

ARMY 

LR500 

000514100704 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

227 

7609 

ARMY 

LR500 

000514100705 

07/24/94 

P 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 

18 

228 

7097 

ARMY 

LR500 

000514100706 

07/13/94 

P 

558 

509 

PASS 

538 

501 

PASS 

20 

229 

7354 

ARMY 

LR500 

000514100708 

07/20/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

230 

7040 

ARMY 

LR500 

000514100711 

07/13/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

231 

8107 

ARMY 

LR500 

000514100712 

07/28/94 

A 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

232 

8040 

ARMY 

LR500 

000514100713 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

233 

8053 

ARMY 

LR50b 

000514100714 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 

18 

234 

7619 

ARMY 

LR500 

000514100715 

07/24/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

235 

7092 

ARMY 

LR500 

000514100716 

07/13/94 

■EH 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

236 

8072 

ARMY 

LR500 

000514100717 

07/27/94 

p 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

237 

8093 

ARMY 

LR500 

000514100718 

07/28/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

238 

8379 

ARMY 

LR500 

000514202309 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

239 

8335 

ARMY 

LR500 

000514202310 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

461 

425 

LOW 

94 

240 

8599 

ARMY 

LR500 

000514202314 

08/03/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

241 

8318 

ARMY 

LR500 

000514202315 

07/31/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

242 

8428 

ARMY 

LR500 

000514202317 

08/01/94 

A 

PASS 

17 

243 

8355 

ARMY 

LR500 

000514202318 

07/31/94 

A 

PASS 

17 

244 

8026 

ARMY 

LR500 

000514202404 

07/27/94 

P 

1  504 

17 
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REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


I  NBRL I  Site  I  Product  |  Bag  Number 


_ _ Full  Bag  +  Overwrap  Full  Bag  only _ Calc, 

Date  I  Over-  Gross  Volume  I  Volume  Gross  I  Volume  I  Volume  Over- 


am 


ARMY 

LR500 

ARMY 

LR500 

ARMY 

LR500 

ARMY 


249  8108  ARMY 


7611  ARMY 


ARMY 

ARMY 


000514202405 

07/24/94 

— 

000514202406 

07/13/94 

000514202408 

07/20/94 

000514202411 

07/13/94 

000514202412 

07/28/94 

_ 

000514202413 

07/27/94 

000514202414 

07/27/94 

000514202415 

07/24/94 

000514202416 

000514202417 


000514202418 


07/13/94 
07/27/94  “ 


07/28/94 


556  507 

PASS 

539 

502 

PASS 

256  1252  ARMY 


1628  ARMY 


258  1347  ARMY 


259  1742  ARMY 


ARMY 


8337  ARMY 
8598  ARMY 


lEEnSl 


S2 


264  8431  ARMY 


265  8361  ARMY 


ARMY  LR500 


269  8314  ARMY 


ARMY 


ARMY  LR500 


000514202709 

07/31/94 

000514202710 

07/31/94 

000514202714 

08/03/94 

000514202715 

07/31/94 

000514202717 

08/01/94 

000514202718 

07/31/94 

000514301309 

07/31/94 

000514301310 

07/31/94 

000514301314 

08/03/94 

000514301315 

07/31/94 

000514301317 

08/01/94 

000514301318  07/31/94 


Status  Wt 


Grams 


505  PASS 


508  PASS 


505  PASS 


507  PASS 


507  PASS 


505  PASS 


508  PASS 


505  PASS 


401  LOW 


500  PASS 


500  PASS 


502  PASS 


501  PASS 


501  PASS 


503  PASS 


501  PASS 


000514202505 

06/22/94 

N/A 

555 

506 

PASS 

N/A 

000514202509 

06/24/94 

N/A 

556 

507 

PASS 

N/A 

501  PASS 


502  PASS 
500  PASS 


500  PASS 


^  555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

<  554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

^  554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

505 

PASS 

506 

PASS 

ARMY  LR500 


ARMY  LR500 


ARMY  LR500 


292  7105  ARMY 


000514301415 


000514301417 


000514301418 


000514400204 


000514400205 


000514400206 

000514400208 

000514400211 


000514400212 


000514400213 

000514400214 


000514400215 


000514400216 


000514400217 


000514400218 


000514400404 


000514400405 


000514400406 


07/30/94 


08/01/94 


07/31/94 


07/27/94 


07/24/94 


07/13/94 
07/20/94  ' 
07/13/94 


07/28/94 


07/27/94 

07/27/94 


07/24/94 


07/13/94 


07/27/94 


07/28/94 


07/27/94 


07/24/941 


07/13/94 


^  ‘  554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

^  554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

^  556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

(  555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

^  554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

^  555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

<  554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

>  555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

»  554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

>  559 

510 

PASS 

539 

502 

PASS 

'  554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

Egg— Eggi 


ARMY 

LR500 

000514400408 

07/20/94 

ARMY 

LR500 

000514400411 

07/13/94 

2951  81121  ARMY  I  LR500 


298  7610  ARMY 


299  7096  ARMY  1  LR500 

300  8071  ARMY 


000514400412 


000514400413 


000514400414 


000514400415 


07/28/94 


07/27/94 


07/27/94 


07/24/94 


> 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

> 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 
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Bag  euTd  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bao 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over— 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

weap 

AiyPL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

306 

7047 

ARMY 

LR500 

000514400711 

07/13/94 

P 

553 

504 

PASS 

537 

500 

PASS 

16 

307 

8111 

ARMY 

LR500 

000514400712 

07/28/94 

A 

554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

16 

308 

8044 

ARMY 

LR500 

000514400713 

07/27/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

309 

8057 

ARMY 

LR500 

000514400714 

07/27/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

310 

7617 

ARMY 

LR500 

000514400715 

07/24/94 

P 

505 

537 

500 

17 

311 

ARMY 

LR500 

000514400716 

07/13/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

312 

ARMY 

000514400717 

07/27/94 

P 

554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

313 

ARMY 

000514400718 

07/28/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

314 

ARMY 

LR500 

000514400804 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

315 

ARMY 

LR500 

000514400805 

07/24/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

316 

7098 

ARMY 

LR500 

000514400806 

07/13/94 

P 

557 

508 

PASS 

500 

20 

317 

7043 

ARMY 

000514400811 

07/13/94 

P 

555 

506 

PASS 

501 

L  17 

318 

8110 

ARMY 

LR500 

000514400812 

07/28/94 

A 

553 

504 

PASS 

537 

500 

PASS 

319 

MMa 

ARMY 

LR500 

000514400813 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

17 

Km 

ARMY 

LR500 

000514400814 

07/27/94 

P 

558 

509 

PASS 

17 

321 

7616 

ARMY 

LR500 

000514400815 

07/24/94 

P 

505 

537 

500 

17 

322 

7087 

ARMY 

LR500 

000514400816 

07/13/94 

P 

505 

537 

500 

17 

ESI 

ARMY 

LR500 

000514400817 

07/27/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

324 

ARMY 

LR500 

000514400818 

07/28/94 

A 

554 

505 

537 

500 

17 

325 

ARMY 

LR500 

000514501709 

07/31/94 

A 

558 

509 

541 

504 

17 

326 

ARMY 

LR500 

000514501710 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

539 

502 

PASS 

16 

ARMY 

LR500 

000514501714 

08/03/94 

A 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

328 

8315 

ARMY 

LR500 

000514501715 

07/31/94 

A 

554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

329 

ARMY 

LR500 

000514501717 

08/01/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

330 

8360 

ARMY 

LR500 

000514501718 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

331 

8025 

ARMY 

LR500 

000514502004 

07/27/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

332 

7598 

ARMY 

LR500 

000514502005 

07/24/94 

P 

553 

504 

PASS 

537 

500 

PASS 

16 

333 

7103 

ARMY 

LR500 

000514502006 

07/13/94 

P 

557 

508 

PASS 

537 

500 

PASS 

20 

334 

7351 

ARMY 

000514502008 

07/20/94 

P 

504 

536 

499 

17 

335 

7046 

ARMY 

LR500 

000514502011 

07/13/94 

P 

554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

16 

336 

8113 

ARMY 

LR500 

000514502012 

07/28/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

337 

8046 

ARMY 

LR500 

000514502013 

07/27/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

338 

8047 

ARMY 

LR500 

000514502014 

07/27/94 

P 

506 

538 

501 

17 

339 

7612 

ARMY 

000514502015 

07/24/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

340 

7090 

ARMY 

LR500 

000514502016 

07/13/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

341 

8070 

ARMY 

LR500 

000514502017 

07/27/94 

P 

506 

538 

501 

17 

342 

8095 

ARMY 

LR500 

000514502018 

07/28/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

343 

8388 

ARMY 

LR500 

000514502409 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

537 

500 

PASS 

344 

8341 

ARMY 

LR500 

000514502410 

07/31/94 

A 

554 

537 

500 

17 

345 

8603 

ARMY 

LR500 

000514502414 

08/03/94 

A 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

346 

8316 

ARMY 

LR500 

000514502415 

07/31/94 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

347 

8436 

ARMY 

LR500 

000514502417 

08/01/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

348 

8366 

ARMY 

LR500 

000514502418 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

349 

8383 

ARMY 

LR500 

000514502909 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

350 

8339 

ARMY 

LR500 

000514502910 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

351 

8597 

ARMY 

LR500 

000514502914 

08/03/94 

A 

554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

16 

352 

8310 

ARMY 

LR500 

000514502915 

07/31/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

353 

8434 

ARMY 

LR500 

000514502917 

08/01/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

354 

8365 

ARMY 

LR500 

000514502918 

07/31/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

355 

000611501405 

07/27/94 

P 

573 

524 

PASS 

553 

516 

PASS 

356 

7320 

ARMY 

LR500 

000611501406 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

540 

503 

PASS 

19 

357 

7702 

ARMY 

LR500 

000611501605 

07/27/94 

P 

547 

498 

LOW 

530 

493 

LOW 

17 

358 

ARMY 

LR500 

000611501606 

07/20/94 

P 

541 

492 

LOW 

522 

485 

LOW 

19 

359 

7698 

ARMY 

LR500 

000611903905 

07/24/94 

P 

510 

542 

17 

360 

7315 

ARMY 

LR500 

000611903906 

07/20/94 

P 

562 

513 

PASS 

542 

505 

PASS 

20 

361 

8329 

ARMY 

LR500 

000611904004 

07/31/94 

A 

560 

511 

PASS 

541 

504 

PASS 

362 

8216 

ARMY 

LR500 

000611904011 

07/29/94 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

363 

8228 

ARMY 

LR500 

000611904012 

07/29/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

364 

8454 

ARMY 

LR500 

000611904014 

08/01/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

365 

7705 

ARMY 

LR500 

000612000405 

07/27/94 

P 

560 

511 

PASS 

541 

504 

PASS 

19 

366 

7317 

ARMY 

LR500 

000612000406 

07/20/94 

P 

564 

515 

PASS 

541 

504 

PASS 

23 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bao 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over— 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AiyPL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

367 

7700 

ARMY 

LR500 

000612000905 

07/27/94 

p 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

368 

7321 

ARMY 

LR500 

000612000906 

07/20/94 

p 

560 

511 

PASS 

540 

503 

PASS 

20 

369 

8323 

ARMY 

LR500 

000612601504 

07/31/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

370 

8217 

ARMY 

LR500 

000612601511 

07/29/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

371 

8234 

ARMY 

LR500 

000612601512 

07/29/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

372 

8459 

ARMY 

LR500 

000612601514 

08/01/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

373 

8326 

ARMY 

LR500 

000612602204 

07/31/94 

A 

566 

517 

PASS 

549 

512 

PASS 

17 

374 

8214 

ARMY 

LR500 

000612602211 

07/29/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

375 

8224 

ARMY 

LR500 

000612602212 

07/29/94 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

376 

8456 

ARMY 

LR500 

000612602214 

08/01/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

377 

8328 

ARMY 

LR500 

000612702004 

07/31/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

378 

8220 

ARMY 

LR500 

000612702011 

07/29/94 

A 

567 

518 

PASS 

550 

513 

PASS 

17 

379 

8233 

ARMY 

LR500 

000612702012 

07/29/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

380 

8460 

ARMY 

LR500 

000612702014 

08/01/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

381 

8327 

ARMY 

LR500 

000612702204 

07/31/94 

A 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

382 

8213 

ARMY 

000612702211 

07/29/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

383 

ARMY 

000612702212 

07/29/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

384 

ARMY 

LR500 

000612702214 

08/01/94 

A 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

385 

li;!*lckl 

LR500 

000614603804 

07/27/94 

P 

559 

510 

PASS 

543 

506 

PASS 

386 

7607 

ARMY 

LR500 

000614603805 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

_ 171 

387 

7101 

ARMY 

LR500 

000614603806 

07/13/94 

P 

562 

513 

PASS 

543 

506 

PASS 

388 

ARMY 

LR500 

000614603808 

07/20/94 

P 

509 

542 

16 

389 

ARMY 

LR500 

000614603811 

07/13/94 

P 

511 

543 

506 

17 

390 

8106 

ARMY 

LR500 

000614603812 

07/28/94 

A 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

391 

ESIE] 

ARMY 

LR500 

000614603813 

07/27/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

392 

8048 

ARMY 

LR500 

000614603814 

07/27/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

393 

7621 

ARMY 

000614603815 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

394 

7091 

ARMY 

000614603816 

07/13/94 

P 

560 

511 

543 

506 

17 

395 

ARMY 

000614603817 

07/27/94 

P 

570 

PASS 

553 

17 

396 

ARMY 

LR500 

000614603818 

07/28/94 

A 

560 

511 

543 

506 

17 

397 

ARMY 

000614604009 

07/31/94 

A 

560 

543 

17 

398 

8332 

ARMY 

000614604010 

07/31/94 

A 

541 

504 

17 

399 

ARMY 

LR500 

000614604014 

08/03/94 

A 

543 

16 

400 

■AIM 

ARMY 

LR500 

000614604015 

07/31/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

401 

ARMY 

000614604017 

08/01/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

402 

8357 

ARMY 

LR500 

000614604018 

07/31/94 

A 

510 

542 

17 

403 

■A!AT 

ARMY 

000614604209 

07/31/94 

A 

510 

542 

17 

404 

8336 

ARMY 

LR500 

000614604210 

07/31/94 

A 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

405 

ARMY 

HimSSSH 

000614604214 

08/03/94 

A 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

406 

ARMY 

000614604215 

07/31/94 

A 

510 

PASS 

542 

17 

407 

ARMY 

LR500 

000614604217 

08/01/94 

A 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

4081 

8358 

ARMY 

LR500 

000614604218 

07/31/94 

A 

559 

542 

17 

409' 

8031 

ARMY 

LR500 

000614605004 

07/27/94 

P 

560 

511 

543 

506 

17 

410! 

ARMY 

LR500 

000614605005 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

411 

7107 

ARMY 

000614605006 

07/13/94 

P 

562 

513 

PASS 

542 

505 

PASS 

20 

412 

ARMY 

LR500 

000614605011 

07/13/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

413 

ARMY 

LR500 

000614605012 

07/28/94 

A 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

414 

W.liLhJ 

ARMY 

LR500 

000614605013 

07/27/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

415 

ARMY 

LR500 

000614605014 

07/27/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

416 

ARMY 

LR500 

000614605015 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

417 

ARMY 

000614605016 

07/13/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

418 

ARMY 

000614605017 

07/27/94 

P 

559 

510 

PASS 

543 

506 

PASS 

16 

419 

ARMY 

000614605018 

07/28/94 

A 

560 

511 

543 

506 

17 

420 

■r;«IAl 

ARMY 

LR500 

000614705210 

07/13/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

421 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

422 

7196 

ARMY 

000614705218 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

423 

ARMY 

LR500 

000614705310 

07/13/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

424 

ARMY 

LR500 

000614705313 

07/24/94 

P 

559 

542 

425 

7187 

ARMY 

000614705318 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

426 

7520 

ARMY 

000614805205 

07/23/94 

P 

565 

516 

PASS 

541 

504 

PASS 

24 

427 

10672 

ARMY 

000614805206 

07/06/94 

P 

569 

520 

PASS 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Ovenwap  Weight;  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bac 

•f  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

ALyPL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

428 

1631 

AFIMY 

LR500 

000614805213 

06/24/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

429 

10078 

ARMY 

LR500 

000614805218 

07/06/94 

P 

564 

515 

PASS 

N/A 

430 

7526 

ARMY 

LR500 

000615804305 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

431 

10677 

ARMY 

LR500 

000615804306 

07/06/94 

P 

564 

515 

PASS 

N/A 

432 

1619 

ARMY 

LR500 

000615804313 

06/24/94 

N/A 

561 

512 

PASS 

N/A 

433 

ARMY 

LR500 

000615804314 

07/06/94 

P 

561 

512 

434 

ni0569 

ARMY 

LR500 

000615804404 

07/05/94 

P 

568 

519 

PASS 

N/A 

435 

7458 

ARMY 

LR500 

000615804408 

07/21/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

16 

436 

ARMY 

LR500 

000615804411 

07/28/94 

A 

561 

■KB 

mtma 

17 

437 

8081 

ARMY 

LR500 

000615804417 

07/28/94 

A 

560 

511 

506 

17 

438 

7069 

ARMY 

LR500 

000615804810 

07/13/94 

P 

568 

519 

PASS 

551 

514 

17 

439 

ARMY 

000615804813 

07/24/94 

P 

559 

510 

506 

PASS 

16 

440 

7189 

ARMY 

LR500 

000615804818 

07/19/94 

P 

560 

511 

506 

PASS 

17 

441 

1249 

ARMY 

LR500 

000615900205 

06/22/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

442 

1637 

ARMY 

LR500 

000615900209 

06/23/94 

N/A 

560 

511 

443 

ARMY 

LR500 

000615900216 

06/22/94 

N/A 

561 

512 

PASS 

N/A 

444 

1757 

ARMY 

LR500 

000615900218 

06/23/94 

N/A 

561 

445 

7518 

ARMY 

LR500 

000615900505 

07/23/94 

P 

511 

PASS 

543 

506 

17 

446 

ARMY 

000615900506 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

447 

1624 

ARMY 

LR500 

000615900513 

06/24/94 

N/A 

PASS 

N/A 

448 

10079 

ARMY 

LR500 

000615900514 

07/06/94 

P 

568 

519 

PASS 

N/A 

449 

7525 

000615900705 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

450 

10675 

ARMY 

LR500 

000615900706 

07/06/94 

P 

564 

515 

PASS 

N/A 

451 

1626 

ARMY 

LR500 

000615900713 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

452 

10076 

ARMY 

LR500 

000615900714 

07/06/94 

P 

510 

PASS 

N/A 

453 

10564 

ARMY 

LR500 

000615900804 

07/05/94 

P 

568 

519 

PASS 

N/A 

454 

8131 

ARMY 

LR500 

000615900811 

07/28/94 

A 

512 

543 

506 

PASS 

18 

455 

ARMY 

000615900817 

07/28/94 

A 

560 

511 

506 

PASS 

17 

456 

7067 

ARMY 

LR500 

000616102310 

07/13/94 

P 

560 

511 

542 

505 

PASS 

18 

457 

7637 

ARMY 

LR500 

000616102313 

07/24/94 

P 

560 

511 

506 

PASS 

17 

458 

7195 

ARMY 

LR500 

000616102318 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

459 

7523 

ARMY 

LR500 

000616102405 

07/23/94 

P 

558 

505 

PASS 

16 

460 

10671 

ARMY 

LR500 

000616102406 

07/06/94 

P 

563 

514 

PASS 

N/A 

461 

1632 

ARMY 

LR500 

000616102413 

06/24/94 

N/A 

558 

509 

PASS 

N/A 

462 

10071 

ARMY 

LR500 

000616102414 

07/06/94 

P 

561 

512 

PASS 

N/A 

463 

7521 

ARMY 

LR500 

000616103005 

07/23/94 

P 

558 

509 

541 

504 

17 

464 

10679 

ARMY 

LR500 

000616103006 

07/06/94 

P 

561 

512 

PASS 

N/A 

465 

■Ml 

ARMY 

LR500 

000616103013 

06/24/94 

N/A 

510 

PASS 

N/A 

466 

10069 

ARMY 

LR500 

000616103014 

07/06/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

467 

7071 

ARMY 

LR500 

000616103110 

07/13/94 

P 

567 

518 

17 

468 

ARMY 

LR500 

000616103113 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

17 

469 

7188 

ARMY 

LR500 

000616103118 

07/19/94 

P 

560 

542 

505 

PASS 

18 

470 

1247 

ARMY 

LR500 

000616301305 

06/22/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

471 

1627 

ARMY 

LR500 

000616301309 

06/24/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

472 

1346 

ARMY 

LR500 

000616301316 

06/23/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

473 

1752 

ARMY 

LR500 

000616301318 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

474 

1248 

ARMY 

LR500 

000616301505 

06/22/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

475 

1643 

ARMY 

LR500 

000616301509 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

476 

1341 

ARMY 

LR500 

000616301516 

06/23/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

477 

1758 

ARMY 

LR500 

000616301518 

06/23/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

478 

1251 

ARMY 

LR500 

000616301905 

06/22/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

479 

1633 

ARMY 

LR500 

000616301909 

06/23/94 

N/A 

557 

508 

PASS 

N/A 

480 

1342 

ARMY 

000616301916 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

481 

1751 

ARMY 

LR500 

000616301918 

06/23/94 

N/A 

558 

509 

PASS 

N/A 

482! 

7228 

ARMY 

LR500 

000713900105 

07/19/94 

P 

507 

502 

PASS 

17 

483 

7165 

ARMY 

LR500 

000713900110 

07/19/94 

P 

506 

538 

501 

17 

484 

10563 

ARMY 

LR500 

444415100204 

07/05/94 

P 

561 

512 

PASS 

N/A 

485 

7455 

ARMY 

LR500 

444415100208 

07/21/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

486 

8130 

ARMY 

LR500 

444415100211 

07/28/94 

A 

561 

512 

PASS 

543 

506 

PASS 

18 

487 

8086 

ARMY 

LR500 

444415100217 

07/28/94 

A 

560 

511 

543 

506 

PASS 

17 

488 

10567 

ARMY 

LR500 

444415100904 

07/05/94 

P 
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Bag  and  Ovenwap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


nfpfMp 

fESESEflBHIl 

Full  Bag  only 

Calc. 

KTSI 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume  1 

Volume  1 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

■.'MM 

wmm 

wrap 

Wt 

mmm 

Wt 

Status 

AU/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

489 

wnMi 

ARMY 

LR500 

444415100908 

07/21/94 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

490 

444415100911 

07/28/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

491 

444415100917 

07/28/94 

A 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

492 

W-itl 

ARMY 

444415101105 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

493 

ARMY 

I'  I'liM 

444415101106 

07/06/94 

P 

559 

494 

1622 

ARMY 

444415101113 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

495 

IHHM 

ARMY 

LR500 

444415101114 

07/06/94 

P 

561 

512 

PASS 

N/A 

496 

ARMY 

LR500 

444415203504 

07/05/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

497 

■3174 

ARMY 

LR500 

444415203511 

07/28/94 

beih 

^^1 

544 

507 

PASS 

17 

498 

ARMY 

LR500 

444415203517 

07/28/94 

A 

561 1 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

499 

ARMY 

LR500 

444415204110 

07/13/94 

Hl^ll 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

500 

ARMY 

LR500 

444415204113 

07/24/94 

p 

560 

543 

17 

501 

7194 

ARMY 

444415204118 

07/19/94 

p 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

502 

ARMY 

LR500 

444415204504 

07/05/94 

p 

560 

511 

PASS 

N/A 

503 

ARMY 

LR500 

444415204511 

07/28/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

504 

ARMY 

LR500 

444415204517 

07/28/94 

A 

561 

512 

544 

507 

PASS 

17 

505 

ARMY 

LR500 

444415300804 

07/05/94 

P 

561 

512 

PASS 

N/A 

506 

7454 

ARMY 

444415300808 

07/21/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

507 

ARMY 

444415300810 

08/01/94 

A 

510 

542 

505 

PASS 

17 

508 

mmi 

ARMY 

444415300811 

07/28/94 

A 

560 

511 

543 

506 

PASS 

17 

509 

8092 

ARMY 

LR500 

444415300817 

07/28/94 

A 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

510 

444415301305 

07/23/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

511 

iEtHSl 

ARMY 

LR500 

P 

564 

515 

PASS 

N/A 

512 

■Mid 

559 

510 

513 

444415301314 

07/06/94 

561 

512 

514 

ARMY 

LR500 

444415301404 

07/05/94 

p 

562 

513 

PASS 

N/A 

515 

7457 

ARMY 

444415301408 

07/21/94 

p 

560 

511 

506 

17 

516 

444415301411 

07/28/94 

A 

506 

PASS 

17 

517 

ARMY 

LR500 

444415301417 

07/28/94 

A 

511 

543 

506 

17 

518 

ARMY 

LR500 

444415301510 

07/13/94 

P 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

519 

ARMY 

444415301513 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

520 

7190 

ARMY 

LR500 

444415301518 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

521 

7070 

ARMY 

LR500 

444415400510 

07/13/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

522 

ARMY 

LR500 

444415400513 

07/24/94 

P 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

523 

ARMY 

LR500 

444415400518 

07/19/94 

P 

510 

542 

505 

17 

524 

ARMY 

LR500 

444415400905 

07/19/94 

P 

561 

512 

543 

506 

PASS 

18 

525 

1374 

ARMY 

LR500 

444415400914 

06/23/94 

N/A 

561 

■KB 

PASS 

N/A 

526 

1091 

ARMY 

LR500 

444415400917 

06/17/94 

N/A 

558 

509 

PASS 

N/A 

527 

7527 

ARMY 

LR500 

444415401305 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

528 

ARMY 

LR500 

444415401306 

07/06/94 

P 

513 

PASS 

N/A 

529 

ARMY 

LR500 

444415401313 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

530 

ARMY 

LR500 

444415401314 

07/06/94 

P 

512 

PASS 

N/A 

531 

ARMY 

LR500 

444415401410 

07/13/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

532 

ARMY 

LR500 

444415401413 

07/24/94 

559 

510 

505 

17 

533 

!  7191 

ARMY 

LR500 

444415401418 

07/19/94 

p 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

534 

■R-g 

ARMY 

LR500 

444416203505 

06/22/94 

N/A 

l■HD 

PASS 

N/A 

535 

ARMY 

LR500 

444416203509 

06/23/94 

N/A 

■■SQ 

PASS 

N/A 

536 

1340 

ARMY 

LR500 

444416203516 

06/23/94 

N/A 

1  559 

510 

PASS 

N/A 

537 

1750 

ARMY 

LR500 

444416203518 

WEBM 

509 

mam 

538 

1244 

ARMY 

LR500 

IHB 

560 

511 

PASS 

N/A 

539 

1636 

ARMY 

LR500 

444416204009 

IHH 

559 

510 

PASS 

N/A 

540 

■REl 

ARMY 

444416204016 

06/23/94 

N/A 

541 

ARMY 

444416204018 

06/23/94 

N/A 

PASS 

N/A 

542 

12748 

ARMY 

LR500 

444416204104 

07/06/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

m^m 

543 

7075 

ARMY 

LR500 

444416204105 

07/13/94 

P 

560 

511 

506 

544 

8014 

ARMY 

LR500 

444416204109 

07/27/94 

P 

560 

1  543 

506 

PASS 

_ m 

545 

IHBBI 

546 

ARMY 

IHQH 

505 

IlHBEI 

547 

ARMY 

p 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

548 

■UEI 

ARMY 

LR500 

444416204113 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

549 

ARMY 

LR500 

4444162041 14 

07/28/94 

A 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight;  47  g  Bag  Weight;  35  g  Density;  1 .0033  g/mi 


Full  Bac 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

C€dc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

550 

7053 

ARMY 

LR500 

444416204115 

07/13/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

551 

1005 

ARMY 

LR500 

444416204116 

06/15/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

552 

10099 

ARMY 

LR500 

444416204117 

07/06/94 

P 

561 

512 

PASS 

N/A 

553 

7514 

ARMY 

LR500 

444416204118 

07/23/94 

P 

558 

509 

PASS 

540 

503 

PASS 

18 

554 

1250 

ARMY 

LR500 

444416204305 

06/22/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

555 

1630 

ARMY 

LR500 

444416204309 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

556 

1343 

ARMY 

LR500 

444416204316 

06/23/94 

N/A 

561 

512 

PASS 

N/A 

557 

1756 

ARMY 

LR500 

444416204318 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

558 

10174 

ARMY 

LR500 

444416301804 

07/06/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

559 

7077 

ARMY 

LR500 

444416301805 

07/13/94 

P 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

560 

8013 

ARMY 

LR500 

444416301809 

07/27/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

561 

7394 

ARMY 

LR500 

444416301810 

07/20/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

562 

8526 

ARMY 

LR500 

444416301811 

08/02/94 

A 

567 

518 

PASS 

550 

513 

PASS 

17 

563 

7541 

ARMY 

LR500 

444416301812 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

564 

1717 

ARMY 

LR500 

444416301813 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

565 

8141 

ARMY 

LR500 

444416301814 

07/28/94 

A 

561 

512 

PASS 

544 

507 

PASS 

17 

566 

7056 

ARMY 

LR500 

444416301815 

07/13/94 

P 

560 

511 

542 

18 

567 

1004 

ARMY 

LR500 

444416301816 

554 

PASS 

N/A 

568 

10100 

ARMY 

LR500 

444416301817 

07/06/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

569 

7516 

ARMY 

LR500 

444416301818 

07/23/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

570 

10169 

ARMY 

LR500 

444416301904 

07/06/94 

P 

558 

509 

PASS 

N/A 

571 

7073 

ARMY 

LR500 

444416301905 

07/13/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

572 

ARMY 

LR500 

444416301909 

07/27/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

573 

7387 

ARMY 

LR500 

444416301910 

07/20/94 

P 

566 

517 

PASS 

548 

511 

PASS 

18 

574 

8523 

ARMY 

LR500 

444416301911 

08/02/94 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

575 

7536 

ARMY 

LR500 

444416301912 

07/23/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

576 

1714 

ARMY 

LR500 

444416301913 

06/23/94 

N/A 

558 

509 

PASS 

N/A 

577 

8144 

ARMY 

LR500 

444416301914 

07/28/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

578 

7050 

ARMY 

LR500 

444416301915 

07/13/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

579 

1013 

ARMY 

LR500 

444416301916 

06/15/94 

N/A 

561 

512 

PASS 

N/A 

580 

12654 

ARMY 

LR500 

444416301917 

07/06/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

581 

7515 

ARMY 

LR500 

444416301918 

07/23/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

582 

7230 

ARMY 

LR500 

444416302005 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

583 

7167 

ARMY 

LR500 

444416302010 

07/19/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

584 

1372 

ARMY 

444416302014 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

585 

1093 

ARMY 

LR500 

444416302017 

06/17/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

586 

10170 

ARMY 

LR500 

444416302404 

07/06/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

587 

7076 

ARMY 

LR500 

444416302405 

07/13/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

588 

8015 

ARMY 

LR500 

444416302409 

07/27/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

589 

7384 

ARMY 

LR500 

444416302410 

07/20/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

590 

8525 

ARMY 

LR500 

444416302411 

08/02/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

591 

7532 

ARMY 

LR500 

444416302412 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

592 

1718 

ARMY 

LR500 

444416302413 

06/23/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

593 

8139 

ARMY 

LR500 

444416302414 

07/28/94 

A 

564 

515 

PASS 

547 

510 

PASS 

17 

594 

7049 

ARMY 

LR500 

444416302415 

07/13/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

595 

1011 

ARMY 

LR500 

444416302416 

06/15/94 

N/A 

561 

512 

PASS 

N/A 

596 

12658 

ARMY 

LR500 

444416302417 

07/06/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

597 

7508 

ARMY 

LR500 

444416302418 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

598 

10562 

ARMY 

LR500 

555515502204 

07/05/94 

P 

555 

506 

PASS 

N/A 

599 

7456 

ARMY 

LR500 

555515502208 

07/21/94 

P 

553 

504 

PASS 

536 

499 

LOW 

17 

600 

8135 

ARMY 

LR500 

555515502211 

07/28/94 

A 

553 

504 

PASS 

536 

499 

LOW 

17 

601 

8090 

ARMY 

LR500 

555515502217 

07/28/94 

A 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

602 

7065 

ARMY 

LR500 

555515502610 

07/13/94 

P 

553 

504 

PASS 

536 

499 

LOW 

17 

603 

7644 

ARMY 

LR500 

555515502613 

07/24/94 

P 

553 

504 

PASS 

536 

499 

LOW 

17 

604 

7185 

ARMY 

LR500 

555515502618 

07/19/94 

P 

550 

501 

PASS 

533 

496 

LOW 

17 

605 

1246 

ARMY 

LR500 

555515502805 

06/22/94 

N/A 

557 

508 

PASS 

N/A 

606: 

1644 

ARMY 

LR500 

555515502809 

06/23/94 

N/A 

556 

507 

PASS 

N/A 

607 

1345 

ARMY 

LR500 

555515502816 

06/23/94 

N/A 

556 

507 

PASS 

N/A 

608 

1753 

ARMY 

LR500 

555515502818 

06/23/94 

N/A 

502 

PASS 

609 

7064 

ARMY 

LR500 

P 

555 

17 

610 

7641 

ARMY 

LR500 

P 

555 

501 

PASS 

17 

Appendix  2.3.2 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 


500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Bag  Number 


LR500  555515603104 


555515603111 

07/28/94 

j 

555515603117 

07/28/94 

j 

555515603304 

07/05/94 

1 

555515603317 

07/28/94 

i 

LR500  555515603506 


555515603513 


555515603514 

07/06/94 

555515603710 

07/13/94 

555515603713 

07/24/94 

555515701905 

07/23/94 

555515701906 

07/06/94 

■[■Mai 


640  7512  ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


555515701913 


555515701914 


555515702204 


555515702205 


555515702210 


555515702211 


555515702212 


555515702213 


555515702214 


555515702216 


555515702217 


555515702218 


555515702504 


Full  Bag  +  Overwra 


Over-  Gross  Volume 


wrap  Wt 


AL/PL 


Volume 

Volume 

Status 

ml 

Grams 


558 

509 

557 

508 

555 

506 

07/23/94 


07/06/94 


06/24/94  N/A 


07/19/94 


PASS 

540 

PASS 

N/A 

538 

PASS 

PASS 


PASS 


501  PASS 


501  PASS 


501  PASS 


499  LOW 


PASS 

N/A 

PASS 

537 

500 

PASS 

PASS 

535 

498 

LOW 

PASS 

538 

501 

PASS 

06/24/94  N/A 


07/06/94 


07/06/94  N/A 


07/13/94 


07/20/94 


08/02/94  I 


07/23/94 


06/23/94J  N/A 


07/28/94 


WEnSEMm 


06/15/94  N/A 


07/06/94  N/A 


53 

53 

501 

PASS 

502 

PASS 

500 

500 

PASS 

501 

PASS 

Qf7l2Zm 


555515702508 

07/21/94 

1 

555515702511 

07/28/94 

555515702517 

07/28/94 

i 

PASS 

538 

501 

PASS  1 

17 

PASS 

N/A 

PASS 

536 

499 

LOW  i 

17 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

665  1243 

666  1638 

667  1339 

668  1748 

669  12750 

670  7083 

671  8022 


ARMY 


ARMY 


ARMY 


ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 

ARMY 


555516301809  07/27/94 


555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 
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Appendix  2.3.2 


500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  1 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bac 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over— 

Wt 

Status 

Wt 

IIHIM 

MIMHi 

miiHMii 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

mu 

672 

ARMY 

LR500 

555516301810 

07/20/94 

P 

552 

503 

PASS 

535 

498 

LOW 

17 

673 

ARMY 

LR500 

555516301811 

08/02/94 

A 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 

18 

674 

7539 

ARMY 

LR500 

555516301812 

07/23/94 

P 

551 

502 

PASS 

534 

497 

LOW 

17 

675 

1713 

ARMY 

LR500 

555516301813 

06/23/94 

N/A 

554 

505 

PASS 

N/A 

676 

ARMY 

LR500 

555516301814 

07/28/94 

P 

556 

507 

PASS 

538 

501 

PASS 

18 

677 

7054 

ARMY 

LR500 

555516301815 

07/13/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

678 

1012 

ARMY 

LR500 

555516301816 

06/15/94 

N/A 

507 

IHHH 

■■■■■ 

mu 

679 

12656 

ARMY 

LR500 

555516301817 

07/06/94 

N/A 

555 

506 

PASS 

N/A 

ARMY 

LR500 

555516301818 

07/23/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

ARMY 

LR500 

555516301904 

07/06/94 

P 

555 

506 

PASS 

N/A 

682 

7081 

ARMY 

555516301905 

07/13/94 

P 

506 

500 

18 

683 

ARMY 

555516301909 

07/27/94 

P 

507 

502 

17 

684 

7393 

ARMY 

LR500 

555516301910 

07/20/94 

P 

553 

504 

536 

499 

17 

685 

8530 

ARMY 

LR500 

555516301911 

08/03/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

686 

7538 

ARMY 

LR500 

555516301912 

07/23/94 

P 

554 

505 

537 

500 

687 

1721 

ARMY 

LR500 

555516301913 

06/23/94 

N/A 

554 

505 

PASS 

N/A 

688 

8143 

ARMY 

LR500 

555516301914 

07/28/94 

A 

506 

538 

501 

PASS 

17 

689 

ARMY 

LR500 

555516301915 

07/13/94 

P 

554 

505 

PASS 

536 

499 

LOW 

18 

690 

1001 

ARMY 

LR500 

555516301916 

06/15/94 

N/A 

555 

506 

PASS 

N/A 

691 

555516301917 

07/06/94 

506 

692 

7506 

ARMY 

LR500 

555516301918 

07/22/94 

P 

550 

501 

PASS 

533 

496 

LOW 

17 

693 

Eiara 

ARMY 

LR500 

P 

553 

504 

PASS 

N/A 

694 

ARMY 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

695 

ARMY 

P 

505 

537 

500 

17 

696 

ARMY 

LR500 

555516302010 

07/20/94 

P 

537 

500 

17 

697 

ARMY 

LR500 

555516302011 

08/02/94 

A 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

698 

7533 

ARMY 

P 

507 

PASS 

502 

17 

699 

1720 

ARMY 

506 

PASS 

700 

ARMY 

LR500 

555516302014 

A 

506 

PASS 

537 

500 

18 

701 

ARMY 

LR500 

555516302015 

07h3f94 

P 

553 

504 

PASS 

535 

498 

LOW 

18 

702 

1007 

ARMY 

LR500 

555516302016 

06/15/94 

N/A 

556 

507 

PASS 

N/A 

703 

m 

ARMY 

LR500 

555516302017 

07/06/94 

P 

556 

507 

PASS 

N/A 

704 

7513 

ARMY 

555516302018 

07/23/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

705 

12746 

ARMY 

LR500 

555516302404 

07/06/94 

N/A 

554 

505 

PASS 

N/A 

706 

ARMY 

LR500 

555516302405 

07/13/94 

P 

557 

508 

PASS 

539 

502 

PASS 

18 

707 

ARMY 

LR500 

555516302409 

07/27/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

708 

ARMY 

LR500 

555516302410 

07/20/94 

P 

553 

499 

17 

709 

8527 

ARMY 

LR500 

555516302411 

08/02/94 

A 

555 

538 

17 

710 

7531 

ARMY 

555516302412 

07/23/94 

P 

504 

PASS 

499 

17 

711 

1722 

ARMY 

LR500 

555516302413 

06/23/94 

N/A 

505 

PASS 

hhhi 

hhh 

712 

8147 

ARMY 

555516302414 

07/28/94 

A 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

713 

ARMY 

LR500 

555516302415 

07/13/94 

P 

554 

505 

PASS 

537 

500 

PASS 

17 

714 

■QSId 

ARMY 

LR500 

555516302416 

06/15/94 

N/A 

555 

506 

PASS 

N/A 

715 

um 

ARMY 

LR500 

555516302417 

07/06/94 

P 

506 

imiiiHi 

716 

ARMY 

LR500 

555516302418 

07/22/94 

P 

554 

505 

PASS 

538 

501 

PASS 

16 

506  503  18 


MEAN: 

FAILED: 


31 


26 
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REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1 .5  TO  2  YEARS 

3000  ML  ROW  SOLUTION  ARMY  1 

Bag  and  Ovenvrap  Weight:  1 05  g  Bag  Weight:  74  g  Density:  1 .0045  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

1 

12609 

ARMY 

ROW 

000024100504 

07/30/94 

P 

3154 

3035 

PASS 

3122 

3034 

PASS 

32 

2 

000024100604 

07/30/94 

P 

3156 

3037 

PASS 

31 24 

PASS 

32 

3 

12764 

ARMY 

ROW 

000024601203 

08/01/94 

P 

3164 

3045 

PASS 

N/A 

4 

12587 

ARMY 

ROW 

000024601205 

07/28/94 

P 

■eies 

3028 

PASS 

3115 

PASS 

32 

5 

ARMY 

ROW 

000024601505 

07/25/94 

P 

mmst 

3032 

PASS 

3121 

3033 

PASS 

30 

6 

12763 

ARMY 

ROW 

000024601506 

08/01/94 

P 

3027 

PASS 

N/A 

7 

i^EI 

ARMY 

ROW 

000413100305 

07/25/94 

P 

3156 

3037 

PASS 

3123 

3035 

33 

8 

ARMY 

ROW 

000413500104 

08/04/94 

P 

3169 

3050 

PASS 

N/A 

9 

12601 

ARMY 

ROW 

000413500105 

07/30/94 

P 

3166 

3047 

PASS 

3134 

32 

10 

12579 

ARMY 

RCW 

000511803305 

07/25/94 

P 

3170 

3051 

PASS 

3141 

3053 

PASS 

29 

11 

12578 

ARMY 

ROW 

000511803405 

07/25/94 

P 

3183 

3064 

PASS 

3151 

3063 

PASS 

32 

12 

12759 

ARMY 

RCW 

000513601404 

08/04/94 

P 

3176 

3057 

PASS 

N/A 

13 

12600 

ARMY 

RCW 

000513601405 

07/30/94 

P 

3177 

3058 

PASS 

3146 

3058 

PASS 

31 

14 

12775 

ARMY 

RCW 

000513703704 

08/04/94 

P 

3174 

3055 

PASS 

N/A 

15 

12599 

ARMY 

RCW 

000513703705 

07/30/94 

P 

3177 

3058 

PASS 

3145 

3057 

PASS 

32 

16 

12754 

ARMY 

RCW 

000514304506 

07/30/94 

P 

3173 

3054 

PASS 

N/A 

17 

12757 

ARMY 

RCW 

000514401206 

08/01/94 

P 

2983 

2865 

LOW 

N/A 

18 

12755 

ARMY 

RCW 

000514503206 

07/30/94 

P 

3177 

3058 

PASS 

N/A 

19 

12753 

ARMY 

RCW 

000614603206 

07/30/94 

P 

3173 

3054 

PASS 

N/A 

20 

12594 

ARMY 

RCW 

000616700104 

07/28/94 

P 

3173 

3054 

PASS 

3142 

3054 

PASS 

31 

21 

12774 

ARMY 

RCW 

000616701304 

08/04/94 

P 

3150 

3031 

PASS 

N/A 

22 

12598 

ARMY 

RCW 

000616701305 

07/30/94 

P 

3169 

3050 

PASS 

3138 

3050 

PASS 

31 

23 

12631 

ARMY 

RCW 

444415101605 

07/06/94 

P 

3167 

3048 

PASS 

N/A 

24 

12633 

ARMY 

RCW 

444415101805 

07/06/94 

P 

3166 

3047 

PASS 

N/A 

25 

12756 

ARMY 

RCW 

444415200106 

08/01/94 

P 

3174 

3055 

PASS 

N/A 

26 

12630 

ARMY 

RCW 

444415403305 

07/06/94 

P 

3165 

3046 

PASS 

N/A 

27 

12776 

ARMY 

RCW 

444416401504 

08/04/94 

P 

3170 

3051 

PASS 

N/A 

28 

12603 

ARMY 

RCW 

444416401505 

07/30/94 

P 

3173 

3054 

PASS 

3141 

3053 

PASS 

32 

29^ 

12632 

ARMY 

RCW 

555515604505 

07/06/94 

P 

3170 

3051 

PASS 

N/A 

30 : 

12758 

ARMY 

RCW  1 

555515604706 

08/01/94 

P 

3185 

3066 

PASS 

N/A  i 

31  1 

12596 

ARMY 

RCW 

555516401704 

07/30/94 

P 

2807 

2690 

LOW 

27741 

2688 

LOW 

33 

32 

12597 

ARMY 

RCW 

555516503304 

07/30/94 

P 

3176 

3057 

PASS 

3144! 

3056 

PASS 

32 

33 

12595 

ARMY 

RCW  ; 

555516604904 

07/30/94 

P 

3173 

3054 

PASS 

3141 

3053 

PASS 

32 

34 

12593 

ARMY 

RCW 

555516605004 

07/28/94 

P 

3174 

3055 

PASS 

3142 

3054 

PASS 

32 

35 

12592 

ARMY 

RCW 

555516700304 

07/28/94 

P 

3174 

3055 

PASS 

3143 

3055 

PASS 

31 

36 

12760 

ARMY 

RCW 

555516701204 

08/04/94 1 

P 

3178 

3059 

PASS 

N/A 

37 

12602 

ARMY 

RCW 

555516701205 

07/30/94 1 

P 

3181 

3062 

PASS 

3148 

3060 

PASS 

33 

MEAN:  3035  3030  32 

FAILED:  2  1 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1.0033  g/ml 

IfuII  Bag  +  Ovenwra 


NBRL  Site  Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume  1 

Gross 

Volume 

Volume 

Over-  1 

No. 

wr 

aP 

Wt 

iSSSSiKZZSIl 

Status 

wr 

apj 

AL/PL 


Grams 


I  I  iMIi  1 1  I 


6159 


6124  NBRL  LR1000  000025200210 


5167 


NBRL  LR1000  000025200308 


07/30/94 


07/30/94 


07/21/94 


07/20/94 


07/21/94 


07/30/94 


07/30/94 


000025200316 

07/21/94 

000025200317 

07/21/94 

000025200318 

07/21/94 

LR1000  000025200408 


000025200410 


LR1000  000025200417 


07/30/94 


07/30/94 


NBRL  LR1 000  00002520041 8 


LR1000  000025200510 


07/21/94 


07/30/94 


07/30/94 


Grams 


1013  PASS 
1015  PASS 


1075 

1007 

PASS 

1050 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1086 

1018 

PASS 

1060 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

1011 

PASS 

1009 

PASS 

1010 

PASS 

PASS 

1059 

PASS 

1054 

1010  PASS 


1016  PASS 


1017  PASS 


NBRL  LR1000  000025200517 


-  LR1000  000025200518 


1085 

1017 

PASS 

1060 

6156 


47  6118 

48  5169 


1005 

PASS 

1011 

PASS 

993 

LOW 

1005 

PASS 

1011 

PASS 

1012 

PASS 

55 

5183 

n 

\  56 

5192 

II 

57 

II 

.  58 

59 

EES] 

II 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1 .0033  g/ml 


IS 


■  Site  Product  Bag  Number  |  Date  | 

No. 


Gross 

Volume 

Wt 

1 


60  5191 


iigi-iiWiiniPiiMi 

11 


LR1000 


000025501506 


000025800106 


07122194 


LR1000 

000025800206 

07/22/94 

LR1000 

000025800307 

08/02/94 

LR1000 

000025800311 

07/29/94 

NBRL  LR1000 


NBRL  LR1000 


LR1000 


000025800313 


000025800314 


000025800407 


07/31/94 


08/02/94 


08/02/94 


70  6278 


6293 


73  6214 


6281 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


J  LR1000 


NBRL  LR1000 


00002580041 1 

07/29/94 

000025800413 

07/31/94 

000025800414 

08/02/94 

000025800507 

08/02/94 

000025800511 


000025800513 


07/29/94 


07/31/94 


j 

LR1000 

000025800514 

08/02/94 

n 

LR1000 

000025800607 

08/02/94 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


NBRL  LR1000 


00002580061 1 


000025800613 


000025800614 


000025800707 


00002580071 1 


000025800713 


07/29/94 

07/31/94 

08/02/94 

07/29/94 

07/31/94 


08/02/94 


000025800811 


NBRL  LR1000  000025800813 


08/02/94 

P 

07/29/94 

P 

07/31/94 

P 

08/02/94 

P 

08/02/94 


LR1000 

000026000111 

07/29/94 

P 

LR1000 

000026000113 

07/31/94 

P 

■dJHBgUhl 

kMkllgliigH 


07/23/94 

07/27/94 

07/27/94 

LR1000 

000026100308 

07/23/94 

LR1000 

000026100315 

07/27/94 

LR1000 

000026100408 

07/23/94 

LR1000 

000026100415 

07/27/94 

1081 

1013 

1084 

1016 

1078 

1010 

98  5251 


|gkl;l 


106  5245 


Kein 

Sil 

Uls!^ 


115  4243  NBRL 


116  90561  NBRL  I 

117  4145 

118  4246 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000026100515 


000026100608 


000026100615 


000026100708 

000026100715 


000026100808 


000026100815 


000026101008 


000026101015 


000026101108 


000026101215 


000026101308 


000026101315 


000026200105 


000026200110 


000026200112 


P 

1064 

996 

P 

1085 

1017 

mi 

SI 

SI 

SI 


Kiaai _ 


27 

07/23/94  I 
07/27/94  P 


07/23/94 


07/27/94 


07/23/94  P  I 


07/27/94  I 


07/23/94 


07/27/94 


07/23/94 


07/27/94 


07/08/94  P 


08/02/94 


08/03/94 


Status 


Wt 


Grams 


Status  I  wr 


Grams 


PASS 


1015  PASS 


1013  PASS 


1016  PASS 


1015  PASS 


1004  PASS 


1015  PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


1017 


1085 

1017 

PASS 

1061 

1093 

1025 

PASS 

1069 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1083 

1015 

PASS 

1060 

1033  PASS 


1034  PASS 


1007 


1010  PASS 


1013  PASS 


1028  PASS 


1017  PASS 


1014  PASS 
1017  PASS 


1011  PASS 


1012  PASS 


LOW 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


LOW 


PASS 


1345 

HIGH 

1028 

PASS 

1002 

PASS 

1005 

PASS 

1013  PASS 


1014 


1014 


1012  PASS 


1015  PASS 


1015  PASS 


1006  PASS 


1010  PASS 


1009  PASS 
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Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Cede. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

119 

9058 

NBRL 

LR1000 

000026200212 

07/08/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

N/A 

120 

4146 

NBRL 

LR1000 

000026200305 

08/02/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

121 

4244 

NBRL 

LR1000 

000026200310 

08/03/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

23 

122 

9057 

NBRL 

LR1000 

000026200312 

07/08/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

N/A 

123 

4143 

NBRL 

LR1000 

000026200505 

08/02/94 

P 

1085 

1017 

1060 

1011 

PASS 

25 

124 

4245 

NBRL 

LR1000 

000026200510 

08/03/94 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

125 

9060 

NBRL 

LR1000 

000026200512 

07/08/94 

mQiii 

1016 

PASS 

N/A 

126 

3148 

NBRL 

LR1000 

000026200718 

07/29/94 

1019 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

28 

127 

3149 

NBRL 

LR1000 

000026200818 

07/29/94 

1011 

PASS 

128 

3147 

NBRL 

LR1000 

000026200918 

07/29/94 

KM 

1018 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

mam 

129 

4140 

NBRL 

LR1000 

000026500105 

08/02/94 

1015 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

23 

130 

4241 

NBRL 

LR1000 

000026500110 

08/03/94 

1015 

1010 

PASS 

24 

131 

9066 

NBRL 

LR1000 

000026500112 

07/08/94 

HiM 

■DiSS 

PASS 

N/A  ! 

132 

4137 

NBRL 

LR1000 

000026500205 

08/02/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

Mu^l 

25 

133 

4235 

NBRL 

LR1000 

000026500210 

08/03/94 

p 

HEiHI 

PASS 

1060 

25 

134 

9062 

NBRL 

LR1000 

000026500212 

07/08/94 

p 

1017 

PASS 

N/A 

135 

4138 

NBRL 

LR1000 

000026500305 

08/02/94 

p 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

136 

4240 

NBRL 

LR1000 

000026500310 

08/03/94 

p 

1018 

PASS 

1061 

25 

137 

9065 

NBRL 

LR1000 

000026500312 

07/08/94 

p 

1018 

PASS 

N/A 

138 

4135 

NBRL 

LR1000 

000026500405 

08/02/94 

p 

1014 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

23 

139 

4238 

NBRL 

LR1000 

000026500410 

08/03/94 

p 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

140 

9063 

NBRL 

LR1000 

000026500412 

07/08/94 

p 

mmm 

141 

4139 

NBRL 

LR1000 

000026500505 

08/02/94 

p 

1017 

PASS 

1011 

PASS 

25 

142 

4237 

NBRL 

LR1000 

000026500510 

08/03/94 

p 

1016 

PASS 

1011 

24 

143 

9064 

NBRL 

LR1000 

000026500512 

07/08/94 

p 

1017 

PASS 

N/A 

144 

4136 

NBRL 

LR1000 

000026500605 

08/02/94 

p 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

145 

4236 

NBRL 

LR1000 

000026500610 

08/03/94 

p 

1018 

1012 

PASS 

25 

146 

9061 

NBRL 

LR1000 

000026500612 

07/08/94 

p 

1017 

PASS 

N/A 

147 

4142 

NBRL 

LR1000 

000026500705 

08/02/94 

p 

PASS 

1062 

HEQ 

148 

4242 

NBRL 

LR1000 

000026500710 

08/03/94 

p 

PASS 

1060 

149 

Ulilili 

07/08/94 

p 

1017 

PASS 

N/A 

150 

4141 

NBRL 

LR1000 

000026500805 

08/02/94 

p 

■■EiE] 

1015 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

23 

151 

4239 

NBRL 

LR1000 

000026500810 

08/03/94 

p 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

152 

9059 

NBRL 

000026500812 

07/08/94 

p 

153l 

3139 

NBRL 

LR1000 

000026500918 

07/29/94 

p 

1017 

PASS 

1061 

154  i 

3146 

NBRL 

LR1000 

000026501018 

07/29/94 

p 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

155 

3144 

NBRL 

LR1000 

000026501118 

07/29/94 

p 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

26 

156 

3142 

NBRL 

LR1000 

000026501218 

07/29/94 

p 

1017 

PASS 

1061 

24 

157 

3138 

NBRL 

LR1000 

000026501318 

07/29/94 

p 

1019 

PASS 

1062 

25 

158 

3143 

NBRL 

LR1000 

000026600118 

07/29/94 

p 

1018 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

24 

159 

3145 

NBRL 

LR1000 

000026600218 

07/29/94 

p 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

160 

3140 

NBRL 

LR1000 

000026800318 

07/29/94 

p 

1016 

1011 

PASS 

24 

161 

3141 

NBRL 

LR1000 

000026801018 

07/29/94 

p 

1015 

24 

162 

1175 

NBRL 

LR1000 

000026801201 

06/22/94 

p 

N/A 

163 

10344 

NBRL 

LR1000 

000026801206 

07/06/94 

p 

164 

3377 

NBRL 

LR1000 

000026801212 

08/01/94 

p 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

165 

9232 

NBRL 

LR1000 

000026801213 

07/08/94 

p 

1017 

PASS 

N/A 

166 

4078 

NBRL 

LR1000 

000026801215 

08/02/94 

p 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

167 

1167 

NBRL 

LR1000 

000026801301 

06/22/94 

p 

993 

168 

10342 

NBRL 

LR1000 

000026801306 

07/06/94 

p 

msiM 

169 

2152 

NBRL 

000026801307 

07/20/94 

p 

1010 

PASS 

22 

170 

3384 

NBRL 

LR1000 

000026801311 

08/01/94 

p 

1014 

l■DE^ 

1008 

PASS 

25 

171 

9229 

NBRL 

LR1000 

000026801313 

07/08/94 

p 

1016 

1  PASS 

r  N/A 

172 

4083 

NBRL 

LR1000 

000026801315 

08/02/94 

p 

1011 

PASS 

24 

173 

1173 

NBRL 

LR1000 

000026801501 

06/22/94 

p 

■■EiE] 

1015 

PASS 

N/A 

174 

10345 

NBRL 

LR1000 

000026801506 

07/06/94 

p 

1020 

PASS 

N/A 

175 

2151 

NBRL 

000026801507 

07/20/94 

p 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

176 

3376 

NBRL 

LR1000 

000026801511 

08/01/94 

1016 

PASS 

1059 

1010 

177 

9223 

NBRL 

LR1000 

000026801513 

07/08/94 

p- 

1005 

mi^m 

!■■■ 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

EZESI 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

178 

4079 

NBRL 

LR1000 

000026801515 

08/02/94 

P 

1076 

1008 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

24 

179 

1169 

NBRL 

LR1000 

000026801601 

06/22/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

N/A 

180 

10343 

NBRL 

LR1000 

000026801606 

07/06/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

181 

2153 

NBRL 

LR1000 

000026801607 

07/20/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

25 

182 

3382 

NBRL 

LR1000 

000026801611 

08/01/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

24 

183 

9228 

NBRL 

LR1000 

000026801613 

07/08/94 

P 

1067 

999 

LOW 

N/A 

184 

4080 

NBRL 

LR1000 

000026801615 

08/02/94 

H3HI 

■dsei 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

25 

185 

1165 

NBRL 

LR1000 

000026900101 

Hflil 

■behei 

■BEEIO 

PASS 

N/A 

IPIcggl 

LR1000 

000026900106 

07/06/94 

p 

■BEno 

PASS 

N/A 

187 1 

2154 

NBRL 

LR1000 

000026900107 

07/20/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

LR1000 

000026900111 

08/01/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

189 

9224 

NBRL 

LR1000 

000026900113 

07/08/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

N/A 

190 

4082 

NBRL 

LR1000 

000026900115 

08/02/94 

p 

1072 

1004 

PASS 

1047 

25 

191 

1172 

NBRL 

LR1000 

000026900201 

06/22/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

N/A 

[m 

iESEl 

EHIia 

LR1000 

000026900206 

07/06/94 

1018 

PASS 

N/A 

eeeei 

LR1000 

000026900207 

07/20/94 

p 

1072 

1004 

PASS 

1048 

999 

LOW 

24 

194 

3378 

NBRL 

LR1000 

00002690021 1 

08/01/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

195 

9226 

NBRL 

LR1000 

000026900213 

07/08/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

N/A 

196 

4076 

NBRL 

LR1000 

000026900215 

08/02/94 

p 

1078 

1010 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

24 

197 

1166 

NBRL 

LR1000 

000026900301 

06/22/94 

p 

PASS 

N/A 

198 

10348 

NBRL 

LR1000 

000026900306 

07/06/94 

p 

1018 

PASS 

N/A 

199 

2155 

NBRL 

LR1000 

000026900307 

07/20/94 

p 

1083 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

200 

3385 

NBRL 

LR1000 

000026900311 

08/01/94 

p 

1058 

25 

201 

9225 

LR1000 

000026900313 

07/08/94 

p 

■lEns 

1014 

PASS 

N/A 

202 

4077 

NBRL 

LR1000 

000026900315 

08/02/94 

p 

■DiS 

1009 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

24 

203 

1168 

NBRL 

LR1000 

000026900501 

06/22/94 

p 

926 

LOW 

N/A 

204 

fEm 

07/06/94 

p 

HIGH 

N/A 

205 

2149 

NBRL 

LR1000 

000026900507 

07/20/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1057 

24 

206 

3381 

NBRL 

LR1000 

00002690051 1 

08/01/94 

p 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

9231 

NBRL 

LR1000 

000026900513 

07/08/94 

p 

918 

LOW 

N/A 

4081 

NBRL 

LR1000 

000026900515 

08/02/94 

p 

1175 

HIGH 

1149 

1099 

HIGH 

26 

209 

1170 

NBRL 

LR1000 

p 

1084 

1016 

PASS 

N/A 

210 

10341 

NBRL 

LR1000 

000026900606 

07/06/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

N/A 

211 

2147 

NBRL 

LR1000 

000026900607 

07/20/94 

p 

1078 

1010 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

24 

212 

3374 

NBRL 

LR1000 

000026900611 

08/01/94 

p 

1071 

1003 

998 

LOW 

24 

213 

9234 

NBRL 

LR1000 

000026900613 

07/08/94 

p 

1079 

1011 

PASS 

N/A 

214 

4086 

NBRL 

LR1000 

000026900615 

08/02/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

215 

1171 

NBRL 

LR1000 

000026900701 

06/22/94 

p 

PASS 

N/A 

216 

10339 

NBRL 

LR1000 

000026900706 

07/06/94 

p 

1088 

■BEE^ 

PASS 

N/A 

217 

2148 

NBRL 

LR1000 

000026900707 

07/20/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

218 

3380 

NBRL 

LR1000 

000026900711 

08/01/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

219 

9233 

NBRL 

LR1000 

000026900713 

07/08/94 

p 

220 

LR1000 

000026900715 

08/02/94 

p 

■BEEH 

■■EIQ 

25 

221 

LR1000 

000026900801 

06/22/94 

p 

PASS 

N/A 

222 

10347 

LR1000 

000026900806 

07/06/94 

p 

PASS 

N/A 

223 

2157 

iMn 

LR1000 

000026900807 

07/20/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

224 

3383 

LR1000 

000026900811 

08/01/94 

p 

1086 

1018 

1012 

PASS 

25 

225 

9227 

LR1000 

000026900813 

07/08/94 

p 

PASS 

N/A 

226 

4085 

NBRL 

LR1000 

000026900815 

08/02/94 

p 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

227 

■lUl 

LR1000 

000026900901 

06/22/94 

p 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

228 

IgIdi'W 

LR1000 

000026900907 

07/20/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

229 

LR1000 

000026900911 

08/01/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

1062 

1013 

PASS 

25 

230 

9230 

IMin 

LR1000 

000026900913 

mmm 

231 

4084 

191:1:14 

LR1000 

000026900915 

08/02/94 

p 

1084 

1016 

1  PASS 

1  1060 

\  1011 

PASS 

232 

2191 

■9U1:14 

LR1000 

000026901008 

07/20/94 

p 

■KEIE] 

233 

2109 

NBRL 

LR1000 

000026901009 

07/19/94 

p 

1081 

1013 

■■EES 

234 

4114 

npiin 

LR1000 

000026901014 

08/02/94 

p 

1083 

1015 

1  PASS 

1059 

I  1010 

1  PASS 

235 

2192 

LR1000 

000026901208 

07/20/94 

p 

1060 

^■EID 

236 

2113 

UTiTiH 

LR1000 

000026901209 

07/19/94 

p 

■BlEEEl 

1060 

■BSD 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


I  NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


_ _ Full  Bag  -h  Overwrap _ Full  Bag  only _ Calc. 

Date  Over-  Gross  |  Volume  Volume  Gross  |  Volume  Volume  Over- 
wrap  Wt  Status  Wt  Status  ““~~i 


AL/PL  Grams  ml  Grams  ml  Grams 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


000026901214 

000026901308 

000026901309 


08/02/94 

07/20/94 

07/19/94 


- 

LRIOOO 

000026901314 

08/02/94 

LR1000 

LR1000 

LR1000 


000026901408 

000026901409 

000026901414 


07/20/94 

07/19/94 

08/02/94 


1086 

1018  PASS 

1061 

1012 

PASS 

1085 

1017  PASS 

TiliR 

1011 

PASS 

1085 

1017  PASS 

1012 

PASS 

1085 

1017  PASS 

1061 

1012 

PASS 

1086 

1018  PASS 

1062 

1013 

PASS 

. 

LR1000 

000026901508 

07/20/94 

LR1000  000026901509  07/19/94 


2193 


2108 
4122  " 

2185 

2115 _ 

4118  NBRL 


j 

LRIOOO 

000026901514 

08/02/94 

■ 

LRIOOO 

000026901608 

07/20/94 

_ 

LRIOOO 

000026901609 

07/19/94 

LRIOOO 

000026901614 

08/02/94 

t 

1012  PASS 

1056  1007 

PASS 

1016  PASS 

1059  1010 

PASS 

998  LOW 

1041  992 

LOW 

LR1000 


LR1000 

LR1000 


000026901708 


000026901709 

000026901714 


07/20/94 


07/19/94 

08/02/94 


LRIOOO 

000026901808 

07/20/94 

P 

1082 

1014  PASS 

1058  1009 

PASS 

^  21141  NBRl 

LRIOOO 

000026901809 

07/19/94 

P 

1084 

1016  PASS 

1059  1010 

PASS 

m 

_ 

LRIOOO 

000026901814 

08/02/94 

P 

1084 

1016  PASS 

1061  1012 

PASS 

2182  NBRL 
2107  NBRL 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


000027200108 
“  000027200109 


000027200114 


07/20/94 
07/19/94  ■ 


08/02/94 


LRIOOO 

000027200308 

07/20/94 

1005 

PASS 

1048 

999 

LOW 

LRIOOO 

000027200309 

07/19/94 

WBrnmEBm 

1005 

PASS 

1048 

999 

LOW 

LR1000 


LR1000 


000027200314 


000027200408 


08/02/94 


07/20/94 


-  1  LRIOOO 

000027200409 

07/19/94 

_ 

LRIOOO 

000027200414 

08/02/94 

_ 

LRIOOO 

000027200508 

07/20/94 

1 

LRIOOO 

000027200509 

07/19/94 

1 

LRIOOO 

000027200514 

08/02/94 

LRIOOO 

000027200704 

07/19/94 

1 

LRIOOO 

000027200709 

07/25/94 

1 

LRIOOO 

000027200710 

07/25/94 

: 

LRIOOO 

000027200714 

08/05/94 

1 

LRIOOO 

000027200718 

07/19/94 

1 

LRIOOO 

000027200804 

07/19/94 

LRIOOO 

000027200806 

07/19/94 

LRIOOO 

000027200808 

07/21/94 

[Mil 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000 
LRIOOO 
LR1000 
LRIOOO 
LRIOOO 
LRIOOO 
LRIOOO 
LRIOOO 
LRIOOO 
LRIOOO 
LRIOOO 


000027200809 


000027200810 

000027200811 


000027200814 


000027200818 


000027200904 


000027200905 


000027200906 


000027200908 
000027200909 
000027200910 
'  00002720091 1 
000027200914 
'000027200918 
'000027201104 
000027201105 
'000027201106 
000027201108 
'000027201109 


07/25/94 


07/25/94 
07/27/94  ‘ 


08/05/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/21/94 


07/19/94 


/21/94 
07/25/94  ' 
07/25/94  ' 
07/27/94  ■ 
08/05/94  ■ 
07/19/94  ' 
07/19/94  ' 
07/21/94  ' 
07/19/94  ' 
07/21/94  ' 
07/25/94  ■ 


EE^ 

8l«fei 


1006  PASS 


LOW 

PASS 


PASS 


PASS 


LOW 

PASS 

PASS 


LOW 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 

PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


PASS 


1016  PASS 

1060  1011 

PASS 

1014  PASS 

1058  1009 

PASS 

1079 

1011  PASS 

1054  1005 

PASS 

_ 

1083 

1015  PASS 

1059  1010 

PASS 

ZI 

1076 

1008  PASS 

1052  1003 

PASS 

1083 

1015  PASS 

1056  1007 

PASS 

■n 

1083 

1015  PASS 

1059  1010 

PASS 

PASS 


LOW 

LOW 

PASS 


LOW 


LOW 


PASS 


LOW 


PASS 


PASS 

LOW 


PASS 


PASS 


LOW 


PASS 


PASS 


PASS 


1010  PASS  1053  1004 

PASS 

993  LOW 


1077 

1009  PASS 

1053  1004 

PASS 

Appendix  2.4.1  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1 .8  YEARS 

1000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


215 


Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density;  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

KjIE!31 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

296 

3032 

NBRL 

LR1000 

000027201110 

07/25/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

25 

297 

3044 

NBRL 

LR1000 

000027201111 

07/27/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

298 

4291 

NBRL 

LR1000 

000027201114 

08/05/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1056 

■arils4«i 

24 

299 

2078 

LR1000 

000027201118 

07/19/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

300 

2097 

NBRL 

LR1000 

000027201204 

07/19/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

26 

301 

000027201205 

07/21/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1055 

302 

2122 

NBRL 

LR1000 

000027201206 

07/19/94 

■^1 

29 1 

303 

2326 

NBRL 

LR1000 

000027201208 

07/21/94 

P 

1080 

1012 

Umijjey 

1006 

PASS 

304 

3010 

NBRL 

LR1000 

000027201209 

07/25/94 

P 

1074 

1006 

PASS 

1049 

1000 

LOW 

25 

305 

3037 

NBRL 

LR1000 

000027201210 

07/25/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

306 

3039 

NBRL 

LR1000 

000027201211 

07/25/94 

P 

1080 

PASS 

307 

4299 

000027201214 

08/05/94 

P 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

308 

2084 

NBRL 

LR1000 

000027201218 

07/19/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

309 

2092 

NBRL 

LR1000 

000027201304 

07/19/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

310 

2313 

NBRL 

LR1000 

000027201305 

07/21/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

24 

311 

2123 

NBRL 

LR1000 

000027201306 

07/19/94 

P 

PASS 

27 

312 

2325 

NBRL 

LR1000 

000027201308 

07/21/94 

P 

1078 

1010 

PASS 

1053 

25 

313 

3009 

NBRL 

LR1000 

000027201309 

07/25/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

24 

314 

3033 

NBRL 

LR1000 

000027201310 

07/25/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

315 

3043 

NBRL 

LR1000 

000027201311 

07/27/94 

P 

1071 

1003 

PASS 

1046 

997 

LOW 

316 

4296 

NBRL 

LR1000 

000027201314 

08/05/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

317 

2080 

NBRL 

LR1000 

000027201318 

07/19/94 

P 

■QiS] 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

318 

2095 

NBRL 

LR1000 

000027201404 

07/19/94 

P 

■DiEQ 

PASS 

1050 

1001 

PASS 

_ 24J 

319 

2307 

NBRL 

LR1000 

000027201405 

07/21/94 

P 

1074 

1006 

PASS 

1049 

1000 

LOW 

320 

2121 

NBRL 

LR1000 

000027201406 

07/19/94 

P 

1071 

1003 

PASS 

1043 

994 

LOW 

28 1 

321 

2320 

NBRL 

LR1000 

000027201408 

07/21/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

322 

3008 

NBRL 

LR1000 

P 

1011 

PASS 

1053 

1004 

26 

323 

3034 

NBRL 

LR1000 

000027201410 

07/25/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

25 

324 

3041 

NBRL 

LR1000 

000027201411 

07/27/94 

P 

1076 

1008 

PASS 

1051 

1002 

PASS 

325 

4300 

NBRL 

LR1000 

000027201414 

08/05/94 

P 

1082 

^■EID 

1008 

PASS 

25 

326 

2082 

NBRL 

LR1000 

000027201418 

07/19/94 

P 

1081 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

327! 

2090 

NBRL 

LR1000 

000027400404 

07/19/94 

P 

1010 

PASS 

328 

2308 

NBRL 

LR1000 

000027400405 

07/21/94 

P 

1073 

1005 

Mhrtl 

999 

LOW 

329 

2127 

UMili 

000027400406 

07/19/94 

P 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

330 

2319 

NBRL 

LR1000 

000027400408 

07/21/94 

P 

997 

_ 25^ 

331 

3012 

NBRL 

LR1000 

000027400409 

07/25/94 

P 

■lE^ 

1009 

PASS 

332 

3026 

NBRL 

LR1000 

000027400410 

07/25/94 

P 

998 

LOW 

333 

3048 

NBRL 

LR1000 

000027400411 

07/27/94 

P 

1008 

PASS 

334 

4290 

NBRL 

LR1000 

000027400414 

08/05/94 

P 

1076 

1008 

PASS 

mifBI 

1002 

PASS 

MiKId 

335 

2074 

NBRL 

LR1000 

000027400418 

07/19/94 

P 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

336 

2089 

NBRL 

LR1000 

000027400604 

07/19/94 

P 

■03^ 

PASS 

1048 

999 

LOW 

337 

2305 

NBRL 

LR1000 

000027400605 

07/21/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

338 

2126 

NBRL 

LR1000 

000027400606 

07/19/94 

P 

■OSS 

1009 

PASS 

1050 

1001 

PASS 

27 

339 

2322 

NBRL 

LR1000 

000027400608 

07/21/94 

P 

■BSSl 

1003 

PASS 

1046 

997 

25 

340 

3005 

NBRL 

LR1000 

000027400609 

07/25/94 

P 

■BESS 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

341 

3036 

NBRL 

LR1000 

000027400610 

07/25/94 

P 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

342 

3047 

NBRL 

LR1000 

00002740061 1 

07/27/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

343 

4293 

NBRL 

LR1000 

000027400614 

08/05/94 

P 

■■D3Q 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

26 

344 

2073 

NBRL 

LR1000 

000027400618 

07/19/94 

P 

1056 

1007 

PASS 

28 

345 

2043 

NBRL 

LR1000 

000027400910 

07/14/94 

P 

1010 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

346 

2298 

NBRL 

LR1000 

000027400911 

07/21/94 

P 

H'Fn 

1008 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

347 

1041 

NBRL 

LR1000 

000027400912 

06/17/94 

P 

[■■lESB 

1^^ 

348 

9015 

NBRL 

LR1000 

000027400913 

07/08/94 

P 

!■■■ 

349 

4057 

NBRL 

LR1000 

000027400914 

08/02/94 

P 

PASS 

1047 

998 

LOW 

350 

3403 

NBRL 

LR1000 

000027400915 

08/01/94 

P 

■KSS 

1008 

PASS 

1051 

1002 

PASS 

351 

4109 

NBRL 

LR1000 

000027400917 

08/02/94 

P 

HE^ 

1011 

PASS 

1055 

352 

2088 

NBRL 

LR1000 

000027401304 

07/19/94 

P 

HE^ 

PASS 

1044 

r  995 

353 

2311 

NBRL 

LR1000 

000027401305 

07/21/94 

P 

1  1067 

1  999 

LOW 

IhEIE] 

354 

2125 

NBRL 

LR1000 

000027401306 

07/19/94 

P 

HIKE^ 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

355 

2316 

NBRL 

LR1000 

000027401308 

07/21/94 

P 

1073 

1005 

PASS 

1049 

1000 

LOW 

24 

356 

3004 

NBRL 

LR1000 

000027401309 

07/25/94 

P 

1077 

1009 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

24 

357 

3027 

NBRL 

LR1000 

000027401310 

07/25/94 

P 

1068 

1000 

LOW 

1043 

994 

LOW 

25 

358 

3046 

NBRL 

LR1000 

000027401311 

07/27/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

359 

4289 

NBRL 

LR1000 

000027401314 

08/04/94 

P 

1055 

987 

LOW 

1031 

982 

LOW 

24 

360 

2075 

NBRL 

LR1000 

000027401318 

07/19/94 

P 

1076 

1008 

PASS 

1051 

1002 

PASS 

25 

361 

2035 

NBRL 

LR1000 

000027401710 

07/14/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

362 

2299 

NBRL 

LR1000 

000027401711 

07/21/94 

P 

1073 

1005 

PASS 

1048 

999 

LOW 

25 

363 

1048 

NBRL 

LR1000 

000027401712 

06/17/94 

P 

1080 

1012 

PASS 

N/A 

364 

9013 

NBRL 

LR1000 

000027401713 

07/08/94 

P 

1073 

1005 

PASS 

N/A 

365 

4059 

NBRL 

LR1000 

000027401714 

08/02/94 

P 

1076 

1008 

PASS 

1051 

1002 

PASS 

25 

366 

4001 

NBRL 

LR1000 

000027401715 

08/02/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

367 

4103 

NBRL 

LR1000 

000027401717 

08/02/94 

P 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

368 

5074 

NBRL 

LR1000 

000028800108 

07/20/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

369 

5075 

NBRL 

LR1000 

000028800208 

07/20/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

370 

5070 

NBRL 

LR1000 

000028800408 

07/20/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

371 

5068 

NBRL 

LR1000 

000028800508 

07/20/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

372 

5065 

NBRL 

LR1000 

000028801108 

07/20/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

373 

5252 

NBRL 

LR1000 

000028801607 

07/23/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

374 

5086 

NBRL 

LR1000 

000028801611 

07/20/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

375 

5039 

NBRL 

LR1000 

000028801613 

07/19/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

376 

5253 

NBRL 

LR1000 

000028801807 

07/23/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1009 

PASS 

24 

377 

5080 

NBRL 

LR1000 

P 

1082 

1014 

PASS 

1009 

PASS 

24 

378 

5031 

NBRL 

LR1000 

P 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

379 

5255 

NBRL 

LR1000 

000028900607 

07/23/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

380 

5082 

NBRL 

LR1000 

000028900611 

07/20/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

26 

381 

5033 

NBRL 

LR1000 

000028900613 

07/19/94 

P 

1072 

1004 

PASS 

1047 

998 

LOW 

25 

382 

6158 

NBRL 

LR1000 

000225200108 

07/30/94 

P 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

383 

6121 

NBRL 

LR1000 

000225200110 

07/30/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

384 

5171 

NBRL 

LR1000 

000225200116 

07/22/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

25 

385 

5091 

NBRL 

LR1000 

000225200117 

07/20/94 

P 

1083 

■J-Lf 

1010 

24 

386 

5126 

NBRL 

LR1000 

000225200118 

07/21/94 

P 

WmEM 

BsQSSi 

24 

387 

6290 

NBRL 

LR1000 

000225800907 

08/02/94 

P 

999 

931 

LOW 

976 

927 

LOW 

23 

388 

6064 

NBRL 

LR1000 

000225800911 

07/29/94 

P 

1030 

PASS 

1074 

1025 

PASS 

24 

389 

6212 

NBRL 

LR1000 

000225800913 

07/31/94 

P 

977 

LOW 

1022 

973 

LOW 

23 

390 

6273 

NBRL 

LR1000 

000225800914 

08/02/94 

P 

1156 

1087 

PASS 

1133 

1083 

PASS 

23 

391 

6286 

NBRL 

LR1000 

000225801007 

08/02/94 

P 

1101 

1033 

PASS 

1077 

1028 

PASS 

24 

392 

6061 

NBRL 

LR1000 

000225801011 

07/29/94 

P 

1084 

1016 

PASS 

1061 

1012 

PASS 

23 

393 

6205 

NBRL 

LR1000 

000225801013 

07/31/94 

P 

1204 

1135 

HIGH 

1081 

1032 

PASS 

123 

394 

6275 

NBRL 

LR1000 

000225801014 

08/02/94 

P 

1098 

1030 

PASS 

1074 

1025 

PASS 

24 

395 

6288 

NBRL 

LR1000 

000225801107 

08/02/94 

P 

1016 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

24 

396 

6056 

NBRL 

LR1000 

000225801111 

07/29/94 

P 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

397 

6207 

NBRL 

LR1000 

000225801113 

07/31/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

22 

398 

6272 

NBRL 

LR1000 

000225801114 

08/02/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

399 

2101 

NBRL 

LR1000 

000225801204 

07/19/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

1096 

1047 

PASS 

25 

2105! 

NBRL 

LR1000 

000225801205 

07/19/94 

P 

■BIB 

1051 

PASS 

1046 

PASS 

USES 

LR1000 

000225801206 

07/19/94 

P 

1056 

PASS 

■■El^ 

1047 

28 

LR1000 

P 

1119 

1051 

PASS 

1095 

1046 

PASS 

24 

tmm 

LR1000 

000225801207 

08/02/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

23 

2100 

NBRL 

LR1000 

000225801208 

07/19/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

25 

2106 

NBRL 

LR1000 

000225801209 

07/19/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

■ESS 

1046 

PASS 

25 

406 

2104 

NBRL 

LR1000 

07/19/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

1094 

1045 

PASS 

25 

407 

6054 

NBRL 

LR1000 

000225801211 

07/29/94 

P 

1079 

1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

24 

408 

2102 

NBRL 

LR1000 

000225801211 

07/19/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

1095 

1046 

PASS 

24 

409 

2099 

NBRL 

LR1000 

000225801212 

07/19/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

1095 

1046 

PASS 

25 

410 

6209 

NBRL 

LR1000 

000225801213 

07/31/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

24 

411 

4288 

NBRL 

LR1000 

000225801213 

08/04/94 

P 

1118 

1050 

PASS 

1095 

1046 

PASS 

23 

412 

6280 

NBRL 

LR1000 

000225801214 

08/02/94 

P 

1017 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

413 

4287 

NBRL 

LR1000 

000225801214 

08/04/94 

P 

1052 

PASS 

1095 

1046 

PASS 

25 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1.0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

414 

4286 

NBRL 

LR1000 

000225801215 

08/04/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

1095 

1046 

PASS 

25 

415 

4285 

NBRL 

LR1000 

000225801216 

08/04/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

1096 

1047 

PASS 

24 

416 

4284 

NBRL 

LR1000 

000225801217 

08/04/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

1094 

1045 

PASS 

25 

417 

4283 

NBRL 

LR1000 

000225801218 

08/04/94 

P 

1116 

1048 

PASS 

1091 

1042 

PASS 

25 

418 

6287 

NBRL 

LR1000 

000225801307 

08/02/94 

P 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

419 

6057 

NBRL 

LR1000 

000225801311 

07/29/94 

P 

1039 

971 

LOW 

1015 

966 

LOW 

24 

420 

6211 

NBRL 

LR1000 

000225801313 

07/31/94 

P 

952 

884 

LOW 

929 

880 

LOW 

23 

421 

6277 

NBRL 

LR1000 

000225801314 

08/02/94 

P 

1077 

1009 

PASS 

1054 

1005 

PASS 

23 

422 

2094 

NBRL 

LR1000 

000227300104 

07/19/94 

P 

1073 

1005 

PASS 

1049 

1000 

LOW 

24 

423 

2309 

NBRL 

LR1000 

000227300105 

07/21/94 

P 

1011 

1006 

PASS 

24 

424 

2128 

UI:J:1* 

000227300106 

07/19/94 

1011 

1001 

PASS 

425 

2321 

1 

i 

07/21/94 

p 

1080 

1012 

1006 

PASS 

426 

3002 

|g|-!;IM 

000227300109 

07/25/94 

p 

1014 

1008 

PASS 

427 

3029 

uiaaa 

000227300110 

07/25/94 

p 

1071 

1003 

PASS 

1046 

iKsa 

428 

3045 

LR1000 

000227300111 

07/27/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

429 

4294 

LR1000 

000227300114 

08/05/94 

p 

PASS 

1060 

1011 

PASS 

25 

430 

2077 

|g|iT;1M 

LR1000 

07/19/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

431 

2306 

NBRL 

LR1000 

000227300205 

07/21/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

432 

2130 

NBRL 

LR1000 

000227300206 

07/19/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

1051 

1002 

PASS 

433 

2318 

NBRL 

LR1000 

000227300208 

07/21/94 

p 

1067 

999 

■TVrMl 

995 

LOW 

434 

3006 

NBRL 

LR1000 

000227300209 

07/25/94 

p 

1067 

999 

LOW 

1044 

995 

LOW 

435 

3030 

NBRL 

LR1000 

000227300210 

07/25/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

436 

3050 

NBRL 

LR1000 

00022730021 1 

07/27/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

437 

4292 

NBRL 

LR1000 

000227300214 

08/05/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

438 

2079 

NBRL 

LR1000 

000227300218 

07/19/94 

p 

1073 

1005 

PASS 

1049 

1000 

439 

2091 

NBRL 

LR1000 

000227400104 

07/19/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

440 

2314 

NBRL 

LR1000 

000227400105 

07/21/94 

p 

1082 

■■eiq 

1009 

PASS 

_ Ml 

441 

2124 

NBRL 

LR1000 

000227400106 

07/19/94 

p 

1083 

1015 

1007 

PASS 

442 

2315 

NBRL 

LR1000 

000227400108 

07/21/94 

p 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

443 

3001 

NBRL 

LR1000 

000227400109 

07/25/94 

p 

1072 

1004 

999 

LOW 

_ Mi 

444 

3028 

NBRL 

LR1000 

000227400110 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

445 

3049 

NBRL 

LR1000 

000227400111 

07/27/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

446 

4295 

NBRL 

LR1000 

000227400114 

08/05/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

25 

447 

2076 

NBRL 

LR1000 

000227400118 

07/19/94 

p 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

23 

448 

2042 

NBRL 

LR1000 

000227400510 

07/14/94 

p 

1015 

PASS 

1059 

24 

449 

2303 

NBRL 

LR1000 

00022740051 1 

07/21/94 

p 

■DEBil 

1002 

PASS 

1046 

24 

450 

1040 

NBRL 

LR1000 

000227400512 

p 

451 

9020 

NBRL 

LR1000 

000227400513 

07/08/94 

p 

■■BEI 

452 

4061  i 

NBRL 

LR1000 

000227400514 

08/02/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

24 

453 

40051 

NBRL 

LR1000 

000227400515 

08/02/94 

p 

1073 

1005 

PASS 

1049 

24 

454 

4110 

NBRL 

LR1000 

000227400517 

08/02/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

455 

2039 

NBRL 

LR1000 

000227400810 

07/14/94 

p 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

456 

2301 

NBRL 

LR1000 

000227400811 

p 

1010 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

457 

1043 

NBRL 

LR1000 

000227400812 

p 

1083 

1015 

PASS 

N/A 

458 

9014 

NBRL 

LR1000 

000227400813 

07/08/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

N/A 

459 

4054 

NBRL 

LR1000 

000227400814 

08/02/94 

p 

1066 

998 

LOW 

1042 

993 

24 

460 

3402 

NBRL 

LR1000 

000227400815 

p 

1082 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

461 

4104 

NBRL 

LR1000 

000227400817 

08/02/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

25 

462 

2046 

NBRL 

LR1000 

000227401010 

07/14/94 

p 

1069 

1001 

PASS 

1044 

995 

LOW 

25 

463 

2293 

NBRL 

LR1000 

000227401011 

07/21/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

1052 

464 

1042 

NBRL 

LR1000 

000227401012 

06/17/94 

p 

BS 

465 

9012 

NBRL 

LR1000 

000227401013 

imM&.Mi 

HTn 

1010 

PASS 

N/A 

466 

4053 

NBRL 

LR1000 

000227401014 

1081 

1013 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

23 

467 

3401 

NBRL 

LR1000 

000227401015 

08/01/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

468 

4107 

NBRL 

LR1000 

000227401017 

08/02/94 

p 

1009 

PASS 

24 

469 

2036 

NBRL 

LR1000 

000227401110 

1072 

1004 

PASS 

1008 

PASS 

15 

470 

2300 

NBRL 

LR1000 

000227401111 

07/21/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

26 

471 

1044 

NBRL 

LR1000 

000227401112 

06/17/94 

p 

IHQQ 

PASS 

N/A 

472 

9010 

NBRL 

LR1000 

000227401113 

IMiW 

1  1080 

1  1012 

PASS 

N/A 
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Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1.0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

473 

4056 

NBRL 

LR1000 

000227401114 

08/02/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

474 

3399 

NBRL 

LR1000 

000227401115 

08/01/94 

P 

1083 

1015 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

24 

475 

4106 

NBRL 

LR1000 

000227401117 

08/02/94 

P 

1077 

1009 

PASS 

1052 

1003 

PASS 

25 

476 

2044 

NBRL 

LR1000 

000227401210 

07/14/94 

P 

1076 

1008 

PASS 

1051 

1002 

PASS 

25 

477 

2296 

NBRL 

LR1000 

000227401211 

07/21/94 

P 

1068 

1000 

LOW 

1044 

995 

LOW 

24 

478 

1039 

NBRL 

LR1000 

000227401212 

06/17/94 

■^3 

PASS 

N/A 

479 

NBRL 

LR1000 

000227401213 

07/08/94 

480 

4055 

GHEDI 

000227401214 

08/02/94 

PASS 

1050 

1001 

PASS 

481 

4006 

NBRL 

LR1000 

000227401215 

08/02/94 

p 

PASS 

1047 

998 

LOW 

24 

482 

4099 

NBRL 

LR1000 

000227401217 

08/02/94 

p 

1071 

1003 

PASS 

1047 

998 

LOW 

24 

483 

2045 

NBRL 

LR1000 

000227401410 

07/14/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

1053 

1004 

CO 

< 

Q. 

24 

484 

2295 

NBRL 

LR1000 

07/21/94 

1012 

PASS 

1056 

24 

485 

1038 

NBRL 

LR1000 

06/17/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

N/A 

_ 

486 

9018 

NBRL 

LR1000 

000227401413 

07/08/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

N/A 

487 

NBRL 

LR1000 

000227401414 

08/02/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1056 

26 

488 

4004 

NBRL 

LR1000 

000227401415 

08/02/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

489 

4108 

NBRL 

LR1000 

08/02/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

490 

2041 

NBRL 

LR1000 

000227401510 

07/14/94 

p 

1073 

1005 

PASS 

1049 

1000 

LOW 

24 

491 

2302 

NBRL 

LR1000 

000227401511 

07/21/94 

LOW 

1043 

994 

LOW 

24 

492 

1047 

NBRL 

LR1000 

000227401512 

06/17/94 

H9i 

PASS 

N/A 

493 

9011 

NBRL 

LR1000 

000227401513 

07/08/94 

p 

■■EI33 

494 

4051 

NBRL 

LR1000 

08/02/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

495 

3398 

NBRL 

LR1000 

000227401515 

08/01/94 

p 

1082 

1014 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

496 

4102 

NBRL 

LR1000 

p 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

497 

2040 

NBRL 

LR1000 

000227401610 

07/14/94 

p 

1082 

1014 

1008 

PASS 

498 

2292 

NBRL 

LR1000 

000227401611 

07/21/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

499 

1046 

NBRL 

LR1000 

06/17/94 

p 

1012 

PASS 

N/A 

500 

9016 

NBRL 

LR1000 

000227401613 

07/08/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

N/A 

501 

4052 

NBRL 

LR1000 

000227401614 

08/02/94 

p 

1075 

1007 

PASS 

1051 

1002 

PASS 

24 

502 

4002 

NBRL 

LR1000 

000227401615 

08/02/94 

p 

1014 

PASS 

1058 

1009 

PASS 

24 

503 

4105 

NBRL 

LR1000 

000227401617 

08/02/94 

p 

1077 

1009 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

24 

504 

2038 

NBRL 

LR1000 

07/14/94 

p 

1080 

1012 

PASS 

1056 

1007 

PASS 

24 

505 

2297 

NBRL 

LR1000 

07/21/94 

p 

1073 

1005 

PASS 

1049 

1000 

LOW 

24 

506 

1045 

NBRL 

LR1000 

06/17/94 

p 

1070 

1002 

507 

9017 

NBRL 

LR1000 

000227401813 

07/08/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

508 

4060 

NBRL 

LR1000 

08/02/94 

p 

1011 

PASS 

1055 

1006 

PASS 

509 

3400 

NBRL 

LR1000 

000227401815 

08/01/94 

p 

1078 

1010 

PASS 

1053 

1004 

PASS 

510 

4101 

NBRL 

LR1000 

08/02/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1059 

1010 

PASS 

511 

2037 

NBRL 

LR1000 

000227500110 

07/14/94 

p 

1011 

PASS 

1054 

25 

512 

2294 

NBRL 

LR1000 

000227500111 

07/21/94 

p 

PASS 

1046 

997 

LOW 

25 

513 

1049 

NBRL 

LR1000 

06/17/94 

p 

514 

9019 

NBRL 

LR1000 

07/08/94 

p 

mmmm 

515 

4062 

NBRL 

LR1000 

000227500114 

08/02/94 

p 

PASS 

1057 

1008 

PASS 

25 

516 

4003 

NBRL 

LR1000 

08/02/94 

p 

1071 

1003 

PASS 

1047 

24 

517 

4100 

NBRL 

LR1000 

1077 

1009 

PASS 

1052 

25 

518 

12687 

NBRL 

LR1000 

000228800206 

07/08/94 

p 

1087 

1019 

PASS 

N/A 

519 

5067 

NBRL 

LR1000 

000228800608 

07/20/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1059 

24 

520 

5072 

NBRL 

LR1000 

000228800708 

07/20/94 

p 

1081 

1013 

PASS 

1056 

25 

521 

5064 

NBRL 

LR1000 

000228800908 

07/20/94 

p 

1084 

1016 

PASS 

1060 

24 

522 

5071 

NBRL 

LR1000 

000228801008 

07/20/94 

p 

1  1016 

PASS 

24 

523 

5069 

NBRL 

LR1000 

07/20/94 

p 

WB^m 

524 

5073 

NBRL 

LR1000 

07/20/94 

p 

1  1082 

I  1014 

PASS 

1057 

525 

NBRL 

LR1000 

000228801408 

07/20/94 

p 

PASS 

1059 

1010 

CO 

CO 

< 

Q. 

25 

526 

5258 

NBRL 

LR1000 

000228801507 

07/23/94 

p 

1  1081 

1  1013 

PASS 

1056 

1007 

25 

527 

5077 

NBRL 

LR1000 

000228801511 

07/20/94 

p 

1058 

1009 

PASS 

25 

528 

5040 

NBRL 

LR1000 

000228801513 

07/19/94 

p 

IHEE] 

1008 

PASS 

529 

5261 

Mmsm 

LR1000 

000228801707 

07/23/94 

p 

■cm 

1058 

530 

5083 

l^|:3:IV 

LR1000 

000228801711 

07/20/94 

p 

1085 

1017 

PASS 

1060 

1011 

1  PASS 

1  25 

531 

5030 

■glsUIW 

LR1000 

000228801713 

07/19/94 

p 

1083 

1015 

PASS 

1058 

1009 
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1000  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


I  Full  Bag  +  Overwrap 


Full  Bag  onl 


5263 


5084  NBRL  LR1000  000228900111 


539  5087 


I  LR1000_  000228900207  | 
0 


5034  NBRL  LR1000  000228900213 


_  LR1000  000228900307 


LR1000  000228900311 


07/23/94 


07/20/94 


07/19/94 


07/23/94 


07/20/94 


07/19/94 


07/23/94 


LR1000  000228900511 


000228900513 


LR1000  000228900707 


LR1000  000228900713 


000228900807 


000228900811 


000228900813 


000228900816 


000228900817 


111111400201 


111111400202 


111111400203 


07/19/94 

07/23/94 

07/20/94 

07/19/94 

07/23/94 

07/20/94 

07/19/94 

07/23/94 

07/20/94 

07/19/94 

07/23/94 

07/20/94 

07/19/94 

07/06/94 

07/08/94 

08/05/94 

08/05/94 

08/07/94 

563  6391  NBRL 


LR1000 

111111400215 

LR1000 

111111400216 

LR1000  1111111400217 


LR1000  111111400218 


LR1000  111111400407 


08/05/94 

08/07/94 

08/05/94 

08/05/94 

08/07/94 


08/05/94 


08/07/94 


08/07/94 


IIMiM 


LR1000 


LR1000  111111400411  08/07/94 

572 1  4332 1  NBRL  I  LR1 000  111111 40041 2  08/07/94 


08/07/94 


08/07/94 
08/07/94  “ 


08/07/94 


08/07/94 


LR1000  111111400414 
LR1000  111111400415 
LR1000  111111400416 


573  4327 

574 1  43351  NBRL 
575 

5761  4328 
5771  4329 


PASS  1058 


10151  PASS  1058 


1083 


1084 

1084 


1015  PASS  1058 


1016  PASS  1060 

1016  PASS  1059 


1008 

PASS 

1004 

PASS 

1009 

PASS 

1009 

PASS 

1010 

PASS 

1010 

PASS 

1010 

PASS 

1010 

PASS 

1010 

PASS 

1008 

PASS 

1009 

PASS 

1011 

PASS 

1087 

1019 

1086 

1018 

PASS 


PASS 

PASS 


PASS 

PASS 


PASS 


PASS 

PASS 


PASS 


PASS 


1014  PASS 
1013  PASS 


1013  PASS 


1014  PASS 


PASS  1069 


1020  PASS  1064 


1014  PASS 


1013  PASS 


1018  PASS 


1013  PASS 


1013  PASS 


1004  PASS 


1020  PASS 


1015  PASS 


1088 
I  1090 


1087 


1087 


1089 


1019!  PASS 


1019  PASS 


1021  PASS 


1014 

PASS 

1014 

PASS 

1015 

PASS 

PASS  1064 


PASS  1064 


1015  PASS 


1015  PASS 


1015  PASS 


MEAN: 

FAILED: 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


AL/PL  Grams 


Grams 


wra 


Grams 


_ ilgiHlill 


LR500 


LR500 


■Pia»aigki:iw 


_ 

■Jkhia 

_  iniliT 

fcWggKUiilW 

fcliiSyiiilsliBI 


LR500 

000024101006 

08/07/94  i 

THigiJklilW 

■:Wririlgkl;IW 


MigtllJUhlWi 


graiginkiini 

P«aMi^uui 


50 

51 

52 

53 

54 1  7567 

55 

56 

57  i  8275 


000023800103 


000023800106 


000024100103 


000024100106 


000024100903 


000024100906 


000024101003 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


000024400103 


000024400106 


000024400203 


000024400206 


000024400303 


000024400306 


000024500503 


000024500506 


000024500603 


000024500606 


000024500703 


000024500706 


000024700503 


000024700506 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


06/15/94 


08/07/94 


I  06/15/94 


08/07/94 


LR500 

000024700606 

08/07/94 

LR500 

000027501204 

07/24/94 

LR500 

000027501210 

07/27/94 

LR500 

000027501216 

07/30/94 

000027501404 


000027501410 


000027501416 


000027501417 


000027501504 


000027501510 


000027501516 


000027501517 


000027501604 

000027501610 


000027501616 


07/24/94 


07/27/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/24/94 


07/27/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/24/94 
"  07/27/94 


07/30/94 


000027501710 

07/27/94 

000027501716 

07/30/94 

000027501717 

07/30/94  i 

000027501804 

07/24/94 

000027501810 


000027501816 


000027600104 


000027600105 


07/27/94 


07/30/94 


07/08/94 


07/08/94 


LR500 

000027600108 

07/01/94  1 

■ 

LR500 

000027600110 

08/07/94  1 

■giaar 


000027600116 


000027600204 


08/07/94 


07/24/94 


000027600216 

07/30/94  i 

000027600217 

07/30/94  i 

000027600304 

07/24/94  1 

000027600310 

07/27/94  1 

000027600316 

07/30/94 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


_ _ _ _ _ _ Full  Bag  +  Overwrc^) _ Full  Bag  only _ Calc. 

I  NBRL  I  Site  |  Product  |  Bag  Number  Date  I  Over-  Gross  "Volume  I  Volume  Gross  Volume  I  Volume  Over- 

Status  Wt  Status 


I  I  I  ALyPL  Grams  I  ml  I  I  Grams  I  ml  [  I  Grams  I 


■hi«bm|2);U)i 


61 

62  1  2717 

63 

64 

65 

66 

67 

68  i 

69!  8251 


000027600317 


000027600404 


000027600405 


000027600408 


LR500 

000027600416  08/07/94 

LR500 

000027600504  07/24/94 

_ 


000027600510 


000027600517 


000027600604 


000027600610 


000027600616 


000027600617 


000027600704 


07/27/94 


07/30/94 


07/24/94 


07/27/94 


07/30/94 


07/30/94 


07/24/94 


LR500 

000027600716  07/30/94 

LR500 

000027600717  07/30/94 

LR500 

000027600816  07/30/94 

LR500 

000027600817  07/30/94 

■333” 


LR500 


000027600904 


000027600905 


000027600905 


000027600908 


LR500 

000027600910  08/07/94 

P 

LR500 

000027600916  08/07/94 

A 

KTiTiiCTlJiasWI - 


000027601004 


000027601005 


000027601008 


000027601010 


000027601016 


LR500 

000027601 1 05  07/08/94 

LR500 

000027601108  07/01/94 

000027601110 


000027601116 


KE&^ESsIiI! 

"m 


LR500 

000027601205  07/08/94 

LR500 

000027601208  07/01/94 

LR500 

000027601210  08/07/94 

LR500 

000027601216  08/07/94 

LR500 

000027900104  07/08/94 

LR500 

000027900105  07/08/94 

LR500 

000027900108  07/01/94 

LR500 

000027900110  08/07/94 

LR500 

000027900116  08/07/94 

000027900204  07/08/94 

N 

LR500 

000027900205  07/08/94 

LR500 

000027900208  07/01/94 

LR500 

000027900210  08/07/94 

000027900304 


000027900305 


07/30/94 


07/08/94  N/A 


07/08/94 


07/01/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/01/94 


07/08/94  N/A 


07/08/94 


07/01/941 


08/07/94 


08/07/94 


08/07/94 


08/07/94 


07/08/94 


07/08/94 


000027900404  07/08/94 


000027900405  07/08/94 


509  PASS  N/A 


559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

>  559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

^  559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

^  560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

1  5111 

PASS  1 

•  5431  5061 

PASS 

■■■■ 

510 

PASS 

N/A 

508 

PASS 

N/A 

509  PASS 


509  PASS 


509  PASS 


498  LOW 


510  PASS 


509  PASS 


508  PASS 


511  PASS 


512  PASS 


509  PASS 


511  PASS 


508  PASS 


511  PASS 


507 

PASS 

N/A 

508 

PASS 

N/A 

494  LOW 


507  PASS 


504  PASS 


1  LR500 

1000027900316  I  08/07/94 

r 

P 

559 

510 

L  A 

559 

510 

PASS 

N/A 

562 

513 

PASS 

N/A 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Ovenwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight;  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No; 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

121 

10201 

NBRL 

LR500 

000027900408 

07/01/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

122 

10053 

NBRL 

LR500 

000027900410 

08/07/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

123 

10022 

NBRL 

LR500 

000027900416 

08/07/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

124 

10145 

NBRL 

LR500 

000027900504 

07/08/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

125 

10433 

NBRL 

LR500 

000027900505 

07/08/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

126 

10200 

NBRL 

LR500 

000027900508 

07/01/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

127 

10050 

NBRL 

LR500 

000027900510 

08/07/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

128 

10018 

NBRL 

LR500 

000027900516 

08/07/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

129 

10150 

NBRL 

LR500 

000027900604 

07/08/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

130 

10437 

NBRL 

LR500 

000027900605 

07/08/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

131 

10209 

NBRL 

LR500 

000027900608 

07/01/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

132 

10057 

NBRL 

LR500 

000027900610" 

08/07/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

133 

10020 

NBRL 

LR500 

000027900616 

08/07/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

134 

7300 

NBRL 

LR500 

000027900708 

07/20/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

135 

7415 

NBRL 

LR500 

000027900709 

07/21/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

136 

10441 

NBRL 

LR500 

000027900710 

07/08/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

137 

10355 

NBRL 

LR500 

000027900712 

07/06/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

138 

7657 

LR500 

000027900714 

07/24/94 

P 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

139 

7371 

DHIill 

LR500 

000027900717 

07/20/94 

P 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

140 

7304 

NBRL 

LR500 

000027900808 

07/20/94 

P 

560 

511 

18 

141 

7412 

IMia 

LR500 

000027900809 

07/21/94 

P 

560 

511 

506 

PASS 

17 

142 

KPEEg 

NBRL 

LR500 

0000279008i0 

07/08/94 

P 

560 

511 

143 

NBRL 

LR500 

000027900812 

07/06/94 

P 

510 

mmm 

144 

7649 

NBRL 

LR500 

000027900814 

07/24/94 

P 

558 

509 

■IBS] 

503 

18 

145 

LR500 

000027900817 

07/20/94 

P 

560 

511 

506 

PASS 

17 

146 

■gkl;W 

LR500 

000027900908 

07/20/94 

P 

559 

510 

■ign 

18 

147 

000027900909 

07/21/94 

P 

559 

510 

17 

148 

iMEy 

dual 

000027900910 

07/08/94 

P 

559 

510 

149 

10359 

NBRL 

LR500 

000027900912 

07/06/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

150 

7647 

NBRL 

LR500 

000027900914 

07/24/94 

P 

510 

PASS 

541 

504 

PASS 

18 

151 

7367 

000027900917  ^ 

07/20/94 

P 

509 

541 

504 

PASS 

17 

152 

1548 

dUill 

000027901010 

06/24/94 

N/A 

560 

511 

153 

7305 

NBRL 

LR500 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

541 

504 

18 

154 

7408 

NBRL 

LR500 

07/21/94 

P 

510 

PASS 

542 

Of 

o 

Of 

CO 

CO 

17 

155 

10442 

NBRL 

LR500 

000027901210 

07/08/94 

P 

559 

510 

156 

10358 

NBRL 

LR500 

000027901212 

07/06/94 

P 

559 

510 

157 

7656 

NBRL 

LR500 

000027901214 

07/24/94 

P 

521 

PASS 

552 

515 

PASS 

18 

158 

07/20/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

159 

dual 

000027901217 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

160 

7308 

NBRL 

LR500 

000027901308 

07/20/94 

P 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

161 

7407 

LR500 

000027901309 

07/21/94 

P 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

162 

LR500 

000027901310 

07/08/94 

P 

560 

511 

000027901312 

07/06/94 

P 

510 

1  PASS 

N/A 

\m^m 

164 

7653 

daai 

000027901314 

07/24/94 

P 

559 

510 

505 

165 

7378 

000027901316 

07/20/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

166 

nraini 

000027901317 

07/20/94 

P 

PASS 

505 

PASS 

17 

167 

uuiai 

000028000108 

07/20/94 

P 

559 

510 

168 

7417 

NBRL 

LR500 

000028000109 

559 

510 

169 

10449 

NBRL 

LR500 

000028000110 

07/08/94 

P 

559 

510 

mmm 

_ 

170 

Ml  1  liM 

000028000112 

07/06/94 

P 

HS 

!■■■■ 

171 

dum 

000028000114 

07/24/94 

P 

535 

1  486 

■1^ 

172 

7379 

NBRL 

LR500 

000028000116 

07/20/94 

P 

559 

173 

7366 

NBRL 

LR500 

000028000117 

07/20/94 

P 

559 

510 

504 

PASS 

18 

174 

7301 

daai 

000028000208 

07/20/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

175 

7410 

daai 

000028000209 

07/21/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

176 

10440 

000028000210 

07/08/94 

P 

509 

PASS 

mmm 

177 

191:1:11 

LR500 

000028000212 

07/06/94 

P 

559 

510 

PASS 

iHsai 

178 

7652 

■9I=1:H 

LR500 

000028000214 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

505 

PASS 

17 

179 

7381 

LR500 

000028000216 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

180 

dUsQI 

LR500 

000028000217 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 


Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over— 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL7PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

181 

7310 

NBRL 

LR500 

000028000308 

07/20/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

182 

7414 

LR500 

000028000309 

07/21/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

183 

|gkl;W 

LR500 

000028000310 

07/08/94 

IHQIIII 

510 

PASS 

N/A 

184 

10354 

NBRL 

LR500 

000028000312 

07/06/94 

559 

510 

PASS 

N/A 

185 

|g|:l:W 

LR500 

000028000314 

07/24/94 

p 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

186 

7365 

|g|:l:W 

LR500 

000028000317 

07/20/94 

p 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

187 

7302 

|g|:i;W 

LR500 

000028000408 

07/20/94 

p 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

188 

LR500 

000028000409 

07/21/94 

p 

564 

515 

PASS 

547 

510 

PASS 

17 

189 

LR500 

000028000410 

07/08/94 

p 

626 

577 

HIGH 

N/A 

190 

IMcHI 

IMin 

LR500 

000028000412 

07/06/94 

p 

567 

518 

PASS 

N/A 

191 

7648 

■Mini 

LR500 

000028000414 

07/24/94 

p 

631 

582 

HIGH 

614 

577 

HIGH 

17 

192 

7380 

LR500 

000028000416 

07/20/94 

p 

478 

430 

LOW 

461 

425 

LOW 

17 

193 

LR500 

000028000417 

07/20/94 

p 

507 

458 

LOW 

490 

454 

LOW 

17 

194 

dUill 

LR500 

000028000510 

07/08/94 

p 

559 

510 

PASS 

N/A 

195 

10352 

NBRL 

LR500 

000028000512 

07/06/94 

p 

560 

511 

PASS 

N/A 

196 

7654 

NBRL 

LR500 

000028000514 

07/24/94 

p 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

197 

7372 

NBRL 

LR500 

000028000517 

07/20/94 

p 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

198 

7306 

NBRL 

LR500 

000028000608 

07/20/94 

p 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

199 

7413 

NBRL 

LR500 

000028000609 

07/21/94 

p 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

200 

10446 

NBRL 

LR500 

000028000610 

07/08/94 

p 

559 

510 

PASS 

N/A 

201 

10353 

NBRL 

LR500 

000028000612 

07/06/94 

p 

561 

512 

PASS 

N/A 

202 

7646 

NBRL 

LR500 

000028000614 

07/24/94 

p 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

203 

7370 

NBRL 

LR500 

000028000617 

07/20/94 

p 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

204 

7309 

NBRL 

LR500 

000028000708 

07/20/94 

p 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

205 

7411 

NBRL 

LR500 

000028000709 

07/21/94 

p 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

206 

10448 

NBRL 

LR500 

000028000710 

07/08/94 

p 

558 

509 

PASS 

N/A 

207 

10351 

NBRL 

LR500 

000028000712 

07/06/94 

p 

559 

510 

PASS 

N/A 

208 

7651 

NBRL 

LR500 

000028000714 

07/24/94 

p 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

209 

7382 

NBRL 

LR500 

000028000716 

07/20/94 

p 

559 

510 

PASS 

541 

504 

PASS 

18 

210 

7361 

NBRL 

LR500 

000028000717 

07/20/94 

p 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

211 

LR500 

000028001010 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

212 

1550 

121^ 

LR500 

000028001110 

06/24/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

213 

LR500 

000028001310 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

214 

LR500 

000028001410 

06/24/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

215 

LR500 

000028001510 

06/24/94 

N/A 

452 

404 

LOW 

■MW 

216 

1554 

LR500 

000028001610 

06/24/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

HHHH 

■■■ 

217 

1555 

min 

LR500 

000028001710 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

218 

1552 

■gl:hW 

LR500 

000028001810 

06/24/94 

N/A 

557 

508 

PASS 

N/A 

219 

gkgbl 

■SltliW 

LR500 

000028001910 

06/24/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

220 

1547 

m\n 

LR500 

000028002010 

06/24/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

221 

mUJrki 

LR500 

000028100607 

07/01/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

222 

■1^ 

I2L:MI 

LR500 

000028100609 

06/23/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

223 

■gUl;W 

LR500  i 

000028100610 

06/17/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

224 

7326 

LR500  1 

000028100612 

07/20/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

225 

■rZriM 

IMin 

LR500 

000028100613 

07/22/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

_ m 

226 

LR500 

000028100615 

07/21/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

227 

7168 

IMi9 

LR500 

000028100616 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

541 

504 

PASS 

228 

7198 

NBRL 

LR500 

000028100617 

07/19/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

229 

10045 

NBRL 

LR500 

000028100618 

08/07/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

230 

10114 

NBRL 

LR500 

000028101007 

07/01/94 

P 

546 

497 

LOW 

N/A 

231 

1599 

NBRL 

LR500 

000028101009 

06/23/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

232 

1142 

NBRL 

LR500 

000028101010 

06/17/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

233 

7333 

NBRL 

LR500 

000028101012 

07/20/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

234 

7468 

NBRL 

LR500 

000028101013 

07/22/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

235 

7425 

NBRL 

LR500 

000028101015 

07/21/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

236 

7172 

NBRL 

LR500 

000028101016 

07/19/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

237 

7202 

NBRL 

LR500 

000028101017 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

238 

10041 

NBRL 

LR500 

000028101018 

08/07/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

239 

7275 

NBRL 

LR500 

000028101204 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

240 

1727 

NBRL 

LR500 

000028101205 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A  1 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight;  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Product  I  Bag  Number 


■iHiiaKigEr 
igigai 


243  7225 


245 

7282 

246 

7272 

000028101207 


000028101209 


000028101214 


000028101215 


000028101218 


000028101404 


000028101405 


000028101407 


LR500 

000028101409  07/22/94 

LR500 

000028101414  07/19/94 

000028101415 


sgiguhi 

IJiaiT 


_ 

LR500 

000028101418  07/20/94 

LR500 

000028101504  07/20/94 

000028101505 

000028101507 


7217 


7241 


7277 


260  1735 


■ 

LR500 

000028101514  07/19/94 

LR500 

1000028101515  07/19/94 

000028101604 


000028101605 


JHE 

?1S15T 

Jl-liji 
Jl^ 
IgraiT 
KIJill 


000028101607 

07/20/94 

000028101609 

07/22/94 

000028101614 

07/19/94 

000028101615 

07/19/94 

000028101618 

07/20/94 

000028101704 

07/20/94 

000028101705 


: 

LR500 

000028101707  07/20/94 

1 

LR500 

0000281 01 709  07/22/94 

_ 

LR500 

000028101714  07/19/94 

LR500 

000028101715  07/19/94 

1 

LR500 

000028101718  07/20/94 

LR500 

000028101804  07/20/94 

000028101805 


1 

LR500 

000028101807  07/20/94 

3 

LR500 

000028101809  07/22/94 

■ 

LR500 

000028101814  07/19/94 

_ ■g|-l:ll 

■rid.-illJLI;H 


000028101818 


000028200104 


000028200105 


000028200107 


000028200109 


000028200114 


000028200115 


000028200118 


000028200204 


000028200205 


7255 


7501  NBRL 


298  7222  NBRL 


000028200207 

07/20/94 

000028200209 

07/22/94 

000028200214 

07/19/94 

_  i 

LR500  i 

000028200215  07/19/94 

1 

LR500 

00002820021 8  07/20/94 

■ 

LR500 

000028200304  07/20/94 

305 


000028200307 


000028200309 


000028200314 


07/20/94 


07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


07/20/94 


06/23/94 


07/20/94 


07/19/94 


06/23/94 

07/20/94 


07/20/94 


06/23/94 


06/23/94 


06/23/94 


07/20/94 


07/20/94 


06/23/94 


07/20/94 


07/22/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/20/94 


07/20/94 


06/23/94 


07/20/94 


07/22/94 


07/19/94 


LR500 

000028200315  07/19/94 

■ 

LR500 

000028200404  07/20/94 

Puli  Bag  +  Overwr 


Over-  Gross  Volume  Volume 


Wt  Status 


AiyPL  Grams  ml 


558 

559 

558 

560 

N/A 


558 

558 

558 

553 

552 

559 

559 

560 

559 

5101  PASS 


>  558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

>  559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

>  559 

510 

PASS 

541 

504 

PASS 

558 

509  PASS  541 

504 

PASS 

559 

510  PASS  542 

505 

PASS 

559 

510  PASS  542 

505 

PASS 

559 

510  PASS  542 

505 

PASS 

509  PASS 


511  PASS 


>  560 

511 

PASS 

I 

543 

506 

PASS 

>  553 

504 

PASS 

536 

499 

LOW 

508  PASS 


513  PASS 


515  PASS 


511  PASS 


511  PASS 


509  PASS 


510  PASS 


506  PASS 


5101  PASS 


5101  PASS 


509  PASS 


Gross 


Wt 


Grams 


Volume 


ail 

sai 

ail 


Volume 


Status 


Grams 


504  PASS 


506  PASS 


503  PASS 


507  PASS 


510  PASS 


506  PASS 


503  PASS 


501 

PASS 

505 

PASS 

504  PASS 


504 

PASS 

505 

PASS 

505 

PASS 

506  PASS 
504  PASS 


504  PASS 


506  PASS 
505  PASS 


225 

Appendix  2.4.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1 .8  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Ovenvrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

301 

1732 

NBRL 

LR500 

000028200405 

06/23/94 

N/A 

562 

513 

PASS 

N/A 

302 

7254 

NBRL 

LR500 

000028200407 

07/20/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

303 

7504 

NBRL 

LR500 

000028200409 

07/22/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

304 

7218 

NBRL 

LR500 

000028200414 

07/19/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

305 

7234 

NBRL 

LR500 

000028200415 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

306 

7284 

NBRL 

LR500 

000028200418 

07/20/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

307 

7268 

NBRL 

LR500 

000028200704 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

308 

1726 

NBRL 

LR500 

000028200705 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

309 

7495 

NBRL 

LR500 

000028200709 

07/22/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

310 

7214 

NBRL 

LR500 

000028200714 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

541 

504 

PASS 

18 

311 

7232 

NBRL 

LR500 

000028200715 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

312 

7280 

NBRL 

LR500 

000028200718 

07/20/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

313 

7274 

NBRL 

LR500 

000028200804 

07/20/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

314 

1725 

NBRL 

LR500 

000028200805 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

315 

7264 

NBRL 

LR500 

000028200807 

07/20/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

316 

7496 

NBRL 

LR500 

000028200809 

07/22/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

317 

7215 

NBRL 

LR500 

000028200814 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

LR500 

000028200815 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

000028200818 

07/20/94 

P 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

320 

7551 

000224500105 

07/23/94 

P 

508 

503 

PASS 

17 

LR500 

000224500106 

08/01/94 

A 

512 

■iSQI 

20 

Km 

NBRL 

LR500 

000224500107 

08/03/94 

A 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

NBRL 

LR500 

000224500109 

07/23/94 

P 

509 

503 

PASS 

18 

ESj 

NBRL 

LR500 

000224500110 

08/02/94 

A 

557 

508 

PASS 

540 

503 

325 

LR500 

000224500114 

07/24/94 

P 

506 

PASS 

501 

PASS 

326 

LR500 

000224500115 

07/06/94 

P 

557 

508 

tmim 

LR500 

000224500116 

07/24/94 

P 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

328 

tma 

LR500 

000224500117 

07/08/94 

N/A 

509 

PASS 

N/A 

329 

EUlsIl 

LR500 

000224500305 

07/23/94 

P 

504 

PASS 

536 

499 

LOW 

17 

330 

8417 

NBRL 

LR500 

000224500306 

08/01/94 

A 

512 

541 

504 

PASS 

20 

ESI 

8557 

NBRL 

LR500 

000224500307 

A 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

332 

7555 

000224500309 

07/23/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

Egg 

8498 

000224500310 

08/02/94 

A  i 

557 

508 

PASS 

503 

PASS 

17 

334 

mHin 

LR500 

000224500314  j 

07/24/94 

P 

556 

507 

PASS 

502 

PASS 

17 

335 

LR500 

000224500315 

07/06/94 

P 

552 

503 

PASS 

N/A 

336 

LR500 

000224500316 

07/24/94 

P 

507 

539 

502 

PASS 

17 

337 

10131 

000224500317 

07/08/94 

P 

508 

338 

000224500405 

07/23/94 

P 

557 

508 

540 

503 

PASS 

17 

339 

l!l:l:ia 

LR500 

000224500406 

08/01/94 

A 

560 

511 

PASS 

540 

503 

PASS 

20 

340 

■Mill 

LR500 

000224500407 

08/03/94 

A 

507 

502 

17 

341 

7556 

NBRL 

LR500 

000224500409 

07/23/94 

P 

556 

507 

502 

17 

342 

8499 

NBRL 

LR500 

000224500410 

08/02/94 

A 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

343 

7693 

NBRL 

LR500 

000224500414 

07/24/94 

P 

495 

m^m 

490 

LOW 

17 

344 

10066 

NBRL 

LR500 

000224500415 

07/06/94 

P 

559 

510 

345 

7627 

NBRL 

LR500 

000224500416 

07/24/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

346 

10127 

NBRL 

LR500 

000224500417 

07/08/94 

P 

557 

508 

PASS 

N/A 

347 

KI-i:W 

LR500 

000225801309 

07/06/94 

P 

727 

678 

HIGH 

N/A 

348 

7542 

■!iy:« 

LR500 

000227500205 

07/23/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

349 

8414 

I9I:1:IV 

000227500206 

07/31/94 

A 

562 

513 

PASS 

543 

506 

PASS 

19 

350 

8549 

IMgl^ 

000227500207 

08/03/94 

A 

560 

511 

505 

PASS 

18 

351 

000227500209 

07/23/94 

P 

542 

493 

1  LOW 

525 

488 

LOW 

17 

352 

IJklsIt 

■Qs^n 

000227500210 

08/02/94 

A 

505 

PASS 

17 

353 

■Jlihll 

LR500 

000227500214 

07/24/94 

P 

540 

491 

LOW 

523 

486 

LOW 

17 

354 

NBRL 

LR500 

000227500215 

07/06/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

355 

KT^^I 

NBRL 

LR500 

000227500216 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

356 

LR500 

000227500217 

07/08/94 

N/A 

541 

492 

LOW 

N/A 

mmm 

357 

8413 

I^UIslV 

LR500 

000227500306 

07/31/94 

A 

561 

512 

PASS 

542 

505 

358 

8547 

lil^ 

000227500307 

IHQH 

548 

499 

LOW 

531 

494 

LOW 

17 

359 

000227500309 

07/23/94 

p 

559 

510 

506 

PASS 

16 

360 

1  8505 

000227500310 

08/02/94 

A 

558 

509 

504 

PASS 

17 

226 

Appendix  2.4.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1 .8  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/mi 


Full  Bac 

+  Overwrap 

Full  Bac 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over— 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AiyPL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

361 

7689 

NBRL 

LR500 

000227500314 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

362 

10363 

NBRL 

LR500 

000227500315 

07/06/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

363 

7632 

NBRL 

LR500 

000227500316 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

364 

12694 

NBRL 

LR500 

000227500317 

07/08/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

365 

7549 

LR500 

000227500505 

07/23/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

366 

8419 

000227500506 

08/01/94 

A 

563 

514 

PASS 

543 

506 

PASS 

20 

367 

8546 

NBRL 

LR500 

000227500507 

08/03/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

368 

7557 

NBRL 

LR500 

000227500509 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

369 

NBRL 

LR500 

000227500510 

08/02/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

370 

NBRL 

LR500 

000227500514 

07/24/94 

P 

532 

483 

LOW 

515 

478 

LOW 

17 

371 

LR500 

000227500515 

07/06/94 

P 

554 

505 

PASS 

N/A 

372 

7624 

IMEi 

LR500 

000227500516 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

373 

12693 

NBRL 

LR500 

000227500517 

07/08/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

374 

7543 

Gn&a 

LR500 

000227500605 

07/23/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

375 

8418 

NBRL 

A 

563 

514 

PASS 

543 

506 

PASS 

20 

376 

8551 

■Mill 

000227500607 

08/03/94 

A 

558 

509 

PASS 

540 

503 

PASS 

18 

377 

7559 

NBRL 

LR500 

000227500609 

07/23/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

378 

8506 

NBRL 

LR500 

000227500610 

08/02/94 

A 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

379 

IMin 

LR500 

000227500614 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

380 

IMM 

LR500 

000227500615 

07/06/94 

P 

509 

381 

LR500 

000227500616 

07/24/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

382 

■Mill 

LR500 

000227500617 

07/08/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

383 

7545 

NBRL 

LR500 

000227500705 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

541 

504 

PASS 

18 

384 

8422 

NBRL 

LR500 

000227500706 

08/01/94 

A 

562 

513 

PASS 

542 

505 

PASS 

20 

385 

8548 

NBRL 

LR500 

000227500707 

08/03/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

386 

7564 

NBRL 

LR500 

000227500709 

07/23/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

387 

8500 

NBRL 

LR500 

000227500710 

08/02/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

388 

7684 

NBRL 

LR500 

000227500714 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

389 

10063 

NBRL 

LR500 

000227500715 

07/06/94 

P 

558 

509 

PASS 

N/A 

390 

7630 

NBRL 

LR500 

000227500716 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

391 

10130 

NBRL 

LR500 

000227500717 

07/08/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

392 

7547 

NBRL 

LR500 

000227500805 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

393 

8416 

NBRL 

LR500 

000227500806 

07/31/94 

A 

562 

513 

PASS 

542 

505 

PASS 

20 

394 

8553 

NBRL 

LR500 

000227500807 

08/03/94 

A 

563 

514 

PASS 

546 

509 

PASS 

17 

395 

7554 

NBRL 

LR500 

000227500809 

07/23/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

396 

8503 

NBRL 

LR500 

000227500810 

08/02/94 

A 

557 

508 

PASS 

541 

504 

PASS 

16 

397 

7685 

NBRL 

LR500 

000227500814 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

398 

10364 

NBRL 

LR500 

000227500815 

07/06/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

399 

7631 

NBRL 

LR500 

000227500816 

07/24/94 

P 

555 

506 

PASS 

538 

501 

PASS 

17 

400 

101 29 

NBRL 

LR500 

000227500817 

07/08/94 

P 

561 

512 

PASS 

N/A 

401 

7546 

NBRL 

LR500 

000227500905 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

402 

8424 

NBRL 

LR500 

000227500906 

08/01/94 

A 

563 

514 

PASS 

543 

506 

PASS 

20 

403 

8550 

NBRL 

LR500 

000227500907 

08/03/94 

A 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

404 

7558 

NBRL 

LR500 

000227500909 

07/23/94 

P 

560 

511 

PASS 

543 

506 

PASS 

17 

405 

8509 

NBRL 

LR500 

000227500910 

08/02/94 

A 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

406 

7692 

NBRL 

LR500 

000227500914 

07/24/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

407 

10362 

NBRL 

LR500 

000227500915 

07/06/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

408 

7626 

NBRL 

LR500 

000227500916 

07/24/94 

P 

550 

501 

PASS 

532 

495 

LOW 

18 

409 

12689 

NBRL 

LR500 

000227500917 

07/08/94 

N/A 

550 

501 

PASS 

N/A 

410 

7552 

NBRL 

LR500 

000227501005 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

411 

8423 

NBRL 

LR500 

000227501006 

08/01/94 

A 

564 

515 

PASS 

544 

507 

PASS 

20 

412 

8556 

NBRL 

LR500 

000227501007 

08/03/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

413 

7561 

NBRL 

LR500 

000227501009 

07/23/94 

P 

560 

511 

PASS 

542 

505 

PASS 

18 

414 

8508 

NBRL 

LR500 

000227501010 

08/02/94 

A 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

415 

7691 

NBRL 

LR500 

000227501014 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

416 

10365 

NBRL 

LR500 

000227501015 

07/06/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

417 

7633 

NBRL 

LR500 

000227501016 

07/24/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

418 

10128 

NBRL 

LR500 

000227501017 

07/08/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

419 

7548 

NBRL 

LR500 

000227501305 

07/23/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

420 

8415 

NBRL 

LR500 

000227501306 

07/31/94 

A 

562 

513 

PASS 

543 

506 

PASS 

19 

Appendix  2.4.2 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1 .8  YEARS 


500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Baa  +  Overwr 


llglihW 

iKbhMIUJiUll 
i?igiw 


LR500 

000227501309  07/23/94 

LR500 

000227501310  08/02/94 

LR500 

000227501314  07/24/94 

LR500 

000227501315  07/06/94 

LR500 

000227501316  07/24/94 

LT 

LR500 

000227501317 

07/08/94 

N/A 

j 

11 

LR500 

000228000807 

07/01/94 

N/A 

1 

l»£»:ll?RnT 

_ jlglihH 


IgUTMl 


000228000808 


000228000810 


000228000812 


000228000813 


000228000815 


000228000816 


LR500 

000228000817  07/19/94 

LR500 

000228000818  08/07/94 

000228000910 


000228001207 


1^0228001209 


000228001210 


000228001212 


LR500 

000228001215  07/21/94 

LR500 

000228001216  07/19/94 

000228001217 


000228001218 


000228100207 


000228100209 


000228100210 


l«c;caKia:WI:i.-!tI»Mi 

lip 

■MtEMlJliliWi 


000228100212 

07/20/94 

000228100213 

07/22/94 

000228100215 

07/21/94 

000228100216 

07/19/94 

000228100217 

07/19/94 

000228100218 

08/07/94 

■rZMiilJUTiWI 


000228100309 


000228100310 


000228100312 


000228100313 


000228100315 

07/21/94 

000228100316 

07/19/94 

000228100317 

07/19/94 

000228100318 

08/07/94 

IJlie 

ilglio 


1Eg||g|;h1l 

UiaiTI 


000228100507 


000228100509 


000228100510 


LR500 

000228100512  07/20/94 

LR500 

000228100513  07/22/94 

LR500 

000228100515  07/21/94 

7 

LR500 

000228100516  07/19/94 

LR500 

000228100517  07/19/94 

i 

LR500 

000228100518  08/07/94 

000228100707 


000228100709 


000228100710 


000228100712 


000228100713 


LR500 

000228100715  07/21/94 

1 

LR500 

000228100716  07/19/94 

_4 

559 

510 

PASS 

559 

510 

PASS 

06/23/94 


06/17/94 


07/20/94 


07/22/94 


07/21/94 


07/19/94 


06/24/94 


07/01/94 


06/23/94 


06/20/94 


07/20/94 


07/19/94 


08/07/94 


07/01/94 


06/23/94 


06/20/94 


06/23/94 


06/17/94 


07/20/94 


07/22/94 


07/01/94 


06/23/94 


06/20/94 


07/01/94 


06/23/94 


06/20/94 


07/20/94 


07/22/94 


560 

511 

PASS  542 

5051 

PASS 

559 

559 

509 

PASS 

541 

504  PASS 

509 

PASS 

N/A 

511  PASS 


514  PASS 


511  PASS 


511  PASS 


511  PASS 


510  PASS 


512  PASS 


510  PASS 


511  PASS 


511  PASS 


51 1  PASS 


510  PASS 


510  PASS 


511 

PASS  542 

510 

PASS  N/A 

51 2 1  PASS 


513  PASS 


510 

PASS 

512 

PASS 

501 

PASS 

506  PASS 


511  PASS 


511  PASS 


PASS 


PASS 


510  PASS 


510  PASS 


505  PASS 


506  PASS 


505  PASS 


505  PASS 


505  PASS 


N/A 


N/A 


505 

PASS 

506 

PASS 

504 

PASS 

505 

PASS 

228 

Appendix  2.4.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  1.8  YEARS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bao 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AUPL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

481 

7197 

NBRL 

LR500 

000228100717 

07/19/94 

P 

558 

509 

PASS 

542 

505 

PASS 

16 

482 

10042 

NBRL 

LR500 

000228100718 

08/07/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

483 

10110 

NBRL 

LR500 

000228100807 

07/01/94 

P 

560 

511 

PASS 

N/A 

484 

000228100809 

06/23/94 

N/A 

562 

513 

PASS 

N/A 

485 

1141 

■gkhll 

000228100810 

06/17/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

486 

7328 

000228100812 

07/20/94 

P 

561 

512 

PASS 

543 

506 

PASS 

18 

487 

WkkM 

000228100813 

07/22/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

488 

7424 

NBRL 

LR500 

000228100815 

07/21/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

17 

489 

7170 

NBRL 

LR500 

000228100816 

07/19/94 

P 

559 

510 

504 

18 

490 

000228100817 

07/19/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

491 

lEEESI 

000228100818 

08/07/94 

P 

560 

511 

492 

lliiliiy 

LR500 

000228100907 

07/01/94 

P 

559 

510 

PASS 

N/A 

493 

1594 

LR500 

000228100909 

06/23/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

494 

tmn 

LR500 

000228100910 

06/20/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

N/A 

495 

lihJiii 

000228100912 

07/20/94 

P 

558 

541 

504 

17 

496 

Ulilill 

LR500 

000228100913 

07/22/94 

P 

510 

505 

PASS 

17 

497 

7427 

NBRL 

LR500 

000228100915 

07/21/94 

P 

559 

510 

PASS 

505 

PASS 

17 

498 

■oiUI 

000228100916 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

505 

PASS 

17 

499 

msa 

LR500 

000228100917 

07/19/94 

P 

556 

507 

PASS 

539 

502 

PASS 

17 

500 

10040 

NBRL 

LR500 

000228100918 

08/07/94 

P 

510 

501 

12679 

NBRL 

LR500 

000228101107 

07/01/94 

N/A 

509 

PASS 

N/A 

502 

lyysnUi 

LR500 

000228101109 

06/23/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

maim 

503 

■lEQ 

LR500 

000228101110 

06/17/94 

N/A 

560 

511 

PASS 

muM 

504 

IMil 

LR500 

000228101112 

07/20/94 

P 

561 

512 

PASS 

507 

17 

505 

7465 

NBRL 

LR500 

000228101113 

07/22/94 

P 

559 

510 

505 

PASS 

17 

506 

7421 

NBRL 

LR500 

000228101115 

07/21/94 

P 

559 

505 

PASS 

17 

507 

7179 

NBRL 

LR500 

000228101116 

07/19/94 

P 

558 

509 

PASS 

541 

504 

PASS 

17 

508 

7206 

NBRL 

LR500 

000228101117 

07/19/94 

P 

509 

504 

17 

509 

12680 

NBRL 

LR500 

509 

510 

1600 

NBRL 

LR500 

000228101309 

06/23/94 

N/A 

509 

511 

1150 

dmi 

000228101310 

06/20/94 

N/A 

PASS 

512! 

7327 

NBRL 

LR500 

000228101312 

07/20/94 

P 

509 

504 

PASS 

17 

513 

7469 

NBRLj 

LR500 

000228101313 

07/22/94 

P 

511 

543 

17 

514 

7420 

min 

LR500 

000228101315 

07/21/94 

P 

510 

542 

17 

515 

7178 

000228101316 

07/19/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

516 

7201 

LR500 

000228101317 

07/19/94 

P 

509 

541 

504 

17 

517 

i2Ma 

LR500 

000228101318 

08/07/94 

P 

559 

510 

518 

7149 

imn 

LR500 

000228200918 

07/14/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

519 

7155 

LR500 

000228201018 

07/19/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

17 

520 

7152 

NBRL 

LR500 

000228201118 

07/14/94 

P 

559 

510 

504 

PASS 

18 

521 

7159 

NBRL 

LR500 

000228201218 

07/19/94 

P 

512 

505 

PASS 

19 

522 

7150 

000228201318 

07/14/94 

P 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

523 

000228201418 

07/19/94 

P 

510 

504 

PASS 

18 

524 

000228201518 

07/19/94 

P 

560 

511 

506 

17 

525 

7151 

limia 

LR500 

000228201618 

07/14/94 

P 

556 

507 

501 

526 

7158 

IMil 

000228300118 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

527 

EiOil 

LR500 

000228300218 

07/19/94 

P 

557 

508 

PASS 

540 

503 

PASS 

17 

528 

7154 

NBRL 

LR500 

000228300418 

07/19/94 

P 

559 

510 

PASS 

542 

505 

PASS 

17 

MEAN:  510  505  17 

FAILED:  23  17 
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Appendix  2.4.3  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1 .8  YEARS 

1000MLNACL  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

1429 

NBRL 

NA1000 

000025200213 

06/23/94 

P 

1079 

1010 

PASS 

N/A 

1111 

NBRL 

NA1000 

000025200214 

06/17/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

1432 

NBRL 

NA1000 

000025200313 

06/23/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

1114 

NBRL 

NA1000 

000025200314 

06/17/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

1428 

NBRL 

NA1000 

000025200413 

06/23/94 

P 

1004 

1115 

NBRL 

NA1000 

000025200414 

06/17/94 

P 

N/A 

1436 

NBRL 

NA1000 

000025200513 

06/23/94 

P 

N/A 

1112 

NBRL 

NA1000 

000025200514 

06/17/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

1434 

NBRL 

NA1000 

000025200613 

06/23/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

1106 

NBRL 

NA1000 

000025200614 

06/17/94 

P 

1084 

N/A 

1430 

NBRL 

NA1000 

000025200713 

06/23/94 

P 

1070 

1001 

PASS 

N/A 

1107 

NBRL 

NA1000 

000025200714 

06/17/94 

P 

1070 

1001 

PASS 

N/A 

1435 

NBRL 

NA1000 

000025200813 

06/23/94 

P 

1077 

1008 

PASS 

N/A 

1117 

NBRL 

NA1000 

000025200814 

06/17/94 

P 

1016 

1427 

NBRL 

NA1000 

000025200913 

06/23/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

1109 

NBRL 

NA1000 

000025200914 

06/17/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

1433 

NBRL 

NA1000 

000025201013 

06/23/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

1110 

NBRL 

NA1000 

000025201014 

06/17/94 

P 

1084 

PASS 

N/A 

1426 

NBRL 

NA1000 

000025201113 

06/23/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

1113 

NBRL 

NA1000 

000025201114 

06/17/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

1425 

NBRL 

NA1000 

000025201213 

06/23/94 

P 

1081 

1012 

PASS 

1108 

NBRL 

NA1000 

000025201214 

06/17/94 

P 

1018 

■cum 

10665 

NBRL 

NA1000 

000025800309 

07/06/94 

P 

1066 

997 

LOW 

N/A 

1730 

NBRL 

NA1000 

000025800317 

06/23/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

10660 

NBRL 

NA1000 

000025800409 

07/06/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

1740 

NBRL 

NA1000 

000025800417 

06/23/94 

P 

1081 

1012 

PASS 

N/A 

10667 

NBRL 

NA1000 

000025800509 

07/06/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

1746 

NBRL 

NA1000 

000025800517 

06/23/94 

P 

1013 

PASS 

N/A 

10664 

NBRL 

NA1000 

000025800609 

07/06/94 

P 

1077 

PASS 

N/A 

1744 

!  NBRL 

NA1000 

000025800617 

06/23/94 

P 

■■Em 

1014 

PASS 

N/A 

i 

1 

10662 

I  NBRL 

NA1000 

000025800709 

07/06/94 

P 

1111 

1042 

PASS 

N/A 

1738 

!  NBRL 

NA1000 

000025800717 

06/23/94 

P 

PASS 

N/A 

10661 

1  NBRL 

NA1000 

000025800809 

07/06/94 

P 

1077 

1008 

PASS 

N/A 

1741 

NBRL 

NA1000 

000025800817 

06/23/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

10663 

NBRL 

NA1000 

!  0000260001 09 

07/06/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

1743 

NBRL 

NA1000 

000026000117 

06/23/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

1126 

NBRL 

NA1000 

000026100103 

06/17/94 

P 

1088 

1019 

PASS 

N/A 

9095 

NBRL 

NA1000 

000026100105 

07/07/94 

P 

N/A 

1127 

NBRL 

NA1000 

000026100203 

06/17/94 

P 

1018 

N/A 

9096 

NBRL 

NA1000 

000026100205 

07/07/94 

P 

1125 

NBRL 

NA1000 

000026100303 

06/17/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

9100 

NBRL 

NA1000 

000026100305 

07/07/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

1118 

NBRL 

NA1000 

000026100403 

06/17/94 

P 

1080 

1011 

PASS 

N/A 

9103 

NBRL 

NA1000 

000026100405 

07/07/94 

P 

1079 

1010 

PASS 

N/A 

1119 

NBRL 

NA1000 

000026100503 

06/17/94 

P 

1016 

PASS 

9105 

NBRL 

NA1000 

000026100505 

07/07/94 

P 

1065 

996 

LOW 

N/A 

1122 

NBRL 

NA1000 

000026100603 

06/17/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

9094 

NBRL 

NA1000 

000026100605 

07/07/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

1121 

NBRL 

NA1000 

000026100703 

06/17/94 

P 

1087 

PASS 

N/A 

9098 

NBRL 

NA1000 

000026100705 

07/07/94 

P 

■■Em 

1014 

PASS 

1120 

NBRL 

NA1000 

000026100803 

06/17/94 

P 

■Bins 

PASS 

N/A 

9102 

NBRL 

NA1000 

000026100805 

07/07/94 

P 

1082 

1013 

N/A 

1129 

NBRL 

NA1000 

000026101003 

06/17/94 

P 

1086 

9101 

NBRL 

NA1000 

000026101005 

07/07/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

1128 

NBRL 

NA1000 

000026101103 

06/17/94 

P 

1017 

PASS 

N/A 

9104 

NBRL 

NA1000 

000026101105 

07/07/94 

P 

1123 

NBRL 

NA1000 

000026101203 

06/17/94 

P 

■■EiSI 

■■QQ 

9099 

NBRL 

NA1000 

000026101205 

07/07/94 

P 

^■Em 

N/A 
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1000MLNACL  NBRL 


Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1.0036  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

59 

1124 

NBRL 

NA1000 

000026101303 

06/17/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

60 

9097 

NBRL 

NA1000 

000026101305 

07/07/94 

P 

1081 

1012 

PASS 

N/A 

61 

9253 

NBRL 

NA1000 

000028800106 

07/08/94 

P 

1089 

1020 

PASS 

N/A 

62 

1031 

NBRL 

NA1000 

000028800107 

06/15/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

63 

9349 

NBRL 

NA1000 

000028800109 

07/01/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

64 

1065 

NBRL 

NA1000 

000028800114 

06/17/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

65 

1088 

NBRL 

NA1000 

000028800115 

06/17/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

66 

1029 

NBRL 

NA1000 

000028800207 

06/15/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

67 

9339 

NBRL 

NA1000 

000028800209 

07/01/94 

P 

1080 

1011 

PASS 

N/A 

68 

1062 

NBRL 

NA1000 

000028800214 

06/17/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

69 

1089 

NBRL 

NA1000 

000028800215 

06/17/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

70 

9257 

NBRL 

NA1000 

000028800406 

07/08/94 

P 

1086 

1017 

71 

1032 

NBRL 

NA1000 

000028800407 

06/15/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

72 

9344 

NBRL 

NA1000 

000028800409 

07/01/94 

H3H 

PASS 

73 

1064 

NBRL 

NA1000 

000028800414 

06/17/94 

74 

1083 

NBRL 

NA1000 

000028800415 

06/17/94 

p 

1084 

1015 

75 

9254 

NBRL 

NA1000 

000028800506 

07/08/94 

p 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

76 

1028 

NBRL 

NA1000 

000028800507 

06/15/94 

p 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

77 

9343 

NBRL 

NA1000 

000028800509 

07/01/94 

p 

1081 

1012 

78 

1069 

NBRL 

NA1000 

000028800514 

06/17/94 

p 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

79 

NBRL 

NA1000 

000028800515 

06/17/94 

p 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

80 

000028801106 

07/08/94 

p 

1087 

1018 

■JLLM 

81 

1027 

NBRL 

NA1000 

000028801107 

06/15/94 

p 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

82 

9346 

NBRL 

NA1000 

000028801109 

07/01/94 

p 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

83 

1070 

NBRL 

NA1000 

000028801114 

06/17/94 

p 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

84 

1085 

NBRL 

NA1000 

000028801115 

06/17/94 

p 

1065 

996 

LOW 

N/A 

85 

1253 

NBRL 

NA1000 

000028801608 

06/22/94 

p 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

86 

1320 

NBRL 

NA1000 

000028801609 

06/22/94 

p 

1089 

1020 

PASS 

N/A 

87 

9130 

NBRL 

NA1000 

1000028801616 

07/06/94 

p 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

88 

10463 

NBRL 

NA1000 

000028801617 

07/08/94 

p 

1081 

PASS 

N/A 

89 

1255 

NBRL 

NA1000 

000028801808 

06/22/94 

p 

N/A 

90 

NBRL 

NA1000 

000028801809 

06/22/94 

p 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

91 

9133 

NBRL 

NA1000 

000028801816 

07/06/94 

p 

1084 

1015 

92 

10472 

NBRL 

NA1000 

000028801817 

07/08/94 

p 

93 

000028900608 

06/22/94 

p 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

94 

1314 

NBRL 

NA1000 

000028900609 

06/22/94 

p 

N/A 

95 

9124 

NBRL 

NA1000 

000028900616 

07/06/94 

p 

PASS 

96 

10474 

NBRL 

NA1000 

000028900617 

07/08/94 

p 

N/A 

97 

NBRL 

NA1000 

000225200113 

06/23/94 

p 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

98 

NBRL 

NA1000 

000225200114 

06/17/94 

p 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

99 

■riiig 

NBRL 

NA1000 

000225800909 

07/06/94 

p 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

100 

1737 

NBRL 

NA1000 

000225800917 

06/23/94 

p 

1079 

1010 

PASS 

101 

10659 

NBRL 

NA1000 

000225801009 

07/06/94 

p 

1196 

1127 

HIGH 

N/A 

102 

1739 

NBRL 

NA1000 

000225801017 

06/23/94 

p 

1067 

998 

LOW 

N/A 

103 

000225801109 

07/06/94 

p 

N/A 

104 

1736 

NBRL 

NA1000 

000225801117 

06/23/94 

P 

miWim 

105 

10657 

NBRL 

NA1000 

000225801209 

07/06/94 

p 

1066 

997 

mmm 

106 

1745 

NBRL 

NA1000 

000225801217 

06/23/94 

p 

1083 

1014 

107 

1747 

NBRL 

NA1000 

000225801317 

06/23/94 

p 

\  N/A 

_ 

108 

9261 

NBRL 

NA1000 

000228800606 

07/08/94 

p 

1087 

1018 

PASS 

miiim 

109 

1036 

NBRL 

NA1000 

000228800607 

06/15/94 

p 

1082 

1013 

PASS 

msim 

HIIHI 

110 

9342 

NBRL 

NA1000 

000228800609 

07/01/94 

p 

N/A 

111 

1066 

NBRL 

NA1000' 

000228800614 

06/17/94 

p 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

112 

1087 

NBRL 

NA1000 

000228800615 

06/17/94 

p 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

113 

000228800706 

07/08/94 

p 

mSEM 

114 

1026 

NBRL 

NA1000 

000228800707 

06/15/94 

p 

1084 

1015 

PASS 

115 

9340 

NBRL 

NA1000 

000228800709 

07/01/94 

p 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

116 

1063 

NBRL 

NA1000 

l■t;^aroE^ 

HjlQI 

1084 

N/A 
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Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

mi 

Grams 

ml 

Grams 

117 

1079 

NBRL 

NA1000 

000228800715 

06/17/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

118 

9256 

NBRL 

NA1000 

000228800906 

07/08/94 

P 

1154 

1085 

PASS 

N/A 

119 

1035 

NBRL 

NA1000 

000228800907 

06/15/94 

P 

732 

665 

LOW 

N/A 

120 

9345 

NBRL 

NA1000 

000228800909 

07/01/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

121 

1072 

NBRL 

NA1000 

000228800914 

06/17/94 

P 

1177 

1108 

HIGH 

N/A 

122 

1086 

NBRL 

NA1000 

000228800915 

06/17/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

123 

9260 

NBRL 

NA1000 

000228801006 

07/08/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

124 

1034 

NBRL 

NA1000 

000228801007 

06/15/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

125 

9341 

NBRL 

NA1000 

000228801009 

07/01/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

126 

1068 

NBRL 

NA1000 

000228801014 

06/17/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

127 

1080 

NBRL 

NA1000 

000228801015 

06/17/94 

P 

1080 

1011 

PASS 

N/A 

128 

9255 

NBRL 

NA1000 

000228801206 

07/08/94 

P 

1089 

1020 

PASS 

N/A 

129 

1033 

NBRL 

NA1000 

000228801207 

06/15/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

130 

9347 

NBRL 

NA1000 

000228801209 

07/01/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

131 

1067 

NBRL 

NA1000 

000228801214 

06/17/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

132 

1082 

NBRL 

NA1000 

000228801215 

06/17/94 

P 

1091 

1022 

PASS 

N/A 

133 

9259 

NBRL 

NA1000 

000228801306 

07/08/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

134 

1030 

NBRL 

NA1000 

000228801307 

06/15/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

135 

9348 

NBRL 

NA1000 

000228801309 

07/01/94 

p 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

136 

1071 

NBRL 

NA1000 

000228801314 

06/17/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

137 

1090 

NBRL 

NA1000 

000228801315 

06/17/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

138 

12688 

NBRL 

NA1000 

000228801406 

07/08/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

139 

1037 

NBRL 

NA1000 

000228801407 

06/15/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

140 

9350 

NBRL 

NA1000 

000228801409 

07/01/94 

P 

1081 

1012 

PASS 

N/A 

141 

1073 

NBRL 

NA1000 

000228801414 

06/17/94 

P 

1074 

1005 

PASS 

N/A 

142 

1084 

NBRL 

NA1000 

000228801415 

06/17/94 

P 

1017 

PASS 

N/A 

143 

1263 

NBRL 

NA1000 

000228801508 

06/22/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

144 

1319 

NBRL 

NA1000 

000228801509 

06/22/94 

P 

PASS 

N/A 

145 

9129 

NBRL 

NA1000 

000228801516 

07/06/94 

P 

1088 

1019 

PASS 

N/A 

146 

10469 

NBRL 

NA1000 

000228801517 

07/08/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

147 

1264 

NBRL 

NA1000 

000228801708 

06/22/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

j - 

148 

1312 

NBRL 

NA1000 

000228801709 

06/22/94 

P 

1085 

1016 

149 

9131 

NBRL 

NA1000 

000228801716 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

150 

10471 

NBRL 

NA1000 

000228801717 

07/08/94 

P 

1083 

PASS 

151 

1258 

NBRL 

NA1000 

000228900108 

06/22/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

N/A 

152 

1321 

NBRL 

NA1000 

000228900109 

06/22/94 

P 

1083 

N/A 

153 

9126 

NBRL 

NA1000 

000228900116 

07/06/94 

P 

N/A 

154 

10467 

NBRL 

NA1000 

0002289001 17 

07/08/94 

P 

N/A 

155 

1260 

NBRL 

NA1000 

000228900208 

06/22/94 

P 

1083 

PASS 

N/A 

156 

1317 

NBRL 

NA1000 

000228900209 

06/22/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

157 

9127 

NBRL 

NA1000 

000228900216 

07/06/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

158 

10464 

NBRL 

NA1000 

000228900217 

07/08/94 

P 

1084 

1015 

159 

1254 

NBRL 

NA1000 

000228900308 

06/22/94 

P 

1080 

1011 

PASS 

N/A 

160 

1323 

NBRL 

NA1000 

000228900309 

06/22/94 

P 

1086 

1017 

PASS 

N/A 

161 

9125 

NBRL 

NA1000 

000228900316 

07/06/94 

P 

1076 

1007 

PASS 

N/A 

162 

10473 

NBRL 

NA1000 

000228900317 

07/08/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

N/A 

163 

1257 

NBRL 

NA1000 

000228900408 

06/22/94 

P 

PASS 

N/A 

164 

1318 

NBRL 

NA1000 

000228900409 

06/22/94 

P 

PASS 

N/A 

165 

9122 

NBRL 

NA1000 

000228900416 

07/06/94 

P 

1014 

PASS 

N/A 

166 

10466 

NBRL 

NA1000 

000228900417 

07/08/94 

P 

■■E13 

1013 

PASS 

N/A 

167 

1262 

NBRL 

NA1000 

000228900508 

06/22/94 

P 

PASS 

N/A 

168 

1322 

NBRL 

NA1000 

000228900509 

06/22/94 

P 

PASS 

N/A 

169 

9128 

NBRL 

NA1000 

000228900516 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

170 

10465 

NBRL 

NA1000 

000228900517 

07/08/94 

P 

1082 

1013 

PASS 

171 

1259 

NBRL 

NA1000 

000228900708 

06/22/94 

P 

1085 

1016 

PASS 

172 

1316 

NBRL 

NA1000 

000228900709 

06/22/94 

P 

PASS 

N/A 

173 

9123 

NBRL 

NA1000 

000228900716 

07/06/94 

P 

■■EiS 

PASS 

N/A 

174 

10468 

NBRL 

NA1000 

000228900717 

07/08/94 

P 

■■Qsnsi 

PASS 

N/A 
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Appendix  2.4.3  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1 .8  YEARS 

1000MLNACL  NBRL 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

I 

Q) 

> 

0 

No. 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

BHBIili 

1256 

NBRL 

NA1000 

000228900808 

06/22/94 

P 

1083 

1014 

PASS 

N/A 

1313 

NBRL 

NA1000 

000228900809 

06/22/94 

P 

1084 

1015 

PASS 

N/A 

MEAN: 

FAILED: 


1014 


8 
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Appendix  2.4.4  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  1 .8  YEARS 

3000  ML  RCW  SOLUTION  NBRL 


Bag  and  Overwrap  Weight  105  g  Bag  Weight;  74  g  Density;  1 .0045  g/mi 


■■ 

Full  Bag 

+  Oveiwrap 

mtm 

only 

f«BHI 

cnsB 

Site 

Product 

ESSE 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

firasu 

No. 

wsm 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

ISSIl 

■■1 

ml 

1 

12608 

NBRL 

RCW 

000024100404 

07/30/94 

P 

3165 

3046 

PASS 

3134 

2 

12767 

NBRL 

RCW 

000024600203 

08/01/94 

P 

3167 

3048 

PASS 

N/A 

HUH 

3 

NBRL 

RCW 

000024600205 

07/28/94 

P 

3042 

PASS 

3133 

3045 

4 

NBRL 

RCW 

000024600303 

08/01/94 

P 

3164 

3045 

PASS 

N/A 

5 

NBRL 

RCW 

000024600305 

07/28/94 

P 

3044 

PASS 

3131 

3043 

PASS 

32 

6 

NBRL 

RCW 

000024600404 

07/30/94 

P 

3166 

3047 

PASS 

3134 

3046 

PASS 

32 

7 

NBRL 

RCW 

P 

3161 

3042 

PASS 

N/A 

8 

NBRL 

RCW 

000024600505 

07/28/94 

P 

3155 

3036 

PASS 

3127 

3039 

mtm 

9 

NBRL 

RCW 

000024600603 

08/01/94 

P 

3156 

3037 

PASS 

N/A 

10 

NBRL 

RCW 

000024600605 

07/28/94 

P 

3160 

3041 

PASS 

3132 

3044 

PASS 

28 

11 

P 

3048 

PASS 

3135 

3047 

PASS 

32 

12 

RCW 

000024601404 

07/30/94 

P 

3167 

PASS 

3136 

3048 

PASS 

13 

NBRL 

RCW 

P 

3168 

3049 

PASS 

3136 

3048 

PASS 

14 

IF^ 

NBRL 

RCW 

000026600305 

07/20/94 

P 

3047 

PASS 

3134 

3046 

PASS 

15 

NBRL 

RCW 

000026600505 

07/25/94 

P 

^KiEU 

3028 

PASS 

3120 

3032 

PASS 

mtm 

16 

12769 

NBRL 

RCW 

P 

3044 

PASS 

N/A 

17 

12572 

NBRL 

RCW 

000026700105 

07/25/94 

P 

3163 

3044 

PASS 

3132 

3044 

PASS 

31 

18 

NBRL 

RCW 

000026700106 

08/01/94 

P 

3144 

3025 

PASS 

N/A 

19 

NBRL 

RCW 

000026700205 

07/25/94 

P 

3169 

PASS 

3137 

3049 

PASS 

20 

IFItfil 

NBRL 

RCW 

000026700206 

08/04/94 

P 

■KiEE] 

3054 

PASS 

N/A 

21 

NBRL 

RCW 

000026700305 

07/25/94 

P 

3167 

3048 

PASS 

3135 

PASS 

32 

22 

NBRL 

RCW 

000026700306 

08/04/94 

P 

3169 

3050 

PASS 

N/A 

23 

NBRL 

RCW 

000026700405 

07/25/94 

P 

3136 

24 

■KWgj 

NBRL 

RCW 

000026700406 

08/04/94 

P 

3169 

3050 

PASS 

N/A 

HHH 

25 

IF^ 

NBRL 

RCW 

000026700505 

07/25/94 

P 

26 

iifayici 

NBRL 

RCW 

P 

3167 

3048 

PASS 

N/A 

27 

lEiSI 

P 

3159 

3040 

PASS 

3127 

3039 

PASS 

28 

NBRL 

RCW 

000026700904 

07/25/94 

P 

3170 

3051 

PASS 

3138 

■E3 

29 

NBRL 

RCW 

000026700905 

07/20/94 

P 

3166 

3047 

PASS 

3135 

3047 

PASS 

31 

30 

E^EI 

NBRL 

RCW 

000026701004 

07/25/94 

P 

3172 

3053 

PASS 

3140 

tmm 

31 

NBRL 

RCW 

000026701005 

07/20/94 

P 

3163 

3044 

PASS 

3132 

32 

■taniM 

NBRL 

RCW 

000026701104 

07/25/94 

P 

3171 

3052 

PASS 

3139 

3051 

PASS 

32 

33 

IF^ 

NBRL 

RCW 

000026701105 

07/20/94 

P 

PASS 

3137 

3049 

PASS 

34 

12584 

NBRL 

RCW 

000026800204 

07/25/94 

P 

3158 

PASS 

3126 

3038 

PASS 

35 

NBRL 

RCW 

000028300604 

06/22/94 

P 

3168 

3049 

PASS 

null 

36 

NBRL 

RCW 

000028300704 

06/22/94 

P 

3166 

3047 

PASS 

N/A 

37 

1279 

NBRL 

RCW 

000028300804 

06/22/94 

P 

3168 

3049 

38 

1278 

NBRL 

RCW 

000028300904 

06/22/94 

P 

3009 

PASS 

N/A 

39 

■Kgl 

NBRL 

RCW 

000028700904 

06/24/94 

P 

3170 

3051 

PASS 

N/A 

40 

NBRL 

RCW 

P 

3164 

3045 

PASS 

3132 

3044 

41 

EF^ 

NBRL 

RCW 

000028700906 

07/25/94 

P 

3165 

3046 

PASS 

3130 

42 

iKssa 

NBRL 

RCW 

000218205604 

08/08/94 

P 

3166 

3047 

PASS 

N/A 

43 

NBRL 

RCW 

000228700204 

06/22/94 

P 

3168 

3049 

PASS 

N/A 

44 

■Fai 

000228700304 

06/22/94 

P 

3159 

3040 

PASS 

N/A 

45 

NBRL 

RCW 

07/20/94 

P 

3171 

3052 

PASS 

3140 

3052 

PASS 

31 

46 

NBRL 

RCW 

000228700406 

07/25/94 

P 

3050 

PASS 

3136 

3048 

PASS 

33 

47 

BFig-H 

NBRL 

RCW 

000228700505 

07/20/94 

P 

3164 

3045 

PASS 

3132 

1K9 

48 

NBRL 

RCW 

000228700506 

07/25/94 

P 

3164 

3045 

PASS 

3129 

3041 

PASS 

35 

49 

NBRL 

RCW 

000228700604 

07/20/94 

P 

3159 

3040 

PASS 

3127 

3039 

PASS 

32 

50 

NBRL 

RCW 

000228700606 

07/25/94 

P 

3163 

3044 

PASS 

3129 

3041 

PASS 

34 

51 

■ram 

000228700704 

06/24/94 

P 

3172 

3053 

PASS 

N/A 

52 

IFf-i!*] 

000228700705 

07/20/94 

P 

3158 

3039 

PASS 

3127 

3039 

PASS 

31 

53 

NBRL 

RCW 

000228700706 

07/25/94 

P 

3165 

3046 

PASS 

3131 

3043 

PASS 

34 

54 

NBRL 

RCW 

P 

3160 

3041 

PASS 

3128 

3040 

PASS 

32 

55 

■iRa*i 

NBRL 

RCW 

P 

3167 

3048 

PASS 

56 

Ut'riUtMil 

P 

3159 

3040 

PASS 

57 

tMli 

NBRL 

RCW 

P 

3140 

3021 

PASS 

nEEi 

58 

Ikig-M 

NBRL 

RCW 

000229700305 

07/20/94 

P 

3162 

3043 

PASS 

3130 

3042 

PASS 

321 

59 

EESS 

NBRL 

RCW 

000229700405 

07/20/94 

P 

3156 

3037 

PASS 

3124 

3036 

MEAN;  3044  3044  32 

FAiLED;  0  0 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


ARM2 


1  10236 1 
21  9092 

3 

4 

5 

6 

71  11961 
8 
9 

10 
11 

121  10633 

13  1533 

14  9165 

15  1188 

16  9327 

17 

18  9090 

19  9148 

20  10628 

21  1536 

22  9169 

23  1193 

24  9338 

25  10237 

26  9082 

27  9149 

28  10638 

29  1541 

30  9171 

31  1194 
32 1  9337 

33 

34 

35 

361  1238 

37 

381  9116 
39 

401  1223 

41  9323 

42  9321 

43  9074 

44  9079 

45  12638 

46  9145 

47  10647 

48  10649 

49  1230 

50  9110 

51  1225 
52 1  9315 

53 

54  9146 

55  10651 

56  10245 

57  9085 

58  12641 

59  10629 


LR1000  000026902804 

LR1000  000026902806 


LR1000  1000026902810 


LR1000  000026902814 


LR1000  000026902815 


LR1000  000026902816 


LR1000  000027003804 


r*T *T t 


ARM2 


_ 


ARM2 


07/01/94 

07/07/94 


07/06/94 


07/06/94 


06/22/94 


LR1000 


LR1000 


000027003810 


1000027003812 


07/01/94 

07/07/94 

07/06/94 

07/06/94  I 


LR1000 

LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


000027103913 

000027103914 

000027103915 


06/24/94 

07/06/94 

06/22/94 


000027202804 


000027202804 


000027202805 


000027202805 


000027202807 


000027202807 


LR1000 

000027202813 

06/22/94 

LR1000 

000027202815 

07/01/94 

LR1000 

000027202815 

07/01/94 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 


LR1000 

LR1000 


000027202816 


000027202817 


000027202817 


000027202818 


000027202818  | 
■  000027203105 


000027203107 


000027203113 


000027203115 


000027203116 


000027203117 


000027203118 
"  000027302904 


LR1000 

000027302910 

07/06/94 

LR1000 

000027302912 

07/06/94 

Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Wt 

Status 

Wt 

Grams 

ml 

Grams 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

1118 

1050 

PASS 

N/A 

1122 

1054 

PASS 

N/A  i 

Status 


LR1000 

000027003814 

07/06/94 

LR1000 

000027003815 

06/22/94 

LR1000 

000027003816 

07/01/94 

LR1000 

000027103304 

07/01/94 

LR1000 

000027103306 

07/07/94 

LR1000 

000027103310 

07/06/94 

LR1000 

000027103312 

07/06/94 

LR1000 

000027103313 

06/24/94 

LR1000 

000027103314 

07/06/94 

LR1000 

000027103315 

06/22/94 

LR1000 

000027103316 

07/01/94 

LR1000 

000027103904 

07/01/94 

LR1000 

000027103906 

07/07/94 

LR1000 

000027103910 

07/06/94 

LR1000 

000027103912 

07/06/94 

07/06/94 


07/06/94 


06/22/94 


06/22/94 


07/07/94 


07/07/94 


07/07/94 


07/06/94 


07/06/94 


07/06/94 


07/06/94 

06/22/94 


07/01/94 


07/07/94  I 


07/06/94 


07/06/94 


07/01/94 


wrap 

Grams 


PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

1126 

1058 

PASS 

N/A 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

1123 

1055 

1106 

1038 

1121 

1053 

1121 

1053 

1122 

1054 

1055 

[HIB 

1049 

1121 

1053 

1123 

1055 

1125 

1057 

1122 

1054 

1123 

1055 

1123 

1055 

1122 

1054 

tmsm 

1123 

1055 

imsm 

tmssi 

N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


N/A 
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Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Cede. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

60 

1537 

ARM2 

LR1000 

000027302913 

06/24/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

61 

9168 

ARM2 

LR1000 

000027302914 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

62 

1192 

ARM2 

LR1000 

000027302915 

06/22/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

63 

mm 

LR1000 

000027302916 

07/01/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

64 

tmu 

LR1000 

000027303504 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

65 

LR1000 

000027303506 

07/07/94 

P 

■■Eig] 

PASS 

N/A 

66 

LR1000 

000027303510 

■Mr/fiTgEgl 

P 

PASS 

N/A 

67 

IM^SI 

EiSsli^h] 

LR1000 

000027303512 

minmea 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

68 

LR1000 

000027303513 

06/24/94 

P 

1118 

69 

12652 

ARM2 

LR1000 

000027303514 

07/06/94 

P 

70 

1199 

Em 

LR1000 

000027303515 

06/22194 

P 

PASS 

N/A 

71 

9329 

liSsl^ 

LR1000 

000027303516 

07/01/94 

P 

PASS 

N/A 

72 

lEEm 

LR1000 

000027404104 

07/06/94 

P 

73 

1234 

ARM2 

LR1000 

000027404105 

06/22/94 

P 

74 

9113 

ARM2 

LR1000 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

75 

1222 

LR1000 

000027404113 

06/22/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

76 

9320 

ARM2 

LR1000 

000027404115 

07/01/94 

P 

PASS 

N/A 

77 

9073 

ARM2 

LR1000 

000027404116 

07/07/94 

P 

■BESi 

.  PASS 

N/A 

78 

12639 

ARM2 

LR1000 

000027404117 

07/06/94 

P 

1123 

PASS 

N/A 

79 

10656 

ARM2 

LR1000 

000027404118 

p 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

80 

10235 

ARM2 

LR1000 

000027404504 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

81 

1232 

ARM2 

LR1000 

000027404505 

82 

9088 

ARM2 

LR1000 

000027404506 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

83 

9109 

ARM2 

LR1000 

000027404507 

P 

1118 

1050 

PASS 

N/A 

84 

9155 

ARM2 

LR1000 

000027404510 

P 

85 

10635 

ARM2 

LR1000 

000027404512 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

86 

1220 

ARM2 

LR1000 

000027404513 

06/22/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

87 

1543 

ARM2 

LR1000 

000027404513 

06/24/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

88 

9170 

ARM2 

LR1000  1 

000027404514 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

89 

9317 

ARM2 

LR1000 

000027404515 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

90 1 

1198 

ARM2 

LR1000  1 

000027404515 

06/22/94 

P 

1054 

PASS 

N/A 

91' 

9076 

ARM2 

LR1000  ! 

000027404516 

07/07/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

92 

9336 

ARM2 

LR1000  ^ 

000027404516 

07/01/94 

P 

1047 

PASS 

N/A 

93 

9141 

Em 

LR1000 

000027404517 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

94 

10650 

ARM2 

LR1000 

000027404518 

07/06/94 

P 

1123 

PASS 

mu 

IHIHI 

95 

10405 

ARM2 

LR1000 

000027504104 

07/06/94 

P 

1120 

■■E^ 

PASS 

96 

1236 

ARM2 

LR1000 

000027504105 

06/22/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

97 

9106 

ARM2 

LR1000 

000027504107 

07/07/94 

P 

PASS 

N/A 

98 

1226 

ARM2 

LR1000 

000027504113 

06/22/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

99 

9324 

ARM2 

LR1000 

000027504115 

07/01/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

100 

9075 

ARM2 

LR1000 

000027504116 

07/07/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

101 

12637 

ARM2 

LR1000 

000027504117 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

102 

10652 

ARM2 

LR1000 

000027504118 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

103 

10241 

ARM2 

LR1000 

000027504204 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

104 

9087 

ARM2 

LR1000 

000027504206 

07/07/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

105 

9147 

ARM2 

LR1000 

000027504210 

07/06/94 

P 

106 

10637 

ARM2 

LR1000 

000027504212 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

107 

1539 

ARM2 

LR1000 

000027504213 

06/24/94 

P 

1115 

1047 

PASS 

N/A 

108 

9174 

ARM2 

LR1000 

000027504214 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

109 

1195 

ARM2 

LR1000 

000027504215 

06/22/94 

P 

maim 

wmm 

110 

9335 

ARM2 

LR1000 

000027504216 

07/01/94 

P 

miwm 

111 

1239 

ARM2 

LR1000 

000027504605 

06/22/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

112 

9108 

ARM2 

LR1000 

000027504607 

,  07/07/94 

P 

1121 

1053 

113 

1228 

ARM2 

LR1000 

000027504613 

06/22/94 

P 

1120 

1052 

114 

9318 

ARM2 

LR1000 

000027504615 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

115 

9078 

ARM2 

LR1000 

000027504616 

07/07/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

116 

9142 

ARM2 

LR1000 

000027504617 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

117 

10238 

ARM2 

LR1000 

000027505004 

07/01/94 

P 

PASS 

N/A 

118 

9093 

ARM2 

LR1000 

000027505006 

07/07/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 
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Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1.0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Cede. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wr^ 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

119 

9154 

ARM2 

LR1000 

000027505010 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

120 

10627 

ARM2 

LR1000 

000027505012 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

121 

1542 

ARM2 

LR1000 

000027505013 

06/24/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

122 

9173 

ARM2 

LR1000 

000027505014 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

123 

1197 

ARM2 

LR1000 

000027505015 

06/22/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

124 

9330 

ARM2 

LR1000 

000027505016 

07/01/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

125 

10239 

ARM2 

LR1000 

000027600804 

07/01/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

126 

9084 

ARM2 

LR1000 

000027600806 

07/07/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

127 

9151 

ARM2 

LR1000 

000027600810 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

128 

10632 

ARM2 

LR1000 

000027600812 

07/06/94 

P 

1122 

PASS 

N/A 

129 

1535 

mm 

LR1000 

000027600813 

06/24/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

130 

ARM2 

LR1000 

000027600814 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

131 

Kim 

mm 

LR1000 

000027600815 

06/22/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

132 

ARM2 

LR1000 

000027600816 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

133 

mm 

LR1000 

000027601304 

07/01/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

134 

LR1000 

000027601306 

07/07/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

135 

9152 

ARM2 

LR1000 

000027601310 

07/06/94 

P 

■DB] 

PASS 

N/A 

136 

ARM2 

LR1000 

000027601312 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

137 

1532 

LR1000 

000027601313 

06/24/94 

P 

N/A 

138 

ESsEa 

000027601314 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

iigiaggiB 

N/A 

139 

1189 

ARM2 

LR1000 

000027601315 

06/22/94 

P 

1123 

1055 

N/A 

140 

9328 

ARM2 

LR1000 

000027601316 

07/01/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

141 

1233 

ARM2 

LR1000 

000027703305 

06/22/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

142 

LR1000 

000027703307 

P 

143 

1227 

LR1000 

000027703313 

06/22/94 

P 

■■ESI 

KB 

144 

9319 

mm 

LR1000 

000027703315 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

145 

9077 

LR1000 

000027703316 

07/07/94 

P 

■mo 

PASS 

N/A 

146 

9143 

LR1000 

000027703317 

07/06/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

147 

mm 

LR1000 

000027703318 

07/06/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

148 

DiEEa 

KlilAf4 

LR1000 

000027703704 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

149 

1237 

mm 

LR1000 

000027703705 

06/22/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

150 

VJ:ISk] 

LR1000 

000027703707 

07/07/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

151 

1219 

mm 

■iSihWJ 

06/22/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

152 

rjiiAKi 

LR1000 

000027703715 

07/01/94 

P 

■QEQ 

1048 

PASS 

N/A 

153 

LR1000 

000027703716 

07/07/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

154 

LR1000 

000027703717 

07/06/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

155 

Kiiini'-i 

LR1000 

000027703718 

07/06/94 

P 

1117 

1049 

PASS 

N/A 

156 

lEsa 

LR1000 

000027803704 

07/01/94 

P 

1124 

PASS 

N/A 

157 

mm 

LR1000 

000027803706 

07/07/94 

P 

158 

mm 

LR1000 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

159 

10631 

ARM2 

LR1000 

000027803712 

07/06/94 

P  ! 

1123 

1055 

160 

EmFi 

LR1000 

P  i 

PASS 

N/A 

161 

rJsISFi 

LR1000 

P  i 

PASS 

N/A 

162 

1190 

mm 

LR1000 

000027803715 

06/22/94 

P  : 

1124 

1056 

PASS 

163 

9332 

ARM2 

LR1000 

000027803716 

07/01/94 

P 

1126 

1058 

PASS 

N/A 

164 

9040 

ARM2 

LR1000 

000027903404 

07/08/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

165 

12740 

ARM2 

LR1000 

000027903406 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

166 

10588 

ARM2 

LR1000 

000027903407 

07/05/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

167 

12728 

ARM2 

LR1000 

000027903417 

07/01/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

168 

1231 

ARM2 

LR1000 

000027903905 

06/22/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

169 

9266 

ARM2 

LR1000 

000027903906 

07/08/94 

P 

1126 

1058 

PASS 

N/A 

170 

9111 

ARM2 

LR1000 

000027903907 

07/07/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

171 

10517 

ARM2 

LR1000 

000027903907 

07/08/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

172 

12650 

ARM2 

LR1000 

000027903908 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

173 

10413 

ARM2 

LR1000 

000027903909 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

174 

9370 

ARM2 

LR1000 

000027903912 

07/06/94 

P 

1093 

1025 

PASS 

N/A 

175 

1218 

ARM2 

LR1000 

000027903913 

06/22/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

176 

10314 

ARM2 

LR1000 

000027903913 

07/07/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

177 

9316 

ARM2 

LR1000 

000027903915 

07/01/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 
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Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Cede. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over— 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

178 

1659 

ARM2 

LR1000 

000027903915 

06/23/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

179 

9081 

ARM2 

LR1000 

000027903916 

07/07/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

180 

9139 

ARM2 

LR1000 

000027903917 

07/06/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

181 

10654 

ARM2 

LR1000 

000027903918 

07/06/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

182 

1240 

ARM2 

LR1000 

000027904005 

06/22/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

183 

9117 

ARM2 

LR1000 

000027904007 

07/07/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

184 

1217 

ARM2 

LR1000 

000027904013 

06/22/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

185 

9325 

ARM2 

LR1000 

000027904015 

07/01/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

186 

9072 

ARM2 

LR1000 

000027904016 

07/07/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

187 

12636 

ARM2 

LR1000 

000027904017 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

188 

10655 

ARM2 

LR1000 

000027904018 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

189 

10409 

ARM2 

LR1000 

000027904204 

07/06/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

190 

1235 

ARM2 

LR1000 

000027904205 

06/22/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

191 

9115 

ARM2 

LR1000 

000027904207 

07/07/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

192 

1221 

ARM2 

LR1000 

000027904213 

06/22/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

193 

9326 

ARM2 

LR1000 

000027904215 

07/01/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

194 

9080 

ARM2 

LR1000 

000027904216 

07/07/94 

P 

1114 

1046 

PASS 

N/A 

195 

9144 

ARM2 

LR1000 

000027904217 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

196 

10653 

ARM2 

LR1000 

000027904218 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

197 

9267 

ARM2 

LR1000 

000028002106 

07/08/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

198 

10511 

ARM2 

LR1000 

000028002107 

07/08/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

199 

9158 

ARM2 

LR1000 

000028002108 

07/06/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

200 

10415 

ARM2 

LR1000 

000028002109 

07/06/94 

P 

1081 

1013 

PASS 

N/A 

201 

12751 

ARM2 

LR1000 

000028002112 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

202 

10316 

ARM2 

LR1000 

000028002113 

07/07/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

203 

1658 

ARM2 

LR1000 

000028002115 

06/23/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

204 

9180 

ARM2 

LR1000 

000028002118 

07/04/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

205 

10623 

ARM2 

!  LR1000 

000028002404 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

! 

206 

9217 

ARM2 

LR1000 

000028002406 

07/08/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

207 

9291 

ARM2 

i  LR1000 

000028002412 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

208 

10625 

ARM2 

LR1000 

000028002604 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

209 

9219 

ARM2 

LR1000 

000028002606 

07/08/94 

P 

1127 

1059 

PASS 

N/A 

210 

9273 

ARM2 

LR1000 

000028002608 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

211 

9277 

ARM2 

LR1000 

000028002610 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

212 

9292 

ARM2 

LR1000 

000028002612 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

213 

9038 

ARM2 

LR1000 

000028003004 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

214 

12739 

ARM2 

LR1000 

000028003006 

07/06/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

215 

9313 

ARM2 

LR1000 

000028003017 

07/01/94 

P  1 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

• 

216 

10624 

ARM2 

LR1000 

000028101704 

07/06/94 

P  I 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

217 

9220 

ARM2 

LR1000 

000028101706 

07/08/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

218 

9264^ 

ARM2 

LR1000 

000028101706 

07/08/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

219 

10509 

ARM2 

LR1000  ! 

000028101707 

07/08/94 

P 

1107 

1039 

PASS 

N/A 

220 

9157 

ARM2 

LR1000  ! 

000028101708 

07/06/94 

P 

1102 

1034 

PASS 

N/A 

221 

9271 

ARM2 

LR1000 

000028101708 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

222 

10419 

ARM2 

LR1000 

000028101709 

07/06/94 

P 

1103 

1035 

PASS 

N/A 

223 

9276 

ARM2 

LR1000 

000028101710 

07/08/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A  ! 

224 

9290 

ARM2 

LR1000 

000028101712 

07/08/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

225 

9371 

ARM2 

LR1000 

000028101712 

07/06/94 

P 

1102 

1034 

PASS 

N/A 

226 

10425 

ARM2 

LR1000 

000028101713 

07/07/94 

P 

1110 

1042 

PASS 

N/A 

227 

1665 

ARM2 

LR1000 

000028101715 

06/23/94 

P 

1102 

1034 

PASS 

N/A 

228 

9177 

ARM2 

LR1000 

000028101718 

07/04/94 

P 

1107 

1039 

PASS 

N/A 

229 

9041 

ARM2 

LR1000 

000028101904 

07/08/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

230 

9360 

ARM2 

LR1000 

000028101906 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

231 

10587 

ARM2 

LR1000 

000028101907 

07/05/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

232 

9314 

ARM2 

LR1000 

000028101917 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

233 

9043 

ARM2 

LR1000 

000028102104 

07/08/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

234 

9359 

ARM2 

LR1000 

000028102106 

07/06/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

235 

10584 

ARM2 

LR1000 

000028102107 

07/05/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

236 

9311 

ARM2 

LR1000 

000028102117 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 
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REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  8  TO  11  MONTHS 
1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/mi 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wr€v> 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

237 

12704 

ARM2 

LR1000 

000028203406 

07/08/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

238 

10516 

ARM2 

LR1000 

000028203407 

07/08/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

239 

12651 

ARM2 

LR1000 

000028203408 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

240 

10411 

ARM2 

LR1000 

000028203409 

07/06/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

241 

12752 

ARM2 

LR1000 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

242 

10312 

ARM2 

LR1000 

000028203413 

07/07/94 

P 

1118 

PASS 

N/A 

243 

1660 

ARM2 

LR1000 

000028203415 

06/23/94 

P 

1117 

1049 

PASS 

N/A 

244 

9178 

ARM2 

LR1000 

000028203418 

07/04/94 

P 

1119 

1051 

245 

10414 

ARM2 

LR1000 

000028204409 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

246 

9119 

ARM2 

LR1000 

000028204412 

07/06/94 

P 

1119 

1051 

N/A 

247 

10311 

ARM2 

LR1000 

000028204413 

07/07/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

248 

9176 

ARM2 

LR1000 

000028204418 

07/04/94 

P 

249 

12701 

ARM2 

LR1000 

000028204506 

07/08/94 

P 

PASS 

N/A 

250 

10518 

ARM2 

LR1000 

000028204507 

07/08/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

251 

9160 

ARM2 

LR1000 

000028204508 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

252 

10417 

ARM2 

LR1000 

000028204509 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

253 

9373 

ARM2 

LR1000 

000028204512 

07/06/94 

P 

1122 

254 

9068 

ARM2 

LR1000 

000028204513 

07/07/94 

P 

1122 

255 

1661 

ARM2 

LR1000 

000028204515 

06/23/94 

P 

1116 

256 

9042 

ARM2 

LR1000 

000028301004 

P 

1116 

mtiim 

257 

9357 

ARM2 

LR1000 

000028301006 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

258 

10585 

ARM2 

LR1000 

000028301007 

07/05/94 

P 

1110 

1042 

PASS 

N/A 

259 

9312 

ARM2 

LR1000 

000028301017 

07/01/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

260 

10621 

ARM2 

LR1000 

000028301304 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

261 

9222 

ARM2 

LR1000 

000028301306 

07/08/94 

P 

PASS 

N/A 

262 

9270 

ARM2 

LR1000 

000028301308 

07/08/94 

P 

1119 

1051 

263 

9275 

ARM2 

LR1000 

000028301310 

07/08/94 

P 

1118 

1050 

PASS 

N/A 

264 

9294 

ARM2 

LR1000 

000028301312 

07/08/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

265 

12703 

ARM2 

LR1000 

000028301506 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

266 

10513 

ARM2 

LR1000 

000028301507 

07/08/94 

P 

1105 

1037 

PASS 

N/A 

267 

12648 

ARIV12 

LR1000 

000028301508 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

268 

10412 

ARM2 

LR1000 

000028301509 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

269 

9372 

ARM2 

LR1000 

000028301512 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

HBS 

270 

9069 

ARM2 

LR1000 

000028301513 

07/07/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

271 

1651 

ARM2 

LR1000 

000028301515 

06/23/94 

P 

1121 

Km 

hhhii 

■■■ 

272 

9039 

ARM2 

LR1000 

000028302104 

07/08/94 

P 

1123 

PASS 

N/A 

273 

9358 

ARM2 

LR1000 

000028302106 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

274 

10586 

ARM2 

LR1000 

000028302107 

07/05/94 

P 

1122 

1054 

Km 

HHHIi 

mmiiiii 

mam 

275 

9310 

ARM2 

LR1000 

000028302117 

07/01/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

276 

10626 

ARM2 

LR1000 

000028403504 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

277 

9218 

ARM2 

LR1000 

000028403506 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

278 

9272 

ARM2 

LR1000 

000028403508 

07/08/94 

P 

PASS 

N/A 

279 

9274 

ARM2 

LR1000 

000028403510 

07/08/94 

P 

PASS 

N/A 

280 

9293 

ARM2 

LR1000 

000028403512 

07/08/94 

P 

281 

10622 

ARM2 

LR1000 

000028403704 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

282 

9221 

ARM2 

LR1000 

000028403706 

07/08/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

283 

9269 

ARM2 

LR1000 

000028403708 

07/08/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

284 

9278 

ARM2 

LR1000 

000028403710 

07/08/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

285 

9295 

ARM2 

LR1000 

000028403712 

07/08/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

286 

9268 

ARM2 

LR1000 

000028404206 

07/08/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

287 

12702 

ARM2 

LR1000 

000028404206 

07/08/94 

P 

1056 

'mam 

288 

10508 

ARM2 

LR1000 

000028404207 

07/08/94 

P 

1118 

1050 

PASS 

N/A 

289 

10514 

ARM2 

LR1000 

000028404207 

07/08/94 

P 

PASS 

N/A 

290 

9161 

ARM2 

LR1000 

000028404208 

07/06/94 

P 

■■DESS 

291 

9163 

ARM2 

LR1000 

000028404208 

07/06/94 

P 

1116 

1048 

PASS 

N/A 

292 

10418 

ARM2 

LR1000 

000028404209 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

Km 

293 

10421 

ARM2 

LR1000 

000028404209 

07/06/94 

P 

N/A 

294 

9374 

ARM2 

LR1000 

000028404212 

07/06/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

295 

9369 

ARM2 

LR1000 

000028404212 

07/06/94 

P 

mam 

IHHHI 
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1 000  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

296 

9067 

ARM2 

LR1000 

000028404213 

07/07/94 

P 

1118 

1050 

PASS 

N/A 

297 

10424 

ARM2 

LR1000 

000028404213 

07/07/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

298 

1666 

ARM2 

LR1000 

000028404215 

06/23/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

299 

1667 

ARM2 

LR1000 

000028404215 

06/23/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

300 

9179 

ARM2 

LR1000 

000028404218 

07/04/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

301 

12705 

ARM2 

LR1000 

000028500506 

07/08/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

302 

10512 

ARM2 

LR1000 

000028500507 

07/08/94 

P 

1125 

1057 

PASS 

N/A 

303 

9159 

ARM2 

LR1000 

000028500508 

07/06/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

304 

KEsm 

KJsiaai 

LR1000 

000028500509 

07/06/94 

P 

1121 

1053 

PASS 

N/A 

305 

9120 

ARM2 

LR1000 

000028500512 

07/06/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

306 

10313 

Ha 

LR1000 

000028500513 

07/07/94 

P 

1099 

1031 

PASS 

N/A 

307 

1668 

ARM2 

LR1000 

000028500515 

06/23/94 

P 

1116 

1048 

PASS 

N/A 

308 

12674 

ARM2 

LR1000 

000028500518 

07/01/94 

P 

1119 

1051 

PASS 

N/A 

309 

9263 

ARM2 

LR1000 

000028500806 

07/08/94 

P 

1089 

1021 

PASS 

310 

KMA 

LR1000 

000028500807 

07/08/94 

P 

1111 

1043 

PASS 

311 

rJilAMI 

LR1000  ' 

000028500808 

07/06/94 

P 

1122 

312 

KEIiiM 

07/06/94 

P 

1108 

1040 

PASS 

N/A 

313 

9121 

ARM2 

LR1000 

000028500812 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

314 

Kitgna 

WMm 

LR1000 

000028500813 

07/07/94 

P  ' 

N/A 

315 

iJiiaa 

LR1000 

000028500815 

06/23/94 

P 

316 

LR1000 

000028505506 

07/08/94 

P 

■KEiy 

N/A 

317 

10515 

LR1000 

000028505507 

07/08/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

318 

LR1000 

000028505508 

07/06/94 

P 

1117 

1049 

PASS 

N/A 

319 

KTigna 

LR1000 

000028505509 

07/06/94 

P 

1124 

1056 

PASS 

N/A 

320 

9118 

ARM2 

LR1000 

000028505512 

07/06/94 

P 

1123 

1055 

PASS 

N/A 

321 

LR1000 

000028505513 

07/07/94 

P 

1122 

1054 

PASS 

N/A 

322 

1657 

LR1000 

000028505515 

06/23/94 

P 

PASS 

N/A 

323 

9181 

LR1000 

000028505518 

07/04/94 

P 

1120 

1052 

PASS 

N/A 

324 

1653 

Widm 

LR1000 

000413204015 

06/23/94 

P 

480 

414 

LOW 

N/A 

325 

ARM2 

LR1000 

000514300605 

07/01/94 

P 

1086 

1018 

PASS 

N/A 

326 

9207 

Uiiny 

LR1000 

000614803905 

07/01/94 

P 

1075 

1007 

PASS 

N/A 

327 

Kei;a 

LR1000 

444415400915 

06/23/94 

P 

560 

493 

LOW 

N/A 

328 

1654 

ARM2 

LR1000 

444416302015 

06/23/94 

P 

559 

492 

LOW 

N/A 

MEAN: 

FAILED: 


1047 


3 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 


Bag  and  Overwrap  Weight;  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density;  1.0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

ytrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

1 

7679 

ARM2 

LR500 

000026904105 

07/24/94 

P 

587 

538 

PASS 

570 

533 

PASS 

17 

2 

mm 

LR500 

000026904106 

08/03/94 

A 

589 

540 

PASS 

569 

532 

PASS 

20 

3 

7667 

ARM2 

LR500 

000026904107 

07/24/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

17 

4 

LR500 

000026904108 

08/03/94 

A 

587 

538 

PASS 

570 

533 

PASS 

17 

5 

LR500 

000026904109 

07/24/94 

P 

584 

535 

PASS 

566 

529 

PASS 

18 

6 

8592 

ARM2 

LR500 

000026904112 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

530 

17 

7 

8292 

ARM2 

000026904114 

07/30/94 

P 

587 

538 

PASS 

570 

533 

PASS 

17 

8 

mm 

000026904115 

08/03/94 

A 

583 

534 

PASS 

528 

PASS 

9 

rjiiAPi 

LR500 

000026904116 

08/03/94 

A 

579 

530 

PASS 

562 

525 

PASS 

10 

8545 

iihiaa 

LR500 

000026904117 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

11 

mm 

LR500 

000026904118 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

569 

532 

PASS 

16 

12 

7019 

LR500 

000026904405 

07/13/94 

P 

mm 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

13 

7007 

LR500 

000026904406 

07/13/94 

P 

588 

539 

PASS 

568 

531 

PASS 

20 

14 

7126 

ARM2 

LR500 

000026904408 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

15 

ARM2 

LR500 

000026904409 

07/05/94 

P 

587 

538 

PASS 

N/A 

16 

■HWII 

mm 

LR500 

000026904410 

07/06/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

17 

r^iiAi^ 

LR500 

00002690441 1 

06/22/94 

N/A 

584 

535 

PASS 

N/A 

18 

7144 

EMU 

LR500 

000026904412 

07/13/94 

P 

581 

532 

527 

17 

19 

7035 

ARM2 

LR500 

000026904413 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

20 

7112 

isi 

LR500 

000026904414 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

21 

II2U2IJ 

EMU 

LR500 

000026904417 

07/06/94 

P 

586 

537 

PASS 

N/A 

22 

7677 

ARM2 

LR500 

000027000505 

07/24/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

23 

8652 

LR500 

000027000506 

08/04/94 

A 

588 

539 

PASS 

568 

531 

PASS 

20 

24 

LR500 

000027000507 

07/24/94 

P 

585 

536 

PASS 

567 

530 

PASS 

18 

25 

EMU 

LR500 

000027000508 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

567 

530 

PASS 

18 

26 

7591 

ARM2 

LR500 

000027000509 

07/24/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

27 

mm 

LR500 

000027000512 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

565 

528 

PASS 

19 

28 

LR500 

000027000514 

07/30/94 

A 

587 

538 

569 

532 

18 

29 

8625 

EMU 

000027000515 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

568 

531 

PASS 

18 

30 

8578 

ARM2 

LR500 

000027000516 

08/03/94 

A 

587 

538 

PASS 

570 

533 

PASS 

17 

31 

8542 

LR500 

000027000517 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

32 

LR500 

000027000518 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

33 

7681 

lililAU 

LR500 

000027000605 

07/24/94 

P 

585 

536 

PASS 

567 

530 

PASS 

18 

34 

8651 

LR500 

000027000606 

08/04/94 

A 

587 

538 

PASS 

567 

530 

PASS 

35 

mm 

LR500 

000027000607 

07/24/94 

P 

586 

537 

PASS 

570 

533 

PASS 

16 

36 

yjiiaa 

LR500 

000027000608 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

568 

531 

PASS 

18 

37 

mm 

LR500 

000027000609 

07/24/94 

P 

588 

539 

PASS 

570 

533 

PASS 

18 

38 

LR500 

000027000612 

08/03/94 

A 

587 

538 

PASS 

570 

533 

PASS 

17 

39 

LR500 

000027000614 

07/30/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

17 

40 

LR500 

000027000615 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

566 

529 

PASS 

18 

41 

rj:iaa 

LR500 

000027000616 

08/03/94 

A 

589 

540 

PASS 

571 

534 

PASS 

18 

42 

8543 

niiu 

LR500 

000027000617 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

43 

iJiiaa 

LR500 

000027000618 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

44 

rena 

LR500 

000027101505 

07/24/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

45 

8641 

ARM2 

LR500 

000027101506 

08/03/94 

A 

588 

539 

PASS 

569 

532 

PASS 

19 

46 

7666 

ARM2 

LR500 

000027101507 

07/24/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

47 

8612 

ARM2 

LR500 

000027101508 

08/03/94 

A 

587 

538 

PASS 

570 

533 

PASS 

17 

48 

7586 

ARM2 

LR500 

000027101509 

07/24/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

17 

49 

8588 

ARM2 

LR500 

000027101512 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

50 

8287 

ARM2 

LR500 

000027101514 

07/30/94 

A 

587 

538 

569 

18 

51 

8626 

ARM2 

LR500 

000027101515 

08/03/94 

A 

532 

17 

52 

8577 

ARM2 

LR500 

000027101516 

08/03/94 

A 

584 

567 

530 

17 

53 

ARM2 

LR500 

000027101517 

08/03/94 

A 

578 

529 

PASS 

561 

524 

PASS 

17 

54 

8635 

ARM2 

LR500 

000027101518 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

55 

7020 

ARM2 

LR500 

000027204505 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

56 

7003 

ARM2 

LR500 

000027204506 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

567 

530 

PASS 

19 

57 

7124 

ARM2 

LR500 

000027204508 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

58 

10528 

ARM2 

LR500 

000027204509 

07/05/94 

P 

586 

537 

PASS 

N/A 

59 

10607 

ARM2 

LR500 

000027204510 

07/06/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 
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Appendix  2.5.2 


500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Fun  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

.  .  . . 

60 

1274 

ARM2 

LR500 

000027204511 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

61 

7141 

ARM2 

LR500 

000027204512 

07/13/94 

P 

578 

529 

PASS 

561 

524 

PASS 

17 

62 

7026 

ARM2 

LR500 

000027204513 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

63 

7119 

ARM2 

LR500 

000027204514 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

64 

10104 

ARM2 

LR500 

000027204517 

07/06/94 

P 

583 

534 

PASS 

N/A 

65 

7670 

ARM2 

LR500 

000027305105 

07/24/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

66 

8649 

ARM2 

LR500 

000027305106 

08/03/94 

A 

589 

540 

PASS 

570 

533 

PASS 

19 

67 

7662 

ARM2 

LR500 

000027305107 

07/24/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

17 

68 

8615 

ARM2 

LR500 

000027305108 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

69 

7593 

ARM2 

LR500 

000027305109 

07/24/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

70 

8584 

ARM2 

LR500 

000027305112 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

71 

8283 

ARM2 

LR500 

000027305114 

07/30/94 

A 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

72 

8619 

ARM2 

LR500 

000027305115 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

73 

8571 

ARM2 

LR500 

000027305116 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

74 

8535 

ARM2 

LR500 

000027305117 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

75 

8634 

ARM2 

LR500 

000027305118 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

76 

7209 

ARM2 

LR500 

000027402806 

07/19/94 

P 

587 

538 

PASS 

567 

530 

PASS 

20 

77 

7184 

ARM2 

LR500 

000027402807 

07/19/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

17 

78 

10504 

ARM2 

LR500 

000027402812 

07/08/94 

P 

584 

535 

PASS 

N/A 

79 

12613 

ARM2 

LR500 

000027402813 

07/08/94 

N/A 

586 

537 

PASS 

N/A 

80 

10484 

ARM2 

LR500 

000027402814 

07/08/94 

P 

583 

534 

PASS 

N/A 

81 

12710 

ARM2 

LR500 

000027402815 

07/08/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

82 

mm 

LR500 

000027402816 

06/22/94 

N/A 

PASS 

N/A 

83 

LR500 

000027403105 

07/24/94 

P 

566 

529 

17 

84 

8647 

CM 

cr 

< 

LR500 

000027403106 

08/03/94 

BQI 

588 

568 

531 

PASS 

20 

85 

mm 

LR500 

000027403107 

07/24/94 

P 

585 

536 

PASS 

567 

530 

PASS 

18 

86 

HilAf'l 

000027403108 

A 

585 

PASS 

■1^3 

17 

87 

Kmu 

000027403109 

07/24/94 

P 

584 

17 

88 

8585 

ARIVI2 

LR500 

000027403112 

A 

585 

536 

568 

89 

8290 

ARM2 

LR500 

000027403114 

07/30/94 

A 

586 

537 

569 

17 

90 

mm 

000027403115 

08/03/94 

A 

585 

536 

567 

18 

91 

8574 

LR500 

000027403116 

08/03/94 

A 

540 

17 

92 

8537 

LR500 

000027403117 

A 

587 

PASS 

570 

17 

93 

LR500 

000027403118 

08/03/94 

A 

587 

538 

17 

94 

7021 

ARM2 

LR500 

000027403505 

07/13/94 

P 

584 

■l^il 

17 

95 

7017 

ARM2 

LR500 

000027403505 

07/13/94 

P 

581 

■■S3 

PASS 

564 

17 

96 

7010 

mm 

LR500 

000027403506 

07/13/94 

P 

588 

539 

PASS 

567 

530 

PASS 

21 

97 

7011 

KlilAP-l 

LR500 

000027403506 

07/13/94 

P 

587 

538 

PASS 

567 

530 

20 

98 

7121 

rjiiAf'i 

LR500 

000027403508 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

17 

99 

7127 

mm 

LR500 

000027403508 

07/13/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

17 

100 

EiSi!^ 

LR500 

000027403509 

07/05/94 

P 

587 

538 

PASS 

N/A 

101 

10526 

ARM2 

LR500 

000027403509 

07/05/94 

P 

585 

536 

102 

10605 

ARM2 

LR500 

000027403510 

07/06/94 

P 

584 

535 

103 

10599 

ARM2 

LR500 

000027403510 

07/06/94 

P 

586 

537 

PASS 

N/A 

104 

1270 

ARM2 

LR500 

000027403511 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

105 

KlilAP-1 

LR500 

06/22/94 

N/A 

586 

537 

PASS 

N/A 

106 

lili1Af4 

LR500 

000027403512 

07/13/94 

'  P 

589 

540 

PASS 

572 

17 

107 

Kli1AI4 

LR500 

000027403512 

07/13/94 

P 

586 

537 

569 

17 

108 

IAS1AF4 

LR500 

000027403513 

07/13/94 

P 

585 

568 

17 

109 

LR500 

000027403513 

07/13/94 

P 

537 

532 

PASS 

110 

Esraa 

LR500 

000027403514 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

566 

529 

PASS 

18 

111 

HilAF^ 

LR500 

000027403514 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

17 

112 

warn 

LR500 

000027403517 

WATmsa 

584 

113 

12665 

ARM2 

LR500 

000027403517 

ESSi 

587 

114 

LR500 

000027502505 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

568 

18 

115 

Esasa 

LR500 

000027502506 

07/13/94 

P 

581 

532 

PASS 

561 

524 

PASS 

20 

116 

7125 

ARM2 

LR500 

000027502508 

07/13/94 

P 

584 

535 

530 

17 

117 

ARM2 

000027502509 

07/05/94 

P 

584 

535 

mm 

118 

ARM2 

000027502510 

07/06/94 

P 

536 

in?™ 
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Appendix  2.5.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  8  TO  11  MONTHS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

119 

1273 

mm 

LR500 

000027502511 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

120 

7142 

ARM2 

LR500 

000027502512 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

121 

7031 

ARM2 

LR500 

000027502513 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

122 

7118 

ARM2 

LR500 

000027502514 

07/13/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

17 

123 

12666 

ARM2 

LR500 

000027502517 

07/06/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

124 

7014 

ARM2 

LR500 

000027503105 

07/13/94 

P 

579 

530 

PASS 

562 

525 

PASS 

17 

125 

7012 

ARM2 

LR500 

000027503106 

07/13/94 

P 

587 

538 

PASS 

568 

531 

PASS 

19 

126 

7123 

ARM2 

LR500 

000027503108 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

570 

533 

PASS 

16 

127 

10530 

ARM2 

LR500 

000027503109 

07/05/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

128 

10606 

ARM2 

LR500 

000027503110 

07/06/94 

P 

586 

537 

PASS 

N/A 

129 

1266 

ARM2 

LR500 

000027503111 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

130 

7136 

ARM2 

LR500 

000027503112 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

131 

7033 

ARM2 

LR500 

000027503113 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

132 

7113 

ARM2 

LR500 

000027503114 

07/13/94 

P 

584 

535 

530 

17 

133 

12667 

ARM2 

LR500 

000027503117 

07/06/94 

N/A 

536 

PASS 

N/A 

134 

7018 

i»i 

LR500 

000027503205 

07/13/94 

P 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

135 

LR500 

000027503206 

07/13/94 

P 

588 

539 

PASS 

567 

530 

PASS 

21 

136 

7129 

LR500 

000027503208 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

137 

10521 

ARM2 

LR500 

000027503209 

07/05/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

138 

10602 

ARM2 

LR500 

000027503210 

07/06/94 

P 

586 

537 

PASS 

N/A 

139 

mm 

LR500 

00002750321 1 

06/22/94 

N/A 

586 

537 

PASS 

N/A 

140 

7140 

mm 

LR500 

000027503212 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

17 

141 

7036 

ARM2 

LR500 

000027503213 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

530 

142 

im 

LR500 

000027503214 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

143 

Emm 

mm 

LR500 

000027503217 

07/06/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

144 

7016 

ARM2 

LR500 

000027603305 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

568 

531 

PASS 

16 

145 

IHI 

LR500 

000027603306 

07/13/94 

P 

587 

538 

PASS 

567 

530 

PASS 

20 

146 

7130 

mm 

LR500 

000027603308 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

147 

LR500 

000027603309 

07/05/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

148 

mm 

LR500 

000027603310 

07/06/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

149 

1265 

ARM2 

LR500 

000027603311 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

150 

7143 

ARM2 

LR500 

000027603312 

07/13/94 

P 

582 

533 

PASS 

565 

528 

PASS 

17 

151 

mm 

LR500 

000027603313 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

152 

7116 

LR500 

000027603314 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

153 

LR500 

000027603317 

07/06/94 

P 

586 

537 

PASS 

N/A 

154 

■W«g| 

mm 

LR500 

000027603905 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

155 

K!ilAF4 

LR500 

000027603906 

07/13/94 

P 

588 

539 

PASS 

568 

531 

PASS 

20 

156 

7132 

LR500 

000027603908 

07/13/94 

P 

585 

531 

17 

157 

iJtIBkl 

LR500 

000027603909 

07/05/94 

P 

537 

imiiiiiiii 

158 

LR500 

000027603910 

07/06/94 

P 

584 

535 

PASS 

N/A 

159 

1268 

ARM2 

LR500 

1000027603911 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

160 

7137 

ARM2 

1000027603912 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

161 

7034 

ARM2 

LR500 

1000027603913 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

162 

LR500 

000027603914 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

163 

LR500 

000027603917 

07/06/94 

P 

582 

533 

PASS 

N/A 

164 

7013 

ARM2 

LR500 

000027704005 

07/13/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

165 

7676 

mm 

LR500 

1000027704005 

07/24/94 

P 

576 

527 

PASS 

559 

522 

PASS 

17 

166 

LR500 

1 000027704006 

08/03/94 

A 

589 

540 

PASS 

569 

532 

PASS 

20 

167 

7002 

ARM2 

LR500 

1000027704006 

07/13/94 

P 

588 

539 

PASS 

568 

531 

PASS 

imi^i 

168 

7660 

ARM2 

LR500 

000027704007 

07/24/94 

P 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

169 

usm 

LR500 

1 000027704008 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

567 

530 

PASS 

170 

7128 

ARM2 

LR500 

000027704008 

07/13/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

171 

10523 

ARM2 

LR500 

000027704009 

07/05/94 

P 

586 

537 

PASS 

KTAW 

hhhh 

HIHH 

172 

7592 

ARM2 

LR500 

000027704009 

07/24/94 

P 

585 

536 

PASS 

531 

PASS 

173 

10603 

ARM2 

LR500 

000027704010 

07/06/94 

P 

585 

536 

PASS 

KiZS 

IHIIHI 

hhhh 

■■■ 

174 

1271 

ISI 

LR500 

000027704011 

06/22/94 

N/A 

584 

535 

PASS 

N/A 

175 

EiSiiny 

LR500 

000027704012 

07/13/94 

P 

587 

538 

PASS 

570 

533 

PASS 

17 

176 

8589 

ARM2 

000027704012 

08/03/94 

A 

587 

538 

PASS 

570 

533 

PASS 

17 

177 

7028 

ARM2 

000027704013 

07/13/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

17 

243 


Appendix  2.5.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over— 

No. 

wr€M3 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

178 

8293 

ARM2 

LR500 

000027704014 

07/30/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

179 

7117 

ARM2 

LR500 

000027704014 

07/13/94 

P 

578 

529 

PASS 

561 

524 

PASS 

17 

180 

8624 

ARM2 

LR500 

000027704015 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

567 

530 

PASS 

18 

181 

8544 

ARM2 

LR500 

000027704016 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

568 

531 

PASS 

18 

182 

12669 

ARM2 

LR500 

000027704017 

07/06/94 

N/A 

586 

537 

PASS 

N/A 

183 

8539 

ARM2 

LR500 

000027704017 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

184 

8637 

ARM2 

LR500 

000027704018 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

185 

7673 

ARM2 

LR500 

000027804405 

07/24/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

186 

8643 

ARM2 

LR500 

000027804406 

08/03/94 

A 

587 

538 

PASS 

567 

530 

PASS 

20 

187 

7664 

ARM2 

LR500 

000027804407 

07/24/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

188 

8608 

ARM2 

LR500 

000027804408 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

189 

7587 

ARM2 

LR500 

000027804409 

07/24/94 

P 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 

17 

190 

8583 

ARM2 

LR500 

000027804412 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

567 

530 

PASS 

18 

191 

8286 

ARM2 

LR500 

000027804414 

07/30/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

192 

8620 

ARM2 

LR500 

000027804415 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

193 

8572 

ARM2 

LR500 

000027804416 

08/03/94 

A 

582 

533 

PASS 

565 

528 

PASS 

17 

194 

8536 

ARM2 

LR500 

000027804417 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

195 

8631 

ARM2 

LR500 

000027804418 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

567 

530 

PASS 

18 

196 

7671 

ARM2 

LR500 

000027804905 

07/24/94 

P 

584 

535 

PASS 

524 

487 

LOW 

60 

197 

8650 

ARM2 

LR500 

000027804906 

08/03/94 

A 

588 

539 

PASS 

568 

531 

PASS 

20 

198 

7665 

ARM2 

LR500 

000027804907 

07/24/94 

P 

584 

535 

PASS 

565 

528 

PASS 

19 

199 

8614 

ARM2 

LR500 

000027804908 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

200 

7589 

ARM2 

LR500 

000027804909 

07/24/94 

P 

577 

528 

PASS 

559 

522 

PASS 

18 

201 

8586 

ARM2 

LR500 

000027804912 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

17 

202 

iJ;iy>J 

LR500 

000027804914 

_ A _ 

587 

538 

532 

18 

203 

LR500 

000027804915 

536 

531 

17 

204 

LR500 

000027804916 

A 

535 

17 

205 

8541 

LR500 

A 

IHE^ 

18 

206 

LR500 

000027804918 

A 

530 

18 

207 

miJrLl 

LR500 

000027805205 

07/24/94 

P 

583 

529 

PASS 

17 

208 

8644 

000027805206 

08/03/94 

A 

589 

540 

PASS 

569 

532 

PASS 

20 

209 

rJi1AF4 

000027805207 

07/24/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

17 

210 

mm 

000027805208 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

531 

211 

rjiinp-1 

LR500 

000027805209 

07/24/94 

P 

585 

568 

531 

PASS 

212 

LR500 

000027805212 

08/03/94 

A 

586 

569 

_ IZJ 

213 

LR500 

000027805214 

A 

586 

569 

214 

LR500 

000027805215 

A 

537 

PASS 

569 

215 

LR500 

000027805216 

08/03/94 

A 

585 

536 

PASS 

568 

_ m 

216 

LR500 

000027805217 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

569 

532 

PASS 

217 

gma 

LR500 

000027805218 

08/03/94 

A 

587 

538 

PASS 

569 

532 

PASS 

218 

7023 

LR500 

000027901905 

07/13/94 

P 

535 

530 

PASS 

17 

219 

LR500 

000027901906 

07/13/94 

P 

587 

538 

PASS 

568 

531 

19 

220 

r^iiAP-i 

LR500 

000027901908 

07/13/94 

P 

583 

534 

PASS 

565 

528 

18 

221 

LR500 

000027901909 

07/05/94 

P 

536 

PASS 

N/A 

222 

LR500 

000027901910 

07/06/94 

P 

584 

||||||[||||^^^^ 

PASS 

N/A 

223 

LR500 

000027901911 

06/22/94 

N/A 

536 

PASS 

N/A 

224 

LR500 

000027901912 

07/13/94 

P 

586 

569 

17 

225 

LR500 

000027901913 

07/13/94 

P 

580 

531 

PASS 

563 

526 

PASS 

17 

226 

mm 

LR500 

000027901914 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

227 

LR500 

000027901917 

07/06/94 

P 

584 

535 

PASS 

N/A 

228 

7015 

ARM2 

LR500 

000027902105 

07/13/94 

P 

584 

535 

18 

229 

mm 

LR500 

000027902106 

07/13/94 

P 

587 

538 

PASS 

230 

beq 

VJdRF’J 

LR500 

000027902108 

07/13/94 

P 

584 

535 

PASS 

567 

530 

231 

Kiraa 

LR500 

000027902109 

07/05/94 

P 

584 

535 

PASS 

N/A 

232 

LR500 

000027902110 

07/06/94 

P 

584 

535 

PASS 

N/A 

233 

1269 

ARM2 

LR500 

000027902111 

06/22/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

234 

7133 

ARM2 

LR500 

000027902112 

07/13/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

235 

7032 

ARM2 

LR500 

00002790211*3 

07/13/94 

P 

561 

524 

PASS 

17 

236 

7109 

lUiUHl 

000027902114 

07/13/94 

P 
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500  ML  LACTATED  RINGERS 


ARMY  2 


Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Gross 

Volume 

Wt 

Grams 

ml 

Volume 


Status 


Wt 


Grams 


Calc. 


Volume  Over- 


Grams 


I  LR500 

L000027902117 

07/06/94 

000027902404 


000027902409 


07/01/94 


07/05/94 


535  PASS 
537  PASS 


PASS 


255 


_ 


■H^ekilOiraTr 


LR500 


LR500 


LR500 


_ ^^31 

iJsUK 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


ARM2 


KM;W:W3:iaa 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


000028104312 


000028104313 


000028104314 


000028104316 

000028104317 


000028104318 


000028104506 


000028104507 


000028104512 


000028104513 


000028104514 


000028104515 


000028104516 


000028105004 


000028105004 


000028105009 


000028105009 


000028105011 


000028105011 


000028105012 

000028105012 


07/06/94 


07/06/94 


07/20/94 


07/05/94 
'  07/08/94 
'  07/08/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/08/94 


06/22/94 


07/01/94 


07/01/94 


07/05/94 


07/05/94 


07/01/94 


07/01/94 


07/06/94 


537  PASS  N/A 


537  PASS  N/A 


536 


000028105013 

07/06/94 

000028105013 

07/06/94 

000028105014 

07/20/94 

000028105014 

000028105015 

07/20/94 

07/01/94 

530 

PASS 

17 

529 

PASS 

17 
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REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  8  TO  11  MONTHS 


500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Bag  Number 


ARM2 


000028105015 


000028105016 


I  LR500  1000028105017 


000028105017 


000028105018 


vsmm 


LR500 

000028123909  07/05/94 

LR500 

000028202204  07/01/94 

LR500 

000028202209  07/05/94 

LR500 

000028202210  07/08/94 

101331  ARM2  I 


10573 


1 2725 1  ARM2  LR500  00002820221 1 


I  LR500  1000028202212 


000028202214 


000028202215 


000028202216 


000028202217 


000028202218 


000028202706 


000028202707 


000028202712 


000028202713 


000028202714 


000028202715 


000028202716 


000028202909 


000028202910 


000028202911 

000028202912 


000028202913 


000028202914 

000028202915 


IBESSr 


10121 


10134 


7213  ARM2 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


07/01/94 


07/05/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/01/94 


07/06/94 


07/20/94 


07/01/94 


07/05/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/19/94 


07/19/94 


07/08/94 


07/08/94  I 


07/08/94 


07/08/94 


06/22/94 


07/05/94 


07/08/94 


07/01/94 

07/06/94 


07/06/94 


07/20/94 

07/01/94 


_ I  Full  Bag  +  Overwrap  |  Full  Bag  only  Calc. 


Over-  Gross  Volume  Volume  Gross  Volume  Volume  Over— 


Wt  Status  Wt  Status 


AL/PL  I  Grams  |  ml  {  I  Grams  |  ml  I  I  Grams  | 


587 

538 

PASS 

N/A 

586 

537 

PASS 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

N/A _J 


P 


N/A 


N/A 


LR500 

000028202917  07/08/94 

LR500 

000028202918  07/08/94 

LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


LR500 


7594  ARM2  LR500 


LR500 

LR500 


LR500 


000028304006 


000028304007 


000028304012 


000028304013 


000028304014 


000028304016 


000028305004 

000028305009 

000028305011 


000028305012 


000028305013 


000028305014 


000028305015 


000028305016 


000028305017 


000028305018 


000028402405 


000028402406 


000028402407 


000028402408 


000028402409 


000028402412 

000028402414 


000028402415 


07/19/94  P  i 


07/19/94 


07/08/94 


07/08/94  N/A 


07/08/94 


N/A  I 


06/22/94  N/A 


07/01/94 


07/05/94  _ 

07/01/94 


07/06/94 


07/06/94 


07/20/94 


07/01/94 


07/05/94 


07/08/94  N/A 


07/08/94 


07/24/94 


08/03/94 


07/24/94 


08/03/94 


07/24/94, 


08/03/94  _ i 

07/30/94  _ i 

08/03/94 


N/A 


579 

530 

PASS 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

586 

537 

PASS 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

584 

535 

PASS 

N/A 

N/A 


N/A 


N/A 


568 


N/A 


N/A 


N/A 

N/A 


565 


568 

N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


I  n/a 


N/A 
566  ’ 


566 


N/A 


N/A 


N/A 


I  N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


N/A 


536  PASS 


535  PASS 


536  PASS 


535  PASS 


533  PASS 

534  PASS 


532  PASS 


531  PASS 


528  PASS 


531  PASS 


584 

535 

PASS 

N/A 

582 

533 

PASS 

565 

00 

CM 

in 

PASS 

585 

536 

PASS 

N/A 

i 

5291  PASS 


529  PASS 


5861 

5371 

PASS 

N/A 

535 

PASS 

N/A 

536 

PASS 

N/A 

583 

534 

PASS 

566 

529 

PASS 
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500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


Full  Ba£ 

only 

Calc. 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

H|| 

8573 

ARM2 

000028402416 

HDHI 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

8534 

ARM2 

000028402417 

A 

584 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

357 

8632 

ARM2 

LR500 

000028402418 

08/03/94 

A 

577 

528 

560 

523 

PASS 

17 

358 

10580 

ARM2 

LR500 

000028402509 

07/05/94 

P 

538 

N/A 

359 

10487 

ARM2 

LR500 

000028402510 

07/08/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

360 

10168 

ARM2 

LR500 

00002840251 1 

07/01/94 

P 

586 

PASS 

N/A 

361 

10096 

ARM2 

LR500 

000028402512 

07/06/94 

P 

362 

12635 

ARM2 

LR500 

000028402513 

07/06/94 

PASS 

N/A 

363 

7342 

mm 

LR500 

000028402514 

07/20/94 

p 

587 

538 

PASS 

570 

PASS 

17 

364 

10156 

ARM2 

LR500 

000028402515 

07/01/94 

p 

584 

535 

PASS 

N/A 

365 

10536 

ARM2 

LR500 

000028402516 

07/05/94 

p 

536 

PASS 

N/A 

366 

10125 

ARM2 

LR500 

000028402517 

07/08/94 

p 

585 

536 

PASS 

N/A 

367 

10137 

ARM2 

LR500 

000028402518 

07/08/94 

p 

583 

534 

PASS 

N/A 

368 

10582 

ARM2 

LR500 

000028403309 

07/05/94 

p 

585 

N/A 

369 

10489 

ARM2 

LR500 

000028403310 

07/08/94 

p 

582 

N/A 

370 

12727 

ARM2 

LR500 

000028403311 

07/01/94 

N/A 

585 

536 

WEBM 

371 

10095 

ARM2 

LR500 

000028403312 

07/06/94 

P 

536 

PASS 

N/A 

372 

mm 

LR500 

000028403313 

07/06/94 

N/A 

PASS 

N/A 

373 

7336 

ARM2 

LR500 

000028403314 

07/20/94 

P 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

374 

10159 

ARM2 

LR500 

000028403315 

07/01/94 

P 

585 

■Ka 

PASS 

N/A 

375 

wsm 

07/05/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

376 

10126 

ARM2 

LR500 

000028403317 

07/08/94 

P 

584 

PASS 

N/A 

377 

10144 

ARM2 

LR500 

000028403318 

07/08/94 

P 

378 

mm 

LR500 

000028503405 

07/24/94 

P 

535 

530 

PASS 

17 

379 

8645 

ARM2 

LR500 

000028503406 

08/03/94 

A 

540 

PASS 

532 

PASS 

20 

380 

7661 

ARM2 

LR500 

000028503407 

07/24/94 

P 

578 

529 

PASS 

524 

PASS 

381 

8606 

ARM2 

LR500 

000028503408 

08/03/94 

A 

586 

537 

PASS 

532 

17 

382 

7597 

ARM2 

LR500 

000028503409 

07/24/94 

P 

583 

534 

PASS 

17 

383 

8581 

ARM2 

LR500 

000028503412 

08/03/94 

A 

584 

535 

PASS 

17 

384 

8289 

ARM2 

LR500 

000028503414 

07/30/94 

A 

587 

538 

PASS 

17 

385 

8617 

mm 

LR500 

000028503415 

08/03/94 

A 

536 

PASS 

17 

386 

8570 

ARM2 

LR500 

000028503416 

08/03/94 

A 

584 

PASS 

530 

17 

387 

8533 

ARM2 

LR500 

000028503417 

08/03/94 

A 

HHEE3 

PASS 

16 

388 

mm 

LR500 

000028503418 

08/03/94 

A 

PASS 

569 

532 

PASS 

389 

10194 

ARM2 

LR500 

000028504004 

07/01/94 

P 

584 

535 

PASS 

N/A 

390 

10579 

ARM2 

LR500 

000028504009 

07/05/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

391 

mm 

LR500 

000028504010 

07/08/94 

P 

392 

12726 

ARM2 

LR500 

000028504011 

07/01/94 

N/A 

581 

532 

PASS 

N/A 

393 

12646 

ARM2 

LR500 

000028504012 

07/06/94 

N/A 

585 

536 

PASS 

N/A 

394 

mm 

LR500 

000028504013 

07/06/94 

P 

586 

537 

PASS 

N/A 

395 

7346 

ARM2 

LR500 

000028504014 

07/20/94 

P 

585 

536 

PASS 

568 

531 

PASS 

17 

396 

10154 

ARM2 

LR500 

000028504015 

07/01/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

397 

10540 

ARM2 

LR500 

000028504016 

07/05/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

398 

12624 

ARM2 

LR500 

000028504017 

07/08/94 

N/A 

584 

535 

PASS 

N/A 

399 

10143 

ARM2 

LR500 

000028504018 

07/08/94 

P 

588 

539 

PASS 

N/A 

400 

10575 

ARM2 

LR500 

000028504209 

07/05/94 

P 

585 

536 

PASS 

N/A 

401 

mm 

LR500 

000028504210 

07/08/94 

P 

583 

534 

402 

10163 

ARM2 

LR500 

000028504211 

07/01/94 

P 

579 

■■SSI 

403 

10092 

ARM2 

LR500 

000028504212 

07/06/94 

P 

585 

404 

10081 

ARM2 

LR500 

000028504213 

07/06/94 

P 

586 

537 

PASS 

N/A 

405 

7340 

ARM2 

LR500 

000028504214 

07/20/94 

P 

■Em 

535 

PASS 

567 

530 

PASS 

17 

406 

10151 

ARM2 

LR500 

000028504215 

07/01/94 

P 

511 

PASS 

N/A 

407 

10537 

ARM2 

LR500 

000028504216 

07/05/94 

P 

539 

PASS 

N/A 

408 

10124 

ARM2 

LR500 

000028504217 

07/08/94 

P 

PASS 

N/A 

409 

10140 

ARM2 

LR500 

000028504218 

1  07/08/94 

P 

PASS 

N/A 

410 

1310 

ARM2 

LR500 

000228000801 

1  06/22/94 

N/A 

561 

512 

PASS 

N/A 

411 

1301 

ARM2 

LR500 

000228001201 

i  06/22/94 

N/A 

559 

510 

PASS 

N/A 

412 

1305 

ARM2 

LR500 

000228100201 

509 

PASS 

N/A 

413 

1307 

ARM2 

LR500 

000228100301 

559 

510 

PASS 

N/A 
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Appendix  2.5.2  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASURMENT  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

500  ML  LACTATED  RINGERS  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  47  g  Bag  Weight:  35  g  Density:  1 .0033  g/ml 


_ _ _ _ _ _ Full  Bag  4-  Overwrap  Full  Bag  only _ Calc. 

NBRL  Site  Product  Bag  Number  Date  Over-  Gross  Volume  Volum^  Gross  Volume  Volume  Over- 

No. _ wrap  Wt _ Status  Wt _ Status  wr 

_ AL/PL  Grams  ml _ Grains  ml  Grams  I 


414  1302  ARM2  LR500  000228100501  06/22/94  N/A 

415  1303  ARM2  LR500  000228100701  06/22/94  N/A 

41 6  ^308  ARM2  LR500  0002281 00801  06/22/94  N7^ 

417 

418 


LR500  ! 

000228100901 

06/22/94 

N/A 

LR500 

000228101101 

06/22/94 

N/A 

LR500 

000228101301 

06/22/94 

N/A 

508  PASS  N/A 

511  PASS  N/A 

510  PASS  N/A 


511  PASS  N/A 


511  PASS  N/A 


MEAN: 

FAILED: 


535 


0 


530 


1 
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1000  ML  NACL 


ARMY  2 


Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Site  Product  Bag  Number 


Full  Bag  +  Overwra 


Date  |Over-|  Gross  |  Volume  |  Volume  I  Gross  I  Volume!  Volume! 


Wt  Status  wra 


AL/PLI  Grams  |  ml  |  I  Grams  ml 


1  9024  ARM2 

2  10392  ARM2 


3  103751  ARM2 


4  10270  ARM2 
11641  ARM2 


I  ARM2 


12  10396  ARM2 


13  10376  ARM2 


14  10264  ARM2 


18  9026 


19  10394 

20  10370 

21  9023 

22  10386 

23  10373 

24  10268 

25  1162 

26  10277 


27  10231 

28  9022 

29  10391 

30  10372 

31  10269  ^ 

32  1163 

33  10278 

34  10224 

35  9025 

36  10389 

37  10366 

38  12610 

39  10393 

40  10377 

41  9030 

42  10395 

43  10374 

44  10260 

45  10281 

46  10230 

47  10398 

48  9029 

49  10385 

50  10368 

51  10262 

52  1158 

53  10272 


ARM2 

NA1000 

000027003118 

07/06/94 

ARM2 

NA1000 

000027003306 

07/08/94 

ARM2 

NA1000 

000027003311 

07/06/94 

NA1000 

NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 


NA1000 


000026902006 

'000026902011 


000026902018 


000027003105 


000027003106 


000027003111 


07/08/94 

07/06/94 


07/06/94 


1055  PASS 
“  P 


1053  PASS 


N/A 

N/A 


N/A 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 

NA1000 


000027003318 


000027100511 


000027100518 


000027202015 


07/08/94 


07/06/94 
07/06/94  I 
07/08/94 
07/06/94 1 
07/06/94 
07/01/94 
06/22/94 
07/01/94 


07/01/94 
07/08/94  ' 
07/06/94  ' 
07/06/94  ' 
07/01/94  ' 
06/22/94  ' 
07/01/94  ‘ 
07/01/94  ‘ 
07/08/94  ' 
07/06/94  ' 
07/06/94  ' 
07/08/94  ' 
07/06/94  ' 
07/06/94  ' 
07/08/94  ‘ 
07/06/94  ' 
07/06/94  ' 
07/01/94  ‘ 
07/01/94  ' 
07/01/94  ' 
07/06/94  ' 
07/08/94  ' 
07/06/94  ’ 
07/06/94  ' 
07/01/94  ' 
06/22/94  ' 
07/01/94  ■ 


000027202206 


000027202211 
'  000027202218 
'000027300706 
'000027300711 
'  000027300718 
'000027301105 
'000027301106 
000027301111 


000027301115 
000027400606 
000027400611 
000027400618 
000027400705 
000027400706 
'  00002740071 1 
'000027400715 
000027500206 
000027500211 
000027500218 
'  000027500706 
'  00002750071 1 
000027500718 
000027601806 
000027601811 
000027601818 
000027702105 
000027702111 
000027702115 
000027702118 
000027702306 
00002770231 1 
000027702318 
'  000027800605 
000027800606 
■  00002780061 1 


000027800615 


07/06/94 


07/06/94 


07/06/94 


000027202005 

P 

1053 

PASS 

000027202011 

P 

1052 

PASS 

ARM2  NA1000  000027800706 


00002780071 1 


ARM2  NA1000  000027800718 


1125 

1056 

PASS 

N/A 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

07/01/94 

07/06/94 

07/08/94 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1  1127 

1058 

PASS 

N/A 

N/A 

!  N/A 

1  1122 

1053 

PASS 

N/A 

1124 

1055 

PASS 

1127 

1058 

PASS 

1073 

1004 

PASS 

N/A 

N/A 

1056  PASS 


1051  PASS 
1049  PASS 


1044  PASS 


1054  PASS 


1052  PASS 


1052  PASS 


1053  PASS 


1029  PASS 


53  _ 
56 


1052  PASS 


1051  PASS 


N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
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1000MLNACL  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Full  Bag  +  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

59 

10265 

ARM2 

N At 000 

000027800905 

07/01/94 

P 

1117 

1048 

PASS 

N/A 

60 

10280 

ARM2 

NA1000 

000027800911 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

61 

10227 

ARM2 

NA1000 

000027800915 

07/01/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

62 

10397 

ARM2 

NA1000 

000027800918 

07/06/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

63 

10263 

ARM2 

NA1000 

000027904605 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

64 

1160 

ARM2 

NA1000 

000027904606 

06/22/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

65 

10275 

ARM2 

NA1000 

000027904611 

07/01/94 

P 

1053 

N/A 

66 

10228 

ARM2 

NA1000 

000027904615 

07/01/94 

P 

■BBOI 

1052 

PASS 

N/A 

67 

10267 

ARM2 

NA1000 

000027904705 

07/01/94 

P 

1115 

1046 

PASS 

N/A 

68 

1161 

ARM2 

NA1000 

000027904706 

06/22/94 

P 

1126 

1057 

PASS 

N/A 

69 

10274 

ARM2 

NA1000 

000027904711 

07/01/94 

P 

PASS 

70 

10229 

ARM2 

NA1000 

000027904715 

07/01/94 

P 

N/A 

71 

1513 

ARM2 

NA1000 

000027905004 

06/24/94 

P 

1122 

1053 

72 

1478 

ARM2 

NA1000 

000027905005 

06/23/94 

P 

73 

1335 

ARM2 

NA1000 

000027905006 

06/22/94 

P 

74 

9282 

ARM2 

NA1000 

000027905007 

07/08/94 

P 

75 

9214 

ARM2 

NA1000 

000027905008 

07/01/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

76 

12741 

ARM2 

NA1000 

00002790501 1 

07/06/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

77 

1676 

ARM2 

NA1000 

000027905012 

06/23/94 

P 

IHIBI 

■cn 

78 

1209 

ARM2 

NA1000 

000027905013 

06/22/94 

P 

KB3B 

79 

10219 

ARM2 

NA1000 

000027905014 

07/01/94 

P 

PASS 

N/A 

80 

1561 

ARM2 

NA1000 

000027905015 

06/24/94 

P 

1113 

1044 

PASS 

N/A 

81 

1365 

ARM2 

NA1000 

000027905016 

06/23/94 

P 

■■ns 

1046 

PASS 

N/A 

82 

10302 

ARM2 

NA1000 

000027905017 

07/08/94 

P 

1051 

MSB3M 

83 

10266 

ARM2 

NA1000 

000027905205 

07/01/94 

P 

1117 

1048 

PASS 

N/A 

84 

1159 

ARM2 

NA1000 

000027905206 

06/22/94 

P 

1096 

85 

10271 

ARM2 

NA1000 

000027905211 

07/01/94 

P 

1126 

PASS 

N/A 

86 

10226 

ARM2 

NA1000 

000027905215 

07/01/94 

P 

1122 

PASS 

N/A 

87 

10403 

ARM2 

NA1000 

000027905218 

07/06/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

88 

9137 

ARM2 

NA1000 

000028001704 

07/06/94 

P 

1122 

N/A 

89 

10497 

ARM2 

NA1000 

000028001706 

07/08/94 

P 

1054 

PASS 

N/A 

90 

10380 

ARM2 

NA1000 

000028001707 

07/06/94 

P 

1053 

PASS 

N/A 

91 

10475 

ARM2 

NA1000 

000028001708 

07/08/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

92 

10643 

ARM2 

NA1000 

000028001709 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

93 

9215 

ARM2 

NA1000 

000028001710 

07/08/94 

P 

94 

10614 

ARM2 

NA1000 

000028001713 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

9252 

ARM2 

NA1000 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

96 

10619 

ARM2 

NA1000 

000028001715 

07/06/94 

P 

1122 

97 

12713 

ARM2 

NA1000 

000028001716 

07/08/94 

'  P 

98 

9353 

ARM2 

NA1000 

000028001717 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

99 

1509 

ARM2 

NA1000 

000028100504 

06/23/94 

P 

1121 

Hm 

100 

1479 

ARM2 

NA1000 

000028100505 

06/23/94 

P 

1114 

■SOB 

101 

1331 

ARM2 

NA1000 

000028100506 

06/22/94 

P 

1125 

1056 

PASS 

Bsm 

102 

9286 

ARM2 

NA1000 

000028100507 

07/08/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

103 

9209 

ARM2 

NA1000 

000028100508 

07/01/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

104 

9367 

ARM2 

NA1000 

000028100511 

07/06/94 

P 

1120 

105 

1686 

ARM2 

NA1000 

000028100512 

06/23/94 

P 

1053 

PASS 

N/A 

106 

!  1202 

ARM2 

NA1000 

000028100513 

06/22/94 

*  P 

1122 

1053 

PASS 

107 

10215 

ARM2 

NA1000 

000028100514 

07/01/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

108 

1567 

ARM2 

NA1000 

000028100515 

06/24/94 

P 

1118 

1049 

BQH 

109 

1367 

ARM2 

NA1000 

000028100516 

06/23/94 

P 

1047 

PASS 

Bum 

110 

10300 

ARM2 

NA1000 

000028100517 

07/08/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

111 

1  1508 

ARM2 

NA1000 

000028100604 

06/23/94 

P 

1054 

PASS 

112 

1483 

ARM2 

NA1000 

000028100605 

P 

1053 

PASS 

N/A 

i 

113 

1  1330 

ARM2 

NA1000 

000028100606 

06/22/94 

P 

1126 

1057 

PASS 

N/A 

114 

9287 

ARM2 

NA1000 

000028100607 

07/08/94 

P 

1054 

PASS 

N/A 

115 

10298 

ARM2 

NA1000 

000028100608 

07/01/94 

P 

1054 

116 

9365 

ARM2 

NA1000 

000028100611 

07/06/94 

P 

■■OQ 

1048 

250 


Appendix  2.5.3  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

1000MLNACL  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

lOver- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

No. 

_ 

Wt 

Status 

Wt 

EZSSi 

wmmm 

Grams 

ml 

■m 

■■■■ 

■■ 

117 

1682 

ARM2 

NA1000 

000028100612 

06/23/94 

P 

1119 

1050 

PASS 

N/A 

118 

1206 

ARM2 

NA1000 

000028100613 

06/22/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

119 

10211 

ARM2 

NA1000 

000028100614 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

120 

1569 

ARM2 

N  At  000 

000028100615 

06/24/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

121 

1366 

ARM2 

NA1000 

000028100616 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

122 

10308 

ARM2 

NAtOOO 

000028100617 

07/08/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

123 

12629 

ARM2 

NA1000 

000028100704 

07/06/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

124 

10501 

ARM2 

NA1000 

000028100706 

07/08/94 

P 

1117 

1048 

PASS 

N/A 

125 

10378 

ARM2 

NAIOOO 

000028100707 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

126 

10478 

ARM2 

NA1000 

000028100708 

07/08/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

127 

10639 

ARM2 

NAIOOO 

000028100709 

07/06/94 

P 

N/A 

128 

9216 

ARM2 

NAIOOO 

000028100710 

07/08/94 

P 

129 

10613 

ARM2 

NAIOOO 

000028100713 

07/06/94 

P 

1055 

PASS 

N/A 

130 

9251 

ARM2 

NAIOOO 

000028100714 

07/08/94 

P 

1123 

1054 

131 

12715 

ARM2 

NAIOOO 

000028100716 

07/08/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

132 

12729 

ARM2 

NAIOOO 

000028100717 

07/06/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

133 

10615 

ARM2 

NAIOOO 

000028100718 

07/06/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

134 

1516 

ARM2 

NAIOOO 

000028100904 

06/24/94 

P 

N/A 

135 

1482 

ARM2 

NAIOOO 

000028100905 

06/23/94 

P 

■■OB 

N/A 

136 

1334 

ARM2 

NAIOOO 

000028100906 

06/22/94 

P 

137 

9285 

ARM2 

NAIOOO 

000028100907 

07/08/94 

P 

N/A 

138 

9208 

ARM2 

NAIOOO 

000028100908 

07/01/94 

P 

BKS3 

PASS 

N/A 

139 

9368 

ARM2 

NAIOOO 

000028100911 

07/06/94 

P 

■BBl 

N/A 

140 

1684 

ARM2 

NAIOOO 

000028100912 

06/23/94 

P 

1051 

PASS 

N/A 

141 

1207 

ARM2 

NAIOOO 

000028100913 

06/22/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

142 

10221 

ARM2 

NAIOOO 

000028100914 

07/01/94 

P 

1123 

N/A 

143 

1558 

ARM2 

NAIOOO 

000028100915 

06/24/94 

P 

1121 

N/A 

144 

1362 

ARM2 

NAIOOO 

000028100916 

06/23/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

145 

10305 

ARM2 

NAIOOO 

000028100917 

07/08/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

146 

9136 

ARM2 

NAIOOO 

000028101104 

07/06/94 

P 

1122 

147 

10496 

ARM2 

NAIOOO 

000028101106 

07/08/94 

P 

■SZB 

148 

10379 

ARM2 

NAIOOO 

000028101107 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

■cm 

149 

10481 

ARM2 

NAIOOO 

000028101108 

07/08/94 

!  P 

1120 

N/A 

150 

10644 

ARM2 

NAIOOO 

000028101109 

07/06/94 

!  P 

1124 

PASS 

■CIQH 

151 

12682 

ARM2 

NAIOOO 

000028101110 

07/08/94 

P 

1121 

PASS 

■cm 

152 

10608 

ARiVI2 

NAIOOO 

000028101113 

07/06/94 

P 

N/A 

153 

9248 

ARM2 

NA1000 

000028101114 

07/08/94 

P 

1049 

PASS 

N/A 

154 

12714 

ARM2 

NAIOOO 

000028101116 

07/08/94 

P 

MilLSM 

155 

9352 

ARM2 

NAIOOO 

000028101117 

07/06/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

■cm 

156 

10617 

ARM2 

NAIOOO 

000028101118 

07/06/94 

P 

1124 

N/A 

157 

1517 

ARM2 

NAIOOO 

000028200404 

06/24/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

158 

1472 

ARM2 

NAIOOO 

000028200405 

06/23/94 

P 

1117 

1048 

PASS 

■cm 

159 

1326 

ARM2 

NAIOOO 

000028200406 

06/22/94 

P 

1125 

N/A 

160 

9284 

ARM2 

NAIOOO 

000028200407 

07/08/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

161 

9212 

ARM2 

NA1000 

000028200408 

07/01/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

162 

9366 

ARM2 

NAIOOO 

00002820041 1 

07/06/94 

P 

1125 

163 

1691 

ARM2 

NAIOOO 

000028200412 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

■Esm 

164 

1208 

ARM2 

NAIOOO 

000028200413 

06/22/94 

H9i 

1053 

PASS 

N/A 

165 

10214 

ARM2 

NAIOOO 

000028200414 

07/01/94 

■£■1 

N/A 

166 

1560 

ARM2 

NAIOOO 

000028200415 

06/24/94 

p 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

167 

1363 

ARM2 

NAIOOO 

000028200416 

06/23/94 

msm 

168 

10307 

ARM2 

NAIOOO 

000028200417 

07/08/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

169 

12628 

ARM2 

NAIOOO 

000028200504 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

NAIOOO 

000028200506 

07/08/94 

P 

1124 

10382 

ARM2 

NAIOOO 

P 

1116 

1047 

PASS 

N/A 

10479 

ARM2 

NAIOOO 

000028200508 

07/08/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

173 

10641 

ARM2 

NAIOOO 

000028200509 

07/06/94 

HiHI 

1057 

PASS 

N/A 

174 

12686 

ARM2 

NA1000 

000028200510 

07/08/94 

1054 

PASS 

N/A 

251 


Appendix  2.5.3  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

1000MLNACL  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight;  65  g  Bag  Weight;  46  g  Density;  1 .0036  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag  only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

175 

10611 

ARM2 

NA1000 

000028200513 

07/06/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

176 

9247 

ARM2 

NA1000 

000028200514 

07/08/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

177 

12712 

ARM2 

NA1000 

000028200516 

07/08/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

178 

9356 

ARM2 

NA1000 

000028200517 

07/06/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

179 

10616 

ARM2 

NA1000 

000028200518 

07/06/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

180 

1519 

ARM2 

NA1000 

000028200704 

06/24/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

181 

1332 

ARM2 

NA1000 

000028200706 

06/22/94 

P 

1125 

1056 

PASS 

N/A 

182 

9283 

ARM2 

NA1000 

000028200707 

07/08/94 

P 

1116 

1047 

PASS 

N/A 

183 

9210 

ARM2 

NA1000 

000028200708 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

184 

9362 

ARM2 

NA1000 

000028200711 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

185 

1681 

ARM2 

NA1000 

000028200712 

06/23/94 

P 

1117 

1048 

PASS 

N/A 

186 

1203 

ARM2 

NA1000 

000028200713 

06/22/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

187 

10217 

ARM2 

NA1000 

000028200714 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

188 

1562 

ARM2 

NA1000 

000028200715 

06/24/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

189 

1360 

ARM2 

NA1000 

000028200716 

06/23/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

190 

10310 

ARM2 

NA1000 

000028200717 

07/08/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

191 

1518 

ARM2 

NA1000 

000028200804 

06/24/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

192 

1473 

ARM2 

NA1000 

000028200805 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

193 

1324 

ARIVI2 

NA1000 

000028200806 

06/22/94 

P 

1125 

1056 

PASS 

N/A 

194 

12722 

ARM2 

NA1000 

000028200807 

07/08/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

195 

9213 

ARM2 

NA1000 

000028200808 

07/01/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

196 

9363 

ARM2 

NA1000 

000028200811 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

197 

1685 

ARM2 

NA1000 

000028200812 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

198 

10212 

ARM2 

NA1000 

000028200814 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

199 

1566 

ARM2 

NA1000 

000028200815 

06/24/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

200 

1364 

ARM2 

NA1000 

000028200816 

06/23/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

201 

10299 

ARM2 

NA1000 

000028200817 

07/08/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

202 

1200 

ARM2 

NA1000 

000028200913 

06/22/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

. - .  - . 

203 

1512 

ARM2 

NA1000 

000028302704 

06/24/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

204 

1477 

ARM2 

NA1000 

000028302705 

06/23/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

205 

1329 

ARM2 

NA1000 

000028302706 

06/22/94 

P 

1125 

1056 

PASS 

N/A 

206 

9288 

ARM2 

NA1000 

000028302707 

07/08/94 

P 

1119 

1050 

PASS 

N/A 

207 

10297 

ARM2 

NA1000 

000028302708 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

208 

12742 

ARM2 

NA1000 

000028302711 

07/06/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

209 

1675 

ARM2 

NA1000 

000028302712 

06/23/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

210 

1205 

ARM2 

NA1000 

000028302713 

06/22/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

211 

10216 

ARM2 

NA1000 

000028302714 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

212 

1563 

ARM2 

NA1000 

000028302715 

06/24/94 

P 

1103 

1034 

PASS 

N/A 

213 

1371 

ARM2 

NA1000 

000028302716 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

214 

10304 

ARM2 

NA1000 

000028302717 

07/08/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

215 

1510 

ARM2 

NA1000 

000028303004 

06/24/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

216 

1475 

ARM2 

NA1000 

000028303005 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

217 

1333 

ARM2 

NA1000 

000028303006 

06/22/94 

P 

1126 

1057 

PASS 

N/A 

218 

9281 

ARM2 

NA1000 

000028303007 

07/08/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

219 

10296 

ARIVI2 

NA1000 

000028303008 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

220 

9361 

ARM2 

NA1000 

000028303011 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

221 

1689 

ARM2 

NA1000 

000028303012 

06/23/94 

P 

1107 

1038 

PASS 

N/A 

222 

1210 

ARM2 

NA1000 

000028303013 

06/22/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

223 

10218 

ARM2 

NA1000 

000028303014 

07/01/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

224 

15651 

ARM2 

NA1000 

000028303015 

06/24/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

225 

1368! 

ARM2 

NA1000 

000028303016 

06/23/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

226 

10309 

ARM2 

NA1000 

000028303017 

07/08/94 

P  1 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

227 

1514 

ARM2 

NA1000 

000028400204  I 

06/24/94 

P  i 

1115 

1046 

PASS 

N/A 

228 

1476 

ARM2 

NA1000 

000028400205 

06/23/94 

P 

1113 

1044 

PASS 

N/A 

229 

1327 

ARM2 

NA1000 

000028400206 

06/22/94 

P 

1115 

1046 

PASS 

N/A 

230 

12743 

ARM2 

NA1000 

00002840021 1 

07/06/94 

P 

1102 

1033 

PASS 

N/A 

231 

1683 

ARM2 

NA1000 

000028400212 

06/23/94 

P 

1101 

1032 

PASS 

N/A 

232 

1201 

ARM2 

NA1000 

000028400213 

06/22/94 

P 

1118 

1049 

PASS 

N/A 

252 


Appendix  2.5.3  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

1000MLNACL  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AI_/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

233 

10220 

ARM2 

NA1000 

000028400214 

07/01/94 

P 

1111 

1042 

PASS 

N/A 

234 

1564 

ARM2 

NA1000 

000028400215 

06/24/94 

P 

1118 

235 

1370 

ARM2 

NA1000 

000028400216 

06/23/94 

P 

236 

10306 

ARM2 

NA1000 

000028400217 

P 

N/A 

237 

9135 

ARM2 

NA1000 

000028504604 

07/06/94 

P 

N/A 

238 

10498 

ARM2 

NA1000 

000028504606 

07/08/94 

P 

1123 

N/A 

239 

10384 

ARM2 

NA1000 

000028504607 

07/06/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

240 

(O 

o 

ARM2 

NA1000 

000028504608 

07/08/94 

P 

N/A 

241 

ARM2 

NA1000 

000028504609 

07/06/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

242 

12685 

ARM2 

NA1000 

000028504610 

07/08/94 

P 

■BEEi 

1054 

PASS 

N/A 

243 

10610 

ARM2 

NA1000 

000028504613 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

BBISH 

244 

9250 

ARM2 

NA1000 

000028504614 

07/08/94 

P 

1116 

1047 

PASS 

N/A 

245 

9280 

ARM2 

NA1000 

000028504616 

07/08/94 

P 

1128 

1059 

PASS 

N/A 

246 

9351 

ARM2 

NA1000 

000028504617 

07/06/94 

P 

247 

10618 

ARM2 

NA1000 

000028504618 

07/06/94 

P 

PASS 

N/A 

248 

9134 

ARM2 

NA1000 

000028504804 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

249 

1511 

ARM2 

NA1000 

000028504804 

06/24/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

250 

1481 

ARM2 

NA1000 

000028504805 

06/23/94 

P 

N/A 

251 

1325 

ARM2 

NA1000 

000028504806 

06/22/94 

P 

1059 

PASS 

N/A 

252 

10502 

ARM2 

NA1000 

000028504806 

07/08/94 

P 

1053 

PASS 

N/A 

253 

10383 

ARM2 

NA1000 

000028504807 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

254 

10477 

ARM2 

NA1Q00 

000028504808 

07/08/94 

P 

1115 

1046 

PASS 

255 

9211 

ARM2 

NA1000 

000028504808 

07/01/94 

P 

1125 

1056 

PASS 

N/A 

256 

10645 

ARM2 

NA1000 

000028504809 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

257 

12684 

ARM2 

NA1000 

000028504810 

07/08/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

258 

9364 

ARM2 

NA1000 

000028504811 

07/06/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

259 

1690 

ARM2 

NA1000 

000028504812 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

260 

10612 

ARM2 

NA1000 

000028504813 

07/06/94 

i  P 

1125 

1056 

PASS 

N/A 

261 

1211 

ARM2 

NA1000 

000028504813 

06/22/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

262 

10213 

ARM2 

NA1000 

000028504814 

07/01/94 

P 

1056 

PASS 

263 

9249 

ARM2 

NA1000 

000028504814 

07/08/94 

P 

1054 

PASS 

264 

1568 

ARM2 

NA1000 

000028504815 

06/24/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

BB^H 

265 

9279 

ARM2 

NA1000 

000028504816 

07/08/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

BBEB 

266 

1361 

ARM2 

NA1000 

000028504816 

06/23/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

267 

9355 

ARM2 

NA1000 

000028504817 

07/06/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

268 

10301 

■  ARM2 

NA1000 

000028504817 

07/08/94 

P 

N/A 

269 

10620 

ARM2 

NA1000 

000028504818 

07/06/94 

P 

1053 

PASS 

N/A 

270 

9138 

ARM2 

NA1000 

000028504904 

07/06/94 

P 

bbei^ 

1053 

PASS 

N/A 

271 

10500 

ARM2 

NA1000 

000028504906 

07/08/94 

P 

IBQ[E3 

1064 

PASS 

N/A 

272 

10381 

ARM2 

NA1000 

000028504907 

07/06/94 

P 

bdes 

1051 

PASS 

N/A 

273 

10480 

ARM2 

NA1000 

000028504908 

07/08/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

274 

10642 

ARM2 

NA1000 

000028504909 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

275 

12683 

ARM2 

NA1000 

000028504910 

07/08/94 

P 

1088 

N/A 

276 

10609 

ARM2 

NA1000 

000028504913 

07/06/94 

P 

■B^ 

1054 

PASS 

N/A 

277 

9246 

ARM2 

NA1000 

000028504914 

07/08/94 

P 

1055 

PASS 

bb&b 

278 

12711 

ARM2 

NA1000 

000028504916 

07/08/94 

P 

N/A 

279 

9354 

ARM2 

NA1000 

000028504917 

07/06/94 

P 

1115 

1046 

PASS 

BBQB 

280 

10261 

ARM2 

NA1000 

000028505005 

07/01/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

BB^H 

281 

10273 

ARM2 

NA1000 

000028505011 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

N/A 

282 

10225 

ARM2 

NA1000 

000028505015 

07/01/94 

P 

1120 

1051 

PASS 

N/A 

283 

ARM2 

NA1000 

000028505018 

07/06/94 

P 

N/A 

284 

ARM2 

NA1000 

000028601104 

06/24/94 

P 

N/A 

285 

1480 

ARM2 

NA1000 

000028601105 

06/23/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

N/A 

286 

1328 

ARM2 

NA1000 

000028601106 

06/22/94 

P 

1126 

1057 

PASS 

N/A 

287 

ARM2 

NA1000 

000028601107 

07/08/94 

P 

1051 

PASS 

N/A 

288 

ARM2 

NA1000 

000028601108 

07/01/94 

P 

1125 

1056 

PASS 

N/A 

289 

12744 

ARM2 

NA1000 

000028601111 

mrnmm 

P 

1119 

1050 

PASS 

N/A 

290 

1692 

ARM2 

NA1000 

000028601112 

P 

1111 

1042 

PASS 

N/A 

253 


Appendix  2.5.3  REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  8  TO  1 1  MONTHS 

1000MLNACL  ARMY  2 

Bag  and  Overwrap  Weight:  65  g  Bag  Weight:  46  g  Density:  1 .0036  g/ml 


Full  Bag 

+  Overwrap 

Full  Bag 

only 

Calc. 

NBRL 

Site 

Product 

Bag  Number 

Date 

Over- 

Gross 

Volume 

Volume 

Gross 

Volume 

Volume 

Over- 

No. 

wrap 

Wt 

Status 

Wt 

Status 

wrap 

AL/PL 

Grams 

ml 

Grams 

ml 

Grams 

291 

1204 

ARM2 

NA1000 

000028601113 

06/22/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

292 

10222 

ARM2 

NA1000 

000028601114 

07/01/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

293 

1559 

ARM2 

NA1000 

000028601115 

06/24/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

294 

1369 

ARM2 

NA1000 

000028601116 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

295 

10303 

ARM2 

NA1000 

000028601117 

07/08/94 

P 

1117 

1048 

PASS 

N/A 

296 

9027 

ARM2 

NA1000 

000127003506 

07/08/94 

P 

1127 

1058 

PASS 

N/A 

297 

10387 

ARM2 

NA1000 

000127003511 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

298 

10367 

ARM2 

NA1000 

000127003518 

07/06/94 

P 

1121 

1052 

PASS 

N/A 

299 

10259 

ARM2 

NA1000 

000127800605 

07/01/94 

P 

1123 

1054 

PASS 

i  N/A 

300 

10276 

ARM2 

NA1000 

000127800611 

07/01/94 

P 

1124 

1055 

PASS 

i  N/A 

301 

10232 

ARM2 

NA1000 

000127800615 

07/01/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

302 

10400 

ARM2 

NA1000 

000127800618 

07/06/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

303 

1677 

ARM2 

NA1000 

000616101406 

06/23/94 

P 

1096 

1027 

PASS 

N/A 

304 

1474 

ARM2 

NA1000 

000-28200-5 

06/23/94 

P 

1122 

1053 

PASS 

N/A 

305 

1680 

ARM2 

NA1000 

444415102006 

06/23/94 

P 

1088 

1019 

PASS 

N/A 

306 

1678 

ARM2 

NA1000 

444415102306 

06/23/94 

P 

1088 

1019 

PASS 

N/A 

307 

1679 

i  ARM2 

NA1000 

444415402906 

06/23/94 

P 

1087 

1018 

PASS 

N/A 

MEAN: 

FAILED: 


1052 


0 


254 


Appendix  2.5.4 


REFLUPS  FINAL  VOLUME  MEASUREMENT  AT  8  TO  11  MONTHS 


3000  ML  ROW  SOLUTION 


ARMY  2 


Bag  and  Overwrap  Weight:  1 05  g  Bag  Weight:  74  g  Density:  1 .0045  g/ml 


NBRL  Site  Product  Bag  Number 
No. 


1  I  125261  ARI\^ 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


2 


ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

i^ui 


ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 

RCW 

ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


ARM2 


32  1445  ARM2 


1216  ARM2 


34  1449  ARM2 


ARM2 


36  1379  ARM2 


ARM2 


38  1448  ARM2 


ARM2 


40  1375  ARM2 


44  1377  ARM2 


45  1213  ARM2 


46  1214  ARM2 


1000027100905 


000027101004 


000027101005 


000027101104 


000027101105 


000027200204 


000027200204 

000027200205 


000027200205 


000027300104 


000027300105 


000027300305 


000027402104 


000027402105 


000027502405 


000027602405 


000027602604 

000027602605 


000027701404 


000027701405 


000027701604 


000027701605 


000027800104 


000027800104 


000027800105 

000027800105 


000027902704 


000027902705 


000027902805 


000027902905 

000028003504 


000028003505 


000028003704 


000028003705 


000028100205 


000028100206 


000028205004 


000028205005 


000028303505 


000028303506 


000028303605 


000028303606 


000028404905 


000028404906 


000028405004 


000028405004 


000028405005 


000028405005 


000028405105 


000028405106 


000028501605 


000028501606 


_ _ Full  Bag  +  Overwrap _ Full  Bag  only _ Calc. 

Date  Over-  Gross  Volume  Volume  ~Gross  Volume  Volume  Over- 

_ wrap  Wt _ Status  Wt _ Status  wrap 

_ AiyPL  Grams  ml _ Grams  ml  Grams 


07/08/941 


07/08/94 


07/08/94 


07/20/94 


07/25/94 


07/06/94 


07/08/94 
07/08/94  ■ 


07/08/94 


07/06/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/25/94 


07/25/94 


07/08/94 


07/08/94 


07/08/94 
07/08/94  ■ 


07/06/94 


07/08/94 


07/25/94 


07/25/941 


07/25/94 


07/25/94 


07/25/94 
07/25/94  ■ 


07/25/94 


07/25/94 


07/08/94 


07/08/94 
06/22/94  ' 


06/23/94 


06/22/94 


06/23/94 


07/06/94 


06/23/94 


06/22/94 


06/23/94 


07/06/94 


06/23/94 


07/06/94 


06/23/94 


07/06/94 


06/23/94 


06/22/94 


06/22/94 


06/23/94 


06/23/94 


07/06/94 


06/23/94 


07/06/94 


06/23/94 


3087]  PASS 


SS 


3213 

3094 

PASS  N/A 

3211 

3092 

PASS  N/A 

3082!  PASS 


SS 


3203 

3084 

PASS  3172 

3207 

3088 

PASS  3175 

3088 

PASS 

32 

3084 

PASS 

31 

PASS 

N/A  1 

PASS 

N/A 

PASS 

N/A 

